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ENGLISH
Medical Device

DESCRIPTION

The device is a prosthetic foot with foam heel that provides stability and
cushioning at heel strike. Together with the full-length carbon keel the
Balance Foot | provides excellent stability and support.

The device consists of the following components (Fig. 1):

A. Foot Blade

B. Foam Heel

C. Male Pyramid

This device must be used with a Foot Cover and a Spectra Sock.

INTENDED USE

The device is intended as a part of a prosthetic system that replaces the
foot and ankle function of a missing lower limb.

Suitability of the device for the prosthesis and the patient must be
evaluated by a healthcare professional.

The device must be fitted and adjusted by a healthcare professional.

Indications For Use and Target Patient Population
« Lower limb amputation and/or congenital deficiency
+ No known contraindications

The device is for low impact use, e.g., gentle walking.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

The healthcare professional should inform the patient about everything in
this document that is required for safe use of this device.

Warning: If there is a change or loss in device functionality, or if the
device shows signs of damage or wear hindering its normal functions, the
patient should stop using the device and contact a healthcare
professional.

The device is for single patient use.

DEVICE SELECTION

Verify that selected variant of the device is suitable for the impact level
and weight limit according to the following table.

Warning: Do not exceed weight limit. Risk of device failure.

Incorrect category selection may also result in poor device function.

Weightkg |  45-61 62-80 81-97 98-114 115-136
Weight Ibs | 99-135 136-176 | 177-214 | 215-251 252-300
Size 22 1 2 N/A N/A N/A
Size 23 1 2 3 4 N/A
Size 24 1 2 3 4 N/A
Size 25 1 2 3 4 5
Size 26 1 2 3 4 5
Size 27 1 2 3 4 5
Size 28 N/A 2 3 4 5
Size 29 N/A N/A 3 4 5
Size 30 N/A N/A N/A 4 5




ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Foot Cover and Spectra Sock (Fig. 2)
Caution: To avoid pinching fingers, always use a shoehorn.
1. Put the foot into the Spectra Sock.
2. Remove the foot cover attachment.
3. Use the applicable (straight) end of a shoehorn to put the foot with
the Spectra Sock into the Foot Cover.
4. Move the shoehorn up to fully push the foot into the Foot Cover.
. Put the foot cover attachment back onto the Foot Cover.
6. After alignment is complete, fix the Spectra Sock to the prosthesis to
seal against dust and dirt.

v

Note: The Spectra Sock must be pulled up to prevent it from interfering
with moving parts of the foot.

If required doff the Foot Cover as follows:

1. Remove the foot cover attachment.

2. Insert the applicable (edged) end of a shoehorn behind the foot.
3. Push the shoehorn down and pull the foot out of the Foot Cover.
4. Fully remove the Spectra Sock.

Prosthesis

Assemble prosthesis with applicable devices.

Warning: Risk of structural failure. Components from other manufacturers
have not been tested and may cause excessive load on the device.
Warning: Ensure proper attachment by following the applicable device
assembly instructions.

Remove the protective film on the pyramid after fitting.

ALIGNMENT INSTRUCTIONS
Bench Alignment (Fig. 3)
Alignment Goal
Alignment reference line (B) should:
— pass through midpoint of socket at either the patellar tendon level
or at the ischial tuberosity level (D).
— fall at the 1/3 mark on the inside of the foot cover.

Note: Prioritize knee alignment over foot alignment if there is
a mismatch.

Alignment Instructions

1. Position the foot so that the alignment reference line (B) falls at the
1/3 mark on the inside of the foot cover (with the foot cover and shoe
on). Consider the external rotation of the foot.

2. Use the applicable adapters to connect either the socket or the knee to
the foot and establish the correct knee center height.

3. If using a prosthetic knee: Position knee according to knee alignment
instructions

4. On the lateral side of the socket, make a first mark (alignment reference
point) at the midpoint of the socket at either patellar tendon level or the
ischial tuberosity level (D). Make a second mark at the midpoint of the
socket distally (E). Draw a line through both marks.

5. Position the socket so the alignment reference line (B) goes through
the alignment reference point (D).



6. Set the correct socket angles for flexion/extension and abduction/
adduction.

7. If using a prosthetic knee: Use the applicable adapters to connect the
socket to the prosthesis.

Static Alignment
— Make sure the patient stands with equal weight on both legs.
— Check for correct prosthesis length.
— Check internal / external rotation.
— Check for correct load on toe and heel.

Dynamic Alignment
Ensure the patient is familiar with the functioning of the device.
The heel to toe action can be influenced by:

— Heel Stiffness

— Anterior-Posterior positioning of device

— Dorsi-Plantarflexion

— Shoe Characteristics

Consider the following actions if needed:

Symptoms
— Device comes to flat position too early (patient feels he/she is
sinking into a hole)
— Climbing over the toe requires extra energy
— Toe feels too stiff
— Knee hyperextends
Action
— Check Wedge instructions (if applicable)
— Shift socket anterior (or device posterior)
— Consider dorsiflexion
— Check heel of the shoe and shoe performance

Symptoms
— Rapid heel to toe movement
— Poor control over prosthesis at initial contact
— Minimal energy return feeling
— Too little push off from the toe
— Knee becomes unstable
Action
— Check Wedge instructions (if applicable)
— Shift socket posterior (or device anterior)
— Consider plantarflexion
— Check heel of the shoe and shoe performance

USAGE
Cleaning and care
Clean with a damp cloth and a mild soap. Dry with a cloth after cleaning.

Environmental Conditions

The device is Weatherproof.

A Weatherproof device can be used in a wet or humid environment and
can tolerate being splashed by fresh water (e.g., rain), no submersion is
allowed.

No contact with salt water or chlorinated water is allowed.

Dry with a cloth after contact with fresh water or humidity.



Clean with fresh water in case of accidental exposure to other liquids,
chemicals, sand, dust, or dirt and dry with a cloth.

MAINTENANCE

The device and the overall prosthesis should be examined by a healthcare
professional. Interval should be determined based on patient activity.

Noise from Foot

Noise may occur if sand or debris is present in device. In that case, the
healthcare professional should doff the foot, clean it with the help of
compressed air and replace the Spectra sock if it is damaged.

REPORT OF SERIOUS INCIDENT

Any serious incident in relation to the device must be reported to the
manufacturer and relevant authorities.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with
respective local or national environmental regulations.

LIABILITY
Ossur does not assume liability for the following:
« Device not maintained as instructed by the instructions for use.
« Device assembled with components from other manufacturers.
« Device used outside of recommended use condition, application, or
environment.

Compliance

This device has been tested according to 1ISO 10328 standard to two
million load cycles.

Depending on patient activity this may correspond to 2-3 years of use.

1SO 10328 - Label

Category Weight (Kg) Low Impact Label Text
0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg

*Actual test loads reflect maximum body mass

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N

¥ Body mass limit not to be exceeded!

For specific conditions and limitations of use
A see manufacturer’s written instructions on
intended use!




CESTINA

Zdravotnicky prostiedek

POPIS

Tento prosttedek je protetické chodidlo s pénovou patou, kterd poskytuje
stabilitu a tlumenf pfi nd3lapu na patu. Spolu s uhlikovym kylem v plné
délce tak chodidlo Balance Foot ) poskytuje vynikajici stabilitu a oporu.
Prostiedek se sklddd z nédsledujicich souddsti (obr. 1):

A. List chodidla

B. Pénovd pata

C. Konvexni pyramida

Tento prostfedek musi byt pouzivan s krytem chodidla a ndvlekem Spectra.

URCENE POUZITI

Tento prosttedek slouZi jako souédst protetického systému, ktery
nahrazuje funkci chodidla a kotniku chybgjici dolni kon&etiny.

Vhodnost tohoto prostiedku pro danou protézu a daného pacienta musi
posoudit zdravotnicky pracovnik.

Nasazeni a sefizeni tohoto prostfedku musi provést zdravotnicky odbornik.

Indikace k poufZiti a cilovd populace pacientii
« Ztrita, amputace nebo zkrat dolIni konéetiny
« Nejsou zndmy z4dné kontraindikace
Prosttedek je uréen pro slabé razy, napt. pro opatrnou chuzi.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNI POKYNY

Zdravotnicky pracovnik musi pacienta informovat o viem, co je v tomto
dokumentu vyZadovéno pro bezpe¢né pouzivani tohoto prostredku.
Varovani: Pokud dojde ke zméné ¢i ztraté funkénosti prostfedku nebo
pokud prostfedek vykazuje zndmky poskozenf & opotiebent, které branf
jeho normdlni funkci, musf jej pacient prestat pouzivat a kontaktovat lékare.
Prostiedek je uréen pro jednoho konkrétniho pacienta.

VYBER PROSTREDKU

Ovétte, zda je vybrand varianta prostfedku vhodnd pro urovefi razu

a hmotnostnf limit podle ndsledujici tabulky.

Varoviani: Neptekracujte hmotnostni limit. Hrozilo by selhdnf{ prostfedku.
Vybér nespravné kategorie muize vést i ke $patné funkénosti prostiedku.

Hmotnost v kg 45-61 62-830 81-97 98-114 115-136

Hmotnost v librach 99-135 136-176 177-214 215-251 252-300
Velikost 22 1 2 - - -
Velikost 23 1 2 3 4 -
Velikost 24 1 2 3 4 -
Velikost 25 1 2 3 4 5
Velikost 26 1 2 3 4 5
Velikost 27 1 2 3 4 5
Velikost 28 - 2 3 4 5
Velikost 29 - - 3 4 5
Velikost 30 - - - 4 5




NAVOD NA SESTAVENI

Kryt chodidla a ndvlek Spectra Sock (obr. 2)

Upozornéni: Vzdy pouzivejte |Zici, aby nedoslo ke sk¥ipnuti prstu.

1. Vlozte chodidlo do ndvleku Spectra.

2. Sejméte ndstavec krytu chodidla.

3. Pomoci pfisluiného (rovného) konce |Zice nasufite chodidlo v ndvleku
Spectra do krytu chodidla.

4. Pohybem lzice vzhiiru chodidlo zasurite do krytu chodidla.

. Nasadte ndstavec krytu chodidla zpét na kryt chodidla.

6. Po zarovnanf pfipevnéte ndvlek Spectra k protéze, aby byla utésnéna
proti prachu a necistotdm.

v

Poznamka: Ndvlek Spectra vytdhnéte vzharu, aby neptekdzel pohyblivym
¢astem chodidla.

V piipadé potieby je mozné kryt chodidla ndsledujicim postupem sejmout:
1. Sejméte ndstavec krytu chodidla.

2. Vlozte pfislusny konec 3picky (s vystupkem) za chodidlo.

3. Zasufte Izici doli a vytdhnéte chodidlo z krytu.

4. Sejméte navlek Spectra.

Protéza

Protézu sestavujte pomoci pfislusnych prostiedka.

Varovani: Riziko selhdni konstrukce. Komponenty jinych vyrobct nebyly
testovdny a mohou zpusobit pretizeni prosttedku.

Varoviani: Dodrzujte p¥islusné pokyny k montézi prostfedku, aby bylo
spojeni provedeno spravné.

Po nasazenf odstratite ochrannou félii na pyramidé.

POKYNY K ZAROVNAVANI
Zdkladni sefizeni (obr. 3)
Cil sefizovani
Referenénf linie pro zarovndvani (B) by méla:
— prochdzet stfedem liizka v trovni pateldrni $lachy nebo v trovni
sedaciho hrbolu (D),
— dopadat na znac¢ku 1/3 na vnitini strané krytu chodidla.

Pozndmka: V p¥ipadé neshody uptednostnéte zarovndni s kolenem pred
zarovnanim s chodidlem.

Pokyny pro zarovnavani

1. Umistéte chodidlo tak, aby referenénf linie pro zarovnanfi (B) dopadala
na znacku 1/3 na vnit¥ni strané krytu chodidla (s nasazenym krytem
chodidla a obuvi). ZvaZte vnéjsi rotaci chodidla.

2. Pomocf piisludnych adaptérii pfipojte lizko nebo koleno k chodidlu
a stanovte spravnou vysku stfedu kolenniho kloubu.

3. P¥i poutiti protetického kolena: Umistéte koleno podle pokynu pro
zarovndni kolene

4. Na laterdlni strané luzka vytvorte prvni znacku (referenéni bod pro
zarovndni) ve stfedu ltzka — bud' v trovni pateldrni $lachy, nebo
v trovni sedaciho hrbolu (D). Druhou znacku vytvofte distdlné ve
stfedu luzka (E). Spojte obé znacky ¢arou.

5. Umistéte ltzko tak, aby referenéni linie pro zarovndni (B) prochdzela
referenénim bodem pro zarovnanf (D).



6. Nastavte odpovidajici dhel luzka pro flexi/extenzi a abdukci/addukci.
7. Pii pouZiti protetického kolene: K pfipojenf [izka k protéze pouZijte
pfislusné adaptéry.

Statické sefizeni
— Ujistéte se, Ze pacient ve stoje pfendsi vdhu rovnomérné na obé
nohy.
— Zkontrolujte, zda md protéza spravnou délku.
— Zkontrolujte vnitini i vn&j3i rotaci.
— Zkontrolujte, zda je Spicka i pata spravné zatéZovédna.

Dynamické sefizeni
Ujistéte se, Ze je pacient obezndmen s funkci prostiedku.
Odval chodidla mize byt ovlivnén:

— tuhosti paty,

— anterioposteriorni polohou prostfedku,

— dorsélni/plantarni flexi chodidla,

— vlastnosti obuvi.

V piipadé potieby zvazte nasledujici kroky:

Symptomy

— Prostiedek se pfili§ brzy dostdvd do plného kontaktu (pacient md
pocit propadnuti se).

— Je potieba zvy3end energie pro odval pfes pfedni ¢ast chodidla.
— Uzivatel pocituje pfili§ tuhou predni ¢ést chodidla.

— Extenze kolene md pfilis velky rozsah.

Reseni
— Zkontrolujte pokyny ke klinu (pokud byl pouZzit).
— Posurtite luzko anteriorné (nebo prostfedek posteriorné).
— Zvazte dorzdlni flexi.
— Zkontrolujte patu obuvi a vlastnosti obuvi.

Symptomy
— Odbval z paty na 3picku je p¥ili§ rychly.
— Pfi nd3lapu na patu se protéza $patné ovldda.
— Uzivatel pocituje minimdlni ndvrat energie.
— Odraz ze $picky je pFilis maly.
— Koleno se stava nestabilnim.
Reseni
— Zkontrolujte pokyny ke klinu (pokud byl pouZzit).
— Posurite luzko dozadu (nebo prostiedek doptedu).
— Zvazte plantarnf flexi.
— Zkontrolujte patu obuvi a vlastnosti obuvi.

POUZIVANI

Cisténi a vdriba

Cist&te vlhkou ltkovou utérkou a jemnym mydlem. Po odi$téni osuste
utérkou.

Podminky prostredi

Prostiedek je odolny proti klimatickym vlivam.

Prosttedek odolny proti klimatickym vlivim muze byt pouzivan ve vihkém
prostfedi a sndsi kropeni sladkou vodou (napt. destém), nesmf vSak byt
nofen do kapalin.

Styk se slanou nebo chlorovanou vodou je nepfipustny.



Po kontaktu se sladkou vodou nebo vlhkosti osuste utérkou.
V pfipadé ndhodného vystaveni jinym kapalindm, chemikdliim, pisku,
prachu nebo nedistotdm prosttedek ocistéte ¢istou vodou a osuste utérkou.

UDRZBA
Prostiedek i protézu jako celek by mél prohlédnout zdravotnicky
pracovnik. Interval tdrzby se stanovuje podle aktivity pacienta.

Hluénost chodidla

Pfitomnost pisku nebo necistot v prostiedku se muzZe projevit hluénosti.
V takovém piipadé by mél zdravotnicky pracovnik chodidlo sejmout

a vy¢istit pomoci stla¢eného vzduchu a sou¢asné vyménit ndvlek Spectra,
pokud se poskodil.

HLASENI ZAVAZNYCH NEZADOUCICH PRIHOD
Veskeré zdvazné nezddouci piithody, ke kterym dojde v souvislosti s timto
prostfedkem, ohlaste vyrobci a pfislusnym orgdnam.

LIKVIDACE
Prostiedek a balent je tfeba likvidovat v souladu s p¥islusnymi mistnimi ¢
celostdtnimi predpisy o ochrané Zivotniho prostiedi.

ODPOVEDNOST
Spole¢nost Ossur neprebird odpovédnost za:
« prosttedek, ktery nebyl udrzovédn v souladu s ndvodem k pouZitf;
- prosttedek, ktery byl sestaven se sou¢dstmi od jinych vyrobcu;
« prosttedek, ktery byl pouzivén jinak nez za doporuc¢enych podminek,
pro jiné aplikace ¢i v jiném prostredi.

Shoda s normami

Tento prosttedek byl testovdn podle normy ISO 10328 pfi dvou milionech
zatéZovacich cykli.

Podle aktivity pacienta to mize odpovidat 2-3 rokim pouzivéni.

ISO 10328 — dtitek
Kategorie :;:I?;r:.’::ztw(:;glézﬁ Text na Stitku
0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg
*Skute¢nd zkudebnf zatizeni odpovidaji maximalni télesné hmotnosti

1SO 10328 - “P" - “m”kg ) /N

*) Limit télesné hmotnosti nesmi byt pfekrocen!

Konkrétni podminky a omezeni pouZiti naleznete v
A pisemnych pokynech vyrobce k zamyslenému
pouZziti!




SLOVENCINA

Zdravotnicka pombcka

OPIS

Tato pomdcka predstavuje protetické chodidlo s penovou pitou, ktord
poskytuje stabilitu a timenie pri ndslape na patu. Spolu s kylom s tplnou
dlzkou z uhlikovych vlakien poskytuje chodidlo Balance Foot | vynikajticu
stabilitu a oporu.

Tato pomdcka pozostdva z nasledujdcich komponentov (obr. 1):

A. List chodidla

B. Penovd pata

C. Konvexnd pyramida

Tato pomdcka sa musi pouzivat s krytom chodidla a ndviekom Spectra.

UCEL POUZITIA

Tato pomdcka slazi ako suast protetického systému, ktory nahrddza
funkciu chodidla a €lenku chybajlicej dolnej koncatiny.

Vhodnost tejto pomécky pre danu protézu a daného pacienta musf
vyhodnotit lekar.

Nasadenie a nastavenie tejto pomdcky musi vykonat lekar.

Indikdcie pouZitia a cielovd populdcia pacientov

- Strata, amputdcia alebo vada dolnej konéatiny

« Nie st zndme Ziadne kontraindikdcie
Tato pomdcka je urcend na pouzivanie pri nizkom rdzovom zatazent,
napr. na opatrni chédzu.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Lekdr musi informovat pacienta o celom obsahu tohto dokumentu, ktory
je nevyhnutny na bezpeéné pouzivanie tejto pomdcky.

Varovanie: Ak dojde k zmene alebo strate funk&nosti pomécky alebo ak
pomdcka vykazuje znamky poskodenia ¢&i opotrebovania, ktoré brania jej
normélnemu fungovaniu, pacient ju musf prestat pouzivat a musi
kontaktovat lekdra.

Tato pomocka je uréend na pouZitie iba u jedného pacienta.

VYBER POMOCKY

Overte, ¢i je zvoleny variant pomdcky vhodny pre troveh rdzového
zatazenia a hmotnostny limit podla nasledujdicej tabulky.

Varovanie: Neprekracujte hmotnostny limit. Riziko zlyhania pomécky.
Vyber nesprévnej kategdrie moéze viest aj k zlej funk&nosti pomécky.

Hmotnost v kg 45-61 62-80 81-97 98-114 115-136

Hmotnost v Ib 99-135 136-176 | 177-214 215-251 252-300

Velkost 22 2

Velkost 23

Velkost 24

Velkost 25

Velkost 26

1
1
1
1
1
1

Velkost 27

NININININN

Velkost 28

W W W w| w|lw | w

Velkost 29

B S I - N I I I

[CRRC.RRC RV RN RNV

Velkost 30




POKYNY NA ZOSTAVENIE

Kryt chodidla a ndvlek Spectra (obr. 2)

Upozornenie: Vzdy pouzivajte obuvdk, aby nedoslo k pricviknutiu prstov.

1. Vlozte chodidlo do ndvleku Spectra.

2. Odstrarite nadstavec krytu chodidla.

3. Pomocou prislusného (rovného) konca obuvdka nasutite chodidlo
v ndvleku Spectra do krytu chodidla.

4. Pohybom obuvéka nahor chodidlo tiplne zatla¢te do krytu chodidla.

. Nasadte nadstavec krytu chodidla naspét na kryt chodidla.

6. Po zarovnanf pripevnite ndvlek Spectra k protéze, aby bola utesnend
proti prachu a necistotdm.

v

Poznamka: Navlek Spectra vytiahnite nahor, aby neprekdzal pohyblivym
¢astiam chodidla.

V pripade potreby je mozné kryt chodidla sfat nasledujdcim postupom:
1. Odstrarite nadstavec krytu chodidla.

2. Vlozte prislusny koniec obuvdka (s vystupkom) za chodidlo.

3. Zatlacte obuvék nadol a vytiahnite chodidlo z krytu chodidla.

4. Uplne odstratite navlek Spectra.

Protéza

Protézu zostavujte pomocou prislusnych pomécok.

Varovanie: Riziko zlyhania konstrukcie. Komponenty od inych vyrobcov
neboli testované a mdzu spdsobit pretazenie pomécky.

Varovanie: DodrZujte prislusné pokyny na zostavenie pomécky, aby bolo
spojenie vykonané spravne.

Po nasadeni odstréite z pyramidy ochrannd féliu.

POKYNY NA ZAROVNANIE
Zdkladné zarovnanie (obr. 3)
Ciel' zarovnania
Referenénd linia zarovnania (B) by mala:
— prechddzat stredovym bodom 16Zka na trovni pateldrnej Slachy
alebo na drovni sedacieho hrbola (D),
— spadat na znacku 1/3 na vnutornej strane krytu chodidla.

Pozndmka: V pripade nezhody uprednostnite zarovnanie s kolenom pred
zarovnanim s chodidlom.

Pokyny na zarovnanie

1. Umiestnite chodidlo tak, aby referen¢nd linia zarovnania (B) spadala
na zna¢ku 1/3 na vnutornej strane krytu chodidla (s nasadenym
krytom chodidla a obuvou). ZvaZzte vonkajsiu rotaciu chodidla.

2. Pomocou prisludnych adaptérov pripojte 16zko alebo koleno
k chodidlu a stanovte spravnu vysku stredu kolena.

3. Pri pouZiti protetického kolena: umiestnite koleno podla pokynov na
zarovnanie kolena.

4. Na laterdlnej strane 16zka vytvorte prvi znacku (referenény bod
zarovnania) v stredovom bode 16Zka na trovni pateldrnej slachy alebo
na trovni sedacieho hrbola (D). Druhti znacku vytvorte distédlne
v stredovom bode [6Zka (E). Spojte obe znacky &iarou.

5. Umiestnite 16zko tak, aby referen¢nd linia zarovnania (B) prechddzala
referenénym bodom zarovnania (D).

6. Nastavte sprdvne uhly |6zka pre flexiu/extenziu a abdukciu/addukciu.



7. Pri pouZziti protetického kolena: na pripojenie 16zka k protéze pouzite
prisludné adaptéry.

Statické zarovnanie
— Zabezpecte, aby pacient v stoji prendsal vdhu rovnomerne na obe
nohy.
Skontrolujte, ¢&i ma protéza spravnu dlzku.
Skontrolujte vnitorni a vonkajsiu rotdciu.
Skontrolujte sprdvne zataZovanie $picky a pity.

Dynamické zarovnanie
Uistite sa, Ze pacient je obozndmeny s fungovanim pomacky.
Na odvalovanie chodidla od pity ku $pi¢ke mézu vplyvat nasledujtice
aspekty:
— tuhost pity,
— anteriérno-posteriérna poloha pomécky,
— dorzélno-plantdrna flexia,
— vlastnosti obuvi.

V pripade potreby zvazte nasledujtice kroky:

Priznaky
— Pomécka sa prili§ skoro dostdva do rovnej polohy (pacient ma
pocit, Ze sa prepadd).
— Je potrebnd zvySend energia na odvalovanie cez $picku.
— Spi¢ka je na pocit prili§ tuhd.
— Dochddza k hyperextenzii kolena.
RieSenie
— Skontrolujte pokyny na pouZivanie klinu (ak je to relevantné).
— Posurite 16zko anteriérne (alebo pomdocku posteriérne).
— Zvézte dorzdlnu flexiu.
— Skontrolujte pitu obuvi a funkénost obuvi.

Priznaky

— Prechod z pity na $picku je prilis rychly.

— Pri naslapovani sa protéza zle ovldda.

— Minimdlny pocit ndvratu energie.

— Odraz od 3picky je prilis slaby.

— Koleno sa stdva nestabilnym.
RieSenie

— Skontrolujte pokyny na pouZivanie klinu (ak je to relevantné).
Posutite 16Zko posteriérne (alebo pomécku anteriérne).
Zvézte plantdrnu flexiu.
Skontrolujte patu obuvi a funkénost obuvi.

POUZIVANIE
Cistenie a oSetrovanie
Cistite vlhkou handri¢kou a jemnym mydlom. Po oéisteni osuste handri¢kou.

Environmentdlne podmienky

Tato pomocka je odolnd voci poveternostnym vplyvom.

Pomécku odolnt voli poveternostnym vplyvom je mozné pouzivat
v mokrom prostredi a je schopnd zniest o$plachnutie sladkou vodou
(napr. dazdom), nesmie viak byt ponorend.

Styk so slanou alebo chlérovanou vodou je nepripustny.

Po kontakte so sladkou vodou alebo vlhkostou osuste handri¢kou.



V pripade ndhodného vystavenia inym tekutindm, chemikéliam, piesku,
prachu a $pine pomécku odistite sladkou vodou a osuste handri¢kou.

UDRZBA
Pomocku aj protézu ako celok by mal skontrolovat lekdr. Interval sa
stanovuje podla aktivity pacienta.

Hlucnost chodidla

Pritomnost piesku alebo necistét v pomdcke sa méze prejavit
hlu¢nostou. V takom pripade by mal lekdr chodidlo snat, vycistit ho
pomocou stlateného vzduchu a vymenit ndvlek Spectra, ak je poskodeny.

HLASENIE ZAVAZNYCH NEZIADUCICH UCINKOV
V3etky zdvazné udalosti, ku ktorym ddjde v suvislosti s touto pomdckou,
je nutné hldsit vyrobcovi a prislusnym orgdnom.

LIKVIDACIA
Pomécku a obal je nutné zlikvidovat v sulade s prislusnymi miestnymi
alebo ndrodnymi predpismi o ochrane Zivotného prostredia.

ZODPOVEDNOST
Spolo&nost Ossur nepreberd zodpovednost za nasledujtce pripady:
« Pombcka sa neudrziava podla pokynov v ndvode na pouZzitie.
« Pomobcka je zostavend z komponentov od inych vyrobcov.
« Pomdcka sa pouziva mimo odporicanych podmienok pouzivania,
aplikdcie alebo okolitého prostredia.

Stilad s normami

Tato pomdcka bola testovana podla normy 1ISO 10328 pri dvoch miliénoch
z4tazovych cyklov.

V zdvislosti od aktivity pacienta to méze zodpovedat 2 az 3 rokom
pouzivania.

1SO 10328 — Stitok
Kategéria ::,:I?:';Zs; S:)g;)t, Text Stitku
0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg
*Skutocné skisobné zataZenie odrdza maximélnu hmotnost
telaody mass

ISO 10328 - “P” - “m"kg*) /N

*) Neprekracujte limit telesnej hmotnosti!

néjdete v pisomnych pokynoch vyrobcu

: Konkrétne podmienky a obmedzenia pouzitia
k zamyslanému pouzitiu!




ROMANA
Dispozitiv medical

DESCRIERE

Dispozitivul este un picior protetic cu cilcai din spum3, care oferd
stabilitate si amortizare la contactul cilcdiului cu solul. Tmpreuni cu talpa
de carbon de lungime normald, Balance Foot ) oferd un nivel excelent de
stabilitate si suport.

Dispozitivul este format din urmdtoarele componente (Fig. 1):

A. Lama piciorului

B. Cilcéi de spumi

C. Piramida-tatd

Acest dispozitiv trebuie utilizat impreund cu o husd pentru picior si

o sosetd Spectra.

UTILIZARE PRECONIZATA

Dispozitivul este conceput ca parte a unui sistem protetic care inlocuieste
functia labei piciorului si gleznei unui membru inferior lipsa.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru protezd si pentru pacient
trebuie evaluat de citre un profesionist din domeniul medical.
Dispozitivul trebuie montat si reglat de citre personalul medical.

Indicatii de utilizare si grup de pacienti tintd

- Pierderea, amputarea sau deficiente ale membrelor inferioare

« Nu existd contraindicatii cunoscute
Dispozitivul este destinat utilizdrii cu impact redus — de exemplu, pentru
mers lent.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTI\

Personalul medical trebuie s3 indice pacientului toate informatiile din
acest document care sunt necesare pentru utilizarea in sigurantd

a dispozitivului.

Avertisment: in caz de modificare functionald sau pierderi functionale sau
dacd dispozitivul prezintd semne de deteriorare sau uzurd care fi
afecteazi functiile normale, pacientul trebuie sd opreasci utilizarea
dispozitivului si sd contacteze personalul medical.

Acest dispozitiv este destinat utilizarii de cdtre un singur pacient.

SELECTIA DISPOZITIVULUI

Verificati dac3 varianta selectatd a dispozitivului este potrivitd pentru
nivelul de impact si limita de greutate conform tabelului de mai jos.
Avertisment: nu depdsiti limita de greutate. Risc de defectiune

a dispozitivului.

Selectarea incorectd a categoriei poate duce, de asemenea, la
functionarea deficitard a dispozitivului.



Greutate kg 45-61 62-30 8197 98-114 115-136
Greutate Ibs 99-135 136-176 177-214 215-251 252-300
Madrimea 22 1 2 N/A N/A N/A
Mdrimea 23 1 2 3 4 N/A
Mdrimea 24 1 2 3 4 N/A
Madrimea 25 1 2 3 4 5
Médrimea 26 1 2 3 4 5
Mdrimea 27 1 2 3 4 5
Mdrimea 28 N/A 2 3 4 5
Madrimea 29 N/A N/A 3 4 5
Mérimea 30 N/A N/A N/A 4 5

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE

Husa pentru laba piciorului si soseta Spectra (Fig. 2)

Atentie: pentru a evita prinderea degetelor, folositi intotdeauna un inciltitor.

1. Introduceti piciorul in soseta Spectra.

2. Scoateti atasamentul husei pentru picior.

3. Utilizati capdtul corespunzitor (drept) al unui inciltitor pentru
a introduce piciorul cu soseta Spectra in husa pentru picior.

4. Ridicati incdltdtorul pentru a impinge complet piciorul in husa pentru
picior.

5. Puneti atasamentul husei pentru picior inapoi pe husa pentru picior.

6. Dupi finalizarea alinierii, fixati soseta Spectra pe protezd pentru a o
etansa la praf si murdirie.

Noti: soseta Spectra trebuie s fie ridicatd pentru a preveni interferenta
dintre aceasta si portiunile mobile ale labei piciorului.

Daci este necesar, scoateti husa pentru picior dupd cum urmeazi:

1. Scoateti atasamentul husei pentru picior.

2. Introduceti capitul corespunzitor (profilat) al unui inciltitor in
spatele piciorului.

3. Impingeti inciltitorul in jos si scoateti piciorul din husa pentru picior.

4. Scoateti complet soseta Spectra.

Protezd

Asamblati proteza cu dispozitivele corespunzitoare.

Avertisment: risc de defectiune structurald. Componentele de la alti
producitori nu au fost testate si pot cauza incircarea excesivd

a dispozitivului.

Avertisment: asigurati atasarea corectd urmand instructiunile aplicabile
de asamblare a dispozitivului.

Indepirtati pelicula de protectie de pe piramidd dupd montare.

INSTRUCTIUNI DE ALINIERE
Alinierea pe banc (Fig. 3)
Obiectiv de aliniere
Linia de referintd pentru aliniere (B) trebuie:
— sd treacd prin punctul central al mufei, fie la nivelul tendonului
rotulian, fie la nivelul tuberozittii ischiatice (D).
— sd ajungd la marcajul de 1/3 din interiorul husei pentru picior.



Nota: prioritizati alinierea genunchiului fatd de alinierea piciorului dacd
existd o nepotrivire.

Instructiuni de aliniere

1. Pozitionati piciorul astfel incat linia de referint3 pentru aliniere (B) si
cadd la marcajul de 1/3 de pe interiorul capacului piciorului (cu
capacul piciorului si pantoful instalate). Luati in considerare rotatia
externd a piciorului.

2. Utilizati adaptoarele corespunzidtoare pentru a conecta mufa sau
genunchiul la laba piciorului si a stabili indltimea corectd a centrului
genunchiului.

3. Daci utilizati un genunchi protetic: pozitionati genunchiul conform
instructiunilor de aliniere a genunchiului

4. Tn partea laterald a mufei, faceti un prim marcaj (punctul de referint3
pentru aliniere) in centrul mufei, fie la nivelul tendonului rotulian, fie
la nivelul tuberozititii ischiatice (D). Faceti un al doilea marcaj in
centrul distal al mufei (E). Trasati o linie prin ambele marcaje.

5. Pozitionati mufa astfel incat linia de referintd pentru aliniere (B) sd
treacd prin punctul de referintd pentru aliniere (D).

6. Reglati mufa la unghiurile corecte pentru flexie/extensie si abductie/
aductie.

7. Dacd utilizati un genunchi protetic: utilizati adaptoarele
corespunzitoare pentru a conecta mufa la protezi.

Aliniere staticd
— Asigurati-vd c3 pacientul isi distribuie uniform greutatea pe ambele
picioare.
Verificati dacd lungimea protezei este corect.
Verificati rotatia internd/externi.
— Verificati dacd incdrcarea de pe varf si cilcii este corectd.

Alinierea dinamicd
Asigurati-vd cd pacientul este familiarizat cu functionarea dispozitivului.
Actiunea de la cilcii la varf poate fi influentat3 de:

- Rigiditatea calcaiului

— Pozitionarea antero-posterioard a dispozitivului

— Flexia dorsi-plantard

— Caracteristicile pantofului

Luati in considerare urmitoarele actiuni, dacd este necesar:

Simptome
— Dispozitivul ajunge in pozitie platd prea devreme (pacientul simte
cd se scufundd intr-o gaurd)
Trecerea peste varf necesitd energie suplimentard
Varful este prea rigid
— Genunchiul se extinde excesiv
Actiune
— Verificati instructiunile pentru pand (dacd este cazul)
— Deplasati mufa in sens anterior (sau dispozitivul in sens posterior)
— Luati in considerare dorsiflexia
— Verificati tocul pantofului si performanta acestuia

Simptome
— Miscare rapid3 de la c3lcéi citre varf
— Control slab asupra protezei la contactul initial



— Senzatie minima de revenire a energiei
— Impingere prea slabi la varf
— Genunchiul devine instabil
Actiune
— Verificati instructiunile pentru pani (daci este cazul)
— Deplasati mufa in sens posterior (sau dispozitivul in sens anterior)
— Luati In considerare flexia plantard
— Verificati tocul pantofului si performanta acestuia

UTILIZARE

Curdtarea si ingrijirea

Curdtati cu o lavetd umed3 si un sdpun neagresiv. Uscati cu o lavetd dupi
curdtare.

Conditii de mediu

Dispozitivul este rezistent la intemperii.

Un dispozitiv rezistent la intemperii poate fi utilizat intr-un mediu umed
si poate rezista la stropirea cu apd dulce (de exemplu, de ploaie), insd nu
permite scufundarea.

Nu este permis niciun contact cu apa sdratd sau clorurata.

Uscati cu o cirpd dupd contactul cu apd dulce sau umiditate.

Curdtati cu apd dulce Tn caz de expunere accidentald la alte lichide,
substante chimice, nisip, praf sau murddrie si uscati cu o cirpi.

TNTRETINERE

Dispozitivul si proteza generald trebuie examinate de cidtre un
profesionist din domeniul medical. Intervalul trebuie determinat pe baza
activitdtii pacientului.

Zgomot la picior

Se pot auzi zgomote daci existi nisip sau resturi in dispozitiv. In acest
caz, personalul medical trebuie sd scoatd piciorul, sa il curete cu aer
comprimat si sd nlocuiascd soseta Spectra dacd este deterioratd.

RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE
Orice incident grav legat de dispozitiv trebuie raportat producitorului si
autorititilor competente.

ELIMINARE

Dispozitivul si ambalajul trebuie eliminate Tn conformitate cu
reglementdrile de mediu locale sau nationale in vigoare.

RASPUNDERE
Ossur nu fsi asum3 rispunderea pentru urmitoarele:
- Dispozitivele care nu sunt intretinute in conformitate cu indicatiile din
instructiunile de utilizare.
« Daci dispozitivul este asamblat cu componente de la alti producitori.
- Daci dispozitivul este utilizat in afara conditiilor, aplicatiei sau
mediului de utilizare recomandate.

Conformitatea

Acest dispozitiv a fost testat conform standardului 1ISO 10328 la doud
milioane de cicluri de incdrcare.

Tn functie de activitatea pacientului, aceasta poate asigura 2-3 ani de
utilizare.



1SO 10328 - Eticheta

Greutate (Kg)

Categorie e Text etichetd
0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg

*Sarcinile reale de testare reflectd masa corporald maxima

1SO 10328 - “P" - “m”kg ) /N

*) Limita de masa corporald nu trebuie depasita!

Pentru conditii specifice si limitari de utilizare,
A consultati instructiunile scrise ale producatorului
cu privire la utilizarea preconizata!
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HRVATSKI
Medicinski proizvod

OPIS

Proizvod je protetsko stopalo s petom od pjene koja osigurava stabilnost
i amortizaciju pri udaru pete. Zajedno sa karbonskom kobilicom pune
duljine, Balance Foot | pruza izvrsnu stabilnost i potporu.

Proizvod se sastoji od sljede¢ih komponenata (slika 1):

A. svinuta proteza za stopalo

B. peta od pjene

C. muska piramida

Taj se proizvod mora upotrebljavati s navlakom za stopalo i ¢arapom
Spectra.

NAMJENA

Proizvod je namijenjen da bude dio protetskog sustava koji zamjenjuje
funkciju stopala i gleznja donjeg uda koji nedostaje.

Prikladnost proizvoda za protezu i pacijenta mora procijeniti zdravstveni
djelatnik.

Proizvod mora postaviti i podesiti zdravstveni djelatnik.

Indikacije za uporabu i ciljana populacija pacijenata

. Gubitak, amputacija ili nedostatak donjeg uda

« Bez poznatih kontraindikacija
Proizvod je namijenjen za upotrebu s malim utjecajem, npr. za lagano
hodanije.

OPCE UPUTE ZA SIGURNOST

Zdravstveni djelatnik trebao bi obavijestiti pacijenta o svemu u ovom
dokumentu $to je potrebno za sigurnu upotrebu ovog proizvoda.
Upozorenje: u slucaju promjene ili gubitka funkcionalnosti proizvoda ili
ako proizvod pokazuje znakove ostecenja ili habanja koji ometaju njegove
normalne funkcije, pacijent se treba prestati koristiti proizvodom i obratiti
se zdravstvenom djelatniku.

Proizvod je namijenjen jednom pacijentu.

ODABIR UREDAJA

Provjerite je li odabrana varijanta proizvoda prikladna za razinu utjecaja
i ogranicenje teZine prema sljedecoj tablici.

Upozorenie: ne prekoralujte ogranicenje teZine. Opasnost od kvara
proizvoda.

| neispravan odabir kategorije moZe rezultirati losim funkcioniranjem
proizvoda.

Masa u kg 4561 62-80 8197 98-114 115-136
Masaulbs | 99-135 136176 | 177214 | 215-251 252-300
Veli¢ina 22 1 2 N/P N/P N/P
Veli¢ina 23 1 2 3 4 N/P
Veli¢ina 24 1 2 3 4 N/P
Veli¢ina 25 1 2 3 4 5
Veli¢ina 26 1 2 3 4 5
Veli¢ina 27 1 2 3 4 5
Veli¢ina 28 N/P 2 3 4 5
Veli¢ina 29 N/P N/P 3 4 5
Veli¢ina 30 N/P N/P N/P 4 5
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UPUTE ZA SASTAVLJANJE
Navlaka za stopalo i carapa Spectra (Slika 2)
Oprez: da biste izbjegli prikljestenje prstiju, uvijek se koristite Zlicom za
cipele.
1. Postavite stopalo u ¢arapu Spectra.
2. Uklonite spojnicu navlake stopala.
3. Upotrijebite odgovarajuci (ravni) dio Zlice za cipelu kako biste stavili
stopalo s ¢arapom Spectra u navlaku za stopalo.
4. Povucite Zlicu za cipelu prema gore kako biste potpuno gurnuli
stopalo u navlaku.
5. Vratite spojnicu navlake stopala natrag na navlaku za stopalo.
6. Nakon zavr3etka poravnanja, udvrstite ¢arapu Spectra na protezu kako
biste sprijecili ulaz prasine i prljavstine.

Napomena: ¢arapa Spectra mora se povuci prema gore da ne bi ometala
pokretne dijelove stopala.

Ako je potrebno, svucite navlaku za stopalo na sljededi nacin:
1. Uklonite spojnicu navlake stopala.
2. Umetnite odgovarajuci (obrubljeni) dio Zlice za cipelu iza stopala.
3. Gurnite Zlicu za cipelu prema dolje i izvucite stopalo iz navlake za
stopalo.
4. Do kraja skinite ¢arapu Spectra.

Proteza

Sastavite protezu s odgovarajucim proizvodima.

Upozorenje: rizik od kvara u konstrukciji. Komponente drugih proizvodaca
nisu testirane i mogu uzrokovati prekomjerno opterecenje proizvoda.
Upozorenje: osigurajte pravilno pri¢vricivanje slijedeci odgovarajuce
upute za sastavljanje proizvoda.

Skinite zastitnu foliju s piramide nakon postavljanja.

UPUTE ZA PORAVNANJE
Poravnavanje postolja (slika 3)
Cilj poravnanja
Referentna linija poravnanja (B) trebala bi:
— prodi kroz sredisnju tocku leZiSta na razini patelarne tetive ili na
razini ishijalne izbo¢ine (D).
— pasti na oznaku 1/3 s unutarnje strane navlake stopala.

Napomena: dajte prednost poravnanju koljena u odnosu na poravnanje
stopala ako postoji nepodudarnost.

Upute za poravnanje

1. Postavite stopalo tako da referentna linija poravnanja (B) padne
na oznaku 1/3 s unutarnje strane navlake stopala (s postavljenom
navlakom stopala i cipelom). U obzir uzmite vanjsku rotaciju stopala.

2. Upotrijebite odgovarajuce adaptere za spajanje lezista ili koljena sa
stopalom i uspostavite ispravnu visinu sredista koljena.

3. Ako upotrebljavate protetsko koljeno: postavite koljeno prema
uputama za poravnavanje koljena.

4. Na bo¢noj strani leZista oznacite prvu oznaku (referentna to¢ka
poravnanja) na sredi$njoj tocki leziSta na razini patelarne tetive ili na
razini ishijalne izbocine (D). Oznacite drugu oznaku na sredini leZista
distalno (E). Provucite crtu kroz obje oznake.

5. Postavite leZiSte tako da referentna linija poravnanja (B) prolazi kroz
referentnu to¢ku poravnanja (D).

22



6. Postavite pravilne kutove leZiSta za savijanje/proSirenje i privlatenje/
odvladenje.

7. Ako upotrebljavate protetsko koljeno: upotrijebite odgovarajuce
adaptere za spajanje leZista s protezom.

Staticko poravnanje
— Pazite da pacijent stoji s jednakom teZinom na obje noge.
— Provijerite je li duljina proteze ispravna.
— Provjerite unutarnju/vanjsku rotaciju.
— Provjerite je li opterecenje na prstu i peti ispravno.

Dinamicko poravnanje
Provjerite je li pacijent upoznat s funkcioniranjem proizvoda.
Na kretnju od pete do prstiju moze utjecati:

— krutost pete

— predniji ili straznji poloZaj proizvoda

— dorzalno-plantarna fleksija

— karakteristike cipela

Po potrebi razmotrite sljedece radnje:

Simptomi
— Proizvod prerano dolazi u ravan poloZaj (pacijent osje¢a da tone
u rupuy).
— Zaizdizanje preko noZnog prsta potrebna je dodatna energija.
— Prst je previse ukocen.
— Koljeno se prekomjerno pruza.
Postupak
— Provjerite upute za klin (ako je primjenjivo).
— Pomaknite prednji dio leZista (ili straznji dio proizvoda).
— U obzir uzmite dorzalnu fleksiju.
— Provjerite petu cipele i u¢inak cipele.

Simptomi
— Pokret od pete do prsta je brz.
— Kontrola nad protezom pri pocetnom kontaktu je lo3a.
— Osjeca se minimalan povrat energije.
— Ima premalo odgurivanja s prsta.
Koljeno postaje nestabilno.
Postupak
Provjerite upute za klin (ako je primjenjivo).
Pomaknite straznji dio leZista (ili prednji dio stopala).
— U obzir uzmite plantarnu fleksiju.
Provjerite petu cipele i u¢inak cipele.

UPOTREBA
Ciscenje i njega
Okistite vlaznom krpom i blagim sapunom. Nakon &i$cenja osusite krpom.

Uyjeti u okruzenju

Proizvod je otporan na vremenske uvjete.

Proizvod otporan na vremenske uvjete moze se upotrebljavati u mokrom
ili vlaznom okruzenju i moze podnijeti prskanje slatkom vodom (npr.
kiSom), no nije dopusteno uranjanje.

Nije dopusten kontakt sa slanom ni kloriranom vodom.

Osusite krpom nakon kontakta sa slatkom vodom ili vlagom.
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Ocistite obi¢nom vodom u slucaju slucajnog izlaganja drugim
tekucinama, kemikalijama, pijesku, prasini ili ne¢isto¢i i osusite krpom.

ODRZAVANJE
Proizvod i cjelokupnu protezu trebao bi pregledati zdravstveni djelatnik.
Interval treba odrediti na temelju aktivnosti pacijenta.

Buka iz stopala

Ako se u proizvodu nalaze pijesak ili smece, moze se pojaviti buka. U tom
bi slu¢aju zdravstveni djelatnik trebao svuci stopalo, odistiti ga
komprimiranim zrakom i zamijeniti ¢arapu Spectra ako je ostecena.

PRIJAVA OZBILJNOG INCIDENTA
Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom mora se prijaviti proizvodadu
i nadleznim tijelima.

ZBRINJAVAN|E
Proizvod i pakiranje moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajucim
lokalnim ili nacionalnim propisima za zastitu okolisa.

ODGOVORNOST
Turtka Ossur ne preuzima odgovornost za sljedece:
« Neodrzavanje proizvoda u skladu s uputama za upotrebu.
- Sastavljanje proizvoda s komponentama drugih proizvodaca.
« Upotreba proizvoda izvan preporucenih uvjeta, namjene i okruZenja
za upotrebu.

Sukladnost

Proizvod je testiran u skladu sa standardom 1SO 10328 za dva milijuna
ciklusa opterecenija.

Ovisno o aktivnosti pacijenta, to moZe odgovarati razdoblju od 2 -3
godine uporabe.

I1SO 10328 — Oznaka
Kategorija '\Nnnasf(T 1(1|:jge)caj Tekst oznake

0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg

*Stvarna testna opterecenja odraZavaju maksimalnu tjelesnu masu

1SO 10328 - “P” - “m”kg #) /N

*) Ne smije se prekoraciti ograni¢enje tjelesne mase!

Za posebne uvjete i ograni¢enja upotrebe
pogledajte pisane upute proizvodaca o namjeni.
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MAGYAR
Gyégydszati segédeszksz

LEIRAS

Az eszkdz egy habszivacs sarokkal elldtott protézislab, amely stabilitdst és
parndzottsdgot biztosit a sarok terhelésekor. A teljes hosszusdgu
karbongerinccel egyiitt a Balance Foot | kivalé stabilitdst és tdmaszt nydjt
a felhasznélénak.

Az eszkéz az aldbbi alkatrészekbdl all (1. abra):

A. Talplemez

B. Habszivacs sarok

C. Dugaszos piramis

Ezt az eszkdzt dbboritédssal és Spectra zoknival kell haszndlni.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az eszkozt egy olyan protézisrendszer részeként hasznalhatd, amely
pétolja a hidnyzé alsé végtag lab- és bokafunkcidjat.

Az eszkdz protézishez és beteghez valé megfelel8ségét egy egészségiigyi
szakembernek kell értékelnie.

Az eszkozt egészségiigyi szakembernek kell felszerelnie és bedllitania.

Felhaszndldsi javallatok és tervezett betegcsoport

- Alsé végtag elvesztése, amputdcidja vagy hidnya

+ Nincs ismert ellenjavallat
Az eszkoz alacsony aktivitdsi szintli hasznélatra, vagyis nyugodt sétdra
szolgil.

ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

Az egészségiigyi szakembernek tajékoztatnia kell a beteget

a dokumentumban szereplé minden olyan tudnivalérél, ami az eszksz
biztonsdgos haszndlatdhoz sziikséges.

Figyelem: Ha az eszkéz m(ikodése megvdltozik vagy megsziinik, vagy ha
az eszkdzdn olyan kdr vagy kopds keletkezett, ami akaddlyozza a normal
haszndlatot, a beteg ne haszndlja tovabb azt, és keressen fel egy
egészségiigyi szakembert.

Az eszkdz egyetlen beteg 4ltali haszndlatra késziilt.

ESZKOZVALASZTEK

Az aldbbi tabldzatban ellendrizze, hogy az eszkoz kivélasztott véltozata
megfelel-e az aktivitdsi szintnek és a testsulyhatdrnak.

Figyelem: Ne lépje tul a testsulyhatdrt. Ellenkezd esetben az eszkéz
meghibasodhat.

A kategéria helytelen kivélasztdsa az eszk6z nem megfelel6 miikodését is
eredményezheti.

Testtémeg — kg 45-61 62-80 81-97 98-114 115-136

Testtémeg — font 99-135 136-176 177-214 | 215-251 252-300
Méret: 22 1 2 N. a. N. a. N. a.
Méret: 23 1 2 3 4 N. a.
Méret: 24 1 2 3 4 N. a.
Méret: 25 1 2 3 4 5
Méret: 26 1 2 3 4 5
Méret: 27 1 2 3 4 5
Méret: 28 N. a. 2 3 4 5
Méret: 29 N. a. N. a. 3 4 5
Méret: 30 N. a. N. a. N. a. 4 5
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OSSZESZERELESI UTASITASOK
Ldbfejboritds és Spectra zokni (2. dbra)
Vigyazat: Az ujjak becsipésének elkeriilése érdekében mindig haszniljon
cip8kanalat.
1. Helyezze a l4bfejet a Spectra zokniba.
2. Tavolitsa el a ldbboritds csatlakozé elemét.
3. A cipékandl megfelelS (egyenes) végével helyezze a Spectra zoknis
labfejet a labboritasba.
4. Mozgassa felfelé a cipSkanalat tgy, hogy a |db teljesen bekeriiljon
a ldbboritdsba.
5. Helyezze vissza a ldbboritds csatlakozéelemét a labboritasra.
6. A bedllitds végeztével a por- és koszmentes szigetelés érdekében
rogzitse a Spectra zoknit a protézishez.

Megjegyzés: A Spectra zoknit megfeleléen fel kell hizni, hogy ne
akaddlyozhassa a ldbfej mozgé részeit.

Ha sziikséges, az aldbbi [épéseket kévetve vegye le a Idbboritdst:
1. Tavolitsa el a ldbboritds csatlakozé elemét.

2. Helyezze be a cipékandl megfelel§ (éles) végét a lab mogé.
3. Nyomija le a cip8kanalat, és htizza ki a labat a ldbboritdsbdl.
4. Teljesen tavolitsa el a Spectra zoknit.

Protézis

Szerelje 6ssze a protézist a megfelel§ eszkszokkel.

Figyelem: Szerkezeti meghibdsodds veszélye. Mds gyartdk alkatrészeit nem
tesztelték; ezek tulzott terhelést okozhatnak az eszkézén.

Figyelem: Gondoskodjon a megfelel§ régzitésrél a vonatkozé
Ssszeszerelési utasitdsok betartdsaval.

A felszerelést kévetSen tavolitsa el a védéféliat a piramisrdl.

BEALLITASI UTASITASOK
Bedllitds padon (3. dbra)
Beillitasi cél
A bedllitdsi referenciavonalnak (B):
— &t kell haladnia a protézistok kézéppontjén a patellain vonaldban
vagy az ischialis tuberosity vonaldban (D).
— aldbboritds belsejében [évé 1/3 jelre kell esnie.

Megjegyzés: Ha az eszkézok nem illeszkednek megfelelGen, akkor el6bb
a térdet prébdlja meg bedllitani, ne a ldbfejet.

Beillitasi utasitasok

1. Helyezze a ldbfejét gy, hogy a bedllitdsi referenciavonal (B) a labboritds
belsé oldaldn 1évé 1/3-os jelre essen (felrakott ldbboritds és felhtzott cipd
mellett). Tartsa szem el6tt a |4b kifelé irdnyuld forgdsit.

2. A megfelel§ adapterekkel csatlakoztassa a protézistokot vagy a térdet
a protézislabhoz, majd dllitsa be a térd helyes magassagit.

3. Protézistérd haszndlata esetén: Poziciondlja a térdet a térd bedllitdsi
utasitdsainak megfeleléen

4. A protézistok oldalsé felén tegyen egy elsé jelslést (bedllitdsi
referenciapont) a protézistok kézéppontjdban, vagy a patellain
vonaladban vagy pedig a ischialis tuberosity vonaldban (D). Tegyen egy
mésodik jelélést a protézistok disztlis kozéppontjéba (E). Egy
vonallal kdsse dssze a két jelslést.

5. Ugy poziciondlja a protézistokot, hogy a bedllitasi referenciavonal (B)

dthaladjon a bedllit4si referenciaponton (D).
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6. Allitsa be a megfelel8 protézistokszogeket a flexidhoz/extenzidhoz és
az abdukciéhoz/addukciéhoz.

7. Protézistérd haszndlata esetén: A megfelels adapterekkel
csatlakoztassa a protézistokot a protézishez.

Statikus bedllitds
— Ugyeljen r4, hogy a beteg mindkét ldbédra egyforma mértékben
terheljen.
Ellendrizze a protézis helyes hosszdt.
Ellendrizze a belsé/kiilsé forgdst, rotdcié.
Ellendrizze a ldbujj és a sarok megfelel8 terhelését.

Dinamikabedllitds
Gy6z8djon meg réla, hogy a beteg ismeri-e az eszkéz miikodését.
A saroktdl a ldbujjig terjed8 mozgdst, gordiilést az aldbbiak befolydsolhatjak:
— A sarok merevsége
— Az eszkoz eliilsé-hétsé poziciondldsa
— Dorzél-plantarflexié
— A cipd tulajdonsdagai

Sziikség esetén vegye figyelembe az aldbbi miveleteket:

Tiinetek
— Az eszkdz tul kordn &l vizszintes helyzetbe (a beteg ligy érzi,
mintha gédosrbe lépett volna)
A labujj folé helyezkedés tul nagy eréfeszitést igényel
A ldbujj tul merevnek érzédik
— A térd hiperextenzidja
Teend6
— Ellendrizze az ék utasitdsait (adott esetben)
— Allitsa el6rébb a protézistokot (vagy hatrébb az eszkézt)
— Vegye fontoléra a dorzélflexiét
— Ellendrizze a cip8 sarokrészét és alkalmassdgit

Tiinetek
— Gyors mozgds a saroktdl a ldbujjig
— Elégtelen kontroll a protézis felett az elsé érintkezéskor
— Minimdlis energia-visszanyerési érzés
— Tulsdgosan kis mértékii elrugaszkodds a labuijjtél
— Atérd instabilld valik
Teend6
— Ellendrizze az ék utasitdsait (adott esetben)
— Allitsa hatrébb a protézistokot (vagy el8rébb az eszkézt)
— Vegye fontoléra a plantarflexiét
— Ellendrizze a cip8 sarokrészét és alkalmassdgit

HASZNALAT

Tisztitds és dpolds

A tisztitdshoz haszndljon enyhe szappanos vizzel megnedvesitett
torl6kendét. A tisztitast kovetden térolje szdrazra egy torl6kenddvel.

Kornyezeti feltételek

Az eszkéz idGjarasalls.

Az idGjérdséllé eszkdz nedves vagy pards kornyezetben is haszndlhatd, és
elviseli az édesviz (pl. esd) réfréccsenését, de vizbe meriteni tilos.

S6s vagy klérozott vizzel nem érintkezhet.
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Edesvizzel vagy nedvességgel vald érintkezés utén egy térlékendével
torolje szdrazra.

Edesvizzel tisztitsa meg, ha véletleniil més folyadékoknak, vegyi
anyagoknak, homoknak, pornak vagy szennyezédésnek lett kitéve, és
torl6kendével torélje szdrazra.

KARBANTARTAS

Az eszkozt és a teljes protézist meg kell vizsgaltatni egy egészségiigyi
szakemberrel. Ennek gyakorisdgat a beteg aktivitdsa alapjdn kell
meghatdrozni.

Zajos protézisldb
Ha homok vagy térmelék keriil az eszkézbe, akkor az zajos lehet. Ebben
az esetben az egészségligyi szakembernek le kell vennie a ldbat, sdritett
levegével meg kell tisztitania azt, illetve ki kell cserélnie a Spectra zoknit,
ha az megsériilt.

SULYOS BALESET BEJELENTESE
Az eszkdzzel kapcsolatban felmeriilt stlyos eseményeket jelenteni kell
a gydrténak és az illetékes hatésagoknak.

HULLADEKKEZELES
A termék és a csomagolds hulladékkezelését a vonatkozé helyi vagy
nemzeti kdrnyezetvédelmi eléirdsoknak megfelel8en kell elvégezni.

FELELOSSEG
Az Ossur nem villal felel§sséget a kdvetkezd esetekben:
« Ha nem végzik el az eszkdzon a haszndlati dtmutatéban ismertetett
karbantartast.

+ Ha az eszkézt mds gydrt6ktdl szdrmazé alkatrészekkel szerelik 6ssze.

« Ha az eszkdzt nem az ajdnlott koriilmények kozétt, megfeleld
kérnyezetben vagy médon haszndlja.

Megfelelés
Az eszkdzt az ISO 10328 szabvany szerint tesztelték kétmillié terhelési
ciklusra.

1SO 10328 - Cimke
Kategéria Testtomeg (kg) Kis aktivitds | Cimke szévege

0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg

*A vizsgalt terhelések a megengedett legnagyobb testtdmegnek

felelnek meg

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /\

*) Nem szabad tullépni a testtomeghatart!

A konkrét felhasznalasi feltételeket és

4rt6 rer G
hasznélatra vonatkozé irésbeli utasitésaiban
talalja!
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BbJITAPCKU E3NK
MeguumHcko nusgenve

OMUCAHUE
M3penveTo e npoTe3HO CTbMasno € neTa oT NeHOMNNacT, KOATO OCUTypABa
CTabUIHOCT 1 OMEKOTABAHE NpW CTbMBaHe Ha neTaTa. 3aefHo ¢ KapboHOBMSA
KW C Nb/iHa AbIKUHA, Balance Foot J ocurypsaBa otnnyHa cTabuiHOCT 1 onopa.
M3penneTo ce cbCTOM OT CIeAHUTE KOMMOHEHTU (ur. 1):

A. TlnactuHa 3a cTbnano

B. MeTa ot neHonnact

C. Mupamraa oT MbXKKN TUM
ToBa usgenue TpA6Ba Aa ce 13Mon3Ba C NMOKPUBao 3a CTbNano v yopan Spectra.

MPEAHA3HAYEHUE

M3penueTo e npefHasHayeHo fa 6bae YacT OT NPoTe3Ha cMcTeMa, KoATo
3amecTBa GpyHKLUMATA Ha CTHNANOTO U rNe3eHa Ha IMNCBALY A0NIEH KPANHWK.
MpuroagHocTTa Ha M3aeNMeTo 3a NpoTesaTa v NauneHTa Tpabea Aa 6bae
oLieHeHa OT MEAULMHCKM CNELNaniCT.

M3penveto Tpabea fa 6be MOHTMPAHO 1 PerynnpaHo oT MeAULIMHCKI
Cneumanmncr.

lMokasaHusA 3a ynompeb6a u yenesu nayueHmu

+ 3ary6a Ha foneH KpaiHVK, amnyTauma unn gepuumt

+ HaAma n3BecTHU NpPoTMBONOKa3aHWsA
M3penueTo e npefHa3HaueHo 3a ynotpeba cbC cabo HaToBapBaHe,
HanpuMep NIEKO XOaeHe.

OBLWU UHCTPYKLUN 3A BE3OMACHOCT

3ApaBHUAT CreuuanucT Tpsabea ga HGopMMpa NaLmreHTa 3a BCUYKO B TO3M
[IOKYMEHT, KOeTo e Heobxofunmo 3a 6e3onacHa ynoTpeba Ha ToBa nsgenme.
MpepynpexpaeHmne: AKO Bb3HUKHE NPOMsHA UK 3ary6a BbB GyHKLMOHANHOCTTa
Ha U3AEeNETO UMM aKo U3AENNETO NOKa3Ba NPK3HaLM Ha noBpesa unu
M3HOCBaHe, 3aTPyAHABALLM HOPMANHIUTE My GYHKLMY, MaUMeHTHT TpA6Ba Aa crnipe
ynotpe6aTa Ha N3LeNreTo 1 fa Ce CBbPXe C MeAVLIMHCKY CreLmanmcr.
M3penmeTo e npegHasHayeHo 3a ynotpeba Ot eAuH NauneHT.

WU3B60P HA U3AEJINE

MpoBepeTe Aanv N36paHNAT BapyaHT Ha U3AENNETO e NOAXOAALL 38 HUBOTO Ha
HaToBapBaHe 1 orpaHNYeHNeTo Ha TErNoTO CbrNacHO Tabnuuata no-Aony.
BHumaHwme: He npeBuwuaBanTe orpaHnyeHneTo Ha TernoTto. Puck ot nospeaa
Ha nsgenmero.

HenpaBunHuAT n360p Ha KaTeropusa Moxe CbLyo Aa JOBEAE A0 JIOLO
dYHKLVOHMPaHe Ha usgenveTo.

Terno kr 45-61 62-80 81-97 98-114 115-136
Terno ¢pyHToBe | 99-135 136-176 177-214 | 215-251 252-300
Pa3mep 22 1 2 HM HM HM
Pasmep 23 1 2 3 4 HMN
Pa3mep 24 1 2 3 4 HM
Pasmep 25 1 2 3 4 5
Pa3mep 26 1 2 3 4 5
Pasmep 27 1 2 3 4 5
Pa3mep 28 HM 2 3 4 5
Pasmep 29 HMN HN 3 4 5
Pa3mep 30 HM HM HM 4 5
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WHCTPYKLUWN 3A CTNTOBABAHE
Mokpueano 3a cmenanomo u yopan Spectra (¢wr. 2)
BHumaHume: 3a fia n3berHete npuLymneaHe Ha NPbCTU, BUHArM N3ron3BaiTe
obyBarsnka.
1. MocTaBeTe CcTbMNANOTO B Yopana Spectra.
2. OTcTpaHeTe NpuUcTaBKaTa 3a NOKPUBaNoTo 3a CTbMaso.
3. M3non3Baiite npunoxummna (Npae) Kpar Ha 06yBaska, 3a fa nocTrasute
CTBNaNoTo C Yopana Spectra B MOKPKBaNOTO 3a CTbNano.
4. MNpemecTeTe 0byBankaTa Harope, 3a fja BkapaTte CTbNanoTo U3LANo B
NOKPUBANoTO 3a CTbMaO.
5. MocTaBeTe OTHOBO NpUCTaBKaTa 3a MOKPUBANOTO 3a CTbMaN0o BbPXy
NOKPUBaNoTo 3a CTbMasO.
6. Cnep 3aBbplLUBaHe Ha NofipaBHABaHETO ¢puKcupaliTe Yyopana Spectra
KbM NpoTe3aTa, 3a fia YNIbTHUTE cpeLly npax U MpbCoTuA.

3a6enexka: Yopanst Spectra TpAa6sa Aa 6bae M3gbpnaH, 3a Aa He 3acAra
[BUXELMTE Ce YacTh Ha CTbManoTo.

AKO e He0b6XOAMMO, CBaNeTe MOKPUBANOTO 3a CTHMANO, KAaKTo cnefBa:
1. OTcTpaHeTe NpMcTaBKaTa 3a MOKPMBaNOTO 3a CTbNaNo.
2. MocTaBeTe Npunoxvmus (C pbboBe) Kpali Ha 0byBankarta 3ag CTbManoTo.
3. N36yTaitTe obyBankarta Hafosy U 13BafeTe CTbNaNoTo OT MOKPMBAIOTO
3a cTbnano.
4. MNpemaxHeTe HaMb/IHO Yopana Spectra.

Mpomesa

CrnobeTe npoTe3aTa C NPUIOKNMUTE USAENNA.

MpepynpexpaeHne: Puck oT CTpyKTypHa nospefa. KoMnoHeHTuTe Ha Apyru
Npov3BOAUTENN He Ca TeCTBaHM U MOraT fia NMPUUMHAT NPeKOMepHO
HaToBapBaHe Ha n3aenveTo.

MpeaynpexaeHne: Ocurypete NpaBUIHO 3aKpernBaHe, KaTo clefBaTte
NPUNOXMMUTE MHCTPYKLUN 3a CrnobsBaHe Ha nsgenmero.

OTCTpaHeTe 3alWKTHOTO $GONNO BPXY NMpamMmnaaTa cines nocTaBaHe.

WHCTPYKLUUN 3A NOAPABHABAHE
CmamuyHo nodpasHaeaHe (dwr. 3)

Llen 3a nogpaBHABaHe

PedepeHTHaTa NnHMA 3a noapaBHsaBaHe (B) Tpsabea:

— [a npemMuHaBa Npes cpefHaTa TouKa Ha NpUeMHaTa rvunisa unuv Ha
HVBOTO Ha NaTeNapHOTO CYXOXWUne, UK Ha HABOTO Ha cepanmiiHaTa
rpanasuHa (D).

— pAarnornaja Ha MapKupoBKarta 3a 1/3 Ha BbTpellHaTa CTpaHa Ha
NOKpPMBanoTo 3a CTbMaso.

3abenexka: OcmrypeTe npeanMmcTBo Ha NoJpaBHABAHETO Ha KOJIAHOTO npefj
noApaBHABAHETO Ha CTbMasoTo, ako MMa HeCbOTBETCTBME.

WHcTpyKunn 3a nogpaBHABaHe

1. MocTaBeTe CTHMANOTO TaKa, Ye pedepeHTHaTa IMHWA 3a NOAPaBHABaHe
(B) pa 6bAe Ha MapKMpoBKaTa 3a 1/3 oT BbTpeluHaTa CTpaHa Ha
MOKPMBAaNoTo 3a CTbMNano (C NOCTaBeHU NMOKPYBANO 3a CTbNAno u
06yBKa). B3emeTe noa BHUMaHME BLHILHOTO BbPTEHE Ha CTbMNANoTo.

2. Mi3non3Bante NpunoXxmmute aganTtepu, 3a fa CBbpXKeTe npuemMHaTa
rAn3a A KONAHOTO KbM CTHNasnoTo 1 ja yCTaHOBUTe NpaBuiHaTa
BMCOYMHA Ha LIeHTbPa Ha KONAHOTO.
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3. AKo 13non3BaTe NPOTe3HO KONAHO: MocTaBeTe KONAHOTO B CbOTBETCTBUE
C HCTPYKLMUTE 3a NOAPaBHABaHE Ha KONAHOTO

4. OT naTepanHarta CTpaHa Ha npremHarta risa HanpaseTe MbpBea
MapKupoBKa (pedepeHTHa TouKa 3a NOAPaBHABaHE) B CpeAHaTa ToUKa
Ha NpMeMHaTa runi3a Ha HYBOTO Ha NaTeNapHOTO CYXOXUME UMW HABOTO
Ha ceflanvuiHaTta rpanasuHa (D). HanpaseTte BTopa MapKnpoBKa B
cpepaTa Ha npremMHata runsa guctanHo (E). Haueptante nuHua,
MMHaBaLla Npe3 ABeTe MapKUPOBKU.

5. Mo3nuroHupaiiTe NpMeMHaTa runsa Taka, Ye pepepeHTHaTa IMHUA 3a
nogpasHsaBaHe (B) fa MMHaBa npe3 pedepeHTHaTa TOUKa 3a
noppasHagaHe (D).

6. HacTpoiiTe npaBuiHM brn Ha NpreMHaTa runsa 3a gprekcus/ekcTeHsnsa
1 abayKumsa/apayKuma.

7. AKo u3nonseare NPOTE3HO KONAHO: M3non3BsaiTe NpunoxummTe
ajanTepy, 3a ja CBbpXKeTe NpremMHaTta rinsa ¢ npotesara.

CmamuyHo nodpasHaeaHe
— YBeperTe ce, Ye NaLMEHTBT CTOM C €AHAKBO Ter/o Ha ABaTa Kpaka.
— [MpoBepeTe 3a NpaBuIHa Ab/KMHA Ha NpoTe3aTa.
— [lpoBepeTe BLTPELIHOTO/BbHILHOTO BbPTEHE.
— [MpoBepeTe 3a NPaBUIHO HaTOBapBaHe Ha NPbCTa W NeTaTa.

n
H YHO Nc

YBepeTe ce, Ue MaLMeHTHT e 3ano3HaT ¢ GpyHKLVOHMPaHETO Ha U3aenmneTo.
[leiicTBETO OT NeTa KbM NPbCTU MOXe fAa 6bAe NOBANAHO OT:

— CKOBaHOCT Ha neTata

— MNpepHo-3aAHO NO3MLMOHUPaHE Ha N3LeNneTo

— [Jlop3anHo-nnaHTapHa ¢pnekcua

— OcobeHocT Ha obyBKaTa

B3emeTe nog BHUMaHWe cieaHUTe 4ENCTBUA NPY HEOBXOANMOCT:

CumnToMmn
— W3penueto 3acTaBa B paBHa No3mums TBbpAe PaHo (MayneHTsT
ycelya, Ye NoTbBa B AyrnKa)
— 3acTaBaHeTo Ha NPBCTY U3KNCKBA AOMBIHUTENHO yCunne
— [MpbCTbT M3rnexga TBbpae cTerHat
— XunepekcTeH3ns Ha KONAHOTO
DeiicTBue
— [lpoBepeTe MHCTPYKLUMTE Ha KNTMHA (@Ko € MPUNoXIMO)
— W3mecTeTe npuemHaTa riunsa Hanpeg (Mnv n3genueTo Hasag)
— B3emeTe nop BHUMaHVe Bb3MOXKHOCT 3a Hanmumne Ha gopavdnexkcms
— lMpoBepeTe netata Ha 0byBKaTa 1 GYHKLMOHMPaAHETO Ha obyBKaTa

CumnToMmn
— Bbp30 ABVKEHME OT NeTa KbM NPbCTU
— Jlow KOHTPON BbpXy NpoTe3aTa Npv MbpBOHaYaneH KOHTaKT
— YyBCTBO 3a MHVMaNHa Bb3BPbLLAEMOCT Ha EHeprua
— TBbpAe Manko OT6NbCKBaHe OT MPbCTa
— KonsaHoTo cTaBa HecTabunHo
DeiicTBue
— [lpoBepeTe MHCTPYKLUMTE Ha KNTMHA (@Ko € MPUNoX1MO)
— W3mecTeTe npuemHaTa riunsa Hanpeg (Mnv n3genueTo Hasag)
— BsemeTe nof BHUMaHVe Bb3MOXHOCT 3a Hafvume Ha nnaHTapHa
dnekcma
— [poBepeTe netata Ha obyBKaTa 1 GyHKLMOHMPAHETO Ha obyBKaTa



YNOTPEBA

Moyucmeate u epuxu

MouncTBaiiTe C BNaxkHa Kbpra v MeK canyH. M3cylueTe ¢ Kbpna cief noumcTeaHe.
Ycnosua Ha okonHaTa cpepa

M3penneTo e ycTONUMBO Ha aTMOCHEPHM BIVNAHNA.

M3penue, yctonumeo Ha aTMOChEPHY BINAHUA, MOXe [la Ce U3MO0N3Ba B MOKpa
UK BRaxkHa cpefia 1 Moxe Aa 6bae HanpbCKaHo ¢ NpAcHa Boaa (Hanpumep
['bXA), He e pa3peLleHo noTansaHe.

He ce fonycka KOHTaKT CbC COneHa unm xaoprpaHa Boga.

M3cyweTe ¢ Kbpna cfief KOHTAKT C NPACHa BOAa U BRara.

MouncTeTe C NpAcHa BoAa Npwv CyYalHO U3naraHe Ha Apyru TeYHOCTH,
XVMUKanu, NACHK, Npax Uin MpbCcoTUA 1 NOACYLLETe C Kbpna.

NOAAPBKKA

M3penneTo 1 uanocTHata npoTesa Tpa6ea ga 6baart nperneaaHn ot
MeAVLMHCKIM cneuuanmnct. UHTepBanbT TpsAGBa Aa ce onpeaens Bb3 OCHOBA Ha
CTeneHTa Ha aKTMBHOCT Ha NauMeHTa.

LWym om cmwsnano

AKO B M3A€N11MeTo Ma NACHK UM OTIOMKI, MOXe Aia ce NoABy WwyM. B To3n
Cnyyaii 30PaBHUAT CreLmanucT Tpabsa Aa CBaiu CTbMANoTo, a o NOUYNCTY C
NMOMOLLTa Ha CrbCTeH Bb3yX 1 [la 3aMeHun Yopana Spectra, ako e nospefeH.

CbOBLWABAHE 3A CEPUO3EH UHUUAEHT
Bceku cepuroseH MHUMAEHT BbB BPb3Ka C 13fenmeto Tpabsa fa 6bae cbobLuyeH
Ha NPOV3BOAUTENA N CbOTBETHUTE OPraHu.

N3XBBPNAHE
M3penueto n onakoskata TpA6Ba Aja ce U3XBbPAAT CbINAaCHO CbOTBETHUTE
MEeCTHU UNN HaLMOHaNHM HOPMaTVIBHU ypeabu 3a OKONHaTa cpepa.

OTrOBOPHOCT
Ossur He noema OTFOBOPHOCT B ClIeHNTE Cyyau:
- W3genuero He ce nogabpKa CNOpes yKasaHusATa B MHCTPYKLMNTE 3a
ynotpe6a.
+ W3genueto e crnobeHo C KOMMOHEHTM OT APYrv MPOU3BOANTENN.
+ W3penueTo ce n3nonsea B paspes ¢ NPenopbUNTENHUTE YCIIOBUS,
npunoXeHve v cpeaa Ha ynotpeba.

Cvomeemcmeue

ToBa n3penve e M3NUTaHO CbriacHo ctaHgapTa ISO 10328 3a fBa MUNMOHa
LMKba Ha HaToBapBaHe.

B 3aBMCMMOCT OT CTemneHTa Ha aKTMBHOCT Ha NalMeHTa ToBa MoXe Aa
CbOTBETCTBA Ha CPOK Ha ynoTpeba oT 2 — 3 roauHuN.
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1SO 10328 - ETuker

Kateropus Terno (kr) TeKcT Ha eTuKeTa
Cna6o HaToBapBaHe
0 44 1SO 10328-P3*-44kg
1 61 1SO 10328-P3*-61kg
2 80 1SO 10328-P3-80kg
3 97 1SO 10328-P5-97kg
4 114 1SO 10328-P6-114kg
5 136 1SO 10328-P6-136kg

*[leicTBMTENIHUTE TECTOBM HaTOBapBaHWA OTpa3ABaT MakCcMmasHaTta
TenecHa maca

1SO 10328 - “P" - “m7kg %) /N

*) OrpaHnyeHmeTo 3a TenlecHa Maca He TpaGea aa
ce HagBuwwaBgal

3acr o) /CNOBUA 1 O Ha
P!
ynoTtpe6a BUXTe NMUCMEHNTE NHCTPYKLUN Ha

NpOU3BOAMTENA OTHOCHO NpefHa3HaueHneTo!




SLOVENSCINA
Medicinski pripomodek

OPIS

Pripomocek je proteti¢no stopalo s peto iz pene, ki zagotavlja stabilnost in
blaZenje ob udarcu pete. Skupaj s kobilico iz ogljikovih vlaken polne dolZine
pripomocek Balance Foot ] zagotavlja odli¢no stabilnost in podporo.
Pripomocek je sestavljen iz naslednjih komponent (slika 1):

A. Ukrivljena ploskev stopala

B. Peta iz pene

C. Moski piramidni nastavek

Pripomocek je treba uporabljati s prekrivnim delom za stopalo in
navle¢no nogavico Spectra.

PREDVIDENA UPORABA

Pripomocek je predviden kot del proteti¢nega sistema, ki zamenjuje
funkcijo stopala in gleZnja manjkajo¢ega spodnjega uda.

Primernost pripomocka za protezo in bolnika mora oceniti zdravstveni
delavec.

Pripomocek mora namestiti in prilagoditi zdravstveni delavec.

Indikacije za uporabo in ciljne skupine bolnikov
« Izguba, amputacija ali pomanjkljivost spodnjega uda
« Ni znanih kontraindikacij.
Pripomocek je namenjen nizki stopniji sile, npr. pri po¢asni hoji.

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA

Zdravstveni delavec mora bolnika obvestiti o vsem, kar v tem dokumentu
zadeva varno uporabo pripomocka.

Opozorilo: Ce se delovanje pripomocka spremeni, pripomocek ne deluje
ved oziroma so na njem vidni znaki poskodb ali obrabe, ki ovirajo
obicajne funkcije pripomocka, mora bolnik prenehati uporabljati
pripomocek in se obrniti na zdravstvenega delavca.

Pripomocek lahko uporablja samo en bolnik.

IZBIRA PRIPOMOCKOV

Preverite, ali je izbrana razli¢ica pripomocka primerna za stopnjo sile in
omejitev teze, ki sta doloéeni v naslednji tabeli.

Opozorilo: Ne prekoralite omejitve teZze. Nevarnost okvare pripomocka.
Napacna izbira kategorije lahko povzro¢i tudi slabo delovanje pripomocka.

Teza v kg 4561 62-80 81-97 98-114 | 115-136

Teza v funtih 99-135 | 136176 | 177214 | 215251 | 252-300
Velikost 22 1 2 / / /
Velikost 23 1 2 3 4 /
Velikost 24 1 2 3 4 /
Velikost 25 1 2 3 4 5
Velikost 26 1 2 3 4 5
Velikost 27 1 2 3 4 5
Velikost 28 / 2 3 4 5
Velikost 29 / / 3 4 5
Velikost 30 / / / 4 5
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NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

Prekrivni del za stopalo in navlecna nogavica Spectra (slika 2)

Pozor: Vedno uporabite Zlico za obuvanje, da si ne pris¢ipnete prstov.

1. Na stopalo nataknite navle¢no nogavico Spectra.

2. Odstranite nastavek za prekrivni del stopala.

3. Z ustreznim (plos¢atim) koncem Zlice za obuvanje na stopalo
z navle¢no nogavico Spectra nataknite prekrivni del za stopalo.

4. Postopoma dvigujte Zlico za obuvanje, da stopalo do konca vstavite
v prekrivni del za stopalo.

5. Nastavek za prekrivni del stopala znova nataknite na prekrivni del za
stopalo.

6. Po kon&ani poravnavi pritrdite navle¢no nogavico Spectra na protezo,
da jo zas(itite pred prahom in umazanijo.

Opomba: Navle¢no nogavico Spectra je treba povleci navzgor, da ne bi
ovirala premikajocih se delov stopala.

Po potrebi odstranite prekrivni del za stopalo:

1. Odstranite nastavek za prekrivni del stopala.

2. Ustrezen (zavihani) konec Zlice za obuvanje vstavite za stopalo.

3. Zlico za obuvanje potisnite navzdol in stopalo izvlecite iz prekrivnega
dela za stopalo.

4. V celoti odstranite navle¢no nogavico Spectra.

Proteza

Protezo zdruzZite z ustreznimi pripomocki.

Opozorilo: nevarnost strukturne okvare. Komponente drugih proizvajalcev
niso bile preizku3ene in lahko povzro¢ijo prekomerno obremenitev
pripomocka.

Opozorilo: Z upostevanjem ustreznih navodil za sestavljanje pripomocka
zagotovite ustrezno pritrditev.

Po namestitvi odstranite zas¢itno oblogo s piramidnega nastavka.

NAVODILA ZA PORAVNAVO
Osnovna poravnava proteze (slika 3)
Cilj poravnave
Referencna ¢rta za poravnavo (B) mora:
— potekati skozi sredis¢no tocko leZis¢a na ravni pogaci¢ne kite ali
na ravni sedniéne grée (D).
— ustrezati oznaki za 1/3 na notranji strani prekrivnega dela za stopalo.

Opomba: V primeru neskladja prednostno obravnavajte poravnavo kolena
pred poravnavo stopala.

Navodila za poravnavo

1. Stopalo postavite tako, da se referen¢na ¢&rta za poravnavo (B) ujema
z oznako za 1/3 na notranji strani prekrivnega dela za stopalo (pri
&emer sta prekrivni del za stopalo in Cevelj names¢ena). Upostevajte
zunanjo rotacijo stopala.

2. Z ustreznimi adapterji priklju¢ite lezid¢e ali koleno na stopalo in
dolocite ustrezno visino sredis¢a kolena.

3.V primeru uporabe proteti¢nega kolena: Koleno postavite v skladu
z navodili za poravnavo kolena.

4. Na lateralni strani leZi$¢a naredite prvo oznako (referen¢na tocka za
poravnavo) v sredis¢ni tocki lezis¢a na ravni pogaci¢ne kite ali na ravni
sedni¢ne grce (D). Distalno v sredis¢ni tocki lezis¢a naredite drugo
oznako (E). Narisite &rto skozi obe oznaki.
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5. Postavite lezi$¢e tako, da referen¢na ¢rta za poravnavo (B) poteka
skozi referen&no to¢ko za poravnavo (D).

6. Nastavite ustrezne kote leZi$¢a za upogib/izteg in odmik/primik.

7. V primeru uporabe proteti¢nega kolena: Z ustreznimi adapterji
prikljucite lezi$¢e na protezo.

Staticna poravnava

— Prepricajte se, da je teza bolnika enakomerno porazdeljena med
obe nogi.
Preverite, ali je dolZina proteze ustrezna.
Preverite notranjo/zunanjo rotacijo.
Preverite, ali je obremenitev ustrezno porazdeljena med prstom in
peto.

Dinamicna poravnava
Prepricajte se, da je bolnik seznanjen z delovanjem pripomoc¢ka.
Na obremenitev pete oz. prsta lahko vpliva:

— trdota pete,

— anteriorni/posteriorni poloZaj pripomoc¢ka,

— dorsifleksija in plantarfleksija,

— znadilnosti obutve.

Po potrebi izvedite naslednje ukrepe:

Simptomi
— Pripomocek prehitro preide v ravni polozaj (bolniku se zdi, da se
pogreza v luknjo).
— Plezanje prek prsta zahteva dodatno energijo.
— Prst ni dovolj prozen.
— Koleno se prekomerno iztegne.
Ukrep
— Preverite navodila za uporabo zagozde (Ce je primerno).
— LeZi8¢e pomaknite naprej (oz. pripomocek pomaknite nazaj).
— Razmislite o dorsifleksiji.
— Preverite obliko pete ¢evlja oz. ¢evlja na splosno.

Simptomi
— Hiter premik od pete do prsta
— Slab nadzor nad protezo ob zaletku gibanja
— Obdutek minimalne povrnitve energije
— Premalo odriva s prsta
— Nestabilnost kolena
Ukrep
— Preverite navodila za uporabo zagozde (Ce je primerno).
— LeZi8¢e pomaknite nazaj (oz. pripomocek pomaknite naprej).
— Razmislite o plantarfleksiji.
— Preverite obliko pete ¢evlja oz. ¢evlja na splosno.

UPORABA

Cis¢enje in nega

Cistite z vlazno krpo in blagim milom. Po &i$&enju pripomocek posusite
s krpo.

Okoljski pogoji
Pripomocek je odporen proti vremenskim vplivom.
Pripomocek, ki je odporen proti vremenskim vplivom, lahko uporabljate
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v mokrem ali vlaznem okolju, lahko se tudi nekoliko zmo¢i s sladko vodo
(npr. dez), ne smete pa ga potopiti v vodo.

Stik s slano ali klorirano vodo ni dovoljen.

Po stiku s sladko vodo ali vlago posusite s krpo.

V primeru nenamerne izpostavljenosti drugim tekocinam, kemikalijam,
pesku, prahu ali umazaniji ocistite s sladko vodo in posusite s krpo.

VZDRZEVANJE
Pripomocek in celotno protezo mora pregledati zdravstveni delavec.
Pogostost tovrstnega pregleda se dolo¢i glede na bolnikovo aktivnost.

Hrup iz stopala

Ce je v pripomo¢ku pesek ali umazanija, lahko nastane hrup. V tem primeru
mora zdravstveni delavec odstraniti stopalo, ga o€istiti s stisnjenim zrakom
in zamenijati navle¢no nogavico Spectra, e je poskodovana.

POROCANJE O RESNIH DOGODKIH

O morebitnih resnih dogodkih v zvezi s pripomockom je treba porocati
proizvajalcu in pristojnim organom.

ODLAGANJE MED ODPADKE

Pripomocek in embalazo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi ali
nacionalnimi okoljskimi predpisi.

ODGOVORNOST
Druzba Ossur ne prevzema odgovornosti, &e:
« pripomocek ni vzdrzevan v skladu z navodili za uporabo,
« so pri namestitvi bile pripomo¢ku dodane komponente drugih
proizvajalcey,
« se pripomocek ne uporablja v skladu s priporo¢enimi pogoji in
na¢inom uporabe oz. okoljem.

Skladnost

Pripomocek je bil preizkusen v skladu s standardom 1SO 10328 za dva
milijona obremenitvenih ciklov.

Glede na bolnikovo aktivnost lahko tovrstna potreba nastane po

2-3 letih uporabe.

I1SO 10328 - oznaka
Kategorija Teza (kg) Nizka stopnja sile Besedilo oznake

0 44 ISO 10328-P3*-44kg
1 61 ISO 10328-P3*-61kg
2 80 ISO 10328-P3-80kg
3 97 ISO 10328-P5-97kg
4 114 ISO 10328-P6-114kg
5 136 ISO 10328-P6-136kg

*Dejanske preskusne obremenitve odraZajo najve&jo telesno maso

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N

*) Omejitve telesne mase se ne sme presecil

Posebne pogoje in omejitve uporabe najdete
A v proizvajalcevih pisnih navodilih glede
predvidene uporabe.
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