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ENGLISH
Medical Device

DESCRIPTION

The device is a transtibial silicone liner that covers the residual limb and provides an interface
between the residual limb and the socket of the prosthesis. The device forms a suspension system
where a distal vacuum chamber is created below the level of the seal that reliably suspends the
residual limb in the prosthesis.

INTENDED USE

The device is a prosthetic interface with suspension properties intended to be used as part of
a system that replaces a missing lower limb.

Suitability of the device for the prosthesis and the patient must be evaluated by a healthcare
professional.

The device must be fitted and adjusted by a healthcare professional.

Indications For Use and Target Patient Population
« Lower limb loss, amputation, or deficiency
« No known contraindications
The device is for low to extreme impact use, e.g., walking, running, and sports.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Warning: Use of alower limb prosthetic device carries an inherent risk of falling which may lead
toinjury.

The healthcare professional should inform the patient about everything in this document that is
required for safe use of this device.

Warning: If there is a change or loss in device functionality, or if the device shows signs of
damage or wear hindering its normal functions, the patient should stop using the device and
contact a healthcare professional.

Warning: Misuse of the device may result in loss of suspension.

Warning: The device shall not be used by patients with drastic volume changes within a short
period of time, exceeding 10 ply.

Caution: Potential side-effects are skin irritation/reaction problems.

Caution: The device must not come in contact with glass, carbon fibers, or other foreign particles.
Washing alone may not be sufficient to eliminate the problem. If the device is exposed to foreign
substances or chemicals, it should be returned to the healthcare professional.

The device is for single patient use.

DEVICE SELECTION
Fora transtibial liner, the correct size is determined by bending the knee slightly, allowing the
soft tissue to hang down.
To determine the correct size:

« Measure the circumference of the residual limb 4 cm from the distal end (Fig. 1)

+ Choose the corresponding device size. If the measurement taken does not have

a corresponding device size, round the measurement down.

Note: Do not choose a device size which exceeds the measurement, i.e., do not round up.
Caution: A too small/tight device may result in pistoning, numbness or blistering, or produce
excessive ring tension to the residual limb from the seal.
Caution: A too large/loose device may result in increased perspiration and movement of the
limb inside the device, which may lead to blisters and rashes.
If any of the above symptoms, or any other indications of improper fit are experienced, the
patient should contact the healthcare professional immediately.
Warning: The device shall not be used by patients with an extremely short residual limb.

+ Seal-InV Standard: 9-12 cm depending on device size.



« Seal-InV High Profile: 13-15 cm depending on device size.
Residual limb length is measured as follows:
« Transtibial: From mid-patella tendon to distal end.

FITTING INSTRUCTIONS
Caution: The device must be thoroughly inspected for defects before fitting.

Trimming Instructions

The device may be trimmed to increase range of motion, or for patient preference (Fig. 2). The
Iceross Curvemaster is a recommended tool, specifically designed to produce a smooth, rounded
edge when trimming.

Caution: Do not cut the device below the level of the matrix, through the seal(s), or below the
proximal trim-lines of the socket. Excessive trimming may reduce the suction between the device
and limb, and compromise suspension.

Socket Construction Guidelines
Recommended socket materials to ensure long-term seal function:

+ AlIPETG materials

« Laminated sockets

« Thermoplasticinner socket materials with a smooth surface
The inner surface of the socket must be airtight and as smooth as possible, irrespective of the
socket material.
To achieve the smoothest surface possible on the plaster positive model, it is recommended to
use fine abrasive for final smoothing, followed by silicone spray.
Use of soft/smooth socket lining material will prolong the device sealing function.
A one-way valve with a release function such as Icelock 500 or 544 series is essential for the
proper function of seal suspension. The socket valve must be positioned as distally as possible, at
least below the seal.
The device is Unity” compatible.

Socket Fitting
Achieving the intended function of the device is dependent on the fit of the socket. Appropriate
socket design is essential to achieve suspension, control, and comfort.
The following checklist should be used when checking the socket fit:

« Full contact between the seal lips and the socket inner wall.

« No air pockets develop when the patient loads the prosthesis.

« No pistoning in the socket

+ No visible movement when pulling on the prosthesis.

+ Full movement possible without compromising the suspension.
Caution: If feedback indicates any of the above conditions are not met, the socket will need to be
adjusted or remade accordingly.

USAGE

Donning

Caution: Do not apply lotion to the residual limb immediately before donning the device. The
residual limb should be clean and dry to prevent device damage.

Caution: Open wounds or damaged skin should be covered with a bandage or other appropriate
covering to prevent direct contact between the wound and device.

Caution: Ensure the inside of the device is clean, dry, and free from any foreign objects that may
cause skin irritation.

Liner Donning
1. Invert the seal in the distal direction.
2. Grip the top of the device from the inside and slide it over the hand until the inner surface is
fully exposed (Fig. 3). Take care not to damage the device with fingernails.



3. After exposing as much of the distal end of the device as possible, position it against the
distal end of the residual limb (Fig. 4).

4. With light compression, roll the device all the way upwards onto the limb (Fig. 5).
Caution: Do not tug or pull the upper end of the liner when rolling the device upwards onto
the limb. This can result in tension on the skin, causing blisters or rashes.

5. Check that no air pockets are present. If air pockets are found, reapply the device.

6. Ensure the seal sits correctly and horizontally around its full circumference (Fig. 6).

Socket Donning

. Lightly spray the seal around its full circumference and inside the socket with Iceross” Clean
& Simple lubricant spray or similar for smooth entry (Fig. 7).
Warning: Do not apply the lubricant spray to the skin. Avoid contact with eyes.

. Align the prosthesis and push into the socket expelling air (Fig. 8).
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Note: If stretching of the skin is experienced to be more to one side, the lubrication might not be
evenly distributed around the full circumference of the seal.

Note: If difficulties are experienced while donning the prosthesis, more lubricant may be
needed, or the valve is blocked.

Cleaning and care

Daily cleaning of the residual limb is essential. Use of a mild, pH balance, 100% fragrance- and
dye-free liquid soap is recommended. If the skin is dry, apply a pH balance, 100% fragrance- and
dye-free lotion to nourish and soften the skin.

(lean the device daily after use and before first use.
« Turn the device inside out (Fig. 3).

Wash with pH balanced, 100% fragrance- and dye-free liquid soap.

« After washing, rinse the device thoroughly with warm water (Fig. 9), and pat dry on both
sides with a lint-free cloth.

« The device can also be machine washed (40°C) with a mild detergent and at low spin speed.
Fabric softeners, bleaches, and other products/cleaning solutions may result in device
damage and should not be used.

« The device shall be dried overnight before reuse.

Always return the device to its neutral state immediately after cleaning. Do not store inside-

out as device damage may result.

+ The device should not be exposed to excessive heat or sunlight.

« The seal must be clean and free from dirt before use.

Warning: Excessive perspiration may compromise stability and/or suspension. Remove the
device and dry off both the device and the residual limb when appropriate.

Caution: Skin health should be monitored daily. In case of abnormal symptoms, discontinue use
of the device and contact the healthcare professional immediately.

Caution: Be aware that common household or bath products may cause or contribute to skin
irritation, e.g., soaps, deodorants, perfumes, abrasive cleaners, aerosol- or alcohol sprays.
Caution: After contact with salt and/or chlorinated water, wash the device with tap water.

Environmental Conditions

The device is safe to use with caution with waterproof components.

Warning: After submerging the device in water, it needs to be removed, and the residual limb
and the liner skin contact layer and socket are dried before ambulation.

Warning: The suspension is compromised if water gets between the skin and the device or the
seal and socket.

Caution: Frequent exposure to salt and/or chlorinated water might affect the durability of the
device.



SUPPLEMENTARY DEVICES
The following accessories can be used in conjunction with Ossur seal liners.
Refer to Ossur catalog for more information, e.g., sizing.

Iceross’ Distal Cup

The device is a prosthetic interface intended to be used as part of a system that replaces a missing
lower limb.

The device provides further cushioning for distally conical limbs with poor soft tissue coverage. It
conforms to the residual limb and can therefore be used as a filling element to ensure full contact
between the silicone liner and the residual limb.

To correctly fit the device:

. Measure the circumference of the residual limb 4 cm above the distal end (Fig. 1).

. Choose a device one or two sizes smaller than the measurement.

. Roll the device directly over the limb.

. When using a liner in combination with a Distal Cup, the liner measurement should be made
with the Distal Cup in place (i. e., over the Distal Cup).

. Choose the correct liner size based on the measurement obtained with the Distal Cup in
place.

Note: For daily care, refer to Cleaning and Care instructions.
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Iceross’ Pads

The device is a prosthetic interface intended to be used as part of a system that replaces a missing
lower limb.

The device can be used for prosthetic volume management to temporarily accommodate lost
distal end volume as well as to assess distal contact while fitting a check socket.

Place the pad either in the distal end of the liner or in the distal end of the socket.

Note: For daily care, refer to Cleaning and Care instructions.

Iceross Seal-In" Socks
The device is intended to be used for accommodating residual limb volume reduction.
If the patient experiences compromised suspension caused by residual limb volume fluctuations,
one or more sock can be pulled over the liner to restore socket fit.
Caution: If volume fluctuation cannot be adequately compensated for by this means, the socket
will need to be remade to suitably reduced dimensions.
+ Invert the seal completely in the distal direction (Fig. 10).
« Pull the device over the inverted seal until the distal end of the sock is level with the
proximal border of the seal (Fig. 11).
+ Reflect the seal over the end of the sock (Fig. 12).
« Don the prosthesis as normal.
Caution: Loss of suspension may be encountered if a sock is placed over the seal.
Machine wash at max 40°C with light-colored fabric. Do not tumble dry.

REPORT OF SERIOUS INCIDENT
Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant
authorities.

DISPOSAL
The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national
environmental regulations.

LIABILITY

Ossur prosthetic devices are designed and verified to be safe and compatible in combination with
each other and custom-made prosthetic sockets with Ossur adapters, and when used in
accordance with their intended use.



Ossur does not assume liability for the following:
+ Device not maintained as instructed by the instructions for use.
+ Device assembled with components from other manufacturers.
« Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

DEUTSCH
Medizinprodukt

BESCHREIBUNG

Bei dem Produkt handelt es sich um einen transtibialen Liner aus Silikon, der den Stumpf bedeckt
und eine Kontaktfléche zwischen dem Stumpf und dem Schaft der Prothese bietet. Das Produkt
bildet ein Aufhangungssystem, bei dem unterhalb der Dichtungsebene eine distale
Vakuumkammer entsteht, die den Stumpf zuverldssig in der Prothese aufhéngt.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist eine prothetische Schnittstelle mit Befestigungoptionen, die als Teil eines
Systems verwendet werden soll, das eine fehlende untere Extremitét ersetzt.

Die Eignung des Produkts fiir die Prothese und den Patienten muss von einer
orthopédietechnischen Fachkraft beurteilt werden.

Das Produkt darf nur von einer orthopadietechnischen Fachkraft angelegt und angepasst
werden.

Indikationen fiir die Verwendung und Ziel-Patientengruppe

+ Verlust der GliedmaRen untere Extremitdt, Amputation oder Fehlbildung

+ Keine bekannten Kontraindikationen
Das Produkt ist fiir den Einsatz bei geringer bis extremer Belastung, z. B. beim Gehen, Laufen und
Sport.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Die Verwendung einer Prothese fiir eine untere Extremitat birgt ein inharentes
Sturzrisiko samt der damit verbundenen Verletzungsgefahr.

Die orthopadietechnische Fachkraft sollte den Patienten iiber alle in diesem Dokument
genannten Aspekte informieren, die fiir die sichere Verwendung dieses Produkts erforderlich
sind.

Warnung: Wenn sich die Funktionsweise des Produkts verandert, die Funktion beeintréchtigt ist
oder wenn das Produkt Anzeichen von Beschadigung oder Verschleil aufweist, die einer
ordnungsgeméfen Verwendung entgegenstehen, darf der Anwender das Produkt nicht
weiterverwenden und muss sich an eine orthopadietechnische Fachkraft wenden.

Warnung: Eine unsachgeméfe Verwendung des Produkts kann zu einem potenziellen
Nachlassen des Haftvermagens fiihren.

Warnung: Das Gerét darf nicht bei Patienten mit drastischen Volumenénderungen innerhalb
kurzer Zeit verwendet werden, die 10 ply iiberschreiten.

Vorsicht: Mogliche Nebenwirkungen sind Hautreizungen/-reaktionen.

Vorsicht: Das Produkt darf nicht mit Glas, Karbonfasern oder anderen Fremdpartikeln in Kontakt
kommen. Waschen allein reicht mdglicherweise nicht aus, um das Problem zu beseitigen. Das
Produkt muss an die orthopadietechnische Fachkraft zuriickgegeben werden, wenn es
unbeabsichtigt Fremdstoffen oder Chemikalien ausgesetzt war.

Dieses Produkt ist nur fiir die individuelle Anwendung am einzelnen Patienten bestimmt.

PRODUKTAUSWAHL

Bei einem Transtibial-Liner wird die richtige GroRe bestimmt, indem Sie das Knie leicht beugen,
damit die Weichteile herunterhdngen kdnnen.

So bestimmen Sie die richtige GroRe:



+ Messen Sie den Umfang des Stumpfes 4 cm vom distalen Ende entfernt (Abb. 1).
« Wahlen Sie die entsprechende ProduktgroBe. Wenn es fiir die gemessenen Werte keine
entsprechende ProduktgrdBe gibt, runden Sie das MaR ab.

Hinweis: Wahlen Sie keine ProduktgroBe, die das MaB iiberschreitet. Sie diirfen also nicht
aufrunden.
Vorsicht: Eine zu kleine/straffe Vorrichtung kann zu Pumpen, Taubheit oder Blasenbildung
fiihren oder eine iiberméBige Ringspannung von der Dichtung auf den Stumpf erzeugen.
Vorsicht: Bei Auswahl einer zu groBen/lockeren GroBe des Produkts kann es zu vermehrter
SchweiBbildung und Rotation der Extremitat im Produkt kommen, was zu Blasenbildung und
Hautausschldgen fiihren kann.
Der Patient ist anzuweisen, sofort eine orthopédietechnische Fachkraft zu kontaktieren, wenn er
eines der vorstehend genannten Symptome oder andere Anzeichen fiir eine unsachgeméRe
PaBform feststellt.
Warnung: Das Produkt darf nicht von Patienten mit einem extrem kurzen Stumpf verwendet
werden.

« Seal-In V mit Standardprofil: 9-12 cm je nach ProduktgroBe.

+ Seal-In V mit hohem Profil: 13—15 cm je nach ProduktgrdBe.
Die Stumpflénge wird wie folgt gemessen:

« Unterschenkel (transtibial): Von der Patellasehnenmitte bis zum distalen Ende

ANWEISUNGEN ZUM ANLEGEN

Vorsicht: Das Produkt muss vor dem Anpassen griindlich auf Mangel iiberpriift werden.

Anweisungen zum Kiirzen

Das Produkt kann zur Steigerung des Bewegungsumfangs oder Anpassung an die Praferenzen des
Anwenders gekiirzt werden (Abb. 2). Der Iceross Curvemaster ist ein empfohlenes Werkzeug, das
speziell entwickelt wurde, um beim Kiirzen eine glatte, abgerundete Kante zu erzielen.

Vorsicht: Schneiden Sie das Gerat nicht unterhalb des Matrizenniveaus, durch die Dichtung(en)
oder unterhalb der proximalen Trim-Linien des Schaftes. UberméRiges Kiirzen kann die
Saugwirkung zwischen dem Produkt und der Extremitat reduzieren und dadurch die Haftung
beeintrachtigen.

Leitlinien fiir die Konstruktion von Schdften
Empfohlene Schaftmaterialien zur Gewdhrleistung einer langfristigen Dichtungsfunktion:

« Alle PETG-Materialien

« Laminierte Schafte

« Thermoplastische Innenschaftmaterialien mit einer glatten Oberflache
Die Innenfldche des Schafts muss unabhéngig vom Schaftmaterial luftdicht und méglichst glatt sein.
Um eine mdglichst glatte Oberflédche auf dem Gipspositivmodell zu erreichen, empfiehlt es sich,
zum abschlieBenden Glétten ein feines Schleifmittel zu verwenden, gefolgt von Silikonspray.
Die Verwendung eines weichen/glatten Materials fiir die Auskleidung des Schafts verlangert die
Dichtfunktion des Produkts.
Ein Einwegventil mit Freigabefunktion wie die Icelock-Serie 500 oder 544 ist fiir die einwandfreie
Funktion der Dichtungsaufhdngung unerldsslich. Das Schaftventil muss so weit distal wie
maoglich positioniert werden, mindestens unterhalb der Dichtung.
Das Gerét ist Unity"-kompatibel.

Schaftanpassung
Die einwandfreie Funktion des Produkts héngt von der Passform des Schafts ab. Deshalb sind die
richtige Herstellung und Schaftgestaltung fiir das erreichbare MaB an Haftung, Kontrolle und
Komfort von groBter Bedeutung.
Bei der Uberpriifung der Schaftpassform sollte die folgende Checkliste verwendet werden:

« Vollstandiger Kontakt zwischen den Dichtlippen und der Schaftinnenwand.

+ Keine Entwicklung von Lufttaschen, wenn der Patient die Prothese anlegt.

« Kein Pumpen im Schaft

+ Keine sichtbare Bewegung beim Ziehen an der Prothese.



« Vollstandige Bewegung ohne Beeintrachtigung der distalen Haftung méglich.
Vorsicht: Sollte das Feedback des Anwenders darauf hindeuten, dass eine oder mehrere der
vorstehenden Bedingungen nicht erfiillt sind, muss der Schaft entsprechend anders angepasst
oder neu gefertigt werden.

VERWENDUNG

Anlegen

Vorsicht: Tragen Sie unmittelbar vor dem Anlegen des Produkts keine Lotion auf den Stumpf auf.
Um eine Beschadigung des Produkts zu vermeiden, muss der Stumpf sauber und trocken sein.
Vorsicht: Offene Wunden oder geschddigte Haut mit einem Pflaster oder einem anderen
geeigneten Wundverband abdecken, um einen direkten Kontakt zwischen der Wunde und dem
Produkt zu verhindern.

Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass das Produkt von innen sauber, trocken und frei von
Fremdkorpern ist, die zu Hautreizungen fiihren konnen.

Einsetzen des Liners

1. Drehen Sie die Dichtung in distale Richtung um.

2. Fassen Sie die Spitze des Produkts an der Innenseite und stiilpen Sie diese iiber die Hand, bis
die Innenflache vollstandig sichtbar ist (Abb. 3). Achten Sie darauf, das Produkt nicht mit
Fingerndgeln zu beschadigen.

3. Nachdem das distale Ende des Produkts so weit wie maglich freigelegt wurde, das Produkt
gegen das distale Ende des Stumpfs positionieren (Abb. 4).

4. Rollen Sie das Produkt mit leichtem Druck vollsténdig nach oben auf die Extremitat (Abb. 5).
Vorsicht: Zerren oder ziehen Sie nicht am oberen Ende des Liners, wenn Sie das Produkt
nach oben auf die Extremitét rollen. Dies kann zu Spannungen auf der Haut fiihren und
Blasen oder Hautausschldge verursachen.

5. Vergewissern Sie sich, dass keine Lufteinschliisse vorhanden sind. Wenn Lufteinschliisse
gefunden werden, ziehen Sie das Produkt erneut an.

6. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung korrekt und waagerecht am gesamten Umfang sitzt
(Abb. 6).

Anlegen des Schafts
1. Bespriihen Sie die Dichtung am gesamten Umfang und im Inneren des Schafts leicht mit
Iceross” Clean & Simple Schmierspray oder dhnlichem, um einen reibungslosen Einzug zu
gewahrleisten (Abb. 7).
Warnung: Tragen Sie das Gleitmittelspray nicht auf die Haut auf. Vermeiden Sie den Kontakt
mit den Augen.
2. Richten Sie die Prothese aus und schieben Sie sie unter AusstoB von Luft in den Schaft (Abb. 8).

Hinweis: Wenn die Dehnung der Haut als eher einseitig empfunden wird, ist die Schmierung
maoglicherweise nicht gleichméBig iiber den gesamten Umfang der Dichtung verteilt.
Hinweis: Wenn beim Anziehen der Prothese Schwierigkeiten auftreten, wird moglicherweise
mehr Gleitmittel bendtigt, oder das Ventil ist blockiert.

Reinigung und Pflege

Die tégliche Reinigung des Stumpfes ist unerldsslich. Hierfiir wird die Verwendung einer milden,
pH-neutralen und absolut duft- und farbstofffreien Fliissigseife empfohlen. Bei trockener Haut
eine pH-neutrale, absolut duft- und farbstofffreie Lotion auftragen, um die Haut zu pflegen und
weich zu machen.

Reinigen Sie das Produkt taglich nach dem Gebrauch und vor dem ersten Gebrauch.
- Wenden Sie das Produkt nach auBen (Abb. 3).
+ Das Produkt unter Verwendung einer pH-neutralen, absolut duft- und farbstofffreien
Fliissigseife waschen.
« Nach dem Waschen das Produkt griindlich mit warmem Wasser abspiilen (Abb. 9) und auf
beiden Seiten mit einem fusselfreien Tuch trocken tupfen.



« Das Produkt kann auch mit einem milden Waschmittel und bei geringer Schleuder-Drehzahl in
der Maschine gewaschen werden (40 °C). Weichspiiler, Bleichmittel und andere Produkte/
Reinigungsldsungen konnen das Produkt schédigen und diirfen nicht verwendet werden.

« Das Gerdt muss vor der Wiederverwendung iiber Nacht getrocknet werden.

« Bringen Sie das Produkt immer sofort nach der Reinigung in seine neutrale Position. Das
Produkt nicht in gewendetem Zustand aufbewahren, da es hierdurch beschadigt werden kann.

« Das Gerat sollte nicht iberméBiger Hitze oder Sonnenlicht ausgesetzt werden.

« Die Dichtung muss vor der Verwendung sauber und frei von Schmutz sein.

Warnung: UbermaRiges Schwitzen kann die Stabilitdt und/oder Haftung beeintréchtigen.
Entfernen Sie ggf. das Produkt, und trocknen Sie sowohl das Produkt als auch den Stumpf ab.
Vorsicht: Die Hautgesundheit sollte taglich iiberwacht werden. Stellen Sie bei abnormalen
Symptomen die Verwendung des Produkts ein und wenden Sie sich sofort an die
orthopadietechnische Fachkraft.

Vorsicht: Beachten Sie, dass viele gangige Haushalts- oder Badeprodukte — einschlieBlich
Seifen, Deos, Parfiims, Scheuermittel, Aerosol- oder Alkoholsprays — Hautreizungen verursachen
oder dazu beitragen kénnen.

Vorsicht: Waschen Sie das Produkt nach Kontakt mit Salz- und/oder Chlorwasser mit klarem
Wasser ab.

Umgebungsbedingungen

Mit entsprechender Vorsicht kann das Produkt mit wasserfesten Passteilen verwendet werden.
Warnung: Nach einem Eintauchen in Wasser muss das Produkt ausgezogen werden, und der
Stumpf sowie die Liner-Haut-Kontaktschicht und der Schaft sind vor dem Gehen zu trocknen.
Warnung: Die Haftung wird beeintrachtigt, wenn Wasser zwischen Haut und Produkt bzw.
zwischen Dichtungsring und Schaft gelangt.

Vorsicht: Haufiger Kontakt mit Salz- und/oder gechlortem Wasser kann die Haltbarkeit des
Produkts beeintréchtigen.

ZUSATZLICHE PRODUKTE
Die folgenden Zubehbrteile kinnen in Verbindung mit Ossur-Dichtungslinern verwendet werden.
Weitere Informationen, z. B. GréBenbestimmung, finden Sie im Ossur-Katang.

Iceross’ Distal Cup

Das Produkt ist eine prothetische Schnittstelle, die als Teil eines Systems verwendet werden soll,
das eine fehlende untere Extremitét ersetzt.

Das Produkt hietet weiteres Abpolstern filr distal konische Extremitdten mit schlechter
Weichteilabdeckung. Es passt sich dem Stumpf an und kann daher als Fiillelement verwendet werden,
um einen vollstandigen Kontakt zwischen dem Liner aus Silikon und dem Stumpf zu gewahrleisten.

So passen Sie das Produkt richtig an:
1. Den Stumpfumfang 4 cm oberhalb des distalen Endes des Stumpfes messen (Abb. 1).

. Wahlen Sie ein Produkt, das eine oder zwei GroBen kleiner als das Mal ist.

. Rollen Sie das Produkt direkt iiber die Extremitat.

. Wenn Sie einen Liner in Kombination mit einem Distal Cup verwenden, sollte das Liner-
MaBnhemen mit dem Distal Cup durchgefiihrt werden (d. h. iiber dem Distal Cup).

. Wahlen Sie die richtige LinergroRe basierend auf dem Mal, das mit dem aufgesetzten Distal
Cup ermittelt wurde.

Hinweis: Informationen zur taglichen Pflege finden Sie in den Anweisungen zur Reinigung und

Pflege.
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Iceross’ Pads

Das Produkt ist eine prothetische Schnittstelle, die als Teil eines Systems verwendet werden soll,
das eine fehlende untere Extremitat ersetzt.

Das Produkt kann zur prothetischen Volumenkontrolle verwendet werden, um verloren
gegangenes distales Endvolumen voriibergehend auszugleichen und um den distalen Kontakt
beim Anpassen eine Testschaftes zu beurteilen.



Legen Sie das Polster entweder in das distale Ende des Liners oder in das distale Ende des Schaftes.

Hinweis: Informationen zur téglichen Pflege finden Sie in den Anweisungen zur Reinigung und
Pflege.

Iceross Seal-In" Socken
Das Produkt ist fiir die Anpassung bei Stumpfvolumenreduktion vorgesehen.
Wenn der Patient aufgrund von Stumpfvolumenschwankungen eine beeintréchtigte
Aufhdngung erfahrt, kdnnen ein oder mehrere Striimpfe iiber den Liner gezogen werden, um die
Schaftpassform wiederherzustellen.
Vorsicht: Wenn Schwankungen des Stumpfvolumens auf diese Weise nicht angemessen
kompensiert werden konnen, muss der Schaft mit entsprechend reduzierten MaBen neu
angefertigt werden.

« Drehen Sie die Dichtung vollsténdig in distale Richtung um (Abb. 10).

« Ziehen Sie das Gerat iiber die umgedrehte Dichtung, bis das distale Ende des Strumpfes auf

gleicher Hohe mit dem proximalen Rand der Dichtung ist (Abb. 11).

« Reflektieren Sie die Dichtung iiber das Ende der Socke (Abb. 12).

+ Ziehen Sie die Prothese wie gewohnt an.
Vorsicht: Es kann zu einem Verlust der Aufhangung kommen, wenn eine Socke iiber die
Dichtung gestiilpt wird.
Maschinenwdsche bei max. 40 °Cmit hellen Textilien. Nicht im Trockner trocknen.

BERICHT UBER EINEN SCHWEREN ZWISCHENFALL
Jeder schwerwiegende Vorfall in Bezug auf das Produkt muss dem Hersteller und den
zustandigen Behdrden gemeldet werden.

ENTSORGUNG
Das Gerét und die Verpackung sind geméR den vor Ort geltenden oder nationalen Vorschriften
umweltgerecht zu entsorgen.

HAFTUNG

Ossur-Prothetik-Produkte sind auf Sicherheit und Kompatibilitit in Kombination untereinander
und mit individuell angefertigten Prothesenschéften mit Ossur-Adaptern und
bestimmungsgeméfBer Verwendung ausgelegt und gepriift.

Ossur iibernimmt in den folgenden Fallen keine Haftung:
« Das Gerdt wird nicht gemaR der Gebrauchsanweisung gewartet.
« Das Gerdt wird mit Bauteilen anderer Hersteller montiert.
- Das Produkt wird nicht gemaB den Empfehlungen in Bezug auf Einsatzbedingungen,
Anwendung oder Umgebung verwendet.

FRANCAIS

Dispositif médical

DESCRIPTION

Le dispositif est un manchon en silicone tibial qui recouvre le membre résiduel et assure une
interface entre le membre résiduel et I'emboiture de la prothése. Le dispositif forme un systéme
de suspension dans lequel une chambre de vide distale est créée au-dessous du niveau de la
collerette qui garantit la suspension fiable du moignon dans la prothése.

UTILISATION PREVUE
Le dispositif est une interface prothétique avec propriétés de suspension destinée a étre utilisée
dans le cadre d'un systéme qui remplace un membre inférieur manquant.



L'adéquation du dispositif a la prothése et au patient doit étre évaluée par un professionnel de santé.
Le dispositif doit &tre mis en place et ajusté par un professionnel de santé.

Indications d'utilisation et population cible de patients

« Amputation ou déficience d'un membre inférieur

« Aucune contre-indication connue
Le dispositif est prévu pour des activités d'impact élevé a extréme, par exemple la marche, la
course et les activités sportives.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Avertissement : |'utilisation d'une prothése de membre inférieur entraine un risque inhérent de
chute pouvant entrainer des blessures.

Le professionnel de santé doit donner au patient toutes les informations contenues dans ce
document nécessaires a l'utilisation de ce dispositif en toute sécurité.

Avertissement : si la fonctionnalité du dispositif change ou diminue, ou si le dispositif présente
des signes de dommages ou d'usure I'empéchant de fonctionner normalement, le patient doit
cesser de ['utiliser et contacter un professionnel de santé.

Avertissement : une mauvaise utilisation du dispositif peut entrainer une perte de suspension.
Avertissement : e dispositif ne doit pas étre utilisé par des patients présentant des variations
de volume importantes dans un laps de temps trés court, de plus de 10 pli.

Attention : les effets secondaires potentiels sont des problémes d'irritation/réaction cutanée.
Attention : le dispositif ne doit pas entrer en contact avec du verre, des fibres de carbone ou
d'autres particules étrangéres. Laver le dispositif seul ne suffira pas pour remédier a ce probléme.
Le dispositif doit étre rapporté au professionnel de santé s'il a été accidentellement exposé a des
substances ou a des produits chimiques étrangers.

Le dispositif est destiné a un seul patient.

CHOIX DU DISPOSITIF
Pour un manchon tibial, la bonne taille est déterminée en pliant Iégérement le genou, en laissant
pendre les tissus mous.
Pour déterminer la bonne taille :

+ Mesurer la circonférence du membre résiduel a 4 cm de I'extrémité distale (Fig. 1)

« Choisir la taille de dispositif correspondante. Sila mesure prise n'a pas de taille de dispositif

correspondante, arrondir a la mesure inférieure.

Remarque : ne pas choisir une taille de dispositif supérieure a la mesure (ne pas arrondir a la
mesure supérieure).
Attention : un dispositif trop petit/serré peut entrainer un pistonnage, un engourdissement ou
la formation d'ampoules, ou entrainer une tension excessive de I'anneau sur le membre résiduel
au niveau du joint.
Attention : un dispositif trop large/desserré peut entrainer une transpiration excessive et un
frottement du moignon a l'intérieur du dispositif, ce qui peut provoquer des ampoules et des
éruptions cutanées.
En cas d'apparition de ces symptomes ou de tout signe indiquant que le manchon n'est pas
correctement ajusté, le patient doit immédiatement contacter un professionnel de santé.
Avertissement : le dispositif ne doit pas étre utilisé par des patients présentant un membre
résiduel extrémement court.

« Seal-InV a profil standard : 9 & 12 cm selon la taille du dispositif.

« Seal-InV a profil haut : 13 a 15 cm selon la taille du dispositif.
Lalongueur du membre résiduel est mesurée de la maniére suivante :

« Tibiale : du milieu du tendon rotulien a I'extrémité distale.

INSTRUCTIONS DE POSE
Attention : le dispositif doit étre minutieusement inspecté pour détecter tout défaut avant son
adaptation.



Instructions de pose

Il est possible de découper le dispositif afin d'augmenter 'amplitude articulaire ou pour répondre
aux préférences du patient (Fig. 2). L'lceross Curvemaster est un outil recommands, il est
spécialement congu pour obtenir un bord lisse et arrondi lors de la découpe.

Attention : ne pas couper le dispositif sous la matrice, a travers le(s) joint(s) ou sous la ligne de
découpe proximale de I'emboiture. Une découpe excessive peut réduire I'effet d'aspiration entre
e dispositif et le moignon et compromettre la suspension.

Recommandations de construction de I'emboiture
Matériaux d'emboiture recommandés pour garantir le fonctionnement a long terme du joint :

+ Matériaux 100 % PETG

+ Emboitures laminées

+ Matériaux thermoplastiques de la paroi interne de I'emboiture a surface lisse
La surface interne de I'emboiture doit étre étanche a l'air et aussi lisse que possible, quel que soit
le matériau qui la compose.
Pour disposer d'une surface aussi lisse que possible sur le modéle positif en platre, il est
recommandé d'utiliser un abrasif a grains fins pour le lissage final, puis de vaporiser du silicone.
L'utilisation d'un matériau de revétement lisse/doux pour I'emboiture prolonge la durée de vie du
dispositif en termes d'étanchéité.
L'utilisation d'une valve unidirectionnelle avec fonction de déverrouillage telle que les gammes
Icelock 500 ou 544 est essentielle au bon fonctionnement de la suspension du Seal. La valve de
I'emboiture doit étre placée dans la position la plus distale possible, au moins en dessous du Seal.
Le dispositif est compatible avec Unity".

Adaptation de I'emboiture
Le bon fonctionnement du dispositif dépend de la bonne pose de I'emboiture. Il est essentiel pour
le confort, le contrdle et la suspension du manchon, que I'emboiture soit bien congue.
La liste de controle suivante doit étre utilisée lors de la vérification de la pose de I'emboiture :
« Lesanneaux d'étanchéité doivent étre entierement en contact avec la paroi interne de
I'emboiture.
+ Aucune poche d'air ne se développe lorsque le patient installe la prothése.
+ Pas de pistonnage dans I'emboiture
« Absence de mouvement visible lorsque I'on tire sur la prothése.
+ Mouvement complet possible sans compromettre la suspension.
Attention : si la vérification indique que I'une des conditions ci-dessus n'est pas satisfaite,
I'emboiture doit étre ajustée ou refaite en conséquence.

UTILISATION

Mise en place

Attention : ne pas appliquer de lotion sur le membre résiduel immédiatement avant de mettre
en place le dispositif. Pour éviter d'endommager le dispositif, le membre résiduel doit étre propre
etsec.

Attention : les plaies ouvertes et les Iésions cutanées doivent étre recouvertes avec un pansement,
ou tout autre élément approprié, afin d'empécher tout contact direct entre la plaie et le dispositif.
Attention : s'assurer que I'intérieur du dispositif est propre, sec et exempt de tout objet étranger
qui pourrait entrainer une irritation cutanée.

Mise en place du manchon

1. Retourner le joint dans le sens distal.

2. Saisir le haut du dispositif par I'intérieur et le faire glisser sur la main jusqu'a ce que la surface
interne soit complétement exposée (Fig. 3). Veiller a ne pas endommager le dispositif avec
les ongles.

3. Aprés avoir exposé la plus grande partie possible de I'extrémité distale du dispositif, la
positionner contre I'extrémité distale du membre résiduel (Fig. 4).

4. En exercant une Iégére compression, faire rouler le dispositif jusqu'en haut sur le membre
résiduel (Fig. 5).



Attention : ne pas tirer sur I'extrémité supérieure du manchon lors du déroulement du
dispositif jusqu'en haut du membre. Cela peut entrainer une tension sur la peau, provoquant
ainsi des ampoules ou des éruptions cutanées.

5. S'assurer qu'il n'y a pas de poche dair. En cas de poches d'air, réappliquer le dispositif.

6. S'assurer que le Seal repose correctement et horizontalement sur toute sa circonférence
(Fig. 6).

Chaussage de I'emboiture
1. Vaporiser Iégérement le joint sur toute sa circonférence et a I'intérieur de I'emboiture avec
un spray lubrifiant Iceross” Clean & Simple ou un produit similaire pour une mise en place
facile (Fig. 7).
Avertissement : ne pas vaporiser le spray lubrifiant sur la peau. Eviter tout contact avec les
yeux.
2. Aligner la prothése et pousser dans I'emboiture en évacuant I'air (Fig. 8).

Remarque : sil'étirement de la peau est davantage ressenti d'un coté, il est possible que la
lubrification ne soit pas répartie uniformément sur toute la circonférence du Seal.
Remarque : en cas de difficultés lors de la mise en place de la prothese, il faudra peut-étre
utiliser davantage de lubrifiant, ou la valve est bloquée.

Nettoyage et entretien
Le nettoyage quotidien du membre résiduel est essentiel. Nous recommandons I'utilisation d'un
savon liquide doux au pH neutre, sans parfum et sans colorant. En cas de sécheresse cutanée,

appliquez une lotion au pH neutre, sans parfum et sans colorant pour hydrater et adoucir la peau.

Nettoyer le dispositif chaque jour apres utilisation et avant la premiére utilisation.

+ Retourner le dispositif (Fig. 3).

« Lelaveravecun savon liquide doux au pH neutre, sans parfum et sans colorant.
Aprés le lavage, rincer soigneusement le dispositif avec de I'eau tiede (Fig. 9), et le sécher en
le tamponnant sur les deux faces avec un chiffon non pelucheux.
Il est également possible de laver le dispositif en machine (40 °C) avec un détergent doux et
a une vitesse d'essorage faible. L'eau de Javel, les adoucissants textiles et autres produits/
solutions de nettoyage peuvent endommager le dispositif et ne doivent pas étre utilisés.
Le dispositif doit étre laissé a sécher pendant la nuit avant d'étre réutilisé.
Toujours remettre le dispositif a son état neutre immédiatement aprés nettoyage. Ne pas le
ranger a l'envers, car cela pourrait endommager le dispositif.
Le dispositif ne doit pas étre exposé a une chaleur excessive ou a la lumiére du soleil.
Le joint doit tre propre et exempt de saleté avant toute utilisation.

Avertissement : une transpiration excessive peut compromettre la stabilité et/ou la suspension.

Retirer le dispositif et le sécher ainsi que le membre résiduel, au besoin.

Attention : la santé de la peau doit étre surveillée quotidiennement. En cas de symptomes
anormauyx, cesser d'utiliser le dispositif et contacterimmédiatement un professionnel de santé.
Attention : |'utilisateur doit savoir que les autres produits ménagers ou produits d'hygiéne
courants, comme des savons, des déodorants, des parfums, des aérosols, des vaporisateurs

a base d'alcool ou des nettoyants abrasifs, peuvent causer ou favoriser une irritation cutanée.
Attention : apres tout contact avec de I'eau salée et/ou chlorée, laver le dispositif a I'eau claire.

Conditions environnementales

Le dispositif peut étre utilisé en toute sécurité, avec précaution, avec des composants étanches.
Avertissement : aprés avoir immergé le dispositif dans I'eau, il doit étre retiré, et le membre résiduel
ainsi que la couche en contact avec la peau et I'emboiture doivent étre séchés avant 'ambulation.
Avertissement : [a suspension est compromise si de I'eau pénétre entre la peau et le dispositif
ou le joint et I'emboiture.

Attention : une exposition fréquente a de I'eau salée et/ou chlorée peut affecter la durabilité du
dispositif.



DISPOSITIFS SUPPLEMENTAIRES

Les accessoires suivants peuvent étre utilisés avec les manchons Ossur Seal-In.
Se reporter au catalogue Ossur pour en savoir plus, par exemple sur les tailles.

Distal Cup Iceross’

Le dispositif est une interface prothétique destinée a étre utilisée dans le cadre d'un systéme qui
remplace un membre inférieur manquant.

Le dispositif offre une épaisseur supplémentaire pour les membres a extrémité distale conique
dont la couverture des tissus mous est mauvaise. Il s'adapte au membre résiduel et peut donc étre
utilisé comme élément de rembourrage pour garantir un contact total entre le manchon en
silicone et le membre résiduel.

Pour bien adapter le dispositif :

1. Mesurer la circonférence du moignon 4 cm au-dessus de I'extrémité distale (Fig. 1).

2. Choisir un dispositif une ou deux tailles plus petites que la mesure.

3. Dérouler le dispositif directement sur le membre résiduel.

4. Lors de I'utilisation d'un manchon avec une Distal Cup, la mesure du manchon doit étre prise

avec la Distal Cup en place (c'est-a-dire sur la Distal Cup).

5. Choisirla bonne taille de manchon en fonction de la mesure obtenue avec la Distal Cup en place.
Remarque : pour effectuer I'entretien quotidien du dispositif, se reporter aux instructions de
nettoyage et d'entretien.

Coussins Iceross”

Le dispositif est une interface prothétique destinée a étre utilisée dans le cadre d'un systeme qui
remplace un membre inférieur manquant.

Le dispositif peut étre utilisé pour la gestion du volume prothétique afin de compenser
temporairement toute perte de volume a I'extrémité distale ainsi que pour évaluer le contact

a l'extrémité distale lors de |'adaptation d'une emboiture de vérification.

Placer le coussin soit dans I'extrémité distale du manchon, soit dans I'extrémité distale de
I'emboiture.

Remarque : pour effectuer I'entretien quotidien du dispositif, se reporter aux instructions de
nettoyage et d'entretien.

Iceross Seal-In" Socks
Le dispositif est destiné a étre utilisé pour permettre une réduction du volume du membre
résiduel.
Sile patient remarque une dégradation de la suspension causée par des fluctuations de volume
du membre résiduel, une ou plusieurs chaussettes peuvent étre enfilées sur le manchon pour
retrouver une bonne adaptation de I'emboiture.
Attention : s'il n'est pas possible de compenser correctement la variation de volume de cette
maniére, I'emboiture doit étre refaite a des dimensions convenablement réduites.

« Retourner complétement le joint dans le sens distal. (Fig. 10).

« Tirer le dispositif sur le joint retourné jusqu'a ce que I'extrémité distale de la chaussette soit au

niveau du bord proximal du joint (Fig. 11).

« Replacer le joint sur I'extrémité de la chaussette (Fig. 12).

+ Mettre en place la prothése normalement.
Attention : une perte de suspension peut survenir si une chaussette est placée sur le joint.
Laver en machine a 40 °Cmaximum avec les textiles de couleur claire. Ne pas sécher en séche-linge.

SIGNALER UN INCIDENT GRAVE
Tout incident grave concernant le dispositif doit étre signalé au fabricant et aux autorités
compétentes.

MISE AU REBUT

Le dispositif et I'emballage doivent étre mis au rebut conformément aux réglementations
environnementales locales ou nationales en vigueur.



RESPONSABILITE

La fiabilité et la compatibilité des dispositifs prothétiques Ossur entre eux et avec les emboitures
prothétiques sur mesure équipées d'adaptateurs Ossur, lorsqu'ils sont utilisés conformément

a leur utilisation prévue, sont vérifiées.

Ossur décline toute responsabilité dans les cas suivants :
« Ledispositif n'est pas entretenu comme indiqué dans les instructions d'utilisation.
« Ledispositif est assemblé avec des composants d'autres fabricants.
- Le dispositif utilisé en dehors du cadre recommandé concernant les conditions d'utilisation,
I'application ou I'environnement.

ESPANOL

Producto sanitario

DESCRIPCION

El dispositivo es un liner de silicona transtibial que cubre el mufién y proporciona una interfaz
entre el muiidn y el encaje de la prétesis. El dispositivo forma un sistema de suspension en el que
se crea una camara de vacio distal por debajo del nivel de la membrana, que suspende el mufién
en la protesis de forma fiable.

USO PREVISTO

El dispositivo es una interfaz protésica con propiedades de suspension disefiado para utilizarse
como parte de un sistema que reemplaza una extremidad inferior ausente.

La compatibilidad del dispositivo con la protesis y el paciente debe ser evaluada por un
profesional sanitario.

El dispositivo debe colocarlo y ajustarlo un profesional sanitario.

Indicaciones de uso y poblacion de pacientes objetivo

« Pérdida, amputacion o deficiencia de extremidades inferiores

« Sin contraindicaciones conocidas
El dispositivo es para uso de impacto bajo a extremo, por ejemplo, caminar, correr y practicar
deportes.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Advertencia: El uso de un dispositivo protésico de extremidad inferior conlleva un riesgo
inherente de caida que puede provocar lesiones.

El profesional sanitario debe informar al paciente sobre todo lo que se requiere en este
documento para el uso sequro de este dispositivo.

Advertencia: Si se produce un cambio o una pérdida en la funcionalidad del dispositivo o si el
dispositivo muestra signos de dafio o desgaste que dificultan sus funciones normales, el paciente
debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.
Advertencia: El uso incorrecto del dispositivo puede ocasionar la pérdida de la suspension.
Advertencia: El dispositivo no es adecuado para pacientes con cambios drasticos de volumen en un
periodo corto de tiempo, que exceda 10 capas.

Precaucion: Los posibles efectos secundarios son irritacion de la piel y problemas de reaccion.
Precaucidn: El dispositivo no debe entrar en contacto con vidrio, fibras de carbono u otras
particulas extrafias. El lavado puede no ser suficiente para eliminar el problema. Si el dispositivo
se expone a sustancias extrafas o productos quimicos, debe devolverse al profesional sanitario.
El dispositivo ha sido disefiado para el uso de un solo paciente.

SELECCION DEL DISPOSITIVO
Para un liner transtibial, el tamafio correcto se determina doblando ligeramente la rodilla
y permitiendo que el tejido blando cuelgue hacia abajo.



Para determinar el tamafio correcto:

+ Mida el contorno del mufién a 4 cm del extremo distal (Fig. 1)

« Elija el tamafio de dispositivo correspondiente. Si la cantidad de la medicién no tiene un

tamano de dispositivo correspondiente, redondee la cantidad hacia abajo.

Nota: No elija un tamafio de dispositivo por encima de la cantidad, es decir, no redondee hacia
arriba.
Precaucion: Un dispositivo demasiado pequefio o apretado puede dar lugar a pistoneo,
entumecimiento 0 ampollas, o producir una tension excesiva del anillo en el mufién a causa de la
membrana.
Precaucion: La eleccion de un tamaiio demasiado grande o suelto, puede dar lugar a un
aumento de la transpiracion y el movimiento del mufion en el interior del dispositivo, lo que daria
lugar a ampollas y erupciones cutdneas.
Si experimenta alguno de estos sintomas o cualquier otra indicacion de ajuste incorrecto, el
paciente debe ponerse en contacto con su profesional sanitario de forma inmediata.
Advertencia: El dispositivo no es adecuado para pacientes con un mufién extremadamente corto.

« Seal-InV estandar: 9-12 cm en funcion del tamario del dispositivo.

« Seal-InV de perfil alto: 13-15 cm en funcién del tamafio del dispositivo.
La longitud del mufién se mide como sigue:

« Transtibial: desde la mitad del tenddn rotuliano hasta el extremo distal.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Precaucion: El dispositivo debe inspeccionarse minuciosamente para detectar defectos antes de
su colocacion.

Instrucciones de recorte

El dispositivo puede recortarse para aumentar el rango de movimiento o segun la preferencia del
paciente (Fig. 2). El Iceross Curvemaster es una herramienta recomendada, que se ha disefiado
especificamente para producir un borde liso y redondeado al recortar.

Precaucion: No corte el dispositivo por debajo del nivel de la matriz, a través de la(s)
membrana(s) o por debajo de las lineas de corte proximales del encaje. Un recorte excesivo puede
reducir la succién entre el dispositivo y el mufién, y comprometer la suspensién.

Directrices de construccion del encaje
Materiales de encaje recomendados para garantizar la funcién de sellado a largo plazo:

+ Todos los materiales de PETG

« Encajes laminados

« Materiales del interior del encaje termopldsticos con superficie lisa
La superficie interna del encaje debe ser hermética y lo ms lisa posible, independientemente del
material del encaje.
Para lograr la superficie mas lisa posible en el modelo positivo de escayola, se recomienda el uso
de abrasivos finos en el acabado final, sequido de un espray de silicona.
El uso de un material de revestimiento del encaje blando y liso prolongara la funcién de sellado
del dispositivo.
Para el correcto funcionamiento de la suspension de la membrana, es esencial el uso de una
valvula unidireccional con funcién de liberacion, como la serie Icelock 500 0 544. La valvula del
encaje debe colocarse lo mds distalmente posible, por debajo de la membrana.
El dispositivo es compatible con Unity".

Ajuste del encaje
Lograr la funcion prevista del dispositivo depende del ajuste del encaje. El disefio correcto del
encaje es fundamental para lograr una buena suspensidn, control y comodidad.
Para comprobar el ajuste del encaje, se debe utilizar la siguiente lista de verificacion:
« Contacto total entre las membranas del dispositivo y la pared interna del encaje.
« No se crean bolsas de aire cuando el paciente carga la protesis.
« Sin pistoneo del encaje
+ No se produce movimiento al tirar de la protesis para colocarla.



+ Movimiento completo posible sin comprometer el vacio distal.
Precaucidn: Si se observa que no se cumple alguna de las condiciones anteriores, el encaje
deberd ajustarse o rehacerse en consecuencia.

Uso

Colocacion

Precaucion: No aplique locién al mufién inmediatamente antes de la colocacién del dispositivo.
Para evitar dafios al dispositivo, el mufién debe estar limpio y seco.

Precaucion: Las heridas abiertas o la piel dafiada deben cubrirse con una venda u otra
proteccién adecuada para evitar el contacto directo entre la piel y el dispositivo.

Precaucion: Asegrese de que el dispositivo esté limpio, seco y libre de objetos extrafios que
puedan causar irritacion de la piel.

Colocacion del liner

. Invierta la membrana en direccion distal.

2. Sujete la parte superior del dispositivo desde el interior y deslicelo sobre la mano hasta que
la superficie interna quede totalmente expuesta (Fig. 3). Tenga cuidado de no dafiar el
dispositivo con las ufias.

. Después de exponer el maximo extremo distal del dispositivo posible, coléquelo contra el

extremo distal del mufidn (Fig. 4).

Con una ligera compresion, desenrolle el dispositivo completamente hacia arriba sobre el

muiién (Fig. 5).

Precaucion: No tire ni tire del extremo superior del liner cuando haga desenrolle el

dispositivo hacia arriba sobre el mufidn. Esto crearia una tension sobre la piel que daria lugar

aampollas o erupciones.

. Compruebe que no se forman bolsas de aire. Si se observan bolsas de aire, vuelva a colocar el
dispositivo.

. Asegurese de que la membrana se asiente correcta y horizontalmente alrededor de todo el
contorno (Fig. 6).
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Colocacion del encaje
1. Rocie ligeramente la membrana en toda su circunferencia y el interior del encaje con el
aerosol lubricante Iceross” Clean & Simple o similar para que se deslice suavemente al
colocarlo (Fig. 7).
Advertencia: No aplique el aerosol lubricante sobre la piel. Evite el contacto con los ojos.
2. Alinee la prétesis e introdiizcala en el encaje expulsando el aire (Fig. 8).

Nota: Sila piel estd mds estirada en uno de los lados, es posible que la lubricacidn no esté
distribuida de manera uniforme alrededor de toda la membrana.

Nota: Si tiene dificultades al colocarse la prétesis, es posible que se necesite mas lubricante
0 que la valvula esté bloqueada.

Limpieza y cuidado

La limpieza diaria del mufidon es fundamental. Se recomienda el uso de un jabén liquido suave con un
pH equilibrado y 100 % libre de fragancias y colorantes. Sila piel esté seca, aplique una locion con un
pH equilibrado y 100 % libre de fragancias y colorantes para nutrir y suavizar la piel.

Limpie el dispositivo a diario después de utilizarlo y antes del primer uso.

Invierta el dispositivo (Fig. 3).

Lavelo con un jabdn liquido con un pH equilibrado y 100 % libre de fragancias y colorantes.
Después del lavado, aclare bien el dispositivo con agua templada (Fig. 9), y séquelo
mediante golpecitos en ambos lados con un pafio que no suelte pelusa.

El dispositivo también puede lavarse a maquina (40 °C) con un detergente suave y un ciclo
lento. Los suavizantes, lejias y otras soluciones o productos de limpieza para textiles pueden
causar dafios al dispositivo y no deben usarse.

El dispositivo debe secarse durante la noche antes de volver a usarse.
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« Siempre vuelva a colocar el dispositivo en su estado neutro inmediatamente después de su
limpieza. No lo guarde invertido, ya que podria dafiarse.

« Eldispositivo no debe exponerse a un calor excesivo ni ala luz solar.

- Lamembrana debe estar limpia y exenta de residuos antes de su uso.

Advertencia: Una transpiracion excesiva puede comprometer la estabilidad y la suspensién.
Retire el dispositivo y seque el dispositivo y el mufién cuando proceda.

Precaucidn: Debe controlarse el buen estado de la piel a diario. En caso de sintomas anémalos,
deje de usar el dispositivo y pongase en contacto con el profesional sanitario de inmediato.
Precaucidn: Tenga en cuenta que algunos productos habituales del hogar o aseo pueden causar
o contribuir a la irritacion, por ejemplo, jabones, desodorantes, perfumes, limpiadores abrasivos
y aerosoles con alcohol.

Precaucidn: Tras el contacto con agua salada o con cloro, lave el dispositivo con agua limpia.

Condiciones medioambientales

El dispositivo es seguro si se utiliza con precaucién con componentes resistentes al agua.
Advertencia: Tras sumergir el dispositivo en agua, hay que retirarlo y secar el mufién y la capa
de contacto con la piel del liner y el encaje antes de proceder a caminar.

Advertencia: La suspension se verd comprometida si entra agua entre la piel y el dispositivo

o entre lamembranay el encaje.

Precaucion: La exposicion frecuente a agua salada o con cloro podria afectar a la durabilidad del
dispositivo.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS

Los siguientes accesorios se pueden utilizar con los liners Seal de Ossur.
Consulte el catalogo de Ossur para obtener mas informacion sobre aspectos como el tamafio.

Copa distal de Iceross’

El dispositivo es una interfaz protésica disefiado para utilizarse como parte de un sistema que
reemplaza una extremidad inferior ausente.

El dispositivo proporciona una mayor amortiguacion para las extremidades distalmente cénicas con
poca cobertura de tejido blando. Se adapta al mufién y, por lo tanto, se puede utilizar como
elemento de relleno para asegurar un contacto completo entre el liner de silicona y el mufion.

Para ajustar correctamente el dispositivo:

1. Mida el contorno del mufién a 4 cm por encima del extremo distal del mufién (Fig. 1).

2. Elija un dispositivo uno o dos tamafios més pequefio que la medida.

3. Desenrolle el dispositivo directamente sobre el mufién.

4. Cuando se usa un liner con una copa distal, la medicién del liner debe realizarse con la copa

distal colocada (es decir, por encima de la copa distal).

5. Elija el tamafio de liner correcto seguin la medida obtenida con la copa distal colocada.

Nota: Para el cuidado diario, consulte las instrucciones de limpieza y cuidado.

Almohadillas Iceross

El dispositivo es una interfaz protésica disefiado para utilizarse como parte de un sistema que
reemplaza una extremidad inferior ausente.

El dispositivo se puede utilizar para la gestion del volumen protésico a fin de adaptarse
temporalmente a la pérdida de volumen del extremo distal, asi como para evaluar el contacto
distal mientras se usa un encaje de prueba.

Coloque la almohadilla en el extremo distal del liner o en el extremo distal del encaje.

Nota: Para el cuidado diario, consulte las instrucciones de limpieza y cuidado.

Calcetas Iceross Seal-In’

El dispositivo estd diseiado para adaptarse a la reduccién del volumen del mufidn.

Si el paciente tiene problemas con la suspension a causa de las fluctuaciones en el volumen del
muiidn, se puede colocar una o mds calcetas sobre el liner para reajustar el encaje.
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Precaucién: Si las fluctuaciones de volumen no se pueden compensar por este medio, sera
necesario rehacer el encaje con las dimensiones adecuadas.

+ Invierta lamembrana completamente en direccién distal (Fig. 10).

- Tire del dispositivo pasandolo sobre la membrana invertida hasta que el extremo distal de la

calceta esté al mismo nivel que el borde proximal de la membrana (Fig. 11).

+ Refleje lamembrana sobre el extremo de la calceta (Fig. 12).

+ Coldquese la protesis como de costumbre.
Precaucidn: Si se coloca la calceta encima de la membrana, la suspension puede verse afectada.
Lavelo amaquina a un maximo de 40 °C con ropa clara. No use secadora.

INFORME DE INCIDENTE GRAVE
Cualquier incidente grave en relacion con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a las
autoridades pertinentes.

ELIMINACION
El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales locales
o nacionales correspondientes.

RESPONSABILIDAD

Los dispositivos protésicos de Ossur estan disefiados y verificados para ser sequros y compatibles
entre siy con los encajes protésicos hechos a medida con adaptadores de Ossur, siempre que se
utilicen de acuerdo con su uso previsto.

Ossur no asumira responsabilidad alguna ante las siguientes circunstancias:
« El dispositivo no se mantiene segun lo indicado en las instrucciones de uso.
- Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
« Eldispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso, aplicacion o entorno
recomendados.

ITALIANO
Dispositivo medico

DESCRIZIONE

Il dispositivo & una cuffia in silicone transtibiale che riveste il moncone e fornisce un'interfaccia

trail moncone e l'invasatura protesica. Il dispositivo crea un sistema di sospensione in cui si crea
un alloggiamento distale sottovuoto, al di sotto del livello dell'anello, che mantiene il moncone
nella protesi in maniera sicura.

DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo & un'interfaccia protesica con proprieta di sospensione destinata a essere utilizzata
come parte di un sistema che sostituisce un arto inferiore mancante.

L'idoneita del dispositivo per la protesi e per I'utente deve essere valutata da un professionista
sanitario.

I dispositivo deve essere montato e regolato da un professionista sanitario.

Indicazioni per I'uso e popolazione di pazienti target

« Perdita, amputazione o deficienza degli arti inferiori

+ Nessuna controindicazione nota
Il dispositivo & destinato ad essere utilizzato per un'attivita da bassa a molto alta (Sport/Extreme)
come ad esempio camminata veloce, corsa e sport agonistico.
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ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Avvertenza: |'uso di un dispositivo protesico per l'arto inferiore comporta un rischio intrinseco
di caduta che puo causare lesioni.

Il professionista sanitario deve informare I'utente su tutto cio che & riportato nel presente
documento e che é richiesto al fine di un utilizzo sicuro del dispositivo.

Avvertenza: in caso di alterazione o perdita funzionale del dispositivo o di danni o guasti al
dispositivo che ne impediscano il normale funzionamento, I'utente deve sospendere I'uso del
dispositivo e contattare il professionista sanitario.

Avvertenza: |'utilizzo improprio del dispositivo puo causare una riduzione della funzione
sospensoria.

Avvertenza: il dispositivo non deve essere utilizzato da utenti con forti cambiamenti di volume in
un breve periodo di tempo, superando 10strati.

Attenzione: i potenziali effetti collaterali sono problemi di irritazione/reazione cutanea.
Attenzione: il dispositivo non deve entrare in contatto con vetro, fibre di carbonio o altre
particelle estranee. Il solo lavaggio potrebbe non essere sufficiente a eliminare il problema. Se il
dispositivo & esposto a sostanze estranee o chimiche, deve essere restituito al professionista
sanitario.

Il dispositivo & destinato all'uso esclusivo di un singolo utente.

SELEZIONE DEL DISPOSITIVO
Per una cuffia transtibiale, la misura corretta & determinata piegando leggermente il ginocchio,
lasciando che i tessuti del moncone si rilassino verso il basso.
Per determinare la misura corretta:

« Misurare la circonferenza del moncone a 4 cm dall'estremita distale (Fig. 1)

« Scegliere lamisura del dispositivo. Se la misura della circonferenza non corrisponde a una

misura specifica del dispositivo, arrotondarla per difetto.

Nota: non scegliere un dispositivo di misura superiore alle misure rilevate, ovvero non
arrotondare per eccesso.
Attenzione: un dispositivo troppo piccolo/stretto pud causare pistonaggio, insensibilita
o formazione di vesciche o produrre una tensione eccessiva sul moncone dalla membrana (Seal).
Attenzione: la scelta di un dispositivo troppo grande/largo pud determinare un aumento della
traspirazione e del movimento del moncone all'interno del dispositivo, che pud provocare
vesciche ed eruzioni cutanee.
Se 'utente riscontra uno dei sintomi descritti in precedenza o qualsiasi altro segnale che indichi
un'aderenza non corretta, deve contattare subito il professionista sanitario.
Avvertenza: il dispositivo non deve essere utilizzato da pazienti con un moncone estremamente
corto.

« Seal-InVstandard: 9-12 cm a seconda delle dimensioni del dispositivo.

+ Seal-In V alto profilo: 13-15 cm a seconda delle dimensioni del dispositivo.
La lunghezza del moncone viene misurata nel modo seguente:

« Transtibiale: dal tendine della linea mediana della rotula all'estremita distale.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Attenzione: il dispositivo deve essere accuratamente ispezionato per eventuali difetti prima del
montaggio.

Istruzioni per larifilatura

Il dispositivo pud essere rifilato per aumentare il range di movimento o se I'utente lo preferisce
(Fig. 2). Iceross Curvemaster & uno strumento consigliato, specificamente progettato per
produrre un bordo liscio e arrotondato durante la rifilatura.

Attenzione: non tagliare il dispositivo al di sotto del livello della matrice, attraverso le
membrane (Seal) 0 al di sotto delle linee di rifilatura prossimali dell'invasatura. Unarifilatura
eccessiva puo ridurre I'effetto di suzione fra il dispositivo e il moncone e compromettere la
sospensione.

23



Linee guida per la realizzazione dell'invasatura
Materiali di invasatura consigliati per garantire la funzione di tenuta a lungo termine:

« Tuttii materiali PETG

« Invasature laminate

« Materiali termoplastici per invasatura interna con superficie liscia
La superficie interna dell'invasatura deve essere ermetica e pi liscia possibile,
indipendentemente dal materiale da cui & composta.
Per ottenere la superficie piu liscia possibile sul modello positivo in gesso, si consiglia di utilizzare
abrasivi sottili per la finitura finale, sequiti dall'applicazione di spray al silicone.
L'uso di materiale di rivestimento dell'invasatura morbido/liscio prolunghera la funzione di
tenuta del dispositivo.
Una valvola unidirezionale con funzione di rilascio, come la serie Icelock 500 0 544, & essenziale
per il corretto funzionamento della sospensione con la cuffia Seal-In. La valvola dell'invasatura
deve essere posizionata il pil possibile distalmente, almeno al di sotto della membrana (Seal).
Il dispositivo & compatibile con Unity".

Montaggio dell'invasatura
Il raggiungimento della funzione prevista del dispositivo dipende dalla vestibilita dell'invasatura.
Un design dell'invasatura corretto & fondamentale per ottenere sospensione, controllo e comfort.

La seqguente lista di controllo deve essere utilizzata quando si controlla la vestibilita dell'invasatura:
« Pieno contatto trala membrana (Seal) e la parete interna dell'invasatura.
« Nessun sviluppo di bolle d'aria quando I'utente indossa la protesi.
« Assenza di pistonaggio nell'invasatura
+ Assenza di movimento visibile quando si traziona la protesi.
» Piena capacita di movimento senza compromettere la sospensione.
Attenzione: qualora non si verificasse una delle condizioni sopra descritte, I'invasatura dovra
essere opportunamente rettificata o rifatta di consequenza.

UTILIZZO

Indossare l'invasatura

Attenzione: non applicare lozioni sul moncone subito prima di indossare il dispositivo. Il
moncone deve essere pulito e asciutto per evitare danni al dispositivo.

Attenzione: coprire eventuali ferite aperte o aree di cute danneggiate con una fasciatura o con
un‘altra copertura appropriata per impedire il contatto diretto fra la ferita e il dispositivo.
Attenzione: assicurarsi che I'interno del dispositivo sia pulito, asciutto e che non siano presenti
corpi estranei che possano causare irritazione cutanea.

Indossare la cuffia
. Invertire lamembrana (Seal) in direzione distale.
2. Afferrare la parte superiore del dispositivo dall'interno e farlo scorrere sulla mano fino
a quando la superficie interna € completamente esposta (Fig. 3). Fare attenzione a non
danneggiare il dispositivo con le unghie.
. Dopo aver esposto il pill possibile I'estremita distale del dispositivo, posizionarla contro
I'estremita distale del moncone (Fig. 4).
Esercitando una leggera pressione, srotolare completamente il dispositivo verso I'alto sul
moncone (Fig. 5).
Attenzione: non strattonare o tirare 'estremita superiore della cuffia al momento di srotolare
il dispositivo verso I'alto sul moncone. Cid pud causare tensione sulla cute, provocando vesciche
0 eruzioni cutanee.
. Controllare che non siano presenti bolle d'aria. Se vengono rilevate sacche d'aria,
& necessario indossare la cuffia di nuovo.
. Assicurarsi che la membrana (Seal) sia posizionata correttamente e orizzontalmente su tutta
la sua circonferenza (Fig. 6).

—_

w

>

wv

=

24



Indossare I'invasatura
1. Spruzzare leggermente la membrana (Seal) su tutta la sua circonferenza e all'interno
dell'invasatura con spray lubrificante Iceross Clean & Simple o simile per un ingresso
agevole (Fig. 7).
Avvertenza: non applicare lo spray lubrificante sulla pelle. Evitare il contatto con gli occhi.
2. Allineare la protesi e spingerla nell'invasatura espellendo I'aria (Fig. 8).

Nota: se si avverte che la cute é pil stirata su un lato, la lubrificazione potrebbe non essere
distribuita uniformemente lungo I'intera circonferenza della membrana (Seal).

Nota: se si riscontrano difficolta al momento di indossare la protesi, potrebbe essere necessario
pitt lubrificante oppure la valvola & bloccata.

Puliziae cura

La pulizia quotidiana del moncone & essenziale. Si consiglia I'uso di un sapone liquido delicato
con pH neutro, totalmente privo di profumi e coloranti. Se la pelle & secca, applicare una lozione
con pH neutro, totalmente priva di profumi e coloranti, per nutrirla e ammorbidirla.

Pulire il dispositivo quotidianamente dopo I'uso e prima del primo utilizzo.

« Rivoltare la cuffia (Fig. 3).
Lavare con un sapone liquido delicato con pH neutro, totalmente privo di profumi e coloranti.
Dopo il lavaggio, risciacquare accuratamente il dispositivo con acqua tiepida (Fig. 9)
e tamponare entrambi i lati con un panno privo di lanugine.
Il dispositivo pud anche essere lavato in lavatrice (A 40 °C) con un detergente delicato e a
bassa velocita di rotazione. Ammorbidenti, shiancanti e altri prodotti o soluzioni detergenti
possono danneggiare il dispositivo e non vanno utilizzati.
Il dispositivo deve essere asciugato prima di riutilizzarlo.
Riportare sempre il dispositivo allo stato neutro subito dopo la pulizia. Non conservare il
dispositivo al rovescio perché potrebbe danneggiarsi.
Il dispositivo non deve essere esposto a calore eccessivo o luce solare.
Prima dell'uso, la membrana (Seal) deve essere pulita e priva di polvere.

.

Avvertenza: Una traspirazione eccessiva pud compromettere la stabilita e/o la sospensione. Se
necessario, rimuovere il dispositivo e asciugare sia il dispositivo che il moncone.

Attenzione: la salute della pelle dovrebbe essere monitorata quotidianamente. In caso di
sintomi anomali, interrompere ['uso del dispositivo e contattare immediatamente il
professionista sanitario.

Attenzione: |'utente deve essere consapevole del fatto che altri comuni prodotti da bagno e per
la pulizia della casa possono causare o favorire I'irritazione cutanea (ad es. saponi, deodoranti,
profumi, detergenti abrasivi, aerosol o spray contenenti alcol).

Attenzione: dopo il contatto con acqua salata e/o clorata, lavare il dispositivo con acqua.

Condizioni ambientali

Il dispositivo & sicuro da usare facendo attenzione con i componenti impermeabili.
Avvertenza: dopo averimmerso il dispositivo in acqua, & necessario rimuoverlo e asciugare il
moncone, lo strato della pelle a contatto con la cuffia e I'invasatura, prima della deambulazione.
Avvertenza: la sospensione viene compromessa se I'acqua penetra tra la pelle e il dispositivo
otrala guarnizione e I'invasatura.

Attenzione: il contatto frequente con |'acqua salata e/o clorata potrebbe compromettere la
durata del dispositivo.

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI

| sequenti accessori possono essere utilizzati in combinazione con le cuffie Seal-In Gssur.
Fare riferimento al catalogo Ossur per ulteriori informazioni, ad es. sulle misure.
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Iceross’ Distal Cup (Coppa distale)

Il dispositivo & un'interfaccia protesica destinata a essere utilizzata come parte di un sistema che
sostituisce un arto inferiore mancante.

I dispositivo fornisce ulteriore ammortizzazione per i monconi distalmente conici con scarsa
copertura dei tessuti molli. E conforme al moncone e pertanto pud essere utilizzato come elemento
di riempimento per garantire il pieno contatto tra la cuffia in silicone e il moncone.

Per adattare correttamente il dispositivo:

1. Misurare la circonferenza del moncone a 4 cm dall'estremita distale (Fig. 1).

2. Scegliere un dispositivo di una o due misure pili piccole della misura ottenuta.

3. Srotolare il dispositivo direttamente sul moncone.

4. Quando i utilizza una cuffia in combinazione con una Distal Cup (coppa distale), la misura
della cuffia deve essere ottenuta con la Distal Cup (coppa distale) in posizione (ovvero, sopra
quest'ultima).

5. Scegliere la misura corretta della cuffia in base alla misura ottenuta con la Distal Cup (coppa
distale) in posizione.

Nota: per la cura quotidiana, fare riferimento alle istruzioni per la cura e la pulizia.

Iceross’ Pads (cuscinetti di pressione)

Il dispositivo & un'interfaccia protesica destinata a essere utilizzata come parte di un sistema che
sostituisce un arto inferiore mancante.

I dispositivo puo essere utilizzato per la gestione del volume protesico per accogliere
temporaneamente il volume dell'estremita distale perduto e per valutare il contatto distale durante
il montaggio di un'invasatura di prova.

Posizionare il cuscinetto nell'estremita distale della cuffia o nell'estremita distale dell'invasatura.
Nota: per la cura quotidiana, fare riferimento alle istruzioni per la cura e la pulizia.

Calze Iceross Seal-In’
Il dispositivo & progettato per consentire |'adattamento alla riduzione di volume del moncone.
Se |'utente presenta una sospensione compromessa causata da fluttuazioni di volume del
moncone, & possibile tirare una o pill calze sopra la cuffia per ripristinare la vestibilita
dell'invasatura.
Attenzione: in caso diimpossibilita di compensazione delle fluttuazioni di volume con questo
sistema, I'invasatura dovra essere sostituita con una di dimensioni opportunamente ridotte.

« Invertire la membrana (Seal) completamente in direzione distale (Fig. 10).

- Tirare il dispositivo sopra la membrana (Seal) invertita finché I'estremita distale della calza

non é a livello con il bordo prossimale della membrana (Seal) (Fig. 11).

« Riposizionare la membrana (Seal) sull'estremita della calza (Fig. 12).

+ Indossare la protesi normalmente.
Attenzione: si puo verificare la perdita della sospensione se una calza viene posizionata sopra la
membrana (Seal).
Lavare in lavatrice a massimo 40 °C con tessuti chiari. Non mettere in asciugatrice.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTE GRAVE
Qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle
autorita competenti.

SMALTIMENTO

Il dispositivo e la confezione devono essere smaltiti in conformita alle rispettive normative
ambientalilocali 0 nazionali.

RESPONSABILITA

I dispositivi protesici Ossur sono progettati e verificati per essere sicuri e compatibili in
combinazione tra loro e con le invasature protesiche personalizzate con adattatori Ossur, quando
utilizzati in conformita all'uso previsto.
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Ossur non si assume alcuna responsabilita per quanto segue:
« Dispositivo non mantenuto come indicato nelle istruzioni d'uso.
« Dispositivo montato con componenti di altri produttori.
« Dispositivo utilizzato in modo non conforme alle condizioni d'uso, dell'applicazione
o dell'ambiente raccomandati.

NORSK

Medisinsk utstyr

BESKRIVELSE

Enheten er en transtibial silikonliner som dekker stumpen og gir en kontaktflate mellom stumpen
og protesens hylse. Enheten utgjr suspensjonssystem der det dannes et distalt vakuumkammer
under forseglingsnivaet, som pa en palitelig mate suspenderer stumpen i protesen.

TILTENKT BRUK

Enheten er et protesegrensesnitt med suspensjonsegenskaper beregnet pa & brukes som en del
av et system som erstatter en manglende underekstremitet.

Enhetens egnethet for protesen og pasienten ma vurderes av helsepersonell.

Enheten ma tilpasses og justeres av helsepersonell.

Indikasjoner for bruk og mdlpasientpopulasjon
« Tap eller amputasjon av underekstremitet eller nedsatt funksjonsevne
« Ingen kjente kontraindikasjoner
Enheten er for bruk med lav til ekstrem belastning, f.eks. gding, Iaping og sport.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsel: Bruk av en underekstremitetsprotese medfarer en iboende risiko for & falle, noe som
kan fore il skade.

Helsepersonell skal informere pasienten om alt i dette dokumentet som er ngdvendig for sikker
bruk av denne enheten.

Advarsel: Hvis enhetens funksjonalitet endres eller gar tapt, eller hvis enheten viser tegn til
skade eller slitasje som hindrer normal funksjon, ma pasienten slutte a bruke enheten og
kontakte helsepersonell.

Advarsel: Feil bruk av enheten kan potensielt fare til tap av suspensjon.

Advarsel: Enheten skal ikke brukes av pasienter med drastiske volumendringer innen kort tid,
som overstiger10 lag.

Forsiktig: Potensielle bivirkninger er hudirritasjons-/reaksjonsproblemer.

Forsiktig: Enheten ma ikke komme i kontakt med glass, karbonfibre eller andre fremmede
partikler. Vask alene er kanskje ikke tilstrekkelig for & eliminere problemet. Hvis enheten
eksponeres for fremmedlegemer eller kjemikalier, skal det returneres til helsepersonell.
Enheten skal bare brukes av én pasient.

VALG AV ENHET

For en transtibial liner fastslar du riktig sterrelse ved & boye kneet litt slik at blgtvevet henger ned.

Slik bestemmer du riktig sterrelse:

+ Mal omkretsen til stumpen 4 cm fra den distale enden (Figur 1)

« Velg tilsvarende enhetsstgrrelse. Hvis malingen som er tatt ikke har en tilsvarende

enhetsstarrelse, rundes malingen ned.

Merk: Ikke velg en enhetsstarrelse som overskrider mélingen, dvs. ikke rund opp.
Forsiktig: En for liten / tett enhet kan fare til stempling, nummenhet eller bleredannelse, eller
fordrsake overdreven ringspenning til gjenvaerende lem fra tetningen.
Forsiktig: Valg av en storrelse som er for stor/lgs, kan resultere i gkt svette og bevegelse av
stumpen inne i enheten, noe som kan fare til blemmer og utslett.
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Hvis noen av de ovennevnte symptomene eller andre indikasjoner pa dérlig passform oppleves,
ma pasienten umiddelbart ta kontakt med helsepersonell.
Advarsel: Enheten skal ikke brukes av pasienter med ekstremt korte gjenvaerende lemmer/stumper.
« Seal-InV Standard: 9-12 cm avhengig av enhetsstarrelse.
« Seal-InV High Profile: 13-15 cm avhengig av enhetsstarrelse.
Stumplengde males pa felgende mate:
« Transtibial: fra midt pa patellasenen til distal ende.

TILPASNINGSANVISNING

Forsiktig: Enheten ma inspiseres grundig for mangler for tilpasning.

Beskjaeringsanvisninger

Enheten kan beskjres for & ske bevegelsesrekkevidden eller for pasientens preferanser (Fig. 2).
Iceross Curvemaster er et anbefalt verktoy, spesielt designet for & gi en jevn, avrundet kant nar du
beskjrer.

Forsiktig: lkke skjer enheten lavere enn matrisenivaet eller lavere en hylsens proksimale
trimlinjer. Overdreven trimming kan redusere sugefunksjonen mellom enheten og stumpen, og
forringe suspensjonen.

Retningslinjer for konstruksjon av hylsen
Anbefalte hylsematerialer for & sikre langvarig tetningsfunksjon:

+ Alle PETG-materialer

« Laminerte hylser

« Termoplastiske innvendige hylsematerialer med glatt overflate
Hylsens innvendige overflate ma vare lufttett og sa glatt som mulig, uavhengig av
kontaktmaterialet.
For & oppna sd glatt overflate som mulig pa gipspositiven anbefales det & bruke fine slipemidler
for endelig utjevning, etterfulgt av silikonspray.
Bruk av mykt/glatt materiale pd innsiden av hylsen vil forlenge enhetens forseglingsfunksjonalitet.
En enveisventil med en frigjeringsfunksjon som Icelock 500 eller 544-serien er viktig for at Seal-In
skal fungere korrekt. Hylsens ventil ma plasseres sa distalt som mulig, i hvert fall under seal-ringen.
Enheten er Unity"-kompatibel.

Tilpasning av hylsen
Oppnaelse av den tiltenkte funksjonen til enheten avhenger av passformen til hylsen. Riktig
utforming av hylsen er viktig for & oppna suspensjon, kontroll og komfort.

Folgende sjekkliste skal brukes ndr du kontrollerer passformen til hylsen:

+ Full kontakt mellom seal-in og hylsens indre vegg.

« Ingen luftlommer utvikles ndr pasienten belaster protesen.

+ Ingen stempling i hylsen

« Ingen synlig bevegelse ndr du trekker i protesen.

« Fullstendig bevegelse mulig uten kompromittering av suspensjonen.
Forsiktig: Hvis tilbakemelding indikerer at noen av betingelsene ovenfor ikke er oppfylt, ma
hylsen justeres eller tilpasses etter behov.

BRUK

Tapd hylsen

Forsiktig: lkke bruk fuktighetskrem pa stumpen umiddelbart for du tar pd deg enheten. Stumpen
ma véere ren og terr for a forhindre skader pa enheten.

Forsiktig: Apne sér eller skadet hud mé tildekkes med en bandasje eller andre passende
dekkematerialer for a unnga direkte kontakt mellom séret og enheten.

Forsiktig: Sorg for at innsiden av enheten er ren, torr og fri for fremmedlegemer som kan
fordrsake hudirritasjon.
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Hvordan ta pa liner
1. Snu forseglingen i distal retning.
2. Tatak gverst pd enheten fra innsiden og for den over handen til den indre overflaten er helt
eksponert (Fig. 3). Ver forsiktig sa du ikke skader enheten med neglene.

. Etter at sa mye som mulig av enhetens distale ende har blitt eksponert, posisjonerer du den
mot stumpens distale ende (Fig. 4).

4. Med lett kompresjon ruller du enheten helt oppover pa stumpen (Fig. 5).
Forsiktiglkke dra i eller trekk i den gvre enden av lineren ndr du ruller enheten oppover pa
stumpen. Dette kan fore til spenninger pa huden og forarsake blemmer eller utslett.

. Kontroller at det ikke finnes noen luftlommer. Hvis det finnes luftlommer, ma du sette pa
enheten pa nytt.

6. Forsikre deg om at tetningen sitter riktig og vannrett rundt hele omkretsen (Fig. 6).

w
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Ta pa hylsen
1. Spray forseglingen lett rundt hele omkretsen og inne i stikkontakten med Iceross” Clean &
Simple smoremiddelspray eller lignende for jevn innfring (Fig. 7).
Advarsel: kke pafar smoremiddelsprayen pa huden. Unnga ayekontakt.
2. Juster protesens og dytt ned i hylsen slik at luften drives ut (Fig. 8).

Merk: Hvis det oppleves at strekkingen av huden er mer il den ene siden, kan det hende at
smeringen ikke fordeles jevnt rundt tetningen.

Merk: Hvis det oppstar vanskeligheter under pafering av protesen, kan det vare behov for mer
smoremiddel, eller ventilen er blokkert.

Rengjoring og vedlikehold

Daglig rengjering av stumpen er avgjerende. Det anbefales a bruke en mild, flytende sape som er
pH-balansert og 100 % duft- og fargestoffri. Hvis huden er tgrr, bruker du en pH-balansert,

100 % lukt- og fargefri fuktighetskrem for & gi huden nring og gjere den mykere.

Rengjor enheten daglig etter bruk og for forste gangs bruk.

« Vreng enheten (Fig. 3).

Vask med en mild, pH-balansert, 100 % duft- og fargestoffri flytende sape.

- Ettervask skyller du enheten grundig med varmt vann (Fig. 9), og tarker den ved a klappe pa
begge sider med en lofri klut.

« Enheten kan ogsa vaskes i maskin (40 °C) med et mildt rengjgringsmiddel ved lav hastighet.
Toymyknere, blekemidler og andre produkter/rengjoringslosninger kan forarsake
enhetsskader og skal ikke brukes.

« Enheten skal tarkes over natten for den brukes pa nytt.

Sett enheten alltid i ngytral tilstand umiddelbart etter rengjgring. Ikke oppbevar med

innsiden ut, da det kan skade enheten.

+ Enheten skal ikke utsettes for sterk varme eller sollys.

« Enheten md vaere ren og fri for smuss far bruk.

Advarsel: Overdreven svette kan kompromittere stabilitet og/eller suspensjon. Ta av enheten og
tork bdde enheten og stumpen nar det er aktuelt.

Forsiktig: Hudens helse bar overvakes daglig. Hvis det oppstar unormale symptomer, avbryt
bruken av enheten og kontakt helsepersonell umiddelbart.

Forsiktig:Brukeren ma véere klar over at andre vanlige husholdningsprodukter eller kosmetikk
kan forarsake eller bidra til hudirritasjon, f.eks. sdper, deodoranter, parfymer, skuremidler,
aerosol- eller alkoholspray.

Forsiktig: Vask enheten med rent vann etter kontakt med salt- og/eller klorvann.

Miljobetingelser

Enheten kan brukes med forsiktighet med vanntette komponenter.

Advarsel: Etter at enheten har vaert nedsenket i vann, mé den fjernes, og stumpen, lineren med
hudkontaktlaget og hylsen mé torkes far de tas pa igjen.
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Advarsel: Festemekanismen svekkes hvis det kommer vann mellom huden og protesen eller
mellom tetningen og hylsen.
Forsiktig: Hyppig eksponering for salt- og/eller klorvann kan pavirke enhetens holdbarhet.

TILLEGGSENHETER

Falgende tilbehgr kan brukes sammen med Ossur-forseglingslinere.
Se Ossur-katalogen for mer informasjon, f.eks. storrelse.

Iceross’ Distal Cup

Enheten er et protesegrensesnitt beregnet pd a brukes som en del av et system som erstatter en
manglende underekstremitet.

Enheten gir ytterligere demping for distalt koniske stumper med darlig dekning av blatvev. Den
samsvarer med stumpen og kan derfor brukes som et fyllingselement for a sikre full kontakt
mellom silikonlineren og stumpen.

Slik monterer du enheten riktig:
1. Mél omkretsen av stumpen 4 cm over den distale enden (Fig. 1).
2. Velg en enhet som er en eller to strrelser mindre enn mélingen.
3. Rull enheten direkte over stumpen.
4. Nar du bruker lineren i kombinasjon med en Distal Cup, skal linjemdlingen gjgres med Distal
Cup pa plass (dvs. over Distal Cup).
5. Velg den riktige Iceross forstarrelse basert pa mél tatt med Distal Cup pa plass.
Merk: For daglig pleie, se Rengjerings- og stellinstruksjoner.

Iceross’ Pads

Enheten er et protesegrensesnitt beregnet pa a brukes som en del av et system som erstatter en
manglende underekstremitet.

Enheten kan brukes il protetisk volumhéndtering for midlertidig @ imatekomme tapt distalt
endevolum, samt for a vurdere distal kontakt mens du monterer en kontrollhylse.

Plasser puten enten i den distale enden av lineren eller i den distale enden av hylsen.

Merk: For daglig pleie, se Rengjerings- og stellinstruksjoner.

Iceross Seal-In" Socks
Enheten er ment & brukes til & ta hensyn til volumreduksjon i stumpen.
Hvis pasienten opplever kompromittert suspensjon forarsaket av volumendringer i stumpen, kan
en eller flere sokker trekkes over foringen for & gjenopprette sokkelens passform.
Forholdsregel:Hvis det ikke kan kompenseres tilstrekkelig for volumsvingninger pa denne
maten, ma hylsen tilpasses for a passe med reduserte dimensjoner.

« Vreng HSM forseglingen helt i distal retning (Fig. 10).

« Trekk-Seal i strampen over den vrengte HSM tetningen inntil den distale enden av sokken er

pa niva med den proksimale kanten av tetningen (Fig. 11).

« Reflekter tetningen over enden av sokken (Fig. 12).

« Trekk protesen pa som normalt.
Forsiktig: Tap av suspensjonen kan oppsta dersom en sokk plasseres over HSM tetningen.
Maskinvask ved maks 40 °C med lyst stoff. Ikke terk i tarketrommel.

RAPPORTERING AV ALVORLIG HENDELSE
Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten ma rapporteres til produsenten og relevante
myndigheter.

KASSERING

Enheten og emballasjen ma kastes i henhold til de gjeldende lokale eller nasjonale
miljoforskriftene.
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ERSTATNINGSANSVAR

Ossurs proteseenheter er designet og verifisert for & vaere trygge og kompatible i kombinasjon
med hverandre og skreddersydde protesehylser med Ossur-adaptere, og nar de brukes i samsvar
med tiltenkt bruk.

Ossur patar seq ikke noe ansvar for falgende:
« Enheter som ikke vedlikeholdes slik det star i bruksanvisningen.
« Enheter som er satt sa)mmen med komponenter fra andre produsenter.
« Enheter som brukes utenfor anbefalte bruksforhold, bruksomrader eller miljo.

DANSK
Medicinsk udstyr

BESKRIVELSE

Enheden er en transtibial silikoneliner, der daekker stumpen og giver en samleflade mellem
stumpen og protesens hylster. Enheden udger et suspensionssystem, hvor der dannes et distalt
vakuumkammer under forseglingens niveau, som fastholder stumpen sikkert i protesen.

TILSIGTET ANVENDELSE

Enheden er en protesegranseflade med suspensionsegenskaber, der er beregnet til at blive brugt
som del af et system, der erstatter en manglende underekstremitet.

Denne enheds egnethed til protesen og patienten skal vurderes af en bandagist.

Enheden skal monteres og justeres af en bandagist.

Indikationer for Brug og Patientmdlgruppe
+ Tab, amputation eller mangel af underekstremitet
+ Ingen kendte kontraindikationer
Enheden er beregnet til brug ved lav il ekstrem belastning, f.eks. gang, lob og sport.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Advarsel: Brug af en underbensprotese indebarer en iboende risiko for fald, som kan fare til skader.
Bandagisten skal informere patienten om alt i dette dokument, der er nedvendigt for at opnd
sikker brug af denne enhed.

Advarsel: Hvis der er sket en &ndring eller et funktionstab i enheden, eller hvis enheden viser
tegn pa skader eller slitage, der hindrer normal funktionalitet, skal patienten stoppe med at
bruge enheden og kontakte sundhedspersonalet.

Advarsel: Forkert brug af enheden kan medfere tab af suspension.

Advarsel: Enheden ma ikke bruges af patienter med meget store volumenandringer inden for
en kort periode, der overstiger 10 lag.

Forsigtig: Potentielle bivirkninger er hudirritation og -reaktion.

Forsigtig: Enheden ma ikke komme i kontakt med glas, kulfibre eller andre fremmedlegemer.
Vask alene er muligvis ikke nok til at fjerne problemet. Hvis enheden er blevet eksponeret for
fremmedlegemer eller kemikalier, skal den returneres til sundhedspersonalet.

Enheden er beregnet til en enkelt patient.

VALG AF ENHED
Ved brug af en transtibial liner bestemmes den rette storrelse ved at baje knaet let, sa det blade
vav kan henge ned.
Sadan bestemmes den rette storrelse:
« Mal omkredsen af stumpen 4 cm fra den distale ende (Fig. 1)
« Veelg en enhed med den pagldende starrelse. Hvis der ikke findes en enhed med en
storrelse, der svarer til malingen, skal malingen rundes ned.
Bemaerk: Vlg ikke en enhed, der er stgrre end malingen, dvs. rund ikke op.
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Advarsel: En for lille/stram enhed kan medfare pumpebevagelse, folelseslashed eller vabler
eller kan medfore for stor ringspanding mod stumpen fra forseglingen.
Forsigtig: En enhed, der er for stor eller lgs, kan medfare gget transpiration og bevagelse af
stumpen inde i enheden, hvilket kan give vabler og udslat.
Hvis patienten oplever nogen af ovennavnte symptomer eller andre tegn pa darlig pasform, skal
vedkommende straks kontakte sin bandagist.
Advarsel: Enheden ma ikke bruges af patienter med en ekstremt kort stump.

« Seal-InV Standard: 9-12 cm afhangigt af enhedens starrelse.

« Seal-In V High Profile: 13-15 cm afhangigt af enhedens starrelse.
Stumpens lengde méles pé folgende made:

« Transtibial: Fra midten af patellasenen til den distale ende.

PASATNINGSVEJLEDNING
Advarsel: Enheden skal kontrolleres grundigt for mulige defekter for pasatning.

Tilpasningsvejledning

Enheden kan tilpasses for at 6ge bevaegeligheden eller for at imgdekomme brugerens
preeferencer (Fig. 2). Iceross Curvemaster anbefales som veerktej, da det er specialdesignet til at
give en glat og afrundet kant ved tilpasningen.

Forsigtig: Undga at afskaere enheden under matrixniveau, gennem forseglingen eller under
hylsterets proksimale tilpasningslinjer. Hvis der skaeres for meget af, kan det naturlige sug
mellem enheden og stumpen blive nedsat, og suspensionen kan blive kompromitteret.

Retningslinjer for protesehylsteret
Anbefalede hylstermaterialer for at sikre langvarig forsegling:

+ Alle PETG-materialer

« Laminerede hylstre

« Termoplastiske indvendige hylstermaterialer med en glat overflade
Hylsterets indre overflade skal vare lufttt og sé glat som muligt, uanset hylstermaterialet.
For at opna den glattest mulige overflade pa den positive gipsmodel anbefales det at anvende
fine slibemidler il den endelige glatning, efterfulgt af silikonespray.
Anvendelse af et blgdt/glat foringsmateriale forlenger enhedens forsegling.
En envejsventil med en udleserfunktion sasom Icelock 500- eller 544-serien er afgarende for, at
forseglingens suspension fungerer korrekt. Hylsterets ventil skal placeres sa distalt som muligt,
som minimum under forseglingen.
Enheden er Unity'-kompatibel.

Hylstertilpasning
Hylsterets pasform er afggrende for, om enheden opnér den gnskede funktionalitet. Korrekt
udformning af hylsteret er afgarende for at opné suspension, kontrol og komfort.

Folgende tjekliste skal bruges ved kontrol af hylsterets pasform:

« Fuld kontakt mellem forseglingsleberne og hylsterets indvendige vaeg.

« Derdannes ingen luftiommer, ndr patienten tager protesen pa.

« Ingen pumpebevzegelse i hylsteret

« Ingen synlig bevaegelse, nar protesen traekkes pa.

« Fuld bevaegelse er mulig uden at kompromittere suspensionen.
Forsigtig: Hvis feedback indikerer, at nogen af ovenstdende betingelser ikke er opfyldt, skal
hylsteret justeres eller laves om.

BRUG

Pdsatning

Forsigtig: Der mé ikke smores lotion pa stumpen, umiddelbart fer enheden pasttes. Stumpen
skal vaere ren og tr for at forhindre beskadigelse af enheden.

Forsigtig: Abne sar eller beskadiget hud skal dzekkes med en bandage eller anden egnet
afdaekning for at forhindre direkte kontakt mellem sdret og enheden.
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Forsigtig: Serg for, atindersiden af enheden er ren, tor og fri for fremmedlegemer, der kan give
hudirritation.

Pasatning af lineren

. Vend forseglingen i den distale retning.

2. Tag fat om toppen af enheden fra indersiden, og lad den glide ned over handen, indtil
indersiden er helt blotlagt (Fig. 3). Pas pa ikke at beskadige enheden med neglene.

. N&r s meget som muligt af den distale ende af enheden er blotlagt, anbringes den mod den
distale ende af stumpen (Fig. 4).

. Tryklet om enheden, mens den rulles hele vejen op pd stumpen (Fig. 5).
Forsigtig: Undga at hive eller traekke i den gverste ende af lineren, ndr du ruller den op pa
stumpen. Dette kan medfgre stramning mod huden, vabler eller udslat.

. Kontrollér, at der ikke er luftiommer. Hvis der findes luftiommer, skal enheden paseettes
igen.

6. Serg for, at forseglingen sidder korrekt og vandret hele vejen rundt (Fig. 6).
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Péasatning af hylsteret
1. Sprajt forseglingen let rundt i hele dens omkreds og inde i hylsteret med Iceross” Clean &
Simple smorende spray eller lignende for at opna en glidende péfering (Fig. 7).
Advarsel: Den smarende spray md ikke sprajtes direkte pd huden. Undga kontakt med
gjnene.
2. Ret protesen ind, og trykind i hylsteret, s& luften presses ud (Fig. 8).

Bemaerk: Hvis der opleves mere straekning af huden i den ene side, er smaringen muligvis ikke
jevnt fordelt hele vejen rundt i forseglingen.

Bemaerk: Hvis der opstar problemer ved pasatning af protesen, kan det vaere ngdvendigt med
mere smgremiddel, eller ventilen kan vaere blokeret.

Renggoring og vedligeholdelse

Daglig rengering af stumpen er afgerende. Det anbefales at bruge en mild, pH-neutral flydende
sebe, der er 100 % uden parfume og farve. Hvis huden er tar, anvendes en pH-neutral lotion,
som er 100 % fri for parfume og farve, til at nre og bledgere huden.

Renger enheden dagligt efter brug og for forste brug.

« Vend enheden med vrangen udad (Fig. 3).

« Vaskes med en mild, pH-neutral flydende sabe, der er 100 % fri for parfume og farve.
Efter vask skal enheden skylles grundigt med varmt vand (Fig. 9) og duppes tar pa begge
sider med en fnugfri klud.

Enheden kan ogsa maskinvaskes (40 °C) med et mildt vaskemiddel og ved lav

centrifugeringshastighed. Skyllemiddel, blegemiddel og andre produkter/rengaringsmidler

kan beskadige enheden og bor ikke anvendes.

« Enheden skal torre natten over inden den bruges igen.

« Anbring altid enheden i neutral tilstand umiddelbart efter rengeringen. Enheden ma ikke
opbevares med vrangen udad, da den i sa fald kan tage skade.

« Enheden ma ikke udsaettes for kraftig varme eller sollys.

« Forseglingen skal vare ren og fri for snavs far brug.

Advarsel: Overdreven sveddannelse kan kompromittere stabilitet og/eller suspension. Fjern
enheden, og ter bade enheden og stumpen af, hvis det er relevant.

Forsigtig: Hudens sundhed skal overvages dagligt. | tilfalde af unormale symptomer skal du
afbryde brugen af enheden og straks kontakte din bandagist.

Forsigtig: Veer opmarksom pd, at almindelige husholdnings- og badeprodukter kan forarsage
eller bidrage til hudirritation, f.eks. saeber, deodoranter, parfume, slibende renggringsmidler,
aerosol- eller alkoholbaserede sprayprodukter.

Forsigtig: Efter kontakt med salt- og/eller klorvand skal enheden vaskes med rent vand.
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Omgivende forhold

Enheden er sikker at bruge med vandtatte komponenter, nar der udvises forsigtighed.
Advarsel: Nar enheden har varet nedsanket i vand, skal den tages af, og stumpen, foringens
hudkontaktlag og hylsteret skal terres, for enheden anvendes igen.

Advarsel: Suspensionen bliver kompromitteret, hvis der kommer vand ind mellem huden og
enheden eller mellem forseglingen og hylsteret.

Forsigtig: Hyppig udsattelse for salt- og/eller klorvand kan pavirke enhedens holdbarhed.

SUPPLERENDE ENHEDER
Falgende tilbehar kan bruges sammen med Ossurs forseglingslinere.
Se kataloget fra Ossur for at fa flere oplysninger, f.eks. om starrelser.

Distal Iceross™kop

Enheden er en protesegranseflade, der er beregnet til at blive brugt som del af et system, der
erstatter en manglende underekstremitet.

Enheden giver yderligere polstring til koniske stumper med en begranset daekning af bladt vaev.
Den tilpasser sig stumpen og kan derfor bruges som et fyldningselement, der sikrer fuld kontakt
mellem silikonelineren og stumpen.

Sadan tilpasses enheden korrekt:
1. Mal stumpens omkreds 4 cm over den distale ende (Fig. 1).
2. Vzlg en enhed, der er én eller to strrelser mindre end malet.
3. Rul enheden direkte over stumpen.
4. Nar du bruger en liner i kombination med en distal kop, skal linermalingen foretages med
den distale kop pasat (dvs. over den distale kop).
5. Velg den rette linerstorrelse baseret pa malingen med den distale kop pasat.
Bemaerk: Angdende daglig pleje se instruktionerne under Renggring og pleje.

Iceross™-puder

Enheden er en protesegranseflade, der er beregnet til at blive brugt som del af et system, der
erstatter en manglende underekstremitet.

Enheden kan bruges til styring af protesens volumen, s& den midlertidigt kan udligne mistet
volumen i den distale ende, og til at vurdere den distale kontakt under pasatning af et
kontrolhylster.

Placer puden i den distale ende af lineren eller i den distale ende af hylsteret.

Bemaerk: Angdende daglig pleje se instruktionerne under Rengering og pleje.

Iceross Seal-In-sokker
Enheden er beregnet til at tage hgjde for den resterende ekstremitets volumen.
Hvis patienten oplever kompromitteret suspension forarsaget af resterende udsving i stumpens
volumen, kan en eller flere sokker traekkes over foringen for at genoprette hylsterets pasform.
Forsigtig: Hvis der ikke kan kompenseres tilstraekkeligt for volumenudsving med denne metode,
skal hylstret laves om med passende mindre mal.

« Vend forseglingen helt i den distale retning (Fig. 10).

- Trek enheden ud over den vendte forsegling, indtil sokkens distale ende er pa niveau med

forseglingens proksimale kant (Fig. 11).

« Fold forseglingen over sokkens ende (Fig. 12).

- Tag protesen pa som normalt.
Forsigtig: Der kan opsta suspensionstab, hvis en sok placeres over forseglingen.
Kan maskinvaskes ved maks. 40 °C sammen med lyst tgj. Ma ikke torretumbles.

RAPPORTERING AF ALVORLIGE HANDELSER
Enhver alvorlig haendelse i forbindelse med enheden skal rapporteres til producenten og de
relevante myndigheder.
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BORTSKAFFELSE
Enheden og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive lokale eller
nationale miljgbestemmelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ossur-proteser er designet og verificeret til at vaere sikre og kompatible i kombination med
hinanden og med specialfremstillede protesehylstre med Ussur-adaptere, samt nar de bruges
i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse.

Ossur patager sig intet ansvar for flgende:
« Enheder, der ikke er vedligeholdt som beskrevet i brugsanvisningen.
« Enheder, der er samlet med komponenter fra andre producenter.
+ Enheder, derikke anvendes ifglge de anbefalede brugsbetingelser, formél eller miljger.

SVENSKA

Medicinteknisk produkt

BESKRIVNING

Enheten &r en transtibial silikonliner som técker amputationsstumpen och ger ett skydd mellan
amputationsstumpen och proteshylsan. Enheten bildar ett suspensionssystem dér en distal
vakuumkammare skapas under forseglingens niva, vilket ger en palitlig passform for
amputationsstumpen i protesen.

AVSEDD ANVANDNING

Enheten &r en kroppsnéra proteskomponent med suspensionsegenskaper avsett att anvéndas
som en del av ett system som ersétter en saknad nedre extremitet.

Lampligheten att anvanda den har enheten med protesen och patienten méste utvérderas av
ortopedingenjor.

Enheten mdste monteras och justeras av ortopedingenjor.

Indikationer och mdlpatientgrupp
« Forlust av nedre extremiteter, amputation eller brist
+ Inga kénda kontraindikationer
Enheten ar avsedd for Iag till extremt hg aktivitetsnivd, t.ex. gang, 16pning och sport.

ALLMANNA SAKERHETSINSTRUKTIONER

Varning: anvandning av en protesenhet for nedre extremiteter innebér en risk for fall som kan
leda till skador.

Ortopedingenjoren bor informera patienten om allt i detta dokument som krévs for saker
anvandning av denna enhet.

Varning: Om det fsrekommer en forandring eller forlust av enhetens funktionalitet, eller om
enheten visar tecken pa skada eller slitage som hindrar dess normala funktioner, ska patienten
sluta anvdnda enheten och kontakta en ortopedingenjor.

Varning: Felaktig anvéndning av enheten kan leda till forsémrad suspension.

Varning: Enheten far inte anvandas av patienter med drastiska volymforéndringar inom en kort
tidsperiod som dverstiger 10 lager.

Varning: Potentiella biverkningar dr hudirritations-/ reaktionsproblem.

Varning: Enheten far inte komma i kontakt med glas, kolfibrer eller andra frimmande partiklar.
Det kanske inte récker att bara tvétta linern for att bli av med problemet. Enheten ska returneras
till sjukvardspersonal om den utsatts for frimmande dmnen eller kemikalier.

Enheten &r endast avsedd for enpatientsbruk.
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ENHETSVAL
For en transtibial liner faststalls den korrekta storleken genom att boja pa kndt ndgot s att
mjukdelarna hanger ned lite.
For att faststélla den korrekta storleken:

« Mat omkretsen pa amputationsstumpen 4 cm frén den distala énden (Fig. 1)

« Vélj den motsvarande enhetsstorleken. Om métningen som gjorts inte har en motsvarande

enhetsstorlek, avrunda matningen nedat.

Obs! Vdlj inte en enhetsstorlek som dverskrider matningen, dvs. avrunda inte uppat.
Varning: En for liten/trang enhet kan orsaka pumprarelser, domningar eller blasor, eller orsaka
dverdriven ringspanning pa amputationsstumpen fran tatningen.
Varning: En for stor/I6s enhet kan orsaka okad perspiration och rorelse avamputationsstumpen
inuti enheten, vilket kan leda till blasor och utslag.
Om patienten upplever ndgot av ovanstaende symtom eller andra indikationer pa felaktig
passform ska hen kontakta sjukvardspersonal omedelbart.
Varning: Enheten far inte anvéndas av patienter med extremt kort amputationsstump.

« Seal-InV Standard: 9-12 cm beroende pa enhetens storlek.

« Seal-InV High Profile: 13-15 cm beroende pé enhetens storlek.
Amputationsstumpens Idngd méts pa foljande sétt:

- Transtibial langd: Frdn mitten pa patellarsenan till den distala dnden.

INSTRUKTIONER FOR INPASSNING

Varning: Enheten maste inspekteras noggrant for defekter innan den monteras.

Instruktioner for trimning

Produkten kan trimmas for att dka rorelseomfanget eller efter patientens dnskemal (Fig. 2).
Iceross Curvemaster ar ett rekommenderat verktyg som ar sérskilt utformat for att ge en jamn,
rundad kant vid trimning.

Varning: Klipp inte av enheten under forstarkningens niva, genom tétning(en/arna) eller under
de proximala trimningslinjerna i hylsan. Overdriven trimning kan minska sugeffekten mellan
enheten och benet och forsamra forankringen.

Riktlinjer for hylskonstruktion
Rekommenderade hylsmaterial for att sakerstélla langvarig tatningsfunktion:
+ Alla PETG-material
« Laminerade hylsor
« Termoplastmaterial med en slat yta for innerhylsa
Den inre ytan pd hylsan maste vara lufttét och sa jamn som méjligt, oavsett hylsmaterial.
For att uppna en sa jamn yta som mojligt pa den positiva gipsmodellen rekommenderas det att
du anvander finfordelade slipmedel for en jamn slipning, foljt av silikonspray.
Anvandning av ett mjukt/jamnt hylsmaterial forlanger produktens tatningsfunktion.
En envdgsventil med en frigdringsfunktion som Icelock 500- eller 544-serien & mycket viktig for
att tatningssuspensionen ska fungera korrekt. Hylsventilen ska placeras sa distalt som méjligt,
atminstone under tatningen.
Enheten ar Unity"-kompatibel.

Inpassning av hylsa
Rstadkommande av enhetens avsedda funktion ar beroende av hylsans inpassning. En limplig
hylsutformning &r avgdrande for att uppna forankring, kontroll och komfort.

Foljande checklista bor anvandas vid kontroll av hylsans passform:
+ Full kontakt mellan tatningslapparna och hylsans inre vagg.
- Inga luftfickor bildas ndr patienten belastar protesen.
« Ingen pumprdrelse i hylsan
+ Ingen synlig rorelse nar man drar i protesen.
« Fullsténdig rorelse mojligt utan att kompromissa med forankringen.
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Varning: Om aterkoppling indikerar att ndgot av ovanstdende villkor inte uppfylls behéver
hylsan justeras eller gdras om efter behov.

ANVANDNING

Pdtagning

Varning: Anvénd inte hudlotion pd amputationsstumpen omedelbart innan du tar pé enheten.
Amputationsstumpen ska hallas ren och torr for att forhindra skada pa enheten.

Varning: Oppna sér eller skadad hud ska téckas med ett bandage eller annat lampligt skydd for
att forhindra direkt kontakt mellan saret och enheten.

Varning: Var noga med att insidan av enheten &r ren, torr och fri fran frimmande foremal som
kan ge upphov till hudirritation.

Patagning av liner

. Vénd tdtningen i distal riktning.

2. 1Tatagiovankanten av enheten frén insidan och vrang den éver handen tills den inre ytan
ar helt synlig (Fig. 3). Var forsiktig sd att du inte skadar enheten med naglarna.

. Nér s mycket av den distala anden av enheten som méjligt ér synlig placeras den mot den

distala anden av amputationsstumpen (Fig. 4).

Behall ett ltt tryck och rulla enheten hela végen upp pa benet (Fig. 5).

Varning: Slit eller dra inte i den dvre anden av linern ndr du rullar enheten uppét pa benet.

Detta kan leda till spanning pa huden och orsaka blasor eller utslag.

. Kontrollera att det inte finns nagra luftfickor. Om luftfickor hittas ska enheten sattas pa igen.

. Sakerstall att tatningen sitter korrekt och horisontellt runt hela sin omkrets (Fig. 6).

—_
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Patagning av hylsan
. Spraya Iceross” Clean & Simple smorjmedelsspray eller liknande medel létt runt hela
tdtningens omkrets for smidig isattning (Fig. 7).
Varning: Applicera inte smorjmedelsspray pa huden. Undvik kontakt med dgonen.
. Rikta in protesen och tryck in den i hylsan sd att luft trycks ut (Fig. 8).
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Obs! Om det kanns som att huden stracks mer pa ena sidan kanske smorjmedlet inte dr jamnt
fordelat runt hela tatningens omkrets.

Obs! Om det uppstar svarigheter vid patagning av protesen kan mer smérjmedel behovas, eller
sd kan ventilen vara blockerad.

Skatsel och rengdring

Det &r mycket viktigt att rengdra amputationsstumpen varje dag. Det rekommenderas att en mild,
pH-balanserad, 100 % luktfri och oférgad flytande tval anvands. Om huden & torr appliceras en
pH-balanserad, 100 % luktfri och oférgad hudlotion for att mjuka upp och ge huden ndring.

Rengdr enheten dagligen efter anvandning och fore forsta anvandning.

« Vénd enheten in och ut (Fig. 3).

« Tvdtta med pH-balanserad, 100 % luktfri och ofargad flytande tval.
Efter tvatt skoljs enheten grundligt med varmt vatten (Fig. 9) och klapptorkas pé bada sidor
med en luddfri duk.
Enheten kan ocksa maskintvéttas (40 °C) med ett milt tvéttmedel och lag centrifughastighet.
Skoljmedel, blekmedel och andra produkter/rengdringsmedel kan leda till skada pd enheten
och ska inte anvandas.
Enheten ska torkas ver natten innan den ateranvénds.
Kterstall alltid enheten till sitt neutrala lige omedelbart efter rengoring. Forvara den inte in-
och utvand, eftersom det kan skada enheten.
« Enheten farinte utsattas for stark varme eller solljus.
« Tétningen maste vara ren och fri fran smuts fore anvandning.

.

Varning: Overdriven svettning kan forsamra stabiliteten och/eller upphingningen. Ta bort
enheten och torka av bade enheten och amputationsstumpen nar s ar lampligt.
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Varning: Hudens hélsa ska dvervakas dagligen. | handelse av onormala symtom ska du sluta att
anvanda enheten och kontakta din ortopedingenjor omedelbart.

Varning: Tank pa att vanliga hushalls- eller badprodukter, t.ex. tvdl, deodoranter, parfymer,
slipande rengdringsmedel, aerosoler eller alkoholsprayer, kan ge upphov till eller bidra till
hudirritation.

Varning: Efter kontakt med saltvatten och/eller klorerat vatten, tvatta enheten med rent vatten.

Miljoforhdllanden

Enheten &r saker att anvanda med forsiktighet med vattentata komponenter.

Varning: Efter att enheten har sankts ned i vatten maste den tas av, och amputationsstumpen,
linerns hudkontaktskikt och hylsan maste fa torka fore forflyttning.

Varning: Upphdngningen &ventyras om vatten tranger in mellan huden och enheten eller
mellan tatningen och hylsan.

Varning: Upprepad exponering for salt- och/eller klorerat vatten kan paverka enhetens hallbarhet.

KOMPLETTERANDE ENHETER
Féljande tillbehor kan anvandas tillsammans med Ossur tatningsliners.
Se Ossur-katalogen for mer information, t.ex. om storlekar.

Iceross’ Distal Cup

Enheten &r en kroppsnéra proteskomponent avsett att anvéndas som en del av ett system som
ersatter en saknad nedre extremitet.

Enheten ger ytterligare ddmpning for distalt koniska amputationsstumpar med dalig
mjukvavnadstackning. Den passar med amputationsstumpen och kan dérfor anvéandas som ett
fyllnadselement for att sékerstélla full kontakt mellan silikonlinern och amputationsstumpen.

For att passa in enheten korrekt:
1. Mdt upp omkretsen pd amputationsstumpen 4 cm ovanfor den distala anden (Fig. 1).
2. Véljen enhet som ér en eller tva storlekar mindre an matningen.
3. Rulla enheten direkt Gver benstumpen.
4. Nar du anvénder en liner i kombination med en Distal Cup, bér linermétningen goras med
Distal Cup pd plats (dvs. dver Distal Cup).
5. Valj rétt linerstorlek baserat pa métningen som erhallits med Distal Cup pa plats.
Obs! For daglig vard, se instruktioner for rengéring och skdtsel.

Iceross’ Pads

Enheten ar en kroppsndra proteskomponent avsett att anvandas som en del av ett system som
ersatter en saknad nedre extremitet.

Enheten kan anvéndas som volymkompensation for att tillfélligt minskad distal andvolym samt
for att bedoma distal kontakt vid inprovning av en testhylsa.

Placera kudden antingen i linerns distala @nde eller i hylsans distala ande.

Obs! For daglig vérd, se instruktioner for rengéring och skotsel.

Iceross Seal-In"-sockor
Enheten &r avsedd att anvandas for att medge volymminskning av amputationsstumpen.
Om patienten upplever forsamrad suspension orsakad av fluktuerande volym i amputationsstumpen
kan en eller flera strumpor dras dver linern for att aterstalla hylsans passform.
Varning: Om det inte gdr att erhalla tillrdcklig kompensation for volymfluktuationer pa detta
sdtt behdver hylsan goras mindre sa att den passar battre.

» Vadnd tétningen helti distal riktning (Fig. 10).

« Draenheten dver den inverterade tétningen tills strumpans distala @nde &r i jgmnhdjd med

den proximala kanten pa tétningen (Fig. 11).

+ Vénd ner tatningen dver strumpans ande (Fig. 12).

« Tapd protesen som vanligt.
Varning: Forlust av suspension kan uppsta om en strumpa placeras dver tétningen.
Maskintvétta vid max 40 °C med ljust tyg. Torktumla inte.
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RAPPORTERA ALLVARLIGA INCIDENTER

Alla allvarliga handelser i samband med enheten méste rapporteras till tillverkaren och relevanta
myndigheter.

KASSERING
Enheten och forpackningsmaterialet ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella
miljobestammelser.

ANSVAR

Protesenheter fran Ossur r konstruerade och verifierade for att vara sikra och kompatibla
tillsammans med varandra och med individuellt anpassade proteshylsor med adaptrar fran Ossur,
samt ndr de anvénds i enlighet med sin avsedda anvéndning.

Ossur fransager sig allt ansvar for foljande:
+ Enhet som inte underhallits enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
« Enhet som monterats tillsammans med komponenter fran andra tillverkare.
« Enhet som anvands under andra an rekommenderade forhdllanden, anvandningsomréden
eller miljoer.

EAAHNIKA
latpotexvohoyko mpoiov

NEPITPAOH

To mpoidv eivat pia kvnuiaia enévouon oIMk6VNE O KAAUTITEL TO UTIOAEIMPATIKO OKEAOG Kat
Tapéxel pia diemagn petagl Tou umoAelppaTikol okéNoUE Kat Tng umodoxn¢ Tng mpdabeanc. H
oUOKeUN amoTeNei éva oUOTNEA avdpTnong 6mrou o TepLPEPIKAC BANapiog kevol mov dnptoupyeital
Kdtw amd To eninedo tng Sidtagng oteyavomoinong avaptd alomaTa To UMONEITOpEVO OKENOC
otnv mpddeon.

NPOBAENOMENH XPHZH

To mpoidv eivat pia mpooBeTik Stemagn pe 1610TTEC avdpTnong mou mpoopiletat va
XpnotpomoinBei ¢ TRpa evoc cuaTAPaTos mou avtikabiotd éva eNeimov Kdtw dkpo.

H kataAnAéTnTa autol Tou mpoidvtoc yia Ty mpdBean kai tov aoBevi mpémetva aflohoynBovv
amo évav emayyeApatia vygiac.

To mpoidv mpémet va tomoBeTeital pubpiCeTar amokAeloTIKA amo emayyeApatia vyeia.

Evéeieig yia xprion ka1 mAnBuopdc aodevav-atoyos

+ AnwAela, aKpWTNPLAGHOC 1 aveMApKeLd KATW AKpou

+ Aevumapyouy yvwotéc avtevleifelg
To mpoidv mpoopiletat yia xprion o€ xaunhd éwg akpaia emineda katamoévnong, m.y. mepmatnua,
TpéIpo kar abAfpata.

TENIKEZ OAHTIEX AZQAAEIAX

Mpogidonoinon: H yprion mpdBeong katw Akpou evéxel eyyevn Kivouvo mTwong mou pmopei va
00Ny o€l € TPAVPATIOHO.

0 emayyehpatiag vysiag Ba mpémet va evnpepwoel Tov acBevr yia ONeg Tic 0dnyieg mou mephapPavel
TO TAPOV EYYPAPO KAl 0L OTIOIEC TPEMEL VAL TPOUVTAL LA TV AGYAR Xprion AUTAG TOL TIPOidvToc.
Mpogidomoinon: Edv napatnpnBei alayn i} anwheta tng AettoupyikdTnTag TG GUOKELNC ) €QV
1 6uokeur mapovatalel onpddia AanG i pBopdg mou eumodifouv Tig Kavovikég Aettoupyie T,
0 aoBevi¢ Ba mpémel va GTaPATAOEL TN XPRON TNG GUOKEVNE KA VA EMKOWWVATEL e Evav
enayyehpartia vysiag.

Mpozidonoinon: H capalpévn xprion Tou mPoiovTog pmopei va 0dnynoeL o€ amwAela avapTnong.
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Mpogdonoinon: H ouokeun dev mpémetva xpnotpomoteital amd aoBeveic pe paotikég
petaBohég Tou Gykou o€ oUVTOpO XpoVIKO didatnpa, umepBaivovtag 10 gUAa.

Mpocoyn: 01 mBavég mapevépyeleg ivar o epeBiopoc Tou déppatoc/mpoPAnpata avtidpaong.
Mpocoyn: H 1o mpoidv dev mpémei va épyetat o€ emagn pe yvali, ive¢ dvBpaka rj dhha Eéva
owpatidia. To mOotpo amd povo Tou Pmopei va pnv ival apketo yia va e§aleipet to mpoPAnpa. Av
10 Mpoidv exTeDel oe Eveg ouaiec i XNHIKEC ovaieq, Ba mpémet va emoTpagei aTov emayyeApatia
vyeiac.

To mpoidv mpoopiletat yla xprion amé évav povo aoBevn.

ENIAOTH NPOIONTOX
lia kvnpaia emévduon, 10 6woto péyeBog mpoadlopileTal KAPMToVTa EAAQPWC TO yovaTo Kal
agrvovTag Tov Parakd 10To va KpepAoel.
liava mpoodlopioete 10 6woTO péyebog:
+ MeTprioTe TV mepLpE€peLa TO UONELHATIKOD OkéENOUG 4 cm amd To mepipepiko dkpo (Euk. 1)
+ EmiAé€te o avtioTotyo péyeBog mpoidvtoc. Edv n pétpnon dev éxel avtioTotyo péyeBog
TIPOIOVTOC, OTPOYYUNOTIOIOTE TN PETPNON TPOG TA KATW.
Inpeinon: Mnv eméSete péyebog mpoidvtog mov umepPaivel T pérpnon, SnAadn pnv
OTPOYYUAOTIOLEITE.
Mpogoyn: Mia oAU pikpr / o@ixTH cuokeun pmopei va odnynoet ae maAwvdpopitkn kivnon,
povdiacpa i ovokdhec i va mpokahéaet umepPohikr Tdon dakTuhiou 6To UOAEOpEVO AKPO
and tn ogpayion.
Mpogoxn: H emhoyn evo peyéBoug mpoidvtog mou eivat umepPolikd peyaho i epappolel moho
Xohapd evdéyetat va mpokahéaet auénpévn epidpwon Kat KIVNTIKOTNTA TOU 0KENOUG EVTOC TOU
TIPOIOVTOG Kall, CUVEMWG, POUOKANEC Kat e€avBnpata.
Edv mapatnpnBolv omotadnmote and ta mapandvw cupnTwpata fj omoteadimote dAeC evoeigel
akatdMnAng epappoyri, 0 aoBeviic Ba mpEMeL va EMKOIVWVAOEL APEOWG ME TOV EMayyeApatia
uyeiag mou tov mapakohouBei.
Mpozgidonoinon: n suokeur dev mpémet va xpnolpomoleital amd aobeveic pe eapetika Bpayy
UTOAELTOEVO OKENOC.
« Seal-In V Tumiko: 9-12 cm avdoya pe To péyeBog TG ouoKeUnC.
« Seal-In V Ygnoo mpoik: 13-15 cm avdoya pe To péyebog TG GUOKEVRAC.
To prjkog Tou umoAeImOpEVoU dKpou peTpdTal wg e§AC:
« Kvnuuaio: amd tov emyovatidiko Tévovta péxpLTo AmwTepo AKpo.

OAHTIEX TOMOOETHIHX
Mpogoyn: To mpoidv mpéme1 va emBewpeitat S1e€0dIKd yia TuXOV ENATTORATA TPV THY
TomoBénan.

00nyiec mepixomijc

Eivat Suvati n mepikomn tou mpoidvTog yia Tnv avénan Tov eupoug kivnang i avdhoya pe Tig
npotipnoeig tov acBevii (Ewk. 2). To Iceross Curvemaster givat éva 6uvioTopevo epyaheio, b1k
oxedlaopévo yia va mapayet éva Aio, 0Tpoyyuhepévo dkpo Katd To KoYIyo.

Mpocoyn: Mnv kdBete To mMpoidv kdTw amd To eMimedo TNG PATPAC, PEOW TWY GPPAyioEWY A KATW
amo6 Ti¢ eyy0¢ ypappéc kommg tng Brkng. H mepikomn peydhou pépoug evdéxetat va ENaTTwoE TV
avappoenon aépa Petagl TG GUOKEVRAC Kal Tou dkpou, kaba¢ kai va Boel o€ Kivouvo Ty
avaptnon.

KatevBuvtijpisc ypappéc kataokeviic Orikng
Npotewopeva vhikd Brikne yia eSaopahion pakpompdBeopnc Aertouvpyiag oteyavomoinong:
+ Oha ta uhikd PETG
+ Maotikéc Brikeg
+ OeppomhaoTikd VAIKA E6wTEPIKAG BKNG P Aela emodvela
H eowtepiki emedvela tng Brikng mpémel va ival agpooTeyn¢ kat 660 To duvatov mo Aeia,
ave§apTnTa amé 1o UMK TN BAKng.
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Npoketpévou va emtdxete 660 To Suvatov mo Aeia emeavela 1o BeTiko Yoo ekpayeio,
ouvigtaral n xprion Aemtol epyakeiov amo&eanc yia tnv Teikn Aeiavon Kai, 0T oUVEXELT, OTPEL
oIAKOVNG.

H xprion paakod/Aeiov ukikod emévduang otn Brikn Ba mapateivel T Aertovpyia oteyavomoinong
NG OUOKEVAC.

Mia povodpoun Bapida pe Aertoupyia amehevBépwang onwe n aeipd Icelock 500 1y 544 eivat
anapaitnTy yla mn 6woTr Aetroupyia Tg avaptnong ogpdytong. H BahBida tng Brkng mpémetva
TomoBeTnBei aTn peyaritepn duvat amdoTaon, TOUAdYIOTOV KATW amd Tn oppdylon.

H ouokeur eivat supBarth pe to Unity”.

Egappoyij Orikne

H emitev€n g Aetroupyiag yia Ty omoia mpoopileTat n Guokevr €aptdal amd T pappoyn Tg
Brikng. 0 katdAn)og oxediaopoc Tne Brikng sivat amapaitntog mpokepévou va emttevyBein
avdptnon, o é\eyxog Kat n dveon.

H akdhouBn Niota eNéyyou mpémel va xpnolpomoleital Katd Tov éNeyxo TG EQappoyig Te ORKNG:
+ M\jpnc emagn avdpeoa ota yeiAn oppdylong Kat Tov E0wTEPIKO ToiX0 TG BRKNC.
« Aev dnpiovpyotvtal BuNakec aépa otav o acBevic pappdle goptio oty mpdabean.
« Kapia mahvépopukn kivnon otn 8nkn
+ Kapia opatr kivnon katd to tpanypa tme mpoobeong.
- Yndpyel SuvatdtnTa mifjpoug Kivnong xwpic va dtakuBevetat n avaptnon.
Mpoooxn: Edv ot amavtroeig umodeikviouy 0Tt dev Ikavomoleital omoladAmoTe and Ti¢ mapandvw
npoimobéaeic, n Orikn Ba mpémel va mposappooTei i va kataokevaoTei Eavd pe Tov kataAnho
TpoTO.

XPHZH

Epappoyij

Mpocoyn: Mnv epappdlete Aoatov 0To umoAelppaTiko 6KENOG apéowg mpLv amo Ty epappoyn
NG ouokeunc. Na Ty amo@uyn {nptdg 6To mpoidv, To umoAelppatikd okéNog Ba mpémel va ivat
KaBapd kai oTeyvo.

Mpocoyn: Tuxov avolytd tpadpata i mdoyov Séppa Ba mpémel va kahimTovTat pe emideopo i
dMo katdMnAo kdAvppa WOTE va amo@evyeTal N deon magr To TPOIOVTOC pe To Tpalpa.
Mpocoyn: GpovTioTe N EGWTEPIKN EMPAVELD TV TIPOidVTOC va eivat KaBapn, GTEYVI Kat xwpic
TUx6v {éva owpata mou iowg mpokaréaouv deppatikd epeBiopo.

E@appoyn emévéuong
1. Avamodoyupiote T oppdyton oty dnw SiebBuvon.
2. 1MidoTe 10 eMavw PéPOC TOL TPOTOVTOC Ao TNV E6WTEPIKI MAEVPA Kal TepAoTe TO MAvw amd
0 Xép!, HéXPLN E0wTEPIKN em@Avela va ivat MApwe exteBeipévn (Eik. 3). Mpooédte va pnv
npokaléoeTe {niuid 0To mPoiov e Ta voyla.
. Agov exB¢aeTe 600 TO SuvaTOV PEYaNVTEPO TULA TOU TIEPLYEPIKOU AKPOU TOV TPOTdVTOC,
TOMoBETNOTE T0 EMAVW 0TO ANWTEPO oNiEio Tov umoleppatikol okéoug (Etk. 4).
Me eha@pta oupmieon, meploTpéPTe To MPoiov mpog Ta mdvw 6o dkpo (EK. 5).
Mpogoxn: Mnv tpaBdte To mdvew dkpo Tng emévduang katd tnv KOMN ToU TPOTGVTOC TPOG Ta
TIavw 070 oKENOC. AuTo pmopei va odnynoel Téviwpa aTo déppa, mpokahvtag GousKAAeS iy
e€avBnpara.
. BeBatwBeite oT1 dev umdpyouv BUAakeg aépa. Edv BpeBolv Bulakec aépa, pappdote Eavd to
Tpoiov.
6. BePawwBeite 1Ln oppdylon eival 6wotn Katopl{dvtia yopw and T mnpn mepipépela (Ei. 6).
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Mé0odo¢ epappoyng Oiqkn¢
1. Yekdote ehappd tn o@pdyton yopw amd v mijpn mepLoépela Kat péoa o BiKn pe
Mmavtikd ompét Iceross” Clean & Simple 1y mapopoto yia opali €igodo (Eik. 7).
Npo&idomoinon: Mnv epappolete To Mmavikd ompél 1o 6€ppa. AMoQUOYETE TNV ENAPR PE
Ta pdria.
2. EuBuypappiote v mpoBeon kat ompaéte T Brkn e§wbwvtac Tov aépa (Ewk. 8).
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Inpeiwon: Edv to téviwpa tou déppatoc eival meploodtepo mpog T pia mevpd, n Aimavon
HMOPEL va PNV KaTavépeTal opolopop@a yopw amd tnv mijpn mepiopépeld Tne 6ppaylong.
Inpeiwon: Edv napovotactodv duokohieg katd Ty tomoBétnon tng mpooBeong, umopei va
Xpelaotei meploodtepo Amavtikd 1y n BahBida éxet pmhokaplotei.

KaBapioudc kai ppovrida

0 kabnpepivog kabapiopdc Tov umolelpaTiko okéoug eival amapaitnrog. Zuviotatat n xpRon
€vO¢ fimiou vypou camouvioy e looppomnpévo pH, 100% doopou kat axpwpiou. X mepimtwon
Enpodeppiac, epappoate hoatdv 1ooppommpévou pH, 100% doopn Kat dxpwpn, yia va Bpéet kat
Va HalaKooEL T0 déppa.

KaBapilete To mpoidv kabnpeptva petd T xprion Kat mpwv amo Ty mpwtn xpron.
+ TupioTe 10 £0WTEPIKO TOU TIPOIOVTOC TTPOC Ta €€w (EtK. 3).
« M\Ovete pe vypd oamolvt leoppomnpévou pH, 100% doopo kat dxpwHo.

Metd tnv moon, §eByahete axohaatikd o mpoidv pe (a6 vepo (Etk. 9) kat 6TEYVROTE

TAPMOVAPLOTA Kat TI¢ 500 OYEL pe mavi mou dev agrvel xvodt.

+ Tompoidv pmopei emiong va mhuBei ato mhuvtipto (40°C) pe Ao amoppumavTike oTi¢ XapnAég

0Tpo@éc. Hxprion pahaktikwy, Aevkavtikav kat dAwv mpoidvTwv/Sialupdtwy kaBaptopod

evbéxetarva mpokaréoel {npid 0N oUOKeLN Kal dev emTpémeTal.

H ouokeun Ba mpémet va oTeyvwvel 0An Th VOXTaA IPIV Ao TV EMavaypnolpomoinon.

« Emotpégete mvta To mpoiov Ty oudétepn katdoTaon apéowe petd tov kabapiopo. Mnv to
QUNdooETE yuplopévo avamoda (to péoa é§w), KaBwg kATI TéTolo EvaExeTal va pokahéael
{npd 670 mpoiov.

« Hovokeun dev mpémetva extibetal o€ umepBoiki Beppotnta f nhako Qug.

« Hogpayion npémeiva ivat kabapn kat amalaypévn and akabapoie¢ mpwv amd tn xprion.

Mpocidomoinan: H umepPolikn epidpwon pmopei va B¢oe1 oe kivouvo Tn aTabepotnTa f/kat Ty
avdptnon. AQaip£0Te TN GUGKEUN KAl 0TEYVWOTE T OUGKELT KAl TO UTOAEITOpEVO AKPO 6TAV
anaiteitat.

Mpoooxn: H uyeia tov déppatog mpéme va mapakolouBeitat kabnpepwvad. Ze mepintwon pn
QUOLOAOYIKGV CUPTITWHATOV, SLAKOYTE T XProT TOU TIPOTOVTOC KAl EMKOWWVIOTE APEOWC e TOV
emayyehpartia vysiag.

Mpocoyn: Oampénetva yvwpilete 6T1moAd Kotvd mpoidvTa mou Bpiokovtal oTo omitt i T
pmdvio, m.x. 6amolvia, amoopnTIkd, apwpata, dtaBpwtika kabapioTikd, ompéL agpoupatog i
aAKoOANG, evdéyeTat va mpokahégouy r va emdevwaoouy deppatikolg epebiopouc.

Mpocoyn: Metd and emagr pe ahpupd vepd i xhwplwpévo vepo, MUVETe T Guokeur pe kabapd
vepo.

NepiBardovriké ouvBiikeg

H ouokeun eivat acpahng ya xprion pe mpogoy1 pe adiappoya e€aptipata.
Npogidonoinon: Metd tn fUBion ¢ ouakevri¢ 1o vepo, mpémet va apapedei, kat 1o
umoAelmopevo dkpo, N emévduon mou £pyetal og emagn pe Ty emdeppida kabag kat n Brjkn Ba
TIPEMELVA GTEYVWOOLY TIPV amd Ty Badion.

Mpogdonoinon: H avaptnon tibetar o€ kivduvo edv pmet vepo petad Tov S€ppatog kat Tng
GUOKEVIG 1 TG 6PPAyLoNG Kat Tn¢ Biikng.

Mpoooxn: H ouyvn ékBeon o€ ahpupo vepd 1y Y\wplwpévo vepd pmopei va emmpedoet Ty
AVOEKTIKOTNTA TN GUOKEUNC.

IYMNAHPQMATIKA NTPOTONTA

Ta akohovBa e§aptipata pmopovv va xpnatpomoinBobv o€ GuvEUAGHO pe EmevOUTELS aopANIONnG
Ossur.

Avatpé€re atov Katdhoyo Ossur yia neploodTepeg MAnpo@opiec, .. péyeoc.

Mepipepikd kahuppa lceross®
To mpoidv ivat pia mpooBetikn Siemagn mou mpoopiletat va xpnotpomotnBei wg TRy evog
GUOTAHATOC TOU avTIKABIoTA éva eNNeimov KATw dKpo.
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To mpoidv mapéxel emmhéov amoppdenon Twv Kpadaopw yia Ta MEPLPEPIKA KWVIKA AKpa e KAk
KAAUYN HAAAK@Y L0TGV. ZUPHOPPWVETAL e TO UTOAEMOPEVO OKENOG Kal ¢ €K TOUTOU HMopEi va
xpnotpomnoinBei w¢ atotyeio mMipwong yia va e§aspahotei n mipng emagn petagl e
€mévouang GINKOVNG Kal TOU UTONELUPATIKOY OKEAOUC.

lla 6woTH €appoyr Tou MPoidvToC:

1. MeTpnoTe TV mepLoépela Tou UMOAEIPPATIKOD OKENOUG O amdaTaon 4 Cm amd To mepipepIKO
dkpo (Etk. 1).

2. Emé€te évampoiov pe éva iy 600 peyédn pikpoTepa amd T pétpnon.
3. 3.Meprotpéyte To mpoidv amevBeiac mavw amé 1o okéAog.
4. '0tav xpnotpomoleite pia enévouon o€ 6uvEVAoHO pe Eva TEPLPEPIKO KAV, 1) PETPRON TG
emévbuong mpémeLva yiveTal pe To meplpepikd kaAuppa otn B€on Tou (dnhadn, mavw amd To
TEPLPEPIKO KANVYpa).

. EmAé€te 10 0wotd péyeBog emévduonc pe Baon T PETPNON OV AMOKTABNKE |UE TO MEPIPEPIKO
kaAuppa otn B¢on Tov.

Inpeiwon: Na kabnpepwi epovtida, avatpéte oTic 0dnyieg kabapiopou kat ppovtidac.
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EmOépara lceross®

To mpoidv ivat pia mpooBetikn Siemagn mou mpoopiletat va xpnotpomotnBei wg TR evog
GUOTAHATOC TOU aVTIKABIoTA éva eNNeimov KATw dKpo.

To mpoidv pmopei va xpnotpomotndei yia tn Staxeipton Tov mpooBeTIKO Gykou yia mpoowpiv
KAAuYn Tou Xapévou 6yKou Tou MEPIPEPIKOL Kpov, kaBwg kat yia Tnv aflohdynon tng
TIEPLPEPIKIG EMAPRE KaTd TV TomoBETNON pia BRKNG ENEyXOL.

TomoBeTroTe T0 mifepa €ite 0T0 MEPIPEPIKO AKPO TN EMEVOUONG EiTe GTO MEPIPEPIKO AKPO TG
nkng.

Inpeiwon: Na kabnpepwi epovtida, avatpéte oTic 0dnyieg kabapiopou kat ppovtidac.

KaAtosc Iceross Seal-In®

To mpoidv mpoopiletat ao va xpnatpomoteital yia tn dievBétnon Te umodeimopevng peiwong Tov
dyKou Tou aKpou.

Edv 0 aoBeviq epgavioel pelwpévn avaptnon mou mpokaheital amo Ti¢ SLaKLPAvVOELS Tou OyKov
TWV UTIOAEMOPEVWY AKPWV, Pia ) MeEPLOoOTEPEC KANTOEC PmopovV va TpafnyTody mavw amé Ty
€MévOUON YIa va AMoKATAoTAOOY TNV TIPosappoyN Tng BAKNg.

Mpogooxn: Edv n takdpavon dykou dev ivat duvatév va avTioTaBuIOTE ETAPKWC Pe auTOv Tov
Tpomo, n Bikn Ba mpémel va kataokevaoTei {avd o€ katdAnAeg pikpoTepeg SlaoTaoelc.

« AvamodoyupioTe T 6@payion Teleiwg oty dnw SiebBuvon (Eik. 10).

« Tpapnéte T ouokeur mdvw amé TV avamodoyupLopévn oppdyion w¢ 6Tou T0
QAMOpAKPUGHEVO AKPo TG KAAToag va eival emimedo e To eyyuc meplBwpLo Tg 6Ppaylong
(Ewk. 11).

« Avuierolyiote Tn o@pdyton mavw amd to dkpo ¢ kaAteac (Etk. 12).

« TomoBetote TNV Mpoabean kavovikd.

Mpoooxn: AnwAsia avaptnong Hmopei va avTipeTwmoTel v pa kahtoa TomoBetnBei mdvw amé
™ o@pdylon.

M\votpo oo muvtrplo atoug 40°C o péylaTo pe avolyToxpwpa vpacpata. Mn xpnotpomoteite
oTEYVWTApLO.

ANAOOPA OBAPOY MEPIZTATIKOY
Omotodrimote GoBapd GuPPAv o€ oXéon (L€ TO TPOTOV MPEMEL VA AVAPEPETAL GTOV KATAGKEVAOTH
KOl 0TIC appodieC apyeq.

ANOPPIYH
To mpoidv kat n Guokevacia Ba mpémel va amoppinTovTal OUUPWVA [LE TOUC AVTIOTOLXOUC TOMKOUC
1} éBvikou¢ mepIBarNovTIKOUG KavoviopoUg.
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EYOYNH

OumpoaBéaeic g Ossur éxouv oxediaoTei kat emaAnBeutei w¢ aopaleic kat ouppatéc oe
ouvduaopd petagl Toug kaBu kat pe Mpooappoapéve MpoaBeTikeS Brikeg pe mpooappoyeic Tng
Ossur, kat 6tav xpnotponotoivTal GOPQwVA e T xpRoN yia Ty omoia mpoopilovTal.

H Ossur Sev avalapBavet kapia evBovn yia Ta akohouBa:
« Mn ouvtipnon tou mpoidvTog oup@wva He TIC 0dnyieg xpriong.
« Yuvappoldynon Tou mpoidvTog pe eapTipata AAwWY KATAOKEVATTY.
« Xprion Tou mpoIOVTOG EKTOC CUVIOTWHEVWY GUVBNK®V Xpriong, papuoyng i meptBarlovtoc.

SUOMI
Ladkinnallinen laite

KUVAUS

Laite on transtibiaalinen silikonivuoraus, joka suojaa raajantynkaa ja muodostaa tyngén ja
proteesin holkin valisen liitanndn. Laite toimii liitantdmekanismina, jossa tiivisteen alapuolelle
muodostuu distaalinen alipainekammio, joka liittd raajantyngén luotettavasti proteesiin.

KAYTTOTARKOITUS

Laite on proteesikokoonpano, jossa on kiinnitysominaisuudet ja joka on tarkoitettu kéytettavaksi
osana puuttuvan alaraajan korvaavaa jarjestelmaa.

Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava tdmén laitteen soveltuvuus proteesiin ja
potilaalle.

Laitteen saa asentaa ja sadtda vain terveydenhuollon ammattilainen.

Kdyttoaiheet ja kohdepotilasryhmd

« Alaraajan menetys, amputaatio tai synnynndinen puuttuminen

« Eitiedettyjd vasta-aiheita
Laite on tarkoitettu matalasta erittdin korkeaan aktiivisuustason kdyttoon, esim. kévelyyn,
juoksuun ja muuhun urheiluun.

YLEISIA TURVALLISUUSOHJEITA

Varoitus: Alaraajaproteesin kdyttoon liittyy luontainen kaatumisriski, joka voi johtaa
loukkaantumiseen.

Terveydenhuollon ammattilaisen on ilmoitettava potilaalle kaikista tassa asiakirjassa mainituista
tiedoista, jotka potilaan tulee tietdd pystyakseen kdyttdmaan tatd laitetta turvallisesti.
Varoitus: jos laitteen toiminta muuttuu tai heikkenee tai jos laitteessa on merkkejd vaurioista
tai kulumista, jotka haittaavan sen normaalia toimintaa, potilaan tulee lopettaa laitteen kdyttd
ja ottaa yhteytta terveydenhuollon ammattilaiseen.

Varoitus: Laitteen kdyttaminen védrin voi johtaa kiinnityksen irtoamiseen.

Varoitus: Sellaiset potilaat, joilla kudosten tilavuus voi lyhyessé ajassa muuttua suuresti eli yli
10 kerrosta, eivét saa kayttaa laitetta.

Huomaa: ihodrsytys/ihoreaktiot ovat mahdollisia haittavaikutuksia.

Huomio: Laite ei saa joutua kosketuksiin lasin, hiilikuidun tai muiden vieraiden ainesten kanssa.
Peseminen ei valttamattd yksin riitd poistamaan ongelmaa. Jos laite altistuu vieraille aineille tai
kemikaaleille, se on palautettava terveydenhuollon ammattihenkildlle.

Laite on tarkoitettu yhden potilaan kayttoon.

LAITEVALIKOIMA
Transtibiaalisen vuorauksen oikea koko madritetaan taivuttamalla polvea hieman, jotta
pehmytkudos pursuu alaspdin.
Oikean koon mdarittdminen:
« Mittaa raajantyngdn ymparysmitta neljan senttimetrin etdisyydeltd distaalipadstd (Kuva 1).
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- Valitse vastaava laitekoko. Jos saatuja mittoja vastaavaa laitekokoa ei ole, pydrista saadut
mitat alaspain.

Huomautus: Al valitse mittaa ylittavaa laitekokoa eli 14 pyorista ylospain.
Huomaa: Laitteen liiallinen pienuus/tiukkuus voi aiheuttaa pumppausliikettd, tunnottomuutta
tai rakkuloita tai saada tiivisteen puristamaan raajantynkad liian voimakkaasti.
Huomaa: Liian suuren/valjan laitteen valitseminen voi lisétd hikoilua ja raajantyngan
liikkumista laitteen sisélld, mikd taas voi aiheuttaa rakkuloita ja ihottumaa.
Jos jotakin ylld mainituista oireista tai muita merkkejd vuorauksen sopimattomuudesta
havaitaan, potilaan on otettava vélittomasti yhteytta terveydenhuollon ammattihenkiloon.
Varoitus: Potilaat, joiden raajantynka on erittdin lyhyt, eivat saa kdyttda laitetta.

« Seal-InV Standard: 9—12 cm laitteen koosta riippuen.

- Seal-InV High Profile: 13-15 cm laitteen koosta riippuen.
Raajantyngdn pituuden mittausohje:

- transtibiaalisesti — patellajénteen keskeltd raajantyngadn distaalipddhan

PUKEMISOHJEET
Huomaa: Laite on tarkistettava huolellisesti vikojen varalta ennen sovitusta.

Leikkaamisohjeet

Laitetta voi leikata liikelaajuuden parantamiseksi tai potilaan tarpeen mukaan (Kuva 2). Iceross
Curvemaster on suositeltava tydkalu, joka on kehitetty nimenomaisesti silean, pydristetyn
reunan aikaansaamiseen leikattaessa.

Huomio: Al leikkaa laitetta matriisin tason alapuolelta, tiivisteen/tiivisteiden lapi tai holkin
proksimaalisten leikkausviivojen alapuolelta. Liiallinen leikkaaminen voi vahentda laitteen ja
tyngan vélistd luonnollistaimua ja vaarantaa kiinnityksen.

Holkin rakennetiedot
Suositellut holkkimateriaalit pitkaaikaisen tiiviyden varmistamiseksi:

« kaikki PETG-materiaalit

« laminoidut holkit

« siledpintaiset, limpdmuovattavat holkin siséimateriaalit
Holkin sisapinnan on oltava ilmatiivis ja mahdollisimman tasainen holkin materiaalista
riippumatta.
Mahdollisimman tasaisen pinnan saamiseksi valoksen positiivimalliin suositellaan hienojakoisen
hiontamateriaalin ja lopuksi silikonisuihkeen kayttod.
Pehmedn/siledn holkin vuorausmateriaalin kdyttd pidentdd laitteen tiivistyksen kdyttdikaa.
Yksisuuntainen venttiili, jolla on vapautustoiminto, kuten Icelandock 500- tai 544-sarja, on
valttamaton tiivistekiinnityksen moitteettoman toiminnan kannalta. Holkin venttiili on
sijoitettava mahdollisimman distaalisesti ja vahintdan tiivisteen alapuolelle.
Laite on Unity"-yhteensopiva.

Holkin pukeminen

Laitteen aiotun toiminnan toteutuminen maaréytyy holkin istuvuuden mukaan. Holkin
asianmukainen rakenne on olennaisen tarkeda kiinnityksen, hallinnan ja kdyttomukavuuden
kannalta.

Seuraavaa tarkistuslistaa tulisi kdyttaa holkin sovitusta tarkistettaessa:

« Tiivisteen huulten ja holkin sisdseindman vélinen taydellinen kosketus.

« Potilaan kuormittaessa proteesia ei synny ilmataskuja.

« Ei pumppausliikettd holkin sisalla.

« Eindkyvaa liikettd, kun proteesia vedetdan.

« Taysi liike mahdollinen kiinnityksen huonontumatta.
Huomaa: Jos palautteesta kdy ilmi, ettei jokin edelld mainituista ehdoista tayty, holkkia on
sdadettdva tai on valmistettava uusi holkki.
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KAYTTO

Pukeminen

Huomaa: Al rasvaa raajantynkaa juuri ennen laitteen pukemista. Raajantyngan on oltava
puhdas ja kuiva, jotta laite ei vahingoitu.

Huomio: avoimet haavat tai vaurioitunut iho on peitettava siteelld tai muulla asianmukaisella
suojalla, jotta laite ei kosketa haavaa valittomasti.

Huomaa: Varmista, ettd laitteen sisépuoli on puhdas ja kuiva ja ettd sielld ei ole mitdan vieraita
esineitd, jotka voisivat drsyttda ihoa.

Vuorauksen pukeminen

. Kaénnd tiiviste distaalisuuntaan.

. Tartu laitteen yldosaan sisdpuolelta ja tydnnd se kdden yli, kunnes sisdpinta nakyy kokonaan
(Kuva 3). Varo vahingoittamasta laitetta kynsillasi.

. Kun laitteen distaalipadsta on mahdollisimman paljon esilld, aseta se raajantyngan

distaalipaatd vasten (Kuva 4).

Rullaa laite raajan paalle téysin ylos asti kevyesti puristaen (Kuva 5).

Huomaa: Al nyi tai vedd vuorauksen ylapdité rullatessasi laitetta ylospéin raajan péalle.

Tama voi kiristad ihoa, mika aiheuttaa rakkoja tai ihottumaa.

Tarkista, ettd ilmataskuja ei ole. Jos ilmataskuja on, pue laite uudelleen.

. Varmista, ettd tiiviste on paikallaan oikein ja vaakasuorassa koko ymparykseltaan (Kuva 6).
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Holkin pukeminen

. Voitele tiiviste koko ymparykseltaan ja holkin sisapinta kevyesti Iceross Clean & Simple
-voiteludljysuihkeella tai vastaavalla, jotta holkki menee helposti paikalleen (Kuva 7).
Varoitus: Al levitd suihkevoiteluainetta iholle. Valtd voiteluaineen joutumista silmiin.

. Kohdista proteesi ja tyonna se holkkiin, jolloin ilmaa poistuu (Kuva 8).

—_

N~

Huomautus: Jos iho tuntuu venyvén enemman toisella puolella, voitelu ei ehka ole jakautunut
tasaisesti tiivisteen koko ymparykselle.

Huomautus: Jos proteesin pukemisessa syntyy vaikeuksia, voit tarvita lisdé voiteluaineita, tai
venttiili on tukossa.

Puhdistus ja hoito

Raajantyngdn pdivittdinen puhdistus on olennaisen térkedd. Suosittelemme mietoa,
nestemadista, pH-tasapainotettua saippuaa, joka ei sisélld hajusteita eika vériaineita. Jos iho on
kuiva, kdytd ihoa ravitsevaa ja pehmentdvad pH-tasapainotettua kosteusemulsiota, joka ei sisélld
hajusteita eikd vériaineita.

Puhdista laite joka péiva kdyton jalkeen ja ennen ensimmaistd kayttokertaa.
« Ké&énnd laite nurinpdin (Kuva 3).
+ Pese pH-tasapainotetulla nestemadiselld saippualla, joka ei sisalld hajusteita eikd variaineita.
+ Huuhtele laite huolellisesti lampiméllé vedelld pesun jélkeen (Kuva 9) ja kuivaa se
kummaltakin puolelta nukkaamattomalla liinalla.
Laitteen voi myds pestd koneessa (40 °C) miedolla puhdistusaineella ja pienta
pydrimisnopeutta kdyttden. Huuhteluaineet, valkaisuaineet ja muut tuotteet/
puhdistusliuokset voivat vaurioittaa laitetta, eikd niitd pida kayttaa.
- Laitteen on annettava kuivua yon yli ennen uudelleenkayttoa.
« Palauta laite aina perusmuotoonsa valittomasti puhdistuksen jalkeen. Laitetta ei saa
sdilyttdd nurinpdin, koska se voi vaurioitua.
« Laitetta ei saa altistaa liialliselle limmdlle tai auringonvalolle.
« Tiivisteen on oltava puhdas ja liaton ennen kayttoa.

Varoitus: Liiallinen hikoilu voi huonontaa vakautta ja/tai kiinnitystd. Irrota laite ja kuivaa sekd
laite ettd raajantynka tarvittaessa.

Huomaa: lhon terveyttd pitad tarkkailla joka péivd. Jos epdtavanomaisia oireita ilmenee, lopeta
laitteen kayttd ja ota heti yhteytta terveydenhuollon ammattihenkiloon.
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Huomaa: Kéyttdjan on oltava tietoinen siitd, ettd monet yleiset kotitalous- tai pesuainetuotteet,
kuten saippuat, deodorantit, hajuvedet, hankaavat puhdistusaineet, aerosolit tai
alkoholisuihkeet, voivat drsyttad ihoa.

Varoitus: Pese laite puhtaalla vedelld, kun se on joutunut kosketuksiin suolaisen ja/tai klooratun
veden kanssa.

Kayttoolosuhteet

Laitetta on turvallista kdyttad, mutta vedenkestavien komponenttien kanssa on kuitenkin oltava
varovainen.

Varoitus: Laite on otettava pois paikaltaan veteen upottamisen jalkeen, ja raajantynka seka
vuorikankaan ihokontaktikerros ja holkki on kuivattava ennen uutta liikkeellelahtoa.

Varoitus: Kiinnitys vaarantuu, jos vettd padsee ihon ja laitteen tai tiivisteen ja holkin vliin.
Huomaa: Usein tapahtuva altistuminen suolaiselle ja/tai klooratulle vedelle saattaa vaikuttaa
laitteen kestdvyyteen.

TAYDENTAVAT LAITTEET
Seuraavia lisdvarusteita voi kdyttda yhdessa Ossur Seal -vuorausten kanssa.
Katso Ossur-tuotekuvastosta lisatietoja esimerkiksi koon valinnasta.

Iceross -distaalikuppi

Laite on proteesikokoonpano, joka on tarkoitettu kaytettévaksi osana jarjestelméad, joka korvaa
puuttuvan alaraajan.

Laite antaa lisipehmustusta distaalisesti kartiomaisille raajoille, joiden pehmytkudospeite on
niukka. Se mukautuu raajantynkdén, ja sitd voi kayttad taytteend sen varmistamiseksi, ettd
silikonivuoraus ja raajantynkd koskettavat toisiaan taydellisesti.

Laitteen oikea sovitus:
1. Mittaa raajantyngan ymparysmitta nelja senttimetrid tyngén distaalipaan ylapuolelta
(Kuva1).
2. Valitse yksi tai kaksi kokoa mittaa pienempi laite.
3. Rullaa laite suoraan raajan paalle.
4. Kun vuorausta kdytetddn yhdessa distaalikupin kanssa, vuorauksen mittaus pitda tehda
distaalikupin ollessa paikallaan (eli distaalikupin paaltd).
5. Valitse oikea vuorauskoko distaalikupin paikallaan ollessa saadun mitan perusteella.
Huomaa: Katso péivittéisen puhdistuksen ohjeet Puhdistus ja hoito -ohjeista.

Iceross™-pehmusteet

Laite on proteesikokoonpano, joka on tarkoitettu kaytettavaksi osana jarjestelmaa, joka korvaa
puuttuvan alaraajan.

Laitetta voidaan kéyttaa proteettisen tilavuuden hallinnassa kompensoimaan menetettyd
distaalipddn tilavuutta valiaikaisesti seka distaalisen kontaktin arviointiin testiholkkia
sovitettaessa.

Aseta pehmuste vuorauksen distaalipaahén tai holkin distaalipaahan.

Huomaa: Katso pdivittéisen puhdistuksen ohjeet Puhdistus ja hoito -ohjeista.

Iceross Seal-In" Sock -sukat
Laite on tarkoitettu kdytettavaksi tyngan pienenemiseen mukauttamiseen.
Jos potilas kokee kiinnityksen puutteelliseksi raajantyngan tilavuuden vaihteluiden vuoksi,
holkin sopivuuden voi palauttaa vetamalld vuorauksen pélle yhden tai useamman sukan.
Huomaa: Jos tilavuusvaihteluita ei pystyta riittdvasti kompensoimaan talld tavalla, on
valmistettava uusi holkki sopivasti pienennetyilld mitoilla.

« Ké&énna tiiviste téysin distaalisuuntaan (Kuva 10).

« Veda laitetta kddnnetyn tiivisteen paalle, kunnes sukan distaalinen paa on samalla tasolla

tiivisteen proksimaalisen reunuksen kanssa (Kuva 11).
« Siirrd tiiviste sukan suun paalle (Kuva 12).
« Pue proteesi normaalisti.

47



Huomaa: Kiinnitys voi irrota, jos sukka pannaan tiivisteen pdalle.
Konepesu enintdén 40 °C:n lampdtilassa vaaleiden kankaiden kanssa. Ei rumpukuivausta.

ILMOITTAMINEN VAKAVISTA VAARATILANTEISTA
Kaikista laitteeseen liittyvistd vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja
asianomaisille viranomaisille.

HAVITTAMINEN
Laite ja pakkaus on hévitettavd paikallisten tai kansallisten ymparistomédraysten mukaisesti.

VASTUU

Ossur-proteesilaitteet on suunniteltu ja varmistettu turvallisiksi ja yhteensopiviksi toistensa ja
Ossur-adaptereilla varustettujen mittatilaustydnd valmistettujen proteesiholkkien kanssa, kun
niitd kdytetdan niiden kdyttotarkoituksen mukaisesti.

Ossur ei ole vastuussa seuraavista:
+ Laitetta ei ole huollettu kdyttdohjeissa neuvotulla tavalla.
« Laitteen kokoonpanossa kdytetaan muiden valmistajien osia.
- Laitteen kdytdssd ei noudateta suositeltua kdyttdolosuhdetta, kdyttokohdetta tai
kdyttoymparistod.

NEDERLANDS
Medisch hulpmiddel

BESCHRIJVING

Het hulpmiddel is een transtibiale siliconen liner die het restledemaat bedekt en een tussenlaag
vormt tussen het restledemaat en de koker van de prothese. Het hulpmiddel vormt een
suspensiesysteem, waarbij onder het niveau van de seal een distaal vacuiimcompartiment
ontstaat dat ervoor zorgt dat het restledemaat goed in de prothese vast blijft zitten.

BEOOGD GEBRUIK

Het hulpmiddel is een prothetische interface met suspensie-eigenschappen dat bedoeld is voor
gebruik als onderdeel van een systeem dat een ontbrekend onderste ledemaat vervangt.

De geschiktheid van het hulpmiddel voor de prothese en de patiént moet worden beoordeeld
door een medische-zorgverlener.

Het hulpmiddel moet worden aangemeten en afgesteld door een medische-zorgverlener.

Indicaties voor gebruik en beoogde patiéntenpopulatie

« Verlies, amputatie of deficiéntie van de onderste ledematen

+ Geen bekende contra-indicaties
Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik met een lage tot extreme impact, bijv. wandelen, rennen
ensporten.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing: Het gebruik van een prothese voor de onderste ledematen brengt een inherent
valrisico met zich mee, dat tot letsel kan leiden.

De medische-zorgverlener dient de patiént te informeren over de inhoud van dit document ten
behoeve van het veilige gebruik van dit hulpmiddel.

Waarschuwing: als de werking van het hulpmiddel verandert of afneemt, of als het hulpmiddel
tekenen van schade of slijtage vertoont die de normale functies van het hulpmiddel belemmeren,
moet de patiént stoppen met het gebruik van het hulpmiddel en contact opnemen met een
medische-zorgverlener.
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Waarschuwing: Een onjuist gebruik van het hulpmiddel kan ertoe leiden dat de bevestiging
losraakt.

Waarschuwing: Het apparaat mag niet worden gebruikt door patiénten met drastische
volumeveranderingen binnen een korte tijdsperiode, van meer dan 10 lagen.

Let op: Mogelijke bijwerkingen zijn huidirritatie en andere huidreacties.

Let op: Het hulpmiddel mag niet in contact komen met glas, koolstofvezels of andere vreemde
deeltjes. Wassen alleen is meestal niet voldoende om dit probleem te verhelpen. Als het
hulpmiddel wordt blootgesteld aan vreemde deeltjes of chemicalién, moet het worden
geretourneerd naar de professionele zorgverlener.

Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiént.

KEUZE VAN HULPMIDDEL
Bij een transtibiale liner wordt de juiste linermaat bepaald door de knie iets te buigen, zodat de
weke delen kunnen afhangen.
U bepaalt als volgt de juiste maat:

+ Meet de omtrek van het restledemaat op 4 cm van het distale uiteinde (Afb. 1)

+ Kies de overeenkomstige hulpmiddelgrootte. Als er voor de gemeten maat geen hulpmiddel

is met overeenkomstige grootte, rondt u de meting naar beneden af.

Opmerking: Kies geen hulpmiddel met een grootte groter dan de gemeten maat, d.w.z. niet
naar boven afronden.
Let op: Een te klein/strak hulpmiddel kan leiden tot uitrekken in verticale richting, gevoelloosheid
of blaarvorming, of tot overmatige ringspanning op het restledemaat door de seal.
Let op: Als het hulpmiddel te groot is of te los zit, kan dit leiden tot meer transpiratie en/of

beweging van het ledemaat in het hulpmiddel, waardoor blaren en huiduitslag kunnen ontstaan.

Bij de bovenstaande symptomen of andere aanwijzingen dat de pasvorm niet goed is, moet de
patiént onmiddellijk contact opnemen met zijn of haar professionele zorgverlener.
Waarschuwing: het hulpmiddel mag niet worden gebruikt door patiénten met een extreem
kort restledemaat.

« Seal-InV Standard: 9-12 cm afhankelijk van de grootte van het apparaat.

« Seal-InV High Profile: 13-15 cm afhankelijk van de grootte van het apparaat.
De lengte van het restledemaat wordt als volgt gemeten:

« Transtibiaal: van het midden van de patellapees tot aan het distale uiteinde.

PASINSTRUCTIES
Let op: Het hulpmiddel moet voor montage nauwkeurig op defecten worden gecontroleerd.

Instructies voor het bijsnijden

Het hulpmiddel kan worden bijgesneden om het bewegingsbereik groter te maken of als de
patiént dat prettiger vindt (Afb. 2). De Iceross Curvemaster is een aanbevolen instrument,
speciaal ontworpen voor een gladde, afgeronde rand bij het bijsnijden.

Let op: Snijd het hulpmiddel niet af onder het niveau van de matrix, door de seal(s) of onder de
proximale trimlijnen van de koker. Als er te veel wordt afgesneden, kan dit ten koste gaan van de
zuiging tussen het hulpmiddel en het ledemaat, waardoor de suspensie minder goed zal zijn.

Constructierichtlijnen voor de koker
Aanbevolen kokermaterialen om een langdurige afdichtingsfunctie te garanderen:

+ Alle PETG materialen

+ Gelamineerde kokers

« Thermoplastische binnenkokermaterialen met een glad oppervlak
De koker moet aan de binnenkant luchtdicht en zo glad mogelijk zijn, ongeacht het
kokermateriaal.
Voor een zo glad mogelijk oppervlak van het gipsen positiefmodel raden we aan om fijn
schuurmateriaal te gebruiken voor de laatste gladmaking, gevolgd door een siliconenspray.
Door gebruik van zacht/glad kokerbekledingsmateriaal blijft de afdichtfunctie van het
hulpmiddel langer goed.
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Een eenrichtingsventiel met een ontgrendelfunctie zoals de Icelock 500- of 544-serie is
essentieel voor goed functionerende sealsuspensie. Het kokerventiel moet zo distaal mogelijk
worden gepositioneerd, ten minste onder de seal.

Het hulpmiddel is compatibel met Unity".

Koker passen
De correcte werking van het hulpmiddel is afhankelijk van een goede kokerpasvorm. Het juiste
kokerontwerp is essentieel om suspensie, controle en comfort te bereiken.

De volgende checklist moet worden gebruikt bij het controleren van de pasvorm van de koker:

« Volledig contact tussen de seallippen en de binnenwand van de koker.

+ Erkomt geen lucht tussen wanneer de patiént de prothese belast.

+ Geen zuiging in de koker

+ Geen zichtbare beweging wanneer aan de prothese wordt getrokken.

« Erisvolledige beweging mogelijk zonder dat de suspensie wordt aangetast.
Let op: Als uit feedback blijkt dat niet aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, moet
de koker worden aangepast of opnieuw worden gemaakt.

GEBRUIK

Aantrekken

Let op: Breng geen lotion aan op het restledemaat kort voor het aantrekken van het hulpmiddel.
0m beschadiging van het hulpmiddel te voorkomen, moet het restledemaat schoon en droog zijn.
Let op: dek eventuele open wonden of beschadigde huid af met een verband of een andere
geschikte bedekking, om direct contact tussen de wond en het hulpmiddel te voorkomen.

Let op: Zorg ervoor dat de binnenkant van het hulpmiddel schoon en droog is en dat er niets in
zit dat huidirritatie kan veroorzaken.

Liner aantrekken
. Keer de afdichting om in distale richting.
. Pak de bovenkant van het hulpmiddel vast aan de binnenzijde en schuif het over de hand totdat
de binnenzijde volledig bloot ligt (Afb. 3). Let op dat u het hulpmiddel niet beschadigt met uw
vingernagels.
Open het distale uiteinde van het hulpmiddel zo ver mogelijk en plaats het tegen het distale
uiteinde van het restledemaat (Afb. 4).
Rol het hulpmiddel met lichte druk helemaal naar boven om het ledemaat (Afb. 5).
Let op: Trek niet aan het bovenste uiteinde van de liner wanneer u het hulpmiddel over het
ledemaat rolt. Dit kan leiden tot spanning op de huid, met blaren of uitslag als gevolg.
. Controleer of er geen lucht tussen zit. Als blijkt dat er lucht tussen is blijven zitten, brengt

u het hulpmiddel opnieuw aan.
. Zorg ervoor dat de seal correct en horizontaal rond de volledige omtrek zit (Afb. 6).

N

w

bl

wv

o

De koker aantrekken
1. Bespuit de seal lichtjes rond de volledige omtrek en in de koker met Iceross’ Clean & Simple
glijmiddelspray of een vergelijkbaar product om het hulpmiddel soepel te kunnen
aantrekken (Afb. 7).
Waarschuwing: Breng de glijmiddelspray niet aan op de huid. Vermijd contact met de ogen.
2. Lijn de prothese uit en duw deze in de koker waarbij lucht wordt uitgestoten (Afb. 8).

Opmerking: Als aan één kant meer rek van de huid wordt ervaren dan aan de andere kant, is het
glijmiddel mogelijk niet gelijkmatig over de volledige omtrek van de seal verdeeld.

Opmerking: Als er problemen worden ondervonden bij het aantrekken van de prothese, kan er
meer glijmiddel nodig zijn of is het ventiel mogelijk geblokkeerd.

Reinigen en onderhoud
Het is van groot belang dat het restledemaat dagelijks wordt gewassen. Het wordt aanbevolen
om een milde, vloeibare, pH-neutrale zeep te gebruiken die 100% vrij is van parfum en
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kleurstoffen. Bij een droge huid brengt u een pH-neutrale lotion aan, die 100% vrij is van parfum
en kleurstoffen, om de huid te voeden en te verzachten.

Reinig het hulpmiddel vor het eerste gebruik en vervolgens dagelijks na gebruik.

« Keer het hulpmiddel binnenstebuiten (Afb. 3).

+ Was de liner met een milde, vloeibare, pH-neutrale zeep die 100% vrij is van parfum en
kleurstoffen.
Spoel het hulpmiddel na het wassen grondig af met warm water (Afb. 9) en dep het aan
beide zijden droog met een pluisvrije doek.
Het hulpmiddel kan ook in de wasmachine worden gewassen (40 °C) met een mild
wasmiddel en een lage centrifugeersnelheid. Wasverzachter, bleekmiddelen en andere
producten en reinigingsmiddelen kunnen het hulpmiddel beschadigen en mogen dan ook
niet worden gebruikt.
+ Het hulpmiddel moet een nacht drogen voordat het opnieuw kan worden gebruikt.
Breng het hulpmiddel altijd onmiddellijk na het reinigen terug in de neutrale toestand.
Bewaar het hulpmiddel niet binnenstebuiten, omdat het hierdoor beschadigd kan raken.
+ Het hulpmiddel mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte of zonlicht.
+ De seal moet véor het gebruik schoon en vrij van vuil zijn.

Let op: Als het gebruik van het hulpmiddel tot overmatige transpiratie leidt en daardoor de
stabiliteit of de suspensie in gevaar komt, wordt geadviseerd het hulpmiddel te verwijderen en
zowel het hulpmiddel als het restledemaat af te drogen.

Let op: De huid moet dagelijks worden gecontroleerd. Bij abnormale symptomen moet u het
gebruik van het hulpmiddel staken en onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Let op: denk eraan dat veelgebruikte huishoudelijke producten of huidverzorgingsmiddelen,
waaronder zeep, deodorant, parfum, schuurmiddelen en aerosolen of alcoholsprays, huidirritatie
kunnen veroorzaken of verergeren.

Let op: was het hulpmiddel met schoon water na contact met zout water en/of chloorwater.

Omgevingsomstandigheden

Het apparaat is hulpmiddel met waterdichte onderdelen indien voorzichtig gebruikt.
Waarschuwing: nadat de prothese is ondergedompeld in water, moet deze worden verwijderd
en moeten het restiedemaat en de laag van de liner die contact maakt met de huid worden
afgedroogd voordat u gaat lopen.

Waarschuwing: de suspensie is aangetast als er water tussen de huid en het hulpmiddel of de
afdichting en de koker komt.

Let op: frequente blootstelling aan zout water en/of chloorwater kan de duurzaamheid van het
hulpmiddel verminderen.

AANVULLENDE HULPMIDDELEN
De volgende accessoires kunnen worden gebruikt in combinatie met seal-liners van Ossur.
Raadpleeg de Ossur-catalogus voor meer informatie, zoals de maatvoering.

Iceross’ distale cup

Het hulpmiddel is een prothetische interface dat bedoeld is voor gebruik als onderdeel van een
systeem dat een ontbrekend onderste ledemaat vervangt.

Het hulpmiddel biedt extra demping voor distaal conische ledematen met weinig afdekkend
zacht weefsel. Het vormt zich naar het restledemaat en kan daarom worden gebruikt als
opvulelement om voor volledig contact te zorgen tussen de siliconen liner en het restledemaat.

Voor een juiste pasvorm:
1. Meet de omtrek van het restledemaat 4 cm boven het distale uiteinde (Afb. 1)
2. Kies een hulpmiddel dat één of twee maten kleiner is dan de gemeten omtrek.
3. Rol het hulpmiddel rechtstreeks over het ledemaat.
4. Bij gebruik van een liner in combinatie met een distale cup, moet de meting van de liner
worden uitgevoerd met de distale cup op zijn plaats (d. w.z. over de distale cup heen).
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5. Kies de juiste maat van de liner op basis van de meting met de distale cup op zijn plaats.
Opmerking: Voor dagelijks onderhoud, zie de instructies voor reiniging en onderhoud.

Iceross’ kussentjes

Het hulpmiddel is een prothetische interface dat bedoeld is voor gebruik als onderdeel van een
systeem dat een ontbrekend onderste ledemaat vervangt.

Het hulpmiddel kan worden gebruikt voor volumebeheer van de prothese, om tijdelijk het verloren
distale eindvolume op te vangen en om het distale contact te kunnen beoordelen tijdens het
aanbrengen van een proefkoker.

Plaats de pad in het distale uiteinde van de liner of in het distale uiteinde van de koker.
Opmerking: Voor dagelijks onderhoud, zie de instructies voor reiniging en onderhoud.

Iceross Seal-In" sokken
Het hulpmiddel is bedoeld voor het opvangen van de volumereductie van het restledemaat.
Als de patiént een gecompromitteerde suspensie ervaart als gevolg van fluctuaties in het volume
van het restledemaat, kunnen een of meer sokken over de liner worden getrokken voor een
betere kokerpasvorm.
Let op: Als de volumeschommelingen niet voldoende kunnen worden gecompenseerd op deze
manier, moeten de afmetingen van de koker worden aangepast.

+ Keer de seal volledig om in distale richting (Afb. 10).

« Trek het hulpmiddel over de omgekeerde seal totdat het distale uiteinde van de sok gelijk

ligt met de proximale rand van de seal (Afb. 11).

+ Keer de seal om over het uiteinde van de sok (Afb. 12).

« Trek de prothese aan zoals u gewend bent.
Let op: Er kan verlies van suspensie optreden als er een sok over de seal wordt geplaatst.
Geschikt voor de wasmachine op max. 40 °C met lichtgekleurde stoffen. Niet geschikt voor de
wasdroger.

ERNSTIG INCIDENT MELDEN
Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en
de relevante autoriteiten.

AFVOEREN
Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden afgevoerd volgens de betreffende plaatselijke
of nationale milieuvoorschriften.

AANSPRAKELIJKHEID

De prothesen van Ossur zijn ontworpen en gecontroleerd als veilig en compatibel in combinatie
met elkaar en met op maat gemaakte prothesekokers met Ossur adapters en in overeenstemming
met het beoogde gebruik.

Ossur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:
+ Hulpmiddelis niet onderhouden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
+ Hulpmiddel is samengesteld uit componenten van andere fabrikanten.
« Hulpmiddel is niet gebruikt volgens de aanbevolen gebruiks-, toepassings- of
omgevingsomstandigheden.

PORTUGUES
Dispositivo médico

DESCRICAO
0 dispositivo é um liner de silicone transtibial que cobre o membro residual e proporciona uma
interface entre o membro residual e o encaixe da protese. 0 dispositivo forma um sistema de
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suspensdo no qual se cria uma cdmara de vdcuo distal abaixo do nivel do vedante, que suspende
com fiabilidade o membro residual na prétese.

UTILIZACAO PREVISTA

0 dispositivo é uma interface protésica com propriedades de suspensao que se destina a ser
utilizado como parte de um sistema que substitui um membro inferior em falta.

A adequabilidade do dispositivo a prétese e ao paciente tem de ser avaliada por um profissional
de sadde.

0 dispositivo tem de ser colocado e ajustado por um profissional de sadde.

Indicagoes de utilizagdo e piiblico-alvo

« Perda, amputagdo ou deficiéncia dos membros inferiores

+ Sem contraindicages conhecidas
0 dispositivo destina-se a utilizacdes de impacto baixo a extremo, por exemplo, caminhadas,
corridas e desporto.

INSTRUCOES GERAIS DE SEGURANCA

Aviso: a utilizagao de um dispositivo protésico de membros inferiores apresenta um risco de
queda que poderd resultar em lesdes.

0 profissional de satide deve informar o paciente sobre todas as indicacdes do presente
documento necessarias para uma utilizagao segura deste dispositivo.

Aviso: Se ocorrer uma alteraco ou perda de funcionalidade do dispositivo, ou se o dispositivo
apresentar sinais de danos ou de desgaste que afetem as suas fungdes normais, o paciente deve
parar a utilizacdo do dispositivo e contactar um profissional de saude.

Aviso: a utilizacdo incorreta do dispositivo pode resultar na perda de suspensao.

Aviso: o dispositivo ndo deve ser utilizado por pacientes com mudangas drdsticas de volume num
curto periodo de tempo, excedendo 10 ply.

Atencao: as potenciais reagdes adversas sdo irritacao da pele e outros problemas de reacdo.
Atencao: o dispositivo ndo deve entrar em contacto com vidro, fibras de carbono ou outras
particulas estranhas. A lavagem s6 por si poderd ndo ser suficiente para eliminar o problema.

0 dispositivo deve ser devolvido ao profissional de satide se for inadvertidamente exposto

a substancias estranhas ou produtos quimicos.

0 dispositivo destina-se a utilizagdo num tnico paciente.

SELE([\O DO DISPOSITIVO
No caso de um liner transtibial, o tamanho correto é determinado ao fletir ligeiramente o joelho,
permitindo que o tecido mole fique suspenso.
Para determinar o tamanho correto:

+ Medir a circunferéncia do membro residual 4 cm a contar da extremidade distal (Fig. 1)

« Escolher o tamanho do dispositivo correspondente. Se a medicdo efetuada ndo tiver um

tamanho de dispositivo correspondente, arredondar a medicdo para baixo.

Nota: ndo escolher um tamanho de dispositivo que exceda a medicdo, ou seja, ndo arredondar
paracima.
Atengdo: um dispositivo demasiado pequeno/apertado pode resultar em impacto do
alongamento, dorméncia ou bolhas, ou produzir tensao excessiva para o membro residual a partir
do vedante.
Atencao: se o dispositivo for demasiado grande ou estiver demasiado solto, podera resultar num
aumento da transpiracao e do movimento do membro dentro do dispositivo, o que poderd causar
bolhas e erupgdes cutaneas.
Caso ocorra algum dos sintomas acima descritos, ou se existir qualquer outra indicacao de um
encaixe incorreto, 0 paciente deve contactar imediatamente um profissional de satide.
Aviso: o dispositivo ndo deve ser utilizado por pacientes com um membro residual
extremamente curto.

« Seal-InV Standard: 9-12 cm, dependendo do tamanho do dispositivo.

« Seal-In V High Profile: 13-15 cm, dependendo do tamanho do dispositivo.
0 comprimento do membro residual é medido da sequinte forma:
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« Transtibial: do tendao da zona média da rétula até a extremidade distal.

INSTRUCOES DE AJUSTE
Atencao: o dispositivo deve ser inspecionado cuidadosamente para detetar defeitos antes da
colocagéo do mesmo.

Instrugdes de aparamento

0 dispositivo pode ser aparado para aumentar a amplitude de movimentos ou para se adaptar
a preferéncia do paciente (Fig. 2). 0 Iceross Curvemaster é uma ferramenta recomendada,
concebida especificamente para produzir uma extremidade lisa e arredondada ao aparar.
Atencao: ndo cortar o dispositivo abaixo do nivel da matriz, através do(s) vedante(s) ou abaixo
das linhas de aparamento proximais do encaixe. Aparar demasiado pode reduzir a suc¢do entre
o dispositivo e o membro, comprometendo a suspenséo.

Diretrizes de construgdo do encaixe
Materiais de encaixe recomendados para garantir a fungao de vedacéo a longo prazo:

+ Todos os materiais PETG

« Encaixes laminados

« Materiais termopldsticos de encaixe interior com superficie lisa
A superficie interior do encaixe tem de ser impermedvel e tdo lisa quanto possivel,
independentemente do material do encaixe.
Para obter uma superficie tao lisa quanto possivel no modelo positivo de gesso, é recomendado
utilizar um abrasivo fino para alisamento final, sequido de pulverizacdo de silicone.
A utilizagdo de um material de revestimento de encaixe macio/liso prolonga a fun¢do de vedagao
do dispositivo.
E essencial uma valvula unidirecional com uma funcao de libertacio, como a série Icelock 500 ou
544, para o funcionamento adequado da suspensao do vedante. A vlvula do encaixe tem de ser
posicionada tao distalmente quanto possivel, pelo menos abaixo do vedante.
0 dispositivo é compativel com o produto Unity".

Ajuste do encaixe
A fungdo a que se destina o sistema do dispositivo depende do ajuste do encaixe. E essencial uma
concecdo adequada do encaixe para obter suspensao, controlo e conforto.

Deve ser utilizada a sequinte lista de verificacao para controlar o ajuste do encaixe:

« Contacto total entre os Iabios do vedante e a parede interior do encaixe.

+ Nao sdo criadas bolsas de ar quando o paciente carrega a protese.

« Semimpacto do alongamento no encaixe

+ Sem movimento visivel ao puxar a prétese.

« Epossivel fazer movimentos sem comprometer a suspensao.
Atencao: se o feedback indicar que qualquer uma das condigdes anteriores ndo é cumprida,
0 encaixe deverd ser ajustado ou reconstruido em conformidade.

UTILIZA([\O

Colocagdo

Atencao: ndo aplicar logdo no membro residual imediatamente antes de colocar o dispositivo.

0 membro residual deve estar limpo e seco para evitar danificar o dispositivo.

Atengado: As feridas abertas ou pele danificada devem ser cobertas com uma compressa ou outro
revestimento adequado para evitar o contacto direto entre a ferida e o dispositivo.

Atencao: assequrar que o interior do dispositivo estd limpo, seco e livre de quaisquer objetos
estranhos que possam causar irritacdo na pele.

Colocagdo do liner
1. Inverter o vedante na direcdo distal.
2. 1Sequrar o topo do dispositivo pelo interior e deslizar o mesmo sobre a mao até que
a superficie interna fique totalmente exposta (Fig. 3). Ter o cuidado de ndo danificar

o dispositivo com as unhas.
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. Depois de expor a extremidade distal do dispositivo tanto quanto possivel, colocar o mesmo
contra a extremidade distal do membro residual (Fig. 4).
Aplicando uma leve compressao, rodar o dispositivo totalmente para cima no sentido do
membro (Fig. 5).
Atencao: nao forcar nem puxar a extremidade superior do liner ao rodar o dispositivo no
sentido do membro. Fazé-lo poderd resultar em tensao na pele, causando bolhas ou
erupgdes cutaneas.
. Assegurar que ndo existem bolsas de ar. Se forem detetadas bolsas de ar, voltar a aplicar
o dispositivo.
. Assegurar que o vedante assenta correta e horizontalmente em torno da sua circunferéncia
completa (Fig. 6).
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Colocagdo do encaixe

. Pulverizar ligeiramente o vedante em torno da sua circunferéncia completa e dentro do
encaixe com Iceross” Clean & Simple lubricant, ou similar, para uma entrada suave (Fig. 7).
Aviso: ndo aplicar o lubrificante sobre a pele. Evitar o contacto com os olhos.

. Alinhar a prétese e empurrar no sentido do encaixe expelindo o ar (Fig. 8).
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Nota: se a pele esticar mais para um lado, a lubrificacdo pode ndo estar uniformemente
distribuida em torno da circunferéncia total do vedante.

Nota: se encontrar dificuldades durante a colocacdo da protese, podera ser necessario mais
lubrificante, ou a vdlvula poderd estar bloqueada.

Cuidados e limpeza

E essencial limpar o membro residual diariamente. Utilizar um sabo liquido suave com pH neutro
€100% livre de perfume e de corantes. Se a pele estiver seca, aplicar uma lo¢ao com pH neutro,
100% livre de perfume e corantes, para nutrir e suavizar a pele.

Limpar diariamente o dispositivo apds a sua utilizacdo e antes da primeira utilizacdo.

Virar o dispositivo do avesso (Fig. 3).

Lavar com sabdo liquido suave, com pH neutro e 100% livre de perfume e de corantes.

Apés a lavagem, enxaguar o dispositivo exaustivamente com dgua morna (Fig. 9) e secar dos
dois lados com um pano que nao liberte pelos.

0 dispositivo pode ainda ser lavado na maquina (A 40 °C) com um detergente suave e a baixa
velocidade de centrifugacdo. Os amaciadores, branqueadores e outros produtos/solugdes de
limpeza podem danificar o dispositivo e ndo devem ser utilizados.

0 dispositivo deve ser seco durante a noite antes de ser reutilizado.

Devolver sempre o dispositivo ao seu estado neutro imediatamente apds a limpeza. Nao
guardar o mesmo do avesso, pois tal poderé causar danos.

0 dispositivo nao deve ser exposto ao calor excessivo ou a luz solar.

0 dispositivo deve estar limpo e livre de impurezas antes de ser utilizado.

Aviso: 0 excesso de transpiracao poderd comprometer a estabilidade e/ou a suspenséo. Retirar
o dispositivo e secar tanto 0 membro residual como o dispositivo, quando for apropriado.
Atencao: a salde da pele deve ser monitorizada diariamente. Em caso de sintomas anormais,
interromper a utilizacdo do dispositivo e contactar de imediato um profissional de satide.
Atencao: Os utilizadores deverdo estar cientes de que os produtos domésticos ou de banho
comuns podem causar ou contribuir para a irritacdo da pele. Tal € o caso de sabonetes,
desodorizantes, perfumes, detergentes abrasivos, pulverizadores a base de aerossol ou dlcool.
Atencao: apds o contacto com dgua salgada e/ou com cloro, lavar o dispositivo com dgua limpa.

Condigoes ambientais

0 dispositivo pode ser utilizado com cuidado com componentes a prova de dgua.

Aviso: apds submergir o dispositivo em dgua, este precisa de ser removido, e 0 membro residual,
a camada de contacto com a pele do liner e 0 encaixe sao secados antes de caminhar.
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Aviso: a suspensdo ficard comprometida se entrar dgua entre a pele e o dispositivo ou entre
amembrana e o encaixe.

Atengdo: a exposicdo frequente a dgua salgada e/ou com cloro podera afetar a durabilidade do
dispositivo.

DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES
0s acessorios sequintes podem ser utilizados em conjunto com os liners da Ossur.
Consultar o catalogo Ossur para mais informacdes, por exemplo, sobre o tamanho.

Iceross’ Distal Cup

0 dispositivo é uma interface protésica com que se destina a ser utilizado como parte de um sistema
que substitui um membro inferior em falta.

0 dispositivo proporciona mais amortecimento para membros distalmente conicos com fraca
cobertura de tecido mole. Estd em conformidade com o membro residual e como tal, pode ser
utilizado como elemento de enchimento para assegurar o contacto total entre o liner de silicone
e 0 membro residual.

Para encaixar corretamente o dispositivo:
1. Medir a circunferéncia do membro residual 4 cm acima da extremidade distal (Fig. 1).
2. Escolher um dispositivo que seja um ou dois tamanhos abaixo do valor da medicéo.
3. Rolar o dispositivo diretamente sobre o membro.
4. Ao utilizar um liner em conjunto com uma clpula distal, a medicao do liner deve ser feita
com a ctipula distal na posigdo certa (isto é, sobre a ciipula distal).
5. Escolher o tamanho correto do liner com base na medida obtida com a ctipula distal na
posicao certa.
Nota: para conhecer os cuidados didrios, consultar as instrucdes de Cuidados e limpeza.

Iceross’ Pads

0 dispositivo é umainterface protésica com que se destina a ser utilizado como parte de um sistema
que substitui um membro inferior em falta.

0 dispositivo pode ser utilizado para a gestao do volume protésico, para acomodar
temporariamente a perda de volume distal, bem como para avaliar o contacto distal ao instalar
um encaixe de verificagdo.

Colocar a almofada na extremidade distal do liner ou na extremidade distal do encaixe.

Nota: para conhecer os cuidados didrios, consultar as instrugdes de Cuidados e limpeza.

Iceross Seal-In" Socks
0 dispositivo destina-se a ser utilizado para acomodar a redugdo do volume residual dos
membros.
Se 0 paciente sentir uma suspensao indevida provocada por flutuagdes de volume do membro
residual, pode puxar uma ou mais meias sobre o liner para regularizar o ajuste do encaixe.
Atencao: se ndo for possivel compensar adequadamente a flutuacao de volume desta forma,
o encaixe terd de ser reconstruido para dimensdes reduzidas adequadas.

« Inverter totalmente o vedante na direcdo distal (Fig. 10).

« Puxar o dispositivo sobre o vedante invertido até a extremidade distal da meia se encontrar

nivelada com a borda proximal do dispositivo vedante (Fig. 11).

- Voltar afletir o vedante sobre o limite da meia (Fig. 12).

« Coloque a prétese normalmente.
Atengdo: pode sentir-se uma perda da suspensao se for colocada uma meia sobre o vedante.
Lavar a mdquina a 40 °C, no méximo, com tecidos de cores claras. Nao secar na maquina.

COMUNICAR UM INCIDENTE GRAVE
Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e as
autoridades competentes.
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ELIMINACAO
0 dispositivo e a sua embalagem devem ser eliminados de acordo com os respetivos
regulamentos ambientais locais ou nacionais.

RESPONSABILIDADE

0s dispositivos protésicos Ossur sdo concebidos e verificados para assegurar a seguranga

e compatibilidade entre si e encaixes protésicos personalizados com adaptadores Ossur, bem
como quando sdo utilizados para os efeitos a que se destinam.

A Ossur ndo se responsabiliza pelo sequinte:
« Dispositivo ndo conservado conforme as instrugdes de utilizacao.
« Dispositivo montado com componentes de outros fabricantes.
« Dispositivo utilizado fora da condico de utilizacdo, aplicagdo ou ambiente recomendado.

POLSKI
Wyréb medyczny

OPIS

Wyréb to silikonowa wktadka dla 0s6b po amputacji podudzia, ktéra zakrywa kikut i zapewnia
potaczenie miedzy kikutem a lejem protezowym protezy. Wyréb tworzy system zawieszenia,
w ktérym ponizej poziomu uszczelki powstaje dystalna komora podci$nieniowa powodujaca
niezawodne zawieszenie kikuta w protezie.

PRZEZNACZENIE

Wyréb jest interfejsem protetycznym o whasciwosciach zawieszenia, przeznaczonym do
stosowania jako czes¢ systemu zastepujacego brakujaca koriczyne dolna.

Lekarz musi ocenic, czy ten wyrdb nadaje sie do zastosowania w przypadku danej protezy
ipagjenta.

Wyréb musi by¢ montowany wytacznie przez personel medyczny.

Wskazania do stosowania i docelowa populacja pacjentow

« Utrata, amputacja lub wada koriczyny dolnej

« Brakznanych przeciwwskazan
Wyrdb jest przeznaczony do uzytku z niewielkim lub ekstremalnym poziomem uzytkowania, np.
chodzenia, biegania i uprawiania sportu.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Ostrzezenie: stosowanie urzadzenia protetycznego koficzyny dolnej niesie ze soba nieodtaczne
ryzyko upadku, co moze prowadzi¢ do obrazen ciata.

Pracownik stuzby zdrowia powinien poinformowac pacjenta o wszystkim w tym dokumencie, co
jest wymagane do bezpiecznego uzytkowania tego wyrobu.

Ostrzezenie: jesli nastapita zmiana w dziataniu wyrobu lub utrata jego funkji, lub wyréb
wykazuje oznaki uszkodzenia lub zuzycia utrudniajace jego prawidtowe funkcjonowanie, pacjent
powinien przerwac korzystanie z wyrobu i skontaktowac sie z lekarzem.

Ostrzezenie: Nieprawidtowe uzytkowanie wyrobu moze doprowadzi¢ do potencjalnej utraty
zawieszenia.

Ostrzezenie: Wyréb nie powinien by¢ uzywany przez pacjentéw, u ktérych w krétkim czasie
wystepuja drastyczne zmiany objetosci, przekraczajace grubosc 10.

Uwaga: potencjalnymi skutkami ubocznymi s3 problemy z podraznieniem/reakcja skéry.
Uwaga: wyrdb nie moze mie¢ kontaktu ze szktem, wtéknami weglowymi lub innymi ciatami
obcymi. Samo mycie moze nie wystarczy¢ do rozwiazania tego problemu. Jesli wyrdb jest narazony
na dziatanie obcych substancji lub chemikaliéw, nalezy go zwrdcic personelowi medycznemu.
Wyréb jest przeznaczony do uzycia przez jednego pacjenta.
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WYBOR WYROBU
W przypadku wktadki podudziowej wiasciwy rozmiar ustala sie, lekko zginajac kolano,
pozwalajac zwisac tkance miekkie;.
Aby okresli¢ wiasciwy rozmiar:

+ Imierzy¢ obwdd kikuta 4 cm od dystalnego korica (Rys. 1)

« Wybrac¢ odpowiedni rozmiar wyrobu. Jesli wykonany pomiar nie odpowiada rozmiarowi

wyrobu, nalezy zaokragli¢ go w dét.

Uwaga: nie wybierac rozmiaru wyrobu, ktéry przekracza pomiar, tj. nie zaokraglac w gére.
Uwaga: Zbyt maty/ciasny wyréb moze powodowac efekt ttoka, dretwienie lub powstawanie
pecherzy, lub tez powodowac nadmierne naprezenie okrezne w obrebie kikuta od uszczelki.
Przestroga: zbyt duzy/luzny wyrob moze powodowac zwiekszone pocenie sie i ruchy korczyny
wewnatrz wyrobu, co moze prowadzi¢ do powstawania pecherzy i wysypki.
Jesli wystapi ktérykolwiek z powyzszych objawéw lub jakiekolwiek inne oznaki nieprawidtowego
dopasowania, pacjent powinien natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.
Ostrzezenie: wyrdb nie powinien by¢ uzywany przez pacjentéw z bardzo krotkim kikutem.

« Standardowy Seal-In V: 9—12 cm w zaleznosci od wielkosci wyrobu.

+ Seal-InV o wysokim profilu: 13—15 cm w zaleznosci od wielkosci wyrobu.
Pomiar dtugosci kikuta wykonywany jest w nastepujacy sposéb:

+ W przypadku amputacji podudzia: od srodka wiezadta wtasciwego rzepki do szczytu kikuta.

INSTRUKCJA DOPASOWYWANIA

Uwaga: przed montazem wyréb nalezy doktadnie sprawdzi¢ pod katem wad.

Instrukdje przycinania

Wyréb mozna przycia¢ w celu zwiekszenia zakresu ruchu lub w zaleznosci od preferenji pacjenta
(Rys. 2). Iceross Curvemaster to zalecane narzedzie, zaprojektowane specjalnie do tworzenia
gfadkich, zaokraglonych krawedzi podczas przycinania.

Ostrzezenie: nie wolno ciag¢ wyrobu ponizej poziomu matrycy oraz ponizej blizszych krawedzi
leja protezowego. Nadmierne przyciecie moze zmniejszyc zasysanie pomiedzy wyrobem
akoriczyna i pogorszyc jakos¢ zawieszenia.

Wskazowki dotyczqce budowy leja protezowego
Zalecane materiaty leja zapewniajace dtugotrwate dziatanie uszczelnienia:

+ Wszystkie materiaty PETG

+ Gniazda laminowane

« Termoplastyczne materiaty gniazd wewnetrznych o gtadkiej powierzchni
Wewnetrzna powierzchnia leja protezowego nie moze przepuszcza¢ powietrza i musi by¢
maksymalnie gtadka — niezaleznie od materiatu leja.
Aby osiagna¢ mozliwie najgtadsza powierzchnie pozytywu gipsoweqo, zaleca sie uzycie
delikatnych materiatéw $ciernych do ostatecznego wygtadzenia, a nastepnie spreju silikonowego.
Uzycie miekkiego/gtadkiego materiatu wyscietajacego lej protezowy przedtuzy uszczelniajace
dziatanie produktu.
Zawdr jednokierunkowy z funkeja zwalniania, taki jak Icelock serii 500 lub 544, jest niezbedny do
prawidfowego dziatania zawieszenia uszczelnienia. Wentyl leja protezowego musi by¢
umieszczony w najdalszym mozliwym dystalnym potozeniu, ponizej produktu.
Wyrdb jest kompatybilne z Unity".

Dopasowanie leja
Osiagniecie zamierzonej funkcji wyrobu jest uzaleznione od dopasowania leja protezowego.
Odpowiedni model leja protezowego ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedniego
zawieszenia, wygody i kontroli.
Podczas sprawdzania dopasowania leja nalezy skorzystac z ponizszej listy kontrolnej:

+ Pemny kontakt miedzy wargami uszczelki a wewnetrzna Scianka leja.

« Podczas mocowania protezy przez pacjenta nie powstaja Zadne kieszenie powietrzne.

+ Brak ttoka w leju

« Brak widocznego ruchu podczas $ciggania protezy.
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+ Mozliwos¢ petnego ruchu bez naruszania zawieszenia.
Ostrzezenie: jesli z uzyskanych informacji wynika, ze ktorys z powyzszych warunkow nie zostat
spetniony, lej protezowy nalezy odpowiednio zmodyfikowac lub sporzadzi¢ od nowa.

UZYTKOWANIE

Zaktadanie

Przestroga: nie wolno stosowac balsamu do kikuta bezposrednio przed zaktadaniem wyrobu.
Pozostata koriczyna powinna by¢ czysta i sucha, aby zapobiec uszkodzeniu wyrobu.

Uwaga: nalezy zakry¢ wszelkie otwarte rany lub uszkodzenia skéry bandazem lub innym
wiasciwym opatrunkiem, aby zapobiec bezposredniemu kontaktowi pomiedzy rana a wyrobem.
Uwaga: upewnic sig, ze strona wewnetrzna wyrobu jest czysta, sucha i wolna od ciat obcych,
ktére mogtyby spowodowac podraznienie skory.

Zaktadanie wktadki
1. Odwrdcic uszczelke w kierunku dystalnym.
2. Chwy¢ gorna czes¢ urzadzenia od wewnatrz i wsur je po dtoni, az wewnetrzna powierzchnia
zostanie catkowicie odstonieta (Rys. 3). Uwazaj, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia paznokciami.
. Po maksymalnym odstonieciu korica dystalnego wyrobu umiesci¢ go na kikucie (Rys. 4).
4. Lekko uciskajac, zatozy¢ wyréb maksymalnie w gére na koficzyne (Rys. 5).
Uwaga: nie ciagnac za gérny koniec wktadki podczas wsuwania wyrobu na gérna czes¢
koriczyny. Moze to spowodowac napiecie skdry, powodujac pecherze lub wysypke.
. Upewnic sie, ze nie pozostaty pecherzyki powietrza. Jesli zostang znalezione kieszenie
powietrzne, ponownie zatozy¢ wyrob.
6. Upewnicsig, ze uszczelka jest osadzona prawidtowo i poziomo na catym obwodzie (Rys. 6).
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Zaktadanie leja protezowego
1. Delikatnie spryskaj uszczelke na catym obwodzie i wewnatrz gniazda za pomoca sprayu
smarujacego Iceross Clean & Simple lub podobnego, aby zapewni¢ ptynne wejscie (Rys. 7).
Ostrzezenie: Nie naktadaj smaru w sprayu na skére. Unika¢ kontaktu z oczami.
2. Dopasowac proteze i wepchnac do leja, wypuszczajac powietrze (Rys. 8).

Uwaga: Jesli rozciagniecie skory jest bardziej odczuwane po jednej stronie, smar moze nie by¢
réwnomiernie roztozony na catym obwodzie uszczelnienia.

Uwaga: Jesli wystapia trudnosci podczas zaktadania protezy, moze by¢ potrzebne wigcej smaru
lub zastawka jest zablokowana.

Pielegnacja i czyszczenie

Codzienne mycie kikuta ma podstawowe znaczenie. Zalecamy stosowanie fagodnego, w 100%
bezzapachowego i niebarwionego mydta w ptynie o neutralnym pH. W przypadku suchosci skéry
natozy¢ balsam odzywczo-zmiekczajacy, ktdry jest w 100% bezzapachowy, niebarwiony i ma
obojetne pH.

Czysci¢ wyrdb codziennie po uzyciu i przed pierwszym uzyciem.

+ 0dwrdci¢ wyrdb na lewa strong (Rys. 3).

« Umy¢tagodnym, w 100% bezzapachowym i niebarwionym mydtem w ptynie o obojetnym pH.

+ Poumyciu nalezy doktadnie wyptukac wyréb w cieptej wodzie (Rys. 9) i osuszy¢ po obu

stronach niestrzepiaca sie Sciereczka.

+ Wyréb mozna tez prac w pralce (40°C) z dodatkiem tagodnego detergentu i przy niskiej
predkosci wirowania. Ptyny zmiekczajace, wybielacze i inne produkty/roztwory czyszczace
moga doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu i NIE powinny by¢ uzywane.

Wyréb nalezy wysuszy¢ przez noc przed ponownym uzyciem.

« Zawsze przywraca¢ wyrdb do stanu neutralnego natychmiast po czyszczeniu. NIE
przechowywac wyrobu wywinietego, poniewaz moze to doprowadzic¢ do jego uszkodzenia.
Wyrdb nie powinien by¢ wystawiany na dziatanie nadmiernego ciepta lub Swiatta stonecznego.
+ Przed uzyciem uszczelka musi by¢ czysta i wolna od brudu.

.

59



Ostrzezenie: Nadmierne pocenie moze wptyna¢ na stabilno$¢ i/lub zawieszenie. Wyja¢ produkt
i w razie potrzeby osuszy¢ zardwno produkt, jak i kikut.

Uwaga: zdrowie skéry powinno by¢ monitorowane codziennie. W przypadku nietypowych
objawow zaprzestac uzywania wyrobu i natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Przestroga: nalezy pamietac, ze zwykte produkty gospodarstwa domowego lub produkty do
kapieli, np. mydta, dezodoranty, perfumy, $cierne Srodki czyszczace, aerozole lub spreje
alkoholowe, moga powodowac podraznienia skdry lub przyczyniac sie do ich powstawania.
Przestroga: Po kontakcie ze stong i/lub chlorowang woda produkt nalezy umy¢ czysta woda.

Warunki otoczenia

Produkt mozna bezpiecznie stosowac, zachowujac ostroznos¢ w przypadku wodoodpornych
elementéw.

Ostrzezenie: Po zanurzeniu produktu w wodzie nalezy go wyja¢, a przed chodzeniem kikut,
warstwe wktadki majacej kontakt ze skéra i lej protezowy osuszyc.

Ostrzezenie: Zawieszenie nie funkcjonuje prawidtowo, jesli woda dostanie sie pomiedzy skore
i produkt lub uszczelke i lej protezowy.

Przestroga: (zeste narazenie na dziafanie stonej i/lub chlorowanej wody moze mie¢ wptyw na
trwatos¢ produktu.

URZADZENIA UZUPEENIAJACE
Nastepujace akcesoria moga by¢ uzywane w potaczeniu z wktadkami uszczelniajacymi Ossur.
Wiecej informacji, np. rozmiar, mozna znalez¢ w katalogu Ossur.

Ostona dystalna Iceross

Wyrdb jest interfejsem protetycznym, przeznaczonym do stosowania jako czes¢ systemu
zastepujacego brakujaca koriczyne dolna.

Wyréb zapewnia dodatkowa amortyzacje dla dystalnie stozkowych koriczyn o stabym pokryciu
tkankami miekkimi. Dopasowuje sie do kikuta i dlatego moze by¢ stosowany jako element
wypetniajacy zapewniajacy petny kontakt miedzy silikonowa wktadka a kikutem.

Aby prawidtowo dopasowac wyréb:
1. zmierzy¢ obwdd kikuta 4 cm nad koricem dystalnym (Rys. 1).

. Wybra¢ wyrdb o jeden lub dwa rozmiary mniejszy niz pomiar.

. Wciagnac wyrdb bezposrednio na koriczyne.

. W przypadku stosowania wktadki w potaczeniu z ostong dystalng, pomiar wktadki nalezy
wykonac przy zatozonej ostonie dystalnej (tj. nad ostona dystaln).

. Wybra¢ whasciwy rozmiar wktadki na podstawie pomiaru uzyskanego po zatozeniu ostony
dystalnej.

Uwaga: informacje na temat codziennej pielegnacji mozna znalez¢ w instrukcjach czyszczenia

i pielegnagji.

S~ w oo

v

Podktadki Iceross”

Wyrdb jest interfejsem protetycznym, przeznaczonym do stosowania jako czes¢ systemu
zastepujacego brakujaca koriczyne dolna.

Wyréh moze by¢ uzywany do zarzadzania objetoscia protetyczng w celu tymczasowego
wyrdwnania utraconej objetosci dalszego korica, a takze do oceny kontaktu dystalnego podczas
dopasowywania lejka kontrolnego.

Umiesci¢ podkfadke w koricu dystalnym wktadki, albo w koricu dystalnym leja protezowego.
Uwaga: informacje na temat codziennej pielegnacji mozna znalez¢ w instrukcjach czyszczenia
i pielegnadji.

Poriczochy Iceross Seal-In’

Wyréb jest przeznaczony do leczenia resztkowej objetosci koriczyny.

Jesli pacjent doswiadcza ostabienia zawieszenia spowodowanego wahaniami objetosci kikuta
koriczyny, mozna naciagnac jedna lub wiecej skarpet na wktadke, aby przywrdci¢ dopasowanie
w gnieZdzie.
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Uwaga: Jesli nie zapewnia to wystarczajacej kompensacji zmian objetosci kikuta, lej protezowy
nalezy przerobi¢ do odpowiednio zmniejszonych wymiardw.

+ Odwrdci¢ uszczelke catkowicie w kierunku dystalnym (Rys. 10).

« Pociaggna¢ wyrdb nad odwrdcong uszczelka, az dystalny koniec skarpety znajdzie sie na

poziomie proksymalnej granicy uszczelki (Rys. 11).

« 0dbic uszczelke na koricu skarpety (Rys. 12).

« Zatozy¢ proteze jak zwykle.
Uwaga: Utrate zawieszenia mozna napotka, jesli na uszczelke zostanie zatozona skarpeta.
Prac w pralce w maks. 40°Cz jasng tkaning. Nie suszy¢ w suszarce bebnowej.

ZGLASZANIE POWAZNYCH INCYDENTOW
Kazdy powazny incydent zwiazany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi i odpowiednim
wiadzom.

UTYLIZACJA

Urzadzenie i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z obowiazujacymi lokalnymi lub krajowymi
przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

ODPOWIEDZIALNOSC

Urzadzenia protetyczne Ossur zostaty zaprojektowane i zweryfikowane pod katem
bezpieczeristwa i zgodnosci do wspétpracy ze sobq i lejami protezowymi z adapterami Ossur
wykonanymi na zaméwienie przy ich uzywaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Firma Ossur nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku, gdy:
« konserwacja wyrobu nie jest przeprowadzana zgodnie z instrukcja uzytkowania;
+ do montazu wyrobu uzywa sie czesci innych producentéw;
« wyréb uzywany jest niezgodnie z zalecanymi warunkami uzytkowania, niezgodnie
z przeznaczeniem lub w srodowisku innym niz zalecane.

TURKCE

Tibbi Uriin

TANIM

Uriin, hastanin giidigiinii tamamen saran ve giidiik ile protezin soketi arasinda bir i¢ yiizey
saglayan transtibial silikon bir linerdir. Boylece iiriin, conta yerinin daha asagisinda kalan
boglukta olusturdugu distal vakum sayesinde protezi giidiige tespit ederek protez icin giivenilir
bir siispansiyon saglar.

KULLANIM AMAdI

Uriin, eksik bir alt ekstremitenin yerini alan bir sistemin parcasi olarak kullanilan suspansiyon
ozelliklerine sahip bir protez i¢ yiizey olarak tasarlanmistir.

Uriiniin protez ve hasta icin uygunlugu bir saglik uzmani tarafindan degerlendirilmelidir.
Uriin yalnizca bir saglik uzmani tarafindan uygulanmali ve ayarlanmalidir.

Kullanim ve Hedef Hasta Popiilasyonu Igin Endikasyonlar
« Alt ekstremite kaybi, amputasyon veya eksiklik
« Bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadir
Uriin, yiiriiyiis, kosu ve spor aktiviteleri gibi diisiik — agini darbe diizeyinde kullanim icindir.

GENEL GUVENLIK TALIMATLARI
Uyan: Bir alt ekstremite protez iriinii kullanmak, yaralanmaya yol acabilecek dogal bir diisme
riski tasir.
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Saglik uzmani, hastayr bu belgede belirtilen ve aletin giivenli kullanimi igin gereken her konuda
bilgilendirmelidir.

Uyari: Uriinde islev degisikligi veya kaybi ya da normal islevlerini engelleyen hasar veya
yipranma belirtileri varsa hasta iiriinii kullanmayi birakmali ve bir saglik uzmani ile goriismelidir.
Uyari: Aletin yanlig kullaniimasi suspansiyon kaybina yol acabilir.

Uyan: Uriin, kisa siire icinde ani voliim degisiklikleri gériilen hastalar tarafindan
kullanilmamalidir. 10

Dikkat: Olasi yan etkiler, cilt tahrisi/reaksiyonu sorunlaridir.

Dikkat: Uriin cam, karbon fiber veya baska yabanci parcaciklarla temas etmemelidir. Silikon
linerin yikanmasi sorunun ortadan kaldinlmas! igin tek bagina yeterli olmayabilir. Uriin yabanai
maddelere veya kimyasallara maruz kalirsa saglik uzmanina geri gotiiriilmelidir.

Uriin tek bir hastada kullanim igindir.

URUN SECIM
Transtibial liner icin dogru beden, dizi hafifce biikiip yumusak dokunun sarkmasina izin vererek
belirlenir.
Dogru bedeni belirlemek igin:

« giidiigiin cevresini distal uctan 4 cm uzakta dl¢iin (Sek. 1)

« llgili iriin bedenini secin. Alinan 8l¢iim ilgili herhangi bir iiriin bedenine sahip degilse,

olclimi agagi yuvarlayin.

Not: Ol¢iimii asan bir iiriin bedeni segmeyin, yani 6l¢iimii yukan yuvarlamayin.
Dikkat: Cok kiigiik/stki bir Giriin, piston hareketine, uyusmaya veya kabarmaya neden olabilir
veya contadan kalan ekstremiteye kadar asiri ring gerginligi olusturabilir.
Dikkat: Cok biiyiik/bol bir iiriin, iiriiniin icindeki ekstremitenin daha fazla terlemesine ve
hareket etmesine, dolayisiyla su toplamasina ve dokiintiilere neden olabilir.
Yukaridaki semptomlardan herhangi biri ile veya iiriiniin diizgiin uygulanmadigina dair herhangi
bir belirti ile karsilasiimasi durumunda, hasta derhal saglik uzmani ile gdrismelidir.
Uyan: Conta, ¢ok kisa giidiigii olan ampute bireyler tarafindan kullaniimamalidir.

« Seal-InV Standart: Uriin boyutuna bagl olarak 9-12 cm.

« Seal-InV Yiiksek Profil: iiriin boyutuna bagl olarak 13-15 cm.
Kalan ekstremitenin uzunlugu asagidaki gibi dl¢iilmiistiir:

« Transtibial: Patellar tendonun ortasindan distal uca kadar.

UYGULAMA TALIMATLARI
Dikkat: Uriin, uygulamadan énce kusurlara kars kapsamli sekilde incelenmelidir.

Kesme Talimatlan

Uriin, eklem hareket agikhgini arttirmak icin veya hastanin tercihine gore kesilebilir (Sek. 2).
Iceross Curvemaster, kesme sirasinda piiriizsiiz, yuvarlak bir kenar olusturmak icin 6zel olarak
tasarlanmig, dnerilen bir aractir.

Dikkat: Uriinii matris seviyesinin altindan, contalarin icinden veya soketin proksimal kesim
hattinin altindan kesmeyin. Asiri kesme, iiriin ve ekstremite arasindaki tutunmayi azaltip
suspansiyonu bozabilir.

Soket Yapim Kilavuzu
Uzun siireli sizdirmazlik ilevi saglamak icin Gnerilen soket malzemeleri:

« Tiim PETG malzemeleri

« Lamine soketler

« Piiriizsiiz yiizeyli termoplastik i¢ soket malzemeleri
Soketin i¢ yiizeyi, soket malzemesinden bagimsiz olarak hava gegirmez ve miimkiin oldugunca
diiz olmalidir.
Pozitif algi modelinde miimkiin oldugunca diiz bir yiizey elde etmek icin, nihai diizlestirme islemi
iin ince agindincr kullaniimasi ve sonrasinda silikon spreyleme yapilmasi tavsiye edilir.
Yumusak i¢ soket malzemesinin kullaniimasi iriiniin conta islevinin siiresini uzatir.
Sizdirmazlik suspansiyonunun diizgiin calismast igin Icelock 500 veya 544 serisi gibi gevsetme
islevine sahip tek yonli bir valf gereklidir. Soket valfi miimkiin oldugunca distale, en azindan
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contanin altinda olacak sekilde konumlandinimalidir.
Uriin Unity” uyumludur.

Soket Uygulamasi
Uriiniin hedeflenen islevine ulagiimasi soketin uygulanmasina baghidir. Suspansiyon, kontrol ve
konfor islevlerinin elde edilmesi icin soket tasariminin uygun olmasi dnemlidir.
Soket uygulamasi kontrol edilirken asagidaki kontrol listesi kullanilmalidir:

« Conta kenarlari ile soket i¢ duvari tam temas ediyor.

« Hasta proteze yiiklenirken hava boslugu meydana gelmiyor.

+ Sokette piston hareketi yok

« Protez ¢ekip itme testinde gozle goriiliir bir hareket yok.

- Suspansiyon zayiflatilmadan tam olarak hareket edebilmek miimkiin.
Dikkat: Geri bildirimde yukandaki durumlarin herhangi birinin karsilanmadiginin belirtilmesi
durumunda, soketin uygun bir sekilde ayarlanmasi veya yeniden yapilmasi gerekmektedir.

KULLANIM

Giydirme

Dikkat: Uriinii giymeden 6nce Giidiige losyon siirmeyin. Uriiniin zarar gérmesini 6nlemek icin
Giidiigiin temiz ve kuru olmasi gerekmektedir.

Dikkat: Yara ve iiriin arasinda dogrudan temas olmasini dnlemek icin acik yaralarin veya hasarli
cildin tizerinin bir bandajla veya uygun olan baska bir kaplama malzemesi ile ortiilmesi
gerekmektedir.

Dikkat: Uriiniin ic kisminin temiz, kuru oldugundan ve ciltte tahrise neden olabilecek herhangi
biryabanci madde icermediginden emin olun.

Liner Giydirme
1. Contay distal yonde ters cevirin.
2. Uriinin iist kismint igeriden kavrayin ve i¢ yiizey tamamen ortaya cikana kadar elinizin
iizerinde kaydinn ($ek. 3). Uriine tirnaginizla zarar vermemeye dzen gésterin.

. Uriiniin distal ucunu miimkiin oldugunca ortaya cikardiktan sonra giidiigiin distal ucuna
kargi konumlandirin (Sek. 4).

4. Hafif bir baski uygulayarak iiriinii ekstremiteye dogru yuvarlayin (Sek. 5).
Dikkat: Uriiniin ekstremite iistiinde yukan dogru yuvarlarken linerin iist ucunu
cekistirmeyin veya cekmeyin. Bu, ciltte gerginlige neden olarak su toplamasina veya
dokiintiilere yol aabilir.

. Hava boglugu olmadigindan emin olun. Hava bosluklari bulunursa iiriini yeniden uygulayin.

6. Contanin tam cevre boyunca dogru ve yatay olarak oturdugundan emin olun ($ek. 6).

w

wv

Soketin Giyilmesi
1. Piiriizsiiz girig icin contanin tiim cevresine ve soketin iine Iceross” Clean & Simple Lubricant
sprey veya benzerini ile hafifce piskiirtiin (Sek. 7).
Uyari: Lubricant spreyi cilde uygulamayin. Gozlerle temasindan sakinin.
2. Protezi hizalayin ve hava tahliyesi yapan soketin icine ittirin (Sek. 8).

Not: Deri bir tarafta daha fazla geriliyorsa, yaglama contanin tiim cevresine esit olarak
dagilmayabilir.

Not: Protez giyilirken zorluklar yasanirsa daha fazla yaglama maddesi gerekli olabilir veya valf
bloke olabilir.

Temizlik ve bakim

Kalan ekstremitenin giinliik olarak temizlenmesi ¢cok dnemlidir. Yumusak, pH dengeli, %100
kokusuz ve boya icermeyen bir sivi sabun kullaniimasi tavsiye edilir. Cilt kuru ise cildi beslemek ve
yumusatmak icin pH dengeli, %100 kokusuz ve boya icermeyen bir losyon siiriin.

Uriinii giinliik olarak kullandiktan sonra ve ilk kullanimdan 6nce temizleyin.
« Uriini ters evirin (Sek. 3).
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« pHdengeli, %100 kokusuz ve boya icermeyen bir sivi sabuniile yikayin.
- Uriinii yikadiktan sonra sicak su ile tamamen durulayin (Sek. 9). ve her iki yiiziinii tily
birakmayan bir bezle nazikge kurulayin.

« Uriin, hafif bir deterjanla ve diisiik devirde camasir makinesinde de (40 °C) yikanabilir. Kumas

yumusatiailar, agartialar ve diger iiriinler/temizlik ¢dzeltileri Griine zarar verebilir ve
kullaniimamalidir.
- Uriin yeniden kullaniimadan dnce gece boyunca kurumaya birakilmalidir.
Her zaman iiriinii temizledikten hemen sonra normal durumuna getirin. Uriinde zarar
meydana gelebilecedinden, ters cevirilmis bir halde saklamayn.
Uriin agiri 1s1ya veya giines 1sigina maruz birakilmamalidir.
- Conta kullanimdan 6nce temiz olmali ve kiricermemelidir.

Uyani: Asin terleme stabiliteyi ve/veya siispansiyonu olumsuz etkileyebilir. Uriinii ¢ikanip uygun
oldugunda hem iiriinii hem de giidiigii kurulayin.

Dikkat: Cilt saghdi giinliik olarak izlenmelidir. Anormal semptomlar gériilmesi durumunda, diriinii
kullanmayi birakin ve derhal saglik uzmaniyla iletisime gegin.

Dikkat: Sabun, deodorant, parfiim, agindirici temizleyici, aerosol veya alkollii spreyler gibi
yaygin kullanilan ev veya banyo iiriinlerinin cilt tahrisine neden olabilecegini veya buna katkida
bulunabilecegini unutmayin.

Dikkat: Tuz ve/veya klorlu su ile temas durumunda iiriinii temiz su ile yikayin.

Cevresel Kogullar

Uriin su gegirmez aksamlar ile dikkatli bir sekilde giivenle kullanilabilir.

Uyari: iiriiniin, suya batinildiktan sonra ¢ikariimasi gerekir, ambulasyondan dnce giidiik ve liner
cildin temas ettigi bolge ve soket kurutulmalidir.

Uyari: Ciltile iiriin veya conta ile soket arasina su girerse siispansiyon bozulur.

Dikkat: Sik sik tuza ve/veya klorlu suya maruz kalmasi durumunda iiriiniin dayaniklihigi
etkilenebilir.

TAMAMLAYICI URUNLER
Asagidaki aksesuarlar Ossur conta linerlart ile birlikte kullanilabilir.
Bedenler vb. gibi daha fazla bilgi edinmek icin Ossur kataloguna bakin.

Iceross’ Distal Kup

Uriin, eksik bir alt ekstremitenin yerini alan bir sistemin parcasi olarak kullanilan bir protez i
yiizey olarak tasarlanmistir.

Uriin, kotii yumusak doku yapisina sahip distal olarak konik ekstremiteler igin daha fazla destek
saglar. Uriin giidiigiin sekline uyum saglar ve bdylece silikon liner le giidiik arasinda tam temasi
sadlamak iin bir dolgu elemani olarak da kullanilabilir.

Uriinii dogru sekilde uygulamak igin:

1. Giidiigiin distal ucunun 4 cm yukarisindan gevresini dl¢iin (Sek. 1)

2. Olciimden bir veya iki beden daha kiigiik bir iiriin secin.

3. Uriinii dogrudan ekstremitenin iizerine yuvarlayin.

4. Distal Cupla kombinasyon halinde bir liner kullanildiginda, liner 6l¢timii Distal Cup

yerindeyken (6r. Distal Cup lizerinde) yapilmalidir.

5. Distal Cup yerindeyken alinan dl¢iime dayali olarak dogru bedende silikon lineri secin.

Not: Giinlik bakim icin Temizlik ve Bakim talimatlarina bagvurun.

Iceross” Pedleri

Uriin, eksik bir alt ekstremitenin yerini alan bir sistemin parcasi olarak kullanilan bir protez i¢
yiizey olarak tasarlanmistir.

Uriin, kaybolan distal ug hacmini gecici olarak barindirmanin yani sira bir kontrol soketi
uygularken distal temasi dederlendirmek igin protez voliim yonetimi amaciyla kullanilabilir.
Pedi linerin distal ucuna veya soketin distal ucuna yerlestirin.

Not: Giinlik bakim icin Temizlik ve Bakim talimatlarina bagvurun.
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Iceross Seal-In" Corabi
Uriin, kalan ekstremite hacmi azaltmasini saglamak icin kullanilmak iizere tasarlanmistir.
Hasta, kalan ekstremitenin voliim degisikliginden kaynaklanan yetersiz bir suspansiyon yasarsa,
soket uygulamasini eski haline getirmek icin linerin iizerine bir veya daha fazla corap ¢ekilebilir.
Dikkat: Voliim degisikligi bu yontemle yeterince telafi edilemezse soketin uygun boyutlarda
kiigiiltilmesi icin yeniden hazirlanmasi gerekecektir.

« Contay distal yonde tamamen ters cevirin ($ek. 10).

« Uriinii, corabin distal ucu contanin proksimal siniri ile ayni hizaya gelene kadar ters cevrilmis

contanin iizerinden ¢ekin (9ek. 11).

« Contayi corabin ucuna yansitin (Sek. 12).

« Protezi normal sekilde takin.
Dikkat: Contanin iizerine bir corap konursa suspansiyon kaybiyla karsilasilabilir.
Agik renkli camagirlarla, camasir makinesinde maksimum 40 °C'de yikayin. Kurutma makinasinda
kurutmayin.

CiDDi OLAYI BiLDIRME
Uriinle liskili olarak meydana gelen tiim ciddi olumsuz olaylar, iireticiye ve ilgili yetkili makama
bildirilmelidir.

IMHA
Uriin ve ambalaj, ilgili yerel veya ulusal gevre diizenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir.

SORUMLULUK

Ossur prostetik iiriinleri; kendi aralarinda ve Ossur adaptérleri kullanilarak 6zel yapim protez
soketlerle birlikte ve kullanim amacina uygun olarak kullanildiginda giivenli ve uyumlu olacak
sekilde tasarlanmis ve onaylanmistir.

Ossur agagidakiler icin sorumluluk kabul etmez:
« Kullanim talimatlarina uygun sekilde bakimi yapilmayan iriin.
« Diger iireticilere ait komponentlerle monte edilen iiriin.
« Onerilen kullanim kogulunun, uygulamanin veya ortamin diginda kullanilan driin.

PYCCKMI

Meauuunckoe ycTpoitctso

OMUCAHUE

W3genue npescTaBRALT CUMKOHOBbIH YeX0N Ha 6eApo, KOTOpbIi 3aKPbIBAET KYNbTHO 1
obecneunBaeT coeguHeHIe KyNbTH 1 TMb3bl NPoTe3a. M3aenve 06pasyeT cuctemy kpenneus,
B KOTOPOIi HUXKe YPOBHA YNNOTHUTENA CO3AAETCA ANCTaNbHBII BaKyYMHbIii Bydep, 3a cueT
KOTOPOTo KYNbTA HAZEXHO YAEPXKUBAETCA B NpoTE3e.

NPEAYCMOTPEHHOE MPUMEHEHUE

YcTpoitcTBo NpeCcTaBnseT co6oit YacTb NPoTe3a C HYHKLMAMU KPEMNEHUS, NPESHAZHAYEHHYI0
NS UCMONb30BaHUA B COCTABE CUCTEMbI, KOTOPas 3aMeHAET OTCYTCTBYIOLLYIO HIKHIOK
KOHEUHOCTb.

MpUroAHoCTb YCTPOIACTBA AA NPOTE3a I NALIMEHTA FOKHA ObITb OLEHEHA MeANLIMHCKIM
paboTHUKOM.

YCTaHaBAMBaTh U PErynMpoBaTh YCTPONCTBO MOXKET TONbKO MEAULMHCKHI PABOTHUK.

Nokasanua k npumeHeHuro U yeneeas epynna nayueHmoe
. I'Imepn,amnyraum mwm ﬂed)eKT HUKHEI KOHEYHOCTH
. I'Ipomsonoxasaumn HEN3BECTHbI
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yapoﬁ(mo npejHa3Ha4yeHo Ana ncnosib3o0BaHnA npn yuapuoﬁ Harpyske 0T HU3KOro 4o
3KC(TpEManbHOro ypoBHA, Hanpumep npn xofbbe, bere n 3aHATUAX cnopTom.

WHCTPYKLIUW NO TEXHUKE BE3OMACHOCTU

MpeaynpexpeHue. llcnonb3oBaHe NpoTe3a HUXKHelt KOHEUHOCTY COMPAXEHO C
HeoTbeMIIEMbIM PUCKOM NAZEHNS, YTO MOXET NPUBECTY K TPaBMe.

MeanumHckiii paboTHUK 0643aH NpeoCTaBUTb NALMEHTY BClo COAEPXKALLYIOCA B AAHHOM
JLOKyMeHTe UHhopMaLinio, Heo6XoZUMyto AnA 6e30MacHoro UCNonb30BaHus 3TOr0 yCTPOiCTBa.
MpeaynpexpeHnue. pn u3MeHeHNAX UK NoTepe GYHKLUMOHANBHOCTU U MPU3HAKAX
MOBPEXAEHNA NN U3HOCA U3LeNNA, MELLAILLMX ero HOPMaNbHOMY QYHKLMOHUPOBaHMUIO,
NaLVEHT JOMKEH NPEKPATUTb UCNONb30BaHUE M 00PaTUTLCA K CELManiCTy.
MpeaynpexpeHue. HenpaBunbHoe UCMONb30BaHMe YCTPOIICTBA MOXET NPUBECTU K
ocnabneuio Kpennenua.

Mpeaynpexpenune. 3anpeLyaeTca UCMoNb30BaTb YCTPOICTBO NALMeHTaM C pe3KUMI
U3MeHeHUAMI 06bema B TeueHie KOPOTKOro Nepuoja BpeMeHu, npeBbiiuatoLymin 10 0fuH Coi.
Buumanme! BoamoxHble no60uHble IQGeKTbl — pasapakeHne Koxm U npobnembl ¢ peakumeil.
BHuumanue! YcTpoiicTBO He JOMKHO KOHTAKTUPOBATb CO CTEKNOM, YINEBONIOKHOM U APYTUMM
MOCTOPOHHUMI YaCTULAMN. [INA ycTpaHeHna npobaembl NPOCTOro NPOMbIBaHNA MOXET 6bITb
HefoCTaTouHo. M3aenue, noaBepriueecs BO3AEACTBII0 MHOPOAHBIX MATEPUANOB UM
XUMUKATOB, HE0OX0AMMO BEPHYTb MEZULIMHCKOMY PAbOTHUKY.

YCTpoilCTBO NpeAHa3HaueHo AN MHOTOPA30BOr0 UCMOIb30BAHNA OJHUM NaLUEHTOM.

BbIBOP N3JENNA
[inAa onpepenexna HYXHOro pa3smepa TPaHCTUOMANbHOTO Yexna Cerka COrHUTe KoeHo, YTo6bl
MATKMe TKaHW 06Bu1CIN.
OnpepieneHue HyXHoro pasmepa.

+ /3mepbTe 00xBaT KyNbTI Ha PACCTOAHNN 4 CM OT AUCTanbHOro KoHua (Puc. 1).

« BbibepuTe cooTBeTcTBYlOWMI pa3mep u3penua. Ecin Ana n3mepeHHOro 3HaueHna Het

COOTBETCTBUA B NPe/CTaBNEHHOI TabNuLie, OKPYrINTE 3HAUEHNE B MeHbLLYI0 CTOPOHY.

Mpumeuanue. He Bbibupaiite 6onblunii pa3mep usaenus, T. e. He OKpYrAiiTe 3HaueHnA B
60nbLLYI0 CTOPOHY.
Brumanue! Cnuwkom maneHbKoe / N0THO CUAALLEe U3Lienine MOXET MPUBECTY K MOABNEHNI0
CMNTOMA ABIXEHUA NOPLLHA, OHeMeHWto, 06pa30BaHMI0 BONAbIPeil Uk C03AaBaTh
upe3mepHoe AaBNeHMe OT HaTAXKeHNA MeMOPaHbI Ha KyrbTe.
Buumanue! lpu Bbibope cnuwkom 6onbluoro pasmepa (cBo60sHas nocaaka) BOSMOXKHO
NOBbILLEHHOE NOTOOTAENEHIE U epeMelLieHie KyNbTv BHYTPU U3AeNNA, 4T, B CBOIO 04epesb,
MOXET MPUBECTM K BOMAbIPAM WM CbIMM.
Ecnu HabniopaloTca ntoBble BbiLLenepeyncneHHble CAMITOMbI Uik Mio6ble Apyrite NpusHaky
HenpaBUNbHOTO pa3mepa, MaLeHT JOMKeH HeMeANeHHO 06paTUTLCA K MeAMLIMHCKOMY PaboTHUKY.
Mpepynpexpenne. U3aenve He JOMKHO NCNONb30BATHCA NALMEHTAMM C O4eHb KOPOTKOI
KynbTei.

« Seal-InV, cTaHaapTHbIit npodunb: 9—12 CM B 3aBUCUMOCTY OT pasmepa U3Lenna.

+ Seal-InV, Bbicokmit npodunb: 13—15 cM B 3aBUCMMOCTY OT pa3mepa u3aenns.
[JinvHa KynbTH U3MepAETCA CrieaiyoLMm 06pa3oM.

« [pn TpaxcTbuanbHoi amnyTawuyn — oT cepeHbl HaAKONEHHUKA A0 AUCTANbHOTO KOHLIA.

WHCTPYKLIMK O NOATOHKE
Bxumanue! lepes noaroHKoil n3genve HeobxoanMo TL4aTeNbHO NPOBEPUTD Ha NpeaMeT
AedekToB.

UHcmpyKyuu no nodpesanuto

/3aenme MoxHo 06pe3aTb AN yBENMUEHUA 06bEMA ABUKEHMIA UAM N0 NPeANoYTEHNAM
nauueHTa (Puc. 2). Ponnkosbie HoXHULbI Iceross Curvemaster — 370 peKoMeHA0BaHHbIN
MHCTPYMEHT, CneLnanbHo pa3paboTaHHblil ANA NONYYEHNA rafKuX 3aKpyrNeHHbIX Kpaes npu
NOAPE3aHuu.

Buumanue! He nogpe3aiite u3genue Hike ypoBHA MaTpULibl, Yepe3 ynioTHUTENb UK HIXe
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NPOKCUMaNbHbIX NNHWA 06pe3K|/| TUNb3bl. l‘|p€3M€pH0€ noApe3aHne MoXeT yMEHbLIUTb
npucacbiBaHue U3aenna K KOHEYHOCTU N YXYALUUTD KpennieHue.,

PekomeHOayuu no KOHCMPYKYUU 2U/b3b]
[lna npoaneHna cpoka cnyx6bl yNNOTHUTENA peKOMeHAYETCA NCNoNb30BaTh ClefytLune
Matepuanbl rub3bl:

« niobble N3TI-matepuansi;

+ NaMUHUPOBAHHbIE TUb3bl;

* TWNb3bl C BHYTPEHHelt YaCTbio U3 TEPMONAACTUYHbIX MaTePUanoB C FaAKoi NOBEPXHOCTbIO;
He3aBucumo ot maTepuana rub3bl, ee BHyTPEHHAA NOBEPXHOCT JOMKHA ObITb repMeTUYHOI 1
KaK MOXHo Gonee rnagkoi.

[1nA BOCTUXeHNA MaKCUManbHOI IMaAKOCTI TUMICOBOO NO3UTMBA PEKOMEHAYeTCA
UCNONb30BaTb ANA GUHULLHONM NONMPOBKM MeNKO3ePHUCTbIe abpa3uBbl, a 3aTeM 06pabaTtbiBaTb
MOBEPXHOCTb CUAUKOHOBbIM CMipeem.

Mpu ucnonb3oBaHUM MATKOro v (W) rMagKoro naitHepa runb3bl yCTPOCTBO AOMbLLE COXPAHAET
CBOW YNNOTHUTENbHbIE CBOACTBA.

0AHOCTOPOHHMI KnanaH ¢ dyHKuueil pa36noknpoBky, Takoii Kak cepum Icelock 500 unu 544,
Heo6XoZUM ANA NpaBUNbHOI paboTbl Kpennexua ynnothutena. KnanaH runb3sl Heo6xoaMMo
Pa3MeCTUTb Kak MOXHO 6onee AUCTanbHO, 0643aTebHO NOJ YNNOTHEHNEM.

W3genue coBmectumo c Unity”.

MoozoHKa 2unb3el
06ecneyenme Haanexallero GyHKLMOHMPOBAHUA U3AENNA 3aBUCUT OT NOCAAKM rNb3bl. Kpome
TOT0, OT KOHCTPYKLIMY TWIIb3bl 3aBUCAT KPENAEHUE, KOHTPONb U KOMGOPT.

[Ins npoBepKI NOCaAKY FMAb3bl BOCNONL3YiTECh ClIeAYHOLLUM KOHTPONIbHBIM CIUCKOM.
« ECTb NOMHbIN KOHTAKT MeXAY KPOMKOI MeMOpaHbI 1 BHYTPEHHUMI CTEHKAMU THb3bl.
« [lpu Harpy3ke npoTe3a BO3AYLUHbIE KAPMaHbl He BO3HUKAIOT.
« Brunb3e oTCyTCTBYET CUMNTOM [BUXEHMSA NOPLUHA.
« Ecnm noTAHyTb NpoTes, BUANMOT0 CMeLLeHus He HabniofaeTca.
+ Bo3moxeH nonHblil cnekTp ABUKEHNIA 6€3 HapyLLeHNA KpenieHus.
BHumanue! Ecnu cornacHo 0T3bIBaM NaLMeHTa ACHO, UT0 HapYLUEHO Kakoe-nnbo u3
BbiLLENPUBEAEHHDIX YCIOBIIA, TUIb3Y HEOBXOANMO OTPErynupoBaTh UM NepeaenaTb.

NCnonb30BAHUE

0desaHue

BHumaHue. He HaHOCUTe NOCHOH Ha KyNbTHo HeMoCpPeACTBEHHO Nepes 0feBaHNeM YCTPOIACTBA.
Bo u3bexanue nopuv u3genua KynbTa AOMKHa 6bITb YNCTON 1 CyXoil.

BHumanue! 3akpoiite OTKpbITbIE paHbl 1 OBPEXAEHHYH0 KOXY 6aHAaXOM UK Apyrum
COOTBETCTBYIOLLMM MATEPUANIOM BO U36exaHue NPAMOro KOHTAKTa paHbl U U3Aenna.
BHumanue! Yoeutech, uTo BHyTPEHHAA NOBEPXHOCTL U3AENNA YNCTas, CyXaa v 6e3
MOCTOPOHHUX NPEAMETOB, KOTOpbIe MOTYT BbI3BaTb Pa3ApaxeHue KOXKM.

OpeBaHue yexna
1. TlepeBepHUTE MeMbpaHy B ANCTaNbHOM HaNpaBReHIM.
2. 1 Bo3bMuUTECh 33 BEPXHIOK YaCTb U3AENNA C BHYTPEHHEIl CTOPOHbI Y HATAHUTE 1o Ha Pyky,
4T06bI OHO MONHOCTbIO BbIBEPHYNOCH Hau3HaHKY (Puc. 3). CnepuTe, uToObI He NOBPEAUTL
N3/€NNe HOTTAMM.
. Korga AncranbHblii KoHel yCTPOICTBA OKAXETCA CHapYKu, NPUNOXKUTE ero K AUCTanbHOMY
KOHLUY KynbTy (Puc. 4).
4. Jlerkum HaxaTnem pa3BepHUTe yCTPOCTBO Ha KOHEUHOCTD MO HaNpaBReHNio
BBepx (Puc. 5).
BHumanue! He TaHuTe 32 BepXHUil KOHeL, Yexna, pa3BopauMBasn yCTPOICTBO Ha
KOHEUHOCTb N0 HANPaBNEHMI0 BBEPX. ITO MOXKET NPUBECTI K HATAKEHMHK KOXN, NOABNEHNH
BOMABIPEI UK Cbinu.

w
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5. YoeauTech B OTCYTCTBUN BO3AYLUHBIX KapMaHOB. [1py 06HapyXeHUM BO3AYLLIHbIX KapMaHOB
CHUMUTE 1 HAIeHbTE U3eNNe 3aH0BO.

6. Y6epuTecs, uto MemOpaHa pacnonoxeHa NPaBMIbHO 1 FOPU3OHTANIbHO N0 BCeMy 06XBaTy
(Puc. 6).

OpeBaHne ruAb3bl
1. HaHecuTe HebonbLuoe KonnuecTBO Cpea-cMaskm Iceross” Clean & Simple unn aHanora Ha
YNOTHUTENb MO BCeMY 06XBATY M BHYTpU rUb3bl A71Sl NIaBHOT0 BX0AA (Puc. 7).
Mpepynpexaenne. He HaHocuTe cnpeii-cmasky Ha Koxy. He gonyckaiite nonaganua
B rMasa.
2. BolpoBHaliTe npoTe3 1 BCTaBbTe B rUib3y ANA BbINycka Bo3ayxa (Puc. 8).

Mpumeuanue. Ecin koxa 6onblue pacTArMBaeTCs B 04HY CTOPOHY, CMa3ka MOXET bbb
HEepaBHOMEPHO pacnpefesnieHa no Bcemy 06XBaty MemOpaHbl.

Npumeyanme. ECM Npy HaeBaHW NPOTE3a BO3HUKAIOT TPYAHOCTH, BO3MOXHO, HE06X0AMMO
60MbLUEe CMA3KN AW KanaH 3a610KNPoBaH.

Oyucmka u yxoo

EXenHeBHaA 0UMCTKA KYNIbTU MMEET BaXKHOE 3HaueHue. PeKoMeHAyeTcs MArKoe
pH-c6anancupoBanHoe XuaKoe Mbino 6e3 oTaywweK v KpacuTeneid. lpu Cyxoii Koxe HaHecuTe
pH-c6anancupoBaHHblit NocboH 6€3 0TAYLLIEK U KpacuTeneit ANA NUTAHUA U CMATYEHNA KOXM.

Oumwaiite u3penue exefHeBHO NOCE MCNONb30BAHNA 1 Nepes NepBbIM UCNOb30BAHMEM.
BbiBepHuTE YCTPOACTBO Hau3HaHKy (Puc. 3).

Mpomoiite ero markum pH-c6anaHcMpoBaHHbIM XUAKMM MbINOM 6e3 0TAyLLEeK 1
Kpacutenei.

Mocne NpombIBKY TLLATENbHO ONONOCHNUTE YCTPOIACTBO Tennoi Bopoit (Puc. 9) n
NPOMOKHUTE €ro HacyXo 6e3BOPCOBOI candeTKoii € 06enx CTOPOH.

113penue Takxe MOXHO CTUPaTb B CTpanbHoi MatumHe (40 °C) MATKUM MOOLLUM
CpPeACTBOM NP HU3KMX 060poTax BpaLeHuna 6apabana. He cnepyet ucnonb3osatb
CMATYUTENN TKaHW, 0TOeNMBaTENM M APYrie NPOAYKTbI U MOKLLME PACTBOPDI, KOTOPbIE
MOTYT NOBPeaUTb U3penue.

[lepen NOBTOPHBIM UCNONb30BAHMEM NPOCYLUNTE U3JeNNeE B TEYEHUE HOUM.

Bcerna nocne ouncTkm cpasy Bo3BpalLaiite u3genue B HeiATpanbHoe nonoxenue. Bo
n36exanue NOBPEXAEHNA He XpaHUTe U3AeNne BbIBEPHYTHIM HaU3HAHKY.

He nopBepraiite u3aenue ype3mepHoOMY HarpeBaHmio WM BO3AEACTBUIO CONHEYHbIX TyYeil.
Mepes ucnonb3oBaHuem MeMOpaHbl LOMKHbI 6bITb YACTbIMU U 6e3 3arpA3HeHNiA.

Mpeaynpexpexue. (UnbHoe NOTOOTAENEHNE MOXET NPUBECTY K YXYALLEHNIO CTabUNbHOCTH
WA KpenneHna. PekoMeHAYeTCA CHATb U3eNNe U BLICYLUMTb €ro U KyNbTIo Npu
HeobX0AMMOCTH.

BHumanue! Heobxoanmo exeLHeBHO CeAnTb 3a COCTOAHMEM KOXMU. Tpy nosBneHum
HeoObluHbIX CUMNTOMOB PEKOMEHAYETCA NPEKPATUTL UCNONb30BAHME U3AENNA U HEMEANEHHO
00paTUTLCA K MeAULIMHCKOMY PaboTHUKY.

BHumanue! MomHuTe 0 TOM, 4TO BO MHOTMX CTyuasx 6bITOBAA XUMMA U CPEACTBA AIA BaHHI U
[LylUa, B TOM YMCTIe MbIIO, 4€300PaHTbI, AYXH, 33PO30JIbHbIe M CTUPTOBbIE CTIpei i abpa3uBHble
OUMCTUTENI, MOTYT BbI3bIBATD MW YCYryONATb pa3apakeHune KOXu.

BHumanue! locne KOHTaKTa C CONEHON u/unm XNOpUPOBaHHOI BOZOI NPOMOIiTe yCTPOIiCTBO
YUCTOIl BOAOIA.

OkpyXxatowjue ycnosus

YcTpoitcTBo 6e30nacHo Npu 0CTOPOXKHOM UCMONb30BAHNI C NPUMEHEHEM
BOJIOHEMPOHMLIAEMbIX KOMIOHEHTOB.

Mpepynpexpenne. Mocne norpyxexns ycTpoitcTea B BOAY ero He06X0OAUMO CHATb, @ KYNbTIO,
Cnoif Yexna, KOHTAKTUPYHOLLMI C KOXKel, U Tunb3y ClieflyeT BbiCYLMTb Nepes nepeBINKeHeM.
Mpepynpexpenne. Kpennenue byaet ocnabneo, ecn Bofia nonageT Mexay Koxeli
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YCTPOACTBOM UAN MEXAY YNNOTHUTENEM 11 TUIb30IA.
Bxumanue! Yactoe Bo3aelicTBYE CONEHO /WA XNOPUPOBAHHOI BOAbI MOXET NOBAMATD Ha
JLONTOBEUHOCTb YCTPOICTBA.

DONO/HUTENbHBIE YCTPOUCTBA
CnenytoLLme akceccyapbl MOXHO UCNONb30BATb B COYETaHNM ¢ MeMOpaHHbIMU yexnamu Ossur.
JlononHuTenbHble cBeeHnA (Hanpumep, 06 onpeaeneHnn pasmepa) cm. B katanore Ossur.

IuctanbHhblii konnak Iceross® Distal Cup

YcTpoitcTBO NpeACTaBAseT co60i MHTEPEAC NPOTE3a, NPEeAHAZHAYEHHDIR ANA UCMIONb30BAHNA
B COCTaBE CUCTEMbI, KOTOPAsA 3aMeHSAET OTCYTCTBYIOLLLYI0 HUXKHIOK KOHEUHOCTb.

I13penue obecneynBaeT ONONHUTENbHYI0 AMOPTU3ALIMIO ANCTANBHO KOHNYECKUX KYbTEN C
HEe0CTaTOUHbIM 06beMOM MATKIX TKaHeil. OHO COOTBETCTBYET GOpME KyNbTH 1 NOITOMY MOXKET
UCNoNb30BaTbCA Kak YNNOTHUTEND A1A 06€CNeyeHIs NONHOTO KOHTAKTa CUIMKOHOBOTO YeXNa i
KynbTi.

[ins Hapnexalueil nocagkin U3LeNUs BbINONHUTE Cledylolme AeicTBIA.

. N3mepbTe 06XBaT KyNbTY Ha PacCTOAHUM 4 CM BbiLLe AUCTaNbHOTO KoHLa (Puc. 1).

. BbibepuTe usgenve Ha OAMH UK Ba Pa3Mepa MeHbLUE U3MEPEHHOTO 3HAUEHUS.

. HapeHbTe u3penue HenocpeacTBEHHO Ha KybTH.

. Mpw ucnonb3oBaHuN Yexna BMECTE C AUCTaNbHBIM KONNAKOM U3MepeHUe Yexna JOMKHO
NPOU3BOAUTLCS NPY HAAETOM AUCTANBHOM KONINAKe (T. €. N0BEPX AUCTANbHOTO KOMaKa).

. BbibepuTe KoppeKTHbIi pasmep yexna no M3MepeHuto, NoyueHHoMY NPy HaAEToM
ANCTaNbHOM KONaKe.

Mpumeyanue. [ns exeHEBHOTO yX04a CM. UHCTPYKLIMM MO OUUCTKE U YXOZY.

B W N

v

(marvaowue nopayweuku lceross® Pads

YcTpoilcTBO NpeacTaBAAeT co60il HTEpdelic npoTe3a, NpesHa3HaueHHbIi ANA UCNONb30BaHUA
B COCTaBe CUCTEMDbI, KOTOPAA 3aMeHAET OTCYTCTBYHOLLYIO HUXKHIOK KOHEUHOCTb.

YCTPOCTBO MOXKHO UCMONb30BATb AIA PerynupoBKM 06bema npoTe3a, 4to6bl BpeMeHHO
KOMMNEHCUPOBATD NOTEPAHHDIA 06BEM ANCTANBHOTO KOHLA, W ANA OLEHKI AUCTANIbHOTO
KOHTaKTa Npy NOATOHKE KOHTPONbHOIA TUAIb3bl.

MNomecTuTe NOAYLLKY 160 B AUCTANbHDIA KOHEL Yexna, 160 B ANCTaNbHDIA KOHeL, rub3bl.
Mpumeuanue. [Ins exe HEBHOTO yX04a CM. UHCTPYKLIMM MO OUUCTKE U YXOZY.

KomneHcupytowue uynku Iceross Seal-In’
YcTpoiicTBO NpeHa3HaueHo ANA NCNONb30BaHA NPU YMeHbLIEHUN 00bema KynbTu.
Ecau nauveHT ncnbiTbiBaeT npobnemy C KpennenneMm, Bbi3BaHHYI0 M3MeHeHUAMM 06bema KynbTi,
MOXHO HaTAAHYTb OAMH UM HECKONbKO HOCKOB Ha YeX0/ AAl BOCCTAHOBNEHA NOCaAKM TUAb3bl.
Brumanme! Ecnv 37010 Hef0CTaTouHO ANA KOMNEHCALMM U3MeHeHNil 06bema, runb3y
He06X0ANMO YMEHbLLUTb COOTBETCTBYHOLLMM 06pasom.
« [TlonHocTblo nepeBepHUTe MeM6paHy B ANCTanbHOM Hanpasnenum (Puc. 10).
« HararuBaiite n3genue Ha BbIBEPHYTYI0 MeMOPaHy A0 TeX Nop, NOKa ANCTaNbHbIA KOHeL,
HOCK He OKQXXeTCA Ha OZIHOM YPOBHe C MPOKCUMAnbHON rpanuueil ynnotHeHna (Puc. 11).
- [loABepHuTe ynnoTHUTENDb Ha KoHLe HocKa (Puc. 12).
+ HageHbTe npote3 Kak 06bluHO.
Buumanue! Moxet Habnogatbea ocnabnetue Kpennexua, ecin HageTb HOCOK NoOBepX
MeMOpaHbl.
Matwunxaa cTupka npu Temnepartype He Bbiwwe 40 °C and cBeTnbIX TKaHell. He cywmte B
CYWMABHOI MaLLInHE.

COOBLLEHUE O CEPbE3HOM UHLIUAEHTE
0 nto6bix cepbe3HbIX MHLMACHTAX, CBA3AHHBIX C YCTPOICTBOM, HeobxoaMMo coobLiaTh
NPON3BOAUTENH 1 COOTBETCTBYHLLNUM KOMNETEHTHBIM OpraHaMm.
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YTUAN3ALINA
YCTPOVCTBO M yNaKoBKa AOMKHbI GbiTb yTUAM3UPOBAHDI COTNIACHO COOTBETCTBYIOLIMM MECTHBIM
UMY HaLMOHANIbHBIM SKONOTUYECKIM HOPMaM.

OTBETCTBEHHOCTb

Mpote3bl Ossur cnpoeKTUPOBaHbI 1 NPOBEPEHbI Ha 6€30MaCHOCTb 1 COBMECTUMOCTb B COYETaHMM
APy C APYTOM 1 CNPOTE3HbIMM MMAb3aMU B CELMaNbHOM UCNOAHeHMM ¢ ananTepamu Ossur, a
TaKXe Npu UX NpesycMOTPEHHOM NPUMEHEHNM.

Komnanus Ossur He HeceT 0TBETCTBEHHOCTY 32 ClieAyIoLLlee:
« YCTpoiicTBa, KOTOPbIE He 06CNYXMBANUCH B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMAMY N0
MPUMEHEHNIO.
« W3genua, B KOTOPbIX NCMONb3YIOTCA KOMMOHEHTbI APYTUAX NPOU3BOAMTENEIA.
- W3genus, KoTopble 3KCMAYaTUPOBanKcy 663 cobnloAeHNA PeKOMEHAYEMbIX YCIOBUIA 1
OKpYXatoLL{elt cpefibl IM60 He N0 Ha3HAYEHMIO.

HASE
Emis

B L

CDTNA RSFZFEREBSARYIMAS V-V RS —THD. HREREER
EDAVR—TT—REBDET, TOTNARET—ILOUBUTISEUEZEF v~
NEEDHL, BREERICERFLICRETS. BESITLEERLET,

EREN

COTNA R RONICTFEZBERRI S RTLORMELTERTS %28
Helfe, BERUZHICERIVZ—TIAITY,
COTNAADEFEEIVBEANDES LG EREMIRDVIMI ZBENHD XY,
COTNA R EREFIRNEBSSVRABITIHELNHDET,

BRESSUHNREERE

. FRIOKIA. CIET. FIIARAE

- BHIORREBOELA

COFNA R BT FYZVH AE-YRE, EEENSEHTEVEETO
ERAEARELTVETS,

R2ICETIEEFE

BE: TREEETNIROERICIE. BEICOARLIERHDIRIHRELTVET,
ERZFMARIE. COTNARAZRLIEATILODICHEBEREANENDIRTOER
EREICHSE TSIV,

BE TN ROBEICEIPETHROOSNIBE. FET/NA RITIBEPER
DIKENARESN. BEDOHEENHEITFSNTVRHE. BERITNIXOEREHIEL
T EEFMRISEEIIVELNHDET,

EE FNARADER%ERZI L. BEENKDONZLHHDET,

EL I COXBR. WEEBITERETRRAKBEESNHZBBEICIIERLAVL
TLEEW,

ERIREIDSZEIERIE. REBOXE /| RISOEETY,

FAE TNARE AR kB, FLETOMOBYCEMLTIADEEA,
R TIIEEZBARTEIRVILHHDET, BRoTEYMPERNT/NA RICHE
LB A IE. BREEELICTNARERIILTEET L,
COTNARIG T ADBEICLZERAERIRELTVES,
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FINA ZDEIR

TRRYIMEDIZS. BE D L TEBEMIENTNILSICLTGCELVWS 1 —
HAXERELET,

ELWHAXZRETBICIE:

EALHHS dcm OEREROBREAELES (F1)

WG BTNA YA XA ZBIRLE T, AEMEISRETZ T/ YA DR WG
&BlF. BEBZYIDETET,
FIAEEEBRIDTNA AT A XEZERLBWVWTEETW, 2D, 1D EIFIELA
WTLIEE W,

AR TNARDPNESTESR/EO9TFRL. EXLVEE). LUN, KRNHHE
ELRED. =D SKERISEBED) VTRANEELIEDTZAEMELHDET,
AR TNAZADKBEFSITILDBATVIL. TNAAIRABOFRORETOEHE
ML, KEPESHECZ DB T,

COLIERP ZOMMOTEE DIBENASNDZIHE. BELICIBYOEREELTIC
CEEELTTEL,

BEH TN RIE, EIRICEVEEROBENMERLTUIRDEEA.

o Seal-inV ZZUH—k I FNA 2D XIZED 9cm-12cm,

o Seal-inV N\ Z7O77AI L FINA XD A XIZLD 1Becm-15cm

iR ROAEHEIEROEEDTY .

o TREA : RERORRIEH SEMIHE T,

$x 3:
ﬁ%ﬁlﬁ
AR ROAIBEIC. TAARORMEERENICRESZBENBDET,

rISVJFIE

TNARUE. BIEBEELITRHIC. FRIFBEBEDEFHICALERLDTBIIHIC.
RS2 T TR TEERT (B2) Iceross Curvemaster (&, hUI VT BB
SHTHADH BTy PEMED LSRRI INHRY—ILTY,

FAE TNARZINIVZAOMBELDTERFIY T Y FOEMANIZSTS42E&D
TTUMLBRWTL TV, FUSVTLTTFR L. TN AW DRKE 1%
BEMMNMETIZEMLHDET.

Vry NBEHARS1Y
RIS —ILBREZ R T 7O DOHEY 7y ML

« FNRTD PETG #¥}

« SER—RYT YR

« RENBOSHRATBERIY 7w btk
Vv bORAIREIF. V7Y RORMICHDDbSTREELHD. TEBZLEITES
HhTHZIBENHDET,
EBHOBEETIOREE TEZRLITBOMITEIHIC. YVIAVRTL—%2&
MU ETHEMM ZERALTRENATBLEITS e 2 HEL X,
VIryhDREDICESHBONBEMEFERATIE. TNTAOEHKEER<
ROZEHWNTEET,
=L ZARY T NEYNCHEEET B7-0ICIE. Icelock500 ol 544 1) =X
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- Zdravotnicky prostiedek
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POPIS

Zafizeni je transtibialni silikonové l0zko, které pokryva amputacni pahyl a slouzi jako rozhrani
mezi amputacnim pahylem a lGzkem protézy. Zafizeni tvofi zavésny systém, jimz vznikd distalni
vakuovéd komora pod drovni tésnéni, kterd zajisti spolehlivé upevnéni amputacniho pahylu

v protéze.

URCENE POUZITi

Tento prostfedek je protetické rozhrani's funkci zavéseni uréené k pouZiti jako soucast systému,
ktery nahrazuje chybéjici doIni koncetinu.

Vhodnost tohoto prostfedku pro danou protézu a daného pacienta musi posoudit zdravotnicky
pracovnik.

Nasazeni a sefizeni tohoto prostfedku musi provést zdravotnicky odbornik.

Indikace k pouZiti a cilovd populace pacientii
« Itréta, amputace nebo zkrat dolni koncetiny
« Nejsou znamy Zadné kontraindikace
Prosttedek je urcen pro nizké aZ extrémné intenzivni rdzy, napf. pro chiizi, béh a sport.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY

Upozornéni: Pouzivani protetické pomicky dolni koncetiny s sebou nese pfirozené riziko pddu,
ktery miize vést ke zranéni.

Zdravotnicky pracovnik musi pacienta informovat o viem, co je v tomto dokumentu vyZadovano pro
bezpecné pouzivani tohoto prostredku.

Varovani: Pokud dojde ke zméné ¢i ztraté funkcnosti prostiedku nebo pokud prostfedek
vykazuje zndmky poskozeni &i opotiebent, které brani jeho normdlni funkci, musijej pacient
prestat pouzZivat a kontaktovat lékare.

Upozornéni: Nesprévny zpiisob pouZiti zafizeni miize vést ke ztrté pevnosti zavéeni.
Upozornéni: Zafizeni neni vhodné pro pacienty s drastickymi zménami objemu za krétkou dobu
prekracujicimi tloustku 10 vlaken.

Varovani: Mozné vedlejsi ucinky jsou podrazdéni kiize a kozni reakce.

Varovani: Zafizeni nesmi pfijit do styku se skelnymi nebo uhlikovymi vidkny ani s jinymi cizimi
Casticemi. Pouhé omyti nemusi tento problém odstranit. Pokud zafizeni pfijde do styku s cizimi
ldtkami nebo chemikaliemi, je tieba jej vratit zdravotnickému pracovnikovi.

Prosttedek je urcen pro jednoho konkrétniho pacienta.

VYBER PROSTREDKU
Abyste urcili spravnou velikost transtibialniho ndvleku, mirné ohnéte koleno pacienta tak, aby
mékkd tkan visela dold.
Urceni sprévné velikosti:
« Iméfte obvod pahylu ve vzdalenosti 4 cm od distalniho konce (Obr. 1).
« Vyberte odpovidajici velikost zafizeni. Pokud naméFend hodnota neodpovidd zddné
zvelikosti zafizeni, zaokrouhlete vysledek méfeni dold.
Poznamka: Nevybirejte velikost zafizeni vétsi nez je vysledek méfeni, tj. nezaokrouhlujte
nahoru.
Varovani: Piilis malé ¢i tésné zafizeni mlize vést k pumpovani, znecitlivéni ¢i tvorbé puchyri
nebo k zaskrceni pahylu tésnénim.
Varovani: Pokud je zafizeni pfilis velké nebo volné, mlZe dochdzet ke zvySenému poceni
a pohyblivosti koncetiny uvnitf zafizeni, coz miize vést k tvorbé puchyfi a vyrazek.
Pokud pacient zaznamend néktery z vy3e uvedenych symptomd nebo jakoukoli jinou zndmku
nesprdvného uchyceni, musi neprodlené kontaktovat zdravotnického pracovnika.
Upozornéni: Zafizeni neni vhodné pro pacienty s extrémné kratkym amputacnim pahylem.
+ Seal-InV Standard: 9—12 cm v zdvislosti na velikosti zafizeni.
+ Seal-InV High Profile: 13—15 cm v zdvislosti na velikosti zafizeni.
Méieni délky amputacniho pahylu probiha ndsledujicim zpdsobem:
« Transtibidlni: od stfedniho pateldrniho vazu po distéIni konec pahylu
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INSTRUKCE PRO ZKOUSKU NASAZENI
Varovani: Pfed nasazenim zkontrolujte, zda zafizeni nevykazuje zadné vady.

Instrukce k fezdni

Zafizeni miizete ofiznout, aby se zvysil rozsah pohybu nebo podle potieb pacienta (Obr. 2).
Rezaci nastroj Iceross Curvemaster je doporuceny néstroj, ktery je specialné navrzen tak, aby
béhem Fezani vytvatel plynulé, zaoblené okraje.

Varovani: Rez zafizeni neprovadgjte pod drovni matrice, skrz tésnéni ani pod proximélnimi
ofezovymi liniemi lizka. PFilis velké ofiznuti mlZe sniZit séni mezi zafizenim a koncetinou a snizit
tak pevnost zavéseni.

Pokyny ke konstrukci protetického lizka
Doporucené materiély k zajisténi dlouhodobého tésnéni:

« vdechny materily PETG,

- laminovana liizka,

- termoplastické materidly vnitiniho protetického lizka s hladkym povrchem,
Vnitini povrch protetického liizka musi byt vzduchotésny a co nejhladsi, bez ohledu na material
lizka.
Pro dosaZeni co nejhladsiho povrchu na pozitivnim sédrovém modelu doporucujeme pfi
konecném vyhlazovani pouZit jemnd abraziva a nasledné silikonovy sprej.
Pouziti mékkého/hladkého materidlu vystelky 1Gzka prodlouZi tésnici funkci zafizeni.
K zajisténi fddného zavéseni tésnéni je nezbytny jednocestny ventil s funkci uvolnéni, jako jsou
napf. ventily série Icelock 500 nebo 544. Ventil lizka musi byt uloZen co nejdistaInéji, alespon
pod tésnénim.
Zafizeni je kompatibilni se systémem Unity".

Nasazeni lizka
Urcend funkce zafizeni zavisi na spravné zhotoveném tvaru lizka. Odpovidajici tvar lizka je
zésadni k zajiSténi zavéeni, ovlddani a pohodli.
Pfi kontrolovani tvaru liizka je vhodné pouzit nasledujici kontrolni seznam:

« Mezi okraji tésnéni a vnitfni sténou protetického lizka je pIny kontakt.

« KdyZ pacient protézu zatiZi, nevznikaji Zddné vzduchové kapsy.

« Vliizku je omezeno pumpovani.

« PfizataZeni za protézu nedochdzi k viditelnému pohybu.

« Jemozny pIny rozsah pohybu bez naruseni zavéeni.
Varovani: Pokud nékterd z vySe uvedenych podminek neni spnéna, je nutné liizko
odpovidajicim zplisobem upravit nebo zhotovit nové.

POUZIVANI

Nasazovdni

Varovani: Bezprostiedné pfed nasazenim zafizeni nenanasejte na pahyl Z&dny kosmeticky
pipravek. Pahyl musi byt cisty a suchy, aby se predeslo piipadnému poskozeni zafizeni.
Varovani: Pfipadné oteviené rédny nebo poranéni kiize musi byt opatfeny bandazi nebo jingm
vhodnym krytim, aby nedochdzelo k pfimému kontaktu rény se zafizenim.

Varovani: Vnitini strana zafizeni musi byt Cistd, suchd a bez cizich predmétd, které by mohly
zplisobit podrazdéni kiize.

Nasazeni navleku

1. Otocte tésnéni smérem distaIné.

2. Uchopte horni ¢ast zafizeni z vnitini strany a pfetdhnéte jej pres ruku, aby byl vnitfni povrch
zcela odhalen (Obr. 3). Dévejte pozor, abyste zafizeni neposkodili nehty.

3. Vysuiite co nejvice distalni konec zafizeni a umistéte jej proti distalnimu konci pahylu
(Obr. 4).

4. Smirnym tlakem zafizeni rozvifite na koncetinu smérem vzhiru (Obr. 5).
Varovani: Pfi rozvijeni névleku na koncetinu netahejte silou ani prudce za horni konec. Mohlo by
vznikat napéti na pokoZce, které by mohlo zplisobit puchyre nebo vyrazky.
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5. Zkontrolujte, zda nevznikly Zddné vzduchové kapsy. Pokud jsou pfitomné vzduchové kapsy,
zafizeni navléknéte znovu.

6. Zkontrolujte, zda je tésnéni usazené spravné a vodorovné pfiléha po celém svém obvodu
(Obr. 6).

Nasazeni lizka
1. Na cely obvod tésnéni a na vnitiek liizka rozprasovacem naneste mazivo Iceross’ Clean &
Simple nebo obdobné, aby bylo nasazovani snazsi (Obr. 7).
Upozornéni: Nenandsejte mazivo na pokozku. Zabraiite kontaktu s o¢ima.
2. Vlyrovnejte protézu a zatlacte do lizka, abyste vytlacili vzduch (Obr. 8).

Poznamka: Pokud dochazi k napinani kiize prevazné na jedné strané, je mozné, ze se mazivo
nerozprostfelo rovnomémé po celém obvodu tésnéni.

Poznamka: Pokud se protézu nedafi nasadit, miize byt zapotfebi vice maziva nebo miize byt
zablokovany ventil.

Cisténi a idriba

Denni cisténi pahylu je velmi diileZité. Doporucuje se pouZivat jemné, 100% neparfémované
a nebarvené tekuté mydlo s vyvézenym pH. K vyZivé a zvlacnéni suché kiize pouzijte 100%
neparfémované a nebarvené télové mléko s vyvézenym pH.

Zafizeni kazdy den po pouZiti a pfed prvnim pouZitim vycistéte.
« Obratte zafizeni naruby (Obr. 3).
« Kmyti pouzijte 100% neparfémované a nebarvené tekuté mydlo s vyvazenym pH.
Po omyti zafizeni dikladné oplachnéte teplou vodou(Obr. 9) a z obou stran osuste pomoci
utérky, kterd nepousti vldkna.
Zafizenilze prat v pracce (40 °C) nastavené na program s nizkymi otdckami a s pouzitim
jemného disticiho prostfedku. NepouZivejte avivéze, bélidla ani jiné produkty/cistici roztoky,
mohly by zafizeni poskodit.
« Pred dalSim pouZitim nechte zafizeni pfes noc oschnout.
« |hned po ociténi zafizeni vZdy srovnejte do pfirozeného stavu. Neponechévejte jej naruby,
mohlo by se poskodit.
« Zafizeni by nemélo byt vystaveno nadmérnému teplu ani slunecnimu zareni.
« Pred pouzitim musi byt tésnéni Cisté a nesmi na ném zlistat nedistoty.

Varovani: Nadmérné poceni miize narusit stabilitu nebo zavéseni. Kdyz k nému dojde,
prostfedek sejméte a i s pahylem jej osuste.

Varovani: Kazdy den je nutné kontrolovat stav kiiZe. V pfipadé abnormélnich symptomd
prestaiite zaffizeni pouZivat a okamzité kontaktujte zdravotnického pracovnika.

Varovani: Méjte na paméti, ze bézné domaci nebo koupelové vyrobky, jako napfiklad mydla,
deodoranty, parfémy, abrazivni ¢istici prostfedky a aerosolové ¢i alkoholové spreje, mohou
zplsobit podrdzdéni kiize nebo k nému prispivat.

Upozornéni: Po styku se slanou nebo chlorovanou vodou prostfedek omyjte Cistou vodou.

Podminky prostredi

Prostfedek mlzete s jistou opatrnosti bezpecné pouzivat s vodotésnymi soucastmi.

Varovani: V piipadé ponoieni prostfedku do vody jej vyjméte a pred dal3i chlizi osuste pahyl,
vrstvu navleku, kterd prichdzi do styku s pokozkou, a Iizko.

Varovani: Pokud se voda dostane mezi kiiZi a prostfedek nebo mezi tésnéni a lizko, zavéseni
pestane fungovat.

Upozornéni: Castym stykem se slanou nebo chlorovanou vodou se snizuje Zivotnost prostiedku.

DOPLNKOVA ZARIZENI
Tésnici navleky Ossur jsou pouzitelné s ndsledujicim piislusenstvim.
Dalsf informace, napf. informace tykajici se velikosti, naleznete v katalogu spole¢nosti Ossur.
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Distalni kryt pahylu Iceross” Distal Cup

Tento prostfedek je protetické rozhrani urcené k pouZiti jako soucdst systému, ktery nahrazuje
chybéjici dolni koncetinu.

Zarizeni poskytuje dalsi vymeékéeni u distainé konickych koncetin se Spatnym pokrytim mékkych
tkdni. Jeho tvar se podvoluje pahylu, a proto je moZné jej pouZit jako vypln, aby silikonovy ndviek
zcela priléhal k pahylu.

Vybér velikosti zafizent:

1. Zméite obvod pahylu ve vzdélenosti 4 cm nad distalnim koncem (Obr. 1).

2. Vlyberte zafizeni o jednu nebo dvé velikosti mensi, neZ je naméfend hodnota.

3. Rozvifite zafizeni pfimo na koncetiné.

4. Pii pouziti nédvleku v kombinaci s distéInim krytem pahylu musi byt méfeni ndvleku

provedeno, kdyz je distaIni kryt pahylu nasazeny (tj. pfes distalni kryt pahylu).

5. Nazdkladé méfeni provedeného s nasazenym distdinim krytem vyberte sprdvnou velikost névleku.

Poznamka: Informace o kazdodenni péci naleznete v instrukcich pro ¢iSténi a péci.

Peloty Iceross’ Pads

Tento prostfedek je protetické rozhrani urcené k poufiti jako soucdst systému, ktery nahrazuje
chybéjici dolni koncetinu.

Zafizeni |ze pouZit k fizeni protetického objemu za tcelem docasné kompenzace ztraceného
objemu distalniho konce a také k posouzeni distalniho kontaktu pfi nasazovani zkusebniho lizka.
Vlozte pelotu bud'do distalniho konce navleku, nebo do distalniho konce lizka.

Poznamka: Informace o kazdodenni péci naleznete v instrukcich pro Cisténi a péci.

Puncosky Iceross Seal-In" Socks
Tento prostfedek slouZi ke sniZzeni objemu pahylu.
Pokud pacient zaznamend uvolnéni zavéSeni zplsobené kolisdnim objemu pahylu, miiZe tésnost
lizka obnovit nasazenim jedné nebo vice ponoZzek pres navlek.
Varovani: Pokud nelze objemové zmény timto zplisobem adekvatné kompenzovat, bude nutné,
aby bylo liizko vhodné upraveno na mensi rozméry.
. Uplné tésnéni obratte distalnim smérem (Obr. 10).
« Navlékejte zafizeni pfes obrécené tésnéni, dokud distaIni konec ndvleku nebude v Grovni
proximalniho okraje tésnéni (Obr. 11).
« Obratte tésnéni do plivodniho tvaru tak, aby prekrylo konec navleku (Obr. 12).
+ Obvyklym zplisobem nasadte protézu.
Varovani: Pokud navlek nasadite pies tésnéni, miiZe dojit k uvolnéni zavéseni.
Perte v pratce maximélné na 40 °C se svétlymi latkami. Nesuste v sudicce.

HLASENI ZAVAZNYCH NEZADOUCICH PRIHOD
Veskeré zavazné nezddouci prihody, ke kterym dojde v souvislosti s timto prostfedkem, ohlaste
vyrobci a piislusnym organdim.

LIKVIDACE
Prostredek a baleni je treba likvidovat v souladu s pfislu$nymi mistnimi ¢i celostétnimi pfedpisy
0 ochrané Zivotniho prostredi.

ODPOVEDNOST

Protetické pomiicky Ossur jsou navrzeny a ovéfeny tak, aby byly pfi pouZiti v souladu s jejich
zamyslenym celem bezpecné a kompatibilni mezi sebou i ve vzajemné kombinaci se zakdzkové
vyrobenymi protetickymi liizky s adaptéry Ossur.

Spolecnost Ossur neprebira odpovédnost za:
« prostfedek, ktery nebyl udrZovdn v souladu s ndvodem k pouZiti;
« prostfedek, ktery byl sestaven se soucastmi od jinych vyrobci;
« prostfedek, ktery byl pouZivdn jinak nez za doporucenych podminek, pro jiné aplikace ¢i
vjiném prosttedi.
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SLOVENCINA

Zdravotnicka pomdcka

OPIS

Pomdcka je transtibiélnou silikonovou vlozkou, ktord pokryva zvyskovi kon¢atinu pacienta

a sldzi ako sty¢nd plocha medzi zvySkovou koncatinou a 16zkom protézy. Pomdcka vytvara
zévesny systém, kde sa pod troviiou tesnenia vytvara distalna vakuova komora, ktord spolahlivo
zavesi zvyskov koncatinu v protéze.

UCEL POUZITIA

Tato pomdcka predstavuje protetické rozhranie s funkciou zavesu a je ur¢end na pouzivanie ako
sticast'systému, ktory nahradza chybajicu dolnd koncatinu.

Vhodnost tejto pomdcky pre dant protézu a daného pacienta musi vyhodnotit lekar.
Nasadenie a nastavenie tejto pomdcky musi vykonat lekdr.

Indikdcie poutZitia a cielovd populdcia pacientov

« Strata, amputdcia alebo vada dolnej koncatiny

« Nie si zndme Ziadne kontraindikacie
Tato pomdcka je urcend na pouzivanie pri nizkom az extrémnom rdzovom zatazeni, napr. na
chddzu, beh a Sportovanie.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Upozornenie: PouZivanie protetického zariadenia dolnej koncatiny so sebou nesie riziko padu,
ktory moze viest'k zraneniu.

Lekdr musi informovat pacienta o celom obsahu tohto dokumentu, ktory je nevyhnutny na
bezpecné pouzivanie tejto pomdcky.

Varovanie: Ak dojde k zmene alebo strate funkcnosti pomdcky alebo ak pomdcka vykazuje
zndmky poskodenia ¢i opotrebovania, ktoré brania jej normélnemu fungovaniu, pacient ju musi
prestat pouZivat a musi kontaktovat lekdra.

Varovanie: Nesprévne pouZitie pomdcky moze mat za ndsledok stratu zvesu.

Pozor: Tito pomdcku nesmd pouzivat pacienti s drastickymi zmenami objemu v kratkom
¢asovom obdobi presahujicom 10 ply.

Upozornenie: Medzi mozné vedlajsie Ucinky patria problémy s podrazdenim/reakciou pokozky.
Upozornenie: Pomdcka nesmie prist do styku so sklom, uhlikovymi vlaknami ani ingmi cudzimi
Casticami. Samotné cistenie nemusi postacit na odstrénenie problému. Ak je pomdcka vystavend
cudzim ldtkam alebo chemikélidm, musite ju vratit zdravotnickemu pracovnikovi.

Této pomdcka je urcend na pouZitie iba u jedného pacienta.

VYBER POMOCKY
U transtibidlnej vlozky sa sprvna velkost urcuje tak, Ze sa koleno najskor mierne ohne a mékké
tkanivo sa necha visiet nadol.
Urcenie sprévnej velkosti:

« Imerajte obvod zvyskovej koncatiny 4 cm od kypta (Obr. 1)

« Vyberte zodpovedajticu velkost pomdcky. Ak vykonané meranie nemé zodpovedajticu

velkost pomdcky, zaokrihlite meranie nadol.

Poznamka: Nevyberajte velkost pomdcky, ktord presahuje meranie, t. j. nezaokrdhlujte nahor.
Upozornenie: Prilis mald/tesnd pomdcka moZe mat sa nésledok piestovy efekt, znecitlivenie ¢i

tvorbu pluzgierov alebo nadmerné kruhovité napatie vo zvyskovej koncatine spdsobené tesnenim.

Upozornenie: Prilis velké/volna pomdcka moze mat za nésledok vécsie potenie a pohyb
koncatiny vo vnutri pomdcky, co moze viest k tvorbe pluzgierov a vyrazok.

Ak sa vyskytne niektory z vyssie uvedenych priznakov alebo akékolvek iné zndmky nesprévneho
uchytenia, pacient musi okamZite kontaktovat zdravotnickeho pracovnika.

Varovanie: Tito pomdcku nesmu pouzivat pacienti s extrémne kratkymi zvyskovymi
koncatinami.
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« Vystelka Seal-In V Standard: 9 — 12 cm v zavislosti od velkosti pomdcky.

« Vystelka Seal-In V Vysoky profil: 13 — 15 cm v zdvislosti od velkosti pomdcky.
Dizka zvyskovej kon¢atiny sa meria nasledovne:

« Transtibidlne: Od stredu patelarnej Slachy po koniec kypta.

NAVOD NA NASADENIE
Upozornenie: Pred upevnenim sa musi pomdcka dokladne skontrolovat a overit, Ze neobsahuje
Ziadne nedostatky.

Ndvod na orezanie

Pomdcku je mozné orezat, aby sa zvacsil rozsah pohybu, alebo sa dé upravit podla preferencii
pacienta (Obr. 2). Odporticame ndstroj Iceross Curvemaster, ktory je 3pecidlne navrhnuty tak, aby
pri orezdvani vytvéral hladky, zaobleny okraj.

Upozornenie: Pomdcku nerezte pod Groviiou matrice, cez tesnenia ani pod proximalnymi
liniami odrezania l6zka. Nadmerné orezanie moze zniZit podtlak medzi pomdckou a koncatinou

a narusit tak zavesenie.

Pokyny na konstrukciu lozka
Odporicané materidly lozka k zabezpeceniu dlhodobej funkcie tesnenia:
+ VSetky materidly PETG
+ Laminované lozka
« Termoplastické materidly vnitorného l6zka s hladkym povrchom
Vndtorny povrch [6zka musi byt vzduchotesny a ¢o najhladsi, bez ohladu na materidl lozka.
Aby ste dosiahli ¢o najhlad3i mozny povrch pozitivneho sadrového modelu, odpord¢ame na
konecné vyhladenie pouZit jemné abraziva a nésledne silikdnovy sprej.
Pouitie makkého/hladkého materidlu vystelky lozka predIZi tesniacu funkénost pomécky.
Pre sprévnu funkciu zavesenia tesnenia je nevyhnutny jednosmerny ventil s uvolfiovacou funkciou,
napriklad rad Icelock 500 alebo 544. Lozkovy ventil musi byt umiestneny najdalej, ako je to mozné,
atoaspon pod tesnenim.
Pomadcka je kompatibilna so systémom Unity”.

Upevnenie lozka
Dosiahnutie zamy3lanej funkcie pomdcky zavisi od uchytenia lozka. Na zaistenie zavesenia,
ovlddania a pohodlia je nevyhnutnd vhodnd konstrukcia l6zka.
Pri kontrole spravneho uchytenia l6zka pouZivajte nasledujtci kontrolny zoznam:

« UplIny kontakt medzi okrajmi tesnenia a vniitornou stenou lozka.

« Ked'si pacient nasadzuje protézu, nevznikajd Ziadne vzduchové bubliny.

« Bezpiestového efektu v [6zku

« Ziadny viditelny pohyb pri tahu za protézu.

« PIny rozsah pohybu je moZny bez narusenia zavesenia.
Upozornenie: Ak nie st podIa spatnej vazby spinené vysSie uvedené podmienky, bude potrebné
16zko upravit alebo ho prisluSnym spdsobom prerobit.

POUZIVANIE

Nasadenie

Upozornenie: Neaplikujte krém na zvyskovd koncatinu bezprostredne pred nasadenim
pomacky. Zvyskova koncatina musi byt Cistd a sucha, aby nedoslo k poskodeniu pomacky.
Upozornenie: Otvorené rany alebo poskodend pokozka musia byt prekryté obvazom alebo inou
vhodnou tkaninou, aby sa zabranilo priamemu kontaktu rany s pomdckou.

Upozornenie: Zaistite, aby vnuitro pomdcky zostalo Cisté, suché a bez akychkolvek cudzich
predmetov, ktoré by mohli spdsobit podrazdenie pokozky.

Nasadenie vlozky
1. Obratte tesnenie v distdlnom smere.
2. Uchopte horn ¢ast pomdcky z vnitornej strany a navlecte ju cez ruku, az kym nebude
vnutorny povrch tplne odkryty (Obr. 3). Dajte pozor, aby ste nechtami neposkodili pomdcku.
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. Po odkryti o najvécsej casti distalneho konca pomécky ju umiestnite k distdlnemu koncu

zvyskovej koncatiny (Obr. 4).

Lahkou kompresiou nasurite pomdcku GipIne nahor na koncatinu (Obr. 5).

Upozornenie: Pri nastivani pomacky smerom nahor na koncatinu netahajte ani netrhajte za

horny koniec vlozky. MdZe to mat za nasledok napétie na pokozke a nasledné pluzgiere alebo

vyrazky.

. Skontrolujte, i nie su pritomné vzduchové bubliny. Ak néjdete vzduchové bubliny, pomdcku
nasadte znova.

. Zaistite, aby tesnenie sedelo spravne a vodorovne po celom jeho obvode (Obr. 6).
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Nasadenie lozka

. Tesnenie po celom obvode a vo vnutri viozky zlahka nastriekajte lubrikacnym sprejom
Iceross” Clean & Simple alebo podobnym prostriedkom pre hladky vstup (Obr. 7).
Varovanie: Neaplikujte lubrikacny sprej na pokozku. Zabrarite kontaktu s ocami.

. Zarovnajte protézu a zatlacte do vlozky, ¢im vytlacite vzduch (Obr. 8).
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Poznamka: Ak pacient pocituje natahovanie koze viac na jednej strane, lubrikant nemusi byt
rovnomerne rozdeleny po celom obvode tesnenia.

Poznamka: Ak sa pri nasadzovani protézy vyskytnu tazkosti, moze byt potrebné vacsie
mnoZstvo lubrikantu, alebo je ventil zablokovany.

Cistenie a osetrovanie

Denné cistenie zvyskovej koncatiny je nevyhnutné. Odporica sa pouzivat jemné tekuté mydlo
svyvazenym pH, ktoré je iplne neparfumované a bez farbiv. Ak je pokozka suchd, na vyzivu
azjemnenie pouZite krém s vyvdzenym pH, ktory je GpIne neparfumovany a bez farbiv.

Pomdcku cistite kazdy deni po pouZiti a pred prvym pouzitim.

« Otocte pomdcku naruby (Obr. 3).

+ Umyte ju pomocou tekutého mydla s vyvézenym pH, ktoré je ipIne neparfumované a bez
farbiv.

+ Poumyti pomdcku dokladne oplachnite teplou vodou (Obr. 9) az oboch strén osuste
handrickou, ktord nepusta vlékna.

« Pomadcku je tieZ mozné prat'v pracke (40 °C) s jemnym pracim prostriedkom a pri nizkej
rychlosti odstredovania. AvivazZe, bielidld a dalSie produkty/istiace pripravky mozu
pomdcku poskodit a nesmu sa pouzivat.

« Pomdcka sa musi pred dal3im pouzitim cez noc vysusit.

lhned po vycisteni pomdcku vzdy vrétte do neutralneho stavu. Neuchovavajte pomdcku
naruby, inak by mohlo dojst k poskodeniu pomécky.

Pomadcka nesmie byt vystavena nadmernému teplu ani sine¢nému Ziareniu.

« Tesnenie musi byt pred pouZitim cisté a bez necistot.

Upozornenie: Nadmerné potenie mdzZe narusit stabilitu a/alebo zavesenie. V pripade potreby
zlozte pomdcku a osuste ju aj kypet.

Upozornenie: Zdravie pokozky sa musi sledovat kazdy def. V pripade neobvyklych priznakov
prestarite pomdcku pouZivat a okamzite kontaktujte zdravotnickeho pracovnika.
Upozornenie: Uvedomte si, Ze bezné produkty pouZivané v domécnosti alebo do kipela mézu
spdsobit podrazdenie pokozky alebo prispiet k nemu, napriklad mydld, dezodoranty, parfumy,
abrazivne Cistiace prostriedky, aerosélové alebo alkoholové spreje.

Upozornenie: Po kontakte so solou a/alebo chiérovanou vodou umyte pomdcku ¢istou vodou.

Environmentdine podmienky

Pomacku je mozné bezpecne pouzivat s vodeodolnymi komponentmi, ak sa postupuje opatrne.
Varovanie: Po ponoreni pomécky do vody je potrebné ju odstranit, aby sa mohol pred chddzou
vysusit kypet, vrstva ndvleku, ktory je v kontakte s pokozkou a 16zkom.

Varovanie: Zavesenie sa narusi, ak sa voda dostane medzi pokozku a pomdcku alebo medzi
tesnenie a l6zko.
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Upozornenie: Casté vystavenie slanej a/alebo chlérovanej vode by mohlo ovplyvnit Zivotnost
pomacky.

DOPLNKOVE POMOCKY
V spojeni s tesniacimi viozkami Ossur je mozné pouZit nasledujtice prislusenstvo.
Dalsie informacie, napriklad velkost, njdete v kataldgu Ossur.

Distalny pohar Iceross

Tato pomdcka predstavuje protetické rozhranie a je uréend na pouZivanie ako stcast systému,
ktory nahrddza chybajticu doInd koncatinu.

Pomacka poskytuje dalSiu vypli pre koncatiny distélne kuZelovitého tvaru so slabym pokrytim
makkych tkaniv. Prispdsobuje sa zvyskovej koncatine, a preto ju mozno pouzit ako vypliovy
prvok na zabezpecenie tpIného kontaktu medzi silikénovou viozkou a zvy3kovou koncatinou.

Spravne nasadenie pomdcky:
1. Zmerajte obvod zvyskovej koncatiny 4 cm nad kyptom (Obr. 1).

. Vyberte pomdcku, ktord je o jednu alebo dve velkosti mensia nez namerané hodnota.

. Nasurite pomdcku priamo na koncatinu.

. Pri pouziti viozky v kombindcii s distalnym pohdrom sa musi odmerat velkost vlozky aj
s distalnym pohdrom na svojom mieste (t. j. cez distéIny pohar).

. Vyberte spravnu velkost vlozky na zdklade merania ziskaného s nasadenym distdinym
pohdrom.

Poznamka: Informécie o dennej starostlivosti ndjdete v Ndvode na Cistenie a starostlivost.
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Podlozky Iceross”

Tato pomdcka predstavuje protetické rozhranie a je uréend na pouZivanie ako stcast systému,
ktory nahradza chybajticu doInd koncatinu.

Pomdcka sa méze poutit na korekciu protetického objemu, aby sa docasne kompenzoval strateny
objem kypta, ako aj na hodnotenie distalneho kontaktu pri nasadeni kontrolného l6zka.

Vlozte podlozku bud do distdIneho konca vlozky, alebo do distéIneho konca l6zka.

Poznamka: Informécie o dennej starostlivosti ndjdete v Navode na Cistenie a starostlivost.

Ponozky Iceross Seal-In"
Této pomadcka slizi na kompenzdciu znizenia objemu pahyla koncatiny.
Ak u pacienta dochddza k naruSenému zavesu v dosledku fluktudcii objemu zvyskovej koncatiny,
moze byt cez vlozku navlecend jedna alebo viac ponoziek, aby sa obnovilo uchytenie l6zka.
Upozornenie: Ak nie je mozné tymto spdsobom adekvatne kompenzovat kolisanie objemu,
bude potrebné ldzko prerobit na vhodne zmen3ené rozmery.

. Uplne prevrétte tesnenie v distalnom smere (Obr. 10).

- Natiahnite pomdcku cez obratené tesnenie, az kym sa distalny koniec ponozky nenachddza na

Grovni proximaIneho okraja tesnenia (Obr. 11).

« Navlecte tesnenie cez koniec ponozky (Obr. 12).

« Protézu nasadte ako obvykle.
Upozornenie: Ak sa cez tesnenie umiestni ponozka, moZe sa vyskytnut strata zdvesu.
Perte v pracke na max. 40 °Cso svetlou bieliziiou. Nepouzivajte susicku.

HLASENIE ZAVAZNYCH NEZIADUCICH UCINKOV
V3etky zédvazné udalosti, ku ktorym ddjde v sivislosti s touto pomdckou, je nutné hlasit vyrobcovi
a prislusnym organom.

LIKVIDACIA
Pomdcku a obal je nutné zlikvidovat v stilade s prislusnymi miestnymi alebo nérodnymi
predpismi o ochrane Zivotného prostredia.

ZODPOVEDNOST

Protetické pomdcky Ossur sii navrhnuté a overené tak, aby boli bezpe¢né a kompatibilné vo
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vzdjomnej kombindcii a protetickymi 16zkami vyrobenymi na mieru s adaptérmi Ossur a pri
pouZivaniv stlade s ich zamyslanym pouZzitim.

Spoloénost Ossur neprebera zodpovednost za nasledujtice pripady:
+ Pomadcka sa neudrziava podla pokynov v ndvode na pouZitie.
+ Pomadcka je zostavend z komponentov od inych vyrobcov.
+ Pomadcka sa pouziva mimo odpordcanych podmienok pouzivania, aplikacie alebo okolitého
prostredia.

ROMANA
Dispozitiv medical

DESCRIERE

Dispozitivul este un manson transtibial din silicon care acopera membrul rezidual si oferd

o interfata intre membrul rezidual si soclul protezei. Dispozitivul formeaza un sistem de
suspensie in care se creeazd o camerd de vid distald sub nivelul etansdrii, care suspendd in mod
fiabil membrul rezidual in protezd.

UTILIZARE PRECONIZATA

Dispozitivul este o interfata proteticd cu proprietdti de suspendare, conceputd pentru a fi
utilizatd ca parte a unui sistem care inlocuieste un membru inferior lipsa.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru proteza si pentru pacient trebuie evaluat de catre un
profesionist din domeniul medical.

Dispozitivul trebuie montat si reglat de cdtre personalul medical.

Indicatii de utilizare si grup de pacienti tintd

« Pierderea, amputarea sau deficiente ale membrelor inferioare

« Nu existd contraindicatii cunoscute
Dispozitivul este destinat utilizdrii cuimpact redus pand la extrem — de exemplu, mersul pe jos,
alergarea si sportul.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURAN]’[\

Atentionare: Utilizarea unui dispozitiv protetic pentru membrele inferioare implica un risc
inerent de cddere, care poate duce la raniri.

Personalul medical trebuie sa indice pacientului toate informatiile din acest document care sunt
necesare pentru utilizarea in sigurantd a dispozitivului.

Avertisment: in caz de modificare functionald sau pierderi functionale sau dacd dispozitivul
prezintd semne de deteriorare sau uzurd care ii afecteaza functiile normale, pacientul trebuie sa
opreascd utilizarea dispozitivului si sd contacteze personalul medical.

Avertisment: utilizarea necorespunzatoare a dispozitivului poate duce la pierderea suspensiei.
Avertisment: Dispozitivul nu trebuie utilizat de pacientii cu modificari drastice de volum intr-o
perioadd scurtd de timp, care depdseste un strat de 10.

Atentie: Efectele secundare potentiale sunt iritarea pielii/reactiile.

Atentie: Dispozitivul nu trebuie sa intre in contact cu sticla, fibrele de carbon sau alte materii
strdine. Doar spalarea poate sa nu fie suficientd pentru a elimina problema. Daca dispozitivul este
expus accidental la materii strdine sau substante chimice, trebuie returnat cadrului medical.
Acest dispozitiv este destinat utilizarii de catre un singur pacient.

SELECTIA DISPOZITIVULUI
Pentru un manson transtibial, dimensiunea corecta este determinatd prin indoirea usoara
a genunchiului, permitand tesuturilor moi sd atarne.
Pentru a determina dimensiunea corecta:
+ Mdsurati circumferinta membrului rezidual la 4 cm de capatul distal (Fig. 1)
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+ Alegeti dimensiunea corespunzatoare a dispozitivului. Dacd valoarea masuratd nu are
o dimensiune corespunzatoare de dispozitiv, rotunjiti-o in jos.

Nota: Nu alegeti o dimensiune a dispozitivului care depdseste valoarea masurata, adicd nu
rotunjiti in sus.
Atentie: Un dispozitiv prea mic/prea strans poate duce la pistonare, amorteald sau vezicule sau
poate produce o tensiune excesivd a inelului pe membrul rezidual din etansare.
Atentie: Un dispozitiv prea mare/desfacut poate duce la transpiratie si miscare crescuta
amembruluiin interiorul dispozitivului, ceea ce poate duce la vezicule si eruptii cutanate.
Dacd se manifestd oricare dintre simptomele de mai sus sau orice alte semne de potrivire
necorespunzatoare, pacientul trebuie sd contacteze imediat un cadru medical.
Avertisment: dispozitivul nu trebuie utilizat de cdtre pacienti cu membru rezidual extrem de
scurt.

« Seal-InV Standard: 9-12 cm in functie de dimensiunea dispozitivului.

« Seal-InV High Profile: 13-15 cm in functie de dimensiunea dispozitivului.
Lungimea membrului rezidual se masoard dupa cum urmeaza:

« Transtibial: de la tendonul medial al rotulei pan la capatul distal.

INSTRUCTIUNI DE POTRIVIRE

Atentie: Inainte de montare, dispozitivul trebuie inspectat cu atentie pentru a detecta eventualele
defecte.

Instructiuni pentru tdiere

Dispozitivul poate fi taiat pentru a creste raza de miscare sau dupd preferintele pacientului

(Fig. 2). Iceross Curvemaster este un instrument recomandat, special conceput pentru a produce
o0 margine neteda si rotunjitd la taiere.

Atentie: Nu tdiati dispozitivul sub nivelul matricei, prin etansdri sau sub liniile de taiere
proximale ale soclului. Tdierea in exces poate reduce aspiratia dintre dispozitiv si membru i
poate compromite suspensia.

Linii directoare pentru construirea soclului
Materiale recomandate pentru soclu, pentru a asigura functionarea etansarii pe termen lung:

« Toate materialele PETG

+ Socluri laminate

« Materiale pentru socluri interioare termoplastice cu o suprafatd neteda
Suprafata interioard a soclului trebuie sa fie etansa si cdt mai netedd posibil, indiferent de
materialul soclului.
Pentru a obtine cea mai netedd suprafata pe modelul pozitiv din ipsos, se recomanda utilizarea
unui abraziv cu granulatie find pentru netezirea finald, urmata de utilizarea unui spray cussilicon.
Utilizarea unui material moale/fin pentru captuseala soclului va extinde functionarea etansarii
dispozitivului.
0 supapa unidirectionald cu functie de eliberare, precum cele din seria Icelock 500 sau 544, este
esentiald pentru functionarea corectd a suspensiei de etansare. Supapa soclului trebuie
pozitionatd cat mai distal posibil, cel putin sub etansare.
Dispozitivul este compatibil cu Unity".

Montare soclu
Obtinerea functiondrii preconizate a sistemului dispozitivului depinde de fixarea soclului. Pentru
obtinerea suspensiei, controlului si confortului, designul corespunzator al soclului este esential.
La verificarea fixdrii soclului, trebuie utilizatd urmdtoarea lista de verificare:

« Contact complet intre muchiile etansarii si peretele interior al soclului.

+ Nuse formeaza goluri de aer la punerea protezei de ctre pacient.

« Nu exista pistonare in soclu

+ Fdrd nicio miscare vizibild atunci cand trageti de proteza.

« Posibilitate de miscare completa fard compromiterea suspensiei.
Atentie: In cazul in care feedback-ul indica faptul ca oricare dintre conditiile de mai sus nu este
indeplinitd, cupa va trebui ajustatd sau refacutd in mod corespunzdtor.
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UTILIZARE

Echipare

Atentie: Nu aplicati lotiune pe membrele reziduale chiar inainte de a instala dispozitivul. Pentru
a preveni deteriorarea dispozitivului, membrul rezidual trebuie sé fie curat si uscat.

Atentie: Plagile deschise sau pielea vatamata trebuie acoperite cu un bandaj sau cu un alt
material adecvat, pentru a preveni contactul direct intre plagd i dispozitiv.

Atentie: Asigurati-va cd interiorul dispozitivului este curat, uscat si lipsit de obiecte strdine care
pot provoca iritarea pielii.

Echiparea mansonului
1. Inversati etansarea in directia distala.
suprafata interioard este complet expusa (Fig. 3). Aveti grijd sa nu deteriorati dispozitivul cu
unghiile.
. Dupad ce expuneti capatul distal al dispozitivului cdt mai mult posibil, pozitionati-I pe capatul
distal al membrului rezidual (Fig. 4).
Cu o compresie usoard, rulati dispozitivul pand la nivelul membrului (Fig. 5).
Atentie: Nu trageti capatul superior al mansonului atunci cand rotiti dispozitivul in sus pe
membru. Acest lucru poate duce la tensiune pe piele, provocand vezicule sau eruptii cutanate.
. Verificati dacd nu existd buzunare de aer. Dacd se gasesc buzunare de aer, aplicati din nou
dispozitivul.
. Asigurati-vd cd etansarea std corect si orizontal in jurul circumferintei sale complete (Fig. 6).
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Echiparea soclului

. Pulverizati usor spray lubrifiant Iceross” Clean & Simple pe garnitura, in jurul circumferintei
sale complete siin interiorul soclului sau in mod similar pentru o intrare usoara (Fig. 7).
Avertisment: Nu aplicati spray lubrifiant pe piele. Evitati contactul cu ochii.

. Aliniati proteza si impingeti in soclu expulzénd aerul (Fig. 8).
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Nota: Dacd se constatd cd intinderea pielii se face mai mult intr-o parte, este posibil ca
lubrifierea s nu fie distribuita uniform in jurul circumferintei complete a etansarii.
Nota: Dacd se intampind dificultati in timpul echiparii protezei, poate fi necesar mai mult
lubrifiant sau supapa este blocata.

Curdtarea siingrijirea

Curdtarea zilnica a membrului rezidual este esentiald. Se recomanda utilizarea unui sdpun moale,
cu pH echilibrat, 100% fara parfum si fara colorant. Daca pielea este uscatd, aplicati o lotiune cu
pH echilibrat, 100% fara parfum si féra colorant pentru a hrani si a inmuia pielea.

Curdtati dispozitivul zilnic dupa utilizare siinainte de prima utilizare.

Intoarceti dispozitivul pe dos (Fig. 3).

Spalati cu sapun lichid cu pH echilibrat, 100% fara parfum si féra colorant.

Dupa spalare, clatiti bine dispozitivul cu apd calda (Fig. 9) si uscati-l usor pe ambele parti cu
0 carpd fard scame.

Dispozitivul poate fi, de asemenea, spalat la masina (40 °C) cu un detergent slab si la viteza
mica de centrifugare. Balsamurile, inalbitorii si alte produse/solutii de curatare pot duce la
deteriorarea dispozitivului si nu trebuie utilizate.

Dispozitivul trebuie uscat peste noapte inainte de reutilizare.

Readuceti intotdeauna dispozitivul a starea neutrd imediat dupa curdtare. Nu depozitati pe
dos, deoarece se pot produce deteriordri ale dispozitivului.

Dispozitivul nu trebuie expus la caldurd excesiva sau la lumina soarelui.

Tnaintea utilizarii, garnitura trebuie s fie curata si fard impuritati.

Avertisment: Transpiratia excesiva poate compromite stabilitatea si/sau suspensia. Scoateti
dispozitivul si uscati atat dispozitivul, ct si membrul rezidual, atunci cand este cazul.
Atentie: Sintatea pielii trebuie monitorizatd zilnic. In caz de simptome anormale, intrerupeti
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utilizarea dispozitivului si contactatiimediat cadrul medical calificat.

Atentie: Trebuie sd tineti cont de faptul ca produsele obisnuite pentru uz casnic sau pentru baie
pot provoca sau pot contribui la iritarea pielii, de exemplu sapunurile, deodorantele, parfumurile,
produsele de curatare abrazive, spray-urile cu aerosoli sau alcool.

Prudenta: Dupa contactul cu sarea si/sau apa cloruratd, spalati dispozitivul cu apd curatd.

Conditii de mediu

Dispozitivul se poate utiliza in sigurantd cu atentie cu componente rezistente la apa.
Avertisment: Dupa scufundarea dispozitivului in apd, aceasta trebuie indepartata, iar membrul
rezidual si stratul de contact cu pielea al mansonului si cupa trebuie sé fie uscate inainte de
deplasare.

Avertisment: Suspensia este compromisd dacd apa patrunde intre piele si dispozitiv sau intre
garnitura si cupa.

Atentie: Expunerea frecventa la sare si/sau la apa clorurata poate afecta durabilitatea
dispozitivului.

DISPOZITIVE SUPLIMENTARE
Urmatoarele accesorii pot fi utilizate impreuna cu mansoanele de etansare Ossur.
Consultati catalogul Ossur pentru mai multe informatii, de exemplu, dimensiuni.

Cupa distala Iceross’

Dispozitivul este o interfatd proteticd conceputd pentru a fi utilizatd ca parte a unui sistem care
inlocuieste un membru inferior lipsd.

Dispozitivul asigurd o amortizare suplimentard pentru membrele conice distal cu acoperire slaba
a tesuturilor moi. Se conformeaza membrului rezidual si, prin urmare, poate fi utilizat ca element
de umplere pentru a asigura contactul complet intre mansonul din silicon si membrul rezidual.

Pentru a se potrivi corect dispozitivului:
1. Masurati circumferinta membrului rezidual la 4 cm deasupra capatului distal (Fig. 1).
2. Alegeti un dispozitiv cu una sau doud dimensiuni mai mici decét valoarea masuratd.
3. Rulati dispozitivul direct peste membru.
4. Atunci cand utilizati un manson in combinatie cu o cupd distala, masurarea mansonului
trebuie realizatd cu cupa distala pe pozitie (adicd peste cupa distald).
5. Alegeti dimensiunea corectd a mansonului pe baza masuratorilor obtinute cu cupa distald pe
pozitie.
Nota: Pentru ingrijirea zilnica, consultati instructiunile de curdtare siingrijire.

Tampoane Iceross’

Dispozitivul este o interfata proteticd conceputd pentru a fi utilizatd ca parte a unui sistem care
inlocuieste un membru inferior lipsa.

Dispozitivul poate fi utilizat pentru gestionarea volumului protetic pentru a gdzdui temporar
volumul distal final pierdut, precum si pentru a evalua contactul distal in timp ce se monteazd un
soclu de verificare.

Asezati placuta fie in capatul distal al mansonului, fie in capdtul distal al soclului.

Nota: Pentru ingrijirea zilnicd, consultati instructiunile de curdtare siingrijire.

Sosete Iceross Seal-In’
Dispozitivul este conceput pentru reducerea compensarea reducerii volumului membrelor
reziduale.
Daca pacientul are de-a face cu o suspensie compromisd din cauza fluctuatiilor de volum ale
membrului rezidual, una sau mai multe sosete pot fi trase peste manson pentru a restabili
potrivirea soclului.
Atentie: Dacd fluctuatia volumului nu poate fi compensata in mod adecvat prin acest mijloc,
soclul va trebui refécut la dimensiuni reduse corespunzétor.

« Inversati complet etansarea in directia distald (Fig. 10).

« Trageti dispozitivul peste etansarea inversatd pand cand capatul distal al sosetei este la acelasi
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nivel cu marginea proximald a etansarii (Fig. 11).
« Reflectati etansarea peste capatul sosetei (Fig. 12).
+ Montati proteza ca de obicei.
Atentie: Pierderea suspensiei poate fiintaInitd dacd o sosetd este asezata peste etansare.
Spalati la masind la maximum 40 °C cu tesaturi deschise la culoare. Nu folositi uscatorul.

RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE
Orice incident grav legat de dispozitiv trebuie raportat producatorului si autoritdtilor
competente.

ELIMINARE
Dispozitivul si ambalajul trebuie eliminate in conformitate cu reglementarile de mediu locale sau
nationale in vigoare.

RASPUNDERE

Dispozitivele protetice Ossur sunt proiectate si verificate pentru a fi sigure si compatibile in
combinatie intre ele si cupele protetice personalizate cu adaptoarele Ossur si atunci cand sunt
utilizate fn conformitate cu scopul utilizdrii.

Ossur nu isi asuma raspunderea pentru urmatoarele:
- Dispozitivele care nu sunt intretinute in conformitate cu indicatiile din instructiunile de
utilizare.
« Dacd dispozitivul este asamblat cu componente de la alti producatori.
« Dacé dispozitivul este utilizat in afara conditiilor, aplicatiei sau mediului de utilizare
recomandate.

HRVATSKI
Medicinski proizvod

OPIS

Proizvod je transtibijalni silikonski liner koja pokriva bataljak i omogucuje spoj izmedu bataljka
i leZista proteze. Uredaj tvori sustav suspenzije gdje se stvara distalna vakuumska komora ispod
razine brtve koja pouzdano suspendira bataljak u protezi.

NAMJENA

Proizvod je protetsko sucelje sa svojstvima ovjesa namijenjeno za upotrebu kao dio sustava koji
zamjenjuje donji ud koji nedostaje.

Prikladnost proizvoda za protezu i pacijenta mora procijeniti zdravstveni djelatnik.

Proizvod mora postaviti i podesiti zdravstveni djelatnik.

Indikacije za uporabu i ciljana populacija pacijenata

- Gubitak, amputacija ili nedostatak donjeg uda

+ Bezpoznatih kontraindikacija
Proizvod je namijenjen za upotrebu s malim do ekstremnim utjecajem, npr. za hodanje, tréanje
isport.

OPCE UPUTE ZA SIGURNOST

Upozorenje: Pri uporabi protetickog proizvoda za donje ekstremitete postoji opasnost od pada
koji moze dovesti do ozljede.

Zdravstveni djelatnik trebao bi obavijestiti pacijenta o svemu u ovom dokumentu Sto je potrebno
za sigurnu upotrebu ovog proizvoda.

Upozorenje: u sluaju promjene ili gubitka funkcionalnosti proizvoda ili ako proizvod pokazuje
znakove o3tecenja ili habanja koji ometaju njegove normalne funkcije, pacijent se treba prestati
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koristiti proizvodom i obratiti se zdravstvenom djelatniku.

Upozorenje: Pogresna upotreba proizvoda moze dovesti do gubitka ovjesa.

Upozorenje: uredaj ne smiju koristiti pacijenti s drasticnim promjenama volumena u kratkom
vremenskom razdoblju duljem od 10 sloja.

Oprez: moguce nuspojave su problemi iritacije/reakcije na kozi.

Oprez: uredaj ne smije doci u kontakt sa staklom, uglji¢nim vlaknima ili drugim stranim
Cesticama. Samo pranje mozda nece biti dovoljno za uklanjanje problema. Ako je uredaj izlozen
stranim materijama ili kemikalijama treba ga vratiti zdravstvenom djelatniku.

Proizvod je namijenjen jednom pacijentu.

ODABIR UREDAJA
Za osobe s transtibijalnim linerom ispravna velicina utvrduje se laganim savijanjem koljena uz
dopustanje mekom tkivu da visi.
Da biste utvrdili to¢nu velicinu:

+ |zmijerite opseg bataljka 4 cm od distalnog kraja (Slika 1)

« Odaberite odgovarajucu veli¢inu uredaja. Ako mjerenje nema odgovarajucu veli¢inu uredaja,

zaokruZite mjerenje nadolje.

Napomena: nemojte odabrati velicinu uredaja koja premasuje mjerenje, tj. nemojte zaokruZivati.
Oprez: premali / uski uredaj moze rezultirati pomicanjem, utrnulo3¢u ili stvaranjem mjehuraili
pretjeranim zatezanjem prstena na bataljku brtve.
Oprez: uredaj koji je previse velik / labav moZe dovesti do povecanog znojenja i pomicanja uda
unutar proizvoda, $to moZe izazvati pojavu Zuljeva i osipa.
Ako se pojavi bilo koji navedeni simptom ili bilo koji drugi pokazatelji neprikladnog prianjanja,
pacijent se treba odmah obratiti zdravstvenom radniku.
Upozorenje: uredaj ne smiju koristiti pacijenti s izuzetno kratkim bataljkom.

+ Seal-In V Standard: 9-12 cm, ovisno o veli¢ini uredaja.

+ Seal-In V High Profile: 13-15 cm, ovisno o velicini uredaja.
Duljina bataljka mjeri se na sljedeci nacin:

« Transtibijalno: od tetive na sredini patele do distalnog kraja.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

Oprez: prije ugradnje uredaj mora biti temeljito pregledan radi nedostataka.

Uputeza obrezivanje

Proizvod se moZe obrezati radi povecanja opsega pokretaili radi preferencija pacijenta (Slika 2).
Iceross Curvemaster je preporudeni alat, posebno dizajniran za stvaranje glatkih, zaobljenih
rubova prilikom obrezivanja.

Oprez: proizvod nemojte rezati ispod razine matrice, kroz brtve ili ispod proksimalnih linija
obrezivanja leziSta. Prekomjerno obrezivanje moze smanijiti usis izmedu proizvoda i uda te
ugroziti suspenziju.

Smjernice za sastavijanje leZista
Preporuceni materijali za leZita koji osiguravaju dugotrajnu funkciju brtvljenja:

+ Svi PETG materijali

+ Laminirana leziSta

« Termoplasti¢ni materijali za unutarnje leZiste glatke povrsine
Unutarnja strana leZista mora biti nepropusna za zrak i $to je moguce glada, bez obzira na
materijal leZista.
Za postizanje Sto glade povrine pozitivnog gipsanog kalupa preporucuje se primjena finog
brusnog papira za zavr$nu obradu, a potom silikonskog spreja.
Oblaganje leziSta mekim/glatkim materijalom produZit ¢e funkciju brtvljenja uredaja.
Jednosmjerni ventil s funkcijom ekspulzije poput serije Icelock 500 ili 544 neophodan je za
ispravnu funkciju suspenzije brtve. Ventil s leZiStem mora biti postavljen $to distalnije, barem
ispod brtve.
Uredaj je kompatibilan s Unity".
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Prikljucak leZista
Postizanje predvidene funkcije proizvoda ovisi o prianjanju leZista. Odgovarajuci dizajn lezista
bitan je za postizanje suspenzije, kontrole i udobnosti.
Sljedeci kontrolni popis treba koristiti prilikom provjere ugradnje lezista:

+ Punkontaktizmedu brtvenih usana i unutarnjeq zida leZista.

« Kada pacijent optereti protezu, ne nastaju zracni dzepovi.

» Nema pomicanja bataljka u leZistu

+ Nema zamjetnog pomicanja prilikom navlacenja proteze.

- Potpuna pokretnost postiZe se bez ugrozavanja suspenzije.
Oprez: ako primijetite da bilo $to od navedenoga ne stoji, morate ponovno namijestiti leziste ili
ga preinaciti.

UPOTREBA

Navlacenje

Oprez: nemojte nanositi losion na bataljak neposredno prije navlacenja proizvoda. Kako bi se
sprijecilo oStecenje uredaja, bataljak treba biti Cist i suh.

Oprez: otvorene rane ili oStecenu koZu treba prekriti zavojem ili drugim odgovarajucim
pokrivalom kako bi se sprijecio izravan kontakt rane i proizvoda.

Oprez: unutrasnjost proizvoda mora biti ¢ista, suha i bez stranih predmeta koji mogu izazvati
iritaciju koze.

Navlacenje linera
1. Okrenite brtvu u distalnom smjeru.
2. Uhvatite vrh uredaja s unutarnje strane i gurnite ga preko ruke dok unutarnja povrsina ne
bude potpuno izloZena (Slika 3). Pazite da uredaj ne ostetite noktima.
. Nakon $to se izloZi $to vei dio distalnog kraja proizvoda, postavite ga na distalni kraj
bataljka (Slika 4).
4. Laganom kompresijom navucite proizvod skroz prema gore na ud (Slika 5).
Oprez: nemojte vuci ili povlaiti gornji kraj linera prilikom navlacenja proizvoda prema gore
na ud. To moZe dovesti do napetosti koZe te izazvati Zuljeve ili osipe.
5. Provjerite da nema zracnih dZepova. Ako zracni dZepovi postoje, ponovno navucite uredaj.
6. Osigurajte da brtva pravilno i vodoravno sjedi oko svog punog opsega (Slika 6).

w

Navlacenje leZista
1. Lagano poprskajte brtvu oko njenog punog opsega i unutar lezista s Iceros” Clean & Simple
mazivom za podmazivanje li sli¢nim sredstvom za nesmetan ulazak (Slika 7).
Upozorenje: ne nanosite sprej za podmazivanje na kozu. lzbjegavajte kontakt s o¢ima.
2. Poravnajte protezu i gurnite u leziste istiskujuci zrak (Slika 8).

Napomena: ako se istezanje koze doZivljava vise u jednu stranu, podmazivanje se mozda nece
ravnomjerno rasporediti po cijelom opsequ brtve.

Napomena: ako se tijekom nosenja proteze pojave poteskoce, mozda ce trebati vise maziva ili je
ventil blokiran.

(iscenjeinjega

Bataljak se mora svakodnevno distiti. Preporucuje se upotreba blagog tekuceg sapuna, neutralne
pH vrijednosti, bez imalo mirisa i boje. Ako je koza suha, nanesite losion neutralne pH vrijednosti,
bez imalo mirisa i boje, za njequ i omek3avanje koze.

Ocistite uredaj svakodnevno nakon uporabe i prije prve uporabe.
« Okrenite uredaj iznutra (Slika 3).
« Operite tekucim sapunom, neutralne pH vrijednosti, bez imalo mirisa i boje.
« Nakon pranja uredaj temeljito isperite toplom vodom (Slika 9), i posusite s obje strane
krpom koja ne ostavlja dlacice.
+ Proizvod se moze prati i u stroju (40 °C/toplo) s blagim deterdZentom i pri maloj brzini
centrifuge. Omeksivadi, izbjeljivaci i drugi proizvodi/sredstva za ciS¢enje mogu dovesti do
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o$tecenja proizvoda i ne smiju se upotrebljavati.

» Uredaj se mora osusiti preko noci prije ponovne upotrebe.

« Uvijek vratite uredaj u neutralno stanje odmah nakon ciS¢enja. Nemojte cuvati u izvrnutom
stanju jer moze doci do ostecenja proizvoda.

+ Uredaj ne smije biti izlozen prekomjernoj toplini ili suncevoj svjetlosti.

« Prije upotrebe brtva mora biti ¢ista i bez prijavitine.

Upozorenje: Pretjerano znojenje moZe ugroziti stabilnost i/ili suspenziju. Kada je to potrebno,
uredaj uklonite i osusite zajedno s bataljkom.

Oprez: zdravlje koZe treba svakodnevno pratiti. U slucaju abnormalnih simptoma, prekinite
upotrebu proizvoda i odmah se obratite lijecniku.

Oprez: korisnici bi trebali biti svjesni da uobicajeni proizvodi za kucanstvo ili kupanje mogu
izazvati iritaciju koZe ili joj pridonijeti, npr. sapuni, dezodoransi, parfemi, abrazivna sredstva za
CiScenje, aerosolniili alkoholni rasprivaci.

Oprez: nakon kontakta sa slanom i/ili kloriranom vodom, operite uredaj ¢istom vodom.

Uvjeti u okruZenju

Uredaj je siguran za uporabu uz oprez s vodootpornim komponentama.

Upozorenje: nakon potapanja uredaja u vodu, treba ga ukloniti te bataljak, sloj proizvoda liner
koji dolazi u dodir s kozom i leZiste osusiti prije kretanja.

Upozorenje: Suspenzija je ugrozena ako voda dospije izmedu koze i uredaja ili brtve i leZista.
Oprez: Cesto izlaganje slanoj i/ili kloriranoj vodi mozZe utjecati na dugotrajnost uredaja.

DOPUNSKI UREDAJI
Sljedeca dodatna oprema moZe se koristiti zajedno s Ossur brtvenim linerima.
Dodatne informacije, npr. velicinu, potraZite u Ossur katalogu.

Distalna casica Iceross’

Proizvod je protetsko sucelje namijenjeno za upotrebu kao dio sustava koji zamjenjuje donji ud
koji nedostaje.

Uredaj pruza dodatno ublazavanje udovima koji s distalno konusni te slabo pokriveni mekim
tkivom. Prilagodava se bataljku i stoga se moZe koristiti kao element za punjenje kako bi se
osigurao puni kontakt izmedu silikonskog linera i bataljka.

Da biste pravilno postavili uredaj:

. lzmjerite opseq bataljka 4 cm iznad distalnog kraja (Slika 1).

. Odaberite uredaj jednu ili dvije velicine manju od izmjerenog opsega.

. Uredaj prevrnite izravno preko uda.

. Kada koristite liner u kombinaciji s distalnom ¢asicom, mjerenje linera treba izvriti
s postavljenom distalnom casicom (tj. preko distalne Casice).

. Odaberite ispravnu velicinu linera na temelju mjerenja dobivenog s postavljenom distalnom
Cadicom.

Napomena: Za svakodnevnu njegu pogledajte Upute za ¢iScenje i njegu.

O UUI S RN

wv

Jastudici lceross’

Proizvod je protetsko sucelje namijenjeno za upotrebu kao dio sustava koji zamjenjuje donji ud
koji nedostaje.

Uredaj se moZe koristiti za upravljanje protetickim volumenom da bi se priviemeno nadoknadio
izqubljeni distalni volumen, kao i za procjenu distalnog kontakta tijekom ugradnje testnog leZiSta.
Postavite jastucic ili na distalni kraj linera ili na distalni kraj lezista.

Napomena: Za svakodnevnu njegu pogledajte Upute za ¢iScenje i njegu.

Iceross Seal-In" carape

Proizvod je namijenjen za omogucavanje smanjenja volumena bataljka.

Ako pacijent dozivi kompromitiranu suspenziju uzrokovanu kolebanjima volumena bataljka,
preko linera se moze navudi jedna ili vise Carapa kako bi se vratila suspenzija u leZistu.
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Oprez: Ako se kolebanje volumena ne moZe na odgovarajuci nacin kompenzirati, leziste ¢e
trebati preraditi na odgovarajuce smanjene dimenzije.
+ Brtvu potpuno okrenite u distalnom smjeru (Slika 10).
« Povucite uredaj preko obrnute brtve dok distalni kraj carape ne bude u ravni s proksimalnom
granicom brtve (Slika 11).
« Odrazite brtvu na kraju ¢arape (Slika 12).
« Nosite protezu kao i obicno.
Oprez: Ako se Carapa postavi preko brtve, moZe doci do gubitka suspenzije.
Strojno pranje na maksimalno 40 °C svijetlom tkaninom. Ne susiti u susilici.

PRIJAVA OZBILJNOG INCIDENTA
Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom mora se prijaviti proizvodacu i nadleznim tijelima.

ZBRINJAVANJE
Proizvod i pakiranje moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajucim lokalnim ili nacionalnim
propisima za zastitu okolisa.

ODGOVORNOST

Proteticki proizvodi tvrtke Ossur dizajnirani su te provjereno sigurni i kompatibilni u medusobnoj
kombinaciji i protetickim leZi$tima izradenim po narudzbi s Ossur adapterima, te kada se koriste
u skladu sa njihovom namjenom.

Turtka Ossur ne preuzima odgovornost za sljedece:
« Neodrzavanje proizvoda u skladu s uputama za upotrebu.
« Sastavljanje proizvoda s komponentama drugih proizvodaca.
+ Upotreba proizvoda izvan preporucenih uvjeta, namjene i okruzenja za upotrebu.

MAGYAR
Gydgydszati segédeszkdz

LEIRAS
Az eszkoz olyan transztibidlis szilikonliner, amely beboritja a paciens végtagcsonkjat, és
illesztdfeliiletet képez a csonk és a protézistok kozott. Az eszkoz olyan fiiggesztrendszert alkot,

amelyben a csonkot a protézisben meghizhatéan fiiggesztd disztalis vakuumtér alakul ki
a vakuumgydrd szintje alatt.

RENDELTETESSZER(U HASZNALAT

Az eszkdz egy fiiggesztési tulajdonsdgokkal rendelkezé protézis-csatoldfeliilet, amelyet egy
hidnyz6 alsé végtagot helyettesitd rendszer részeként kell haszndlni.

Az eszkoz protézishez és beteghez vald megfelel6ségét eqy egészségiigyi szakembernek kell
értékelnie.

Az eszkozt egészségiigyi szakembernek kell felszerelnie és bedllitania.

Felhaszndldsi javallatok és tervezett betegcsoport

« Alsé végtag elvesztése, amputécidja vagy hidnya

« Nincsismert ellenjavallat
Az eszkoz alacsony—szélsGséges aktivitdsi szintli hasznalatra, vagyis sétdra, futdsra és
sportoldsra szolgal.

ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

Figyelem: Alsovégtag-protézis haszndlata magaban hordozza az elesés kockdzatat, ami
sériiléshez vezethet.

Az egészségiigyi szakembernek tdjékoztatnia kell a beteget a dokumentumban szerepld minden
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olyan tudnivaldrdl, ami az eszkdz biztonsagos hasznélatahoz sziikséges.

Figyelem: Ha az eszkoz mikddése megvéltozik vagy megsziinik, vagy ha az eszkdzon olyan kar
vagy kopds keletkezett, ami akadalyozza a normal hasznélatot, a beteg ne haszndlja tovabb azt,
és keressen fel egy egészségiigyi szakembert.

Figyelem: A késziilék helytelen haszndlata a felfiiggesztés megsz(inését eredményezheti.
Figyelem: Az eszkozt nem hasznélhatjak olyan paciensek, akiknél rovid idén beliil drasztikus (10
csonkharisnyat [ply] meghaladé) méretingadozasok Iépnek fel.

Vigyazat: Lehetséges mellékhatésok: bérirritacié, bérreakcio.

Vigyazat: Az eszkoz nem érintkezhet iivegszallal, szénszéllal vagy mds idegen részecskével.
Alemosds dnmagaban nem elegendd a probléma kikiiszobdlésére. Ha az eszkdz idegen
anyagokkal vagy vegyi anyagokkal kerilt érintkezéshe, akkor vissza kell juttatni az egészséqiigyi
szakemberhez.

Az eszkdz egyetlen beteg dltali hasznélatra késziilt.

ESZKOZVALASZTEK
Transztibidlis liner esetében a helyes méretet tigy hatdrozhatja meg, hogy kissé behajlitja
a térdét, hogy leldgjon a lagyrész.
A helyes méret meghatérozésa:

+ Mérje meg a csonk keriiletét 4 cm-re annak disztalis végétdl (1. abra)

« Vélassza ki az ennek megfelel eszkdzméretet. Ha a mért értékhez nem tartozik

eszkozméret, kerekitse lefelé a mért értéket.

Megjegyzés: Ne valasszon a mért értéknél nagyobb eszkdzméretet, azaz ne kerekitsen felfelé!
Vigyazat: Ha olyan eszkozt haszndl, amely tul kicsi vagy sz(ik, az a csonk jards kozbeni fel-le
(dugattyd-szer(i) mozgését, zsibbadést vagy hélyagok kialakuldsat okozhatja, vagy a vakuumgydri
tilzottan réfesziilhet a csonkra.
Vigyazat: Ha olyan méretet valaszt, amely tul nagy vagy laza, az fokozott izzadést és a végtag
eszkdzon beliili mozgésat okozhatja, ez pedig hdlyagok és kiiitések kialakuldsdhoz vezethet.
Ha a fenti tiinetek barmelyikét észleli, vagy barmilyen egyéb jel utal a nem megfeleld
illeszkedésre, akkor a paciensnek azonnal az egészséqiigyi szakemberhez kell fordulnia.
Figyelem: Rendkiviil rovid csonkkal rendelkezd betegek nem hasznalhatjak az eszkozt.

« Standard Seal-In V: 9-12 cm az eszkoz méretétél fiiggden.

« Magas profild Seal-In V: 13-15 cm az eszkdz méretétdl fiiggden.
A csonk hosszat a kvetkezdképpen mérjiik:

« Transztibidlis: A patellain kozepétdl a disztélis végig.

FELVETELI UTASITAS

Vigyazat: Felvétel el6tt hibakat keresve alaposan meg kell vizsgélni az eszkdzt.

Meéretre vagdsra vonatkozo utasitdsok

Az eszkoz vdgdssal igazithatd a mozgastartomany novelése érdekében, illetve a paciens kérésére
(2. bra). Az Iceross Curvemaster szerszdm hasznalatat ajanljuk, amelyet kifejezetten arra
terveztek, hogy végaskor az élek simak és lekerekitettek legyenek.

Vigydzat: Ne végja le az eszkdzt a métrix szintje alatt, a vikuumgyir(i(ke)n keresztiil, vagy

a protézistok proximalis végdsi vonalai alatt. Ha tul sokat vag le belGle, azzal csokkenhet az
eszkoz és a végtag kozotti vakuum hatds, és romolhat a fiiggesztés mindsége.

Atok kialakitdsdra vonatkozd irdnyelvek
Javasolt protézistokanyagok a tomités hosszd élettartamanak biztositdsahoz:
« Az dsszes PETG anyag
+ Laminalt protézistokok
« Sima feliilettel rendelkezd, hre ldgyuld mianyag a belsd protézistokhoz
A protézistok belsd feliiletének Iégmentesen zardddnak és a lehetd legsimébbnak kell lennie,
fiiggetleniil a protézistok anyagatol.
Azért, hogy a pozitiv gipszmodellen a lehet6 legfinomabb feliilet alakitsa ki, javasoljuk, hogy
a végsd simitast finom csiszoldanyaggal végezze, majd hasznaljon szilikonsprayt.
Az eszkoz tomitési, vakuum funkcidjanak élettartama meghosszabbithato, ha a protézistokot
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puha/sima anyaggal béleli ki.
Afiiggesztés tomitésének a megfeleld mikodéséhez elengedhetetlen egy kioldd funkcidval
rendelkezé egyiranyu szelep, példdul 500-as vagy 544-es sorozatu Icelock hasznélata.

A protézistok szelepét a lehetd legtavolabb, legalabb a vakuumgy(iri szintje alatt kell elhelyezni.

Az eszkoz Unity"-kompatibilis.

Aprotézistok felvétele
Az eszkoz kivant miikodéséhez elengedhetetlen a protézistok megfeleld illeszkedése.
A protézistok megfeleld kialakitésa alapvetd fontossagu a fiiggesztés, a szabélyozds és
a kényelem elérésében.
A protézistok illeszkedésének ellendrzésekor hasznalja a kdvetkezd ellendrz6listat:
« Avékuumgy(ir membranja teljesen felfekszik a tok belsd falara.
« A protézis terhelésekor nem alakulnak ki Iégzarvanyok, Iégiires tér.
« Atokban nem tapasztalhato fel-le irdnyuld elmozdulas.
« Nincs lathat6 elmozdulds a protézis meghuzésakor.
« Teljes mozgdstartomanyd mozgdsra van lehetdség a fiiggesztés gyengiilése nélkiil.
Vigyazat: Amennyiben a felhaszndld azt jelzi, hogy nem teljesiil valamelyik fenti feltétel,
médositani kell a protézistokon, vagy a megfelelé médositassal ismételten le kell gyartani.

HASZNALAT

Felhelyezés

Vigyazat: Ne haszndljon a csonkon testapol6t kozvetleniil az eszkoz felhelyezése el6tt. Az
eszkdz karosodasanak elkeriilése érdekében a csonknak tisztdnak és szaraznak kell lennie.

Vigyazat: A nyilt sebeket vagy a sériilt bért faslival vagy més megfelel feddanyaggal kell
lefedni, hogy ez megakadélyozza a seb és az eszkéz kozvetlen érintkezését.

Vigyazat: Gy6z6djon meg arrdl, hogy az eszkoz belseje tiszta, szdraz é mentes minden olyan
idegen targytdl/anyagtdl, amely bdrirritaciot okozhat.

Aliner felhelyezése

. Forditsa ki a vakuumgydrit disztalis irdnyban.

2. Fogja meg beliilrdl az eszkoz felsd részét, és a kezén athizva teljesen forditsa ki (3. abra).

Ugyeljen arra, hogy kbzben ne sértse meg a krmével.

Miutdn szabadda tette az eszkoz disztalis végének a lehetd legnagyobb részét, illessze az

eszkozt a csonk disztélis végéhez (4. abra).

Enyhe nyomdst alkalmazva, felfelé irdnyuld gdrget6 mozdulatokkal helyezze fel az eszkdzt

teljesen a végtagcsonkra (5. abra).

Vigyazat: Ne rdngassa és ne hizza a liner fels végét, amikor az eszkozt felfelé iranyuld

gorgetd mozdulatokkal felhelyezi a végtagcsonkra. Ett6l ugyanis megfesziilhet a bér, ami

hélyagok vagy kiiitések kialakuldsahoz vezethet.

. Ellendrizze, nem alakultak-e ki légbuborékok. Ha Iéghuborékokat talal, vegye le, és tegye fel
(jra az eszkozt.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vakuumgy(r( a teljes keriilete mentén megfelelGen illeszkedik
és vizszintes helyzetben van (6. bra).

—_
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A protézistok felhelyezése
1. Akonnyi felhelyezés érdekében enyhén permetezze be a vakuumgydirit teljes keriiletét és
a protézistok belsejét Iceross” Clean & Simple kendspray-vel vagy hasonldval spray-vel
(7. abra).
Figyelem: Ne permetezzen kendspray-t a bérre. Vigyazzon, hogy ne keriiljon permet a szembe.
2. Allitsa be a protézist, és nyomja be a protézistokba, mikézben kipréseli beldle a levegét
(8. abra).

Megjegyzés: Ha azt tapasztalja, hogy az egyik oldalon jobban megnyulik a bdr, akkor lehet,
hogy nem egyenletesen kente be a tomités teljes keriiletét.

Megjegyzés: Ha a protézis felhelyezése sordn nehézséget tapasztal, akkor tobb kendanyagra
lehet sziikség, de az s el6fordulhat, hogy eltomddott a szelep.
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Tisztitds és dpolds

Rendkiviil fontos a csonk napi tisztitasa. Kiméld, semleges pH-értékd, 100%-ban illat- és
szinezékmentes, folyékony szappan haszndlata ajénlott. Ha széraz a bére, hasznaljon semleges
pH-értékii, 100%-ban illat- és szinezékmentes testapoldt a bor egészségének megtartésa, ill.
abor puhitdsa érdekében.

Tisztitsa meg az eszkzt naponta haszndlat utdn és az elsg hasznalat el6tt.

- Forditsa ki az eszkozt (3. abra).

+ Mossa ki semleges pH-értékd, 100%-ban illat- és szinezékmentes, folyékony szappannal.
Mosés utén alaposan dblitse le az eszkozt meleg vizzel (9. bra), és szoszmentes
torl6kenddvel mindkét oldaldt tordlje szarazra.

« Az eszkdz mosdgépben is moshatd (40 °C-on) kimélé mosészerrel és alacsony fordulatszamu

centrifugdlassal. Textilobliték, fehéritdk és mas termékek vagy tisztitészerek karosithatjék

az eszkozt, ezért nem ajdnlott a haszndlatuk.

Az ljabb hasznélat el6tt az eszkozt ey éjszakan &t szaritani kell.

« Tisztitds utdn azonnal fogditsa vissza a kiforditott eszkozt. Ne tarolja kiforditva, mert azzal
az eszkoz karosodasat okozhatja.

« Az eszkozt nem szabad kitenni tdlzott hének vagy napfénynek.

« Haszndlat el6tt a tomitésnek tisztanak és szennyezddésektdl mentesnek kell lennie.

Figyelem: A tulzott izzadds veszélyeztetheti a stabilitast és/vagy a fiiggesztést. Ha sziikséges,
vegye le az eszkozt, és szdritsa meg az eszkozt és a csonkot is.

Vigyazat: Naponta ellendrizni kell, hogy egészséges-e a bér. Rendellenes tiinetek esetén
azonnal hagyja abba az eszkdz hasznalatat, és forduljon egészségiigyi szakemberhez.
Vigyazat: Felhivjuk a figyelmét, hogy a szokdsos haztartasi vagy tisztélkodasi szerek, példaul
szappanok, dezodorok, parfiimok, stroldszerek, aeroszolos vagy alkoholos spray-k irritalhatjak
a bort, vagy hozzdjarulhatnak a bdr irritdciéjéhoz.

Vigyazat: Sos és/vagy kl6ros vizzel val6 érintkezés utdn mossa le az eszkozt tiszta vizzel!

Kornyezetifeltételek

Ha évatos, az eszkdz biztonsagosan haszndlhatd vizallé komponensekkel.

Figyelem: Vizbe meritése utdn az eszkzt le kell venni, és jaras el6tt a csonkot, a liner bérrel
érintkezd feliiletét, valamint a protézistokot meg kell szaritani.

Figyelem: Veszélyezteti a fiiggesztést, ha viz keriil a br és az eszkdz, illetve a tomités és

a protézistok kozé.

Vigyazat: Ha gyakran érintkezik sos és/vagy kldros vizzel, az befolydsolhatja az eszkoz
tartdssagat.

KIEGESZITO ESZKOZOK

Az Ossur Seal vakuumgyiiris linerekkel a kivetkezd tartozékok hasznalhatok.
Tovabbi informéciok, példaul a méretekrdl, az Ossur katalégusaban talélhatok.

Iceross’ Distal Cup

Az eszkoz egy protézis-csatolofeliilet, amelyet egy hidnyzd alsé végtagot helyettesitd rendszer
részeként kell hasznalni.

Az eszkdz tovabbi parndzottsdgot biztosit a Iagyszovettel kevéshé takart, a disztalis végen kipos
végtagok szdmara. Felveszi a csonk formadjat, ezért toltGelemként hasznalhatd a szilikonliner és
a csonk kozotti teljes érintkezés biztositdsahoz.

Az eszkdz helyes illesztéséhez:
1. Mérje meg a csonk keriiletét 4 cm-rel annak disztalis vége felett (1. abra).
2. Vdlasszon a mért értéknél egy vagy két mérettel kisebb eszkozt.
3. Gorgesse fel az eszkdzt kdzvetleniil a végtagra.
4. Haalinert a disztalis véddsapkaval egyiitt haszndlja, a linert akkor kell megmérni, amikor
a disztélis védésapka mar a helyén van (azaz a mérést a disztalis véddsapkan kell elvégezni).
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5. Amegfeleld linerméretet a mar felhelyezett disztalis véddsapkaval végrehajtott mérés
alapjan vélassza ki.
Megjegyzés: A napi dpoldssal kapcsolathan olvassa el a Tisztitds és dpolds cim(i szakasz
utasitasait.

Iceross’ Pads

Az eszkoz egy protézis-csatoléfeliilet, amelyet egy hidnyzd alsé végtagot helyettesitd rendszer
részeként kell haszndlni.

Az eszkoz protetikai térfogatnovelésre haszndlhatd a disztalis végen tapasztalhaté
térfogatvesztés dtmeneti kitoltése érdekében, tovabbd a disztélis érintkezés felmérésére préba
protézistok felhelyezésekor.

Tegye a betétet a liner disztalis végébe vagy a protézistok disztélis végébe.

Megjegyzés: A napi dpoldssal kapcsolatban olvassa el a Tisztitas és dpolds cimii szakasz
utasitasait.

Iceross Seal-In" Socks
Az eszkdz a csonk térfogatdnak csokkentésére szolgdl.
Ha a beteg azt tapasztalja, hogy a csonk térfogatbeli ingadozésai befolydsoljék a fiiggesztés
hatékonysagat, akkor a protézistok megfeleld illeszkedésének helyredllitasa érdekében egy vagy
tobb csonkharisnyét is réhizhat a linerre.
Vigyazat: Amennyiben a térfogatbeli ingadozasok megfelelé kompenzéldsa nem oldhatd meg
ily médon, akkor a protézistokot ujra le kell gyartani megfelelen kisebb méretben.

« Forditsa ki teljesen a vakuumgy(r(it disztélis iranyban (10. abra).

« Addig hiizza az eszkdzt a kiforditott vakuumgydirii folé, amig a csonkharisnya disztalis vége

egy szintbe nem keriil a vakuumgy(rd proximalis szélével (11. abra).

« Hajtsa vissza a vékuumgydr(t a csonkharisnya végére (12. abra).

+ Vegye fel a protézist a szokdsos médon.
Vigyazat: A fiiggesztés megsziinhet, ha a csonkharisnya a vakuumgydrd folé helyezik.
Mosdgépben legfeljebb 40 °C-on mossa, vildgos ruhdkkal egyiitt. Ne centrifugézza!

SULYOS BALESET BEJELENTESE
Az eszkozzel kapcsolatban felmeriilt silyos eseményeket jelenteni kell a gydrtdnak és az illetékes
hatdsagoknak.

HULLADEKKEZELES
A termék és a csomagolds hulladékkezelését a vonatkozd helyi vagy nemzeti kdrnyezetvédelmi
eldirdsoknak megfelelden kell elvégezni.

FELELOSSEG

Az Ossur protetikai eszkozeinek tervezése és bevizsgalasa biztositja, hogy rendeltetésszerii
hasznélatuk esetén biztonsagosak és egymassal, valamint az Ossur-adapterekkel rendelkezé
egyedi gyartasu protézistokokkal kompatibilisek legyenek.

Az Ossur nem véllal feleldsséget a kivetkez esetekben:
- Hanem végzik el az eszkozon a hasznalati itmutatdban ismertetett karbantartast.
+ Haazeszkdzt méds gyartoktol szirmazé alkatrészekkel szerelik dssze.
« Haaz eszkozt nem az ajanlott koriilmények kozott, megfeleld krnyezetben vagy médon
haszndlja.

Bb/ITAPCKIA E3NK
MegnumHcko u3penue
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OMUCAHUE

/13penueto e TpaHCTMﬁMaHeH CUNNKOHOB naﬁHep, KoliTo MOKPUBa 0CTAaTbYHUA Kpal?IHMK n
ocurypABa NOBbPXHOCT MeXAY 0CTaTbUYHUA Kpal?IHVIK nnpuemHata run3a Ha nporesara.
/13penueto 06pa3yBa CNCTeMa 3a OKauBaHe, KbAeTo ce (b3/laBa ANUCTaNHa BaKyyMHa Kamepa
NOA HNBOTO Ha YNNbTHEHWNETO, KOATO HAAEX AHO OKaYBa 0CTAaTbYHUA KpaliHuK B NpoTe3ata.

NPEAHA3HAYEHUE

I13penueTo e npoTe3Ha NOBBPXHOCT CbC CBOICTBA Ha OKAUBaHe, NpefHa3HaueHa Aa ce U3Non3Ba
KaTo YacT 0T CUCTEMA, KOATO 3aMeCTBA INCBALY 10NEH KpaiHUK.

MlpuroaHoCTTa Ha 3€NETO 3a NPOTe3aTa M NauneHTa TpA6Ba Aa 6bae oueHeHa oT
MeANLIMHCKN CewLuaniuct.

/3nenueto TpAbBa Aa 6bAE MOHTUPAHO U PETyNMPaHO OT MeAULIMHCKM CNeLMANCT.

[okazanusa 3a ynompe6a u yenesu nayueHmu

+ 3aryba Ha fioneH KpaitHUK, amnyTauua uav fepuumut

+ Hama u3BecTHM NpoTUBONOKa3aHUA
W3genvneTo e npegHasHaueHo 3a ynoTpeba cbc cnabo Lo eKCTpeMHO HaToBapBaHe, Hanpumep
X0[ieHe, baraHe u cnopr.

OBLUN UHCTPYKLUKN 3A BE3OMACHOCT

Mpepynpexaenue: pn 13n0n3BaHETO HA NPOTE3U 3a AOSHUTE KPAIHULYN CbLUECTBYBA
NPUCHLL PUCK OT NajIaHe, KOETO MOXE /13 J0BEAE 10 HAPaHABAHE.

3ApaBHUAT cneumanucT Tpabaa aa MHHOPMIUPa NaLMeHTa 3a BCUUKO B TO3M OKYMEHT, KOETO €
Heo6xo0AuMo 3a 6e3onacHa ynotpe6a Ha ToBa u3genve.

Mpepynpexpaenne: Ako Bb3HIKHe NPOMAHA UK 3ary6a BbB yHKLMOHANHOCTTA Ha
U3AENNETO MW aKO U3AENMETO NOKA3BA NPU3HALIM HA NOBPEAA UN U3HOCBAHE, 3aTPYAHABALLMN
HopManHuTe My GyHKLUM, NaLMeHTHT TpAGBA Aa cpe ynoTpebaTa Ha U3genmeTo U Aa ce
(BBPKE C MEAMLMHCKM CELMANNCT.

Mpepynpexpaenne: Henpasunxata ynotpeba Ha u3gen1eto Moxe Aa fosefe 10 3aryba Ha
OKauBaHe.

MpeaynpexpeHue: V31enneTo He TpA6Ba Aa ce M3N0A3BA OT NALMEHTH C APACTUYHU NPOMEHM
B 00eMa 3a KpaTbk Nepuog oT Bpeme, HaBuLaBaLLy 10 mbTu.

BHumaHue: lToTeHuManHu CTpaHnyHn edeKTn ca npobaemm ¢ KOXKHO pa3apasHeHme/KoxHa
peakuusa.

BHumaHume: V131en1eto He TpA6Ba 1a BNN3a B KOHTAKT CbC CTHKI0, BbINEPOAHU BAKHA U ApYry
Yy An yacTuyy. Camo M3MUBaHe MOXe [a He e f0CTaTbYHO 33 0TCTPaHABaHe Ha npobnema. Ako
WU3[eNNeTO € U3N0XKEHO Ha Uy AV CYBCTaHLMM UK XUMUKaNK, TO TpABBA Aa Ce BbpHe Ha
MeUUMHCKUA CNeLmnanmcT.

I13genneTo e npegHa3HaueHo 3a ynoTpeba oT eUH NaLMEHT.

N3b0P HA U3AENUE
3a TpaHcT6uaneH naitHep NpaBUNHNAT pa3Mep ce onpeAensa upes 1eKo OrbBaHe Ha KONAHOTO,
M03BOABAINKM MeKaTa TbKaH ia BUCM HAfony.
3a zia onpeenuTe NpaBUHUA pa3mep:

+ W3mepeTe 06MKoNKaTa Ha 0CTATHYHMA KPAtHUK Ha 4 CM 0T aucTanHua Kpai (Our. 1)

« W3bepete CbOTBETHUA pa3mep Ha 3AENMETO. AKO HaNPaBEHOTO 3MEPBaHE HAMA

CbOTBETEH Pa3Mep Ha M3JeNNeTo, 3aKpbrieTe U3MepPBAHETo HafoNy.

3abenexka: He n3bupaiite pasmep Ha u3genneTo, HaABMLIABALLY U3MEPBAHETO, T.e. He
3aKpbIABAIATE Harope.
BHumaHue: TBbpae Manko/TBbpAe CTETHATO U3AeNMe MoXe Aa A0BEAe A0 U306y TBaHe,
U3TpbNBaHe U 06pa3yBaHe Ha MeXypy U [ NPUYUHY NPEKOMEPHO NPUCTATaHE Ha
YNABTHEHUETO OKONO 0CTATHYHMA KPailHUK.
Buumanme: Tebpze ronamo/TBbpAe xn1abaso usaenue Moxe Aa A0BeAe 0 MOBULIEHO U3MOTABaHE
1 ABUXKEHMe Ha KpaiiHuKa BBTPE B U3[eNNETO, KOETO MOXKe Aa NPUYMHI MeXypu 1 06puBm.
AKo ce NoABM HAKOIA OT FOpenocoyeHuTe CUMATOMY WIN HAKAKBI APYTIA NPU3HALINA 33 HENPaBUITHO
NpUNAraHe, NaLMEHTHT TPAOBA He3a6aBHO A ce (BbPXKE C MeAULMHCKMA CELMaNKCT.
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MpenynpexpeHue: V31enneto He 61Ba Aa ce U3M0N13Ba OT NALMEHTY C U3KMIOUNTENHO KbC
0CTaTbYeH KpailHuK.

+ Seal-InV cTanpapt: 9-12 cm B 3aBUCUMOCT OT pa3mepa Ha yCTpoiicTBoTO.

« YnnoTHuteneH V Bucok npodun: 13-15 cm B 3aBUCUMOCT OT pa3mepa Ha yCTpOCTBOTO.
[lbmKiHaTa Ha 0CTaTbYHMA KPaIlHUK Ce U3MepBa, KaKTo ClefiBa:

« TpaHcTubuaneH: oT CyxoXunueTo npu cpeAata Ha KONAHHOTO Kanaye 10 ANCTaNHUA Kpail.

WNHCTPYKLIUM 3A NOCTABAHE
Buumanme: W135enveto Tpa6Ba fia Gbae BHUMaTENHO NPoBEpeHO 3a JedeKTi Npeau nocTaBsHe.

HWHcmpykyuu 3a nodpazeare

/13nenneto moxe aa 6bAe NOAPA3aHO 3a yBeNUYaBaHe Ha 00XBaTa Ha ABUXKEHVeE U No
npeanounTaxue Ha naumeta (@ur. 2). lceross Curvemaster e npenopbyaH MHCTPYMEHT,
CNeLmanHo NPoeKTMPaH 3a Cb3JaBaHe Ha rMafbK, 3a001eH pbb Npu noapa3BaHe.
BHumanue: He u3pa3Baiite uzienueTo nog HUBOTO Ha MaTpULiaTa, Npe3 yITbTHEHNATA UK
MOZ NPOKCMMANHUTE MMHUY 32 NOAPA3BAHE Ha NpuemHaTa runsa. llpekomepHoTo NoApA3BaHe
MOXe Z1a HaManu 3aCMyKBaHETO MeX Yy U3AENUeTO U KPailHNKa U 42 HApyLLN OKAuBaHETO.

Hacoku 3a usapaxdare Ha npuemHama aunza
lpenopbyanu MaTepuanit Ha NpuemHaTa run3a, 3a Aa ce 0CUrypu AbArOTpaitHa ynTbTHABALLA
DYHKUMA:

+ Bcuuku PETG matepuanu

+ JlaMUHUpaHK npreMHM run3u

« TepmonnacTiuxu MaTepuany Ha BbTpeLLHaTa NpreMHa ra3a C rajka noBbpXHOCT
BbTpeluHaTa noBbpXHOCT Ha NPUeMHaTa riun3a TpAbBa A e XepMeTUUHa U Bb3MOXHO Hail-
rN1afika He3aBUCUMO OT MaTepuana Ha NpuemHaTa runsa.
3a Aa ce MOCTUrHe Bb3MOXHO Hail-rnajka NOBbPXHOCT Ha FMMCOBMA NO3UTUBEH MOZET, (e
npenopbyBa fAa ce u3non3sa GuH abpasus 3a OKOHYATENHO U3rNax/aHe, NoCneBaH oT
CUANKOHOB CIpeil.
/3non3BaHeTo Ha Mek/rnafbk NOANNATABALLY MaTePUAN Ha NPUEMHaTa rMN3a Lwe YAbAXK
YNAbTHABALLATA QYHKUNA HA M3AenneTo.
EnHonocouen knanaH ¢ dyHKuMA 3a 0cBo60x AaBaHe, Hanpumep Icelock cepua 500 unu 544, e ot
CbLUECTBEHO 3HAYeHIe 32 NPABUITHOTO GYHKLIMOHMPAHE HA 0KAYBAHETO Ha YNITbTHEHUETO.
KnananbT Ha npuemHata runsa tpa6sa fa 6bAe pasnonoxeH Bb3MOXHO Haii-AUCTaNHO, MOHe
MOA YNbTHEHNeTO.
I13penueto e cbBmecTumo ¢ Unity'.

Hanaceatne Ha npuemHama 2unsa

MNocTuraneTo Ha NpeHa3HaueHaTa GYHKLNA Ha U3[ENNETO 3aBUCH OT HANACBAHETO Ha
npuemHara run3a. loAXoAALMAT Au3aiiH Ha NPpUeMHaTa ru3a e oT CbLUECTBEHO 3HaueHue 3a
MOCTUraHe Ha OKauBaHe, KOHTPON U KOMGOpT.

CnegHUAT KOHTPONEH CUCHK TPpABBA Aa Ce U3N0N3Ba NpY NPOBEPKA Ha HaNacBaHeTo Ha
npueMHaTa run3a:

[TbeH KOHTAKT MeX Ay NOBBPXHOCTUTE Ha YITTHEHUETO U BBTPELLHATA (TEHa Ha
npuemHarta runsa.

KoraTo naumeHTHT HaToBapu NpoTe3ara, He ce 00pa3yBaT Bb3AYLIHN AxoboBe.

Hama u3byTBaHe B npuemHaTa runsa

HaAma BUAMMO ABUXeHNe NPY M3LbPNIBaHE HA MpoTe3ata.

Bb3MOXKHO e MbHO ABUXeHNe, 63 Ja Ce HapyLLaBa OKAYBaHETO.

BHumanue: Ako obpatHaTa Bpb3ka N0Ka3Ba, Ye HAKOE 0T ropecrioMeHaTuTe yCnoBus He e
U3MbJIHEHO, PUEMHaTa rUn3a Lue TpA6Ba Aa 6bAe Kopuripaxa unn npepaboteHa no
CbOTBETHUA HAUMH.

YNOTPEBA
lMocmasane
BHumaHue: He HaHacAiiTe TOCUOH BbPXY 0CTAaTbUHUA KPaiiHUK HEMOCPeiCTBEHO NPeaH
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MOCTaBAHETO Ha 3enueTo. 0CTaTbUHMAT KpaliHUK TPAGBa Aa ObAe UNCT U CyX, 3a Ja ce
npedoTBPaTY NOBPEAA N0 U3AENNETO.

BHuUMaHuUe: 0TBOpeHUTe paHU UM HapaHeHaTa koxa TpA6Ba Aa 6bAAT NOKPUTM C NPeBPb3KA
WA APYro NOAXOAALLO NOKPUBALLO CPEACTBO, 33 J1a C& NPEAOTBPATU ANPEKTEH KOHTAKT MEXAY
paHata v u3genueto.

BHumaHue: YepeTe ce, ue BLTPELLIHOCTTA HA U3JENMETO € YNCT, CyXa U 6e3 HUKaKBU uyXan
npeAMETH, KOUTO MOTaT Aa NPUYMHAT APA3HEHE Ha KoXKaTa.

NocraBAHe Ha naiiHep

. 06bpHeTE yNTBTHEHWETO B AUCTaIHA MOCOKA.

2. XBaHeTe ropHaTa yacT Ha M34eNUeTo 0T BbTPeLLHaTa CTPaHa U ro NTb3HeTe N0 pbkaTa,
[I0KaTo BbTPELLHaTa NOBBPXHOCT ce NoKaxe HanbaHo (@ur. 3). BHumasaiite aa He
NOBPEAWTE U3AENNETO C HOKTH.

. (nef KaTo ce NOKaXe Bb3MOXHO Haii-MHOT0 0T AMCTAIHUA Kpail Ha U3penneTo, nocTaBeTe

T0 CpeLLly ANCTaNHNA Kpail Ha 0CTaTbYHMA KpaitHuk (Our. 4).

(neko HaTMCKaHe HaBWiiTe U3AeNneTo JoKpaii Harope BbpXy Kpaithuka (Our. 5).

BHumaHnue: He gbpnaiite ropHus Kpaii Ha naiiHepa, KOraTo HaBUBaTe U3ENETO Harope no

KpaiiHuka. Toa Mo3xe 1a AOBeAE [0 0MTbBaHE Ha KOXaTa U 4a NPUYNHY MeXypu U 06puBy.

. [IpoBepeTe fanu HAMa Bb3AYLLIHM AX060Be. Ako 6baaT OTKPUTU Bb3AYLLIHU AX060Be,
M0CTaBeTe U3JENUETO OTHOBO.

. YBepeTe ce, Ye ynbTHEHNETO € NOCTABEHO NPABUHO M XOPU3OHTANHO MO LiANaTa My
obukonka (Qwur. 6).

—_
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NocTaBsAHe Ha npueMHaTa runsa
1. Hanpbckaiite neko ynnbTHEHMETO NO LANaTa My 06MKOKa U BBTPe B NpUeMHaTa runsa
ny6pukaxTen cnpeii Iceross” Clean & Simple unn nogobeH 3a rnaako BbeexaHe (Qur. 7).
Mpepynpexpaenne: He npunaraiite ny6pukaHTHUA cnpeii Bbpxy koxata. /36arsaiite
KOHTaKT C oyuTe.
1. TloppaBHeTe NpoTe3aTa v HaTUCHeTe B NpUeMHaTa run3a, U3TnackBaiku Bb3ayxa (Owur. 8).

3abenexka: AKo MMa OMbBaHe Ha KoxKaTa B N0-roNAMa CTeneH oT eHaTa CTpaHa, Bb3MOXKHO

e ny6puKaLuATa Aa He € pABHOMEPHO pa3npeseneHa 0KoMo LiAnaTa 06MKoMKa Ha YTbTHEHUETO.
3abenexka: AKo Ma 3aTpyAHEHe NPU NOCTABAHETO HA NPOTe3aTa, MOXe Aa € He0OX0ANUM
oLLe JTy6PUKAHT UM KNanaHbT MoXe Aa e 61okupaH.

Moyucmeate u 2puxcu

EXefHeBHOTO MOYMCTBAHE HA OCTATbYHUA KPAIHUK € OT CbLUeCTBeHO 3HaueHue. lpenopbusa ce
U3N0N3BaHETO Ha MeK TeueH canyH ¢ pH 6ananc, 100% 6e3 apomarut 1 ougeTUTenn. Ako Koxarta e
Cyxa, HaHeceTe nocvioH ¢ pH 6anaHc, 100% 6e3 apomaTy 1 oLBETUTENN, 32 1a NOAXPaHUTE U
OMeKOTHTe KoXaTa.

MNouucrBaiiTe ugenveTo Bceku AeH cnep ynotpeba u npean mbpBara ynotpeba.

06bpHeTe U3eNMeTO C BbTPeLLHATa CTpaHa HaBbH (¢ur. 3).

113muiiTe ¢ TeueH canyH ¢ pH 6ananc, 100% 6e3 apomatit 1 ouBeTUTENM.

Cneg u3muBaHe u3nnakHete Jobpe usgenueto ¢ onna soaa (dur. 9) u noacywerte ot ABete
CTpaHu CKbpna 6e3 BNacuHKM.

W3nenueto moxe Aa ce nepe 1 B nepanta (40°C) ¢ mek npenapart v Npyu HCKM 060poTH Ha
LenTpodyrupane. OmekoTuTenu, bennna v Apyri NPOAYKTI/pa3sTBOPY 32 NOUNCTBAHE HA
JApexy Moxe Aa IOBeAAT 0 NOBPeaa N0 U3AeNNeTo U He TpAOBA Aa Ce U3NON3BAT.
13nenveto TpA6Ba Aa U3CHXHE Npe3 HOLUTa Npey ynoTpe6a 0THOBO.

BuHaru BpbLuaiiTe U3senneTo B HEroBOTO HeyTPaNHO CbCTOAHNE BeHAra Cnep
nouncrBane. He cbxpaHABaiiTe ¢ BbTpeLIHATa CTPaHa HaBBH, Thil KaTo MOXe Aa Bb3HUKHE
noBpeAa Ha u3penuero.

I3nenveTto He TpA6Ba Aia ce 3nara Ha NpekoMepHa TOMAIMHA UK CTbHYEBA CBETINHA.
YnnbTHeHueTo TpA6Ba Aa e unCTo M 6€3 3aMbpCABaHNA NpeAn ynoTpeba.
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Mpepynpexpaenue: lIpekomepHOTO U3NOTABAHE MOXe [a KOMNpoMeTMpa cTabunHoctTa u/
unu okausaHeTo. o Bawwa npeLieHKa caneTe 3AeANETo U NOACYLLIETE KAKTO U3AeNNeTo, Taka U
0CTaTbUHMA KpailHuK.

BHuMmaHue: 31paBeTo Ha KoxaTa TpAGBa Aa ce CNleAy exeAHeBHO. B cnyyail Ha Heobuuaiit
CMMNTOMM NpekpaTeTe ynoTpebata Ha U3fenneTo 1 He3abaBHO ce (BbPXKeETe C MeAULMHCKNA
cneumanucr.

BHumaHue: imaiite npeaBua, ye 4ecTo CpelLaHuTe LOMaKUHCKM NPOAYKTI 1 NPOAYKTH 32
6aHA Moxe [1a NPUYNHAT UK A LOMPUHECAT 3a Apa3HeHe Ha KoxaTa, Hanpumep canyHiu,
1€30710paHTy, napdromu, abpasuBHIN NOYNCTBALLYM NPENAPaTH, AEPO30AHI UAN ANKOXONHU
cnpeiioBe.

BHumanue: (nefl KOHTAKT CbC CONEHa U/Unu Xnopupaxa BoAa, U3NnakHeTe U3AENNETO C YuCTa
BOJa.

Ycnosus Ha okonHama cpeda

I13aenueTo e 6e3onacHo 3a u3non3BaHe C BOJOYCTORYMBI KOMMOHEHTH NPU NOBULLEHO
BHUMaHMe.

BHumanue: (nep notansHe Ha u3genneTo BbB BOAa, To TpAOBA Aa Ce 0TCTPaHH, a 0CTAaTbUHUAT
KPaHWK 1 KOHTAKTHUAT CNOI Ha NaliHepa C KoxaTa 1 rHe3[0T0 Aa Ce U3CyLaT npeau
ambynauma.

BHumaHue: OkauBaHeTo e KOMNPOMETUPAHO, aK0 MONajHe BOAA MEXAY KOXaTa v u3LenueTo
WAN YNNBTHEHNETO 1 THe3[0TO.

BHumanme: YecToTo U3naraHe Ha cosieHa /uan XnopupaHa BoJa Moxe Aa noBnuse Ha
W3APBHKXNUBOCTTA Ha U3enue.

JOMBJIHUTENHU U3ENNA
AKcecoapuTe no-A0y MoraT Jia Ce U3MON3BAT 3aeHO € yNALTHUTENHUTE Naitkepy Ossur.
Buxre katanora Ha Ossur 3a noseue uHdopmauwa, Hanpumep opasmepagase.

Iceross® Distal Cup

I13penueTo e npoTe3Ha NOBBPXHOCT, NpeHa3HaueHa Aa ce U3NoN3Ba Kato YacT oT CUCTeMa,
KOATO 3aMeCTBa NINNCBALL A0NIEH KPAtHUK.

I13penueto ocurypsiBa SONBAHUTENHO OMEKOTABAHE 3@ ANCTANHO KOHUUHIN KPAHILM C J10LLIO
NOKPUTME Ha MeKUTE TbKaHu. To NpunAra KbM GopmaTa Ha 0CTaTbUHUA KpaiHUK U
C1e0BATENHO MOXE A Ce U3N013Ba KATO 3aMbJIBALL ENEMEHT, 33 A € 0CUTYPU LANOCTEH
KOHTAKT MeX/y CUINKOHOBYSA NAiiHEp M 0CTaTbYHIA KpaiiHUK.

3a fia nocTaBuTe NPaBUNHO U3JENNETO:

. /13mepete 061KoNKaTa HA OCTATBUHNA KPAHUK 4 CM HaZ AnCTanHuA Kpaii (Qwr. 1).

. U36epeTe u3penue c eguH unu 4Ba pa3mepa no-Masko oT U3MepBaHeTo.

. HaBwiiTe u3genneTo AupeKTHO BbpXy KpaitHuka.

. KoraTo u3non3pare naiiHep B KOMOUHALMA C AUCTANHA YaLlKa, U3MEPBAHETO Ha NaiiHepa
TpA6Ba Ja Ce HaNPaBy C NOCTaBEHaTa ANCTANHA YaLLKa (T. €. HaZ ANCTaNHATa YaLuKa).

. /136epeTe npaBunHuA pa3mep Ha NaiiHepa Bb3 0CHOBA Ha U3MEPBAHETO, NONYYEHO C
N0CTaBeHaTa ANCTasHa YallKa.

3abenexka: 3a eXeHeBHA rPUXa BIKTE MHCTPYKLMUTE 33 NOYMCTBAHE U TpUXa.

O UCI S RN

wv

Iceross® Pads

W3menneTo e npoTe3Ha MOBbLPXHOCT, NPeiHa3HAYEHa /1a Ce U3N0MI3Ba KAaTo YacT 0T CACTEMA,
KOATO 3aMeCTBa NANCBALL 10N1EH KPaiiHUK.

3nenneto Moxe Aa Ce M3N0/13Ba 32 NPOTE3HO KOHTPOSMPAHE Ha 06eMa 33 BpEMEHHO
npucnocobasane npu 3arybeq 06em B AUCTANHUA KPail, KAKTO U 32 OLEHKA Ha ANCTANHUA
KOHTAKT Npy NOCTABAHE Ha NPUEMHa run3a 3a NpoBepKa..
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[TocTaBeTe nognoxKara unu B AUCTanHmA Kpaﬁ Ha na|7|Hepa, VNN B AUCTaNHuA Kpa|71 Ha
npuemHarta runsa.
3abenexka: 3a exefiHeBHa FpUXa BUXKTE UHCTPYKLINATE 3a NOYNCTBAHE U TpUXa.

Iceross Seal-In® Socks
I135enveTo e npefHa3HayeHo Aa Ce U3n0/3Ba 3a NoemaHe Ha NOHMXKaBaHeTo Ha obema Ha
0CTaTbYeH KpaitHuK.
AKo NaLMeHTBT U3NUTBA HApYLUEHO 0KauBaHe, IPUYMHEHO OT KonebaHus B 06ema Ha
0CTaTbYHNA KpaliHUK, BbPXY NailHepa MoraT 4a 6bAAT CNIOEHN eAUH UK HAKONKO Yopana, 3a
J1a Ce Bb3CTaHOBY HaNACBaHETO Ha MPUeMHaTa run3a.
BHumaHue: Ako KonebaHuaTa B 06ema He MoraT a 6bAaT KOMNEHCUPaHY aeKBaTHO M0 TO3U
HauuH, NpueMHaTa riun3a e Tpabsa Aa 6bae npepaboTeHa KbM NOAXOAALLO HAMaNeHU
pasmepu.

+ 06bpHeTe yNbTHEHNETO 3LANO B AUCTanHaTa nocoka (Gur. 10).

« U3TerneTe u3genueto Bbpxy 06bPHATOTO YNTBTHEHIE, 0KATO IMCTANHUAT Kpail Ha Yopana

e U3paBHU C NPOKCUMANHUA pbb Ha ynbTHeHueTo (Qur. 11).

+ 06bpHeTe ynbTHEHNETO BBPXY Kpasd Ha yopana (Qur. 12).

« [locTaBeTe npoTe3ata KakTo 06MKHOBEHO.
Buumanue: Moxe a Bb3HUKHe 3ary6a Ha okauBaHe, ako BbpXy YNTbTHeHUeTo ce NocTasu
yopan.
V3nupaiite B nepanta npu makc. 40°C cbc cBeTNN Ha LBAT TbKaHW. He cywweTe B CyWMHA.

CbOBLLABAHE 3A CEPUO3EH UHLIUAEHT
Bceku cepino3eH MHUMAEHT BbB Bpb3Ka C U34enueTo TpAbBa Aa 6bae (bobiueH Ha
NPON3BOANTENA U CHOTBETHUTE OPraHU.

M3XBBHPNAHE
W3penueto 1 onakosKata TpAGBa Ja e U3XBBPAAT CHINIACHO CHOTBETHUTE MECTHU AW
HaLIMOHANHIN HOPMATUBHU Ypef6U 3a OKONHaTa Cpefa.

0TrOBOPHOCT

Mpote3xuTe usaenus Ha Ossur ca npoeKTUPaHH U NpoBepeHk 3a 6e30MacHOCT U CbBMECTUMOCT B
KOMBUHaLyA nomex Ay vt U ¢ u3paBoTeHy No Nopbuka NPOTE3HY NPUEMHI U3 € aAaNTopH Ha
Ossur, npu ycnoBme Ye ce U3N0NI3BaT B CbOTBETCTBUE C IPEAHAHAYEHUETO MM.

Ossur He noema 0TrOBOPHOCT B CEAHNTE Cyyan:
« M3genueTo He ce NOAABPKA CMIOPES YKa3aHUATA B UHCTPYKLMUTE 3 ynoTpeda.
« W3genueto e crno6eHo C KOMMOHEHTY OT APYTY NPOUBOAUTENM.
« W3genveto ce u3non3ea B papes C NPenopbUUTENHUTE YCIIOBISA, NPUTIOKEHUE U CPEAa Ha
ynotpeba.

SLOVENSCINA
Medicinski pripomocek

OPIS
Pripomocek je transtibialna silikonska obloga, ki pokriva preostali ud ter predstavlja vmesnik

med preostalim udom in leziscem proteze. Pripomocek tvori suspenzijski sistem, pri katerem se
pod ravnjo tesnila ustvari distalna vakuumska komora, kar zagotavlja zanesljivo suspenzijo

preostalega uda v protezi.

PREDVIDENA UPORABA
Pripomocek je proteticni vmesnik z lastnostmi suspenzije, predviden kot del sistema, ki
zamenjuje manjkajoci spodnji ud.

107



Primernost pripomocka za protezo in bolnika mora oceniti zdravstveni delavec.
Pripomocek mora namestiti in prilagoditi zdravstveni delavec.

Indikacije za uporabo in ciljne skupine bolnikov
+ lzquba, amputacija ali pomanjkljivost spodnjega uda
« Niznanih kontraindikacij.
Pripomocek je namenjen nizki do izjemni stopniji sile, npr. pri hoji, teku in drugih 3portih.

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA

Opozorilo: Uporaba proteti¢nega pripomocka spodnjega uda vkljuuje povezano tveganje za
padec, kar lahko povzroci poskodbo.

Zdravstveni delavec mora bolnika obvestiti o vsem, kar v tem dokumentu zadeva varno uporabo
pripomocka.

Opozorilo: Ce se delovanje pripomocka spremeni, pripomocek ne deluje ve¢ oziroma so na njem
vidni znaki poskodb ali obrabe, ki ovirajo obicajne funkcije pripomocka, mora bolnik prenehati
uporabljati pripomocek in se obrniti na zdravstvenega delavca.

Opozorilo: Neustrezna uporaba pripomocka lahko povzroci izgubo suspenzije.

Opozorilo: Pripomocka ne smejo uporabljati bolniki z drasti¢no spremembo prostornine

v kratkem ¢asu, ki presega 10 slojev.

Pozor: Mozni neZeleni ucinki so tezave zaradi drazenja koze/reakij.

Pozor: Pripomocek ne sme priti v stik s steklom, ogljikovimi vlakni ali drugimi tujki. Zgolj pranje
morda ne bo zadostovalo. Ce je pripomoéek izpostavljen tujim snovem ali kemikalijam, ga morate
vrniti zdravstvenemu delavcu.

Pripomocek lahko uporablja samo en bolnik.

IZBIRA PRIPOMOCKOV
Pri transtibialni oblogi se pravilna velikost doloci tako, da se koleno rahlo upogne in mehko tkivo
visi dol.
Ce Zelite dolociti pravo velikost:

« |zmerite obseg preostalega uda 4 cm od distalnega konca (Slika 1).

« Izberite ustrezno velikost pripomotka. Ce za opravljeno meritev ni ustrezne velikosti

pripomocka, meritev zaokroZite navzdol.

Opomba: Ne izherite velikosti pripomocka, ki presega meritev, tj. ne zaokroZujte navzgor.
Pozor: Premajhen/pretesen pripomocek lahko povzroci premikanje lezis¢a, otrplost ali pojav
mehurjev ali preveliko napetost tesnila na preostalem udu.
Pozor: Prevelik/preohlapen pripomocek lahko povzroci povecano znojenje in premikanje uda
v pripomocku, zaradi cesar se lahko pojavijo mehurji in izpuscaji.
Ce se pojavijo zgoraj navedeni simptomi ali kakr3en koli drug znak neustreznega prileganja, se
mora bolnik takoj obrniti na zdravstvenega delavca.
Opozorilo: Bolniki z izredno kratkim preostalim udom ne smejo uporabljati pripomocka.

« Seal-In V Standard: 912 cm, odvisno od velikosti pripomocka.

« Seal-InV High Profile: 13-15 cm, odvisno od velikosti pripomocka.
DolZina preostalega uda se meri na naslednji nacin:

« Transtibialno: od tetive na sredini pogacice do distalnega konca.

NAVODILA ZA NAMESTITEV
Pozor: Pripomocek je treba pred namescanjem temeljito pregledati zaradi napak.

Navodila za obrezovanje

Pripomocek se lahko obreZe zaradi povecanja gibljivosti ali na Zeljo bolnika (Slika 2). Priporoca
se orodje Iceross Curvemaster, ki je posebej zasnovano za gladke, zaobljene robove pri
obrezovanju.

Pozor: Pripomocka ne reZite pod nivojem matrice, skozi tesnila ali pod proksimalnimi linijami
obrezovanja leZi3ca. Prekomerno obrezovanje lahko zmanj3a silo sesanja med pripomockom in
udom ter ogrozi suspenzijo.
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Smernice za izdelavo leZis¢a
Priporoceni materiali za leZisce, ki zagotavljajo dolgorocno tesnjenje:

+ Vsi materiali PETG

+ Laminirana lezi$¢a

« Termoplasti¢ni materiali za notranje leZidce z gladko povriino
Notranja povrsina leZi$¢a mora biti nepredusna in ¢im bolj gladka, ne glede na material lezis¢a.
Da bi dosegli ¢im bolj gladko povrino na mavénem modelu, se za konéno glajenje priporoca uporaba
finega brusiva in nato silikonskega razprsila.
Uporaba mehkega/gladkega materiala za oblogo leZis¢a podaljsa tesnjenje pripomocka.
Enosmerni ventil s funkcijo za sprostitev, kot je Icelock serije 500 ali 544, je bistvenega pomena za
pravilno delovanje suspenzije tesnila. Ventil leZiS¢a mora biti namescen ¢im bolj distalno, vsaj
pod tesnilom.
Pripomocek je zdruzljiv z Unity".
Namestitev lezisca
Doseganje predvidene funkcije pripomocka je odvisno od prileganja lezis¢a. Ustrezna zasnova
lezi3ca je bistvenega pomena za doseganje suspenzije, nadzora in udobja.
Pri preverjanju prileganja leZica je treba uporabiti naslednji kontrolni seznam:

+ Popoln stik med robovi tesnila in notranjo steno leZisca.

+ Ko bolnik obremeni protezo, ne nastanejo zracni Zepi.

« Vleziscu ni premikanja.

« Prinamescanju proteze ni vidnih premikov.

+ Mogoca je popolna gibljivost brez ogroZanja suspenzije.
Pozor: Ce povratne informacije kaZejo, da kateri koli od zgornjih pogojev niizpolnjen, je treba
leZiS¢e ustrezno prilagoditi ali predelati.

UPORABA

Namescanje

Pozor: Ne nanasajte losjona na preostali ud neposredno pred name$¢anjem pripomocka.
Preostali ud mora biti cist in suh, da preprecite poskodbe pripomocka.

Pozor: Odprte rane ali poskodovano koZo je treba prekriti s povojem ali drugo ustrezno zaicito,
da se prepredi neposreden stik med rano in pripomockom.

Pozor: Notranjost pripomocka mora biti Cista, suha in brez tujkov, ki bi lahko draZili kozo.

Namescanje obloge
1. Tesnilo obrnite v distalno smer.
2. Primite vrh pripomocka z notranje strani in ga povlecite prek roke, dokler ni notranja
povrsina povsem izpostavljena (Slika 3). Pazite, da pripomocka ne poskodujete z nohti.
. Ko je izpostavljen vedji del distalnega konca pripomocka, ga namestite na distalni konec
preostalega uda (Slika 4).
4. Zrahlim stiskanjem odvijte pripomocek do konca navzgor na ud (Slika 5).
Pozor: Ko odvijate pripomocek navzgor na ud, ne vlecite za zgornji rob obloge. To lahko
povzro(i tenzijo na kozi, zaradi ¢esar nastanejo mehurji ali izpuscaji.
5. Preverite, ali so nastali zracni 7epi. Ce najdete zracne Zepe, znova namestite pripomocek.
6. Poskrbite, da je tesnilo namesceno pravilno in vodoravno po celotnem obsegu (Slika 6).

w

Namescanje leziSca
1. Za enostavno namestitev tesnilo po celotnem obsegu in notranjost leZis¢a rahlo poprsite
zmazivom Iceross” Clean & Simple v obliki razprsila ali podobnim (Slika 7).
Opozorilo: Maziva v obliki razprsila ne nanasajte na koZo. Preprecite stik z o¢mi.
2. Poravnajte protezo in jo potisnite v leZisce tako, da iztisnete zrak (Slika 8).

Opomba: Ce se koZa bolj razteza na eno stran, mazivo morda ni enakomerno porazdeljeno po
celotnem obsegu tesnila.

Opomba: Ce pri namescanju proteze pride do te7av, morate morda nanesti ve¢ maziva ali pa je
ventil blokiran.
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Ciscenjein nega

Pomembno je, da se preostali ud vsak dan ocisti. Priporoca se uporaba blagega tekocega mila
znevtralnim pH-jem, povsem brez disav in barvil. Ce je koZa suha, uporabite losjon z nevtralnim
pH-jem, povsem brez diSav in barvil, da koZo nahranite in zmehcate.

Pripomocek ocistite vsak dan po uporabiin pred prvo uporabo.
« Pripomocek obrnite od znotraj navzven (Slika 3).

Operite ga s tekocim milom z nevtralnim pH-jem, povsem brez disav in barvil.

« Po pranju pripomocek temeljito sperite s toplo vodo (Slika 9) in ga na obeh straneh obrisite
do suhega s krpo, ki ne pusca viaken.

« Pripomocek lahko tudi operete v pralnem stroju (40 °C) z blagim detergentom in pri nizki
hitrosti ozemanja. Meh¢alci, belila in drugi izdelki/raztopine za ¢iS¢enje lahko poskodujejo
izdelek in se jih ne sme uporabljati.

+ Pripomocek pred ponovno uporabo posusite ¢ez noc.

Pripomocek takoj po ¢iScenju vedno vrnite v nevtralno stanje. Pripomocka ne shranjujte

obrnjenega od znotraj navzven, saj se lahko poskoduje.

« Pripomocek ne sme biti izpostavljen prekomerni vrocini ali son¢ni svetlobi.

« Tesnilo mora biti pred uporabo Cisto in brez ostankov umazanije.

Opozorilo: Prekomerno znojenje lahko ogrozi stabilnost in/ali vzmetenje. Odstranite
pripomocek in osusite pripomocek in preostali ud.

Pozor: Stanje koZe je treba spremljati vsak dan. Ce pride do nenormalnih simptomov,
pripomocek prenehajte uporabljati in se takoj obrnite na zdravstvenega delavca.

Pozor: Upostevajte, da lahko drugi obicajni izdelki za gospodinjstvo ali kopanje, npr. mila,
deodoranti, parfumi, abrazivna cistila, aerosolna ali alkoholna razpr3ila, povzrocijo drazenje koze
ali prispevajo k temu.

Pozor: Pripomocek po stiku s slano in/ali klorirano vodo izperite s isto vodo.

Okoljski pogoji

Pripomocek je varen za uporabo z vodoodpornimi komponentami, pri cemer je potrebna
previdnost.

Opozorilo: Ko pripomocek potopite v vodo, ga je treba odstraniti, pred premikanjem pa osusiti
preostali ud, plast obloge, ki je v stiku s koZo, in leZisce.

Opozorilo: BlaZenje je ogroZeno, ¢e voda pride med koZo in pripomocek ali tesnilo in leZisce.
Pozor: Pogosta izpostavljenost slani in/ali klorirani vodi lahko vpliva na trpeznost pripomocka.

DODATNI PRIPOMOCKI

Naslednja dodatna oprema se lahko uporablja skupaj s tesnilnimi oblogami Ossur.
Za ve¢ informacij, na primer za izbiro velikosti, glejte katalog podjetja Ossur.

Distalna longeta Iceross’

Pripomocek je proteticni vmesnik, predviden kot del sistema, ki zamenjuje manjkajoci spodnji ud.
Pripomocek zagotavlja dodatno blaZenje udov distalno stozcaste oblike s slabo pokritostjo
zmehkim tkivom. Prilega se preostalemu udu ter se zato lahko uporablja kot polnilo za
zagotavljanje popolnega stika med silikonsko oblogo in preostalim udom.

Pravilna namestitev pripomocka:
1. lzmerite obseg preostalega uda 4 cm nad distalnim koncem (Slika 1).
2. Izberite pripomocek, ki je za eno ali dve velikosti manjsi od meritve.
3. Pripomocek odvijte neposredno nad udom.
4. Priuporabi podloge v kombinaciji z distalno longeto je treba meritev obloge izvesti
znamesceno distalno longeto (tj. nad distalno longeto).
5. Izberite pravo velikost obloge na podlagi meritev, pridobljenih z names¢eno distalno
longeto.
Opomba: Za vsakodnevno nego glejte navodila za ¢iScenje in nego.
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Blazinice Iceross’

Pripomocek je proteticni vmesnik, predviden kot del sistema, ki zamenjuje manjkajoci spodnji ud.
Pripomocek se lahko uporablja za uravnavanje proteticne prostornine za zacasno prilagoditev
nihanj v prostornini na distalnem koncu ter za oceno distalnega stika pri namestitvi preskusnega
lezisca.

Blazinico poloZite na distalni konec obloge ali na distalni konec leZid¢a.

Opomba: Za vsakodnevno nego glejte navodila za ¢iScenje in nego.

Iceross Seal-In" Socks
Pripomocek je namenjen prilagajanju zmanj3anja prostornine preostalega uda.
(e je suspenzija pri bolniku ogrozena zaradi nihanj v prostornini preostalega uda, lahko ¢ez
oblogo potegnete eno ali ve¢ nogavic, da se lezis¢e znova prilega.
Pozor: e nihanja v prostornini ni mogoce ustrezno kompenzirati na ta nacin, je treba lezi¢e
predelati na ustrezne manj3e mere.
« Tesnilo do konca obrnite v distalno smer (Slika 10).
- Pripomocek povlecite prek obrnjenega tesnila, dokler se distalni konec nogavice ne poravna
s proksimalnim robom tesnila (Slika 11).
« Obrnite tesnilo ¢ez rob nogavice (Slika 12).
« Namestite protezo kot obicajno.
Pozor: Ce nogavico namestite ¢ez tesnilo, lahko pride do izgube suspenzije.
Strojno pranje pri najvec 40 °Cs svetlimi tkaninami. Ne susite v susilnem stroju.

POROCANJE 0 RESNIH DOGODKIH
0 morebitnih resnih dogodkih v zvezi s pripomockom je treba porocati proizvajalcu in pristojnim
organom.

ODLAGANJE MED ODPADKE
Pripomocek in embalazo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi ali nacionalnimi okoljskimi
predpisi.

ODGOVORNOST

Proteticni pripomocki Ossur so zasnovani in preverjeni, da so varni in zdruZljivi med seboj in s po
meri izdelanimi protetiénimi leZis¢i z adapterji Ossur, kadar se uporabljajo v skladu s predvideno
uporabo.

Druzba Ossur ne prevzema odgovornosti, ¢e:
« pripomocek ni vzdrZevan v skladu z navodili za uporabo,
+ 50 pri namestitvi bile pripomocku dodane komponente drugih proizvajalcev,
« se pripomocek ne uporablja v skladu s priporo¢enimi pogoji in na¢inom uporabe oz. okoljem.
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YKPATHCbKA
MegauyHuii Bupi6

onuc

MpucTpiit ABNAE 06010 TpaHCTUGIANbHMI CUNIKOHOBWIA NailHep, AKWIA NOKPUBAE KYKCY Ta
3a6e3neuye iHTepdeiic Mix KyKCoto Ta rinb3oto npotesa. lpucTpiit yTBopioe cucTemy dikcauii, ge
i/ piBHEM YLLinbHI0BaYa CTBOPIOETHCA AUCTANbHA BaKyyMHA kamepa, Aka HagiiiHo dikcye
KyKCy B npoTesi.

LIINbOBE BUKOPUCTAHHA

MpucTpiit ABNAE€ coboto npoTe3Huii iHTepdeiic i3 BnacTuBocTAMY ikcavii, npusHaueHuii ana
BUKOPUCTAHHA B CKNaZi CUCTEMU, LLI0 3aMIHIOE BTPAUEHY HIKHIO KIHLiBKY.

MpupaTHiCTL NPUCTPOIO ANA BUKOPUCTAHHA 3 NPOTE30M Ta BUKOPUCTAHHA NALEHTOM Ma€
OLIHUTI MeAMYHMI haxiBelb.

MpucTpiil Mae 6yTh BCTaHOBNEHO Ta HaNALUTOBAHO MeAVYHUM NPaLiBHUKOM.
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[okasanHa 0o 3acmocysanHa ma yinvosa zpyna nayieHmie

« Brpata, amnyTauia abo Baa HUXHBOT KiHLiBKI

+ [poTunokasaHHA HeBigoMmi
[TpucTpiil npu3HayeHwil ANA BUKOPUCTAHHA B Aiana3oHi Bif HU3bKMX 40 eKCTpeManbHUX
YAAPHUX HaBaHTaXeHb, HaNpuUKnag, Npu xoAb6u, nig yac 6iry Ta 3aHATL CNOPTOM.

SATANIbHI MPABUNA BE3NEKU

lonepepKeHHA: BUKOPUCTAHHA NPOTE3HOTO NPUCTPOI HINKHBOT KIHLBKN NOB'A3aHe

3 PU3MKOM NafiHHA, AKE MOXe NPU3BECTI A0 TPaBMU.

Megauuuii paxisewb mae noBiZomuTy BClo iHdopMaLito B LIbOMY JOKYMEHTI, AKa BUMaraeTbCa
ANA 6e3neyHoro BUKOPUCTAHHA LbOro NPUCTPO0.

MonepepKeHna: AKiLo Bibynaca 3miHa abo BTpaTa GyHKLiOHANbHOCTI NPUCTPOLD, a60 AKLLLO
NPUCTPIii MA€ 03HaKM NOLLKOAMEHHA UM 3HOLLEHHS, LU0 NepeLUKOAaE iioro HopManbHii poboTi,
NALEHT MAe NPUNUHUTY BUKOPUCTAHHA NPUCTPOI Ta 3BEPHYTUCA 10 MEANYHOTO GaxiBLA.
MonepepxeHHA. HenpaBunbHe BUKOPUCTaHHA NPUCTPOI0 MOXe Npu3BeCT o BTpaTh ikcavii.
Monepepenua. MpUCTpiit He NOBUHEH BUKOPUCTOBYBATUCA NALEHTaMN 3 Pi3KIMI 3MiHAMU
06'eMy NPOTATOM KOPOTKOro nepiogy yacy, Lo nepeuLuytoTh 10 wapu.

3acrepeeHHa. MoxnuBuMu nobiuHuMu ehekTamm € NogpasHeHHA WKipu / npobnemm

3 peakuieio WKipu.

3acrepexeHHs. [puUcTpili He NOBUHEH KOHTAKTYBaTH 3i CKNOBONIOKHOM, BYr/eLeBIM BOIOKHOM
60 iHLLVMY CTOPOHHIMI YaCTUHKAMU. [InA yCyHeHHA Npo6nemu 0HOT0 NuLLe MUTTA MOXe byTH
He0CTaTHbO. AKLLO NPUCTPli 3a3HaB BNAUBY CTOPOHHIX PeYoBMH ab0 XiMiYHUX NPOAYKTIB, itoro
Cifi NOBEPHY T MeAUYHOMY haxiBLo.

Anapat npu3HaueHuii AnA BUKOPUCTAHHA OJHUM NaLiEHTOM.

BUBIP MPUCTPOI0
[paBunbHMil po3mip TpaHCTiBIanbHOro NaitHepa BU3HAYAETLCA LNAXOM NETKOro 3rHaHHA
KOAiHa, 110 A03BONIAE M'AKMM TKaHUHAM 3BUCATH.
1L{06 BU3HAUMTH NpaBUbHYMIi po3Mip:

« Bumipaiite oKpyHiCTb KyKc B 4 CM Big ANCTanbHOTO KiHA (man. 1)

« MNiabepitb npucTpiii BiANOBIAHOT0 po3mipy. AKLO pe3yNnbTaTin BUMIPHOBAHHA He

BiANOBIAAIOTb PO3Mipy NPUCTPOIO, OKPYTAiTh OTPUMAHY BENMYMHY O MEHLLOTO 3HAYEHHS.

Mpumitka. He obupaiite po3mip npucTpolo, Lo NepeBuLLye BUMIPAHE 3HaUEHHS, TO6TO He
OKPYINAIATe 3HaUYEHHS B BiNbLLy CTOPOHY.
3acrepemeHHA. 3aHaATO MANWIA/TYr N NPUCTPIIl MOXe NPU3BECTI A0 NICTOHYBAHHA, OHIMIHHA
60 yTBOPEHHA NyXWPiB, a TaKOX A0 HAAMIPHOTO KiNbLEBOro TUCKY Ha KYKCy Yepe3 yLLinbHioBau.
3acTepeeHHA. 3aHaATO BENVKMIA/HeLLinbHO MpUAATaloynii NPUCTPil MoXe Npu3BecTH A0
NiZABULLEHOr0 NOTOBUAINEHHA Ta PYXY KIHLIBKIN B NPUCTPOI, WO MOXE CTPUYUHUTY YTBOPEHHA
MyXupig Ta Bucuny.
Mpy BUHMKHEHHI 6yAb-AKOro 3 NepepaxoBaHyX BULLE CUMNTOMiB a60 6yAb-AKUX HLLIMX 03HAK
HenpaBuUNbHOro NPUNATAHHA NALIEHTY Cif HeraiiHo 3BePHYTUCA 0 MeAUYHOTO daxiBLA.
MonepepKenua. NpucTpii He Cig BUKOPUCTOBYBATY NALEHTaM i3 HA/3BUYAIIHO KOPOTKOK
KyKcoto.

+ Seal-InV Standard: 9—12 cm 3anexHo Big po3mipy npucTpolo.

« Seal-InV High Profile: 13—15 cm 3anexHo Big po3mipy npuctpoto.
[JloBXMH KyKCU BUMIPIOETbCA TAKIM YMHOM:

« TpaHcTibianbHuil: Bif CyXOXMANA LIEHTPY KOMiHA 10 AUCTANbHOTO KiHLA.

IHCTPYKLIA 3 NPUMACYBAHHA
3acTepexeHHs. llepefl yCTaHOBNEHHAM NpUCTPIil HeobXiZAHO peTeNnbHO NepeBipuTH Ha
HaABHICTb fedeKTiB.

IHcmpyKyii'3 06pisku

[ 36inbLueHHA piana3oHy pyxiB abo 3a 6axaHHAM nawieHTa NpUCTpili MOXHa 06pizaTn

(man. 2). Iceross Curvemaster - Lie pekoMeH0BaHUI iHCTPYMEHT, cnelianbHo po3pobnennii ana
OTPUMaHHA rMajKuX 3aKpyrneHux Kpais nig yac 06pisku.
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3acTepeeHHA. He po3pizaiite npucTpiii Huxue piBHA MaTpPULL, Kpi3b yLLiNbHEHHA 360 HKue
NPOKCUMaNbHUX NiHiil 06pi3Ku rinb3n. HaamipHa 06pizka Moxe 3MeHLMTU NPUCMOKTYBAHHA
MiX MPUCTPOEM i KIHLIBKOIO Ta noripLunTy dikcalito.

Pekxomendayii ujo00 KoHcmpyKyii 2inb3u
PekomeH0BaHi MaTepiany rinb3 AnA 3abe3neyeHHa J0BroTpUBanoi repMeTUyHoCT:

« Yci matepianu 3 NETT

« JlamiHoBaHi rinb3n

+ TepmonnacTyHi matepiany BHYTPILLHbOI TiNb31 3 IMaAKol NOBepXHelo
BHyTPpiluHA noBepxHA rinb3u NoBUHHa 6yTU repMeTUYHOI Ta AKOMOTa binbLu raakoo
He3anexHo Bifj Matepiany ii BUroToBNeHHA.
[InA 0TpUMaHHA MaKCMManbHO rMaaKoi NoBEpXHi Ha rincoBiii No3UTUBHIA Mogeni
PeKOMeHYETbCA BUKOPUCTOBYBATU APiGHO3ePHICTMIA abPa3UB ANA OCTATOUHOTO NOMIPYBAHHS,
a noTiM HaHeCTU CUNIKOHOBMI cpeil.
BukopuctanHa m'akoro/rnaakoro matepiany Ana nigknasKm rinb3u nofoBXuTb GYHKLilo
YLWiNbHEHHA NPUCTPOIO.
OpHoCTOpOHHili KnanaH i3 dyHKLieto po36nokyBaHHa, Ak-oT cepii lcelock 500 abo 544,
€ HeOOXiAHUM ANA HaNeXHOro GyHKLIOHYBaHHA repMeTUYHOI NiABICKY. KnanaH rinb3u noBuHeH
6yT1 po3TaLLOBaHMIl AKOMOTa ANCTANbHILLE, NPUHARMHI HIDKYE YLLiNbHEHHA.
Npuctpiit € cymicHum i3 Unity”.

Mpunacysanua zinesu
NlocArHeHHA nepe6ayyBaHoi QYKL NPUCTPOI0 3aNeXMTb Bif NPaBUIbHOT0 Po3TallyBaHHA
rinb3u. BiAnoBigHa KOHCTPYKLA rinb3n Ma€ BaXuBe 3HaUeHHA ANA AOCATHEHHA ikcauii,
KOHTPON0 Ta KOMGOPTY.
Mpu nepeBipui npunacyBaHHA rinb3u Cij KepyBaTUCA TAKUM KOHTPONbHIM CIUCKOM:

« [MoBHUI KOHTAKT MiX KpasAMM yLLiNbHIOBAYa Ta BHYTPILLUHBOIO CTIHKOIO FiNb3u.

+ Tlip yac ycraHoBNeHHA NaLlienTOM NPOTe3a He YTBOPIOKTHCA NOBITPAHI NPOLIAPKM.

+ BipcyTHicTb NiCTOHYBaHHA B rinb3i

« BipcyTHicTb BUAUMOTO PYXy NPU HATATYBaHHI NpoTe3a.

+ ToBHWiA pyx MOXAuBKIA 6e3 Wwkoam AnA dikcauii.
3acrepemeHHs. AKLO BiAryKv BKa3yloTb Ha Te, 10 6y/b-Aka 3 BULLE3a3HaYEHNX YMOB He
BUKOHYETbCA, TiNb3y HeobXiaHO byAe BiANOBIAHUM YnHOM BiaperynioBaTy abo nepepobuty.

BUKOPUCTAHHA

Hadszanna

3acTepeeHHA. He HaHOCbTe NOCbIIOH Ha KYKCY 6e3nocepeiHbo Nepes HapAraHHAM
npuctpoto. LLlo6 3ano6irTn nowwKoAXeHHI0 NPUCTPOIO, KyKCa M€ BT UnCTolo Ta Cyxoto.
3acrepexeHHA. Bigkputi paHu abo nowwKopKeHy WKIpY Cnifi HAKPUBATY NOB'A3KOK0 260 iHWMM
BIZANOBIAHUM NOKPUTTAM, j06 3an06irTn NPAMOMY KOHTaKTY paHU 3 NPUCTPOEM.
3acTepeenHs. llepekoHaiiTecs, W0 BHYTPILUIHA YaCTUHA MPUCTPOI YNCTA, CYXa Ta He MICTUTb
CTOPOHHIX NPeAMETIB, AKi MOXYTb BUKNMKATN NOAPA3HEHHA LWKIpy.

Haparanusa naiinepa
1. TlepeBepHiTb YL inbHIOBAY y AUCTAaNbHOMY HANPAMKY.
2. Bi3bMiTbCA 3 BEPXHI0 YaCTUHY NPUCTPOIO 3CepeZMHN Ta NOCYHbTE i0ro Mo pyLy, AOKK
BHYTPILLHA NOBEPXHA He Oyze NoBHicTIo BigKpuTa (Man. 3). byabTe 06epexHi, Wob He
NOLIKOANUTYM NPUCTPIN HIFTAMM.
. Tlicna oroneHHs Akomora 6inbLLOT YaCTUHN AUCTANbHOTO KiHLA NPUCTPO, po3TaluyiiTe iforo
HaBNPOTY AUCTANBHOTO KiHLA KYKCH (man. 4).
3nerka HaTUCKaKuy, NOBHICTIO HACYHbTE NPUCTPIil 3HU3Y BropY Ha KiHLIBKY (Man. 5).
3acTepexeHHa. [lif yac HacyBaHHA NPUCTPOIO BropY Ha KiHLIBKY He TATHITb i He cMUKaiiTe
3a BepXHiil KiHewb naitHepa. Lie Moxe npu3BecTy 10 TUCKY Ha LKIpY, O CNPUYNHAE
yYTBOPEHHA nyxupis abo Bucuny.
. [lepeBipTe, un Hemae NoBIiTPAHIUX NpoLuapKiB. [pu BUABNEHHI NOBITPAHNX NPOLLAPKIB
NOBTOPHO YCTaHOBITb NPUCTPiil.

w

>
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6. lepekoHariTecs, L0 yl|iNbHIOBAY PO3TALIOBAHNI NPABUIbHO Ta FOPU3OHTANLHO MO BCiil
OKpyHocTi (man. 6).

HapsaraHHa rinb3un
1. 3nerka o6npuckaiiTe yLwinbHI0BaY N0 BCili OKPYXHOCTI Ta BCRPEAMHI FiNb31 3MaLLYBaNbHUM
cnpeem Iceross” Clean & Simple a60 nopi6HUM A5 NNaBHOr0 BCTaBeHHA (Man. 7).
Monepepenna. He HaHoCMTY 3MalLyBanbHuii CNpeii Ha LKIPY. YHUKaliTe noTpannaHHA
B 0Yi.
2. BupiHsiiTe npoTe3 i BcTaTe if0ro B rinb3y, BULITOBXYIou NoBiTps (Man. 8).
Mpumitka. AKwo WwKipa po3TaryeTbea binblue B 0auH 6ik, MacTUNbHa pifnHa Moxe byTn
HepiBHOMiPHO P03N0AINEHa N0 OKPYXKHOCTI yLLiNbHI0BaYa.
MpumiTka. AKwo nig yac HaAATaHHA NPOTE3a BUHMKAKTH TPYAHOLL, MOXNNBO, 3HAA06UTbCA
6inbLue 3maLLyBanbHOro 3acoby abo Knana 3anokoBaHo.

OyuwieHHs ma 002190

BaxnuBo LWOAHA UNCTUTY KYKCY. PekoMeHAYETbCA BUKOPUCTOBYBATI M'AKe PiAKe MU0 3i
36anaHcoBaHuM piBHeM pH, Lo He MicTUTb apomaTi3aTopiB i 6apBHUKiB. AKLLO WKipa cyxa,
HaHeCiTb NOCbitoH 3i 36anaHcoBaHUM piBHeM pH, L0 He MicTUTb apomaTin3aTopiB i 6apBHUKIB,
ANA KUBNEHHA Ta NOM AKLLIEHHA WKipu.

LLloaHA ounwyiiTe NpUCTPIlt NicNA BUKOPUCTAHHA Ta Nepes NepLUIMM BUKOPUCTAHHAM.
BuBepHitb npuctpiii Hagusopit (man. 3).

MuTu cnip pigkium Munom 3i 36anaHcoBaHum pisHem pH, Lo He MiCTUTb apomaTu3aTopiB

i 6apBHUKiB.

Mlicna MUTTA peTenbHO NPoMUiATe NPUCTPIi Tennolo BOAOH (Man. 9) Ta NPOMOKHITL Hacyxo
3060x 60KiB 6e380PCOBOI0 TKAHUHOIO.

[puCTpiil TaKoX MOXHa NpaTy B NpanbHili MawwmHi (40 °C) 3 BUKOPUCTAHHAM M'AKOTO
MUI0YOro 3aco6y Ta Npu HU3bKili LWBMAKOCTI BigXumy. OM'AKLYBaYi ANA TKAHWH,
Bif6inioBavi Ta iHLi 3aC061/PO3UNHIN ANA YNLLEHHA MOXYTb NPU3BECTI A0 NOLIKOAXKEHHA
NpUCTPOIO, i iX He CNif BUKOPUCTOBYBATH.

[lepes NOBTOPHUM BUKOPUCTAHHAM NPUCTPIiA CNiZ NPOCYLLUMTI NPOTATOM HOU.

3aBx/u noBepraiite npucTpii y HeilTpanbHuii CTaH 0Apasy nicna ounilenHs. He 36epiratn
HaBMBOPIT, OCKINbKM Lie MOXe NPU3BECTU A0 NOLUIKOAXKEHHA NPUCTPOL.

He cnip ningasatv npuctpiit BnauBy HagMipHoro Tenna abo CoHAYHOro CBITNA.

llepe/ BUKOPUCTAHHAM YLLiNbHIOBAY Ma€ 6yTI YUUCTUM i BiNbHUM Big 6pyAy.
MonepenkeHHA. HaamipHe NoTOBUAINEHHA MOXe NOripLwNTL CTabinbHiCTb i/abo dikcavito.
3HiMiTb NPUCTPIid i NPOCYLLiTh iA0r0 Ta KyKcy 3a He06XiAHOCTI.

3acrepemenna. (1if WOAHA CTEXUTI 32 CTAHOM LUKIPY. Y pa3i BUHUKHEHHA HE3BUYHNX
CMMNTOMIB NPUNUHITL BUKOPUCTAHHA MPUCTPOIO Ta HEraitHo 3BepHITbCA 10 MeMYHOro daxiBLA.
3acTepexeHHa. MaiiTe Ha yBa3i, L0 3B1YaiiHi no6yToBi 3aco6u abo 3acobu ANA BaHH MOXYTb
BUKNWUKATY NOAPA3HEHHA WKiPU a60 CNPUATI 10T BUHWKHEHHIO, HaNPUKNaa, MUno,
Z1e30710paHTy, napdymu, abpazusHi 3aco6u Ans UnLLEHHS, aepo30NbHi abo CIUPTOBMICHI cnpei.
3acrepemeHna. licna KOHTaKTY i3 CONOHOK Ta/abo XNOPOBAHOK BOAOK NPOMUIATE MPUCTPIil
MPOTOYHOI0 BOZOI0.

Ymogu HasKonuwHb020 cepedosuiya

MpucTpiil 6e3neynuil Ans BUKOPUCTAHHA 3 06ePEXHICTIO 3 BOLOHENPOHUKHUMU KOMNOHEHTaMU.
Monepep:Kenna. Micna 3aHypeHHA NPUCTPOIO Y BOAY HOr0 HEOOXIAHO 3HATH, @ KYKCY, Wap
naitHepa, Lo KOHTAKTYE 3i LWKipolo, i rinb3y NpocywwuTy Nepes xoab6oto.

Monepepkenna. Oikcalia nopyLuyeTbca, AKLLO BOAA NOTPANAAE MiX LUKIPOIO Ta NPUCTPOEM
b0 ywinbHioBauem i rinb3oto.

3acTepeeHHA. YacTuii KOHTAKT i3 CONOHOI0 Ta/ab0 XN0POBaHOI BOAOIO MOXeE HeraTUBHO
BMIMHYTI Ha AOBrOBIYHICTb NPUCTPOD.
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HOMNOMIMKHI NPUCTPOI

3a3HayeHi fani akcecyapu MoXHa BUKOPUCTOBYBATU B MOEAHAHHI 3 YLL{iNbHIOBANbHUMY
naiinepamu Ossur.

[JlonaTKoBi BiAOMOCTI, HaNpuKNag, WoAO PO3MipiB, MOXHA 0TPUMATH B KaTanosi Ossur.

Iceross’ Distal Cup

Mpuctpiit ABNAE c0bOt0 NpoTe3HNI iHTEPPeiic, NpU3HAYEHNIE ANA BUKOPUCTAHHA B CKNaji
CUCTeMM, LLI0 3aMIHIOE BTPAUeHY HIKHIO KiHLBKY.

MpucTpiit 3a6e3neuye f0AaTKOBY aMOPTH3aLito ANA ANCTANbHO KOHIYHMX KIHLIBOK i3 nOraHum
MOKPUTTAM M'AKUMM TKaHHaMK. BiH Bignogiaae dopmi kykcu it Tomy Mmoxe
BUKOPUCTOBYBATUCA B AKOCTi 3aMOBHIOKYOT0 eNleMeHTa A 3a6€3neueHHA MOBHOI0 KOHTAKTY
MiX CUAIIKOHOBUM NaitHEPOM | KYKCOH0.

[1nA npaBMAbHOTO NPUNAcyBaHHA NPUCTPOI BUKOHAIATE Taki Aii:

. BumipaiiTe OKpyXXHICTb KyKCU Ha 4 CM BULLE AUCTaNbHOTO KiHuA (man. 1).

. Tlip6epiTb NpUCTpiit Ha o4nH abo ABa Po3Mipu MeHLLII 33 BUMipAHUIE po3Mmip.

. HaparHiTb npucTpiit 6e3nocepesHbo Ha KiHLIBKY.

. Tig yac BUKOpMCTaHHA NaliHepa B NOEAHAHHI 3 ANCTANbHOI0 YALUKOK BUMiPIOBaHHA
naiiHepa C1if BUKOHYBATY 3i BCTAHOBNIEHOK AMCTANbHOK YaLLKOK (TOOTO, HaA AUCTANbHOK
YaLLKoHW).

. Bubepitb npaBunbHuii po3mip naitHepa, BUXOAAUN 3 BAMIPIOBAHHS, OTPUMAHOTO 3i
BCTAHOBJIEHOI0 ANCTASIbHOIO YaLLKOK.

Mpumitka. IHdopmaLito LWOAO LWOAEHHOTO AOTNAAY AUB. Y PO3AINI <IHCMPYKYIT 3 YuweHHs ma

0027120)».
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Iceross’ Pads

MpucTpiit ABNA€ coboto npoTe3Huii iHTepeiic, Npu3HaueHuit AnA BUKOPUCTAHHA B CKnagi
CUCTEMI, LLIO 3aMiHIOE BTPAYEHY HIKHIO KiHLiBKY.

MpucTpiil MoXe BUKOPUCTOBYBATUCA ANA PEryioBaHHA 06'eMy npoTe3a, o6 TUMYaCcoBo
KOMNeHcyBaTy BTpayeHuil 06'eM AUCTANbHOTO KiHLA, @ TAKOX ANA OLiHIOBAHHA AUCTANbHOTO
KOHTaKTY Mifl YaC NpUNacyBaHHA KOHTPONLHOI Finb3Nn.

Po3TaluyiiTe nigknagKky Ha AUCTanbHOMY KiHi naiiHepa abo rinb3n.

MpumiTKa. IHpopMmaLlito W0z LWOAEHHOT0 AOrNARY AUB. Y PO3AiNi «IHCMPYKUIT3 YuweHHs ma
002180y».

Iceross Seal-In’ Socks
MpucTpiil npu3Hauenmit ANA BUKOPUCTAHHA 3 METOK 3MEHILEHHA 06'eMy KyKcu.
AKw0 y navienTa cnocTepiraeTbcA nopyLLeHHA dikcauii, CNpUUMHeHe KoNUBAHHAMM 06'emy
KyKCI, MOXHA HaTATHYTY Ha NaiiHep 0fHY abo AeKinbKa WKapneTok, 106 BiAHOBUTI
NpUNAraHHA rinbu.
3acrepemeHHA. fKLLO0 KoNMBaHHA 06'eMy He MOXYTb ByTH HaNEXHUM YUHOM KOMNEHCOBaHI
B TaKwil cnoci6, rinb3y HeobxiaHo byae nepepobuTH Ao BiANOBIAHO 3MEHLLEHNX PO3MIpIB.
« [oBHiCTI0 NepeBepHiTh yLWinbHIOBAY y ANCTanbHOMY HanpamKy (man. 10).
« Hararyiite npuctpili Ha nepeBepHyTHiA yLLiNbHIOBaY, AOKV ANCTANbHUI KiHeLb LWKapNeTKi He
ONVHUTBCA Ha OZIHOMY PiBHI 3 MPOKCUMANBHUM KPAEM BEPXHBOTO YLLinbHIoBaua (man. 11).
+ BipropHiTb ywinbHioBay Ha KiHui wkapnetku (man. 12).
« HaparHiTb npotes Ak 3a3Buyaii.
3acrepemeHna. Lo WKapneTka byae po3TalioBaHa noBepx yLLinbHI0Baua, Lie MoXe
NpU3BeCTI A0 BTPaTH ikcauii.
MatwunHe npanHa 3a Temnepatypu Makcumym 40 °C AnA CBITAUX TKaHWH. He cywuT
B CyLIMAbHOMY 6apabaHi.

NOBIAOMUTH NPO CEPHO3HUI IHLMAEHT
MNpo 6yAb-AKWii cepiio3HNi iHLMAEHT, NOB'A3aHWIA i3 NPUCTPOEM, CNiAl NOBIAOMAATY BUPOBOHMKA
Ta BifANOBIfHi OpraHu.
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YTUI3ALIA
MpucTpiid i ynakoBKy HeobXiAHO yTUAI3yBaTH BIANOBIAHO A0 BiANOBIAHMX MicLeBuX abo
HaLliOHaNbHUX eKONOTIYHIX HOPM.

BIANOBIAANbHICTb

Mpote3Hi npuctpoi Ossur po3pobneni Ta niaTBepAeHi Sk 6e3neuHi Ta CymicHi B NOEAHaHHI 0aANH
i3 0iHUM Ta iHAMBIAYaNni30BaHUMI NPOTE3HUMY FiNb3amu 3 afanTepamu Qssur, a Takox nig yac
BMKOPVCTaHHA BiANOBIAHO A0 iXHbOr0 NPU3HAYEHHA.

QOssur He Hece BigNOBiZaNbHOCTI 3a TaKe:
« 06cnyroByBaHHA NPUCTPOIO He BiAOYBaNoCA BiANOBIAHO A0 IHCTPYKLIT 3 BAKOPUCTAHHA.
+ Mpunag 3i6paxuii i3 KoMNAEKTYHUMX IHLLUX BUPOOHMKIB.
« [pucTpili BUKOPUCTOBYBABCA N03a peKOMeHA0BAHUMM YMOBaMIN BUKOPUCTAHHA, chepoto
3aCTOCYBaHHA abo yMOBaMM HaBKONULLHBOTO CEPefiOBMLLA.
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