ENGLISH

« Material: Aluminum
« Weight Limit: 45kg
« Weight: 36g

« Build Height: 7mm

Torque Loctite
Pinch Bolt 5Nm 243
Mounting Screws 6 Nm 243

For secure fastening use the loctite recommended and apply rated
torque twice.

Pinch Bolt must be positioned anteriorly on the prosthesis. Rotate
adapter to the appropriate degree while maintaining maximum
thread engagement.

« 2year limited warranty

Rated to 45 kg/100 Ibs, for normal use

ISO10328-P3-45kg*) /N

¥ Body mass limit not to be exceeded!

For specific conditions and limitations of use
A see manufacturer’s written instructions on
intended use!

A weatherproof device allows use in a wet and/or humid
environment but does not allow submersion. Fresh water
splashing against the enclosure from any direction shall have no
harmful effect. Dry thoroughly after contact with fresh water. Fresh
water: Includes tap water. Excludes salt and chlorinated water.

DEUTSCH

« Material: Aluminium
« Gewichtslimit: 45 kg
« Gewicht: 36 g

« Bauhshe: 7mm

Drehmoment Loctite
Klemmbolzen 5Nm 243
Befestigungsschraube | 6 Nm 243

Verwenden Sie fiir eine sichere Fixierung das empfohlene Loctite
und wenden Sie das Nenndrehmoment zweimal an.

Die Klemmschraube muss sich auf der Vorderseite der Prothese
befinden. Den Adapter um den erforderlichen Grad drehen, wobei

er maximal mit dem Gewinde verschraubt bleibt.
« Garantie: 2 Jahre

Ausgelegt fiir 45 kg bei normaler Belastung

ISO10328-P3-45kg*) AN\

¥ Maximale Korpermasse nicht tiberschreiten!

Fir bestimmte Gebrauchsbedingungen- und
A Beschrénkungen siehe schriftliche Herstelleran
leitung hinsichtlich des Verwendungszwecks!

Eine wetterfeste Orthese gestattet den Einsatz in nasser und
feuchter Umgebung, aber kein Eintauchen. Aus irgendwelchen
Richtungen gegen das Gehiduse spritzendes Frischwasser hat
keine schadliche Wirkung. Nach Kontakt mit Frischwasser
griindlich trocknen. Frischwasser: Inklusive Leitungswasser.
Ausgeschlossen sind Salz und Chlorwasser.

FRANCAIS

« Matériau: Aluminium
« Poids limite: 45 kg

« Poids: 36 g

« Encombrement: 7mm

Couple de serrage Loctite
Vis de serrage 5Nm 243
Vis de montage 6 Nm 243

Pour garantir une bonne attache, utiliser 'adhésif recommandé et
serrer deux fois.

La vis de serrage doit étre placée a la face antérieure de la
prothése. Régler la rotation de | “adaptateur tout en conservant un
engagement maximum du filetage.

« Garantie: 2ans

45 kg/100 Ib nominal, pour une utilisation normale.

ISO10328-P3-45kg*) AN\

¥*) Limite de masse corporelle a ne pas dépasser !

En cas d'utilisation spécifiques ou pour connaitre
A les limitations d'utilisation, consulter les
consignes d'utilisation écrites du fabricant.

Un dispositif résistant aux intempéries qui peut étre utilisé dans
un environnement humide, mais qui ne peut pas étre immergé.
Les éclaboussures d’eau douce sur le dispositif n'ont normalement
aucun effet négatif. Séchez soigneusement le dispositif aprés

tout contact avec de I'eau. Eau douce : y compris I'eau du robinet.
Exclut I'eau salée et I'eau chlorée.

ESPANOL

« Material: Aluminio.

« Peso limite: 45kg.

« Peso de la pieza: 36gr.
« Altura: 7mm.

Par de Apriete Loctite
Tornillo de fijacién 5Nm 243
Tornillos de unién 6 Nm 243

Para lograr una fijacién segura, utilice el loctite recomendado y
aplique dos veces el par de ajuste indicado.

Por comodidad sittie el tornillo de fijacién en |a parte anterior en
la prétesis. Para ello gire el adaptador lo necesario manteniendo el

mayor grado de rosca posible.
« Garantia: Limitada a 2 afios

Soporta un peso maximo de 45 kg/100 Ib con un uso normal.

IS0 10328 -P3-45kg®) A\

*) no debe excederse el limite de masa corporal.

Para condiciones especificas y limitaciones de so,
A consulte las instrucciones escritas del fabricante
sobre el uso previsto.

Un dispositivo resistente a condiciones climdticas adversas es
apto para su uso en ambientes htimedos pero no se puede
sumergir. Las salpicaduras de agua dulce desde cualquier
direccién contra la estructura no tendrén efectos nocivos. Secar
completamente después de estar en contacto con agua dulce.
Agua dulce: incluye el agua del grifo. Excluye agua saladay
clorada.

ITALIANO

« Materiale: Alluminio

« Peso corporeo massimo: 45 kg
e Peso: 36g

« Altezza della struttura: 7 mm

Torsione Loctite
Bullone di serraggio 5Nm 243
Viti di montaggio 6 Nm 243

Per fissarlo, utilizzare il prodotto Loctite consigliato e applicare la
torsione nominale due volte.

Il bullone di serraggio deve essere posizionato sulla parte

anteriore della protesi. Ruotare | “adattatore dell “angolazione

appropriata, mantenendolo completamente avvitato al filetto.
« Garanzia limitata: 2 anni

Valutato per impieghi normali a 45 kg/100 Ibs.

ISO10328-P3-45kg*) /N

*) I limite di massa corporea non deve essere
superato!

é Per le condizioni e le limitazioni di uso specifiche
consultare le istruzioni scritte fornite dal produttore
per l'uso previsto.

Un dispositivo resistente alle intemperie consente I'uso in un
ambiente bagnato e/o umido, ma non la sommersione. Gli
spruzzi d’acqua dolce provenienti da qualsiasi direzione contro la
superficie esterna non avranno alcun effetto dannoso. Asciugare
bene dopo il contatto con 'acqua dolce. Acqua dolce:

comprende 'acqua del rubinetto. Esclude 'acqua salata

o addizionata di cloro.

DANSK

« Materiale: Aluminium
« Maximum vaegt: 45 kg
e Veegt: 36 g

« Bygningshgjde: 7 mm

Drejningmoment Loctite
Spandbolt 5Nm 243
Monteringsskruer 6 Nm 243

Brug den anbefalede loctite, og anvend klassificeret moment to
gange for at opna sikker fastspaending.

Spandbolten skal bagud i forhold til protesen. Drej adapteren, og
sorg for at der er maksimal kontakt med gevindet.
« Garanti: 2 ars begraenset garanti

Dimensioneret til 45 kg. Til normal brug.

ISO10328-P3-45kg®) A\

*) Kropsvaegtgraense ma ikke overstiges!

Se fabrikantens skriftlige instruktioner om
A pataenkt anvendelse for specifikke betingelser
og begraen sninger for brug!

En vejrbestandig anordning tillader brug i et vadt og/eller fugtigt
miljg, men tillader ikke neddykning. Ferskvandsprgjt mod
lukningen fra enhver retning har ingen skadelig virkning. Ter
grundigt efter kontakt med ferskvand. Ferskvand: Omfatter ogsa
postevand. Eksklusiv salt- og klorvand.

SVENSKA

« Material: Aluminum
« Viktbegrinsning: 45kg
. Vikt: 36g

« Bygghsjd: 7mm

Moment Loctite
Klamskruv 5Nm 243
Fastskruv 6 Nm 243

Fér siker fistning anvind rekommenderad Loctite och anbring det
nominella vridmomentet tva ganger.

Klamskruven skall placeras pa framsidan av protesen. Rotera
adaptern till 6nskat lige med maximalt antal géingor i ingrepp.
« Garanti: 2 ars begrinsning

Godkand fér upp till 45 kg, fér normal anvandning.

ISO 10328 -P3-45kg®) A\

*) Maximal kroppsmassa far inte 6verskridas!

anvandningen, se tillverkarens skriftliga

: For sarskilda villkor och begransningar for
instruktioner!

En viaderbestindig enhet som kan anvindas i vata och/eller
fuktiga miljder. Fa inte sidnkas ner i vatten. Stink av sétvatten bor
inte paverka hsljet. Torka noggrant av produkten efter kontakt med
sétvatten. Sétvatten: Inkluderar kranvatten. Exkluderar salt och
klorerat vatten.



NEDERLANDS

« Materiaal: Aluminium
« Gewichtslimiet: 45kg

« Gewicht: 36g

« Inbouwhoogte: 7mm

Aandraaien Loctite
Klembout 5Nm 243
Opzetschroeven 6 Nm 243

Gebruik voor het goed vastzetten de aanbevolen loctite en pas de
vastgestelde torque twee keer toe.

De klembout moet op de voorkant van de prothese geplaatst
worden. Draai de adapter tot de toepasselijke gradatie, met

behoud van de maximale schroefdraad aanzethoogte.
« Garantie: 2 jaar beperkt

Belastbaar tot 45 kg/100 Ib., voor normaal gebruik.

ISO10328-P3-45kg*) AN\

*) Lichaamsmassalimiet niet overschrijden!

lees de schriftelijke instructies van de fabrikant

j Voor specifieke voorwaarden en beperkingen,
aangaande het aanbevolen gebruik!

Een weerbestendig apparaat staat gebruik toe in een natte en / of
vochtige omgeving, maar is niet geschikt voor onderdompeling.
Zoetwater spatten tegen de behuizing vanuit elke richting zal geen
schadelijke gevolgen hebben. Goed afdrogen na contact met
zoetwater. Zoetwater: Inclusief leidingwater. Exclusief zout en
chloorwater.

PORTUGUES

« Material: Aluminio

« Limite de Peso: 45kg

« Peso: 36g

« Altura de Montagem: 7mm

Torque Loctite
Perno de Aperto 5Nm 243
Parafusos de Montagem | 6 Nm 243

Para uma fixagdo segura, utilizar o Loctite recomendado e aplicar
duas vezes a forca de aperto nominal.

O Perno de Aperto tem de ser colocado na prétese numa posicao
anterior. Rode o adaptador até ao grau adequado, enquanto

mantém o engate da rosca no maximo.
« Garantia: Limite 2 anos

Classificado para 45 kg/100 Ibs, para utilizagdo normal.

ISO10328-P3-45kg*) /N

*) O indice de massa corporal ndo pode ser
ultrapassado.

Para condigbes e limitagoes de uso especificas
consulte o manual do fabricante sobre o uso
pretendido.

Um dispositivo a prova de intempéries permite o uso num
ambiente molhado e/ou hdmido, mas ndo permite a submersao.
Os salpicos de dgua limpa sobre o invélucro, provenientes de
qualquer dire¢do, n3o terdo efeitos nocivos. Seque
cuidadosamente apés contato com dgua limpa. Agua limpa: inclui
dgua da torneira Exclui sal e 4gua clorada.
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EN - Caution: Ossur products and components are designed and tested according
to the applicable official standards or an in-house defined standard when no official
standard applies. Compatibility and compliance with these standard is achieved only
when Ossur products are used with other recommended Ossur components. If
un-usual movement or product wear is detected in a structural part of a device at any
time, the patient should be instructed to immediately discontinue use of the device
and consult his/her clinical specialist. This product has been designed and tested
based on single patient usage. This device should NOT be used by multiple patients.
If any problems occur with the use of this product, immediately contact your medical
professional.

DE - Hinweis: Ossur-Produkte- und Bauteile werden nach ihrer Entwicklung nach
anwendbaren offiziellen Normen, oder bei Nichtvorliegen offizieller Normen, nach
betriebsinternen Normen gepriift . Die Kompatibilitat mit bzw. die Einhaltung dieser
Normen ist nur méglich, wenn die Ossur-Produkte mit anderen empfohlenen Ossur-
Komponenten verwendet werden. Sollte in einem strukturellen Teil der Vorrichtung
irgendeine ungewohnte Bewegung oder Produktverschleif auftreten, ist der Patient
darauf hinzuweisen, die Benutzung der Vorrichtung auf der Stelle einzustellen und
seinen Arzt oder Orthopidietechniker zu konsultieren. Dieses Produkt wurde fiir den
Einsatz an ein und demselben Patienten entwickelt und gepriift. Die Vorrichtung darf
NICHT an anderen Patienten eingesetzt werden. Sollten beim Tragen dieser
Vorrichtung irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie auf der Stelle den
Arzt.

FR - Attention: Les produits et composants Ossur sont congus et testés selon les
normes officielles standards ou selon une norme interne définie dans le cas ou
aucune norme officielle ne s’applique. La compatibilité et le respect de ces normes
ne sont obtenus que lorsque des produits et composants Ossur sont utilisés avec
d’autres composants recommandés par Ossur. En cas de mouvement inhabituel ou
d'usure de la partie structurelle d'un dispositif, le patient doit immédiatement arréter
de l'utiliser et consulter son spécialiste clinique. Attention : Ce produit a été congu et
testé pour étre utilisé par un patient unique et n’est pas préconisé pour étre utilisé
par plusieurs patients. En cas de probleme lors de 'utilisation de ce produit,
contactez immédiatement un professionnel de santé.

ES — Atencién: Los productos y componentes de Ossur han sido disefiados y
probados segtin la normativa oficial aplicable o, en su defecto, una normativa
interna definida. La compatibilidad y conformidad con dicha normativa solo estd
garantizada si los productos y componentes de Ossur se utilizan junto con otros
componentes recomendados o autorizados por Ossur. Es necesario notificar al
paciente que, si en algin momento detecta un desplazamiento inusual o desgaste
en una de las partes estructurales de un dispositivo, debe cesar de inmediato su uso
y consultar con su especialista clinico. Este producto ha sido disefiado y probado
para su uso en un solo paciente, por lo que no se recomienda su uso por parte de
diversos pacientes. Si se produce algtin problema derivado del uso este producto,
péngase en contacto inmediatamente con su especialista clinico.

IT — Avvertenze: | prodotti ed i componenti Ossur sono stati progettati e collaudati
conformemente agli standard ufficiali applicabili o a uno standard interno in
mancanza di standard ufficiali applicabili. La compatibilita e la conformita a tali
norme sono garantite solamente se i prodotti Ossur sono utilizzati in combinazione
con altri componenti Ossur consigliati. Qualora una parte strutturale del dispositivo
mostri segni di usura anche meccanica, informare |'utente di sospendere
immediatamente |'uso della protesi e di consultare il proprio tecnico ortopedico.
Questo prodotto & stato progettato e collaudato per essere utilizzato da un singolo
utente e se ne sconsiglia I'impiego da parte di piu utenti. In caso di problemi
durante l'utilizzo del prodotto, contattare immediatamente il medico di fiducia.

DA - Forsigtig: Ossur produkter og -komponenter er udviklet og afprovet i henhold
til de geeldende officielle standarder eller en brugerdefineret standard, hvis der ikke
findes en geeldende officiel standard. Kompatibilitet og overensstemmelse med disse
standarder opnas kun, nar Ossur produkter anvendes sammen med andre
anbefalede Ossur komponenter Hvis der nar som helst konstateres en usadvanlig
bevzgelse eller slitage af produktet i en strukturel del af enheden, skal patienten
instrueres til omgaende at holde op med at anvende den pagaeldende protese og
kontakte den behandlende kliniske specialist. Forsigtig: Dette produkt er beregnet og
afprovet til at blive brugt af en patient. Det frarades at bruge produktet til flere
patienter. Kontakt din fysioterapeut eller laege, hvis der opstar problemer i
forbindelse med anvendelsen af dette produkt.

SV — Var forsiktig! Ossur-produkter och -komponenter har konstruerats och testats
sa att de uppfyller tillaimpliga industristandarder eller lokala standarder dir det inte
finns officiella standarder. Kraven i dessa standarder uppfylls endast nar Ossur-
produkter anvinds med andra rekommenderade Ossur-produkter- Patienten ska
instrueras att omedelbart avbryta anviandningen av produkten och radgéra med sin
kliniska specialist om han/hon uppticker en ovanlig rérelse eller slitage pa nagon av
produktens konstruktionsdelar, Var forsiktig: Produkten har utformats och testats
baserat pa anvindning av en enskild patient och rekommenderas inte for
anvindning av flera patienter. Om det skulle uppsta problem vid anvéndning av
produkten ska du omedelbart kontakta din |ikare.

NL - Opgelet: Ossur producten en onderdelen zijn ontworpen en getest naar
toepasselijke, officiéle maatstaven of naar onze eigen normen wanneer er geen
officiéle maatstaven beschikbaar zijn. Compatibiliteit en naleving van deze normen
wordt alleen verkregen wanneer Ossur producten en onderdelen met andere
aanbevolen Ossur producten of goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Als de
patiént abnormale beweging of slijtage van een structureel onderdeel van de
prothese ontdekt, moet hij/zij het gebruik van het product onmiddellijk staken en
contact opnemen met zijn/haar klinisch specialist. Dit product is ontworpen en
getest voor één gebruiker. Gebruik van dit product door meerdere patiénten wordt
afgeraden. Neem bij problemen met dit product contact op met uw medische
zorgverlener.

PT — Atencdo: Os produtos e componentes da Ossur sao fabricados e testados de
acordo com as normas oficiais aplicdveis ou normas internas definidas quando nao
seja aplicdvel nenhuma norma oficial. A compatibilidade e a conformidade com
estas normas apenas s3o alcangadas se os produtos da Ossur forem utilizados com
outros componentes recomendados pela Ossur. Se a qualquer momento for
detetado algum movimento estranho ou desgaste na estrutura de um dispositivo, o
paciente deve ser instruido a interromper de imediato o uso do dispositivo e
consultar o seu especialista clinico. Este produto foi fabricado e testado com base
na utilizag@o por um tnico paciente e ndo deve ser utilizado em muiltiplos pacientes.
Caso ocorra algum problema com a utilizagdo deste produto, entre imediatamente
em contato com o seu especialista clinico.
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Ossur Americas
27051 Towne Centre Drive

Foothill Ranch, CA 92610, USA

Tel: +1 (949) 382 3883
Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Ossur UK Ltd

Unit No 1, S:Park
Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 065 065
ossuruk@ossur.com

Ossur Europe BV

De Schakel 70

5651 GH Eindhoven
The Netherlands

Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Ossur Deutschland GmbH
Augustinusstrasse 11A
50226 Frechen
Deutschland

Tel: +49 (0) 2234 6039 102

info-deutschland@ossur.com
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Ossur hf.
Griéthals 1-5
110 Reykjavik
Iceland
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Ossur Canada

2150 - 6900 Graybar Road
Richmond, BC

V6W OAS , Canada

Tel: +1 604 241 8152

Ossur Nordic

Box 770

91 27 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

Ossur Iberia S.L.U

Calle Caléndula, 93 -
Miniparc Ill

Edificio E, Despacho M18

28109 El Soto de la Moraleja,

Alcobendas

Madrid - Espana

Tel: 00 800 3539 3668
orders.spain@ossur.com
orders.portugal@ossur.com

Ossur Europe BV - Italy
Via Baroaldi, 29

40054 Budrio, Italy

Tel: +39 05169 20852
orders.italy@ossur.com
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Ossur APAC

2F, W16 B

No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 21 6127 1707
asia@ossur.com

Ossur Australia

26 Ross Street,

North Parramatta
NSW 2151 Australia
Tel: +61 2 88382800
infosydney@ossur.com

Ossur South Africa

Unit4 &5

3 on London

Brackengate Business Park
Brackenfell

7560 Cape Town

South Africa

Tel: +27 0860 838 123
infosa@ossur.com
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Instructions for Use

JUNIOR 4-HOLE ADAPTER
Product Number: AJ-122300



