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ENGLISH
Medical Device

DESCRIPTION
The device is a multi-blade prosthetic foot featuring a pre-compressed carbon spring.

The device consists of the following components (Fig. 1):
A. Pyramid
B. Middle blade
C. Heel foam
D. Bottom blade
E. Pre-compressed carbon spring
F. Grip pads
The device must be used with a foot cover.

INTENDED USE

The device is intended as a part of a prosthetic system that replaces the foot and ankle function of
amissing lower limb.

Suitability of the device for the prosthesis and the patient must be evaluated by a healthcare
professional.

The device must be fitted and adjusted by a healthcare professional.

Indications For Use and Target Patient Population
« Lower limb loss, amputation, or deficiency
« No known contraindications
The device is for low to high impact use, e.g., walking and occasional running.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Warning: Use of a lower limb prosthetic device carries an inherent risk of falling which may lead
toinjury.

The healthcare professional should inform the patient about everything in this document that is
required for safe use of this device.

Warning: If there is a change or loss in device functionality, or if the device shows signs of
damage or wear hindering its normal functions, the patient should stop using the device and
contact a healthcare professional.

The device is for single patient use.

DEVICE SELECTION

Verify that selected variant of the device is suitable for the impact level and weight limit
according to the following table.

Warning: Do not exceed weight limit. Risk of device failure.

Incorrect category selection may also result in poor device function.

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Weight kg

Weight Ibs

Low Impact Level

Size 22-24 1 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A
Size 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Size 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9




45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Moderate Impact Level

Weight kg

Weight Ibs

Size 22-24 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A
Size 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A
Size 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A
High Impact Level
Size 22-24 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A N/A
Size 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A N/A
Size 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A N/A
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
Foot Cover (Fig. 2)

Warning: Using the device without a foot cover may result in a fall.

To don the foot cover:
1. Open the snaps and pull the heel section down.
2. Insert the foot into the foot cover.
3. Make sure the bottom blade end is inside the heel groove.
4. Close both snaps.

To doff the foot cover:
1. Open the snaps and pull the heel section down.
2. Remove the foot.

Prosthesis

Assemble prosthesis with applicable devices.

Warning: Risk of structural failure. Components from other manufacturers have not been tested
and may cause excessive load on the device.

Warning: Ensure proper attachment by following the applicable device assembly instructions.
Remove the Pyramid Protector during final fitting.

Caution: The Pyramid Protector may have sharp edges.

ALIGNMENT INSTRUCTIONS
Bench Alignment (Fig. 3)
Alignment Goal
Alignment reference line (B) should:
« pass through midpoint of socket at either the patellar tendon level or at the ischial tuberosity
level (D).
- fall at the 1/3 mark on the inside of the foot cover (C).
Note: Prioritize knee alignment over foot alignment if there is a mismatch.

Alignment Instructions

. Position the foot so that the alignment reference line (B) falls at the 1/3 mark on the inside of
the foot cover (with the foot cover and shoe on). Consider the external rotation of the foot.

. Use the applicable adapters to connect either the socket or the knee to the foot and establish
the correct knee center height.

. If using a prosthetic knee: Position knee according to knee alignment instructions

On the lateral side of the socket, make a first mark (alignment reference point) at

the midpoint of the socket at either patellar tendon level or the ischial tuberosity level (D).

Make a second mark at the midpoint of the socket distally (E). Draw a line through both marks.
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5. Position the socket so the alignment reference line (B) goes through the alignment reference
point (D).

6. Set the correct socket angles for flexion/extension and abduction/adduction.

7. Ifusing a prosthetic knee: Use the applicable adapters to connect the socket to the prosthesis.

Static Alignment
« Make sure the patient stands with equal weight on both legs.
« Check for correct prosthesis length.
« Checkinternal / external rotation.
« Check for correct load on toe and heel.

Dynamic Alignment
Ensure the patient is familiar with the functioning of the device.
The heel to toe action can be influenced by:

+ Heel Stiffness

« Anterior-Posterior positioning of device

+ Dorsi-Plantarflexion

+ Shoe Characteristics

Consider the following actions if needed:

Symptoms
« Device comes to flat position too early (patient feels he/she is sinking into a hole)
« Climbing over the toe requires extra energy
« Toe feels too stiff
+ Knee hyperextends

Action
+ Check Wedge instructions (if applicable)
« Shift socket anterior (or device posterior)
« Consider dorsiflexion
+ Check heel of the shoe and shoe performance

Symptoms
+ Rapid heel to toe movement
« Poor control over prosthesis at initial contact
+ Minimal energy return feeling
« Too little push off from the toe
+ Knee becomes unstable

Action
+ Check Wedge instructions (if applicable)
« Shift socket posterior (or device anterior)
« Consider plantarflexion
« Check heel of the shoe and shoe performance

Heel Wedge

Heel wedges are used to increase heel stiffness. They can be used for short or long time.
Toinstall heel wedge, load the toe of the foot and push wedge in place. Make sure that the wedge
tab fits into the groove of the Heel foam (Fig. 4).

To remove heel wedge, load the toe of the foot and pull wedge out.

USAGE

Cleaning and Care

Remove foot cover to clean. Rinse with water and remove all sand, dust, and dirt from foot and
foot cover. Dry with a cloth after cleaning.



Environmental Conditions

The device is Waterproof.

A Waterproof device can be used in a wet or humid environment and submerged in up to
3-meter-deep water for a maximum of 1 hour.

It can tolerate contact with: Salt water, chlorinated water, perspiration, urine, and mild soaps.

It can also tolerate occasional exposure to sand, dust, and dirt. Continuous exposure is not allowed.
Dry with a cloth after contact with fresh water or humidity.

Clean with fresh water after exposure to other liquids, chemicals, sand, dust, or dirt and dry with
acloth.

MAINTENANCE
The device and the overall prosthesis should be examined by a healthcare professional. Interval
should be determined based on patient activity.

Noise from Foot
Noise may occur if sand or debris is present in device. In that case, clean device and foot cover. If
noise persists, a Spectra sock can be used to eliminate noise between device and foot cover.

REPORT OF SERIOUS INCIDENT
Any serious incident in relation to the device must be reported to the manufacturer and relevant
authorities.

DISPOSAL
The device and packaging must be disposed of in accordance with respective local or national
environmental regulations.

LIABILITY

Ossur prosthetic devices are designed and verified to be safe and compatible in combination with
each other and custom-made prosthetic sockets with Ossur adapters, and when used in
accordance with their intended use.

Ossur does not assume liability for the following:
- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
« Device assembled with components from other manufacturers.
« Device used outside of recommended use condition, application, or environment.

Compliance
This device has been tested according to IS0 10328 standard to two million load cycles.
Depending on patient activity this may correspond to 2-3 years of use.

150 10328Label
Category Weight (Kg) Moderate Impact Label Text
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg

*Actual test loads reflect maximum body mass




1SO 10328 - “P” - “m”kg ¥) AN\

*  Body mass limit not to be exceeded!

For specific conditions and limitations of use
A see manufacturer’s written instructions on
intended use!

DEUTSCH
Medizinprodukt

BESCHREIBUNG
Bei dem Produkt handelt es sich um einen Prothesenfuf3 mit mehreren Carbonfedern und
vorkomprimierter Carbonfeder.

Das Produkt besteht aus den folgenden Bauteilen (Abb. 1):
A. Pyramide

B. Mittlere Carbonfeder

C. Fersenschaum

D. Untere Feder

E. Vorkomprimierte Carbonfeder

k. Grip Polster

Das Produkt muss mit einem FuBcover verwendet werden.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist als Teil eines Prothesensystems vorgesehen, das die FuBund Kndchelfunktion
einer fehlenden unteren Extremitat ersetzt.

Die Eignung des Produkts fiir die Prothese und den Patienten muss von einer
orthopédietechnischen Fachkraft beurteilt werden.

Das Produkt darf nur von einer orthopéadietechnischen Fachkraft angelegt und angepasst werden.

Indikationen fiir die Verwendung und Ziel-Patientengruppe
« Verlust der GliedmaRen untere Extremitat, Amputation oder Fehlbildung
« Keine bekannten Kontraindikationen
Das Produkt ist fiir geringe bis starke Belastung, z. B. Gehen und gelegentliches Laufen, geeignet.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Die Verwendung einer Prothese fiir eine untere Extremitat birgt ein inhdrentes
Sturzrisiko samt der damit verbundenen Verletzungsgefahr.

Die orthopadietechnische Fachkraft sollte den Patienten iiber alle in diesem Dokument genannten
Aspekte informieren, die fiir die sichere Verwendung dieses Produkts erforderlich sind.
Warnung: Wenn sich die Funktionsweise des Produkts verandert, die Funktion beeintréchtigt ist
oder wenn das Produkt Anzeichen von Beschadigung oder Verschleil aufweist, die einer
ordnungsgeméfen Verwendung entgegenstehen, darf der Anwender das Produkt nicht
weiterverwenden und muss sich an eine orthopadietechnische Fachkraft wenden.

Dieses Produkt ist nur fiir die individuelle Anwendung am einzelnen Patienten bestimmt.

PRODUKTAUSWAHL

Priifen Sie, ob die gewahlte Variante des Produkts fiir den Belastungslevel und die
Gewichtsgrenze gemdR der folgenden Tabelle geeignet ist.

Warnung: Die Gewichtsgrenze nicht iiberschreiten. Risiko fiir ein Versagen des Produkts.

Die Auswahl einer nicht zutreffenden Kategorie kann sich auch nachteilig auf die Funktion des
Produkts auswirken.



45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Gewicht (kg)
52 59 68 77 88 100 116 130 147 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-

icht I
Gewicht(Ibs) | 11c | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Geringe Belastung

GroRe 22-24 1 1 2 3 4 5 6 N.V. NV | NV

GroRe 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

GroRe 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Mittlere Belastung
GroRe 22-24 1 2 3 4 5 6 NV | NV | NV NV
GroBe 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N.V.

GroBe 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N.V.

Hohe Belastung

GroRe 22-24 2 3 4 5 6 NV | NV | NV | NV | NV
GroRe 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 NV | NV
GroRe 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 NV | NV
MONTAGEANWEISUNG

FuBcover (Abb. 2)
Warnung: Die Verwendung des Produkts ohne FuBcover kann zu Stiirzen fiihren.

Anlegen des FuBcovers:
1. Offnen Sie die Druckkndpfe und ziehen Sie das Fersenteil nach unten.
2. Fiihren Sie den FuB in das FuBcover ein.
3. Stellen Sie sicher, dass sich das Ende der unteren Feder innerhalb der Fersennut befindet.
4. SchlieBen Sie beide Druckkndpfe.

Ablegen des FuBcovers:
1. Offnen Sie die Druckkndpfe und ziehen Sie das Fersenteil nach unten.
2. Entfernen Sie den FuB.

Prothese

Montieren Sie die Prothese mit den entsprechenden Produkten.

Warnung: Gefahr eines strukturellen Versagens. Komponenten anderer Hersteller sind nicht
getestet und konnen zu einer iibermaBigen Belastung des Produkts fiihren.

Warnung: Stellen Sie die ordnungsgemaBe Befestigung sicher, indem Sie die entsprechende
Montageanweisung des Produkts beachten.

Entfernen Sie den Pyramidenschutz bei der Endmontage.

Vorsicht: Der Pyramidenschutz kann scharfe Kanten haben.

AUFBAURICHTLINIEN
Statischer Grundaufbau (Abb. 3)
Grundaufbau
Aufbaureferenzlinie (B) sollte:
« durch den Mittelpunkt des Schaftes entweder auf Hohe der Patellasehne oder auf Hohe des
Tubers (D) verlaufen.
« durch die 1/3-Markierung auf der Innenseite der FuBkosmetik verlaufen (C)
Hinweis: Geben Sie der Knieausrichtung Vorrang vor der FuBausrichtung, wenn eine
Nichtiibereinstimmung vorliegt.



Anweisungen zum Aufbau

. Positionieren Sie den FuBd so, dass die Aufbaureferenzlinie (B) auf die 1/3-Markierung auf der
Innenseite der FuBkosmetik fallt (bei aufgesetzter FuBkosmetik und Schuh). Beachten Sie
die AuBenrotation des FuBes.

. Verwenden Sie die entsprechenden Adapter, um entweder den Schaft oder das Knie mit dem
FuB zu verbinden und die korrekte Hohe der Kniemitte zu ermitteln.

. Bei Verwendung einem Prothesenkniegelenk: Positionieren Sie das Knie gemaR den

Anweisungen zur Knieausrichtung

Machen Sie auf der lateralen Seite des Schaftes eine erste Markierung

(Aufbaureferenzpunkt) in der Mitte des Schaftes entweder auf Hohe der Patellasehne oder

auf Hohe des Tubers (D). Machen Sie eine zweite Markierung in der Mitte des Schaftes distal

(E). Ziehen Sie eine Linie durch beide Markierungen.

. Positionieren Sie den Schaft so, dass die Aufbaureferenzlinie (B) durch den

Aufbaureferenzpunkt (D) geht.

Stellen Sie die richtigen Schaftwinkel fiir Flexion/Extension und Abduktion/Adduktion ein.

Bei Verwendung eines Prothesenkniegelenks: Verwenden Sie die entsprechenden Adapter,

um den Schaft mit der Prothese zu verbinden.

—_
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Statischer Aufbau
« Stellen Sie sicher, dass der Patient mit gleichem Gewicht auf beiden Beinen steht.
- Priifen Sie auf korrekte Prothesenlénge.
« Priifen Sie die Innen-/Auenrotation.
« Priifen Sie die korrekte Belastung von Zehen und Ferse.

Dynamische Anpassung
Stellen Sie sicher, dass der Patient mit der Funktion des Produkts vertraut ist.
Die Abrollphase kann durch die folgenden Faktoren beeinflusst werden:

« Absatzharte

+ Anterior-Posterior-Positionierung des Produkts

« Dorsi-Plantarflexion

- Eigenschaften des Schuhs

Ziehen Sie bei Bedarf die folgenden MaBnahmen in Betracht:

Symptome
« Produkt kommt zu friih in die flache Position (Patient hat das Gefiihl, in ein Loch zu sinken)
« Das Abrollen iiber die Zehen erfordert zusétzliche Energie
« VorfuB fiihlt sich zu steif an
+ Knie hyperextendiert

Aktion
+ Anweisungen fiir den Keil priifen (sofern zutreffend)
« Den Schaft nach vorn (oder das Produkt nach hinten) verlagern
« Dorsalflexion beriicksichtigen
« Absatz des Schuhs und Schuhleistung priifen

Symptome
+ Schnelle Abrollbewegung
« Schlechte Kontrolle iiber die Prothese bei Fersenkontakt
« Minimales Gefiihl der Energieriickfiihrung
+ Zuwenig Zehenabstol3
+ DasKnie wird instabil

Aktion
« Anweisungen fiir den Keil priifen (sofern zutreffend)
« Den Schaft nach hinten (oder das Produkt nach vorne) verlagern



« Plantarflexion beriicksichtigen
« Absatz des Schuhs und Schuhleistung priifen

Fersenkeil

Zur Erh6hung der Fersensteifigkeit konnen Fersenkeile verwendet werden. Sie kdnnen kurzoder
langfristig gebraucht werden.

Um den Fersenkeil einzusetzen, belasten Sie die FuBspitze und driicken Sie den Keil an seinen
Platz. Stellen Sie sicher, dass der Keil in die Nut des Fersenschaum passt (Abb. 4).

Um den Fersenkeil zu entfernen, belasten Sie die FuBspitze und ziehen Sie den Keil heraus.

VERWENDUNG

Reinigung und Pflege

Entfernen Sie zum Reinigen das FuBcover. Mit Wasser abspiilen und s@mtlichen Sand, Staub und
Schmutz vom FuB und dem FuBcover entfernen. Nach der Reinigung mit einem Tuch trocknen.

Umgebungsbedingungen

Das Produkt ist wasserfest.

Ein Wasserfest-Produkt kann in einer nassen oder feuchten Umgebung verwendet und fiir
maximal 1 Stunde in bis zu 3 Meter tiefes Wasser getaucht werden.

Es vertrégt Kontakt mit: Salzwasser, Chlorwasser, Schweil, Urin und milden Seifen.

Es vertrégt auch gelegentliche Einwirkung von Sand, Staub und Schmutz. Eine kontinuierliche
Einwirkung ist nicht zuldssig.

Nach Kontakt mit Frischwasser oder Feuchtigkeit mit einem Tuch trocknen.

Nach Kontakt mit anderen Fliissigkeiten, Chemikalien, Sand, Staub oder Schmutz mit frischem
Wasser reinigen und mit einem Tuch trocknen.

WARTUNG

Das Produkt und die Gesamtprothese sollten von einer orthopédietechnischen Fachkraft
untersucht werden. Der Intervall sollte basierend auf der Aktivitdt des Patienten festgelegt
werden.

Gerdusch vom Ful3

Wenn sich Sand oder Verunreinigungen im Produkt befinden, kdnnen Gerdusche auftreten.
Reinigen Sie das Produkt und das FuBcover in diesem Fall. Wenn weiterhin Gerdusche auftreten,
kann eine Spectra-Socke verwendet werden, um die Gerduschentwicklung zwischen Produkt und
FuBcover zu beheben.

BERICHT UBER EINEN SCHWEREN ZWISCHENFALL
Jeder schwerwiegende Vorfall in Bezug auf das Produkt muss dem Hersteller und den
zustandigen Behdrden gemeldet werden.

ENTSORGUNG
Das Produkt und die Verpackung sind gemaB den vor Ort geltenden oder nationalen Vorschriften
umweltgerecht zu entsorgen.

HAFTUNG

Ossur-Prothetik-Produkte sind auf Sicherheit und Kompatibilitat in Kombination untereinander
und mit individuell angefertigten Prothesenschéften mit Ossur-Adaptern und
bestimmungsgemaBer Verwendung ausgelegt und gepriift.

Ossur iibernimmt in den folgenden Fallen keine Haftung:
« Das Gerdt wird nicht gemaB der Gebrauchsanweisung gewartet.
+ Das Gerdt wird mit Bauteilen anderer Hersteller montiert.
« Das Produkt wird nicht gemaR den Empfehlungen in Bezug auf Einsatzbedingungen,
Anwendung oder Umgebung verwendet.



Konformitdt
Dieses Produkt wurde gemaB 1S0-Norm 10328 mit zwei Millionen Belastungszyklen getestet.
Je nach Aktivitét des Patienten kann dies einer Nutzungsdauer von 2-3 Jahren entsprechen.

150 10328 - Kennzeichnung

Kategorie Gewicht (kg) mittlere Belastung Kennzeichnungstext
1 52 150 10328-P3* - 52 kg
2 59 150 10328-P3* - 59 kg
3 68 150 10328-P3 - 68 kg
4 77 150 10328-P3 - 77 kg
5 88 150 10328-P4 — 88 kg
6 100 15010328-P5 - 100 kg
7 116 15010328-P6 — 116 kg
8 130 150 10328-P7 - 130 kg
9 147 150 10328-P8 — 147 kg

* Die tatsdchlichen Testbelastungen spiegeln das maximale Kérpergewicht wider

ISO 10328 - “P” - “m"kg *) /N

* Maximale Kérpermasse nicht Gberschreiten!

Fiir bestimmte Gebrauchsbedingungen- und
A Beschrénkungen siehe schriftliche Herstelleran
leitung hinsichtlich des Verwendungszwecks!

FRANCAIS
Dispositif médical

DESCRIPTION

Le dispositif est une prothése de pied multi-lames dotée d'un ressort en carbone précomprimé.

Le dispositif est constitué des pieces suivantes (Fig. 1) :
A. Pyramide

B. Lame médiane

C. Mousse de talon

D. Lame plantaire

E. Ressorten carbone précomprimé

F. Coussinets de préhension
Le dispositif doit étre utilisé avec un revétement de pied.

UTILISATION PREVUE

Le dispositif fait partie d'un systéme prothétique qui remplace la fonction de pied ou de cheville
d'un membre inférieur manquant.

L'adéquation du dispositif a la prothése et au patient doit &tre évaluée par un professionnel de
santé.

Le dispositif doit étre mis en place et ajusté par un professionnel de santé.

Indications d'utilisation et population cible de patients

« Amputation ou déficience d'un membre inférieur

« Aucune contre-indication connue
Le dispositif est prévu pour des activités d'impact faible a élevé, par exemple la marche et la
course occasionnelle.



CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Avertissement : |'utilisation d'une prothése de membre inférieur entraine un risque inhérent de
chute pouvant entrainer des blessures.

Le professionnel de santé doit donner au patient toutes les informations contenues dans ce
document nécessaires a l'utilisation de ce dispositif en toute sécurité.

Avertissement : si la fonctionnalité du dispositif change ou diminue, ou si le dispositif présente
des signes de dommages ou d'usure I'empéchant de fonctionner normalement, le patient doit
cesser de |'utiliser et contacter un professionnel de santé.

Le dispositif est destiné a un seul patient.

CHOIX DU DISPOSITIF

Vérifier que le modele de dispositif choisi convient au niveau d'impact et a la limite de poids,
conformément au tableau suivant.

Avertissement : ne pas dépasser la limite de poids. Risque de défaillance de I'appareil.

Une mauvaise sélection de catégorie peut également entrainer un mauvais fonctionnement du
dispositif.

45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Poids (kg)

Poids (Ib)

Niveau d'impact faible

Taille 22-24 1 1 2 3 4 5 6 S0 | SO | SO
Taille 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Taille 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9
Niveau dimpact modéré

Taille 22-24 1 2 3 4 5 6 SO. | SO | SO | SO
Taille 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S.0.
Taille 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 S.0.

Niveau d'impact élevé

Taille 22-24 2 3 4 5 6 S.0. S.0. S.0. S.0. S.0.
Taille 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 S.0. S.0.
Taille 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 S.0. S.0.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
Revétement de pied (Fig. 2)
Attention : 'utilisation du dispositif sans revétement de pied peut entrainer une chute.

Pour mettre en place le revétement de pied :
1. Ouvrir les boutons-pression et tirer la section du talon vers le bas.
2. Insérer le pied dans le revétement de pied.
3. S'assurer que I'extrémité de la lame inférieure se trouve a I'intérieur de la rainure du talon.
4. Fermer les deux boutons-pression.

Pour retirer le revétement de pied :
1. Ouvrir les boutons-pression et tirer la section du talon vers le bas.
2. Retirer le pied.

Prothése

Assembler la prothése avec les dispositifs adaptés.

Avertissement : risque de défaillance structurelle. Les composants d'autres fabricants n'ont pas
été testés et peuvent entrainer une charge excessive sur le dispositif.



Avertissement : s'assurer de la bonne fixation en suivant les instructions d'assemblage du
dispositif applicables.
Retirer la protection de la pyramide lors de I'ajustement final.

Attention : la protection de la pyramide peut avoir des bords tranchants.

INSTRUCTIONS D'ALIGNEMENT
Table d'alignement (Fig. 3)
Objectif d'alignement
La ligne de référence d'alignement (B) doit :
« passer par le milieu de I'emboiture, soit au niveau du tendon sous-rotulien, soit au niveau de
la tubérosité ischiatique (D).
- arriver alamarque indiquant le tiers de la longueur a I'intérieur du revétement de pied (C).
Remarque : privilégier I'alignement du genou a I'alignement du pied en cas de décalage.

Instructions d'alignement

. Positionner le pied de sorte que la ligne de référence d'alignement (B) arrive a la marque
indiquant le tiers de la longueur a l'intérieur du revétement de pied (avec le revétement de
pied et la chaussure enfilés). Prendre en compte la rotation externe du pied.

. Utiliser les adaptateurs appropriés pour connecter I'emboiture ou le genou au pied et
appliquer la bonne hauteur du centre du genou.

. Sivous utilisez un genou prothétique: positionner le genou conformément aux instructions

d'alignement du genou

Sur le coté externe de I'emboiture, placer une premiére marque (point de référence

d'alignement) au milieu de I'emboiture au niveau du tendon rotulien ou au niveau de la

tubérosité ischiatique (D). Faire une deuxiéme marque au milieu de I'emboiture du c6té

distal (E). Tracer une ligne au niveau des deux marques.
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5. Positionner I'emboiture de sorte que la ligne de référence d'alignement (B) passe par le point
de référence d'alignement (D).
6. Régler les angles d'emboiture appropriés pour la flexion/extension et I'abduction/adduction.
7. Sivous utilisez un genou prothétique : utiliser les adaptateurs appropriés pour connecter
I'emboiture a la prothése.
Alignement statique

« S'assurer que le patient se tient debout en répartissant équitablement son poids sur les deux
jambes.

« Vérifier lalongueur appropriée de la protheése.

- Vérifier la rotation interne/externe.

« Vérifier que la charge surla pointe et le talon est correcte.

Alignement dynamique
S'assurer que le patient connait le fonctionnement du dispositif.
L'action du talon sur les orteils peut étre influencée par les facteurs suivants :
+ Rigidité du talon
« Position antérieure-postérieure du dispositif
« Dorsiflexion plantaire
« Caractéristiques de la chaussure

Envisager les actions suivantes si nécessaire :

Symptomes
- Le dispositif se met en position plate trop tot (le patient a I'impression de s'enfoncer dans un
trou)
« Un effort supplémentaire est nécessaire pour passer sur la pointe
« Lapointe est ressentie comme étant trop rigide
« Le genou se met en hyperextension



Action
- Vérifier les instructions relatives aux cales (le cas échéant)
« Faire une translation antérieure de I'emboiture (ou une translation postérieure du dispositif)
- Envisager une dorsiflexion
« Vérifier le talon de la chaussure et les performances de la chaussure

Symptomes
+ Le mouvement du talon & la pointe du pied est trop rapide
« Mauvais controle de la prothése lors du contact initial
« Leretour d'énergie est trés peu ressenti
« Décollement des orteils de la pointe trop faible
+ Le genou devientinstable

Action
« Vérifier les instructions relatives aux cales (le cas échéant)
- Faire une translation antérieure de I'emboiture (ou une translation postérieure du dispositif)
+ Envisager une flexion plantaire
« Vérifier le talon de la chaussure et les performances de la chaussure

Calede talon
Les cales de talon servent a augmenter la rigidité du talon. Elles peuvent étre utilisées pendant
une courte ou une longue période.

Pour installer la cale de talon, charger la pointe du pied et pousser la cale pour la mettre en place.

S'assurer que la languette de la cale s'insére bien dans la rainure de la mousse de talon (Fig. 4).
Pour retirer la cale de talon, charger la pointe du pied et retirer la cale.

UTILISATION

Nettoyage et Entretien

Retirer le revétement de pied pour le nettoyer. Rincer a I'eau et retirer tout le sable, la poussiére
et la saleté du pied et du revétement de pied. Sécher avec un chiffon aprés le nettoyage.

Conditions environnementales

Le dispositif est étanche.

Un dispositif étanche classé Waterproof peut étre utilisé dans un environnement humide et
immergé dans I'eau jusqu'a 3 métre de profondeur pendant 1 heure maximum.

I peut tolérer le contact avec : I'eau salée, I'eau chlorée, la transpiration, I'urine et les savons doux.
Il peut également tolérer une exposition occasionnelle au sable, a la poussiére et a la saleté.
L'exposition continue n'est pas autorisée.

Sécher avec un chiffon aprés contact avec de I'eau douce ou de I'humidité.

Nettoyer a I'eau douce apres exposition accidentelle a d'autres liquides, produits chimiques,
sable, poussiére ou saleté et sécher avec un chiffon.

ENTRETIEN
Le dispositif et la prothése dans son ensemble doivent étre examinés par un professionnel de
santé. Lintervalle doit étre déterminé en fonction de 'activité du patient.

Bruit du pied

Du bruit peut se faire entendre si du sable ou des saletés sont coincés dans le dispositif. Dans ce
cas, nettoyer le dispositif et le revétement de pied. Si le bruit persiste, une chaussette Spectra
peut étre utilisée pour éliminer le bruit entre le dispositif et le revétement de pied.

SIGNALER UN INCIDENT GRAVE
Tout incident grave concernant le dispositif doit étre signalé au fabricant et aux autorités
compétentes.



MISE AU REBUT
Le dispositif et I'emballage doivent étre mis au rebut conformément aux réglementations
environnementales locales ou nationales en vigueur.

RESPONSABILITE

La fiabilité et la compatibilité des dispositifs prothétiques Ossur entre eux et avec les emboitures
prothétiques sur mesure équipées d'adaptateurs Ossur, lorsqu'ils sont utilisés conformément

a leur utilisation prévue, sont vérifiées.

Ossur décline toute responsabilité dans les cas suivants :
« Ledispositif n'est pas entretenu comme indiqué dans les instructions d'utilisation.
« Le dispositif est assemblé avec des composants d'autres fabricants.
« Ledispositif utilisé en dehors du cadre recommandé concernant les conditions d'utilisation,
I'application ou I'environnement.

Conformité
Ce dispositif a été testé conformément a la norme 150 10328 sur deux millions de cycles de charge.
Selon I'activité du patient, cela peut correspondre a 2-3 ans d'utilisation.

150 10328 - Etiquette

(Catégorie Poids (kg) Impact modéré Texte de l'étiquette
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg

*Les charges d'essai réelles refletent la masse corporelle maximale

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N

*) Limite de masse corporelle a ne pas dépasser !

En cas d'utilisation spécifiques ou pour connaitre
A les limitations d'utilisation, consulter les
consignes d'utilisation écrites du fabricant.

ESPANOL
Producto sanitario

DESCRIPCION

El dispositivo es un pie protésico de varias quillas con un resorte de carbono pretensado.

El dispositivo consta de los siguientes componentes (Fig. 1):
A. Pirdmide

B. Quilla media

C. Espuma de taldn

D. Quilla de suela

E. Resorte de carbono pretensado



k. Almohadillas de agarre
El dispositivo debe usarse con una funda cosmética de pie.

USO PREVISTO

El dispositivo ha sido disefiado como parte de un sistema protésico que reemplaza la funcién del
piey tobillo de una extremidad ausente.

La compatibilidad del dispositivo con la prétesis y el paciente debe ser evaluada por un
profesional sanitario.

El dispositivo debe colocarlo y ajustarlo un profesional sanitario.

Indicaciones de uso y poblacion de pacientes objetivo
« Pérdida, amputacion o deficiencia de extremidades inferiores
« Sin contraindicaciones conocidas
El dispositivo es para uso de impacto bajo a alto, por ejemplo, caminar y correr ocasionalmente.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Advertencia: El uso de un dispositivo protésico de extremidad inferior conlleva un riesgo
inherente de caida que puede provocar lesiones.

El profesional sanitario debe informar al paciente sobre todo lo que se requiere en este
documento para el uso sequro de este dispositivo.

Advertencia: Si se produce un cambio o una pérdida en la funcionalidad del dispositivo o si el
dispositivo muestra signos de dafio o desgaste que dificultan sus funciones normales, el paciente
debe dejar de usar el dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

El dispositivo ha sido disefiado para el uso de un solo paciente.

SELECCION DEL DISPOSITIVO

Compruebe que la variante seleccionada del dispositivo es adecuada para el nivel de impacto y el
limite de peso de acuerdo con la siguiente tabla.

Advertencia: No exceda el limite de peso. Riesgo de fallo del dispositivo.

La eleccion de una categoria incorrecta también puede causar un mal funcionamiento del
dispositivo.

45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Peso ki
9 52 59 68 77 88 100 116 130 147 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-

Pesoli
esolibras | 115 | 130 | 150 | 170 | 198 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Nivel de impacto bajo

Tamario 22-24 1 1 2 3 4 5 6 N/D N/D N/D

Tamafio 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tamaiio 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto moderado

Tamario 22-24 1 2 3 4 5 6 N/D N/D N/D N/D

Tamafio 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D

Tamaio 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/D

Nivel de impacto alto

Tamario 22-24 2 3 4 5 6 ND | ND | ND | ND | ND

Tamaiio 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D | N/D

Tamaiio 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 N/D N/D

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
Funda cosmética de pie (Fig. 2)
Advertencia: El uso del dispositivo sin una funda cosmética de pie puede provocar una caida.



Para colocar la funda cosmética de pie:
1. Abralos cierres y tire de la parte del talon hacia abajo.
2. Inserte el pie en la funda cosmética de pie.
3. Asegrese de que el extremo inferior de la quilla se encuentra dentro de la ranura de talén.
4. Cierre ambos cierres.

Para retirar la funda cosmética de pie:
1. Abralos cierres y tire de la parte del talon hacia abajo.
2. Retire el pie.

Protesis

Monte la prétesis con los dispositivos correspondientes.

Advertencia: Riesgo de fallo estructural. Los componentes de otros fabricantes no se han
probado y pueden causar una carga excesiva en el dispositivo.

Advertencia: Asegurese de que la fijacién es correcta siguiendo las instrucciones de montaje del
dispositivo correspondientes.

Retire el protector de pirdmide durante el ajuste final.

Precaucion: El protector de pirdmide puede tener bordes afilados.

INSTRUCCIONES DE ALINEACION
Alineacion de banco (Fig. 3)
Objetivo de alineacion
Lalinea de referencia de alineacion (B) debe:
« pasar a través del punto medio del encaje a nivel del tenddn rotuliano o a nivel de la
tuberosidad isquial (D).
« caerenlamarca 1/3 en el interior de la funda cosmética de pie (C).
Nota: Priorizar la alineacion de la rodilla sobre la alineacién del pie en caso de discrepancia.

Instrucciones de alineacion

. Coloque el pie de forma que la linea de referencia de alineacion (B) caiga en la marca 1/3 en
el interior de la funda cosmética de pie (con la funda cosmética y el zapato puestos). Tenga
en cuenta la rotacién externa del pie.

. Utilice los adaptadores correspondientes para conectar el encaje o la rodilla al pie
y establecer la altura correcta del centro de la rodilla.

. Si se usa una rodilla protésica: Coloque la rodilla de acuerdo con las instrucciones de
alineacion de la rodilla

. Enellado lateral del encaje, haga una primera marca (punto de referencia de alineacion) en
el punto medio del encaje, ya sea a nivel del tendén patelar o al nivel de tuberosidad isquial
(D). Haga una segunda marca en el punto medio distal del encaje (E). Dibuje una linea
a través de ambas marcas.

. Coloque el encaje de modo que la linea de referencia de alineacion (B) pase por el punto de
referencia de alineacién (D).

6. Establezca los dngulos de ajuste adecuados para la flexion/extension y abduccion/aduccion.

. Si se usa una rodilla protésica: Utilice los adaptadores correspondientes para conectar el
encaje a la protesis.

—_
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Alineacion estdtica
« Asegrese de que el paciente esté de pie con la misma carga de peso en ambas piernas.
« Compruebe que lalongitud de la prétesis es correcta.
« Compruebe larotacién interna/externa.
+ Compruebe que la carga en el dedo del pie y el talon es correcta.

Alineacién dindmica
Asegurese de que el paciente estd familiarizado con el funcionamiento del dispositivo.
La accién de talon a antepié puede verse afectada por:

+ Rigidez del talon



« Posicionamiento antero-posterior del dispositivo
« Flexién dorsiplantar
« Caracteristicas del zapato

Considere las siguientes acciones si es necesario:

Sintomas
« Eldispositivo llega a la posicion plana demasiado pronto (el paciente siente que se hunde en
un agujero)
+ Serequiere energia adicional para subir el antepié
« Elantepié se siente demasiado rigido
« Larodilla se hiperextiende

Accion
+ Compruebe las instrucciones de la cufia (si procede)
« Desplace el encaje de forma anterior (o el dispositivo de forma posterior)
+ Tenga en cuenta la dorsiflexion
« Compruebe el tacon y el rendimiento del zapato.

Sintomas
« Movimiento de taldn a antepié rapido
« Poco control de la prétesis en el contacto inicial
+ Sensacion minima de retorno de energia
+ Muy poca energia de despegue del antepié
« Larodilla se vuelve inestable

Accion
« Compruebe las instrucciones de la cufia (si procede)
« Desplace el encaje de forma posterior (o el dispositivo de forma anterior)
« Tenga en cuenta la flexién plantar
« Compruebe el tacon y el rendimiento del zapato

Cuiia paratalon

Las cufias de taldn se usan para aumentar la rigidez del talon. Pueden usarse durante periodos de
tiempo cortos o largos.

Para colocar la cufia de taldn, cargue el peso sobre la punta del pie y encaje la cufia en su sitio.
Asegirese de que lalengiieta de la cufia encaje en la ranura de la espuma del talon (Fig. 4).

Para retirar la cufia de taldn, cargue el peso sobre la punta del pie y retire la cuia.

Uso

Limpieza y Cuidado

Retire la funda cosmética del pie para limpiarla. Enjuague con agua y elimine toda la arena, el
polvoy la suciedad del pie y la funda cosmética. A continuacion, séquelos con un pafio.

Condiciones medioambientales

El dispositivo es resistente al agua.

Un dispositivo resistente al agua puede usarse en un ambiente mojado o himedo y sumergirse en
agua de hasta 3 metros de profundidad durante un méximo de 1 hora.

Puede tolerar el contacto con: agua salada, agua clorada, transpiracién, orina y jabones suaves.
También puede tolerar la exposicion ocasional a arena, polvo y suciedad. No se permite la
exposicion continua.

Seque con un paiio después del contacto con agua dulce 0 humedad.

Limpie con agua dulce después de la exposicién a otros liquidos, productos quimicos, arena, polvo
o suciedad y seque con un pafio.



MANTENIMIENTO
Un profesional sanitario debe examinar regularmente el dispositivo y la prétesis completa. El
intervalo debe determinarse en funcién de la actividad del paciente.

Ruido del pie

La presencia de arena o suciedad en el dispositivo puede provocar ruidos. En ese caso, limpie el
dispositivo y la funda cosmética del pie. Si el ruido persiste, use un calcetin Spectra para eliminar
el ruido entre el dispositivo y la funda cosmética de pie.

INFORME DE INCIDENTE GRAVE
Cualquier incidente grave en relacion con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a las
autoridades pertinentes.

ELIMINACION
El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas medioambientales locales
0 nacionales correspondientes.

RESPONSABILIDAD

Los dispositivos protésicos de Ossur estén disefiados y verificados para ser seguros y compatibles
entre siy con los encajes protésicos hechos a medida con adaptadores de Ossur, siempre que se
utilicen de acuerdo con su uso previsto.

Ossur no asumira responsabilidad alguna ante las siguientes circunstancias:
« Eldispositivo no se mantiene segun lo indicado en las instrucciones de uso.
« Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
- Eldispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso, aplicacion o entorno
recomendados.

Cumplimiento normativo

Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con la norma 150 10328 para dos millones de ciclos de
carga.

En funcién de la actividad del paciente, esto puede corresponder a 2-3 afios de uso.

150 10328 - Etiqueta
Categoria Peso (Kg) para impacto moderado Texto de etiqueta
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Las cargas de prueba reales reflejan la masa corporal maxima

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) no debe excederse el limite de masa corporal.

Para condiciones especificas y limitaciones de so,
A consulte las instrucciones escritas del fabricante
sobre el uso previsto.
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ITALIANO
Dispositivo medico

DESCRIZIONE
Il dispositivo € un piede protesico multilamina dotato di una molla di carbonio precompressa.

Il dispositivo & costituito dai sequenti componenti (Fig. 1):
A. Piramide

B. Lamina centrale
C. Tallone

D. Lamina superiore
E. Molla di carbonio precompressa

F. Cuscinetti perimpugnature

Il dispositivo deve essere utilizzato con una cover per il piede.

DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo & inteso come parte di un sistema protesico che sostituisce la funzione di piede

e caviglia di un arto inferiore mancante.

L'idoneita del dispositivo per la protesi e per I'utente deve essere valutata da un professionista
sanitario.

Il dispositivo deve essere montato e regolato da un professionista sanitario.

Indicazioni per I'uso e popolazione di pazienti target

« Perdita, amputazione o deficienza degli arti inferiori

+ Nessuna controindicazione nota
Il dispositivo & destinato ad essere utilizzato per un'attivita da bassa ad alta come ad esempio una
camminata e corsa occasionale.

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Avvertenza: |'uso di un dispositivo protesico per I'arto inferiore comporta un rischio intrinseco
di caduta che puo causare lesioni.

Il professionista sanitario deve informare I'utente su tutto cio che @ riportato nel presente
documento e che e richiesto al fine di un utilizzo sicuro del dispositivo.

Avvertenza: in caso di alterazione o perdita funzionale del dispositivo o di danni o guasti al
dispositivo che ne impediscano il normale funzionamento, |'utente deve sospendere I'uso del
dispositivo e contattare il professionista sanitario.

Il dispositivo & destinato all'uso esclusivo di un singolo utente.

SELEZIONE DEL DISPOSITIVO

Verificare che |a variante selezionata del dispositivo sia adatta per il livello di attivita e il limite di
peso secondo la tabella sequente.

Avvertenza: non superare il limite di peso. Rischio danno al dispositivo.

La selezione errata della categoria puo anche causare un malfunzionamento del dispositivo.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Pesoin 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
libbre 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Livello di attivita leggera
Misura 22-24 1 1 2 3 4 5 6 N.D. | ND. | ND.
Misura 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misura 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Peso (kg)
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45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Peso (kg)
52 59 68 77 88 100 116 130 147 166

Pesoin 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
libbre 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Livello di attivita moderata

Misura 22-24 1 2 3 4 5 6 ND. | ND. | ND. | ND.

Misura 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N.D.

Misura 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N.D.

Livello di attivita intensa

Misura 22-24 2 3 4 5 6 N.D. | ND. N.D. N.D. N.D.

Misura 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 N.D. N.D.

Misura 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 ND. | ND.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
Cover del piede (Fig. 2)
Avvertenza: |'utilizzo del dispositivo senza una cover potrebbe provocare una caduta.

Vestire la cover del piede:
1. Premi i bottoni a pressione e abbassa la sezione del tallone.
2. Inserire il piede nella cover
3. Assicurarsi che I'estremita inferiore della lamina sia all'interno del solco del tallone.
4. Chiudere entrambi i bottoni a pressione.

Togliere la cover del piede:
1. Premi i bottoni a pressione e abbassa la sezione del tallone.
2. Rimuovere il piede.

Protesi

Assemblare la protesi con i dispositivi applicabili.

Avvertenza: rischio di cedimento strutturale. | componenti di altri produttori non sono stati
testati e possono causare un carico eccessivo sul dispositivo.

Avvertenza: accertarsi del corretto fissaggio seguendo le istruzioni di assemblaggio del
dispositivo applicabili.

Rimuovere la protezione della piramide durante il montaggio finale.

Attenzione: la protezione della piramide potrebbe presentare bordi taglienti.

ISTRUZIONI DI ALLINEAMENTO
Allineamento a banco (Fig. 3)
Obiettivo di allineamento
Lalinea di riferimento per allineamento (B) deve:
« passare per il punto medio dell'invasatura a livello del tendine rotuleo o a livello della
tuberosita ischiatica (D).
- coincidere con il segno di 1/3 all'interno della cover piede (C).
Nota: dare priorita all'allineamento del ginocchio rispetto all'allineamento del piede in caso di
mancata corrispondenza.

Istruzioni di allineamento
1. Posizionare il piede in modo che la linea di riferimento per allineamento (B) coincida conil
segno di 1/3 all'interno della cover piede (con la cover piede e la scarpa indossati).
Considerare la rotazione esterna del piede.

2. Utilizzare gli adattatori applicabili per collegare I'invasatura o il ginocchio al piede e stabilire

I'altezza del centro del ginocchio corretta.
3. Sessi utilizza un ginocchio protesico: posizionare il ginocchio in base alle istruzioni per
I'allineamento del ginocchio
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Sulla parte laterale dell'invasatura, fare un primo segno (punto di riferimento per

I'allineamento) nel punto medio dell'invasatura a livello del tendine rotuleo o a livello della

tuberosita ischiatica (D). Fare un secondo segno nel punto medio dell'invasatura distalmente

(E). Tracciare una linea attraverso entrambi i segni.

wv

punto di riferimento dell'allineamento (D).

o

adduzione.
Se si utilizza un ginocchio protesico: utilizzare gli adattatori applicabili per collegare
I'invasatura alla protesi.

~

Allineamento statico

« Assicurarsi che I'utente sia in piedi con il peso distribuito equamente su entrambe le gambe.

« Verificare che la lunghezza della protesi sia corretta.
« Verificare la rotazione interna/esterna.
« Verificare che il carico su punta e tallone sia corretto.

Allineamento dinamico
Assicurarsi che ['utente abbia familiarita con il funzionamento del dispositivo.
L'azione dal tallone alla punta pud essere influenzata da:

- Rigidita del tallone

« Posizionamento antero-posteriore del dispositivo

« Flessione dorsi-plantare

« (aratteristiche della scarpa

Se necessario, considerare le sequenti azioni:

Sintomi
« Il dispositivo arriva in posizione piatta troppo presto (il paziente ha la sensazione di
affondare in un buco)
« Starein punta di piedi richiede energia extra
« Lapunta sembra troppo rigida
« Il ginocchio si iperestende

Azione
« Controllare le istruzioni del cuneo (se applicabili)
« Spostare l'invasatura anteriore (0 il dispositivo posteriore)
- (Considerare la dorsiflessione
« Controllare il tallone e le prestazioni della scarpa

Sintomi
+ Movimento rapido dal tallone alla punta
« Scarso controllo sulla protesi al contatto iniziale
« Energia minima sensazione di ritorno
- Spinta troppo scarsa dalla punta
« Il ginocchio diventa instabile

Azione
« Controllare le istruzioni del cuneo (se applicabili)
« Spostare I'invasatura posteriore (o il dispositivo anteriore)
+ Considerare la flessione plantare
« Controllare il tallone e le prestazioni della scarpa

Cuneo pertallone
| cunei del tallone vengono utilizzati per aumentare la rigidita del tallone. Possono essere
utilizzati per periodi brevi o lunghi.

. Posizionare I'invasatura in modo che la linea di riferimento per allineamento (B) passi peril

. Impostare le corrette angolazioni dell'invasatura per flessione/estensione e abduzione/
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Perinstallare il cuneo del tallone, caricare la punta del piede e spingere il cuneo in posizione.
Assicurarsi che la linguetta a cuneo si inserisca nel solco della schiuma del tallone (Fig. 4).
Per rimuovere il cuneo del tallone, caricare la punta del piede ed estrarre il cuneo.

UTILIZZO

Pulizia e Cura

Rimuovere la cover del piede per pulirla. Sciacquare con acqua e rimuovere tutta la sabbia, la
polvere e lo sporco dal piede e dalla cover. Asciugare con un panno dopo la pulizia.

Condizioni ambientali

Il dispositivo & Waterproof (impermeabile).

Un dispositivo Waterproof puo essere utilizzato in un ambiente bagnato o umido e immerso in
acqua fino a 3 metri di profondita per un massimo di 1 ora. Puo tollerare il contatto con acqua
salata, acqua clorata, sudorazione, urina e saponi delicati.

Puo anche tollerare I'esposizione occasionale a sabbia, polvere e sporco. Non & consentita
I'esposizione continua.

Asciugare con un panno dopo il contatto con acqua dolce o umidita.

Pulire con acqua dolce dopo I'esposizione accidentale ad altri liquidi, prodotti chimici, sabbia,
polvere o sporco e asciugare con un panno.

MANUTENZIONE
Il dispositivo e la protesi completa devono essere esaminati da un professionista sanitario.
L'intervallo deve essere determinato in base all'attivita dell'utente.

Rumore dal piede

La presenza di sabbia o residui nel dispositivo pud provocare rumore. In questo caso, pulire il
dispositivo e la cover del piede. Se il rumore persiste, si puo usare una calza Spectra trail
dispositivo e la cover del piede per eliminare il rumore.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTE GRAVE
Qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e alle
autorita competenti.

SMALTIMENTO
Il dispositivo e la confezione devono essere smaltiti in conformita alle rispettive normative
ambientali locali 0 nazionali.

RESPONSABILITA

I dispositivi protesici Ossur sono progettati e verificati per essere sicuri e compatibili in
combinazione tra loro e con le invasature protesiche personalizzate con adattatori Ossur, quando
utilizzati in conformita all'uso previsto.

Ossur non si assume alcuna responsabilita per quanto seque:
« Dispositivo non mantenuto come indicato nelle istruzioni d'uso.
- Dispositivo montato con componenti di altri produttori.
« Dispositivo utilizzato in modo non conforme alle condizioni d'uso, dell'applicazione
o dell'ambiente raccomandati.

Conformita

Questo dispositivo @ stato testato secondo lo standard IS0 10328 a due milioni di cicli di carico.
A seconda dell'attivita dell'utente, pud corrispondere a 2-3 anni di utilizzo.
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150 10328: etichetta
(Categoria Peso (kg) Attivita moderata Testo etichetta
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*| carichi di prova effettivi riflettono la massa corporea massima

15010328 - “P” . “m”kg ) /N

*) Il limite di massa corporea non deve essere
superato!

ﬁ Per le condizioni e le limitazioni di uso specifiche
consultare le istruzioni scritte fornite dal produttore
per l'uso previsto.

NORSK
Medisinsk utstyr

BESKRIVELSE
Enheten er en fotprotese med flere blader med en forkomprimert karbonfjeer.

Enheten bestar av folgende komponenter (fig. 1):
A. Pyramide

B. Mellomblad

C. Heelskum

D. Bunnblad

E. Forkomprimert karbonfjer

F. Gripeputer

Enheten md brukes med et fotomslag.

TILTENKT BRUK

Enheten er ment som en del av et protesesystem som erstatter fotog ankelfunksjonen til en
manglende underekstremitet.

Enhetens egnethet for protesen og pasienten ma vurderes av helsepersonell.

Enheten ma tilpasses og justeres av helsepersonell.

Indikasjoner for bruk og mdlpasientpopulasjon
- Tap eller amputasjon av underekstremitet eller nedsatt funksjonsevne
+ Ingen kjente kontraindikasjoner
Enheten er for bruk med lav til hay belastning, f.eks. gding og sporadisk leping.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Advarsel: Bruk av en underekstremitetsprotese medfarer en iboende risiko for a falle, noe som
kan fare il skade.

Helsepersonell skal informere pasienten om alt i dette dokumentet som er ngdvendig for sikker
bruk av denne enheten.
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Advarsel: Hvis enhetens funksjonalitet endres eller gar tapt, eller hvis enheten viser tegn til

skade eller slitasje som hindrer normal funksjon, ma pasienten slutte a bruke enheten og
kontakte helsepersonell.
Enheten skal bare brukes av én pasient.

VALG AV ENHET
Kontroller at valgt variant av enheten er egnet for belastningsnivaet og vektgrensen i henhold til

folgende tabell.

Advarsel: Ikke overskrid vektgrensen. Fare for utstyrssvikt.
Feil valg av kategori kan ogsa fore til at enheten ikke fungerer som den skal.

Vektikg 45- | 53- | 60- | 69- | 78- | 89- | 101- | 117- | 131- | 148
52 59 68 77 88 100 116 130 147 166
ekt pund 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365
Lavt belastningsniva
Storrelse 22-24 | 1 1 2 3 4 5 6 IR IR IR
Storrelse 25-27 | 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Storrelse 28-30 | 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9
Moderat belastningsniva
Storrelse 22-24 | 1 2 3 4 5 6 IR IR IIR IR
Storrelse 25-27 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IR
Storrelse 28-30 | 3 3 3 4 5 6 7 8 9 IR
Hoyt belastningsniva
Storrelse 22-24 | 2 3 4 5 6 IR IR IIR IIR IR
Storrelse 25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 IR IR
Storrelse 28-30 | 3 3 4 5 6 7 8 9 IR IR

MONTERINGSINSTRUKSJONER

Fotomslag (fig.
Advarsel: Bruk av enheten uten et fotomslaget kan fore til et fall.

2)

Slik tar du pa fotomslaget:
1. Apne trykklasene og trekk haeldelen ned.

2. Sett foten inn i fotomslaget.

3. Pdse at den nederste bladenden er innenfor halsporet.
4. Lukk begge trykklasene.

Slik tar du av fotomslaget:

1. Apne trykklasene og trekk haeldelen ned.

2. Tautfoten.

Protese

Monter protesen med egnede enheter.

Advarsel: Risiko for strukturell svikt. Komponenter fra andre produsenter er ikke testet og kan
forarsake overdreven belastning pa enheten.

Advarsel: Sgrg for riktig feste ved a folge gjeldende monteringsanvisning for enheten.

Fjern pyramidebeskytteren under endelig montering.

Forsiktig: Pyramidebeskytteren kan ha skarpe kanter.
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JUSTERINGSINSTRUKSJONER
Benkjustering (fig. 3)
Justeringsmal
Justeringsreferanselinjen (B) skal:

- passere gjennom hylsens midtpunkt pd nivé med enten patellasenen eller sittebensknuten (D).

« ligge ved 1/3-merket pd innsiden av fotdekselet (C)
Merk: Prioriter kneets alignment over fotens alignment hvis det ikke er samsvar.

Alignmentinstruksjoner

1. Plasser foten slik at justeringsreferanselinjen (B) ligger ved 1/3-merket pa innsiden av

fotdekselet (med fotdekselet og skoen pd). Ta hensyn til fotens utoverrotasjon.

2. Brukriktige adaptere til & koble enten hylsen eller kneet til foten og etablere riktig
senterhgyde for kneet.
Hvis du bruker et protesekne: Plasser kneet i henhold til instruksjonene for alignment av kneet.
P& den laterale siden av hylsen setter du et forste merke (referansepunkt for alignment) ved
hylsens midtpunkt pd nivé med enten patellarsenen eller sittebensknuten (D). Sett et annet
merke pa hylsens midtpunkt distalt (E). Tegn en strek gjennom begge merkene.
. Plasser hylsen slik at alignmentslinjen (B) gér gjennom referansepunktet for alignment (D).
. Still inn riktige hylsevinkler for fleksjon/ekstensjon og abduksjon/adduksjon.
Hvis du bruker et protesekne: Bruk de aktuelle adapterne til 8 koble hylsen til protesen.

> w

~ S v

Statisk innstilling
« Forsikre deg om at pasienten star med lik vekt pa begge bena.
« Kontroller at proteselengden er korrekt.
« Kontroller intern/ekstern rotasjon.
« Kontroller at ta og hl belastes riktig.

Dynamisk justering
Forsikre deg om at pasienten er kjent med enhetens funksjon.
Hel-til-td-bevegelsen kan pavirkes av falgende:

« Halstivhet

« Anterior/posterior plassering av enheten

« Dorsal-/plantarfleksjon

+ Skoens egenskaper

Vurder folgende tiltak om nodvendig:

Symptomer
« Enheten kommer i flat posisjon for tidlig (pasienten fgler at han/hun synker ned i et hull)
« Det kreves ekstra energi for d komme frem over taen
« Taen foles for stiv
+ Kneet hyperekstenderes

Tiltak
« Kontroller kileinstruksjonene (hvis det er aktuelt)
« Flytt hylsen fremover (eller enheten bakover)
« Vurder dorsalfleksjon
« Kontroller halen pa skoen og skoens funksjon

Symptomer

+ Rask hal-til-td-bevegelse

« Darlig kontroll over protesen ndr halen treffer underlaget
« Minimal folelse av energiretur

« Forlite fraspark fra téen

+ Kneet blir ustabilt
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Handling
« Kontroller kileinstruksjonene (hvis det er aktuelt)
« Flytt hylsen fremover (eller enheten bakover)
« Vurder plantarfleksjon
« Kontroller hzlen pa skoen og skoens funksjon

Haelkile

Halkiler brukes for & gke halstivheten. De kan brukes i kort eller lang tid.

For & installere hlkile, belast taen pa foten og skyv kilen pa plass. Pass pa at kiletappen passer
inn i sporet pd haelskummet (fig. 4).

For & fjerne haelkilen, belast taen pa foten og trekk kilen ut.

BRUK

Rengjoring og Vedlikehold

Fjern fotomslaget for a rengjgre. Skyll med vann og fjern all sand, stev og skitt fra fot- og
fotomslaget. Tark med en klut etter rengjering.

Miljobetingelser

Enheten er vanntett.

Et vanntett apparat kan brukes i vate eller fuktige miljger, og nedsenkes i opptil 3 meter dypt
vann i hgyst 1time.

Det taler kontakt med: saltvann, klorvann, svette, urin og milde saper.

Det taler ogsé sporadisk eksponering for sand, stav og smuss. Kontinuerlig eksponering er ikke
tillatt.

Tork med en klut etter kontakt med ferskvann eller fuktighet.

Rengjor med ferskvann etter eksponering for andre vasker, kjemikalier, sand, stov eller smuss og
tork med en klut.

VEDLIKEHOLD
Enheten og den samlede protesen bar undersgkes av helsepersonell. Intervall skal bestemmes
basert pa pasientens aktivitet.

Stoy fra foten

Det kan oppsta stey hvis det finnes sand eller rusk i enheten. | s fall m& enheten og fotomslaget
rengjeres. Dersom stayen vedvarer, kan en Spectra sokk brukes for d eliminere sty mellom
enheten og fotomslaget.

RAPPORTERING AV ALVORLIG HENDELSE
Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten ma rapporteres til produsenten og relevante
myndigheter.

KASSERING
Enheten og emballasjen ma kastes i henhold til de gjeldende lokale eller nasjonale
miljgforskriftene.

ERSTATNINGSANSVAR

Ossurs proteseenheter er designet og verifisert for & vare trygge og kompatible i kombinasjon
med hverandre og skreddersydde protesehylser med Ossur-adaptere, og ndr de brukes i samsvar
med tiltenkt bruk.

Ossur patar seg ikke noe ansvar for falgende:
« Enheter som ikke vedlikeholdes slik det star i bruksanvisningen.
« Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre produsenter.
« Enheter som brukes utenfor anbefalte bruksforhold, bruksomrader eller miljo.
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Samsvar
Denne enheten er testet i henhold til SO 10328-standarden til to millioner belastningssykluser.
Avhengig av pasientens aktivitet kan dette tilsvare 2-3 ars bruk.

150 10328 - etikett
Kategori Vekt (kg) Moderat belastning Tekst pa etiketten
1 52 15010328 — P3* — 52 kg
2 59 15010328 — P3* — 59 kg
3 68 15010328 — P3 - 68 kg
4 77 15010328 - P3 - 77 kg
5 88 150 10328 - P4 - 88 kg
6 100 15010328 — P5 — 100 kg
7 116 15010328 — P6 — 116 kg
8 130 15010328 — P7 - 130 kg
9 147 15010328 — P8 — 147 kg
* Faktiske testbelastninger gjenspeiler maksimal kropp

1SO 10328 - “P" - “m7kg %) /N

*) Kropsmassegrensen ma ikke overstiges!

For spesifikke vilkar og begrensninger for bruk, se
A produsentens skriftlige instruksjoner om tiltenkt
bruk!

DANSK

Medicinsk udstyr

BESKRIVELSE

Enheden er en flerbladet protesefod med en forkomprimeret kulfiberfjeder.

Enheden bestér af folgende komponenter (fig. 1):
A. Pyramide

B. Mellemblad

C. Helskum

D. Bundblad

E. Forkomprimeret kulfiberfjeder

F. Grebpuder

Enheden skal bruges med en fodkosmese.

TILSIGTET ANVENDELSE

Enheden er beregnet som del af et protesesystem, der erstatter fodog ankelfunktionen for en
manglende underekstremitet.

Denne enheds egnethed til protesen og patienten skal vurderes af en bandagist.

Enheden skal monteres og justeres af en bandagist.

Indikationer for Brug og Patientmdlgruppe
« Tab, amputation eller mangel af underekstremitet
+ Ingen kendte kontraindikationer
Enheden er beregnet til brug med lav til hej belastning, f.eks. gang og let lgb.



GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Advarsel: Brug af en underbensprotese indebzrer en iboende risiko for fald, som kan fare til
skader.

Bandagisten skal informere patienten om alt i dette dokument, der er ngdvendigt for at opna
sikker brug af denne enhed.

Advarsel: Hvis der er sket en &ndring eller et funktionstab i enheden, eller hvis enheden viser
tegn pa skader eller slitage, der hindrer normal funktionalitet, skal patienten stoppe med at
bruge enheden og kontakte sundhedspersonalet.

Enheden er beregnet til en enkelt patient.

VALG AF ENHED

Kontrollér, at den valgte variant af enheden er egnet til pavirkningsniveauet og vaegtgraensen
ifalge tabellen nedenfor.

Advarsel: Undga at overskride vagtgreensen. Risiko for fejl i enheden.

Valg af forkert kategori kan ogsa medfare, at enheden fungerer dérligt.

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166
99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Vagtikg

Veegtipund

Lavt belastningsniveau

Str. 22-24 1 1 2 3 4 5 6 IR IR IR
Str. 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Str. 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Moderat belastningsniveau

Str. 22-24 1 2 3 4 5 6 IR IR IR IR
Str. 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IR
Str. 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 IR
Hojt belastningsniveau

Str.22-24 2 3 4 5 6 IR IR IR IR IR
Str. 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 IR IR
Str. 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 IR IR
MONTERINGSVEJLEDNING

Fodkosmese (fig. 2)

Advarsel: Hvis du bruger enheden uden en fodkosmese, kan det resultere i et fald.

Sadan satter du fodkosmesen pa:
1. Abn trykknappere, og traek haldelen ned.
2. Indsat foden i fodkosmesen.
3. Serg for, at bundbladets ende er inde i hlrillen.
4. Luk begge trykknapper.

Sadan tager du fodkosmesen af:
1. Abn trykknapperne, og traek haeldelen ned.
2. Fjernfoden.

Protese

Saml protesen med de relevante enheder.

Advarsel: Risiko for strukturel fejl. Komponenter fra andre producenter er ikke testet og kan
fordrsage for stor belastning af enheden.

Advarsel: Sgrg for korrekt fastgaring ved at folge de relevante instruktioner i enhedens
montering.
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Fjern pyramidebeskyttelsen ved den endelige montering.
Forsigtig: Pyramidebeskyttelsen kan have skarpe kanter.

JUSTERINGSANVISNINGER
Basisjustering (fig. 3)
Justeringsmal
Justeringsreferencelinjen (B) skal:
+ g gennem midtpunktet pd hylsteret enten pé det patellare seneniveau eller hoftebenets
tuberositetsniveau (D).
« falde ved 1/3-market pa indersiden af fodkosmesen (C).
Bemaerk: Prioriter knaejusteringen frem for fodjusteringen, hvis de ikke stemmer overens.

Justeringsanvisninger
1. Placer foden, sa justeringsreferencelinjen (B) falder ved 1/3-merket pa indersiden af
fodkosmesen (med fodkosmesen og skoen pa). Overvej fodens udvendige rotation.
. Brug de relevante adaptere til at forbinde enten hylsteret eller knaet til foden og etablere
den rette hojde for knaemidten.
. Hvis du bruger et proteseknz: Placer knaeet ifglge anvisningerne i knajustering
P& den laterale side af hylsteret skal du satte det farste marke (justeringsreferencepunktet)
midt pd hylsteret enten pa det patellare seneniveau eller hoftebenets tubergsitetsniveau
(D). Lav et andet maerke midt pa hylsteret i distal retning (E). Tegn en streg gennem begge
marker.
. Placer hylsteret, sa justeringsreferencelinjen (B) gar gennem justeringsreferencepunktet (D).
. Indstil de rette hylstervinkler med henblik pa fleksion/udstrakning og abduktion/
adduktion.
Hvis du bruger et proteseknz: Brug de relevante adaptere til at forbinde hylsteret med
protesen.

N~
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Statisk justering
« Srg for, at patienten star med samme vaegt pd begge ben.
« Kontrollér, om proteselangden er korrekt.
« Kontroller intern/ekstern rotation.
« Kontrollér, at belastningen af ta og hzl er korrekt.

Dynamisk justering
Serg for, at patienten er fortrolig med enhedens funktioner.
Hel-til-td-bevaegelsen kan pavirkes af:

« Halstivhed

« Forog bagsidepositionering af enheden

« Dorsal-plantarfleksion

« Skokarakteristika

Overvej folgende handlinger, hvis det er nadvendigt:

Symptomer
« Enheden nér flad position for tidligt (patienten faler, at vedkommende synker ned i et hul)
« Bevagelse over tden kraever ekstra kraft
« Taen foles for stiv
« Knzet bliver overstrakt

Handling
« Tjek kileinstruktioner (hvis relevant)
« Skift hylster for (eller enhed bag)
« Overvej dorsalfleksion
« Kontrollér halen pa skoen og skoens ydeevne
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Symptomer
« Hurtig hal-til-td-bevagelse
« Dérlig kontrol over protesen ved fgrste kontakt
+ Minimal fornemmelse af energireturnering
« Forlidt pres fra tden
+ Knet bliver ustabilt

Handling
- Kontrollér kileinstruktioner (hvis relevant)
« Skift hylster for (eller enhed bag)
« Overvej plantarfleksion
« Kontrollér halen pa skoen og skoens ydeevne

Heelkile

Helkiler anvendes for at sge haelstivheden. De kan bruges i kort eller lang tid.

Helkilen monteres ved at belaste fodens ta og skubbe kilen pa plads. Serg for, at kiletappen
passerind i rillen pa haelskummet (fig. 4).

Halkilen fjernes ved at belaste fodens té og traekke kilen ud.

BRUG

Renggoring og Vedligeholdelse

Fjern fodkosmesen, ndr den skal rengares. Skyl med vand, og fjern alt sand, stov og snavs fra
foden og fodkosmesen. Tarres med en klud efter rengering.

Omgivende forhold

Enheden ervandtat.

En Waterproof-enhed kan bruges i et vadt eller fugtigt miljo og nedsankes i op til 3 meter dybt
vand i maksimalt 1 time.

Den téler kontakt med: saltvand, klorvand, sved, urin og milde saeber.

Det téler ogsé lejlighedsvis eksponering for sand, stav og snavs. Kontinuerlig eksponering er ikke
tilladt.

Tor med en klud efter kontakt med ferskvand eller fugtighed.

Renger med ferskvand efter eksponering for andre vaesker, kemikalier, sand, stav eller snavs, og
tor med en klud.

VEDLIGEHOLDELSE
Enheden og den samlede protese bar undersgges af sundhedspersonalet. Hyppigheden
fastlegges ud fra patientens aktivitetsniveau.

Stojfrafod

Der kan forekomme stgj, hvis der er sand eller snavs i enheden. | s fald skal du rengere enheden
og fodkosmesen. Hvis stgjen fortstter, kan der bruges en Spectra-sok il at fjerne stgjen mellem
enheden og fodkosmesen.

RAPPORTERING AF ALVORLIGE HAENDELSER
Enhver alvorlig haendelse i forbindelse med enheden skal rapporteres til producenten og de
relevante myndigheder.

BORTSKAFFELSE
Enheden og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de respektive lokale eller
nationale miljgbestemmelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ossur-proteser er designet og verificeret til at vaere sikre og kompatible i kombination med
hinanden og med specialfremstillede protesehylstre med Ussur-adaptere, samt nar de bruges
i overensstemmelse med deres tilsigtede anvendelse.
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Ossur patager sig intet ansvar for folgende:
« Enheder, derikke er vedligeholdt som beskrevet i brugsanvisningen.
+ Enheder, der er samlet med komponenter fra andre producenter.
« Enheder, der ikke anvendes ifglge de anbefalede brugshetingelser, formal eller miljger.

Overensstemmelse

Denne enhed er testet i henhold il 1S0 10328-standarden til at kunne holde til to millioner
belastningscyklusser.

Afhangig af patientaktiviteten kan dette svare til 2-3 ars brug.

150 10328 — Maerkat
Kategori Vaegt (kg) Moderat belastning Mzrkattekst
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Faktiske testbelastninger afspejler den maksimale kropsmasse

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N

*) Kropsvaegtgraense ma ikke overstiges!

Se fabrikantens skriftlige instruktioner om
A pataenkt anvendelse for specifikke betingelser
og begraen sninger for brug!

SVENSKA

Medicinteknisk produkt

BESKRIVNING
Enheten &r en flerbladig fotprotes med en forkomprimerad kolfiberfjader.

Enheten bestar av foljande komponenter (bild 1):
A. Pyramid

B. Mellanblad

C. Halskum

D. Bottenblad

E. Forkomprimerad kolfiberfjader

F. Gripdynor

Enheten maste anvéandas med fotkosmetik.

AVSEDD ANVANDNING

Enheten ingdr i ett protessystem som erstter fotoch fotledsfunktionen hos en forlorad nedre
extremitet.

Lampligheten att anvanda den har enheten med protesen och patienten méste utvérderas av
ortopedingenjor.

Enheten mdste monteras och justeras av ortopedingenjor.



Indikationer och mdlpatientgrupp
+ Forlust av nedre extremiteter, amputation eller brist
+ Inga kénda kontraindikationer
Enheten &r avsedd for Iag till hog aktivitetsniva, t.ex. gang och sporadisk Ipning.

ALLMANNA SAKERHETSINSTRUKTIONER

Varning: anvandning av en protesenhet for nedre extremiteter innebar en risk for fall som kan
leda till skador.

Ortopedingenjoren bor informera patienten om allt i detta dokument som krévs for saker
anvandning av denna enhet.

Varning: Om det forekommer en forandring eller forlust av enhetens funktionalitet, eller om
enheten visar tecken pa skada eller slitage som hindrar dess normala funktioner, ska patienten
sluta anvanda enheten och kontakta en ortopedingenjor.

Enheten &r endast avsedd for enpatientsbruk.

ENHETSVAL

Kontrollera att den valda varianten av enheten ér [amplig for belastningsnivan och viktgransen
enligt foljande tabell.

Varning! Overskrid inte viktgransen. Risk for enhetsfel.

Ett felaktigt kategorival kan ocksa leda till att enheten inte fungerar som den ska.

Vikt (k
el 52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Vikt(bs) | 105 | 130 | 150 | 170 | 198 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-

Lag belastningsniva

Storlek 22-24 1 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A

Storlek 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Storlek 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Mattlig belastningsniva

Storlek 22-24 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A | N/A

Storlek 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A

Storlek 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A

Hdg belastningsniva

Storlek 22-24 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A N/A

Storlek 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A N/A

Storlek 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A N/A

MONTERINGSANVISNINGAR
Fotkosmetik (bild 2)
Varning: Anvindning av enheten utan fotkosmetik kan leda till fallolyckor.

Satta pa fotkosmetiken:
1. Oppna snippfastena och dra ner halpartiet.
2. Sttifoten i fotkosmetiken.
3. Sefill att den nedre bladanden sitter i hélspéret.
4, Sténg bada snappfastena.

Ta av fotkosmetiken:
1. Oppna snappfastena och dra ner hilpartiet.
2. Tabort foten.
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Protes

Montera protes med tillampliga enheter.

Varning: Risk for strukturella fel. Komponenter fran andra tillverkare har inte testats och kan
orsaka for stor belastning pd enheten.

Varning: Sakerstéll korrekt fastsattning genom att folja tillimpliga monteringsanvisningar for
enheten.

Tabort pyramidskyddet under slutmontering.

Varning: Pyramidskyddet kan ha vassa kanter.

INRIKTNINGSANVISNINGAR

Bdnkinriktning (bild 3)

Inriktningsmal

Referenslinjen for inriktning (B) ska:
+ gd genom hylsans mittpunkt i hojd med antingen patellarsenan eller tuber ischiadicum (D).
+ passera vid 1/3-mérket pa insidan av fotkosmetiken (C).

Obs! Prioritera kndinriktningen framfor fotinriktningen i handelse av felmatchning.

Inriktningsanvisningar

. Placera foten sa att referenslinjen for inriktning (B) hamnar vid 1/3-mérket pa insidan av
fotkosmetiken (med fotkosmetiken och skon pd). Tank pa fotens externa rotation.

. Anvénd ldmpliga adaptrar for att ansluta antingen hylsan eller knat till foten och uppna rétt
underbenslangd.

. Om du anvénder en proteskndled: Placera knét enligt instruktionerna for kndinriktning

P hylsans laterala sida, gor forst ett mérke (inriktningsreferenspunkt) vid hylsans mittpunkt

i hojd med antingen patellarsenan eller tuber ischiadicum (D). G6r ett andra marke vid

mittpunkten pa hylsan distalt (E). Dra en linje genom bada mérkena.

. Placera hylsan sa att referenslinjen for inriktning (B) gar genom referenspunkten for
inrikting (D).

. Justera rdtt hylsvinklar for flektion/extension och abduktion/adduktion.

Om du anvander en protesknaled: Anvand lampliga adaptrar for att ansluta hylsan till

protesen.

—_
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Statisk inriktning

Se till att patienten stdr med samma viktbelastning pa bada benen.
« Kontrollera att protesens langd r korrekt.

+ Kontrollera intern/extern rotation.

Kontrollera att belastningen pa ta och hal ar korrekt.

Dynamisk inriktning
Se till att patienten forstar enhetens funktion.
Rorelsen fran hal till ta kan paverkas av:
« Halens styvhet
« Anterior-posterior-placering av enheten
« Dorsal-plantarflexion
« Skons egenskaper

Overvag foljande atgarder om nodvandigt:

Symtom
« Enheten nér ett plant lage for tidigt (patienten upplever att de sjunker ned i ett hal)
« Det krdvs extra energi for att ta sig upp dver tén
+ Tén kénns for stel
+ Knat dverstracks

Rtgard
« Kontrollera kil instruktioner (om tillampligt)
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« Flytta hylsan framét (eller enheten bakat)
« Beakta dorsalflexion
« Kontrollera skons hél och skons prestanda

Symtom
+ Snabb hal-till-t3-rorelse
- Otillfredsstallande proteskontroll vid halkontakt
+ Minimal energidtergivning
- For lite stegavveckling frén tan
+ Kndt blir instabilt

htgard
« Kontrollera kil instruktioner (om tillampligt)
« Flytta hylsan bakat (eller enheten framét)
+ Beakta plantarflexion
« Kontrollera skons hél och skons prestanda

Halkil

Halkilar anvénds for att oka halstyvheten. De kan anvandas under kortare eller langre tid.

For att installera halkilen, belasta fotens t& och tryck kilen pa plats. Se till att kilens flik passar in
i sparet pa halskummet (bild 4).

For att ta bort hélkilen, belasta fotens ta och dra ut kilen.

ANVANDNING

Skotsel och Rengdring

Ta bort fotkosmetiken for rengdring. Skolj med vatten och avldgsna all sand, damm och smuts
frén foten och fotkosmetiken. Torka med en trasa efter rengdring.

Miljoforhdllanden

Enheten &r vattentat.

En vattentdt enhet kan anvandas i en vat eller fuktig miljo och sankas ner i upp till 3 meter djupt
vattenihdogst 1timme.

Den tal kontakt med: saltvatten, klorerat vatten, svett, urin och milda tvdlar.

Den tél ocksa enstaka exponering for sand, damm och smuts. Kontinuerlig exponering ar inte
tillaten.

Torka med en trasa efter kontakt med sotvatten eller fukt.

Rengdr med sétvatten efter oavsiktlig exponering for andra vatskor, kemikalier, sand, damm
eller smuts och torka med en trasa.

UNDERHALL
Enheten och den Gvergripande protesen bor undersékas av en ortopedingenjor. Intervallet bor
faststallas baserat pd patientens aktivitet.

Oljud frdn foten

Oljud kan uppsta om det finns sand eller skrép i enheten. Rengor i sa fall enheten och
fotkosmetiken. Om ljudet kvarstar kan en Spectra-strumpa anvéndas for att eliminera ljudet
mellan enheten och fotkosmetiken.

RAPPORTERA ALLVARLIGA INCIDENTER
Alla allvarliga handelser i samband med enheten méste rapporteras till tillverkaren och relevanta
myndigheter.

KASSERING
Enheten och forpackningsmaterialet ska kasseras i enlighet med lokala eller nationella
miljobestammelser.
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ANSVAR

Protesenheter fran Ossur ar konstruerade och verifierade for att vara sakra och kompatibla
tillsammans med varandra och med individuellt anpassade proteshylsor med adaptrar fran Ossur,
samt ndr de anvands i enlighet med sin avsedda anvandning.

Ossur fransager sig allt ansvar for foljande:
« Enhet som inte underhallits enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
« Enhet som monterats tillsammans med komponenter fran andra tillverkare.
« Enhet som anvénds under andra an rekommenderade forhallanden, anvéndningsomraden
eller miljoer.

Overensstimmelse
Denna enhet har testats enligt standarden 150 10328 med tva miljoner belastningscykler.
Beroende pa patientens aktivitetsniva kan det motsvara 2—3 &rs anvandning.

150 10328 — mérkning
Kategori Vikt (kg) Mattlig belastning Markning
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Faktiska testbelastningar aterspeglar maximal kroppsmassa

1SO 10328 - “P" - “m”kg ) /N

*) Maximal kroppsmassa fér inte 6verskridas!

For sérskilda villkor och begrénsningar for
A anvandningen, se tillverkarens skriftliga
instruktioner!

EAAHNIKA
latpotexvohoykd mpoiov

NEPITPAOH
H ouokeun eivat éva mpooBetikd mépa moAamlav Aemidwv mou labétel mpocupmieapévo
ehatnpto avBpaka.

To texvohoyikd mpoiov amoteAeitar amd ta e§q¢ eaptipata (k. 1):
A. Nupapida
B. Meoaia Aenida
C. Appogmtépvag
D. Aemida pdong
E. Npooupmeopévo ehatrplo dvBpaka
F. YmoBépata kpatnpatog
H ouokeun mpémet va ypnotpomoleitat pe KAAvppa méAaTog.
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NPOBAEMOMENH XPHXH

To mpoidv mpoopileTat w¢ TRHA EVOC MPOGBETIKOU GUOTANATOC TIOU AVTIKABIOTA T AetToupyia
TOU MEAPATOC Kat TOU aoTpaydAou evoc eENNeimovToq KdTw dkpou.

H kataAnAétnta autod Tov mpoidvtog yia Ty mpdBean kai Tov aoBevi mpémetva adlohoynBovv
and évav emayyehpatia vyeiag.

To mpoidv mpémet va tomoBeTeital pubpiCetar amokAeloTIkA amd emayyepatia vyeiac.

Evéeiei ya xprion ka1 mAnBuopdc aofevav-atoyog

+ AnwAela, akpwTNPLAGPOC 1) AVEMAPKELD KATW AKPOV

+ Aevumdpyouv yvwotéc avtevdei€eic
To mpoidv mpoopiCetat yla xpron o€ xapnAd éwq vynAd emimeda katamévnong, m.y. mepmATnHa Kat
TIEPIOTAOLAKO TPESIHLO.

TENIKEZ OAHTIEX AZQAAEIAX

Mpogdomoinon: H yprion mpdBeang katw Akpou evéxel eyyevi Kivouvo mTwong mou pmopei va
00nynoEL € TPAVPATIOHO.

0 emayyeApatiag vyeiag Ba mpémel va evnuepwogt Tov aoBevr yia OAeC TIC 0dnyie mov
nepthappdvel To mapov Eyypagpo Kal ot omoieg mpEmeL va TPoLVTaL yia TV ao@alr Xpron autng
TOU MPOTOVTOC.

Mpogidonoinon: Edv mapatnpnBei alayn i} anaheia tng AettoupyikdTnTag TG GUOKELNC 1y €AV
1) 6uokeur mapovatalel onpddia Aang i pBopdg mou epmodilouv Tig Kavovikég Aettoupyieg T,
0 aoBevi¢ Ba mpémel va GTAPATAOEL TN XPON TNG GUOKEVNE KA VA EMKOWWVATEL e Evav
enayyehpartia vysiag.

To mpoidv mpoopietat yia xprion amé évav pévo acBeviy.

ENIAOTH NPOIONTOX

BeBatwBeite oTi n emAeypévn kdoon Tou mpoidvTog eivat kataAnAn yia To eminedo kpolong Kat
0 0plo BApou¢ COPPWVA HE TOV TAPAKATW Tvaka.

Npogidomoinon: Mnv unepBaivete To dpto fapoug. Kivduvog BABn¢ Tou mpoidvToc.

H eopahpévn emhoyn katnyopiag evdéxeta, emiong, va odnynaet e kakn Aettoupyia tou
TIpoi6vToC.

45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Bapoc o¢ ki
PoCOERg 52 59 68 77 88 100 116 130 147 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-

Bapocoe|
Gpocoelbs | s | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Xapnho emimedo kpovong

MéyeBog 22-24 1 1 2 3 4 5 6 MY | DY | AY

MéyeBog 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Méyebog 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Métpio enimedo kpovong

MéyeBog 22-24 1 2 3 4 5 6 MY MY | MY AY

MéyeBog 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MY

MéyeBog 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 AY

Yynho eminedo kpovong

MéyeBoc22-24 | 2 3 4 5 6 MY DY A | MY DY

MéyeBog 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 MY | DY

Méyebog 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 MY Y

OAHTIEZ LYNAPMOAOTHIHX
KdAvppa médparog (Eik. 2)
Mpozgidomoinon: H yprion ¢ 6UoKeURC Xwpi¢ KAAUpPA MENPATOC UmopEi va 0dnyHOEL 0€ TTWOT).
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lla va epappooete 1o kaAuppa méhpatog:
1. Avoi€te Ta Koupmapata Kal TapnETe To TPRPA MTéPVag PG Ta KATw.
2. Eioaydyete 1o méApa 070 KGAuppa méApatog.
3. BeBawbeite 0TiT0 dkpo Tng Aemidag Bdong PpiokeTal 0T0 E0WTEPIKG TN AVAAKWONG TNG
TTEPVAC.
4. Kheiote kat ta 600 Koupmapata.

lla va a@aipéoete To kAaAuppa méhpatog:
1. Avoi€te Ta Koupmapata Kal TaBnETe To TPRPA MTéPVag PG Ta KATw.
2. Aaipéate To méhpa.

MpdBsan

Yuvappoloyiote TV mpoBean e TIC LoYUOUOEC GUOKEVEC.

Mpozidonoinon: Kivouvog Sopikic BAABNG. Ta e§aptrpata amd dAAouC KataokevaoTég dev
£youv dokipaaTei kat evdéxetat va mpokahégouy umepBoiko optio aTo MPoiov.
Mpozgidonoinon: ESaopahiote T owotA mpoadptnon akohouBwvTag Tic LoxVouaEC 0dnyieg
GUVapHOAGYNGNE TOU TIPOI6VTOC.

A@alp£oTe TO MPOOTATEVTIKO TOU TUPANOEISOUC E§ApTAUATOC KATA TV TENIKR TomoBETnoN.
Mpocoyn: To mpoaTateuTIKG TOU MUpapOEId0UC EEAPTHIATOC UMOpPEi va EXEL ALXHNPEC AKPEC.

OAHTIEX EYOYTPAMMIZHX
Apxij evBuypdppion (Ewx. 3)
Ltoyo¢ evOuypappiong
H ypappn avapopdg evBuypdppiong (B) mpémet:
« va diépyetat amd To peoaio onpeio Tng Brikng gite 010 EMimedo Tou EmyovaTIdIKoU TéEVoVTa
€iT€ 070 £MiMed0 TOU L0X1AKOD KUPTWHATOC (A).
« MEQTELOTO ONpieio Tou 1/3 0T0 E0LTEPIKO TOU KaADppaTog Tou méhpatog (C).
Inpeiwon: Awote mpotepatdTTa 0NV EVBUYPAHION TOU YOVATOU EvavTi Tng EVBuypappLong
Tou MEAPATog edv umdpyel avavTioTolyia.

038nyiec evBuypappong

. TomoBetrote To méApa £T01 WOTE N ypappr avapopdc euBuypdppiong (B) va mégtel oo
onpadi tov 1/3 070 £0WTEPIKO TOU KANDPPATOC TOU EAPATOC (pie TO KAAUpA TOU ENPATOC
ka1 to umodnpa tomoBetnpéva). E§etdote T ewTepIKN MEPLOTPOP TOU TOSI00.

. Xpnotpomolijate Toug KatdAnAoug mpocappoyEic yia va cuviéaeTe gite T Brikn €ite To
yovato 7o méApa Kat va kabopioeTe To 6wOTO HPOC TOU KEVTPOU TOU YovdTou.

. Edv xpnotpomoteite mpooBetikd yovato: TomoBeTiiate To yovato 60p@wva pe Ti¢ 0dnyieg

€uBuypdppiong Tou yovdtou

Yy £§w mheupd Tng Bikng, kave éva mpwro onuadt (onpeio avapopdg euBuypdppiong) oto

péoov Tng BN €ite 0To mimedo Tou emyovatidikol Tévovta gite 6T0 EMimedo ToU LOXIAKOD

Kupt@patog (A). Kavte éva devtepo onpddi oto péoov g Brkne mepipepika (E). Tpapnéte

JLa ypappn mou va mepvd Kat amd ta 6vo onpddia.

. TomoBetrote T BjKN €101 WOTE N ypappr avapopds evBuypdppiong (B) va mepvd amd To
onpeio avapopdg evBuypappiong (A).

. EmAé€te Tic kataMnAeg ywvieg yia Ty kdpn/éktaon Kat amaywyn/mposaywyn yia t 6fKn.

Edv xpnotpomoteite mpooBetikd yovato: Xpnatpomouate Toug KatdAAnAoug mposappoyeic yia

va ouvdéoeTe T Bk pe TV mpoBeon.
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Zramikij evuypdppion
+ BePawbeite 6Tt 0 aoBeviic aTékeTal e ioo BApog kai ota vo modia.
+ ENéySte yia 1o 6woT6 prjkog Tng mpdBeanc.
+ ENéy€re v eowtepikry / e€wTepikn mepioTpooi.
+ EAéySte yia owotd goprtio oTo ddkTulo Kat T mTépva.

Avvapkij evBuypdppion
BeBatwBeite 011 0 aoBevig sivar e§oikelwpévog pe T Aettoupyia Tou mpoidvTog.
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H kivnon and tnv mtépva éwg tn poTn Tou daktuhou pmopei va emmpeactel and ta e§ng:
+ Akapyia ntépvag
+ MpdoBia-omicBia TomoBETnon g GUoKEVRC
+ Paylaio-meApatiaia kapgn
« XapaktnpioTikd umodnpdtwy

E¢etdote Tiq akohoubeg evépyeteg, eav xperaleta:

Lupntwpata
+ Hovokeun emavépyetar oe eminedn B€an moAb ypriyopa (o acBeviic Ba viwBer oav va BubiCetat
)]
« Anarteitat meploootepn evépyela yia Ty avaBaon otn potn Tou Saktidou
+ AioBnpa peyang akapyiag 6to daktuho
+ Ymepéktaon yovatou

Evépyeaia
+ EXéySte i 0dnyieg yia tn ogriva (ev umapyouv)
« Metatoniote T Brikn mpog Ta eumpoc (1) T 0UGKELN PG Ta Tiow)
« Eetaoe 1o eviexopevo paylaiag kapyng
+ EXéyte Ty mtépva tou umodrpatog kat tnv amédoon Tou umodpaTog

Tupntwpata
« Tayeia kivnon amd tv ntépva éw¢ Tn POt TOU SaKTUAOL
+ Kakdg éNeyxog Tg mpdBeang katd tnv apyikn emagn
+ AigBnon eAdyloTng EMOTPOPRC EVEPyELag
« MoA0 pikpr @Bnon amd o ddytuho
+ Toydvaro yivetal aotadéc

Evépyeia
« EXéy€te g 0dnyieg yia tn ogriva (eav umapyouv)
+ Metatoniote T BriKn mPOG Ta Miow (1} T GUGKEUR TIPOC Ta EUMTPOC)
« Eetaote 10 evexopevo meApatiaiac Kapgng
« ENéyte v mtépva tou umoSipato kat T anddoon Tov umodipatog

Zpriva mtépvag

01 0grveg mTépvag xpnotpomolobvTal yia Ty avénon te akappiag e mtépvag. Mmopolv va
XpnotpomoinBouv yia pikpd 1y peyaho xpoviko didotnpa.

lia va TomoBeTioeTe T 6@rva mTépvag, opTwoTe To SAKTuAo Tou Modlol kal méoTe T ogrva
o1 Béon T¢. Befarwbeite 4Tt n yhwttida Tne oprvac epappolel 0Tnv auldkwon Tou appol
ntépvag (Ew. 4).

M va agaipéoete T 6@iva mTépvag, PopTwaTe To SAKTUAO TOU TodloU Kat TpaBrite Tn ogrva
TIpog Ta £€w.

XPHIH

KaBapioudc kat Opovrida

Agaipéote 1o KAhuppa mEAIATOC yia va To KaBapioeTe. ZEMOVETE e VEPO Kal apaipéaTe OAn TV
dppo, T okovn kartn Bpwptd anmd To mEApa kai To KAAppA MEAPATOG. XTEYVWOTE e éva mavi
HETd Tov KaBapiopo.

NepiBardovtikéc ouvBiikeg

To mpoidv ivar adidBpoyo.

‘Eva adiaBpoyo mpoiov pmopei va xpnotponoinBei o€ uypd 1y umd vypacia meptParlov Katva
BuBioei o yAuko vepo BaBoug we 3 pétpa yia péyioto didotnua 1 wpag.

Mnopei va gival avBekTIkn 0TV EMaQ Pe: ahatovepo, Xhwplwpévo vepo, epidpwan, olpa kat
fimag dpaong camovvia.

Mnopei emiong va avexBei tnv mepiatactai ékBeon aTnv dupo, Tn ok6vN Kat T Bpwpid.
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H ouvey1i ékBeon dev empémetar.

TTEYVWOTE e éva mavi PeTd amo emagn pe yAuko vepo 1y vypaoia.

KaBapiote pe yhuko vepo petd and ékBeon ae aAa vypd, xnpikd, dupo, okovn i Bpwpid kat
OTEYVWOTE PE Evamavi.

LYNTHPHZH
To mpoidv kat n 6uvolIKi mpoBean mpémel va e§etaatolv amd emayyehpatia vyeiag. To didotnpa
Ba mpéme1va kaBopietat pe Bdon T SpactnpiéTnTa T0U AGBEVOUC.

0dpuPoc amd o méApa

Mmopei va napouotaotei Bopupog, edv umdpyel dppog i umoAippata 6T GUOKER. L& auTiy TV
mepinTwon, kabapiote T ouokeun kaiTo kahuppa méhpatog. Edv o BopuBog empével, pmopeiva
XpnotpomoinBei pia kaAtoa Spectra yia Ty e§dhewhn Tov BoplBou petagl Tng ouoKeung kal Tov
KaAOppatog méhparog.

ANAQOPA ZOBAPOY NEPILTATIKOY
Omotodrimote coPapd cupPdv o€ oxéon e TO PTGV PEMEL VA AVAPEPETAL GTOV KATAGKEVAOTH
Kal 0TIC appodieg apyéc.

ANOPPIYH
To mpoidv kat n Guokevadia Ba mpémel va amoppinmTovTal CUUPWVA [LE TOUG AVTIOTOLXOUC TOMKOUC
1} €Bvikou¢ mepIBaNNOVTIKOUG KavovIoPoUG.

EYOYNH

OumpoaBéoeic g Ossur £xouv oxediaoTei kat emaAnBeutei w¢ aopaleic kat ouppatég oe
0LVOVAOHO PETASD TOUE KaBK)C Kal e MPOOAPHOGHEVE TPOOBETIKES BriKeC e Mpooappoyeic Tng
Ossur, ka1 6Tav xpnotpomotoivTal COPQwVA e T XPAON yia Thv omoia mpoopilovTar.

H Ossur 8ev avahappdvel kapia v@ivn yia ta akohovBa:
+ Mn ouvtripnon tou mpoidvTog olp@wva pe TIC 0dnyieg xpriong.
« Yuvappoldynon Tou mpoidvTog pe e€apTipata AWV KATAOKEVAOTY.
+ Xprion Tou mpoidvVToq EKTOC OUVIOTWHEVWY GUVBNK®V Xpriong, papuoync i mepiBarlovtoc.

Zuppopowan

Autd To mpoidv éxet eheyyBei aUp@wva pe To mpdTumo IS0 10328 yia dUo ekatoppvpla KOKAOUG
QOPTWONG.

Avdhoya pe T dpaotnpidtnTa Tou aoBevouc, avté pmopei va avTioTolyi o€ 2-3 xpdvia xprong.

150 10328 - Emorpavon
Katyopia Bdpog (kg) Métpio eninedo kpovong Keipevo emonpaveng
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Ta mpaypatika gpoptia SOKIUG avTioTotyolV 0Tn péylo pala owpatog
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ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) AN\

*) To 6plo palag owpatog Sev pémel va
unepPaivetal!
f Mot CUYKEKPIUEVEC TIPOUTIOBECEIC KOt TIEPIOPIGHOUG

otn xpnon, BA. TG ypantég odnyieg mpoBAemduevng
XPNONG TOU KATAOKELAOTH!

SUOMI
Ladkinnallinen laite

KUVAUS

Laite on monilevyinen proteesijalkaterd, jossa on esijannitetty hiilijousi.

Laite koostuu seuraavista osista (kuva 1):
A. Pyramidi

B. Keskilevy

C. Kantapdapehmuste

D. Pohjalevy

E. Esijannitetty hiilijousi

F. Tartuntatyynyt

Laitteen kanssa on kdytettéva kuorikkoa.

KAYTTOTARKOITUS

Laite on tarkoitettu osaksi proteesijarjestelmdd, joka korvaa puuttuvan raajan jalkaterdja
nilkkatoiminnan.

Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava tman laitteen soveltuvuus proteesiin ja
potilaalle.

Laitteen saa asentaa ja sédtdd vain terveydenhuollon ammattilainen.

Kdyttoaiheet ja kohdepotilasryhmd

« Alaraajan menetys, amputaatio tai synnynndinen puuttuminen

- Eitiedettyjd vasta-aiheita
Laite on tarkoitettu matalasta korkeaan aktiivisuustason kdyttoon, esim. kdvelyyn ja ajoittaiseen
juoksemiseen.

YLEISIA TURVALLISUUSOHJEITA

Varoitus: Alaraajaproteesin kdyttoon liittyy luontainen kaatumisriski, joka voi johtaa
loukkaantumiseen.

Terveydenhuollon ammattilaisen on ilmoitettava potilaalle kaikista tassa asiakirjassa mainituista
tiedoista, jotka potilaan tulee tietdd pystydkseen kdyttdmaan tatd laitetta turvallisesti.
Varoitus: jos laitteen toiminta muuttuu tai heikkenee tai jos laitteessa on merkkejd vaurioista
tai kulumista, jotka haittaavan sen normaalia toimintaa, potilaan tulee lopettaa laitteen kdytto
ja ottaa yhteyttd terveydenhuollon ammattilaiseen.

Laite on tarkoitettu yhden potilaan kayttoon.

LAITEVALIKOIMA

Varmista, ettd laitteen valittu versio sopii iskukuormitustasolle ja painorajalle seuraavan
taulukon mukaisesti.

Varoitus: Al ylita painorajaa. Laitteen vikaantumisvaara.

Virheellinen luokkavalinta voi myds johtaa laitteen huonoon toimintaan.

LY}



45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Paino k
9 52 59 68 77 88 100 116 130 147 166

Paino 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
naulaa 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Matala iskurasitustaso

Koko 22-24 1 1 2 3 4 5 6 - - -
Koko 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koko 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Keskimaarainen iskurasitustaso

Koko 22-24 1 2 3 4 5 6 - - - -
Koko 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Koko 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 -

Korkea iskurasitustaso

Koko 2224 2 3 4 5 6 - - - - -
Koko 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 - -
Koko 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 - -
ASENNUSOHJEET
Kuorikko (kuva 2)

Varoitus: Laitteen kdyttd ilman kuorikkoa voi aiheuttaa kaatumisen.

Kuorikon pukeminen:
1. Avaa nepparit ja vedd kantaosa alas.
2. Jalan asettaminen kuorikkoon
3. Varmista, ettd pohjalevy on kantapaauran uran sisalla.
4. Sulje kumpikin neppari.

Kuorikon riisuminen:
1. Avaa nepparit ja veda kantaosa alas.
2. Irrota jalkatera.

Proteesi
Kokoa proteesi soveltuvilla laitteilla.

Varoitus: Rakenteen vaurioitumisen vaara. Muiden valmistajien komponentteja ei ole testattu,

janevoivat aiheuttaa laitteelle liiallista kuormitusta.

Varoitus: varmista asianmukainen kiinnitys noudattamalla sovellettavia laitteen
asennusohjeita.

Poista pyramidin suojus lopullisen sovituksen aikana.

Huomio: Pyramidin suojuksessa voi olla teravét reunat.

SUUNTAUSOHJEET

Alustava suuntaus (kuva 3)

Suuntaustavoite

Suuntauksen viitelinjan (B) tulee:
+ kulkea holkin keskipisteen kautta joko patellajénteen tasolla tai istuinkyhmyn tasolla (D).
+ kulkea kuorikon sisapuolella olevan 1/3-merkin kautta (C).

Huomaa: jos polven suuntaus ja jalkaterdn suuntaus eivat tasmad, polven suuntaus on

tdrkedmpi.

Suuntausohjeet
1. Aseta jalkaterd siten, ettd suuntauksen viiteviiva (B) kulkee kuorikon sisapuolella olevan
1/3-merkin kautta (kuorikko ja kenkd puettuna). Ota huomioon jalkaterdn ulkokierto.
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. Liitd joko holkki tai polvi jalkaterdén sopivilla adaptereilla ja maéritd oikea polven
keskipisteen korkeus.

. Kdytettdessa proteettista polvea: aseta polvi paikoilleen polven suuntausohjeiden mukaan

Tee ensimméinen merkki (suuntauksen viitepiste) holkin lateraalipuolelle holkin

keskipisteeseen joko patellajanteen tai istuinkyhmyn tasolle (D). Tee toinen merkki holkin

keskipisteeseen distaalisesti (). Piirrd viiva molempien merkkien kautta.

. Aseta holkki siten, ettd suuntauksen viitelinja (B) kulkee suuntauksen viitepisteen (D) kautta.

. Saddd asianmukaiset holkin kulmat: koukistus/ojennus ja loitonnus/I&hennys.

Kdytettdessa proteettista polvea: liitd holkki proteesiin sopivilla adaptereilla.

&~ ow

~ o »

Staattinen suuntaus
« Varmista, ettd potilas seisoo siten, ettd paino on jakautunut tasaisesti kummallekin jalalle.
- Tarkista proteesin oikea pituus.
- Tarkista sisdinen/ulkoinen rotaatio.
« Tarkista varpaan ja kantapéan oikea kuormitus.

Dynaaminen suuntaus
Varmista, ettd potilas tuntee laitteen toiminnan.
Kantapaastd varpaisiin kohdistuvaan toimintaan voivat vaikuttaa:
« kantapdan jaykkyys
- laitteen anterioris-posteriorinen asento
« dorsi-plantaarifleksio
« kengdn ominaisuudet.

Harkitse tarvittaessa seuraavia toimenpiteita:

Oireet
« Laite tulee liian aikaisin matalaan asentoon (potilas tuntee uppoavansa kuoppaan).
+ Kiipedminen varpaiden varassa vaatii ylimaardistd energiaa.
« Varvas tuntuu liian jéykalta.
« Polvi ojentuu darimmdisen suoraksi.

Toimenpide
« Tarkista kiilan ohjeet (tarvittaessa).
« Siirrd holkkia taaksepdin (tai laitetta eteenpdin).
« Harkitse dorsifleksion mahdollisuutta.
- Tarkista kengdn kantapada ja kengén suorituskyky.

Oireet
« Nopea liike kantapaésta varpaisiin.
« Proteesin huono hallinta alkukosketuksessa.
- Energianpalautuksen tunne on minimaalinen.
« Varpaista lahtevd tyontd on liian vahaistd.
+ Polvi muuttuu epévakaaksi.

Toimenpide
- Tarkista kiilaa koskevat ohjeet (tarvittaessa).
« Siirrd holkkia eteenpdin (tai laitetta taaksepdin).
« Harkitse plantaarifleksion mahdollisuutta.
« Tarkista kengdn kantapaa ja kengan suorituskyky.

Kantakiila

Kantapédkiiloja kdytetddn lisadmaan kantapaan jaykkyyttd. Niitd voi kdyttad lyhyttai
pitkdaikaisesti.

Asenna kantapdakiila kuormittamalla jalkaterdn varvasosaa ja tyontamalld kiila paikalleen.
Varmista, ettd kiilan kieleke sopii kantapaan vaahtomuovin uraan (kuva 4).

Voit poistaa kantapaan kiilan kuormittamalla jalkaterdn varvasosaa ja vetamalld kiilan ulos.
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KAYTTO

Puhdistus ja Hoito

Irrota kuorikko puhdistusta varten. Huuhtele vedelld ja poista kaikki hiekka, pély ja lika jalasta ja
kuorikosta. Kuivaa liinalla puhdistuksen jalkeen.

Kayttoolosuhteet

Laite on vedenpitava.

Waterproof-laitetta voi kdyttdd mérdssa tai kosteassa ymparistdssd ja upottaa enintadn kolmen
metrin syvyiseen veteen enintaan yhden tunnin ajaksi.

Se kestdd suolavettd, kloorivettd, hiked, virtsaa ja mietoja saippuoita.

Se kestaa myds satunnaista altistumista hiekalle, polylle ja lialle. Jatkuva altistuminen ei ole
sallittua.

Kuivaa se liinalla, kun se on ollut kosketuksissa makean veden tai kosteuden kanssa.

Puhdista se makealla vedell, jos se on altistunut muille nesteille, kemikaaleille, hiekalle, pdlylle
tailialle, ja kuivaa liinalla.

HUOLTO
Terveydenhuollon ammattilaisen on tutkittava laite ja proteesi. Tutkimusvali on maaritettava
potilaan aktiivisuuden perusteella.

Jalkaterdn tuottamat ddnet

Jos laitteessa on hiekkaa tai likaa, siitd voi kuulua déntd. Puhdista siind tapauksessa laite ja
kuorikko. Jos laitteen ja kuorikon valissé syntyva déni jatkuu, sen voi poistaa kdyttamalla Spectra
-sukkaa.

ILMOITTAMINEN VAKAVISTA VAARATILANTEISTA
Kaikista laitteeseen liittyvistd vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja
asianomaisille viranomaisille.

HAVITTAMINEN
Laite ja pakkaus on hévitettdvd paikallisten tai kansallisten ympdristoméaardysten mukaisesti.

VASTUU

Ossur-proteesilaitteet on suunniteltu ja varmistettu turvallisiksi ja yhteensopiviksi toistensa ja
Ossur-adaptereilla varustettujen mittatilaustyona valmistettujen proteesiholkkien kanssa, kun
niitd kdytetdan niiden kayttotarkoituksen mukaisesti.

Ossur ei ole vastuussa seuraavista:
« Laitetta ei ole huollettu kdyttdohjeissa neuvotulla tavalla.
- Laitteen kokoonpanossa kéytetaan muiden valmistajien osia.
« Laitteen kdytdssd ei noudateta suositeltua kdyttdolosuhdetta, kayttokohdetta tai
kdyttoymparistoa.

Vaatimustenmukaisuus
Tamé laite on testattu standardin IS0 10328 mukaan kestamaan kaksi miljoonaa kuormitusjaksoa.
Potilaan aktiivisuudesta riippuen tdma voi vastata 2-3 vuoden kdyttoa.

150 10328 -merkinta
Luokka Paino (kg) Keskimaarainen iskukuormitus Etikettiteksti
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
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150 10328 -merkinta
Luokka Paino (kg) Keskimaarainen iskukuormitus Etikettiteksti
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Todelliset testikuormat vastaavat kehon enimmaispainoa

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) Kehonmassan rajaa ei saa ylittag!

c Erityisehtoja ja kdyttorajoituksia katso valmistajan
aiotun kayton kirjallisesta ohjeestal

NEDERLANDS
Medisch hulpmiddel

BESCHRIJVING
Het hulpmiddel is een prothesevoet met meerdere blades en een voorgecomprimeerde
koolstofveer.

Het hulpmiddel bestaat uit de volgende onderdelen (afb. 1):
A. Piramide

B. Middelste blade

C. Hielschuim

D. Onderste blade

E. Voorgecomprimeerde koolstofveer

F. Grip-pads
Het hulpmiddel moet worden gebruikt met een voetcover.

BEOOGD GEBRUIK

Het hulpmiddel is bedoeld als onderdeel van een prothesesysteem dat de voeten enkelfunctie
van een ontbrekend onderste ledemaat vervangt.

De geschiktheid van het hulpmiddel voor de prothese en de patiént moet worden beoordeeld
door een medische-zorgverlener.

Het hulpmiddel moet worden aangemeten en afgesteld door een medische-zorgverlener.

Indicaties voor gebruik en beoogde patiéntenpopulatie

« Verlies, amputatie of deficiéntie van de onderste ledematen

+ Geen bekende contra-indicaties
Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik met een lage tot hoge impact, bijv. wandelen en
incidenteel rennen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Waarschuwing: Het gebruik van een prothese voor de onderste ledematen brengt een inherent
valrisico met zich mee, dat tot letsel kan leiden.

De medische-zorgverlener dient de patiént te informeren over de inhoud van dit document ten
behoeve van het veilige gebruik van dit hulpmiddel.

Waarschuwing: als de werking van het hulpmiddel verandert of afneemt, of als het hulpmiddel
tekenen van schade of slijtage vertoont die de normale functies van het hulpmiddel belemmeren,
moet de patiént stoppen met het gebruik van het hulpmiddel en contact opnemen met een
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medische-zorgverlener.
Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiént.

KEUZE VAN HULPMIDDEL

Controleer of de geselecteerde versie van het hulpmiddel geschikt is voor het impactniveau en de
gewichtslimiet volgens de volgende tabel.

Waarschuwing: overschrijd de gewichtslimiet niet, anders kan het hulpmiddel kapot gaan.
Keuze van de onjuiste categorie kan er tevens toe leiden dat het hulpmiddel niet naar behoren
functioneert.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Gewicht(a) | o | 59 | 68 | 77 | 88 | 100 | 116 | 130 | 147 | 166
. 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
Gewicht (Ibs)
115 | 130 150 170 194 | 220 256 287 324 | 365
Lage impact
Maat 22-24 1 1 2 3 4 5 6 nvt | nvt | vt
Maat 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Maat 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Gemiddelde impact

Maat 22-24 1 2 3 4 5 6 nvt | nvt | nvt | onut
Maat 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nvt.
Maat 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 nvt.
Hoge impact

Maat 22-24 2 3 4 5 6 nvt | nvt | nvt | onvto|onvt
Maat 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 nvt | nut
Maat 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 nvt. | nvt
MONTAGE-INSTRUCTIES

Voetcover (afb. 2)
Waarschuwing: als u het hulpmiddel zonder voetcover gebruikt, kunt u vallen.

Om de voetcover aan te trekken:
1. Open de drukknopen en trek het hielgedeelte omlaag.
2. Steek de voet in de voetcover.
3. Zorg ervoor dat het onderste bladuiteinde zich in de hielgroef bevindt.
4. Sluit beide drukknopen.

0m de voetcover uit te trekken:
1. Open de drukknopen en trek het hielgedeelte omlaag.
2. Verwijder de voet.

Prothese

Monteer de prothese met toepasselijke hulpmiddelen.

Waarschuwing: risico op structurele schade. Onderdelen van andere fabrikanten zijn niet
getest en kunnen zorgen voor overbelasting van het hulpmiddel.

Waarschuwing: zorg voor een goede bevestiging door de toepasselijke montage-instructies
van het hulpmiddel te volgen.

Verwijder de piramidebeschermer tijdens de laatste passing.

Let op: de piramidebeschermer kan scherpe randen hebben.
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UITLIJNINSTRUCTIES
Bankuitlijning (afb. 3)
Uitlijndoel
De itlijningsreferentielijn (B) moet:
+ door het middelpunt van de koker lopen op knieschijfbandhoogte of ter hoogte van de
zitbeenknobbels (D).
« vallen op het 1/3-merkteken aan de binnenkant van de voetcover (C).
Opmerking: geef prioriteit aan uitlijning van de knie boven uitlijning van de voet als onderdelen
niet passen.

Uitlijninstructies

. Plaats de voet zo, dat de uitlijningsreferentielijn (B) op het 1/3-merkteken aan de
binnenkant van de voetcover valt (met de voetcover en de schoen aan). Houd rekening met
de externe rotatie van de voet.

. Gebruik de toepasselijke adapters om de koker of de knie met de voet te verbinden en de
juiste hoogte van het midden van de knie te bepalen.

. Bij gebruik van een knieprothese: plaats de knie volgens de instructies voor het uitlijnen van

de knie

Plaats aan de zijkant van de koker een eerste merkteken (referentiepunt voor de uitlijning) in

het midden van de koker op knieschijfbandhoogte of ter hoogte van de zitbeenknobbels (D).

Plaats een tweede merkteken distaal in het midden van de koker (E). Trek een lijn door beide

merktekens.

. Plaats de koker zo, dat de uitlijningsreferentielijn (B) door het referentiepunt voor de
uitlijning (D) loopt.

. Stel de juiste kokerhoeken in voor flexie/extensie en abductie/adductie.

Bij gebruik van een knieprothese: gebruik de daarvoor bestemde adapters om de koker op de

prothese aan te sluiten.

—_
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Statische uitlijning
« Zorg dat de patiént met zijn gewicht gelijk verdeeld over beide benen staat.
« Controleer of de protheselengte juist is.
« Controleer interne/externe rotatie.
« Controleer of de teen en hiel correct zijn belast.

Dynamische uitlijning
Zorg ervoor dat de patiént bekend is met de werking van het hulpmiddel.
De hiel-teenactie kan worden beinvloed door:

« Stijfheid van de hiel

« Anterieure-posterieure plaatsing van het hulpmiddel

« Dorsi-/plantairflexie

+ Kenmerken van de schoen

Overweeg indien nodig de volgende acties:

Symptomen
+ Het hulpmiddel komt te snel in de platte positie terecht (patiént heeft het gevoel in een gat
te stappen)
+ Over de teen omhoog komen kost extra energie
« Teen voelt te stijf aan
+ Knie wordt overstrekt

Actie
« Controleer wiginstructies (indien van toepassing)
« Verschuif de koker naar voren (of het hulpmiddel naar achteren)
« Overweeg dorsiflexie
« Controleer de hiel van de schoen en de prestaties van de schoen
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Symptomen
« Snelle afwikkeling van de hiel naar de teen
« Slechte controle over de prothese bij het eerste contact
« Gevoel van minimale energieteruggave
« Te weinig afzet van de teen
+ Knie wordt instabiel

Actie
« Controleer wiginstructies (indien van toepassing)
« Verschuif de koker naar achteren (of het hulpmiddel naar voren)
« Overweeg plantairflexie
« Controleer de hiel van de schoen en de prestaties van de schoen

Hielwig

Hielwiggen kunnen worden geplaatst om de hielstijfheid te vergroten. Deze kunnen voor korte of
lange tijd worden gebruikt.

0Om een hielwig te plaatsen, belast u de teen van de voet en duwt u de wig op zijn plaats. Zorg
ervoor dat het lipje van de wig in de groef van het hielschuim past (afb. 4).

Om de hielwig te verwijderen, belast u de teen van de voet en trekt u de wig eruit.

GEBRUIK

Reinigen en Onderhoud

Verwijder de voetcover om deze te reinigen. Spoel af met water en verwijder al het zand, stof en
vuil van de voet en de voetcover. Na het reinigen afdrogen met een doek.

Omgevingsomstandigheden

Het hulpmiddel is waterdicht.

Een apparaat met de kwalificatie 'Waterproof' mag in een natte of vochtige omgeving worden
gebruikt en maximaal 1 uur zijn ondergedompeld in water tot 3 meter diep.

Het kan contact verdragen met: zout water, chloorwater, zweet, urine en milde zeep.

Het verdraagt ook incidentele blootstelling aan zand, stof en vuil. Voortdurende blootstelling is
niet toegestaan.

Droog af met een doek na contact met schoon water of vocht.

Reinig met schoon water na blootstelling aan andere vloeistoffen, chemicalién, zand, stof of vuil,
en droog af met een doek.

ONDERHOUD

Het hulpmiddel en de gehele prothese moeten worden onderzocht door een medische-
zorgverlener. Met welke frequentie dit moet gebeuren, moet worden bepaald op basis van de
activiteit van de patiént.

Lawaai van voet

Het hulpmiddel maakt geluid als er zand of vuil in zit. Reinig in dat geval het hulpmiddel en de
voetcover. Als het geluid aanhoudt, kan een Spectra sok worden gebruikt om het geluid tussen
het hulpmiddel en de voetcover te elimineren.

ERNSTIG INCIDENT MELDEN
Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en
de relevante autoriteiten.

AFVOEREN
Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden afgevoerd volgens de betreffende plaatselijke
of nationale milieuvoorschriften.
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AANSPRAKELIJKHEID

De prothesen van Ossur zijn ontworpen en gecontroleerd als veilig en compatibel in combinatie
met elkaar en met op maat gemaakte prothesekokers met Ossur adapters en in overeenstemming
met het beoogde gebruik.

Ossur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:
+ Hulpmiddelis niet onderhouden zoals aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
+ Hulpmiddel is samengesteld it componenten van andere fabrikanten.
« Hulpmiddel is niet gebruikt volgens de aanbevolen gebruiks-, toepassingsof
omgevingsomstandigheden.

Conformiteit
Dit hulpmiddel is volgens 1S0-norm 10328 getest gedurende twee miljoen belastingscycli.
Afhankelijk van de activiteit van de patiént kan dit overeenkomen met 2-3 jaar gebruik.

150 10328 - label
Categorie Gewicht (kg) gemiddelde impact Labeltekst
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Werkelijke testhelastingen weerspiegelen het maximale lichaamsgewicht

ISO 10328 - “P” - “m7kg ¥) A\

*) Lichaamsmassalimiet niet overschrijden!

Voor specifieke voorwaarden en beperkingen,
A lees de schriftelijke instructies van de fabrikant
aangaande het aanbevolen gebruik!

PORTUGUES
Dispositivo médico

DESCRICAO
0 dispositivo é um pé protésico com varias laminas que inclui uma mola de carbono pré-comprimida.

0 dispositivo é constituido pelos sequintes componentes (Fig. 1):
A. Piramide

. Lamina intermédia

. Espuma para calcanhar

. Lamina inferior

. Mola de carbono pré-comprimida

. Almofadas de aperto

0 dispositivo deve ser utilizado com uma cobertura do pé.

mm o N W
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UTILIZA([\O PREVISTA

0 dispositivo destina-se a fazer parte de um sistema protésico que substitui a funcao do pé

e tornozelo de um membro inferior em falta.

A adequabilidade do dispositivo a prétese e ao paciente tem de ser avaliada por um profissional
de satde.

0 dispositivo tem de ser colocado e ajustado por um profissional de sadde.

Indicagoes de utilizagdo e piiblico-alvo

« Perda, amputacdo ou deficiéncia dos membros inferiores

+ Sem contraindicacdes conhecidas
0 dispositivo destina-se a utilizagdes de impacto baixo a elevado, por exemplo, caminhadas
e corridas ocasionais.

INSTRU(,'()ES GERAIS DE SEGURANCA

Aviso: a utilizagdo de um dispositivo protésico de membros inferiores apresenta um risco de
queda que poderd resultar em lesdes.

0 profissional de satide deve informar o paciente sobre todas as indicacdes do presente
documento necessérias para uma utilizacao segura deste dispositivo.

Aviso: Se ocorrer uma alteracdo ou perda de funcionalidade do dispositivo, ou se o dispositivo
apresentar sinais de danos ou de desgaste que afetem as suas fungdes normais, o paciente deve
parar a utilizagdo do dispositivo e contactar um profissional de sadde.

0 dispositivo destina-se a utilizacdo num dnico paciente.

SELECAO DO DISPOSITIVO

Verificar se a variante selecionada do dispositivo é adequada para o nivel de impacto e o limite de
peso, de acordo com a tabela seguinte.

Aviso: ndo exceder o limite de peso. Risco de falha do dispositivo.

Uma selecdo incorreta da categoria podera também resultar no funcionamento inadequado do
dispositivo.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166
99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Peso (kg)

Peso (Ibs)

Nivel de impacto baixo
Tamanho22-24 | 1 1 2 3 4 5 6 N/D | ND | ND
Tamanho 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tamanho28-30 | 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impacto moderado
Tamanho22-24 | 1 2 3 4 5 6 ND | ND | ND | ND
Tamanho25-27 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/D
Tamanho28-30 | 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/D

Nivel de impacto alto
Tamanho22-24 | 2 3 4 5 6 ND | ND | ND | ND | ND
Tamanho25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 ND | N/D
Tamanho28-30 | 3 3 4 5 6 7 8 9 ND | N/D

INSTRU(()ES DE MONTAGEM
Cobertura do pé (Fig. 2)
Aviso: a utilizagdo do dispositivo sem uma cobertura do pé poderd provocar quedas.

Para colocar a cobertura do pé:
1. Abrir os grampos e puxar a seccdo do calcanhar para baixo.
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2. Introduzir o pé na cobertura do pé.
3. Assegurar que a lamina inferior se encontra dentro do sulco para o calcanhar.
4. Fechar ambos os grampos.

Para retirar a cobertura do pé:
1. Abrir os grampos e puxar a seccdo do calcanhar para baixo.
2. Retirar o pé.

Prétese

Montar préteses com dispositivos aplicaveis.

Aviso: risco de falha estrutural. Os componentes de outros fabricantes ndo foram testados
e podem causar uma carga excessiva no dispositivo.

Aviso: assegurar a fixacdo adequada, seguindo as instrugdes de montagem do dispositivo
aplicveis.

Remover o protetor da piramide durante a montagem final.

Atencao: o protetor da pirdmide pode ter extremidades afiadas.

INSTRU(GES DE ALINHAMENTO
Alinhamento de bancada (Fig. 3)
Objetivo de alinhamento
Alinha de referéncia de alinhamento (B) deve:
« passar pelo ponto intermédio do encaixe, quer ao nivel do tenddo patelar, quer da
tuberosidade isquidtica (D).
« cairnamarca de 1/3 no interior da cobertura do pé (C).
Nota: em caso de desalinhamento, dar prioridade ao alinhamento do joelho antes do
alinhamento do pé.

Instrugdes de alinhamento

. Posicionar o pé de modo a que a linha de referéncia de alinhamento (B) recaia na marca de
1/3 no interior da cobertura do pé (com a cobertura do pé e o sapato cal¢ados). Considerar
arotacdo externa do pé.

. Utilizar os adaptadores aplicdveis para ligar o encaixe ou o joelho ao pé e definir a altura
correta do centro do joelho.

. Se utilizar um joelho protésico: posicionar o joelho de acordo com as instrugdes de

alinhamento do joelho

Na lateral do encaixe, fazer uma primeira marca (ponto de referéncia de alinhamento) no

ponto intermédio do encaixe ao nivel do tendéo patelar ou da tuberosidade isquiética (D).

Fazer uma segunda marca no ponto intermédio do encaixe distalmente (E). Tracar uma linha

que atravesse ambas as marcas.

. Posicionar o encaixe para que a linha de referéncia de alinhamento (B) atravesse o ponto de
referéncia de alinhamento (D).

. Determinar os angulos apropriados do encaixe para flexdo/extensdo e abducao/adugao.

. Se utilizar um joelho protésico: utilizar os adaptadores aplicéveis para ligar o encaixe
a prétese.

—_
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Alinhamento estdtico
« Certificar-se de que o paciente fica de pé com o mesmo peso em ambas as pernas.
« Ajustar o comprimento correto da prétese.
« Verificar a rotagdo interna e externa.
- Verificar a carga correta no dedo do pé e no calcanhar.

Alinhamento dindmico
Assegurar que o paciente estd familiarizado com o funcionamento do dispositivo.
Aacdo do calcanhar para os dedos pode ser influenciada por:

» Rigidez do calcanhar

+ Posicionamento anterior-posterior do dispositivo
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« Flexao dorsal/plantar
» (aracteristicas do calcado

Considerar as seguintes acdes, se necessario:

Sintomas
« Odispositivo regressa a posi¢ao plana demasiado cedo (o paciente tem a sensacdo de
afundamento)
« Enecessaria energia extra para a elevacdo acima do dedo grande do pé
+ 0dedo parece demasiado rigido
« Joelho em hiperextensao

Acdo
- Verificar as instrugdes da cunha (se aplicavel)
+ Deslocar o encaixe anterior (ou o dispositivo posterior)
« Considerar a dorsiflexdo
« Verificar o calcanhar do sapato e o desempenho do sapato

Sintomas
« Transicdo répida do calcanhar para o dedo
« Pouco controlo da prétese no contacto inicial
+ Sensacdo minima de retorno de energia
« Impulso demasiado pequeno do dedo do pé
+ 0joelho torna-se instavel

Acdo
« Verificar as instru¢des da cunha (se aplicavel)
« Deslocar o encaixe anterior (ou o dispositivo posterior)
« Considerar a flexao plantar
« Verificar o calcanhar do sapato e o desempenho do sapato

Cunha para o calcanhar

Para aumentar a rigidez dos calcanhares, sdo utilizadas cunhas de calcanhar. Estas podem ser
utilizadas durante periodos de tempo curtos ou longos.

Para instalar a cunha de calcanhar, colocar carga sobre o dedo grande do pé e empurrar a cunha
para a posicdo correta. Assegurar que a lingueta da cunha fica encaixada no sulco da espuma para
calcanhar (Fig. 4).

Para remover a cunha de calcanhar, colocar carga sobre o dedo grande do pé e puxar a cunha para
fora.

UTILIZACAO

Cuidados e Limpeza

Retirar a cobertura do pé para proceder a limpeza. Enxaguar com dgua e retirar qualquer vestigio
de areia, pd e sujidade do pé e da cobertura do pé. Secar com um pano apds a limpeza.

Condigoes ambientais

Este dispositivo é a prova de dgua.

Um dispositivo a prova de dgua pode ser utilizado num ambiente hiimido ou chuvoso e submerso
em &gua até 3 metros de profundidade durante um maximo de 1 hora.

Pode tolerar o contacto com: dgua salgada, dgua clorada, transpiracao, urina e sabonetes
neutros.

Pode também tolerar exposicdo ocasional a areia, pd e sujidade. A exposi¢ao continua ndo
é permitida.

Secar com um pano apds contacto com dgua doce ou humidade.

Limpar com dgua limpa apds qualquer exposicdo a outros liquidos, quimicos, areia, pé ou
sujidade e secar com um pano.
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MANUTEN([\O
0 dispositivo e a prétese global devem ser examinados por um profissional de satide. O intervalo
deve ser determinado com base na atividade do paciente.

Ruido do pé

Poderé ocorrer ruido se existirem detritos ou areia no dispositivo. Nesse caso, limpar o dispositivo
e a cobertura do pé. Se o ruido persistir, pode ser utilizada uma meia Spectra para eliminar

o ruido entre o dispositivo e a cobertura do pé.

COMUNICAR UM INCIDENTE GRAVE
Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e as
autoridades competentes.

ELIMINACAO
0 dispositivo e a sua embalagem devem ser eliminados de acordo com os respetivos
regulamentos ambientais locais ou nacionais.

RESPONSABILIDADE

0s dispositivos protésicos Ossur sdo concebidos e verificados para assequrar a sequranca

e compatibilidade entre si e encaixes protésicos personalizados com adaptadores Ossur, bem
como quando sdo utilizados para os efeitos a que se destinam.

A Ossur nao se responsabiliza pelo sequinte:
- Dispositivo ndo conservado conforme as instrugdes de utilizacéo.
« Dispositivo montado com componentes de outros fabricantes.
- Dispositivo utilizado fora da condicéo de utilizagao, aplicagdo ou ambiente recomendado.

Conformidade

Este dispositivo foi testado de acordo com a norma IS0 10328 e sujeito a dois milhdes de ciclos de
carqa.

Dependendo da atividade do paciente, isto pode corresponder a 2-3 anos de utilizado.

150 10328 - Etiqueta
(Categoria Peso (kg) Impacto moderado Texto da etiqueta
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*As cargas de teste reais refletem a massa corporal méxima

ISO 10328 - “P” - “m"kg *) /N

*) O indice de massa corporal nao pode ser
ultrapassado.

Para condigoes e limitagdes de uso especificas
consulte o manual do fabricante sobre o uso
pretendido.
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POLSKI
Wyréh medyczny

OPIS
Urzadzenie stanowi wielolistwowa stope protetyczng wyposazong we wstepnie $cisnieta
sprezyne z wiékna weglowego.

Urzadzenie skfada sie z nastepujacych elementéw (rys. 1):
A. Piramida

B. Listwa $rodkowa

C. Piankowy element piety

D. Listwa spodnia

E. Wstepnie $cisnieta sprezyna z wtokna weglowego

F. Wktadki antyposlizgowe
Produkt musi by¢ uzywany z pokryciem stopy.

PRZEZNACZENIE

Wyréb przeznaczony jest jako czes¢ systemu protetycznego zastepujacego funkcje stopy i kostki
w przypadku brakujacej koriczyny dolnej.

Lekarz musi oceni, czy ten wyrdb nadaje sie do zastosowania w przypadku danej protezy
ipacjenta.

Wyréb musi by¢ montowany wytacznie przez personel medyczny.

Wskazania do stosowania i docelowa populacja pacjentow
« Utrata, amputacja lub wada koriczyny dolnej
« Brak znanych przeciwwskazan
Wyréh jest przeznaczony do intensywnego uzytkowania, np. chodzenia i okazjonalnego biegania.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Ostrzezenie: stosowanie urzadzenia protetycznego koriczyny dolnej niesie ze soba nieodfaczne
ryzyko upadku, co moze prowadzi¢ do obrazer ciata.

Pracownik stuzby zdrowia powinien poinformowac pacjenta o wszystkim w tym dokumencie, co
jest wymagane do bezpiecznego uzytkowania tego wyrobu.

Ostrzezenie: jesli nastapita zmiana w dziataniu wyrobu lub utrata jego funkgji, lub wyrdh
wykazuje oznaki uszkodzenia lub zuzycia utrudniajace jego prawidtowe funkcjonowanie, pacjent
powinien przerwac korzystanie z wyrobu i skontaktowac sie z lekarzem.

Wyréb jest przeznaczony do uzycia przez jednego pacjenta.

WYBOR WYROBU

Sprawdzi¢, czy wybrany wariant wyrobu jest odpowiedni dla poziomu aktywnosci i limitu
wagoweqgo zgodnie z ponizsza tabelg.

Ostrzezenie: nie przekraczac limitu wagowego. Ryzyko awarii wyrobu.

Wyhor nieprawidtowej kategorii moze rowniez skutkowac niepoprawnym dziataniem wyrobu.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Waga 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
wfuntach | 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Niski poziom dynamiki ruchu
Rozmiar22-24 | 1 1 2 3 4 5 6 Nd. Nd. Nd.
Rozmiar 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rozmiar28-30 | 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Wagaw kg
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45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Waga 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
w funtach 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Waga w kg

Sredni poziom dynamiki ruchu
Rozmiar22-24 | 1 2 3 4 5 6 Nd. Nd. Nd. Nd.
Rozmiar 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nd.
Rozmiar 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 Nd.

Wysoki poziom dynamiki ruchu
Rozmiar 22-24 2 3 4 5 6 Nd. Nd. Nd. Nd. Nd.
Rozmiar25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 Nd. Nd.
Rozmiar 28-30 | 3 3 4 5 6 7 8 9 Nd. Nd.
INSTRUKCJE MONTAZU

Pokrycie stopy (rys. 2)
Ostrzezenie: uzywanie produktu bez pokrycia stopy moze skutkowac upadkiem.

Aby zdja¢ pokrycie stopy:
1. Otworzyc¢ zatrzaski i pociagnac czes¢ pietowa w dot.
2. Whozyc stope do pokrycia stopy.
3. Upewnicsie, ze dolny koniec listwy znajduje sie wewnatrz rowka pietowego.
4. Zamknac oba zatrzaski.

Aby zdja¢ pokrycie stopy:
1. Otworzy¢ zatrzaski i pociagnac czes¢ pietowa w dét.
2. Zdjac stope.

Proteza

Itozy¢ proteze za pomoca odpowiednich wyrobéw.

Ostrzezenie: ryzyko uszkodzenia konstrukgji. Elementy innych producentéw nie zostaty
przetestowane i moga powodowac nadmierne obciazenie wyrobu.

Ostrzezenie: zapewnic prawidtowe zamocowanie, postepujac zgodnie z odpowiednimi
instruk¢jami montazu wyrobu.

Zdjac ochraniacz piramidy podczas ostatecznego montazu.

Uwaga: ochraniacz piramidy moze miec ostre krawedzie.

INSTRUKCJE DOTYCZACE WYROWNANIA
Ustawienie warsztatowe (rys. 3)
Cel wyréwnania
Linia odniesienia pozycyjnego (B) powinna:
« przejs¢ przez Srodek leja protezowego na poziomie $ciegna rzepki lub na poziomie
guzowatosci kulszowej (D).
- przypadac na pozycje 1/3 zaznaczonej na wewnetrznej stronie pokrycia stopy (C).
Uwaga: w przypadku niedopasowania nadac priorytet wyréwnaniu kolan przed wyréwnaniem

stopy.

Instrukcje dotyczace wyréwnania

1. Ustawi¢ stope tak, aby linia odniesienia wyréwnania (B) znajdowata sie w pozycji 1/3
zaznaczonej na wewnetrznej stronie pokrycia stopy (z pokryciem stopy i zatozonym
obuwiem). Rozwazy¢ zewnetrzn rotacje stopy.

2. Uzy¢ odpowiednich adapteréw, aby potaczy¢ lej protezowy lub kolano ze stopa i ustali¢
prawidtowa wysokos¢ Srodka kolana.

3. Jedli uzywa sie protezy kolana: ustawic kolano zgodnie z instrukeja dotyczaca ustawienia
kolana
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4. Pobocznej stronie leja protezowego nalezy wykonac pierwsze oznaczenie (punkt
odniesienia wyréwnania) w $rodku leja protezowego na poziomie Sciegna rzepki lub
guzowatosci kulszowej (D). Zrobic drugie oznaczenie w srodkowym punkcie leja
protezowego dystalnie (E). Narysowac linig przechodzacg przez oba oznaczenia.

. Ustawic lej protezowy tak, aby linia odniesienia pozycyjnego (B) przechodzita przez punkt
odniesienia wyréwnania (D).

6. Ustawi¢ prawidtowe katy leja protezowego dla zgiecia/wyprostu oraz odwodzenia/
przywodzenia.

. W przypadku korzystania z protezy kolana: uzy¢ odpowiednich adapterdw, aby potaczy¢ lej
protezowy z proteza.

wv

~

Ustawienie statyczne
« Upewnic sig, ze pacjent stoi obciazajac jednakowo obie nogi.
« Sprawdzi¢ prawidtowa dtugos¢ protezy.
« Sprawdzi¢ rotacje wewnetrzna/zewnetrzng.
« Sprawdzi¢ prawidtowe obciazenie palcow i piety.

Ustawienie dynamiczne
Upewnic sie, ze pacjent zapoznat sie z dziataniem wyrobu.
Na dynamike pieta—palce moga mie¢ wptyw nastepujace czynniki:
« Sztywnos¢ piety
+ Ustawienie wyrobu do przodu lub do tytu
« Igiecie podeszwowe i grzbietowe
« Charakterystyka obuwia

W razie potrzeby rozwazy¢ nastepujace dziatania:

Objawy
+ Produkt przechodzi do pozycji ptaskiej zbyt wczesnie (uzytkownik ma wrazenie, jakby
proteza wpadata do zagtebienia w podtozu)
+ Przy przejsciu na paluch konieczny jest dodatkowy naktad energii
« Paluch wydaje sie zbyt sztywny
« Kolano w przeproscie

Dziatanie
+ Sprawdzi¢ instrukcje dotyczace klindw (jesli dotyczy)
+ Przesunaclej protezowy do przodu (lub wyrdb do tytu)
+ Rozwazy¢ zgiecie grzbietowe
+ Sprawdzi¢ piete obuwia i wydajnos¢ obuwia

Objawy
« Gwattowne przejscie z piety na palce
« Staba kontrola nad proteza przy pierwszym kontakcie
+ Minimalne odczucie odbicia
« Zbyt mate odepchniecie od palucha
+ Kolano staje sie niestahilne

Dziatanie
« Sprawdzi¢ instrukcje dotyczace klindw (jesli dotyczy)
« Przesunac lej protezowy do tytu (lub wyrdb do przodu)
+ Rozwazyc zgiecie grzbietowe
« Sprawdz pigte obuwia i wydajnos¢ obuwia

Klin pietowy
Kliny pietowe stuza zwiekszeniu sztywnosci piety. Mozna je stosowac przez krétki lub dtugi czas.

Aby zatozy¢Klin pigtowy, nalezy obciazy¢ czubek stopy i wcisnac klin na miejsce. Upewnic sie, ze
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wypustka klina pasuje do rowka piankowego elementu piety (rys. 4).
Aby zdja¢ klin pietowy, nalezy obciazy¢ czubek stopy i wyciagnac klin.

UZYTKOWANIE

Pielegnacjai Czyszczenie

Zdja¢ pokrycie stopy w celu wyczyszczenia. Sptukac woda i usunac caty piasek, kurzibrud ze
stopy oraz pokrycia stopy. Po wyczyszczeniu osuszy¢ szmatka.

Warunki otoczenia

Wyréb jest wodoodporny.

Wodoodporny wyréb moze by¢ uzywany w mokrym lub wilgotnym $rodowisku i zanurzony
w wodzie o gtebokosci do 3 metréw na maksymalnie 1 godzine.

Toleruje on kontakt ze: stong woda, woda chlorowang, potem, moczem i tagodnymi mydtami.
Toleruje réwniez sporadyczne narazenie na piasek, kurzi brud. Ciagta ekspozycja jest
niedozwolona.

Po kontakcie z woda stodka lub wilgocia osuszy¢ szmatka.

Po kontakcie zinnymi ptynami, chemikaliami, piaskiem, kurzem lub brudem wyczysci¢ woda
stodka i osuszy¢ szmatka.

KONSERWACJA
Wyrdb i cata proteza powinny zostac sprawdzone przez pracownika stuzby zdrowia.
Czestotliwos¢ kontroli nalezy okresli¢ odpowiednio do aktywnosci pacjenta.

Hatas ze stopy

Jesliw produkcie znajduje sie piasek lub gruz, moze wystapic hatas. W takim przypadku
wyczysci¢ produkt i pokrycie stopy. Jezeli hatas nie ustapi, poriczocha Spectra moze stuzy¢ do
eliminacji hatasu pomiedzy produktem a pokryciem stopy.

ZGLASZANIE POWAZNYCH INCYDENTOW
Kazdy powazny incydent zwiazany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi i odpowiednim
wiadzom.

UTYLIZACJA

Urzadzenie i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z obowiazujacymi lokalnymi lub krajowymi

przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

ODPOWIEDZIALNOSC

Urzadzenia protetyczne Ossur zostaty zaprojektowane i zweryfikowane pod katem
bezpieczeristwa i zgodnosci do wspétpracy ze sobq i lejami protezowymi z adapterami Ossur
wykonanymi na zaméwienie przy ich uzywaniu zgodnie z przeznaczeniem.

Firma Ossur nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku, gdy:
« konserwacja wyrobu nie jest przeprowadzana zgodnie z instrukcja uzytkowania;
+ do montazu wyrobu uzywa sie czesci innych producentéw;
- wyrdb uzywany jest niezgodnie z zalecanymi warunkami uzytkowania, niezgodnie
z przeznaczeniem lub w srodowisku innym niz zalecane.

Dostosowanie

Wyréb przetestowano zgodnie znorma IS0 10328 w zakresie dwdch milionéw cykli obciazenia.

W zaleznosci od aktywnosci pacjenta moze to odpowiadac 2-3 latom uzytkowania.
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150 10328 — Etykieta
Kategoria Waga (kg) Sredni poziom dynamiki ruchu Tresc etykiety
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Rzeczywiste obciazenie testowe odzwierciedla maksymalng mase ciata

1SO 10328 - “P” - “m”kg #) /N

*) Limit wagi ciata, ktorego nie mozna przekroczy¢!
j W przypadku okreslonych warunkéw i ograniczen

dotyczacych uzytkowania, zapoznaj sie z instrukcja
producenta!

TURKCE

Tibbi Uriin

TANIM
Cihaz, dnceden sikistirilmis karbon yay iceren ok karbon yayli bir protez ayaktir.

Uriin asagidaki aksamlardan olusur (Sek. 1):
A. Piramit

B. Ortakarbonyay

C. Topuk kopigii

D. Altkarbon yay

E. Onceden sikistinlmis karbon yay

F. Kavrama petleri
Uriin, ayak kilifiyla kullanilmalidir.

KULLANIM AMACI

Uriiin, eksik bir alt ekstremitenin ayak ve ayak biledi islevinin yerini alan bir protez sistemin
parcasi olarak tasarlanmistir.

Uriiniin protez ve hasta icin uygunlugu bir saglik uzmani tarafindan degerlendirilmelidir.
Uriin yalnizca bir saghk uzman tarafindan uygulanmali ve ayarlanmalidir.

Kullanim ve Hedef Hasta Popiilasyonu icin Endikasyonlar
« Altekstremite kaybi, amputasyon veya eksiklik
« Bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadir
Uriin, yilriiyiis ve ara sira kosu gibi diisiikyiiksek darbe diizeyinde kullanim icindir.

GENEL GUVENLIK TALIMATLARI

Uyari: Bir alt ekstremite protez iiriinii kullanmak, yaralanmaya yol acabilecek dogal bir diisme
riski tasir.

Saglik uzmani, hastayi bu belgede belirtilen ve aletin giivenli kullanimi igin gereken her konuda
bilgilendirmelidir.



Uyan: Uriinde islev degisikligi veya kaybi ya da normal islevlerini engelleyen hasar veya
yipranma belirtileri varsa hasta iiriinii kullanmay: birakmali ve bir saglik uzmani ile gdriismelidir.
Uriin tek bir hastada kullanim iindir.

URUN SECiMi

Uriiniin secilen cesidinin, asagidaki tabloya gore darbe seviyesi ve agirlik limiti agisindan uygun
oldugunu dogrulayin.

Uyari: Agurlik limitini asmayin. Uriin anizasi riski.

Yanlis kategori secimi, iriiniin islevini yeterince yerine getirememesine de yol acabilir.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Diisiik Darbe Seviyesi
Numara: 22-24 1 1 2 3 4 5 6 Yok Yok Yok
Numara: 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Numara: 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Adirhk kg

Agirhk Ib

Orta Darbe Seviyesi

Numara: 22-24 1 2 3 4 5 6 Yok Yok Yok Yok
Numara: 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yok
Numara: 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 Yok
Yiiksek Darbe Seviyesi

Numara: 22-24 2 3 4 5 6 Yok Yok Yok Yok Yok
Numara: 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 Yok Yok
Numara: 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 Yok Yok

MONTAJ TALIMATLARI
Ayak Kilifi ($ek. 2)
Uyan: Uriiniin ayak kilifi olmadan kullanilmasi diismeye neden olabilir.

Ayak kilifini takmak icin:
1. Baglantilari agin ve topuk kismini agagi dogru cekin.
2. Ayagi ayak kilifina yerlestirin.
3. Altkarbon yay ucunun topuk olugu iginde olmasina dikkat edin.
4. Heriki baglantiyi da kapatin.

Ayak kilifini gikarmak icin:
1. Baglantilari agin ve topuk kismini asagi dogru cekin.
2. Ayagi gikarin.

Protez

Protezi uygun aletlerle birlestirin.

Uyan: Yapisal ariza riski. Diger dreticilerin aksamlari test edilmemistir ve alette asiri yiike neden
olabilir.

Uyani: Uygun iiriin montaj talimatlarini izleyerek dogru baglanti saglayn.

Son uygulama sirasinda Piramit Koruyucuyu ¢ikarin.

Dikkat: Piramit Koruyucunun keskin kenarlari olabilir.

60



AYAR TALIMATLARI
Tezgah Uzerindeki Ayar (Sek. 3)
Ayar Hedefi
Ayar referans hatti (B) asagidaki gibi olmalidir:
« patellar tendon seviyesinde veya tiiber iskii (tiiber iskiadikum) seviyesinde (D) soketin orta
noktasindan ge¢melidir.
« ayak kilifinin i¢ tarafindaki 1/3 isaretine denk gelmelidir (C).
Not: Bir uyumsuzluk varsa, ayak ayarina gdre diz ayarina oncelik verin.

Ayar Talimatlan
1. Ayagy, ayar referans hatti (B) ayak kilifinin i¢ tarafindaki 1/3 isaretine denk gelecek sekilde
yerlestirin (ayak kilifi ve ayakkabi giyilmis halde). Ayagin eksternal rotasyonunu goz dniinde
bulundurun.
2. Soketi veya dizi ayada baglamak ve dogru diz merkezi yiiksekligini belirlemek icin uygun
adaptarleri kullanin.
. Protez diz kullaniyorsaniz: Dizi, diz ayar talimatlarina gore konumlandirin
4. Soketin lateral tarafinda, soketin orta noktasinda, patellar tendon seviyesinde veya tiiber
iskii (tiiber iskiadikum) seviyesinde (D) bir lk isaret (ayar referans noktasi) yapin. Soketin
orta noktasinda distal olarak (E) ikinci bir isaret yapin. Her iki isaret boyunca bir ¢izgi cizin.
5. Soketi, ayar referans hatti (B) ayar referans noktasindan (D) gececek sekilde yerlestirin.
6. Fleksiyon/ekstansiyon ve abdiiksiyon/addiiksiyon icin dogru soket agilarini belirleyin.
. Protez diz kullaniyorsaniz: Soketi proteze baglamak iin uygun adaptdrleri kullanin.

w

~

Statik Ayar
« Hastanin her iki bacagina esit agirlik vererek ayakta durdugundan emin olun.
+ Dogru protez uzunlugunu kontrol edin.
- Internal/eksternal rotasyonu kontrol edin.
« Ayak parmaginda ve topukta dogru yiik olup olmadigini kontrol edin.

Dinamik Ayar
Hastanin iriiniin isleyisini bildiginden emin olun.
Topuktan ayak parmagina dogru yapilan hareket sunlardan etkilenebilir:
« Topuk Sertligi
« Cihazin Anterior-Posterior konumlandiriimasi
« Dorsi-Plantar fleksiyon
« Kullanilan Ayakkabinin Ozellikleri

Gerekirse asagidaki eylemleri g6z 6niinde bulundurun:

Belirtiler
« Ayak diiz pozisyona ¢ok erken geliyor (hasta bir delige basiyormus gibi hisseder)
« Ayak parmaginin iizerine basmak ekstra enerji gerektirir
+ Ayak parmag cok sert hissedilir
« Diz hiperekstansiyon yapar

Eylem
« Kama talimatlarini kontrol edin (varsa)
+ Soketi 6ne kaydirin (veya ayagi arkaya)
« Dorsifleksiyonu degerlendirin
« Ayakkabinin topugunu ve ayakkabi performansini kontrol edin

Belirtiler
« topuktan ayak parmagina dogru hizl hareket
« llk topuk temasinda protez iizerinde zayif kontrol
+ Minimum enerji doniisimi hissi
« Ayak parmagindan ¢ok az itme
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« Diz dengesizlesir

Eylem
- Kama talimatlarini kontrol edin (varsa)
+ Soketi posteriora kaydirin (veya ayadi anteriora)
« Plantar fleksiyonu degerlendirin
+ Ayakkabi topugunu ve ayakkabi performansini kontrol edin

Topuk Kamasi

Topuk sertligini artirmak icin topuk kamalar yerlegtirilebilir. Kisa veya uzun siireli kullanilabilir.
Topuk kamasini takmak icin yiikii ayagin ucuna verin ve kamayi yerine itin. Kama tirnaginin
Topuk kdpiigi (Sek. 4) oluguna oturdugundan emin olun.

Topuk kamasini ¢ikarmak icin yiikii ayak parmagina vererek kamayi disari ¢ekin.

KULLANIM

Temizlik ve Bakim

Temizlemek icin ayak kilifini ¢ikarin. Suyla temizleyerek ayak ve ayak kilifindaki tim kum, toz ve
kiri giderin. Temizledikten sonra bir bezle kurulaymn.

Cevresel Kogullar

Uriin Su Gegirmezdir.

Su Gegirmez cihazlar islak veya nemli bir ortamda kullanilabilir ve maksimum 1 saat boyunca 3
metre derinlige kadar suya daldirilabilir.

Sunlarla temasa dayaniklidir: Tuzlu su, klorlu su, ter, idrar ve hafif sabunlar.

Ayrica, zaman zaman kum, toz ve kire maruz kalmaya karsi dayaniklidir. Siirekli maruz kalmaya
izin verilmez.

Tatli su veya nem ile temas ettikten sonra bir bezle kurulayin.

Diger sivilara, kimyasallara, kuma, toza veya kire kazara maruz kalindiktan sonra tatl suyla
temizleyin ve bir bezle kurulayin.

BAKIM
Uriin ve genel protez bir saglik uzmani tarafindan incelenmelidir. inceleme aralig, hasta
aktivitesine gore belirlenmelidir.

Ayaktan Gelen Ses

Uriiniin icinde kum veya kir varsa ses yapabilir. Bu durumda iiriinii ve ayak kilifini temizleyin. Ses
devam ederse iiriin ile ayak kilifi arasindaki sesi ortadan kaldirmak icin Spectra corap
kullanilabilir.

CiDDi OLAYI BILDIRME
Uriinle liskili olarak meydana gelen tiim ciddi olumsuz olaylar, iireticiye ve ilgili yetkili makama
bildirilmelidir.

IMHA
Uriin ve ambalaj, ilgili yerel veya ulusal cevre diizenlemelerine uygun olarak imha edilmelidir.

SORUMLULUK

Ossur prostetik iiriinleri; kendi aralarinda ve Ossur adaptérleri kullanilarak 6zel yapim protez
soketlerle birlikte ve kullanim amacina uygun olarak kullanildiginda giivenli ve uyumlu olacak
sekilde tasarlanmis ve onaylanmistir.

Ossur asagidakiler icin sorumluluk kabul etmez:
+ Kullanim talimatlarina uygun sekilde bakimi yapiimayan iiriin.
« Dider Ureticilere ait komponentlerle monte edilen diriin.
- Onerilen kullanim koulunun, uygulamanin veya ortamin disinda kullanilan iriin.
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Uyumluluk

Bu iriin, iki milyon yiik dongiisiine kadar S0 10328 standardi uyarinca test edilmistir.

Bu, hastanin aktivite diizeyine bagli olarak 2 ile 3 yil arasinda bir kullanim siiresine karsilik
gelebilir.

150 10328 - Etiket
Kategori Agirlik (Kg) Orta Darbe Etiket Metni
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Gercek test yiikleri, maksimum viicut agirhgini yansitir.

1SO 10328 - “P” - “m”kg #) /N

*) Viicut kitle sinir agilmamamlidir!

Belirli kosullar ve kullanim sinirlamalar igin,
A tasarlanan kullanim hakkinda tireticinin yazil
talimatlarina bakin!

PYCCKMI

Meauuutckoe ycTpoitcTso

ONMUCAHME
YctpoiicTBO NpefcTaBAAeT coboil MHOTONAACTUHYATBIN NPOTE3 CTOMbI ¢ NPeABAPUTENbHO
CXaToil KapOOHOBOI NPYXKMHOIA.

YCTPOCTBO COCTOUT U3 CReAYI0LLUX KOMNOHeHTOB (puc. 1):

A. Mupamupka

B. CpenHas nnactuHa

C. MeHomatepuan B 0bnacTut NATKM

D. HwxHas nnactuna

E. MpeaBaputenbHo Oxartas KapboHoBaA NpyXKuHa

F. Moaywku 3axsata
YCTpOiCTBO HE06X0AMMO UCMONB30BATD C 06/MLOBKON CTOMbI.

NPEAYCMOTPEHHOE MPUMEHEHUE

YcTpoiicTBO NpeAHa3HaueHo ANA UCNONb30BAHNA B COCTaBE NPOTE3HOI CUCTEMbI, KOTOpas
3aMeHsAeT QYHKLVIO CTOMbI U FONIEHOCTONA OTCYTCTBYIOLLEH HIKHE KOHEYHOCTM.
MNpuroAHOCT YCTpoOiCTBA ANA NPOTE3a U NaLMeHTa AOMKHA ObiTb OLieHeHa MeULMHCKIM
paboTHuKOM.

YcTaHaBnMBaTh U perynupoBath YCTPOCTBO MOXET TONbKO MeIMLMHCKHIl paboTHUK.

[lokasaHusA K npumeHeHUl0 U yeneeas 2pynnd nayueHmos
« Motepa, amnyTauna unm AedeKT HUXKHeIl KOHEYHOCTH
« [IpoTuBONOKa3aHUA Hen3BeCTHbI

63



YCTpoiCTBO NPeHA3HAYeHo ANA UCNONb30BAHNS NPY YAAPHOI HArpy3Ke 0T HU3KOTO A0
BbICOKOr0 YPOBHS, HanpumMep Npu Xofb6e 1 Nepuoanyeckom bere.

WHCTPYKLIUW NO TEXHUKE BE3OMACHOCTU

MpeaynpexpeHue. icnonb30BaHe NpoTe3a HINKHell KOHEUHOCTU COMPAXEHO
CHEOTbEMNEMbIM PUCKOM NaZiEHNA, UTO MOXKET NPUBECTU K TPaBMe.

MeanumHckiii paboTHUK 0643aH NpeoCTaBUTb NALMEHTY BClo COAEPXKALLYIOCA B AAHHOM

[OKYMeHTe MHd)opMaumo, HEOﬁXOﬂMMyIO ana 6€30MaCcHOro MCMoNb30BaHNA 3TOMO yCTpOI7I(TBa.

NMpeaynpexpenue. Mpu u3MeHeHNAX uan notepe GyHKLMOHANbHOCTM U NPU3HAKAX
MOBPEXAEHNSA UM U3HOCA M3[ENNS, MELIAIWIMX er0 HOPMANLHOMY GYHKLMOHUPOBaHMIO,
NawMeHT JOSIKEH NPEKPATUTb NCNONb30BAHME U 06PATUTBCA K CNELMANKCTY.

YCTPOICTBO NPeiHA3HAYEHO AN MHOTOPA30BOr0 MCMONb30BAHNA OFHUM NALUEHTOM.

BbIBOP U3JENUA

YoeauTech, uTo BbIGPaHHbIil BAPUAHT YCTPOIACTBA COOTBETCTBYET YPOBHIO YAAPHOIA Harpy3Ku
1 NpefenbHOMY Becy COrnacHo cniepyloleii Tabnuue.

MpeaynpexpeHue. He npesbiwaiite npesienbHblil BeC. PUCK NOBPeXAeHNA YCTPOIACTBA.
HenpaBunbHblii BbIGOP KaTeropun MoXeT Takxe NPUBECTH K HeHaanexallemy
DYHKLMOHUPOBAHMIO YCTPOIACTBA.

45- | 53- | 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Macca (kr)
52 59 68 77 88 100 116 130 147 166

Macca 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
($pynToi) 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Hu3kuit ypoBeHb yaapHoi Harpysku

Pa3mep 22-24 1 1 2 3 4 5 6 HM H/M Hm

Pasmep 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pa3mep 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

YmepeHHblit ypoBeHb YAAPHOI Harpy3Ku

Pa3mep 22-24 1 2 3 4 5 6 HM HM H/n Wl

Pa3mep 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 il

Pasmep 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 H/M

Bbicokuii ypoBeHb yAapHoil Harpy3Kku

Pa3mep 22-24 2 3 4 5 6 H/m R/ HM H/n h/m

Pa3mep 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 H/M Hm

Pa3mep 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 H/M Wl

WHCTPYKLIUW NO CBOPKE

06nuyoeka cmonel (puc. 2)

Mpepynpexpaenne. Vicnonb3oBaHue yCTpoitcTBa 6e3 061MLOBKM CTONbI MOXET NPUBECTH
K nageHuo.

OpneBaHue 06NNLIOBKM CTOMbI:
1. OTKpoiiTe 3aCTEXKIN 1 NOTAHUTE NATOYHYI0 CEKLIMIO BHU3.
2. BcTaBbTe cTONy B NpeAHa3HaueHHyIo ANA Hee 06MLOBKY.
3. Y6enuTech, UT0 HUXHAA NNACTUHA HAXOAUTCA BHYTPY Na3a NATKM.
4. 3akpoiiTe obe 3awienku.

CHATUE 06NMLOBKM CTONbI:
1. OTKpoiTe 3aCTEXKIN 1 NOTAHUTE NATOYHYIO CEKLIMI0 BHU3.
2. CHumuTe cTOMy.
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llpomes

CobepuTe npoTe3 ¢ COOTBETCTBYIOLUMMY NPUCNOCOBNEHNAMMN.

Mpepynpexpaenne. Puck paspylueHns KOHCTpyKLmMW. KoMnoHeHTbI Apyrux npoussoauTeneii
He TeCTUPOBANNCh 1 MOTYT C03AaTb YPe3MepHYH Harpy3Ky Ha yCTPORCTBO.
Mpepynpexpaenne. 06ecneybTe Hapnexalliee Kpennexue, Cledys COOTBETCTBYIOLUMM
MHCTPYKLMAM o C6opKe YCTPOilCTBA.

CHVMUTE 3neMeHT 3aLLuTbl NMPAMIAKI BO BPEMA OKOHYATENbHOI NOATOHKY.

BHumaHue! Y 3nemenTa 3aLuThl NUPaMUAKM MOTYT ObITb 0CTpble Kpas.

MHCTPYKLIUU 1O HACTPOVKE
CmeHdosas pezynupoeka (puc. 3)
Lienb tocTupoBKU
OpueHTUpHaA NMHUA ANA 0CTUPOBKM (B) AonxHa:
« MPOIATM Yepe3 cepedinHy Tuib3bl Ha YPOBHE HAZIKONEHHOTO CYXOXKMANA UK CEAANNLLHOTO
byrpa (D);
+ COBMACTb C OTMETKOIA 1/3 Ha BHyTpeHHeli cTopoHe 06anLoBKM cTonbl (C).
Mpumeyanue. Mpu HaNMUNM HECOOTBETCTBYA KOCTUPOBKA KONEHA UMEET NPUOPUTET Haj
H0CTUPOBKOIA CTONbI.

WNHCTpYKLUK no locTupoBKe

. Pacnonoxute cTony TaK, 4t06bl OpUEHTUPHAA NMHUA ANA OCTUPOBKY (B) coBnana
COTMeTKOIA 1/3 Ha BHyTpeHHeil cTopoHe 06AMLOBKY TOMNbI. [pumuTe Bo BHUMaHKe
BHELUHMWIA MOBOPOT CTOMbI.

. Ucnonb3yiite cooTBETCTBYIOWME aZanTepbl ANA NPUCOAMHEHNA TWIb3bl UM KOSIEHHOTO
MOAYNA K CTONE U YCTAHOBKIN HAZNeXaLLeld BbICOTbI LieHTPa BPaLLEHNA KONEHHOT0 MOAYNA.

. NPy Mcnonb30BaHUN KONEHHOTO MOAYNA PACNONOXKUTE KONIEHHbII MOAYNb B COOTBETCTBUN

CUHCTPYKLMAMM MO €0 YCTaHOBKe.

Caenaiite Ha naTepanbHoil CTOPOHE MUNb3bl B €€ CePeANHE Ha YPOBHE HAZIKONEHHOTO

Cyxoxunua unn cepanuwHoro 6yrpa (D) nepsylo 0TMeTKy (npeacTaBAAHLLYyH 060/ TOUKY

10CTUPOBOYHOTO OPUEHTMPA). 3aTeM CAenaiiTe BTOPYI0 OTMETKY B CepeAHe rb3bl

auctanbHo (E) u nposepuTte uepes obe oTMETKM UHMIO.

. Pacnonoxute runb3y TaK, uto6bl 0pUeHTUpHAsA NMHUA ANA OCTUPOBKY (B) Npoxoguna uepe3
TOUKY I0CTUPOBOYHOTO OpueHTUpa (D).

. 3apaitTe npaBunbHble Yrabl crubanua/pasrubaHna u oTBeeHNA/npuBeLeHNA Tb3bl.

[Ipu MCNoNb30BaHUM KONEHHOTO MOAYNA MPUCOEAMHUTE MUNb3Y K NPOTE3y C NOMOLLbI0

C00TBETCTBYIOLLNX AANTEPOB.
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Cmamuvyeckas Hacmpolika
« YbepuTech, uTo NALMEHT CTOUT Ha 00€MX HOTaX C pABHOMEPHBIM pacnpefieNieHuem BecoBoil
Harpy3KMu.
« [IpoBepbTe NpaBUIbHOCTb ANMHbI MPOTE3a.
« MpoBepbTe BHYTPEHHMIl 1 BHELLHI NOBOPOT.
« [IpoBepbTe NPaBUAbHOCTb HATPY3KM HA HOCOK U MATKY.

JAunamuyeckaa Hacmpolika
Y6eauTech, UTo NaLMeHT 3HaKOM C paboToil YCTPOIiCTBa.
Ha nepexozl ¢ NATKY Ha HOCOK MOTYT BANATD:
+ KECTKOCTb NATKM;
+ nepepHe-3aJiHee NO3ULUOHUPOBAHME YCTPOICTBA;
« JOpcu-nnaHTodneKcms;
+ XapaKTepuCTUKY 06yBM.

Mpu HeobX0AUMOCTH paccMoTpUTE CliefiyloLne AelicTBUS:

Npu3nakm
+ YCTpoiACTBO NEPEXOAMT B NNIOCKOE NMONOKeEHME CIALIKOM PaHO (MALMEHTY KaXeTcA, uTo OH
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NpoBaNMBaeTCA B AMY).
« [inA nepeHoca Horv uepes HOCOK TpebyeTca fONONHUTENbHOE YCuAme.
+ HoCoK KaxeTca CINLIKOM XeCTKUM.
« KoneHo pa3rubaetca ceepx mepbl.

MleitctBua
+ 03HaKOMbTeCb C IHCTPYKLMAMM N0 UCNONb30BAHMUIO KNWHA (ECAM NPUMEHUMO).
« CaBuHbTe rUnb3y Bnepes (N1 ycTpoiicTBO Ha3ag).
- Paccmotpute fopcudnekcuio.
« MpoBepbTe Kabnyk 06yBM 1 ee KauecTso.

CumnTomb!
+ DbICTpbIii Nepexos ¢ NATKY Ha HOCOK.
« [noxoe ynpasnexue npoTe30M Npu NepBOHAYaNbHOM KOHTaKTe.
+ OuiyLieHre MUHMMaNbHOI 3HEPro0TAAUMN.
« (nULWKOM NN0X0E OTTaNKUBaHMUE OT HOCKa.
+ HeyctoitunBoctb Konewa.

ReitctBua
+ 03HaKOMbTECb C IHCTPYKLMAMI 110 UCTIONb30BAHMI KITUHA (€CM MPUMEHNMO).
« CABMHbTE rUb3y Ha3aa (Wnm yCTpoiicTBO BNepen).
« PaccmotpuTe crubaxie nogoLwBbl.
« MpoBepbTe Kabnyk 06yBM U ee KauecTso.

lMamoyHenii knuH

1nA yBenuyeHna XecTKocTi NATKN UCNONb3YITCA NATOYHbIE KNMHBA. /X MOXHO UCNONb30BaTh
B TeUeHwe KOPOTKOro NI ANUTENbHOTO BPEMEHM.

Y7106b! YCTAHOBUTb NATOUHDIIA KUK, HArpy3UTe HOCOK CTOMbI 1 BCTaBbTE KNMH Ha MeCTO.
Y6eanTech, 4to A3bIYOK KANHA BXOAMT B a3 Ha neHomaTepuane B obnactu natku (puc. 4).
Y706bI CHATb NATOUHDIIA KNWH, HArpy3UTe HOCOK CTOMbI 1 BLITALLUTE KNWH.

UCNoNb30BAHUE

Oyucmka u Yxod

CHumuTE 06MLOBKY CTOMbI ASt 0uUCTKY. [poMoiiTe CTOMY 1 €€ 06AMLOBKY BOAOI 1 yaanuTe
C HUX BECb NECOK, Mbib U TPs3b. oCe 0YUCTKI BLITPUTE HACYXO TKAHbIO.

Okpyxaiowjue ycnosus

YcTpolicTBO BOAOHENPOHULAEMO.

BogoycToitunsoe ycTpoilcTBO MOXHO MCNONb30BATh BO BNAXHOIA Cpesie U NOrpyxatb B BOAY Ha
rny6uHy A0 3 METPOB MaKCUMYM Ha 1 yac.

[llonyckaeTca KOHTAKT yCTPOIACTBA € CONEHOIt U XNOPUPOBAHHOI BOAOI, NOTOM, MOYOi

1 CNabbIMIn MbINIbHBIMU PACcTBOPAMMU.

OHO TaKXe BblAepKMBAET INU30ANYHOE BO3ALIACTBIE NecKa, Nbin 1 rpa3u. HenpepbiBHoe
BO3/ieliCTBIE He 0Ny CKAeTCA.

lTocne KOHTaKTa C NpecHoil BOAOM UAN NCNONb30BaHUA BO BNaXHOI Cpefie BLITPUTE HACYX0
TKaHbI0.

Mocne KOHTaKTa ¢ APYTUMU KUAKOCTAMM, XUMUKATaMU, NECKOM, NbIbIo UK FPA3bI0 NPoMoiiTe
npecHoii BOAOI 1 BbITPUTE HACYXO TKAHbIO.

TEXHWYECKOE OBC/TYKUBAHUE
YCTpoiicTBO 1 NPOTE3 AOMKHbI NPOBEPATLCA MEAUUMHCKIM PaboTHNKOM. HTepBan npoBepok
3aBYCUT OT aKTUBHOCTY NaLMeHTa.

Lllym om cmonei
Ecnm B ycTpoiicTBe MMeETCA NecoK uam Mycop, MOXeT NOABUTbLCA WyM. B 3Tom cnyyae ounctute
YCTPOIACTBO 1 0671ML0BKY CTOMbI. ECAM Lym Mexay ycTpoilcTBOM 1 061MLOBKOIA CTOMBI
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COXpaHAeTCA, ANA ero ycrpaHeHnAa MOXHO MCN0JIb30BaTb HOCOK SpectraA

COOBLLEHWUE 0 CEPbE3HOM UHLIUAEHTE
0 Nio6bIX CePbE3HbIX MHLMIEHTAX, CBA3AHHbIX C YCTPOICTBOM, HE0B6X0AMMO Co0b1aTh
MPOU3BOAUTENIO U COOTBETCTBYIOLMM KOMMETEHTHbIM OPraHam.

YTUNU3ALUA
YCTPOIICTBO M YNaKOBKa AOMKHbI GbITb YTUAM3MPOBAHDI COTNACHO COOTBETCTBYHOLLIMM MECTHBIM
YN HALWOHANbHBIM SKONOTUYECKUM HOPMAM.

OTBETCTBEHHOCTb

Mpote3bi Ossur cnpoeKTMPOBaHbI U NPOBEPEHbI Ha 6€30MaCHOCTb 1 COBMECTUMOCTb B COYETaHMM
JAPYT C APYTOM U C POTe3HbIMU TUNb3aMH B CleLnanbHOM cnonHenm ¢ anantepamu Ossur,

a TaKKe npu X NpeaycMoTPEHHOM NPUMEHEHUN,

Komnarua Ossur He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 32 ClleayloLLee:
« YcTpoiicTBa, KOTOpbIe He 06CTYXMBaNUCL B COOTBETCTBUMN C UHCTPYKLUMAMM N0
npUMeHeHNH.
+ W3penua, B KOTOPbIX NCMONb3YIOTCA KOMMOHEHTbI APYTUX NPOU3BOAUTENEIA.
« W3penua, KoTopble SKcMNyaTMpOBANKCh 63 CobMIOAEHNA peKOMEHAYEMbIX YCI0BMiA
1 OKpy>atolLiedi cpefibl (M6 He N0 Ha3HaYeHMI0.

Coomeemcmeue

[JlaHHoe ycTpoiicTBO NPOLLNO UCMbITaHMA No cTaHAApTY 150 10328 Ha ABa MUNANOHa LMKNOB
HarpysKu.

B 3aBUCMMOCTIN OT aKTUBHOCTU NALMEHTA 3TO MOXET COOTBETCTBOBATD 2—3 roiam
UCNONb30BaHUS.

1S0 10328 — mapkupoBKa
Kareropua Macca (Kkr) YmepeHHas yaapHas Harpyska TeKcT STUKETKM
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
* DaKTUYecKMe TeCTOBbIE HArpy3Kil OTPaXAIOT MaKCUMalbHYH Maccy Tena

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) Macca Tena He JO/XHa NPEBbILIATb YKa3aHHbIX
npepenos!

Q YT06bi y3HaTb O CeLManbHBIX YCIOBUAX 11
OrpaHNyeHAX B IKCMNyaTaLmy, 06paTuTecs K
MMCbMEHHBIM MHCTPYKLMAM NponssoauTens!

HAGE
Esis
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COTNARIFE A—RYRTVVITRFOHEMINTVDI VS FEZEHD. T
FIL—REOEREIH T,

COTNAZIE UATOB@THEAINTVEY (1)
A. ESZyR

B. SRILTL—F

C. E=ILT#4—L

D. RhkLTL—EK

E. BEfEEH—RVRTIVT

F. Uy TRy R

TNARIE Ty RAN—CEBICERLARITNIEARDEEA,

ERBMN

CDTNARF KONIETROEHBL REHOKEEBERRIIZESATLD
R LTREIATNTVET,

COTNAADERS FUVREANDOBEEMIF.EREFIRD MM ITIHENHD F T,
COTNA G EREFIRVEESLVARTIVENHD T

BISESUNREEED

o TERDXRIA. UIHT. K7cldRfE

« BRIORRIZHOEEA

COTNA R FITPEIFDOI =0 IBE, BEEISRVEETORAZAIR
LLTWVWEY,

R2ICHTHEEEIE

Z& TREETN\AZROFERICIE. BEICOBNZERDVIINRRELTVET,
EEEMRIE. COTNAREZRLIFEATIDICBERERANENDINTDIER
EFREICHSETLETW,

BE TNAROBEEICERLETHAROONZIHBE. FIETNT RICEIGPER
DIENRRSN. BEDOHEEEIHITFSNTVWBIEE. BERITNIIXOEREHILEL
T EEEMRICELIIHNELNHDET,

CDTFNARET ANDEBEICLZFERETIRELTVET,

FINA ZADER

BIRSNFNA ROBENEREr EBFIRICELTV A 2 M FTOXRTRAL
TLEEE W,

BE BRHBEBIAVTET VL, FALIBEDY R,

ot hFIU—DBIRICKD. FNA REEEDETALELZTREE B ET,

*E 45- 53- 60- 69- 78 89- 01- | 17- | 131 | 148
(kg) 52 59 68 77 88 100 116 130 147 166
A& 99- M6 | 131- | 151- | 7= | 195 | 221- | 257- | 288 | 325
(R R) 115 130 150 170 194 220 256 287 324 365
{EHEE
1 222~24 1 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A
A X25~27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H1228~30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9
PEEE
H1222~24 1 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A
Y1 2Z25~27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A
1 X28~30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A
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*E 45- 53- 60- 69- 78 89- 01- | 17| 13- | 148
(kg) 52 59 68 77 88 100 116 130 147 166
*E 99- M6 | 131 | 151- | 17 | 195 | 221- | 257- | 288- | 325
(R R) 115 130 150 170 194 220 256 287 34 365
BEEE
o X22~24 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A N/A
1 Z25~27 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A N/A
H1228~30 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A N/A
AL TFIE

Ty bkhANn—(HE2)
BETJYMN—ZREBETICTNAXZERTI L. EHOBNDHBDET,

TYMAN—EEBTBITIF:

1. RF v 7R ZRE. BRRZSIETIFE Y,

2. BEBE 7Y MAN—ICEALE S,

3. RELTL—FORFHBEBOBICA>TVWE L 2B LET,
4. WMADRF v TEZBLET,

Ty AN—ZEONTICE
1. 2F v /B zRE. ERZ5IETIFE T,
2. BEREEDALET,

3

FHETEITNA R FERALTERZEAILITET.

EBE I BENHIBOIRY, tIOX—A—DOAYHR—RYMEITARINTVEE A,
CNSDERICEDTNARISBEDETHI D BN HDF T,

BE Y TEITNA ADBAHIL TFIBICH>TEYNICED G SN TVWE L %2R
BLTCESW,

REBOEERICESIYRIOTIX—EBDOALETD,

BB ICSIYRTOTIZ—DEABVBEEIBDET,

TI3AAVEDFIE
RYFFFAAVE (E3)
TIAAOBE
TIAAXYNEER (B) IFUTOLSICLET,
- BEHTORIFLELEEHORS (D) OVITHHNY T Y EOFRRZEIBT
B&IICLFET,
o TYMAN—OREAID 13 I—TIMIBTEESICLET (C)o
AR A—BNMHZBEIE. BOTFAXYMEODORBEHEOT A 2 @BELE
B

TSAAY FOFIE

1 73X NEER B) B (TybAN—cHZREBLIRET) Ty hbhN—R
RD13T—TIMUBTZLIICEBEZRELE Y. BROINEZERLTILT
W

2. ZYTBTHTR—2FALT. Y7y bELBBRBFOVTND & BERICEL
L. ELLWBR#FOR ORI ZEIILED

3. ATIREESHZERATZ5E  REHOT S XY b OSRBICR > TRESZRE
LTEEn

4. VY hOSMEIC, BREFFORTXLIILEFEHOSE (D) OLVThNICE
DETYTYRORRICRIDI—T (FIAXNRESR) 2HFET, VI
FOFRDBEMUIC2EBOI—I%[MITET (B)o RICAFDI— I Z DR
GEIREED

69



5 7SAXVNEER B) 75XV NEES (D) #BBTZELIICVI VA%

EEL X7,
6. BHMEHMESSUNEGEREDOELW Ty MEEREL X,

7. ANIRBEEZERITZHE  RUTET7HLT2—2fALT V7ybZAIR

BEERICIERIL TS ET L,

BT SIAVE

c BENARICEEEDFREEZNT TU>TVBIEERRBLTIEE L,

s ELVWERORTZHELET,
o RBE MEERERLTIEE L,
s DERCEICELVAFEIDND >TVWB L ZHRLET,

HAFZIYITIAAV

BENTNA ZOMBEICHEBLTVWSZEZRERLTIEE,
BHOSDOEHLADEEIL. UTICLDEERZIIZ LA HDET :
« BOES

TINA RDFIS - BANME

EEE

. B

BEICIEL T ATOXSBRHEEIToOTLEEL:

FER

o TINARDFEICEMTIONRIBETS (BEDNTUILARATLSICRELD)

« DERICAT TRZLEZLSICRLTRABIRILF—HDBREICES
o DEEHDEBEFDIERLD
. BRESIEHETS

R

« DTy OSAEEMRTS (ZHITZED)

e VYTYRERIAICS TN (FRIETNARERAICTTR)
. BRICOVWTERT S

o HOBEPHODNTA—I U REHERT S

fER

. BHASDERADBITHNRIBTS

o FERREHIBSICEAEA O bO—JLLICKW
o IRILF—UE=IDDBRVERLS

e DELEOBDIELHDRIBES

o BOFRREICHED

« DTy IOSPAEERIE TS (KHTIES)

VIry R z2%AICOT RT3 (R T NI RERIAICOTR)
ERISOWTEERTS
HOBPOHDNT+—I >V REHRTD

e=-lozve

E—lvzyDid, BOESZBYLOHICERALEYT, BEHTOHRBN THEATE

9o

E—ILUTyOEBATRICIE. BRODEXLICHEZMN. Vv ZAEDONE
ICHLANE S, Yoy IR TNE—ILT+—LDBICL>MDEA-TVEIEE

HERELEY (R 4).

E—LU Ty DERDATRICIE. BEODEXRICHEL. Vv P=RIEDET,
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L7V MAN—DSIDREXR Y, HFRISHETHVTEALTILT L,

RIR& M

COTNA RIFFHAMEZ BRI TVE T,

FHKEDTNA R, FNERFPEEORVRETHEATE, ZA3Im OFID
KICTBERBET BN TEXD,

|k BRI R PHARCOEMICTIIED B D T,

B ETHD, BRICKITESTNB I LTIMEAHD E Y. ERICIIREL
BUTLREL,

BAPERICANI®RIE. BTEALTIES L,
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MLTLRT W,

ATV
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BEHNMSORE

TNAARICHBEDEMHHZ L. BENRETILHHDET, ZDL5HIF
BICIEF TNARET Y AN—ZHEZRLET, BEDNFRITIBEICE. TN
7y hAN—ODRIC Spectra Vy I REFERTZL T BEEZRETZILHT
EEED

BERGEHRORE
FAARICEHET BEALENRS WEESSUBRLUBICRETSUENBOET,

BRE
COFNA ZPAEMERET DHELT. ThENOHIRPEOBRERBCH T
<EEL,

®RE

Ossur BET/NA ZUE. DAZLXARDOERY 7w R Ossur 7R T2 EBHED
. ZOFEAEMICKOTERIZIL T, RE2T. BERMLNH D LS55 RIS
NTVWFET,

Ossur i3, UTFICHLTEEZEBLEEA.

TNA ZDREUREAE DIETICR > TRFER TN TULR VSR,
FNAZADPMEAX—=H—D AV R—R> rEEDTHAITENTVEHE,
TNAZD RSN BEAZRMSF. BRFLEIREUANTERAINTVSEE,.

BEEH
CDTFNA R, 200 BEIERYA7ILD IS0 10328 RZICH >THBINTLES,
CHIZBEDFHLANIICDHEIDETH 2 ENS I EDFERERICHIELET,

1S0 10328 - S~
AFIYU— {KE (Kg) PEREE RHTER
1 52 1SO 10328-P3*-52 kg
2 59 1SO 10328-P3*-59 kg
3 68 1SO 10328-P3-68 kg
4 77 1SO 10328-P3-77 kg
5 88 1SO 10328-P4-88 kg
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1S0 10328 - S~
AFIYU— KE (Kg) PEHRE RHTEX
6 100 1SO 10328-P5-100 kg
7 116 1SO 10328-P6-116 kg
8 130 1SO 10328-P7-130 kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg
*REOHBREHSRABEERRLTVEY

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N
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Rk
Rt 22-24 1 1 2 3 4 5 6 | TER | TER | TER
R 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rt 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9
& mEkE
Rt 22-24 1 2 3 4 5 6 | MEM | FEM | NEM | TEA
Rt 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | NER
Rt 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 | NEA
Bk E
R~t22-24 2 3 4 5 6 TER | &R | FER | FEA | FER
Rt 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 | NEAR | TEA
R 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 TER | FER
HERIAEA

HIE (B 2)
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ERAZE
EETRST
BTHE#ITES. BARE, BRERFMME ENFRED L. REMSE. B3
ERHET.

RE M

A ERHBA Ko

Waterproof BA/k 88 a] £ #IR S HIF R R ER, FHALIRNRIE 3 KHKFRE 1
NS

HAWEMUTRS : #hk. &K FR REMNPES,
CHAIAVFB/RIEMIAL. KSR, BRAFFSIEM,

ERROKSUESE, BRAMERT.

EREMRE. CFER. DR RARTIRG, BRKKES, RAERGET.

i
FBRMMEBREHEVEPARRS., ERNELREBEEEHERRE.

FMAR & RS
WRABWZPEEDNRIERE, WS ERE, EXMERT, BERMMME
. MRREMARTFE, AILUER Spectra R RBFREZ MMM EIRRIRS,

FEEFRE
ERSABMARNEESR S AEFEFNEXLEBRS.

RARE
FEWEEBELTIZRE B S HERFFEEZMHITLE.

=T
ZIGMBIE, Osur RARSWZABEASER, UhSHE Osur EHEHFHE IR
REREAGER, FENTSHTARN, RAAR2UENREE.

Ossur RABLUTHRE :
- SRR IR R GE AR BT 4P
- BMSHMFIEENSHEAEE—E,
- BMEHEFENEARMG. NARIRRZIMER.

-1
ABRMEIZ 1SO 10328 FRAEEE 200 HRMB A ER IR K.
XFIREAEY T 23 FHRANE, REBRTFEENENER.

1SO 10328 - 5%
&5 EE (2F) PEFERHKF IREXS
1 52 1SO 10328-P3*-52 kg
2 59 1SO 10328-P3*-59 kg
3 68 1SO 10328-P3-68 kg
4 77 1SO 10328-P3-77 kg
5 88 1SO 10328-P4-88 kg
6 100 1SO 10328-P5-100 kg
7 116 1SO 10328-P6-116 kg
8 130 1SO 10328-P7-130 kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg
*TPRMIR 51 R R R A S AR E
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1SO 10328 - 2+
FHe|l 2| HZE(Kg) 5% &4 2l HAE
5 88 1SO 10328-P4-88kg
6 100 1SO 10328-P5-100kg
7 116 1SO 10328-P6-116kg
8 130 1SO 10328-P7-130kg
9 147 1SO 10328-P8-14Tkg
M EIAE SHE2 Hof AN B gt K|

ISO 10328 - “P" - “m”kg ¥) /N

A

CESTINA
Idravotnicky prostfedek

POPIS
Zafizeni je protetické chodidlo s vice ¢epelemi, které je vybaveno pFedlisovanou uhlikovou
pruzinou.

Zafizeni se sklada z nasledujicich komponenti (obr. 1):
A. Pyramida

B. Stfedni cepel

C. Pénova cast paty

D. Spodni cepel

E. Predlisovand uhlikovd pruzina

. Uchopové peloty

Zanzem musi byt pouZivano s obalem chodidla.

m

URCENE POUZITI

Tento prostfedek slouzi jako soucést protetického systému, ktery nahrazuje funkci chodidla

a kotniku chybéjici doIni koncetiny.

Vhodnost tohoto prostfedku pro danou protézu a daného pacienta musi posoudit zdravotnicky
pracovnik.

Nasazeni a sefizeni tohoto prostfedku musi provést zdravotnicky odbornik.

Indikace k pouZiti a cilovd populace pacientii
« Itréta, amputace nebo zkrat dolni koncetiny
+ Nejsou zndmy zadné kontraindikace
Prosttedek je urcen pro nizké az vysoce intenzivni razy, napf. pro chiizi a prilezitostny béh.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY

Upozornéni: Pouzivani protetické pomicky dolni koncetiny s sebou nese pfirozené riziko pddu,
ktery miiZe vést ke zranéni.

Zdravotnicky pracovnik musi pacienta informovat o viem, co je v tomto dokumentu vyZadovéno
pro bezpe¢né pouzivani tohoto prostredku.

Varovani: Pokud dojde ke zméné ¢i ztraté funkcnosti prostiedku nebo pokud prostedek
vykazuje zndmky poskozeni ¢i opotiebeni, které brani jeho normalni funkci, musi jej pacient
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prestat pouZivat a kontaktovat lékare.
Prostfedek je urcen pro jednoho konkrétniho pacienta.

VYBER PROSTREDKU

Ovéfte, zda je vybrand varianta prostfedku vhodné pro Grovefi rdzu a hmotnostni limit podle
nasledujici tabulky.

Varovani: Nepfekracujte hmotnostni limit. Hrozilo by selhani prostfedku.

Vybér nesprévné kategorie mlize vést i ke Spatné funkénosti prostedku.

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Hmotnost 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
vlibrach 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Hmotnost v kg

Nizka roven razi

Velikost 22-24 1 1 2 3 4 5 6 - - -
Velikost 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Velikost 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Stredni droveii razii
Velikost 22-24 1 2 3 4 5 6 - - - -
Velikost 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Velikost 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 -

Vysoka troveii razii

Velikost 22-24 2 3 4 5 6 - - B - -
Velikost 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 - -
Velikost 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 - -
NAVOD NA SESTAVENI

0bal chodidla (obr. 2)

Upozornéni: Pouzivani zafizeni bez obalu chodidlo miize mit za nasledek pad.

Nasazeni obalu chodidla:
1. Oteviete zdpadky a stahnéte patni ¢ast dol0.
2. Vlozte chodidlo do obalu chodidla.
3. Ujistéte se, Ze se konec spodni cepele nachdzi uvnitf patni drézky.
4. Zaviete obé zdpadky.

Sundani obalu chodidla:
1. Oteviete zdpadky a stahnéte patni ¢ast doldi.
2. Vlyjméte chodidlo.

Protéza

Protézu sestavujte pomoci piislusnych prostredkd.

Varovani: Riziko selhani konstrukce. Komponenty jinych vyrobci nebyly testovany a mohou
zplsobit pretizeni prostiedku.

Varovani: Dodrzujte piislusné pokyny k montézi prostiedku, aby bylo spojeni provedeno sprévné.
Pfi kone¢ném nasazeni vyjméte ochranny kryt pyramidy.

Upozornéni: Ochranny kryt pyramidy miize mit ostré hrany.

POKYNY K ZAROVNAVANI
Zdkladni sefizeni (obr. 3)
Cil sefizovani
Referencni linie pro zarovnavéni (B) by méla:
« prochdzet stredem lizka v Grovni pateldrni Slachy nebo v trovni sedaciho hrbolu (D),
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+ dopadat na znacku 1/3 na vnitini strané krytu chodidla (C).
Poznamka: V pfipadé neshody upfednostnéte zarovnani's kolenem pied zarovnanim
s chodidlem.

Pokyny pro zarovnavani
1. Umistéte chodidlo tak, aby referencni linie pro zarovnani (B) dopadala na znacku 1/3 na
vnitini strané krytu chodidla (s nasazenym krytem chodidla a obuvi). Zvazte vnéjsi rotaci
chodidla.

. Pomoci piislusnych adaptéri pripojte Iizko nebo koleno k chodidlu a stanovte spravnou
vysku stfedu kolenniho kloubu.

. Pri pouZiti protetického kolena: Umistéte koleno podle pokyni pro zarovnani kolene

Na laterdlIni strané lizka vytvorte prvni znacku (referencni bod pro zarovnani) ve stfedu

lGzka — bud'v Grovni pateldrni Slachy, nebo v trovni sedaciho hrbolu (D). Druhou znacku

vytvorte distalné ve stredu lizka (E). Spojte obé znacky carou.

. Umistéte ldzko tak, aby referencni linie pro zarovnéni (B) prochézela referenénim bodem pro
zarovnani (D).

6. Nastavte odpovidajici Ghel I0zka pro flexi/extenzi a abdukci/addukci.

. Pri pouZiti protetického kolene: K pfipojeni lizka k protéze poutijte prislusné adaptéry.

~

w

bl

wv

~

Statické sefizeni
« Ujistéte se, Ze pacient ve stoje pfenasi vahu rovnomérné na obé nohy.
+ Zkontrolujte, zda mé protéza spravnou délku.
« Zkontrolujte vnitini i vnéjsi rotaci.
« Zkontrolujte, zda je Spicka i pata spravné zatéZovana.

Dynamické serizeni
Ujistéte se, Ze je pacient obezndmen s funkci prostiedku.
Odval od paty ke Spici miiZe byt ovlivnén:

« tuhosti paty,

« anterioposteriorni polohou zafizeni,

« dorzalni/plantami flexi chodidla,

« charakteristikami obuvi.

V pfipadé potfeby zvazte nésledujici kroky:

Symptomy
« Zafizenise pfili$ brzy dostavd do pIného kontaktu (pacient ma pocit propadnuti se).
+ Je potfeba zvy3end energie pro odval pfes predni ¢ast chodidla.
- Uzivatel pocituje pfilis tuhou predni ¢ast chodidla.
« Extenze kolenniho kloubu ma piilis velky rozsah.

Reseni
« Zkontrolujte pokyny pro pouZiti klinu (pokud byl pouZit).
« Posuiite lGzko anteriorné (nebo zafizeni posteriorné).
« Zvazte dorzdlni flexi.
+ Zkontrolujte patu obuvi a vlastnosti obuvi.

Symptomy
« Odval z paty k prstiim je pfilis rychly.
« Pripocatecnim kontaktu se protéza Spatné ovldda.
« Uzivatel pocituje minimdlni ndvrat energie.
« Odraz ze $pice je piilis maly.
+ Kolennikloub se stdva nestabilnim.

Reseni
+ Zkontrolujte pokyny ke klinu (pokud byl pouzit).
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« Posuiite IGzko posteriorné (nebo zafizeni anteriorné).
« Zvazte plantarni flexi.
« Zkontrolujte patu obuvi a vlastnosti obuvi.

Patni klin

Patni klinky se pouzivaji ke zvySeni tuhosti paty. Lze je pouZivat kratkodobé i dlouhodobé.
Kinstalaci patniho klinku zaté7te $picku chodidla a zatlacte klinek na misto. Ujistéte se, Ze
vystupek klinku zapada do drazky pénové casti paty (obr. 4).

K odstranéni patniho klinku zatézte $picku chodidla a klinek vytdhnéte.

POUZIVANI

Cisténi a Udrzba

K ¢iSténi sejméte obal chodidla. Opléchnéte chodidlo vodou a odstrarite z néj a obalu chodidla
veskery pisek, prach a necistoty. Po ociSténi osuste utérkou.

Podminky prostredi

Tento prostfedek je vodotésny.

Vodotésna zafizeni Ize pouzivat v mokrém nebo vihkém prosttedi a az na 1 hodinu je ponofit az
do 3metrové hloubky.

Sndsi kontakt se: slanou vodou, chlorovanou vodou, potem, moci ajemnymi mydly.

Miize takeé snaset obcasny kontakt s piskem, prachem a necistotami. Dlouhodobd expozice neni
povolena.

Po kontaktu se sladkou vodou nebo vlhkosti osuste utérkou.

Po vystaveni jingm kapalindm, chemikaliim, pisku, prachu nebo neistotdm prosttedek ocistéte
Cistou vodou a osuste utérkou.

UDRZBA
Prostiedek i protézu jako celek by mél prohlédnout zdravotnicky pracovnik. Interval ddrzby se
stanovuje podle aktivity pacienta.

Hlucnost chodidla

Pritomnost pisku nebo neistot v zafizeni se miZe projevit hlucnosti. V takovém pfipadé zafizeni
a obal chodidla ocistéte. Pokud hluk pretrvavd, Ize k odstranéni hluku mezi zafizenim a obalem
chodidla pouzit ponozku Spectra.

HLASENI ZAVAZNYCH NEZADOUCICH PRIHOD
Veskeré zdvazné nezadouci pfihody, ke kterym dojde v souvislosti s timto prostfedkem, ohlaste
vyrohci a piislusnym organdim.

LIKVIDACE
Prostfedek a baleni je tfeba likvidovat v souladu s pfislu3nymi mistnimi ¢i celostétnimi pfedpisy
o ochrané Zivotniho prostredi.

ODPOVEDNOST

Protetické pomiicky Ossur jsou navrZeny a ovéFeny tak, aby byly pfi pouZiti v souladu s jejich
zamyslenym (celem bezpecné a kompatibilni mezi sebou i ve vzdjemné kombinaci se zakdzkové
vyrobenymi protetickymi liizky s adaptéry Ossur.

Spolecnost Ossur nepfebird odpovédnost za:
« prostfedek, ktery nebyl udrZovdn v souladu s ndvodem k pouZiti;
« prostfedek, ktery byl sestaven se sou¢astmi od jinych vyrobcd;
« prostfedek, ktery byl pouzivan jinak nez za doporucenych podminek, pro jiné aplikace ¢i
vjiném prostiedi.

Shoda s normami
Tento prostfedek byl testovén podle normy IS0 10328 pfi dvou milionech zatéZovacich cykld.
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Podle aktivity pacienta to miize odpovidat 23 rokiim pouZivani.

150 10328 - stitek
Kategorie Hmotnost (kg) Stedni uroveii razii Text na stitku
1 52 15010328 — P3* — 52 kg
2 59 15010328 - P3* - 59 kg
3 68 15010328 — P3 - 68 kg
4 77 15010328 —P3 - 77 kg
5 88 15010328 — P4 - 88 kg
6 100 15010328 — P5 — 100 kg
7 116 15010328 —P6 — 116 kg
8 130 15010328 — P7 - 130 kg
9 147 15010328 — P8 — 147 kg
*Skutecnd zkusebni zatizeni odpovidaji maximalni télesné hmotnosti

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) Limit télesné hmotnosti nesmi byt prekrocen!

Konkrétni podminky a omezeni pouziti naleznete v
A pisemnych pokynech vyrobce k zamyslenému
pouziti!

SLOVENCINA
Idravotnicka pomdcka

OPIS

Pomdcka je viaclistové protetické chodidlo s vopred stlacenou karbénovou pruzinou.

Pomdcka sa sklad z nasledujtcich sicasti (obr. 1):
A. Pyramida

B. Stredny list

C. Penovd cast paty

D. Spodny list

E. Vopred stlacend karb6novd pruzina

F. ProtiSmykové podlozky
Pomadcka sa musi pouzivat s krytom chodidla.

UCEL POUZITIA

Této pomacka slzi ako sticast protetického systému, ktory nahrddza funkciu chodidla a clenku
chybajucej dolnej koncatiny.

Vhodnost tejto pomdcky pre dant protézu a daného pacienta musi vyhodnotit lekar.
Nasadenie a nastavenie tejto pomacky musi vykonat lekar.

Indikdcie poutZitia a cielovd populdcia pacientov

- Strata, amputdcia alebo vada dolnej koncatiny

« Nie sizndme Ziadne kontraindikacie
Tato pomdcka je urcend na pouzivanie pri nizkom az vysokom razovom zatazeni, napr. na chodzu
a prileZitostny beh.

VSEOBECNE BEZPECNOSTNE POKYNY

Upozornenie: PouZivanie protetického zariadenia dolnej koncatiny so sebou nesie riziko padu,
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ktory moZe viest k zraneniu.

Lekdr musi informovat pacienta o celom obsahu tohto dokumentu, ktory je nevyhnutny na
bezpecné pouzivanie tejto pomacky.

Varovanie: Ak dojde k zmene alebo strate funkcnosti pomdcky alebo ak pomdcka vykazuje
zndmky poskodenia ¢i opotrebovania, ktoré brania jej normélnemu fungovaniu, pacient ju musi
prestat pouzivat a musi kontaktovat lekara.

Této pomadcka je urcend na pouZitie iba u jedného pacienta.

VYBER POMOCKY

Overte, ¢i je zvoleny variant pomdcky vhodny pre troveri razového zatazenia a hmotnostny limit
podla nasledujdcej tabulky.

Varovanie: Neprekracujte hmotnostny limit. Riziko zlyhania pomécky.

Vyber nespravnej kategdrie moZe viest aj k zlej funkénosti pomdcky.

Hmotnost | 45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

vkg 52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166
Hmotnost | 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
vib 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Nizka odolnost

Velkost22-24 | 1 1 2 3 4 5 6 - - -
Velkost 25 - 27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Velkost28-30 | 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Stredna odolnost
Velkost 22 - 24 1 2 3 4 5 6 - - - -
Velkost 25 - 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Velkost 28 — 30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 -

Vysoka odolnost

Velkost22-24 | 2 3 4 5 6 - - - - -

Velkost25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 - -
Velkost28-30 | 3 3 4 5 6 7 8 9 - -

POKYNY NA ZOSTAVENIE
Kryt chodidla (obr. 2)
Varovanie: PouZivanie pomdcky bez krytu chodidla mozZe spdsobit pad.

Nasadenie krytu chodidla:
1. Rozopnite patentky a stiahnite patovu ¢ast nadol.
2. Vlozte chodidlo do krytu chodidla.
3. Uistite sa, Ze koniec spodného listu sa nachddza vo vnitri drazky péty.
4. Zacvaknite obe patentky.

Zlozenie krytu chodidla:
1. Rozopnite patentky a stiahnite patovd ¢ast nadol.
2. Odstrante chodidlo.

Protéza

Protézu zostavujte pomocou prislusnych pomdcok.

Varovanie: Riziko zlyhania kon3trukcie. Komponenty od inych vyrobcov neboli testované a mézu
spdsobit pretazenie pomocky.

Varovanie: DodrZujte prisluiné pokyny na zostavenie pomdcky, aby bolo spojenie vykonané
sprévne.

Pri kone¢nom nasadzovani odstrante chranic pyramidy.

Upozornenie: Chranic pyramidy moze mat ostré hrany.
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POKYNY NA ZAROVNANIE
Zdkladné zarovnanie (obr. 3)
Ciel'zarovnania
Referencnd linia zarovnania (B) by mala:
« prechadzat stredovym bodom I6zka na trovni patelarnej Slachy alebo na drovni sedacieho
hrbola (D),
- spadat na znacku 1/3 na vniitornej strane krytu chodidla (C).
Poznamka: V pripade nezhody uprednostnite zarovnanie s kolenom pred zarovnanim
s chodidlom.

Pokyny na zarovnanie
1. Umiestnite chodidlo tak, aby referencnd linia zarovnania (B) spadala na znacku 1/3 na
vnitornej strane krytu chodidla (s nasadenym krytom chodidla a obuvou). ZvéZte vonkajsiu
rotéciu chodidla.
2. Pomocou prislusnych adaptérov pripojte 16zko alebo koleno k chodidlu a stanovte spravnu
vysku stredu kolena.
. Pri pouZiti protetického kolena: umiestnite koleno podfa pokynov na zarovnanie kolena.
4. Na laterdInej strane l6zka vytvorte prvid znacku (referencny bod zarovnania) v stredovom
bode 16zka na Grovni pateldrnej 3fachy alebo na drovni sedacieho hrbola (D). Druht znacku
vytvorte distélne v stredovom bode l6Zka (E). Spojte obe znacky ciarou.
. Umiestnite 10zko tak, aby referencna linia zarovnania (B) prechddzala referenénym bodom
zarovnania (D).
6. Nastavte spravne uhly l6zka pre flexiu/extenziu a abdukciu/addukciu.
. Pri pouZiti protetického kolena: na pripojenie l6zka k protéze pouZite prislusné adaptéry.

w

v

~

Statické zarovnanie
« Zabezpecte, aby pacient v stoji prenasal vahu rovnomerne na obe nohy.
« Skontrolujte, &i m protéza spravnu dizku.
+ Skontrolujte vnitornd a vonkajsiu rotaciu.
« Skontrolujte spravne zatazovanie $picky a paty.

Dynamické zarovnanie
Uistite sa, Ze pacient je obozndmeny s fungovanim pomacky.
a odvalovanie chodidla od péty ku Spicke mozu vplyvat nasledujtice aspekty:
« tuhost paty,
+ anteridrno-posteriérna poloha pomacky,
« dorzdlno-plantérna flexia,
« vlastnosti obuvi.

V pripade potreby zvézte nasledujice kroky:

Priznaky
+ Pomadcka sa prili3 skoro dostdva do rovnej polohy (pacient md pocit, Ze sa prepada).
« Je potrebnd zvy3end energia na odvalovanie cez Spicku.
- Spicka je na pocit prilis tuhd.
+ Dochddza k hyperextenzii kolena.

Riesenie
« Skontrolujte pokyny na pouZivanie klinu (ak je to relevantné).
+ Posurite 16zko anteriérne (alebo pomdcku posteriérne).
« Zvazte dorzalnu flexiu.
« Skontrolujte patu obuvi a funkénost obuvi.

Priznaky
« Prechod z péty na 3picku je prilis rychly.
« Prinaslapovani sa protéza zle ovlada.
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+ Minimalny pocit ndvratu energie.
« 0Odraz od 3picky je prilis slaby.
+ Koleno sa stéva nestabilnym.

Riesenie
« Skontrolujte pokyny na pouZivanie klinu (ak je to relevantné).
+ Posurite 16zko posteridrne (alebo pomdcku anteriérne).
« Ivézte plantdrnu flexiu.
- Skontrolujte patu obuvi a funk¢nost obuvi.

Piitovy klin

Kliny na pate sa pouZivaj na zvy3enie tuhosti paty. Mdzu sa pouZivat kratkodobo alebo
dlhodobo.

Ak chcete nainstalovat klin na péte, zatazte Spicku chodidla a zatlacte klin na miesto. Uistite sa,
Ze Uchytka klinu zapadé do drazky v penovej Casti péty (obr. 4).

Ak chcete odstranit klin na péte, zatazte Spicku chodidla a vytiahnite klin.

POUZIVANIE

Cistenie a Osetrovanie

Odstrante kryt chodidla na vycistenie. Oplachnite vodou a odstrérite z chodidla a krytu chodidla
vsetok piesok, prach a necistoty. Po ocisteni osuste handrickou.

Environmentdlne podmienky

Této pomadcka je vodotesnd.

Vodotesnd pomdcku mozete pouzivat v mokrom alebo vihkom prostredi a ponorit do vody az do
hibky 3 metre na maximalne 1 hodinu.

Odoldva kontaktu so: slanou vodou, chiérovanou vodou, potom, mocom a jemnymi mydlami.
nesie aj obcasné vystavenie piesku, prachu a necistotam. DIhodobé vystavenie nie je povolené.
Po kontakte so sladkou vodou alebo vihkostou osuste handrickou.

Po vystaveni inym tekutindm, chemikélidm, piesku, prachu a Spine pomdcku odistite sladkou
vodou a osuste handrickou.

UDRZBA
Pomadcku aj protézu ako celok by mal skontrolovat lekdr. Interval sa stanovuje podla aktivity
pacienta.

Hlucnost chodidla

Pritomnost piesku alebo necistdt v pomdcke sa moze prejavit hluénostou. V takom pripade
vycistite pomdcku a kryt chodidla. Ak hluk pretrvdva, na odstrénenie hluku medzi pomédckou
a krytom chodidla je mozné pouzit ponozku Spectra.

HLASENIE ZAVAZNYCH NEZIADUCICH UCINKOV
V3etky zédvazné udalosti, ku ktorym ddjde v sivislosti s touto pomdckou, je nutné hlasit vyrobcovi
a prislusnym orgédnom.

LIKVIDACIA
Pomadcku a obal je nutné zlikvidovat v sdlade s prislu$nymi miestnymi alebo narodnymi
predpismi o ochrane Zivotného prostredia.

ZODPOVEDNOST

Protetické pomdcky Ossur sii navrhnuté a overené tak, aby boli bezpe¢né a kompatibilné vo
vzajomnej kombinacii a protetickymi lzkami vyrobenymi na mieru s adaptérmi Ossur a pri
pouZivaniv stlade s ich zamy3lanym pouZzitim.

Spolocnost Ossur neprebera zodpovednost za nasledujlice pripady:
+ Pomadcka sa neudrziava podla pokynov v ndvode na pouZitie.

87



+ Pomdcka je zostavend z komponentov od inych vyrobcov.
+ Pomdcka sa pouziva mimo odporidcanych podmienok pouZivania, aplikacie alebo okolitého
prostredia.

Stilad s normami
Této pomdcka bola testovand podfa normy IS0 10328 pri dvoch miliénoch zatazovych cyklov.
V zdvislosti od aktivity pacienta to mdZe zodpovedat 2 az 3 rokom pouZivania.

150 10328 - Stitok
Kategoria Hmotnost (kg) Stredna odolnost’ Text Stitku
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Skutocné skiiSobné zatazenie odrdza maximalnu hmotnost tela

1SO 10328 - “P" - “m"kg ) /N

*) Neprekracujte limit telesnej hmotnosti!

Konkrétne podmienky a obmedzenia pouzitia
A najdete v pisomnych pokynoch vyrobcu
k zamyslanému pouzitiu!

ROMANA

Dispozitiv medical

DESCRIERE

Dispozitivul este un picior protetic cu mai multe lame, cu un arc din carbon precomprimat.

Dispozitivul este format din urmatoarele componente (Fig. 1):
A. Piramidal

B. Lama mijlocie

C. Spumd cdlcdi

D. Lama inferioard

E. Arcdin carbon precomprimat

F. Tampoane de prindere
Dispozitivul trebuie utilizat cu un invelis pentru picior.

UTILIZARE PRECONIZATA

Dispozitivul este conceput ca parte a unui sistem protetic care inlocuieste functia labei piciorului
si gleznei unui membru inferior lipsa.

Caracterul adecvat al dispozitivului pentru proteza si pentru pacient trebuie evaluat de catre un
profesionist din domeniul medical.

Dispozitivul trebuie montat si reglat de cdtre personalul medical.
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Indicatii de utilizare si grup de pacienti tintd

« Pierderea, amputarea sau deficiente ale membrelor inferioare

+ Nu existd contraindicatii cunoscute
Dispozitivul este destinat utilizrii cu impact redus pand la ridicatde exemplu, mersul pe jos si
alergarea ocazionald.

INSTRUCTIUNI GENERALE DE SIGURANTA

Atentionare: Utilizarea unui dispozitiv protetic pentru membrele inferioare implica un risc
inerent de cddere, care poate duce la raniri.

Personalul medical trebuie sa indice pacientului toate informatiile din acest document care sunt
necesare pentru utilizarea in sigurantd a dispozitivului.

Avertisment: in caz de modificare functionala sau pierderi functionale sau daca dispozitivul
prezintd semne de deteriorare sau uzura care fi afecteaza functiile normale, pacientul trebuie sa
opreasca utilizarea dispozitivului si sa contacteze personalul medical.

Acest dispozitiv este destinat utilizérii de cdtre un singur pacient.

SELECTIA DISPOZITIVULUI

Verificati dacd varianta selectatd a dispozitivului este potrivitd pentru nivelul de impact si limita
de greutate conform tabelului de mai jos.

Avertisment: nu depdsiti limita de greutate. Risc de defectiune a dispozitivului. Selectarea
incorectd a categoriei poate duce, de asemenea, la functionarea deficitara a dispozitivului.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Greutatekg | ) | 5o | 68 | 77 | 88 | 100 | 116 | 130 | 147 | 166
99- 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
Greutate Ibs
115 | 130 150 170 194 220 256 287 324 365
Nivel de impact redus

Marimea22-24 | 1 1 2 3 4 5 6 N/A N/A | N/A
Marimea25-27 | 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Marimea28-30 | 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Nivel de impact moderat
Marimea22-24 | 1 2 3 4 5 6 N/A | NA | NA | NA
Marimea 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A
Marimea 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A

Nivel de impact ridicat
Marimea 22-24 2 3 4 5 6 N/A N/A N/A N/A N/A
Marimea25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 N/A | N/A
Marimea28-30 | 3 3 4 5 6 7 8 9 N/A | N/A

INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
Invelis pentru picior (Fig. 2)
Avertisment: Utilizarea dispozitivului fard invelisul pentru picior poate duce la cddere.

Pentru a pune invelisul pentru picior:
1. Deschideti capsele si trageti sectiunea calcdiuluiin jos.
2. Introduceti piciorul in fnvelisul pentru picior.
3. Asigurati-va cd capdtul lamei inferioare este in interiorul canelurii calcdiului.
4. Inchideti ambele capse.

Pentru a scoate invelisul pentru picior:

1. Deschideti capsele si trageti sectiunea calcdiuluiin jos.
2. Scoateti piciorul.
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Protezd

Asamblati proteza cu dispozitivele corespunzatoare.

Avertisment: risc de defectiune structurald. Componentele de la alti producatori nu au fost
testate si pot cauza incdrcarea excesivd a dispozitivului.

Avertisment: asigurati atasarea corectd urmand instructiunile aplicabile de asamblare

a dispozitivului.

Scoateti protectia piramidei in timpul montarii finale.

Atentie: protectia piramidei poate avea margini ascufite.

INSTRUCTIUNI DE ALINIERE
Alinierea pe banc (Fig. 3)
Obiectiv de aliniere
Linia de referinta pentru aliniere (B) trebuie:
- satreacd prin punctul central al mufei, fie la nivelul tendonului rotulian, fie la nivelul
tuberozitatii ischiatice (D).
- sd ajungd la marcajul de 1/3 din interiorul husei pentru picior (C).
Nota: prioritizati alinierea genunchiului fata de alinierea piciorului dacd existd o nepotrivire.

Instructiuni de aliniere
1. Pozitionati piciorul astfel incat linia de referintd pentru aliniere (B) sd cadd la marcajul de 1/3
de pe interiorul capacului piciorului (cu capacul piciorului si pantoful instalate). Luati in
considerare rotatia externd a piciorului.
2. Utilizati adaptoarele corespunzatoare pentru a conecta mufa sau genunchiul la laba
piciorului si a stabili indltimea corectd a centrului genunchiului.
. Daca utilizati un genunchi protetic: pozitionati genunchiul conform instructiunilor de
aliniere a genunchiului
4. Tn partea laterald a mufei, faceti un prim marcaj (punctul de referinta pentru aliniere) in
centrul mufei, fie la nivelul tendonului rotulian, fie la nivelul tuberozitatii ischiatice (D).
Faceti un al doilea marcaj in centrul distal al mufei (E). Trasati o linie prin ambele marcaje.
. Pozitionati mufa astfel incét linia de referinta pentru aliniere (B) sd treacd prin punctul de
referinta pentru aliniere (D).
6. Reglati mufa la unghiurile corecte pentru flexie/extensie si abductie/aductie.
. Daca utilizati un genunchi protetic: utilizati adaptoarele corespunzatoare pentru a conecta
mufa la proteza.

w

v

~

Aliniere staticd
« Asigurati-va cd pacientul isi distribuie uniform greutatea pe ambele picioare.
- Verificati dacd lungimea protezei este corecta.
« Verificati rotatia interna/externd.
- Verificati dacd incdrcarea de pe varf si calcai este corectd.

Alinierea dinamica
Asigurati-va cd pacientul este familiarizat cu functionarea dispozitivului.
Actiunea de la cdlcai la varf poate fi influentatd de:

- Rigiditatea calcdiului

« Pozitionarea antero-posterioard a dispozitivului

« Flexia dorsi-plantara

« Caracteristicile pantofului

Luatiin considerare urmdtoarele actiuni, daca este necesar:

Simptome
« Dispozitivul ajunge in pozitie platd prea devreme (pacientul simte cd se scufunda intr-o
gaurd)
- Trecerea peste varf necesita energie suplimentara
« Vérful este prea rigid
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« Genunchiul se extinde excesiv

Actiune
« Verificati instructiunile pentru pand (daca este cazul)
+ Deplasati cupa in sens anterior (sau dispozitivul in sens posterior)
« Luatiin considerare dorsiflexia
« Verificati tocul pantofului si performanta acestuia

Simptome
+ Miscare rapidd de la calcdi catre varf
« Control slab asupra protezei la contactul initial
+ Senzatie minima de revenire a energiei
« Impingere prea slaba la varf
+ Genunchiul devine instabil

Actiune
« Verificati instructiunile pentru pand (dacd este cazul)
« Deplasati cupa in sens posterior (sau dispozitivul in sens anterior)
« Luatiin considerare flexia plantara
« Verificati tocul pantofului si performanta acestuia

Pana cilcdi

Penele de cdlcai sunt folosite pentru a mari rigiditatea calcdiului. Acestea pot i utilizate pentru
o perioada scurtd sau lungd de timp.

Pentru a monta pana pentru cdlcai, incarcati varful piciorului si impingeti pana in pozitie.
Asigurati-va cd clapeta penei se potriveste in canelura spumei pentru calcai (Fig. 4).

Pentru a indepdrta pana de calcai, incdrcati varful piciorului si trageti pana in afara.

UTILIZARE

Curitarea siIngrijirea

Scoateti invelisul pentru picior pentru a curata. Clatiti cu apa si indepartati tot nisipul, praful si
murddria de pe fnvelisul pentru picior si picior. Uscati cu o laveta dupd curdtare.

Conditii de mediu

Dispozitivul este rezistent la apd.

Un dispozitiv rezistent la apa poate fi utilizat intr-un mediu ud sau umed si scufundat in apa dulce
pand la adancimea de 3 metri, timp de maximum 1 ord.

Poate tolera contactul cu: apd sdratd, apa cloruratd, transpiratie, urind si sapunuri delicate.
Dispozitivul poate tolera expunerea ocazionald la nisip, praf si murdarie. Nu este permisd
expunerea continud.

Uscati cu o carpd dupa contactul cu apa dulce sau umiditate.

Curdtati cu apd dulce dupd expunerea la alte lichide, substante chimice, nisip, praf sau murddrie
si uscati cu o carpa.

iNTREIINERE
Dispozitivul si proteza generala trebuie examinate de cdtre un profesionist din domeniul medical.
Intervalul trebuie determinat pe baza activitatii pacientului.

Zgomot la picior

Se pot auzi zgomote daca exista nisip sau resturi in dispozitiv. In acest caz, curatati dispozitivul si
invelisul pentru picior. Dacd zgomotul persista, o sosetd Spectra poate fi folosit pentru a elimina
zgomotul dintre dispozitiv si invelisul pentru picior.

RAPORTAREA INCIDENTELOR GRAVE
Orice incident grav legat de dispozitiv trebuie raportat producdtorului si autoritatilor competente.
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ELIMINARE
Dispozitivul si ambalajul trebuie eliminate in conformitate cu reglementarile de mediu locale sau
nationale in vigoare.

RASPUNDERE

Dispozitivele protetice Ossur sunt proiectate si verificate pentru a fi sigure si compatibile in
combinatie intre ele si cupele protetice personalizate cu adaptoarele Ossur si atunci cand sunt
utilizate in conformitate cu scopul utilizdrii.

Ossur nu isi asuma raspunderea pentru urmatoarele:
- Dispozitivele care nu sunt intretinute in conformitate cu indicatiile din instructiunile de
utilizare.
« Dacd dispozitivul este asamblat cu componente de la alti producatori.
« Dacd dispozitivul este utilizat in afara conditiilor, aplicatiei sau mediului de utilizare
recomandate.

Conformitatea

Acest dispozitiv a fost testat conform standardului IS0 10328 la doud milioane de cicluri de
incdrcare.

In functie de activitatea pacientului, aceasta poate asigura 2-3 ani de utilizare.

150 10328 - Etichetd
Categorie Greutate (Kg) Impact mod Text eticheta
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg
*Sarcinile reale de testare reflectd masa corporald maxima

IS0 10328 - “P" - “m”kg #) /N

*) Limita de masa corporala nu trebuie depasita!

Pentru conditii specifice si limitari de utilizare,
A consultati instructiunile scrise ale producatorului
cu privire la utilizarea preconizata!

HRVATSKI
Medicinski proizvod

OPIS
Proizvod je proteticko stopalo s vise svinutih proteza koje ima prethodno komprimiranu
karbonsku oprugu.

Proizvod se sastoji od sljedecih komponenata (slika 1):
A. Piramida
B. Srednja svinuta proteza
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C. Pjenazapetu

D. Donja svinuta proteza

E. Prethodno komprimirana karbonska opruga

F. Jastucici za drzanje
Uredaj se mora upotrebljavati s navlakom za stopalo.

NAMJENA

Proizvod je namijenjen da bude dio protetskog sustava koji zamjenjuje funkciju stopala i gleznja
donjeg uda koji nedostaje.

Prikladnost proizvoda za protezu i pacijenta mora procijeniti zdravstveni djelatnik.

Proizvod mora postaviti i podesiti zdravstveni djelatnik.

Indikacije za uporabu i ciljana populacija pacijenata

+ Gubitak, amputacija ili nedostatak donjeg uda

+ Bezpoznatih kontraindikacija
Proizvod je namijenjen za upotrebu s malim do velikim utjecajem, npr. za hodanje i povremeno
tréanje.

OPCE UPUTE ZA SIGURNOST

Upozorenje: Pri uporabi protetickog proizvoda za donje ekstremitete postoji opasnost od pada
koji moze dovesti do ozljede.

Zdravstveni djelatnik trebao bi obavijestiti pacijenta o svemu u ovom dokumentu to je potrebno
za sigurnu upotrebu ovog proizvoda.

Upozorenje: u slucaju promjene ili gubitka funkcionalnosti proizvoda ili ako proizvod pokazuje
znakove o3tecenja ili habanja koji ometaju njegove normalne funkcije, pacijent se treba prestati
koristiti proizvodom i obratiti se zdravstvenom djelatniku.

Proizvod je namijenjen jednom pacijentu.

ODABIR UREDAJA

Provjerite je li odabrana varijanta proizvoda prikladna za razinu utjecaja i ogranicenje teZine
prema sljedecoj tablici.

Upozorenje: ne prekoracujte ogranicenje teZine. Opasnost od kvara proizvoda.

I neispravan odabir kategorije moZe rezultirati losim funkcioniranjem proizvoda.

45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Niska razina utjecaja
Velicina22-24| 1 1 2 3 4 5 6 NP | NP | NP
Velicina25-27 | 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Velicina28-30 | 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Umjerena razina utjecaja
Velicina22-24| 1 2 3 4 5 6 NP | NP | NP | NP
Velicina25-27 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N/P
Velicina28-30| 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N/P

Masa u kg

Masa u Ibs

Visoka razina utjecaja
Velicina22-24| 2 3 4 5 6 N/P N/P N/P N/P N/P
Velicina25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 NP | N/P
Velicina28-30 | 3 3 4 5 6 7 8 9 NP | N/P
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UPUTE ZA SASTAVLJANJE
Navlaka za stopalo (slika 2)
Upozorenje: uporaba uredaja bez navlake za stopalo moze dovesti do pada.

Kako biste skinuli navlaku za stopalo:
1. Otvorite kopce i povucite petni dio prema dolje.
2. Umetnite stopalo u navlaku za stopalo.
3. Provjerite je li donji kraj oStrice unutar utora pete.
4. Zatvorite obje kopce.

Skidanje navlake za stopalo:
1. Otvorite kopce i povucite petni dio prema dolje.
2. Uklonite stopalo.

Proteza

Sastavite protezu s odgovarajucim proizvodima.

Upozorenije: rizik od kvara u konstrukiji. Komponente drugih proizvodaca nisu testirane i mogu
uzrokovati prekomjerno opterecenje proizvoda.

Upozorenje: osigurajte pravilno pricvr3civanje slijedeci odgovarajuce upute za sastavljanje
proizvoda.

Prilikom zavr$nog postavljanja skinite Stitnik piramide.

Oprez: titnik piramide mogao bi imati ostre rubove.

UPUTE ZA PORAVNANJE

Poravnavanje postolja (slika 3)

Cilj poravnanja

Referentna linija poravnanja (B) trebala bi:
« prodikroz sredisnju tocku leZiSta na razini patelarne tetive ili na razini ishijalne izbocine (D).
+ pastina oznaku 1/3 s unutarnje strane navlake stopala (C).

Napomena: dajte prednost poravnanju koljena u odnosu na poravnanje stopala ako postoji

nepodudarnost.

Upute za poravnanje

. Postavite stopalo tako da referentna linija poravnanja (B) padne na oznaku 1/3 s unutarnje
strane navlake stopala (s postavljenom navlakom stopalai cipelom). U obzir uzmite vanjsku
rotaciju stopala.

. Upotrijebite odgovarajuce adaptere za spajanje leZista ili koljena sa stopalom i uspostavite
ispravnu visinu sredista koljena.

. Ako upotrebljavate protetsko koljeno: postavite koljeno prema uputama za poravnavanje

koljena.

Na bocnoj strani leZista oznacite prvu oznaku (referentna tocka poravnanja) na sredisnjoj

tocki lezista na razini patelarne tetive ili na razini ishijalne izbocine (D). Oznacite drugu

oznaku na sredini leZista distalno (E). Provucite crtu kroz obje oznake.

. Postavite leZiSte tako da referentna linija poravnanja (B) prolazi kroz referentnu tocku
poravnanja (D).

. Postavite pravilne kutove leZista za savijanje/prosirenje i priviacenje/odvlacenje.

Ako upotrebljavate protetsko koljeno: upotrijebite odgovarajuce adaptere za spajanje leZista

s protezom.
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Staticko poravnanje
« Pazite da pacijent stoji s jednakom teZinom na obje noge.
« Provjerite je li duljina proteze ispravna.
« Provjerite unutarnju/vanjsku rotaciju.
« Provjerite je li opterecenje na prstu i petiispravno.

94



Dinamicko poravnanje
Provjerite je li pacijent upoznat s funkcioniranjem proizvoda.
Na djelovanje pete prema noznim prstima moZe utjecati:

« ukocenost pete

+ prednje-straznje pozicioniranje uredaja

+ dorsi-plantarna fleksija

« svojstva cipele

Razmotrite sljedece radnje ako je potrebno:

Simptomi
« uredaj prerano dolazi u ravni poloZaj (pacijent osjeca da tone u rupu)
« penjanje preko noZnog prsta zahtijeva dodatnu energiju
+nozni se prst Cini previse ukocenim
+ koljeno se hiperekstenzira

Radnja
« provjerite upute za Wedge (ako je primjenjivo)
« promijenite prednju stranu lezista (ili straznju stranu uredaja)
« razmotrite dorzalnu fleksiju
« provjerite petu i ucinkovitost cipele

Simptomi
« brzo kretanje od pete do noznog prsta
+ lo3e upravljanje protezom pri prvom kontaktu
+ osjecaj minimalnog povrata energije
« premalo odgurivanje od noznog prsta
« koljeno postaje nestabilno

Radnja
« provjerite upute za Wedge (ako je primjenjivo)
+ promijenite straznji dio lezista (ili prednji dio uredaja)
« razmotrite plantarnu fleksiju
+ provjerite petu i uinkovitost cipele

Klin za petu

Klinovi za petu mogu se umetnuti kako bi se povecala krutost pete. Mogu se upotrebljavati krace
ili dulje vrijeme.

Kako biste postavili klin za petu, opteretite nozni prst i gurnite klin na mjesto. Pazite da klinasti
jezicak stane u utor pjene za petu (slika 4).

Kako biste uklonili klin za petu, opteretite nozni prst i izvucite klin.

UPOTREBA

Ciscenje i Njega

Uklonite navlaku za stopalo radi Ciscenja. Isperite vodom i uklonite sav pijesak, prasinu
i prljavitinu sa stopala i navlake za stopalo. Nakon ciScenja osusite krpom.

Uvjeti u okruZenju

Proizvod je vodootporan.

Vodootporni proizvod moZe se koristiti u mokrom ili vlaznom okruzenju i potopljen u vodi do
dubine od 3 metra najvise 1 sat.

Podnosi kontakt sa: slanom vodom, kloriranom vodom, znojem, mokracom i blagim sapunima.
Moze tolerirati i povremeno izlaganje pijesku, praini i prljavstini. Kontinuirano izlaganje nije
dopusteno. Osusite krpom nakon kontakta sa slatkom vodom ili viagom.

Ocistite obicnom vodom nakon izlaganja drugim tekucinama, kemikalijama, pijesku, prasiniili
necistocii osusite krpom.
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ODRZAVANJE
Proizvod i cjelokupnu protezu trebao bi pregledati zdravstveni djelatnik. Interval treba odrediti
na temelju aktivnosti pacijenta.

Bukaizstopala

Ako se u proizvodu nalaze pijesak il smece, moze doci do buke. U tom slucaju ocistite uredaj
inavlaku za stopalo. Ako buka i dalje postoji, za uklanjanje buke izmedu uredaja i navlake za
stopalo moZe se upotrijebiti ¢arapa Spectra.

PRIJAVA 0ZBILJNOG INCIDENTA

Svaki ozbiljni incident u vezi s proizvodom mora se prijaviti proizvodacu i nadleznim tijelima.

ZBRINJAVANJE
Proizvod i pakiranje moraju se zbrinuti u skladu s odgovarajucim lokalnim ili nacionalnim
propisima za zastitu okolisa.

ODGOVORNOST

Proteticki proizvodi tvrtke Ossur dizajnirani su te provjereno sigurni i kompatibilni u medusobnoj
kombinaciji i protetickim leZistima izradenim po narudzbi s Ossur adapterima, te kada se koriste
u skladu sa njihovom namjenom.

Turtka Ossur ne preuzima odgovornost za sljedede:
- Neodrzavanje proizvoda u skladu s uputama za upotrebu.
« Sastavljanje proizvoda s komponentama drugih proizvodaca.
« Upotreba proizvoda izvan preporucenih uvjeta, namjene i okruzenja za upotrebu.

Sukladnost
Proizvod je testiran u skladu sa standardom IS0 10328 za dva milijuna ciklusa opterecenja.
Ovisno o aktivnosti pacijenta, to moze odgovarati razdoblju od 23 godine uporabe.

150 10328 - Oznaka

Kategorija Masa (kg) Umjereni utjecaj Tekst oznake
1 52 150 10328-P3*-52 kg
2 59 150 10328-P3*-59 kg
3 68 150 10328-P3-68 kg
4 77 150 10328-P3-77 kg
5 88 150 10328-P4-88 kg
6 100 150 10328-P5-100 kg
7 116 150 10328-P6-116 kg
8 130 150 10328-P7-130 kg
9 147 150 10328-P8-147 kg

*Stvarna testna opterecenja odrazavaju maksimalnu tjelesnu masu

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N

*) Ne smije se prekoraiti ogranicenje tjelesne mase!

Za posebne uvjete i ograni¢enja upotrebe
pogledajte pisane upute proizvoda¢a o namjeni.
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MAGYAR

Gydgyaszati segédeszkdz

LERAS
Az eszkoz eldfeszitett szénszalas felsd talplemezzel rendelkezd, tobbtalplemezes protézislab.

Az eszkozt az alabbi dsszetevdk alkotjak (1. dbra):
A. Piramis

. Kozépsd talplemez

. Sarokhabszivacs

. Alsé talplemez

. El6feszitett szénszélas rugé

. Fogdparndk

eszkozt labboritdssal kell haszndlni.

m o N o

M

A

N

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az eszkdzt egy olyan protézisrendszer részeként hasznélhatd, amely pétolja a hidnyz6 alsé
végtag labés bokafunkcidjat.

Az eszkoz protézishez és beteghez vald megfeleldségét eqy egészségiigyi szakembernek kell
értékelnie.

Az eszkozt egészséqgiigyi szakembernek kell felszerelnie és bedllitania.

Felhaszndldsi javallatok és tervezett betegcsoport

« Alsé végtag elvesztése, amputdcidja vagy hidnya

+ Nincsismert ellenjavallat
Az eszkoz alacsony—nagy aktivitasi szint(d haszndlatra, vagyis sétéra és alkalmankénti futdsra
szolgal.

ALTALANOS BIZTONSAGI UTASITASOK

Figyelem: Alsovégtag-protézis haszndlata magaban hordozza az elesés kockazatat, ami
sériiléshez vezethet.

Az egészségiigyi szakembernek tdjékoztatnia kell a beteget a dokumentumban szerepld minden
olyan tudnivalérél, ami az eszkdz biztonsagos hasznalatédhoz sziikséges.

Figyelem: Ha az eszkdz mikddése megvéltozik vagy megsziinik, vagy ha az eszkdzon olyan kar
vagy kopas keletkezett, ami akadalyozza a normél haszndlatot, a beteg ne haszndlja tovabb azt,
és keressen fel eqy egészségiigyi szakembert.

Az eszkoz egyetlen beteg dltali hasznélatra késziilt.

ESZKOZVALASZTEK

Az aldbbi tablazatban ellendrizze, hogy az eszkdz kivalasztott véltozata megfelel-e az aktivitasi
szintnek és a testsilyhatdrnak.

Figyelem: Ne Iépje tdl a teststlyhatért. Ellenkezé esetben az eszkdz meghibésodhat.
Akategoria helytelen kivalasztasa az eszkoz nem megfeleld mikodését is eredményezheti.

Testtomeg | 45- | 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
-kg 52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Testtomeg | 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
- font 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Alacsony aktivitasi szint
Méret: 22-24 1 1 2 3 4 5 6 Na. | Na | Na
Méret: 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Méret: 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9
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Testtomeg | 45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
-kg 52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166
Testtomeg | 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
- font 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Kozepes aktivitasi szint
Méret: 22-24 1 2 3 4 5 6 N.a. N.a. N.a. N.a.
Méret: 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N.a.
Méret: 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 N.a.

Magas aktivitasi szint
Méret: 22-24 2 3 4 5 6 N.a. N.a. N.a. N.a. N.a.
Méret: 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 Na. | Na.
Meéret: 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 Na. | Na.
OSSZESZERELESI UTASITASOK

Ldbboritds (2. abra)
Figyelmeztetés: Az eszkoz labborits nélkiili haszndlata eleséshez vezethet.

Aldbborits felvétele:
1. Nyissa ki a kapcsokat, és htizza lefelé a sarokrészt.
2. Helyezze be a labat a ldbboritsba.
3. Gydz6djon meg arrdl, hogy az alsd talplemez vége a sarok hornyénak belsejében van.
4. Zdrja be mindkét kapcsot.

Aldbboritas levétele:
1. Nyissa ki a kapcsokat, és huizza lefelé a sarokrészt.
2. Vegye le aldbat.

Protézis

Szerelje Gssze a protézist a megfeleld eszkozokkel.

Figyelem: Szerkezeti meghibdsodds veszélye. Mds gydrtok alkatrészeit nem tesztelték; ezek
tdlzott terhelést okozhatnak az eszkozon.

Figyelem: Gondoskodjon a megfeleld rdgzitésrél a vonatkozé dsszeszerelési utasitdsok
betartasaval.

Tavolitsa el a piramisvéddt a végleges felszerelés soran.

Vigyazat: A piramisvédd széle éles lehet.

BEALLITASI UTASITASOK
Bedllitds padon (3. abra)
Beallitasi cél
A bedllitasi referenciavonalnak (B):
« dtkell haladnia a protézistok kdzéppontjan a patellain vonaléban vagy az ischialis tuberosity
vonalaban (D).
- aldbborits belsejében 1évd 1/3 jelre kell esnie (C).
Megjegyzés: Ha az eszkdzok nem illeszkednek megfelelGen, akkor el6bb a térdet prébalja meg
bedllitani, ne a ldbfejet.

Beallitasi utasitasok
1. Helyezze a labfejét igy, hogy a bedllitasi referenciavonal (B) a Idbboritds belsd oldalan lévé
1/3-0s jelre essen (felrakott Idbboritds és felhdzott cipd mellett). Tartsa szem el6tt a Idb
kifelé irdnyuld forgdsat.
2. Amegfeleld adapterekkel csatlakoztassa a protézistokot vagy a térdet a protézisldbhoz,
majd dllitsa be a térd helyes magassagat.
3. Protézistérd hasznalata esetén: Poziciondlja a térdet a térd bedllitasi utasitasainak megfeleléen
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4. A protézistok oldalsé felén tegyen egy elsd jeldlést (bedllitasi referenciapont) a protézistok
kézéppontjaban, vagy a patellain vonaldban vagy pedig a ischialis tuberosity vonalaban (D).
Tegyen egy mésodik jeldlést a protézistok disztalis kdzéppontjaba (E). Egy vonallal kdsse
0ssze a két jelolést.

. Ugy pozicionalja a protézistokot, hogy a bedllitési referenciavonal (B) dthaladjon a bedllitasi
referenciaponton (D).

6. Allitsa be a megfeleld protézistokszogeket a flexiéhoz/extenzidhoz és az abdukciohoz/
addukciéhoz.

. Protézistérd haszndlata esetén: A megfeleld adapterekkel csatlakoztassa a protézistokot
aprotézishez.

wv

~

Statikus bedllitds
- Ugyeljen ra, hogy a beteg mindkét |abara egyforma mértékben terheljen.
+ Ellendrizze a protézis helyes hosszat.
« Ellendrizze a bels6/kiilsd forgdst, rotaciot.
« Ellendrizze a labujj és a sarok megfeleld terhelését.

Dinamikabedllitds
Gy6zddjon meg réla, hogy a beteg ismeri-e az eszkdz mikodését.
A saroktdl a labujjig terjed6 mozgdst az aldbbiak befolydsolhatjak:
« Asarok merevsége
« Az eszkoz eliils6-hdtso poziciondldsa
« Dorzél-plantarflexio
+ Acip6 tulajdonsdgai

Sziikség esetén fontolja meg az alabbi miveleteket:

Tiinet
« Azeszkz tul koran &ll vizszintes helyzetbe (a paciens gy érzi, mintha gddrbe Iépett volna)
« Alabujj folé helyezkedés tdl nagy erdfeszitést igényel
« Aldbujj tal merevnek érzédik
« Atérd hiperextenziéja

Teendd
« Nézze meg az ékre vonatkoz6 utasitdsokat (ha alkalmazhatd)
- Allitsa elérébb a protézistokot (vagy hatrébb az eszkozt)
« Vegye fontoldra a dorzalflexiot
« Ellendrizze a cip6 sarokrészét és alkalmassdgat

Tiinet
« Gyors mozgds a saroktdl a labujjig
- Elégtelen kontroll a protézis felett az elsé érintkezéskor
+ Minimélis energia-visszanyerési érzés
« Tdlsdgosan kis mértékd elrugaszkodds a labuijjtél
« Atérdinstabilla vélik

Teendd
+ Nézze meg az ékre vonatkozé utasitdsokat (ha alkalmazhaté)
- Allitsa hatrébb a protézistokot (vagy elérébb az eszkizt)
- Vegye fontoldra a plantarflexiét
« Ellendrizze a cip6 sarokrészét és alkalmassagat

Sarokék

A sarok merevsége sarokékekkel novelhetd. Ezek akdr rovid, akar hosszu ideig hasznélhatok.

A sarokék behelyezéséhez terhelje meg a lab ujjét, és nyomja a helyére az éket. Gy6zddjon meg
arrél, hogy az ék fiile illeszkedik a sarokhabszivacs hornyaba (4. abra).
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A sarokék eltdvolitédsahoz terhelje meg a 1b ujjt, és hizza ki az éket.

HASZNALAT

Tisztitds és Apolds

Atisztitdshoz vegye le a ldbboritdst. Oblitse le vizzel, és tévolitson el minden homokot, port és
szennyezGdést a Iabrol és a labboritasrdl. A tisztitdst kovetden torolje szdrazra egy torlGkenddvel.

Karnyezeti feltételek

Az eszkoz vizéllé besoroldsu.

AVizallé eszkdzok nedves vagy paras kdrnyezetben is hasznélhatok, és legfeljebb 1 érra
legfeljebb 3 méter mély vizhe merithetdk.

Azilyen eszkdzok a kovetkezdket viselik el: sés viz, klérozott viz, izzadsdg, vizelet és kimélg
szappanok.

A homoknak, pornak és szennyezddéseknek valé idénkénti kitettséget is elviseli. Folyamatos
kitettség nem megengedett.

Edesvizzel vagy nedvességgel vald érintkezés utan egy torlékendével tordlje szérazra.
Tisztitsa meg édesvizzel, ha més folyadékoknak, vegyi anyagoknak, homoknak, pornak vagy
szennyezGdésnek lett kitéve, és torldkenddvel torolje szérazra.

KARBANTARTAS
Az eszkozt és a teljes protézist meg kell vizsgaltatni eqy egészséqiigyi szakemberrel. Ennek
gyakorisagat a beteg aktivitdsa alapjén kell meghatarozni.

Zajos protézisldb

Ha homok vagy tormelék keriil az eszkdzbe, akkor az zajos lehet. llyenkor tisztitsa meg az eszkdzt
és a ldbboritast. Ha tovabbra is hallhat6 zaj, akkor Spectra zokni viselésével sziintetheti meg az
eszkoz és a labboritdst kozott keletkezd zajt.

SULYOS BALESET BEJELENTESE
Az eszkozzel kapcsolatban felmeriilt silyos eseményeket jelenteni kell a gyartonak és az illetékes
hatésdgoknak.

HULLADEKKEZELES
A termék és a csomagolds hulladékkezelését a vonatkozd helyi vagy nemzeti kdrnyezetvédelmi
eldirdsoknak megfelelen kell elvégezni.

FELELOSSEG

Az Ossur protetikai eszkbzeinek tervezése és bevizsgaldsa biztositja, hogy rendeltetésszer(
hasznélatuk esetén biztonsagosak és eqymassal, valamint az Ossur-adapterekkel rendelkez6
egyedi gyartasu protézistokokkal kompatibilisek legyenek.

Az Ossur nem véllal feleldsséget a kivetkez esetekben:
« Hanem végzik el az eszkdzon a hasznalati itmutatdban ismertetett karbantartdst.
+ Haaz eszkozt més gyartoktol szirmazé alkatrészekkel szerelik dssze.
« Haaz eszkozt nem az ajanlott koriilmények kozott, megfeleld krnyezetben vagy modon
haszndlja.

Megfelelés
Az eszkdzt az 150 10328 szabvény szerint tesztelték kétmillié terhelési ciklusra.
Abeteg aktivitdsatol fiiggden ez 2-3 évnyi hasznélatnak felelhet meg.

150 10328 - Cimke
Kategdria Testtomeg (kg) Kozepes aktivitas Cimke szovege
1 52 15010328 - P3* - 52 kg
2 59 15010328 - P3* - 59 kg
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150 10328 - Cimke

Kategoria Testtomeg (kg) Kozepes aktivitas Cimke szovege
3 68 15010328 —P3 - 68 kg
4 77 15010328 —P3 - 77 kg
5 88 15010328 — P4 - 88 kg
6 100 15010328 — P5 - 100 kg
7 116 15010328 — P6 — 116 kg
8 130 15010328 — P7 - 130 kg
9 147 15010328 — P8 — 147 kg

*A vizsgdlt terhelések a megengedett legnagyobb testtomegnek felelnek meg

1SO 10328 - “P" - “m”kg %) /N

*) Nem szabad tullépni a testtdmeghatart!

A konkrét felhasznalasi feltételeket és
korlétoz4 a gyarto rendeltetésszeri

A hasznélatra vonatkozo irésbeli utasitasaiban
talalja!

BBJITAPCKI E3UK

MenuumHcko usgenve

ONMUCAHME
I135en1eTo e NpoCTeTUYHO CTBNAN0 C MHOTO NAACTUHM, BKNIOYBALLO NPeABAPUTENHO
KoMnpecupaHa BbriepojHa npyXiuHa.

/13penueto ce cbcTom OT CneHUTe KomMnoHeHTH (ur. 1):

A. Mupamnga

B. CpepHo octpue

C. MeHonnact 3aneta

D. [JlonHo octpue

E. MpeaBapuTenHo komnpecvpaHa BbrepoAHa Npy*uHa
F. Toanoxkn 3a 3axBallaHe

/13penveto TpA6Ba Aa ce U3n0N3Ba C NOKPMBaNO0 3a CTbNano.

NPEAHA3HAYEHUE

3genneTo e npegHasHaueHo fa 6bAe uacT oT NPoTE3HA CUCTEM, KOATO 3aMeCTBA GYHKLMATA
Ha CTBNANOTO U rne3eHa Ha NUNCBALL 0NeH KpaitHuK.

[TpuroAHOCTTa Ha U3en1eTo 3a NpoTe3arTa M NaumeHTa TpA6Ba Aa bbAe oLeHeHa oT
MeAMLIMHCKM CMeLMancT.

W3nenveto TpA6Ba Aa 6bAe MOHTUPAHO U PEryPaHO OT MeAULMHCKM CNeLuanmct.

lokasaHus 3a ynompe6a u yenegu nayueHmu

+ 3aryba Ha oneH KpaitHUK, amnyTaumua uan aepuumut

+ HAma u3BecTHM NpoTUBONOKa3aHNA
/38enmneto e npepHasHaueHo 3a ynotpeda CbC (nabo Ao CUHO HaTOBapBaHe, HANPUMEP XOAeHe
1 GAraHe oT Bpeme Ha Bpeme.

OB NHCTPYKLIUM 3A BE3OMACHOCT

Mpepynpexpenne: Mpu U3N013BaHETO HA NPOTE3N 32 ONHUTE KPAliHUILM CbLIECTBYBA
MPUCHLL PUCK OT NajJaHe, KOETO MOXE [1a 10Be/ie 10 HapaHABaHe.

3[paBHYAT CeuManucT TpA6Ba 1a MHGOPMUPA NALMENTA 33 BCAYKO B TO3M JOKYMEHT, KOETO
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€ HeoOxoAuMo 3a 6e3onacHa ynotpeda Ha ToBa u3genve.

Mpenynpexpenue: AKo Bb3HUKHE TPOMAHA UK 3ary6a BbB GyHKLMOHANHOCTTA HA
W3ENUETO MM aKO M3[ENNETO N0KA3Ba NPU3HALIA Ha NOBPEAA UM U3HOCBAHE, 3ATPYAHABALLM
HOPManHuTe My GyHKLMM, NaLMeHTT TpAGBA Aa CNpe ynoTpe6aTa Ha U3LeNMeTo U Aa ce
CBbPXKE C MEANLMHCKN CELManCT.

W13nenveTo e npeaHa3HayeHo 3a ynoTpeda oT enH NaLMeHT.

WU3b0P HA U3 EJIUE

MpoBepeTe Aan M36paHUAT BApUaHT Ha U3AENMETO € NOAXOAALL 33 HUBOTO HA HAaTOBapBaHe
11 OTPaHIYEHNETO Ha TEOTO CbrIacHo TabnuwaTa no-gony.

BHumaHue: He npeBuLuaBaiite orpaHuueHMeTo Ha TernoTo. PUck 0T noBpesa Ha usgenueto.
HenpasunHuat u36op Ha kateropus Moxe CbLLo0 Aa AOBEAE A0 NOLLIO GYHKLIMOHMPaHE Ha
n3enueTo.

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Terno 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
(yHToBE 15 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Terno kr

Cna6o HMBO Ha HaTOBapBaHe
Pasvep22-24| 1 1 2 3 4 5 6 HI HN HN
Pasmep25-27| 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pasmep28-30| 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

YmepeHo HUBO Ha HaToBapBaHe
Pasvep22-24| 1 2 3 4 5 6 il H HN HI
Pasmep25-27| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HI
Pa3vep28-30| 3 3 3 4 5 6 7 8 9 HN

CUNHO HMBO Ha HaTOBapBaHe
Pasmep22-24| 2 3 4 5 6 HN Hi Hi HI HN
Pasvep25-27 | 2 3 4 5 6 7 8 9 HN HN
Pasvep28-30| 3 3 4 5 6 7 8 9 HN HN

WHCTPYKLINK 3A CTNIOBABAHE

Mokpueano 3a cmenano ($ur. 2)

Mpepynpexpaenue: 13non3aHeTo Ha n3aenneTo 6e3 nokpuBano 3a CTbnano Moxe Aa osese
110 NafaHe.

3a 2 NoCTaBuTe NOKPUBANOTO 3a CTHAANO:
1. 0TBOpETE KAWWIKITE M U3LbPNAiiTe YaCTTa 3a NeTaTa Hajony.
2. TocTaBeTe Kpaka B NOKPUBANOTO 3 CTbNANO.
3. YBeperte ce, ye Kpas Ha 0NHATA NNACTUHA € BBTPE B %ne6a Ha netara.
4. 3aTBOpeTe ABETE KAULLIKM.

3a fia (BanuTe NOKPUBANOTO 3a CTbNANO:
1. OTBOpeTE KaULWKNUTE M U3 bpNaiiTe YacTTa 3a neTara Hagony.
2. U3Bapete kpaka.

lpomesa

(rnobeTe npoTe3ara C IPUNOKUMUTE U3ENUA.

MpepynpexpeHue: Puck ot cTpyKkTypHa noBpeza. KoMnoHeHTUTe Ha ApYrv NPpou3BOANUTENN He
(aTeCTBaHM 1 MOTaT a NPUUNHAT NPEKOMEPHO HaTOBaPBaHe Ha U3JenueTo.
Mpepynpexpenue: Ocurypete npaBuHo 3akpenBakxe, Kato Cefgate NPUAOKIMUTE
UHCTPYKLMY 33 CrnobABaHe Ha U3fenmeTo.

lpemaxHeTe NpoTeKTOpa Ha NMpaMmMAaTa No BpeMe Ha OKOHYATeHOTO NOCTaBAHE.
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BHumaHme: ﬂpOTeKTOp'bT Ha nupaMmnpata Moxe Aa uma octpu p'bGOBE.

WHCTPYKLIUW 3A NOAPABHABAHE
CmamuyHo nodpasHagate (¢ur. 3)
Lien 3a nogpaBHABaHe
PedepenTHata nuHuA 3a noppasHABaHe (B) TpabBa:

+ Ja NpemMuHaBa Npe3 CpeAHaTa TOYKA Ha NpUeMHaTa ruiI3a AN Ha HUBOTO Ha NaTENapHOTO

CYXOXWnUe, UMK Ha HUBOTO Ha cefflanuLLHaTa rpanasuHa (D).

- [anonaja Ha MapkupoBKarta 3a 1/3 Ha BbTpeLUHaTa CTpaHa Ha NoKpuBasnoTo 3a crbnano (C).
3abenexka: Ocurypete npeMMCTBO Ha NOAPABHABAHETO HA KONAHOTO NPeJi NOAPaBHABAHETO
Ha CTHNANOTO, aKO MMa HECHOTBETCTBHE.

WHCcTpyKuum 3a noppaBHABaHe

. TocTaBeTe cTBNANOTO Taka, Ye pedepeHTHaTa NMHUA 3a NoApaBHABaHe (B) aa 6bae Ha
MapKMpOBKaTa 3a 1/3 0T BbTpeLLHaTa CTPaHa Ha NOKPUBANOTO 3a CTbNANO (C NOCTaBeHN
MOKPMBANO 3a CTbNano 1 06yBka). B3emeTe nog BHIMAHMe BLHILHOTO BbpPTEHE Ha
CTbNanoTo.

. 13non3Baiite npunoxumuTe afantepy, 3a Aa (BbpKeTe NPUEMHaTa rin3a uam KONAHOTO
KbM CTBNANoTo 1 1a yCTaHOBUTE NPaBUIHATa BUCOUNHA HA LIEHTbPA Ha KONAHOTO.

. AKO U3n0f3BaTe NPOTE3HO KONAHO: [locTaBeTe KONAHOTO B CbOTBETCTBUE C UHCTPYKLIMTE 33

MoApaBHABaHE Ha KONAHOTO

0T natepanHara (TpaHa Ha npueMHarta rui3a HanpaseTe MbpBa MapkUpoBKa (pedepeHTHa

TOUKa 3a NOAPaBHABAHE) B CPEHATA TOUKA HA NPUEMHATA 1133 Ha HUBOTO Ha NATeNapHOTO

CYXOXMe UMY HUBOTO Ha ceflanyLLHaTa rpanasuHa (D). HanpaseTe BTopa MapkupoBka

B CpefaTa Ha npuemHata run3a auctanto (E). Hauepraiite nuHna, MuHaBalua npes agete

MapKUPOBKM.

. Mo3uunoHmpaiite npuemHaTa run3a Taka, ue pehepeHTHaTa IMHMA 3a nogpasHaBake (B) aa
MWHaBa npe3 pepepeHTHaTa TouKa 3a noppasHaBaHe (D).

. HacTpoiiTe npaBunHyu bru Ha npuemHaTa run3a 3a dnekcua/ekctensna n abaykuna/

AAAYKUMA.

AKo 13non3Bate NpoTe3Ho KoNAHO: 13non3Baiite npunoxummuTe afantepu, 3a Aa (Bbpxete

MpYeMHaTa r3a ¢ npotesara.
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CmamuyHo nodpasHasate
+ YBepeTe ce, Ye NALMEHTDT CTOM C e/IHAKBO TEr N0 HA ABaTa KpaKa.
- [IpoBepeTe 3a npaBusiHa Ab/IXNHA Ha NpoTe3aTa.
« [poBepeTe BLTPELLHOTO/BHHLUIHOTO BbPTEHE.
« [IpoBepeTe 3a NpaBUIHO HaTOBapBaHe Ha NPbCTa U NeTarta.

Jlunamuyro noopasHagare
YBepeTe ce, Ye NaLMeHTbT e 3an03HaT C GyHKLUOHUPAHETO Ha U3ZenueTo.
[lelicTBMeTO B NOCOKA OT NeTaTa KbM NPbCTUTE MOXKe Aa 6b/ie NOBANAHO OT:
+ CKoBaHOCT Ha neTata
« llpesHo-3aH0 NO3MLMOHMPAHE Ha YCTPOIICTBOTO
« [Jlop3u-nnaHTapHa dnekcua
+ XapakTepucTuku Ha obyBkaTa

06mucneTe cneHUTe AeNCTBUS, aKo € HE0OX0AUMO:

CumnTomn
« YcTpoiACTBOTO MABA B paBHa NO3ULMA TBBPJE PaHO (MALMEHT BT UyBCTBA, Ye NOTHBA
B JiynKa)
« KaTepeHeTo Hajl NpbCTUTE Ha KpaKa U3MCKBA IOMbJIHUTENHA eHeprus
« MpbCTuTe Ha Kpaka ce ycewwar TBbpAe (XBaHaTH
« KonaHoto ce pastara MHoro
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Deicreue
« [posepete nHcTpykuumute 3a Wedge (ako e npunoxumo)
- [llpemecTeTe rHe3p0TO 0TNPeES (MM YCTPOICTBOTO 0T3a4)
« 06mucneTe fop3anHata pnekcua
« [posepete netara n epeKTUBHOCTTA Ha 06yBKaTa

CumnTomun
« bbp30 BUKEHUE N0 NOCOKa OT NeTaTa A0 NpbCTUTE
« Jloww KOHTPON BbPXY NpoTe3aTa Npu MbPBOHAYANEH KOHTAKT
+ MuHUManHa eHeprus npu ycelwaHe 3a BpbLyaHe
« TBbpAe (nabo 0TTNACcKBaHe 0T NPbCTa Ha KpaKa
+ KonsaHoto cTaBa HectabunHo

ReiictBue
« [IpoBepeTe MHCTPYKLUUTE 3a KNUH (KO e NpUoK1MO)
+ 3a/)Ha YaCT Ha THe3/40T0 3a NPeBKJII0YBaHE (M1 NPeHA YacT Ha YCTPOCTBOTO)
« Momucnete 3a nnantapHa dpnekcua
« MpoBepete netara n epeKTUBHOCTTA Ha 06yBKaTa

Knux 3a nema

KnuHoBete 3a netw ce M3non3gar, 3a Aa ce yBenuuu TBbPAOCTTA Ha neTata. Te morat Aa ce
U3N0/13BaT 32 KPaTKO UM ABATOCPOUHO.

3a fia nocTaBuTe KNMH Ha NeTaTa, MbXHETe rofeMinA NPbCT Ha Kpaka I HaTUCHETe KNUHA Ha
MACTO. YBepeTe ce, ye 3b6YETO Ha KNWHA NacBa B xneba Ha neHonnacta 3a neta (¢ur. 4). 3a na
npemaxHeTe K1Ha 3a NeTa, TbXHeTe rofemMusa NPbCT Ha Kpaka U U34bpnaiite KNUHA HaBBH.

YNOTPEBA

Noyucmeate u lpuxu

(BaneTe MOKPMBANOTO 3 CTHNANO, 33 Aa NouncTuTe. M3nnakHeTe C Bofa v OTCTPaHeTe Lenua
NACHK, NPax M MPBCOTUA OT CTHNANOTO M NOKPUBANOTO 3a CTbNano. M3cywweTe CKbpna cnep
MOYMUCTBAHE.

Ycnosus Ha okonHama cpeda

/3nenueto e BogoycToituvBo.

BopoycToitunBoto u3aenve moxe Aa ce u3non3sa B MOKpa A1 BRaXHa Cpefa v Aa ce notonu
BbB BOAA C AbA60UMHA 0 3 MeTpa 3a Makcumym 1 uac.

Moxe Aa n3Abpa Ha KOHTAKT CbC: CONEHa BOAA, XNOPUPaHa BOAQ, U3NOTABAHE, ypUHa 1 MeKU
canyHu.

MpoAyKTBT (b0 MoXe a 6bAe U3naraH oT Bpeme Ha Bpeme Ha NACHK, Npax U MpbcoTua. He ce
[0MycKa NPOABAXKUTENHO U3NaraHe.

/3cyweTe cKbpna cnep KOHTAKT C NPACHA BOAA NN BRara.

MouncreTe cNpAcHa BoAa Clef 3naraHe Ha ApYrit TEYHOCTH, XUMUKaNM, NACHK, Npax unu
MPBCOTUA M NOACYLLETE CKbpNa.

NoAAPBHXKA
W35enueto u uAnocTHata npoTe3a Tpa6Ba Aa GbAAT NperneAaHyt OT MeULMHCKY CELUANNCT.
WHTepBanT TpAGBa f1a ce ONpe/ena Bb3 0CHOBA Ha CTEMeEHTa Ha aKTUBHOCT Ha MaljueHTa.

Lllym om cmwnano

AKo B 1371eN11eT0 UMa NACHK AN OTAOMKM, MOXe Jia Ce MoABM WyM. B TakbB cnyyail nounctete
u31enneTo 1 NOKPUBANOTO 3a CTbNAN0. AKO LYMbT NPOAbIXABA, Spectra YopambT MoXe Aa ce
U3n0/13Ba 3 NPEMaXBaHe Ha LyMa MeX Ay U3/enueTo 1 NoKPUBANOoTO 3a CThAANO.

CbOBLLABAHE 3A CEPUO3EH UHLIUAEHT
Bceku cepio3eH MHUMAEHT BbB BPb3Ka € U3aenueTo TpAbBa Aa 6bae cbobiueH Ha
MPOM3BOAUTENA 1 CbOTBETHUTE OpraHy.
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N3XBBPIAHE
W3genueto 1 onakosKata TpAGBa Ja ce U3XBBPAAT CbINIACHO CHOTBETHUTE MECTHU AW
HaLIMOHaNHI HOPMATUBHIU YPefou 3a OKONHaTa Cpefa.

0TrOBOPHOCT

MpoTesHute u3genna Ha Ossur ca NpoeKTPaHt M NPoBepeHM 3a 6e30NaCHOCT U CbBMECTUMOCT
B KOMOUMHALMA NOMEXAY C1 11 C M3paboTeHN Mo NOPbYKA NPOTE3HN NPUEMHI TUN31 C afanTopy
ua Ossur, npu ycnoBue ye ce U3N0N3BaT B ChOTBETCTBYE C NPEIHA3HAYEHNETO UM.

Ossur He noema 0TFOBOPHOCT B CEAHNTE CNyyan:
+ M3penueto He ce noAAbPXKA CNOPes yka3aHUATa B MHCTPYKLMUTE 3a ynoTpeda.
« M3genueto e crnobeHo C KOMMOHEHTH OT APYrin POU3BOANTENM.
+ W3penueto ce u3non3Ba B pa3pes C NpenopbumnTeNHUTE YCNOBHUA, NPUNOXKEHUE 1 (e Ha
ynotpeba.

(vsomeemcmeue

ToBa u3penue e U3nNUTaHo CbrnacHo cTanaapta IS0 10328 3a ABa MUNNOHA LMK bAA Ha
HaToBapBaHe.

B 3aBMCMMOCT 0T CTeneHTa Ha aKTUBHOCT Ha NaLMeHTa TOBA MOXe a CbOTBETCTBA Ha CPOK Ha
ynotpe6a ot 23 roguHu.

150 10328 — ETuker
Kareropua Terno (kr) YmepeHo HaToBapBaHe TeKcT Ha eTMKeTa
1 52 150 10328-P3* — 52 kr
2 59 150 10328-P3* — 59 kr
3 68 150 10328-P3 — 68 kr
4 77 150 10328-P3 — 77 kr
5 88 150 10328-P4 — 88 kr
6 100 150 10328-P5 — 100 kr
7 116 150 10328-P6 — 116 kr
8 130 150 10328-P7 — 130 kr
9 147 150 10328-P8 — 147 kr
*[lefiCTBUTENHYTE TECTOBY p 0TPa3ABaT MaKCUMAIIHATa TeflecHa Maca

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) OrpaHnyeHNeTo 3a TenecHa Maca He TpAGBa aa
ce Haasuwaga!

3a cneynd YCNoBUA 1 OTpP: Ha
ynoTpe6a BIXKTE NUCMEHUTE UHCTPYKLNM Ha
NPON3BOANTENA OTHOCHO NpeaHa3HaueHneTo!

SLOVENSCINA
Medicinski pripomocek

OPIS
Pripomocek je proteticno stopalo z ve¢ ukrivljenimi ploskvami, kiima predhodno stisnjeno vzmet
izogljikovih viaken.

Pripomocek je sestavljen iz naslednjih komponent (slika 1):
A. Piramidni nastavek
B. Srednja ukrivljena ploskev
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C. Penazapeto
D. Spodnja ukrivljena ploskev
E. Predhodno stisnjena vzmet iz ogljikovih vlaken
F. Obloge za oprijem
Pripomocek je treba uporabljati s prekrivnim delom za stopalo.

PREDVIDENA UPORABA

Pripomocek je predviden kot del proteticnega sistema, ki zamenjuje funkcijo stopala in gleznja
manjkajocega spodnjega uda.

Primernost pripomocka za protezo in bolnika mora oceniti zdravstveni delavec.

Pripomocek mora namestiti in prilagoditi zdravstveni delavec.

Indikacije za uporabo in ciljne skupine bolnikov
+ lzguba, amputacija ali pomanjkljivost spodnjega uda
« Niznanih kontraindikacij.
Pripomocek je namenjen nizki do visoki stopnji sile, npr. pri hoji in obcasnem teku.

SPLOSNA VARNOSTNA NAVODILA

Opozorilo: Uporaba proteti¢nega pripomocka spodnjega uda vkljuuje povezano tveganje za
padec, kar lahko povzroci poskodbo.

Zdravstveni delavec mora bolnika obvestiti o vsem, kar v tem dokumentu zadeva varno uporabo
pripomocka.

Opozorilo: Ce se delovanje pripomocka spremeni, pripomocek ne deluje ve¢ oziroma so na njem
vidni znaki poskodb ali obrabe, ki ovirajo obicajne funkcije pripomocka, mora bolnik prenehati
uporabljati pripomocek in se obrniti na zdravstvenega delavca.

Pripomocek lahko uporablja samo en bolnik.

IZBIRA PRIPOMOCKOV

Preverite, ali je izbrana razlicica pripomocka primerna za stopnjo sile in omejitev teze, ki sta
doloceni v naslednji tabeli.

Opozorilo: Ne prekoracite omejitve teze. Nevarnost okvare pripomocka.

Napacna izbira kategorije lahko povzroci tudi slabo delovanje pripomocka.

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-

Tezavk
“AV9 | 5 | 59 | 68 | 77 | 88 | 100 | 116 | 130 | 147 | 166

Tezav 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
funtih 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Nizka stopnja sil

™

Velikost 22-24 1 1 2 3 4 5 6 / / /

Velikost 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Velikost 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

Zmerna stopnja sile

Velikost 22-24 1 2 3 4 5 6 / / / /

Velikost 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 /

Velikost 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 /

Visoka stopnja sile

Velikost 22-24 2 3 4 5 6 / / / / /

Velikost 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 / /

Velikost 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 / /

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE
Prekrivni del za stopalo (slika 2)
Opozorilo: Pri uporabi pripomocka brez prekrivnega dela za stopalo lahko pride do padca.
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Namestitev prekrivnega dela za stopalo:
1. Odpnite zaponki in povlecite petni del navzdol.
2. Stopalo vstavite v prekrivni del za stopalo.
3. Prepricajte se, da je del spodnje ukrivljene ploskve znotraj utora za peto.
4. Zapnite zaponki.

Odstranitev prekrivnega dela za stopalo:
1. Odpnite zaponki in povlecite petni del navzdol.
2. Odstranite stopalo.

Proteza

Protezo zdruZite z ustreznimi pripomocki.

Opozorilo: nevarnost strukturne okvare. Komponente drugih proizvajalcev niso bile preizkusene
in lahko povzroijo prekomerno obremenitev pripomocka.

Opozorilo: Z upostevanjem ustreznih navodil za sestavljanje pripomocka zagotovite ustrezno
pritrditev.

Med kon¢no nastavitvijo odstranite piramidno zaicito.

Pozor: Piramidna zascita ima lahko ostre robove.

NAVODILA ZA PORAVNAVO

Osnovna poravnava proteze (slika 3)

Cilj poravnave

Referencna ¢rta za poravnavo (B) mora:
« potekati skozi sredis¢no tocko lezis¢a na ravni pogacicne kite ali na ravni sednicne grce (D).
- ustrezati oznaki za 1/3 na notranji strani prekrivnega dela za stopalo (C).

Opomba: V primeru neskladja prednostno obravnavajte poravnavo kolena pred poravnavo

stopala.

Navodila za poravnavo
1. Stopalo postavite tako, da se referencna ¢rta za poravnavo (B) ujema z oznako za 1/3 na
notranji strani prekrivnega dela za stopalo (pri cemer sta prekrivni del za stopalo in cevelj
namescena). Upostevajte zunanjo rotacijo stopala.

. Zustreznimi adapterji prikljucite lezisce ali koleno na stopalo in dolocite ustrezno visino
sredisca kolena.

.V primeru uporabe proteti¢nega kolena: Koleno postavite v skladu z navodili za poravnavo

kolena.

Na lateralni strani leZi$¢a naredite prvo oznako (referen¢na tocka za poravnavo) v sredis¢ni

tocki leZis¢a na ravni pogacicne kite ali na ravni sednicne grce (D). Distalno v sredis¢ni tocki

lezisca naredite drugo oznako (E). Narisite ¢rto skozi obe oznaki.

. Postavite leziSce tako, da referencna Crta za poravnavo (B) poteka skozi referen¢no tocko za
poravnavo (D).

6. Nastavite ustrezne kote leZid¢a za upogib/izteg in odmik/primik.

7. V primeru uporabe proteti¢nega kolena: Z ustreznimi adapterji prikljucite leZi$ce na protezo.

~

w

>

v

Staticna poravnava
« Prepricajte se, da je teza bolnika enakomerno porazdeljena med obe nogi.
« Preverite, ali je dolZina proteze ustrezna.
« Preverite notranjo/zunanjo rotacijo.
« Preverite, ali je obremenitev ustrezno porazdeljena med prstom in peto.

Dinamiéna poravnava
Prepricajte se, da je bolnik seznanjen z delovanjem pripomocka.
Na delovanje pete proti prstom lahko vpliva:

« togost pete

« anteriorno-posteriorni poloZaj pripomocka

« dorsiplantarfleksija
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« Lastnosti cevlja
Po potrebi razmislite o naslednjih ukrepih:

Simptomi
« Pripomocek prezgodaj pride v raven poloZaj (bolnik ima ob¢utek, da se pogreza v luknjo)
+ Plezanje prek prsta na nogi zahteva dodatno energijo
« Prstni dovolj prozen.
« Koleno se prekomerno iztegne.

Dejanje
« Preverite navodila za uporabo zagozde (Ce je primerno)
« LeziS¢e pomaknite naprej (oz. pripomocek pomaknite nazaj).
« Razmislite o dorsifleksiji
« Preverite obliko pete cevlja oz. ¢evlja na splosno

Simptomi
« Hiter premik od pete do prsta
« Slab nadzor nad protezo ob zacetku gibanja
+ Obcutek minimalne povrnitve energije
« Premalo odrivas prsta
+ Nestabilnost kolena

Dejavnost
« Preverite navodila za uporabo zagozde (Ce je primerno)
« Lezis¢e pomaknite nazaj (oz. pripomocek pomaknite naprej).
« Razmislite o plantarfleksiji.
« Preverite obliko pete cevlja oz. ¢evlja na splosno

Zagozda za peto

Zagozde za peto se uporabljajo za vecjo trdoto pete. Uporabljajo se lahko za manj ali dlje casa.
(e Zelite namestiti zagozdo za peto, obremenite prst na nogi in potisnite zagozdo na mesto.
Prepricajte se, da se jezicek zagozde prilega v utor pene za peto (slika 4).

(e Zelite odstraniti zagozdo za peto, obremenite prst na nogi in izvlecite zagozdo.

UPORABA

Ciscenjein Nega

Za CiSCenje odstranite prekrivni del za stopalo. Stopalo in prekrivni del za stopalo izperite z vodo

ter z njiju odstranite ves pesek, prah in umazanijo. Po ¢iS¢enju osusite s krpo.

Okoljski pogoji

Pripomocek je vodoodporen.

Vodoodporen pripomocek z oznako Waterproof lahko uporabljate v mokrem ali viaznem okolju
ter ga potopite v vodo do globine 3 metrov za najvec 1 uro.

Tak pripomocek lahko prenasa stik s slano vodo, klorirano vodo, znojem, urinom in blagimi mili.

Prav tako lahko prena3a obcasno izpostavljenost pesku, prahu in umazaniji. Stalna
izpostavljenost ni dovoljena.

Po stiku s sladko vodo ali vlago posusite s krpo.

Poizpostavljenosti drugim tekocinam, kemikalijam, pesku, prahu ali umazaniji ocistite s sladko
vodo in posusite s krpo.

VZDRZEVANJE
Pripomocek in celotno protezo mora pregledati zdravstveni delavec. Pogostost tovrstnega
pregleda se doloci glede na bolnikovo aktivnost.
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Hrup iz stopala

Ce je v pripomocku pesek ali umazanija, lahko nastane hrup. V tem primeru o¢istite pripomocek
in prekrivni del za stopalo. Ce je hrup e vedno prisoten, lahko uporabite nogavico Spectra in tako
odpravite hrup med pripomockom in prekrivnim delom za stopalo.

POROCANJE O RESNIH DOGODKIH
0 morebitnih resnih dogodkih v zvezi s pripomockom je treba porocati proizvajalcu in pristojnim
organom.

ODLAGANJE MED ODPADKE
Pripomocek in embalazo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi ali nacionalnimi okoljskimi
predpisi.

ODGOVORNOST

Proteticni pripomocki Ossur so zasnovani in preverjeni, da so varni in zdruZljivi med seboj in s po
meri izdelanimi protetiénimi leZis¢i z adapterji Ossur, kadar se uporabljajo v skladu s predvideno
uporabo.

Druzba Ossur ne prevzema odgovornosti, ce:
« pripomocek ni vzdrzevan v skladu z navodili za uporabo,
« 50 pri namestitvi bile pripomocku dodane komponente drugih proizvajalcev,
+ se pripomocek ne uporablja v skladu s priporo¢enimi pogoji in na¢inom uporabe oz. okoljem.

Skladnost

Pripomocek je bil preizkusen v skladu s standardom 1SO 10328 za dva milijona obremenitvenih
ciklov.

Glede na bolnikovo aktivnost lahko tovrstna potreba nastane po 2-3 letih uporabe.

150 10328 - oznaka
Kategorija Teza (kg) Zmerna stopnja sile Besedilo oznake
1 52 15010328 — P3* — 52 kg
2 59 15010328 — P3* — 59 kg
3 68 15010328 — P3 - 68 kg
4 77 15010328 - P3 - 77 kg
5 88 15010328 — P4 - 88 kg
6 100 15010328 — P5 — 100 kg
7 116 15010328 — P6 — 116 kg
8 130 15010328 — P7 - 130 kg
9 147 15010328 — P8 — 147 kg
*Dejanske preskusne obremenitve odrazajo najvecjo telesno maso

ISO 10328 - “P” - “m”kg ) /N

*) Omejitve telesne mase se ne sme preseci!

Posebne pogoje in omejitve uporabe najdete
A v proizvajalcevih pisnih navodilih glede
predvidene uporabe.

YKPATHCbKA

Meguunuii Bupi6
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onunc
Lleit npuctpii € 6aratone3osum NpoTe3om CTOMN 3 NoNepeAHbO CTUCHYTOR BYTNeLeBok
MPYXUHOI.

MpucTpiit Cknapa€eTbA 3 TaKX KOMNOHeHTIB (puc. 1):

A. Nipamiga

B. CepenHe ne3o npotesa

C. ToponoH ans n'atu

D. HwxHe ne3o npote3a

E. MMonepesHbo CTUCHYTa BYINeLeBa NpyuHa

F. AHTUKOB3Hi HaKnaakm
Llet npucTpiit nOTPiGHO BUKOPUCTOBYBAT i3 YOXNIOM ANA CTONM.

LiINbOBE BUKOPUCTAHHA

3a npu3HayeHHAM BUPI6 € YaCTUHOIO MPOTE3HOT CUCTEMM, L0 BUKOHYE YHKLIi0 CTONM Ta
LUMKONOTKN BTPAUEHOI HIKHBOT KiHLiBKM.

MpupaTHICTb NPUCTPOIO ANA BUKOPUCTAHHA 3 NPOTE30M Ta BUKOPUCTAHHA NALIEHTOM Ma€e
OLIHUTI MeAMYHWI haxiBelb.

MpucTpiil Mae 6yTh BCTaHOBNEHO Ta HaNALUTOBAHO MEANYHUM NPaLiBHUKOM.

[oka3anHa do 3acmocyeanHa ma yinvosd zpyna nayieHmie

+ Brpara, amnyTaLiia abo Bazia HUXHBOT KiHLiBKI

« [poTMnoKa3aHHs HeBiAOMi
MpucTpiit npu3HaueHmit ANA BUKOPUCTAHHA B Aiana3oHi Bif HU3bKOT0 10 BUCOKOTO PiBHA
YAAPHOT0 HaBAHTAXeHHA, HanpuKnaz, ANA XoAb6M Ta nepioanuHoro Biry.

SATANIbHI NPABUNA BE3NEKU

MonepepKeHHA: BUKOPUCTAHHA NPOTE3HOT0 NPUCTPOI HIXKHBOT KIHLIBKM NOB'A3aHe

3 PU3NKOM NafiHHA, AKe MOXe NPU3BECTH A0 TPaBMM.

Mezauuruii paxisewb Mae noBiZomMuTH BClo iHdopMaLito B LbOMY AOKYMEHTI, AKa BUMaraeTbCa
AnA 6e3ne4Horo BUKOPUCTAHHA LbOro NPUCTPOI0.

MonepepKeHHA: AKIL0 Bifbynaca 3miHa abo BTpaTa dyHKLiOHANbHOCTI NPUCTPOLD, a60 AKLLO
NPUCTPil MAE 03HaKY NOLIKOAXKEHHSA UM 3HOLIEHHS, LU0 NePeLLKOAXAE oro HopManbHii poboTi,
NaLi€eHT Ma€e NPUMNMHUTYA BUKOPUCTAHHA MPUCTPOIO T 3BEPHYTUCA 0 MEANYHOTO GaxiBLiA.
Anapart npu3HayeHuit AN BUKOPUCTAHHA OAHUM NALLiEHTOM.

BUBIP NPUCTPOIO

MepekoHaliTecs, o 06paHuil BapiaHT NPUCTPOIO BiANOBIAAE PIBHIO YAAPHOT0 HABAHTAXEHHA Ta
00OMeXXeHHI0 Baru BianoBiaHO 40 HaBeAeHoi aani Tabnuui.

MonepepkeHHA. He nepeBuLLyiiTe 06MexeHHA Baru. PU3NK HecnpaBHOCTI NpUCTpolo.
HenpaBwunbHuii BUGip KaTeropii Takox Moxe NpU3BECTY 10 HeHaNeXHoi poboTi npucTpoto.

45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166
Baray 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
dynTax 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Bara B kr

Hu3bKuit piBeHb BNAMBY

Po3wmip 22-24 1 1 2 3 4 5 6 H3 | H3 | HA3
Po3mip 25-27 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Po3mip 28-30 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9

MomipHuii piBeHb BNAMBY
Po3mip 22-24 1 2 3 4 5 6 H3 | H3 | HB | H3
Po3mip 25-27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H/3
Po3wmip 28-30 3 3 3 4 5 6 7 8 9 H/3
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45- 53- 60- 69- 78- 89- | 101- | 117- | 131- | 148-
52 59 68 77 88 100 | 116 | 130 | 147 | 166
Baray 99- | 116- | 131- | 151- | 171- | 195- | 221- | 257- | 288- | 325-
dynTax 115 | 130 | 150 | 170 | 194 | 220 | 256 | 287 | 324 | 365

Bara B kr

Bucokuit piBeHb BInuBY
Po3wmip 22-24 2 3 4 5 6 H3 | H3 | H3 | H3 | HA
Po3mip 25-27 2 3 4 5 6 7 8 9 H3 H3
Po3mip 28-30 3 3 4 5 6 7 8 9 H3 H/3

IHCTPYKLIIA 31 3bUPAHHA

Yoxon ona cmonu (puc. 2)

MonepepKeHHA: 33CTOCYBAHHA LUbOrO NPUCTPOLO 63 Yoxna ANA CTONM MoXe NPU3BECTH A0
najiHHA.

LWlo6 HapArTY Yoxon AnA cronu:
1. Po3ueniTb 3acTibKu Ta 3CyHbTe N'ATKOBY YaCTUHY BHU3.
2. Bcraste cTony B yoxon Ans CTonM.
3. TlepekoHaiiTecs, Lo HIKHIl KiHewb ne3a 3HaXoAUTbCA BcepeuHi nasa n'aTu.
4. 3akpuiite 06upBi 3aCTiOKM.

LLo6 3HATM voXON ANA CTONM:
1. Po3ueniTb 3acTiOKu Ta 3CyHbTE N'ATKOBY YACTUHY BHU3.
2. 3HimiTb cTONY.

lpomes

36epiTb npoTe3 i3 BiANOBIAHMMY NPUCTPOAMMU.

MonepepKeHHA. PU3NK KOHCTPYKUIIHOTO pyiiHYBaHHA. KOMNOHEHTI iHLLNX BUPOBHUKIB He
nepesipANNCA | MOXYTb CNIPUYUHUTY HAAMIPHE HABAHTAXEHHA Ha NPUCTPIl.
MonepepkeHHa. 3abe3neute HanexHe KpinneHHA, LOTPUMYIOUUCH BIANOBIAHUX iHCTPYKLIiA 3i
36upaHHA NpUCTpoio.

3HIMiTb 3aXMCHUIl eNIeMeHT i3 nipamifu N Yac 0CTaTOUHOro NPUNACcyBaHHA.

YBara! 3axucHuii enemeHT nipamizan MoXe MaTy rocTpi Kpai.

IHCTPYKL|IA 3 BUPIBHIOBAHHA
BupigHiosanHs Ha cmendi (puc. 3)
MeTa BUpiBHIOBaHHA
KoHTponbHa ninia BupiBHIOBaHHA (B) Mae:
+ MPOXOAUTY Yepe3 CepefiHy rinb3u abo Ha piBHI HAAKONIHHOTO CYX0XKUANA, a60 Ha piBHi
CiHnyHoro byrpa (D).
« 36iratuca 3 miTkoto 1/3 Ha BHYTPiLUHIi noBepxHi 06nnuioBaxHA cTonu. (C)
Mpumitka. Y pasi po36ixHocTi HapaliTe nepeBary BUPIBHIOBAHHA KONIHA Ha/l BUPIBHIOBAHHAM
cronu.

IHCTpYKLid 3 BUpiBHIOBaHHA

1. Po3Tawyiite cTony TaK, W06 KOHTpONbHa NiHiA BUPiBHIOBaHHA (B) 36iranaca 3 miTkolo 1/3 Ha
BHYTPILLHit YaCTUHi Yoxna Ana cTony (i3 NPUNacoBaHNM YOXAOM ANA CTONM I y3yTUM
yepeBuKom). 3BepTaiiTe yBary Ha 06epTaHHA CTONW HA30BHi.

2. BukopucToByitTe BiAnoBiaHi agantepu, Wwob nia'e4HaTy rinb3y abo KoniHKWi cyrnob o
CTONY T BCTAHOBUTY NPABMUIbHY BUCOTY LIEHTPY KoNiHa.

3. AIKLL40 BUKOPUCTOBYETHCA KOMIHHMIA NPOTE3: PO3MICTITb KONiHHMIA Cyrnob BianoBigHo Ao
IHCTPYKLiil LL0A0 BUPIBHIOBAHHA KOMiHA.

4. Ha natepanbHili CTopoHi rinb3u 3po6iTb nepiuy MiTKy (KOHTPONbHA TOYKa BUPIBHIOBAHHS)
Ha CepenHi rinb3v Ha piBHi HAAKONIHHOTO CyXxoXunna abo Ha piBHi cigHuHoro byrpa (D).
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3pobiTb Apyry MiTKY Ha cepesmHi rinb3n auctanbHo (E). MpoesiTs niito yepe3 06uaBi
MITKM.

. Po3MmicTiTh rinb3y TaK, 06 KOHTpONbHa NiHiA BUPiBHIOBaHHSA (B) npoxopuna uepe3
KOHTPONbHY TOUKY BUPiBHIOBAHHA (D).

6. YCTaHOBITb NPABUNbHI KYTU 3TUHAHHA / PO3TUHAHHA Ta BifiBEAEHHA / NPUBEAEHHA FiNb3N.

. AIKLLLO BUKOPUCTOBYETLCA KONHHMIA NPOTE3: BUKOPUCTOBYIATe BiANOBIAHI ananTepw, o6
niZ'eAHaTU Tinb3y 0 NpoTe3a.

wv

~

CmamuyHe 8upieHI08aHHA
« [epekoHaiiTecs, Lo NaLi€HT CTOITb i3 0IHAKOBO Barolo Ha 060X HOrax.
« [lepesipTe BiANOBIAHY AOBXMHY NpoTe3a.
+ [epeBipTe 06epTaHHA BcepeainHy / Ha30BHi.
« [lepeBipTe NpaBUbHICTb HABAHTaXeHHA HA HOCOK | M'ATY.

Jlunamiyne supieHo8anHa
[TepekoHaliTeca, L0 NaLieHT 3HAE, AK NPaLIOE NPUCTPIli.
Ha pyx Bip n'aTv 4o HOCKa MOXYTb BNAUBATA:

« Xopcrkictb n'aTn

+ [epeaHbo-3aiHE NONOXKEHHA NPUCTPOIO

+ TunbHO-NiOLWOBHE 3riHAHHA

+ XapakTepucTukm B3yTTA

BukoHaiiTe Taki 4ii B pai HeobxigHocTi:

CumnTom
« [pucTpiii HAATO paHO NPUXOAUTb Y PiBHE NONOXEHHA (NALIEHT BifYYyBaE, L0 NPOBANIOETHCA
B AMY)
« Bippue Hocka noTpebye noAaTKoBoi eHeprii
« Manewp 383€TbCA 3aHAATO XKOPCTKUM
+ KoniHo 3aHaATo po3rnHaeTbea

Ris
« TepeBipTe iHCTPYKLIi 3 BAKOPUCTAHHA KNMHA (AKLLO 3aCTOCOBHO)
+ MepemictiTb rinb3y Bnepes (abo npuctpiit Ha3az)
+ Po3rnaHbTe BapiaHT 3rMHaHHA Ha3aa
+ [lepesipTe niabop B3yTTA Ta i0ro XapakTePUCTUKI

C(umnTtom
+ |LiBuake nepemilyeHH Bif n'ATv o Nanbuis
+ [MoraHuii KOHTPONb HaZ NPOTE30M if} YAC NEPLUOTO KOHTAKTY
+ BipuyTtTa miHimanbHoi Bifaayi eHeprii
+ 3aHaaTo cnabKe BiAWTOBXYBAHHA Bifi NanbLA
+ KoniHo cTae HecTilikum

Ria
+ [epeBipTe iHCTPYKLIi 3 BAKOPUCTAHHA KNUHA (AKLLO 33CTOCOBHO)
« MepemicTiTb rinb3y Ha3ag (abo npuctpiii ynepen)
+ Po3rnaHbTe BapiaHT NiZ0LOBHOIO 3rMHAHHA
« [lepesipTe nig6op B3yTTA Ta ii0ro XapakTepuCTUKy

Nioknadka ona n'‘amu

[Ins 36inblLIEHHS KOPCTKOCTI AT BUKOPUCTOBYIOTLCA NIAKNAAKM AN N'ATI. IX MOXHa
3a(TOCOBYBATY Ha KOPOTKMI abo TpuBanuii yac.

Lllo6 po3micTTv NigKNaaKy AnA N'ATI, HaBaHTaXTe HOCOK CTONM Ta BCTaBTe Ti Ha Micue.
llepekoHaiiTecs, W0 KAMHONOAIOHMUIA BUCTYN YBIilLLOB Y Na3 NOPONOHOBOI YaCTUHY B N'ATi (puc. 4).
LL06 3HATY NigKNAZKY AN N'ATH, HABAHTAXTe HOCOK CTOMM il BUAMITD KNWH.
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BUKOPUCTAHHA

Oyuwenna ma fJoenao

3HiMiTb Yoxon AN CTony ANs ounLLeHHA. lpomuiiTe BOAOI Ta BUAANITH BeCb NiCOK, nun i 6pyn
3i cTonn Ta yoxna AnA Hei. [licnA oumnLeHHA BUTPITb HACYX0 TKaHUHOH.

Ymosu HasKonuwHb020 cepedosuwa

MpucTpiit BOAOHENPOHUKHUIA.

BopoHenpoHUKHIiA NpUCTPIil MOXHa BUKOPUCTOBYBATI Y BONOTOMY Cepe/ioBULL il 3aHypoBaTH
y BOAY Ha MNOMHY [0 3 MeTpiB LOHabiNbLe Ha T roanHy.

BiH M0Xe BUTPUMYBATY KOHTAKT i3 CONOHOI0, XNOPOBAHOI0 BOAOI0, NOTOM, CeYelo Ta M'AKUM
MUOM.

Bi Takox mMoxe nigaaBaTmca BUNaAKoOBOMY KOHTAKTY 3 Nickom, nunom Ta bpyaom. Tpusanuii
KOHTaKT He 0MYCKAETbCA.

BUTpiTb HacyXo TKaHUHOI NiCNA KOHTAKTY 3 NPiCHOK BOAOI0 60 BOAOTOI0.

Micna KOHTaKTY 3 iHLWMMK pisMHamu, XimikaTamu, nickom, nunom abo bpysom ounwaiite
NPICHOI BOAA0K Ta BUTUPAITe HACYXO TKAHUHOH.

OBCNYIrOBYBAHHA
MpucTpiit i Becb NpoTe3 MatoTb OrNAAATUCA MeANYHIM daxiBLeM. IHTepBan Mae BU3HauaTucA
3aJ1eXKHO Bifl aKTUBHOCTI NallieHTa.

Lllym gid npomesa Hozu

AIK1L10 B NPUCTPOT € NiCOK 360 CMITTA, MOXe BUHUKATIN CTOPOHHIli LyM. Y TaKoMy pasi ouncTbTe
NpUCTPIii i 4oxon Ans cTonu. AKLLO LYM He 3HUKAE, MOXHA BUKOPUCTATH WKapneTky Spectra,
1406 YCYHYTI LUYM MiXX NPUCTPOEM i YOXNOM A CTONMN.

NoBIAOMUTU NPO CEPI103HMUIA IHUNQEHT
Mpo byab-AKmi cepiio3Huil IHWMAEHT, NOB'A3aHWI i3 NPUCTPOEM, CNid NOBIZOMAATY BUPOOHUKA
Ta BifNOBIfHi OpraHu.

YTUNI3ALIA
MpucTpiil i ynakoBKky HeobxifHo yTUNI3yBaTH BIANOBIAHO A0 BiANOBIAHNUX MicLeBuX abo
HaLiOHANIbHNX eKONOTYHUX HOPM.

BIANOBIAANBHICTb

MpotesHi npuctpoi Ossur po3pobneni Ta niaTBepIKeHi AK 6e3neyHi Ta cymicHi B NOEAHHHI 0ANH
i3 0iHUM Ta iHAVBIAYaNi30BaHNMI NPOTE3HUMY FiNb3aMu 3 afanTepamu Qssur, a Takox nig yac
BMKOPUCTAHHA BIANOBIAHO A0 IXHHOrO NPU3HAYEHHA.

(ssur He Hece BiANOBIAANLHOCTI 33 TaKe:
+ 06cnyroByBaHHA NPUCTPOI0 He BifGYBaNoCA BiANOBIAHO A0 IHCTPYKLIT 3 BUKOPUCTAHHA.
« Tlpunag 3i6panuii i3 KOMNNEKTYIUMX iHLLINX BUPOOHMKIB.
« [pucTpili BUKOPUCTOBYBABCA N03a peKOMeHA0BaHUMM YMOBaMI BUKOPUCTAHHA, Chepoto
3aCTOCYBaHHA 60 yMOBaMI HABKONMLLHBOTO CEPeSOBULLA.

Jlompumanxa HopmamugHux eumoz

Leit npucTpiii 6yno npotectoBaHo BiaNoBiAHo Ao ctangapTy IS0 10328 i3 3acTocyBaHHAM A0
NIBOX MiNbI1OHIB LIMKNIB HABAHTAXKEHHSA.

3anexHo Bify aKTUBHOCTI NaLlieHTa Lie Mo3e BiANOBIAaTH 2—3 PoKaM BUKOPUCTAHHA.

150 10328 — MapKyBaHHa
Kareropia Bara (kr) CepepHiii pieHb BNAMBY TeKkcT MapKyBaHHA
1 52 150 10328 — P3* — 52 kr
2 59 150 10328 — P3* — 59 kr
3 68 15010328 — P3 - 68 kr
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150 10328 — MapkyBaHHs

Kareropia Bara (kr) CepepHiii piBeHb BBy TeKcT MapKyBaHHA
4 77 15010328 —P3 - 77 kr
5 88 15010328 — P4 — 88 kr
6 100 15010328 — P5 — 100 kr
7 116 15010328 — P6 — 116 kr
8 130 15010328 — P7 - 130 kr
9 147 15010328 — P8 — 147 kr

*(aKTUUHi TeCTOBI HaBaHTAXEHHA BiA06PaXaloTb MaKCUManbHy Macy Tina

1SO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) He moxHa nepeBuLLyBaTy 06MexXeHHs MacK Tinal

JinA oTpuMaHHA iHdopmaLlii PO KOHKPETHi yMoBM
Ta 06MeXeHHA BUKOPUCTaHHA AUBITLCA NNCbMOBI

A BKa3iBKM BUPOBHIKA LOA0 BUKOPUCTaHHS 3a
npu3sHayeHHAM!

14



Ossur Americas
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Tel: 1800 233 6263
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Tel: +1604 241 8152

Ossur Europe BV
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Tel: 4800 3539 3668
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Ossur Nordic

Box 7080

164 07 Kista, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

wl

Ossur Iceland ehf.
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Tel: 00 800 3539 3668
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orders.portugal@ossur.com

Ossur Europe BV — Italy
Via Dante Mezzetti 14
40054 Budrio, Italy

Tel: 439051692 0852
orders.italy@ossur.com

Ossur APAC

2EW168

No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 216127 1707
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Ossur Australia
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Tel: +612 88382800
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