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ENGLISH

Medical Device

DESCRIPTION
The device is a prosthetic foot for sports activities.

INTENDED USE

The device is intended as a part of a prosthetic system that replaces the
foot and ankle function of a missing lower limb.

Suitability of the device for the prosthesis and the patient must be
evaluated by a healthcare professional.

The device must be fitted and adjusted by a healthcare professional.

Indications For Use and Target Patient Population
« Lower limb loss, amputation, or deficiency
+ No known contraindications
The device is for high to extreme impact use, e.g., fast walking, running,
and sports.
— Cheetah Xpanse is also for long jump.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

The healthcare professional should inform the patient about everything in
this document that is required for safe use of this device.

Warning: If there is a change or loss in device functionality, or if the device
shows signs of damage or wear hindering its normal functions, the patient
should stop using the device and contact a healthcare professional.

The device is for single patient use.

REQUIRED COMPONENTS

The foot can be attached to the socket with direct lamination or by using
one of the following options:

Lamination Connector Kit - see assembly instructions below.

Alignment Adapters - refer to Instructions for relevant alignment adapter.

DEVICE SELECTION

Verify that selected variant of the device is suitable for the impact level
and weight limit according to the following table.

Warning: Do not exceed weight limit. Risk of device failure.

Incorrect category selection may also result in poor device function.

Cheetah Junior

Weight kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Weight Ibs 33-53 54-75 76-99 | 100-121
Category 1 2 3 4

All other devices:

Weight kg | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 |101-116{117-130(131-147

Weight Ibs | 99-115 [116-130/131-150/151-170|171-194|195-220|221-256|257-287|288-325
(Category 1 2 3 4 5 6 7 8 9




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Caution: Epoxy can cause allergic reactions when in direct contact with body.
Caution: Sharp edges or splinters can cause a cutting hazard.

Nike Soles
The device can be fitted with a Nike spike pad or Nike sole. Refer to
instructions for relevant sole/pad for assembly instructions.

Lamination Connector

The Lamination Connector must be laminated directly into the posterior

wall of the socket.

Warning: Before starting make sure to orient the Lamination Connector

the correct way. The shoulders of the inserts (marked with arrow) should

be oriented towards the socket (Fig. 1& 2).

1. Put the Lamination Connector in the middle third of the socket to
make height adjustment easier.

2. Make sure the socket surface is flat. A flat surface below the
Lamination Connector distributes the load to the connected foot.

3. Use a friction pad between the Lamination Connecter and the foot.

4. Apply thread locker and torque bolts as shown in Table 3.

Kit Device Weight Limit | Bolt Size Torque Values

Flex-Foot Cheetah
Lamination Cheetah Xtend
connector kit | Cheetah Xtreme 147kg 38" 45Nm
(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Lamination
connector kit,
pediatric
(CHX50001)

Cheetah Junior 55kg 5/16" 28 Nm

ALIGNMENT INSTRUCTIONS
Bench Alignment (Fig. 3-5)
Sagittal plane
1. Use an alignment jig to determine the vertical socket position.
2. Make sure the load line bisects the socket.
3. Make sure:
— that the load line falls through the ground contact point
— or that the load line is posterior to the toe end per dimension
X below (Fig. 3).
4. Clamp the foot into the correct flexion position Y (Fig. 3).

Coronal Plane
1. Set the applicable socket abduction/adduction.
2. Offset the foot module 12mm away from centerline (Fig. 4). Cheetah
Junior: No offset.
3. Set up for 5° of external rotation (Fig. 5).
4. Set the correct height - see compression in table below to compensate
for vertical compression.



Device Dimension X [mm] [Flexion Angle Y [°] [Compression [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15
Dynamic Alignment

Physical ability and the length of residual limb will have an effect on
alignment. Optimal alignment reduces energy expenditure and reduces
muscle and ligament strain.

Adjust alignment to improve gait symmetry.

The A-P alignment and vertical deflection from socket to foot can have an
effect on stride length.

Cutting the foot

Make sure the user has sufficient clearance during knee flexion.

Use a hack saw or band saw to trim the foot.

Note: The foot must be flush with or extend above the lamination connector.

Troubleshooting Guide
Make sure socket fit and suspension are optimal. Examine running
symmetry at patient's preferred running speed.
If the duration of loading the prosthesis is longer compared to the
contralateral side:

+ The foot module is too soft

« The prosthesis is too short

« The foot is aligned too far anteriorly

If the duration of loading the prosthesis is shorter compared to the
contralateral side:

« The foot module is too stiff

« The prosthesis is too long

« The foot is aligned too far posteriorly

Note: If you move the A-P position of the foot, there will be an effect on
hip flexion, stride length and trunk motion.

USAGE
Cleaning and care
Clean with a damp cloth and a mild soap. Dry with a cloth after cleaning.

Environmental Conditions

The device is Waterproof.

A Waterproof device can be used in a wet or humid environment and
submerged in up to 3-meter-deep water for a maximum of 1 hour.

It can tolerate contact with: Salt water, chlorinated water, perspiration,
urine, and mild soaps.

It can also tolerate occasional exposure to sand, dust, and dirt.



Continuous exposure is not allowed.

Dry with a cloth after contact with fresh water or humidity.

Clean with fresh water after exposure to other liquids, chemicals, sand,
dust, or dirt and dry with a cloth.

MAINTENANCE

The device must be examined for splinters and/or delamination regularly
by a healthcare professional. Interval should be determined based on
patient activity.

Note: Cheetah Xpanse must be examined for splinters and/or
delamination every three months by a healthcare professional if used for
long jump.

REPORT OF SERIOUS INCIDENT

Any serious incident in relation to the device must be reported to the
manufacturer and relevant authorities.

DISPOSAL

The device and packaging must be disposed of in accordance with
respective local or national environmental regulations.

LIABILITY
Ossur does not assume liability for the following:
- Device not maintained as instructed by the instructions for use.
« Device assembled with components from other manufacturers.
« Device used outside of recommended use condition, application, or
environment.

Compliance

This device has been tested according to 1ISO 10328 standard to two
million load cycles.

Depending on patient activity this may correspond to 1 year of use.

Cheetah Junior

1SO 10328 - Label

Category | Weight (Kg) Extreme Impact | Label Text
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 I1SO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

*Actual test loads reflect maximum body mass




All other devices:

1SO 10328 - Label

Category | Weight (Kg) Extreme Impact

Label Text

1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

*Actual test loads reflect maximum body mass

ISO 10328 - “P” - “m”kg *)

*) Body mass limit not to be exceeded!

For specific conditions and limitations of use
see manufacturer’s written instructions on

intended use!




DEUTSCH
Medizinprodukt

BESCHREIBUNG
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen ProthesenfuR fiir sportliche
Aktivitaten.

VERWENDUNGSZWECK

Das Produkt ist als Teil eines Prothesensystems vorgesehen, das die Fuf3-
und Knéchelfunktion einer fehlenden unteren Extremitit ersetzt.

Die Eignung des Produkts fiir die Prothese und den Patienten muss von
einer orthopidietechnischen Fachkraft beurteilt werden.

Das Produkt darf nur von einer orthopidietechnischen Fachkraft angelegt
und angepasst werden.

Indikationen fiir die Verwendung und Ziel-Patientengruppe
« Verlust der Gliedmaflen untere Extremitit, Amputation oder Fehlbildung
« Keine bekannten Kontraindikationen
Das Produkt ist fiir hohe bis extreme Belastungen, z. B. schnelles Gehen,
Laufen und Sport geeignet.
— Cheetah Xpanse ist auch fiir Weitsprung geeignet.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Die orthopédietechnische Fachkraft sollte den Patienten tber alle in
diesem Dokument genannten Aspekte informieren, die fiir die sichere
Verwendung dieses Produkts erforderlich sind.

Warnung: Wenn sich die Funktionsweise des Produkts verandert, die
Funktion beeintrichtigt ist oder wenn das Produkt Anzeichen von
Beschidigung oder Verschleif’ aufweist, die einer ordnungsgeméfien
Verwendung entgegenstehen, darf der Anwender das Produkt nicht
weiterverwenden und muss sich an eine orthopidietechnische Fachkraft
wenden.

Dieses Produkt ist nur fiir die individuelle Anwendung am einzelnen
Patienten bestimmt.

ERFORDERLICHE KOMPONENTEN

Der Fuf kann durch direktes Laminieren oder mit einer der folgenden
Optionen an dem Schaft befestigt werden:

Laminationsanschluss-Kit — siehe Montageanleitung weiter unten.
Anprobeadapter — Informationen zum entsprechenden Anprobeadapter
finden Sie in der Anleitung.

PRODUKTAUSWAHL

Priifen Sie, ob die gewahlte Variante des Produkts fiir den Belastungslevel
und die Gewichtsgrenze gemif der folgenden Tabelle geeignet ist.
Warnung: Die Gewichtsgrenze nicht iiberschreiten. Risiko fiir ein
Versagen des Produkts.

Die Auswabhl einer nicht zutreffenden Kategorie kann sich auch nachteilig
auf die Funktion des Produkts auswirken.



Cheetah Junior

Gewicht (kg) 15-24 25-34 35-45 46-55
Gewicht (Ibs) 33-53 54-75 76-99 100-121
Kategorie 1 2 3 4

Alle anderen Produkte:

Gewicht (kg) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 |101-116/117-130|131-147

Gewicht (Ibs) | 99-115|116-130|131-150{151-170(171-194|195-220|221-256|257-287|288-325

Kategorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONTAGEANWEISUNG
Vorsicht: Epoxid kann bei direktem Kontakt mit dem Kérper allergische
Reaktionen hervorrufen.

Vorsicht: Aufgrund scharfer Kanten oder Splitter kann Schnittgefahr
bestehen.

Nike-Sohlen

Das Produkt kann mit einem Nike Spike-Polster oder einer Nike-Sohle
ausgestattet werden. Die Montageanleitung finden Sie in den
Anweisungen fiir die entsprechende Sohle/das entsprechende Polster.

Laminationsanschluss

Der Laminationsanschluss muss direkt in die hintere Schaftwand

laminiert werden.

Warnung: Stellen Sie vor Beginn sicher, dass der Laminationsanschluss
richtig ausgerichtet ist. Die Ansitze der Gewindeeinsitze (mit. Pfeil

markiert) sollten zum Schaft hin ausgerichtet sein (Abb. 1 & 2).

1. Setzen Sie den Laminationsanschluss in das mittlere Drittel des
Schafts, um die Hoheneinstellung zu erleichtern.

2. Stellen sie sicher, dass der Untergrund auf dem Schaft flach und eben
ist. Eine ebene Fliche unter dem Laminationsanschluss verteilt die
Last des verbundenen Fufles gleichmiRig auf den Schaft.

3. Verwenden Sie ein Friktionspad zwischen dem Laminationsanschluss
und dem FuR.

4. Bringen Sie die Schraubensicherung und die Drehmomentbolzen wie
in Tabelle 3 aufgefiihrt an.

Kit Produkt Maximalgewicht | Bolzengréfle | Drehmomente

Flex-Foot Cheetah
Laminations- | Cheetah Xtend
anschluss-Kit | Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
(FSX50009) | Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Laminations-
anschluss-Kit,
Padiatrie
(CHX50001)

Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm




AUFBAURICHTLINIEN
Statischer Grundaufbau (Abb. 3-5)
Sagittalebene
1. Verwenden Sie ein Aufbaugerit, um die vertikale Position des Schafts
zu bestimmen.
2. Stellen Sie sicher, dass die Lastlinie den Schaft halbiert.
3. Vergewissern Sie sich:
— dass die Belastungslinie durch den Bodenkontaktpunkt verlauft
— oder dass die Belastungslinie gemaf dem nachfolgend
aufgefithrten Maf X hinter der FuRspitze liegt (Abb. 3).
4. Klemmen Sie den Fuf in die richtige Flexionsposition Y (Abb. 3).

Frontalebene

1. Stellen Sie die entsprechende Schaft-Abduktion/-Adduktion ein.

2. Versetzen Sie das FuBmodul 12mm von der Mittellinie entfernt
(Abb. 4). Cheetah Junior: Kein Versatz.

3. Stellen Sie auf bis zu 5° AufRenrotation ein (Abb. 5).

4. Stellen Sie die richtige Hohe ein — siehe Kompression in der folgenden
Tabelle, um die vertikale Kompression auszugleichen.

Produkt MaR X [mm] Flexionswinkel Y [°] [Kompression [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
ICheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15
Dynamische Anpassung

Die kérperliche Leistungsfihigkeit und die Linge des Stumpfes wirken
sich auf die Auslotung aus. Die optimale Auslotung reduziert den
Energieumsatz und die Muskel- und Bandbelastung.

Justieren Sie die Auslotung, um die Gangsymmetrie zu verbessern.
Die antero-posteriore Auslotung und die vertikale Neigung vom Schaft
zum FuR kénnen sich auf die Schrittlinge auswirken.

Zuschneiden des Fufles

Achten Sie darauf, dass der Anwender beim Beugen des Knies geniigend
Freiraum hat.

Kiirzen Sie den Fufd mit einer Biigel- oder Bandsige.

Hinweis: Der Fufd muss biindig mit dem Laminationsanschluss sein oder
uber diesen hinausragen.

Anweisung zur Fehlerbehandlung
Stellen Sie sicher, dass die Schaftpassform und die Anbindung optimal
sind. Untersuchen Sie die Laufsymmetrie bei der vom Patienten
bevorzugten Laufgeschwindigkeit.
Wenn die Belastungsdauer der Prothese im Vergleich zur kontralateralen
Seite langer ist:

« ist das FuBmodul zu weich

- ist die Prothese zu kurz

« ist der Fufd zu weit vorne ausgerichtet



Wenn die Belastungsdauer der Prothese im Vergleich zur kontralateralen
Seite kiirzer ist:

« ist das FuRmodul zu steif

- ist die Prothese zu lang

« ist der FuRl zu weit hinten ausgerichtet

Hinweis: Wenn Sie die antero-posteriore Position des Fufles verschieben,
hat dies Auswirkungen auf die Hiiftbeugung, die Schrittlinge und die
Rumpfbewegung.

VERWENDUNG

Reinigung und Pflege

Mit einem feuchten Tuch und einer milden Seife reinigen. Nach der
Reinigung mit einem Tuch trocknen.

Umgebungsbedingungen

Das Produkt ist wasserfest.

Ein Wasserfest-Produkt kann in einer nassen oder feuchten Umgebung
verwendet und fiir maximal 1 Stunde in bis zu 3 Meter tiefes Wasser
getaucht werden.

Es vertrigt Kontakt mit: Salzwasser, Chlorwasser, Schweif3, Urin und
milden Seifen.

Es vertragt auch gelegentliche Einwirkung von Sand, Staub und Schmutz.
Eine kontinuierliche Einwirkung ist nicht zulissig.

Nach Kontakt mit Frischwasser oder Feuchtigkeit mit einem Tuch trocknen.
Nach Kontakt mit anderen Fliissigkeiten, Chemikalien, Sand, Staub oder
Schmutz mit frischem Wasser reinigen und mit einem Tuch trocknen.

WARTUNG

Das Produkt muss regelmifig von einer orthopidietechnischen Fachkraft
auf Splitter und/oder Delaminationen untersucht werden. Der Intervall
sollte basierend auf der Aktivitat des Patienten festgelegt werden.
Hinweis: Cheetah Xpanse muss alle drei Monate von einer
orthopidietechnischen Fachkraft auf Splitter und/oder Delaminationen
untersucht werden, wenn es fiir Weitsprung verwendet wird.

BERICHT UBER EINEN SCHWEREN ZWISCHENFALL
Jeder schwerwiegende Vorfall in Bezug auf das Produkt muss dem
Hersteller und den zustidndigen Behérden gemeldet werden.

ENTSORGUNG

Das Gerit und die Verpackung sind gemif3 den vor Ort geltenden oder
nationalen Vorschriften umweltgerecht zu entsorgen.

HAFTUNG
Ossur iibernimmt in den folgenden Fallen keine Haftung:
« Das Gerit wird nicht gemiafs der Gebrauchsanweisung gewartet.
« Das Gerit wird mit Bauteilen anderer Hersteller montiert.
« Das Produkt wird nicht gemif den Empfehlungen in Bezug auf
Einsatzbedingungen, Anwendung oder Umgebung verwendet.

Konformitdt

Dieses Produkt wurde gemaf 1ISO-Norm 10328 mit zwei Millionen
Belastungszyklen getestet.

Je nach Aktivitit des Patienten kann dies einer Nutzungsdauer von 1 Jahr
entsprechen.



Cheetah Junior

ISO 10328 - Kennzeichnung

Kategorie | Gewicht (kg) Extreme Belastung

Kennzeichnungstext

1 24 I1SO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 I1SO 10328-P3-55kg
5 67 I1SO 10328-P5-67 kg
6 84 I1SO 10328-P6-84 kg

* Die tatsichlichen Testbelastungen spiegeln das maximale

Korpergewicht wider

Alle anderen Produkte:

1SO 10328 - Label

Kategorie | Gewicht (kg) Extreme Belastung

Kennzeichnungstext

1 52 ISO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 ISO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 ISO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 ISO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

* Die tatsdchlichen Testbelastungen spiegeln das maximale

Korpergewicht wider

ISO 10328 - “P” - “m"kg®) /N

* Maximale Kérpermasse nicht Gberschreiten!

Fir bestimmte Gebrauchsbedingungen- und

A Beschrankungen siehe schriftliche Herstelleran

leitung hinsichtlich des Verwendungszwecks!




FRANCAIS
Dispositif médical

DESCRIPTION
Le dispositif est un pied prothétique pour les activités sportives.

UTILISATION PREVUE

Le dispositif fait partie d'un systéme prothétique qui remplace la fonction
de pied ou de cheville d'un membre inférieur manquant.

L'adéquation du dispositif a la prothése et au patient doit &tre évaluée par
un professionnel de santé.

Le dispositif doit étre mis en place et ajusté par un professionnel de santé.

Indications d'utilisation et population cible de patients
« Amputation ou déficience d'un membre inférieur
« Aucune contre-indication connue
Le dispositif est prévu pour des activités d'impact élevé a extréme, par
exemple la marche rapide, la course et les activités sportives.
— La lame Cheetah Xpanse est également utilisée pour le saut en
longueur.

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

Le professionnel de santé doit donner au patient toutes les informations
contenues dans ce document nécessaires a |'utilisation de ce dispositif en
toute sécurité.

Avertissement : si |a fonctionnalité du dispositif change ou diminue, ou si
le dispositif présente des signes de dommages ou d'usure I'empéchant
de fonctionner normalement, le patient doit cesser de I'utiliser et
contacter un professionnel de santé.

Le dispositif est destiné a un seul patient.

COMPOSANTS REQUIS

Le pied peut étre fixé a I'emboiture par lamination directe ou a I'aide
d'une des options suivantes :

Kit de connecteur de lamination — voir les instructions de montage
ci-dessous.

Adaptateurs d'alignement — reportez-vous aux instructions de
I'adaptateur d'alignement correspondant.

CHOIX DU DISPOSITIF

Vérifier que le modele de dispositif choisi convient au niveau d'impact et
a la limite de poids, conformément au tableau suivant.

Avertissement : ne pas dépasser la limite de poids. Risque de défaillance
de 'appareil.

Une mauvaise sélection de catégorie peut également entrainer un
mauvais fonctionnement du dispositif.

Cheetah Junior

Poids (kg) 15-24 | 25-34 | 3545 | 4655
Poids (Ib) 33-53 54-75 76-99 100-121
Catégorie 1 2 3 4




Tous les autres dispositifs :

Poids (kg) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 |101-116{117-130(131-147

Poids (Ib) | 99-115{116-130|131-150|151-170(171-194|195-220|221-256|257-287(288-325
(Catégorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Attention : 'époxy peut provoquer des réactions allergiques en cas de
contact direct avec le corps.

Attention : la présence d'éclats ou de bords tranchants sur le dispositif
peut entrainer un risque de coupure.

Semelles Nike Sole

Le dispositif peut étre équipé d'une semelle a pointes Nike Spike Pad ou
d'une semelle Nike Sole. Reportez-vous aux instructions de montage de
la semelle concernée.

Connecteur de lamination

Vous devez laminer le connecteur de lamination directement sur la face
postérieure de I'emboiture.

Attention : avant de commencer, assurez-vous de bien orienter le
connecteur de lamination. Les rondelles des inserts (indiquées par une
fleche) doivent étre orientées vers I'emboiture (Fig. 1& 2).

1. Placer le connecteur de lamination dans le tiers central de I'emboiture
pour faciliter le réglage de la hauteur.

2. S'assurer que la surface de I'emboiture est plane. Une surface plane
sous le connecteur de lamination permet de répartir la charge sur le
pied connecté.

3. Utiliser un coussinet de friction entre le connecteur de lamination et
le pied.

4. Utiliser du frein-filet et des boulons de serrage comme indiqué dans le
Tableau 3.

Limite Taille de | Valeurs de

Kit Di itif
! 1SpostH de poids | boulon | torsion [Nm]

Flex-Foot Cheetah
Cheetah Xtend
Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Kit de connecteur de
lamination (FSX50009)

Kit de connecteur de
lamination, pédiatrique | Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
(CHX50001)

INSTRUCTIONS D'ALIGNEMENT
Table d'alignement (Fig. 3-5)
Plan sagittal
1. Utiliser un outil d’alignement pour déterminer la position de
I'emboiture verticale.
2. S'assurer que la ligne de charge divise I'embofture en deux.
3. S'assurer:
— que la ligne de charge passe par le point de contact au sol
— ou que la ligne de charge est postérieure a l'extrémité de l'orteil, tel
qu'indiqué dans la colonne Dimension X du tableau ci-dessous
(Fig. 3).
4. Fixer le pied dans le bon angle de flexion Y (Fig. 3).



Plan frontal

1. Définir I'abduction/adduction de I'emboiture a appliquer.

2. Décaler le module de pied de 12mm par rapport a I'axe central (Fig. 4).
Cheetah Junior : pas de décalage.

3. Définir une rotation externe de 5° (Fig. 5).

4. Régler la hauteur correcte — se référer a la compression indiquée dans
le tableau ci-dessous pour compenser la compression verticale.

Dispositif Dimension X [mm] |Angle de flexion Y [°]Compression [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
ICheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Alignement dynamique

La capacité physique et la longueur du membre résiduel auront un impact
sur l'alignement. Un alignement optimal réduit la dépense d'énergie ainsi
que les tensions musculaires et ligamentaires.

Régler I'alignement pour améliorer la symétrie de la marche.

L'alignement A-P et |a déviation verticale de I'embofture au pied peuvent
avoir un effet sur la longueur de la foulée.

Découpe du pied

S'assurer que |'utilisateur dispose d'un espace suffisant lors de la flexion
du genou

Utiliser une scie @ métaux ou une scie a ruban pour couper le pied.
Remarque : le pied doit étre aligné avec le connecteur de lamination ou le
dépasser.

Guide de dépannage
S'assurer que |'adaptation et la suspension de I'embofture sont
optimales. Examiner la symétrie de course 2 la vitesse de course préférée
du patient.
Si la durée de charge de la prothése est plus longue que du c6té
controlatéral :

« Le module de pied est trop souple

« La prothése est trop courte

« Le pied est placé trop vers l'avant.

Si la durée de charge de la prothése est plus courte que du c6té
controlatéral :

+ Le module de pied est trop rigide

« La prothése est trop longue

« Le pied est placé trop vers |'arriere

Remarque : si la position A-P du pied est déplacée, cela aura un effet sur la
flexion de la hanche, la longueur de la foulée et le mouvement du tronc.



UTILISATION

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon humide et un savon doux. Séchez avec un
chiffon aprés le nettoyage.

Conditions environnementales

Le dispositif est étanche.

Un dispositif étanche classé Waterproof peut étre utilisé dans un
environnement humide et immergé dans |'eau jusqu'a 3 meétre de
profondeur pendant 1 heure maximum.

Il peut tolérer le contact avec : I'eau salée, 'eau chlorée, la transpiration,
I'urine et les savons doux.

Il peut également tolérer une exposition occasionnelle au sable, a la
poussiére et a la saleté. L'exposition continue n'est pas autorisée.

Sécher avec un chiffon aprés contact avec de l'eau douce ou de I'humidité.
Nettoyer a I'eau douce aprés exposition accidentelle a d'autres liquides,
produits chimiques, sable, poussiére ou saleté et sécher avec un chiffon.

ENTRETIEN

Le dispositif doit étre examiné réguliérement par un professionnel de
santé afin de vérifier qu'il n'y a pas d'éclats et/ou de délamination.
L'intervalle doit étre déterminé en fonction de I'activité du patient.
Remarque : si elle est utilisée pour le saut en longueur, la lame
Cheetah Xpanse doit étre examinée tous les trois mois par un
professionnel de santé afin de vérifier qu'il n'y a pas d'éclats et/ou de
délamination.

SIGNALER UN INCIDENT GRAVE
Tout incident grave concernant le dispositif doit étre signalé au fabricant
et aux autorités compétentes.

MISE AU REBUT

Le dispositif et I'emballage doivent &tre mis au rebut conformément aux
réglementations environnementales locales ou nationales en vigueur.

RESPONSABILITE
Ossur décline toute responsabilité dans les cas suivants :
- Le dispositif n'est pas entretenu comme indiqué dans les instructions
d'utilisation.
« Le dispositif est assemblé avec des composants d'autres fabricants.
« Le dispositif utilisé en dehors du cadre recommandé concernant les
conditions d'utilisation, I'application ou I'environnement.

Conformité

Ce dispositif a été testé conformément a la norme 1SO 10328 sur
deux millions de cycles de charge.

Selon I'activité du patient, cela peut correspondre a1 an d'utilisation.



Cheetah Junior

ISO 10328 - Etiquette

Catégorie | Poids (kg) Niveau d'impact extréme

Texte de I'étiquette

1 24 I1SO 10328-P3*-24 kg
2 34 I1SO 10328-P3*-34 kg
3 45 1SO 10328-P3-45kg
4 55 1SO 10328-P3-55kg
5 67 1SO 10328-P5-67 kg
6 84 I1SO 10328-P6-84 kg

*Les charges d'essai réelles reflétent la masse corporelle maximale

Tous les autres dispositifs :

1SO 10328 - Etiquette

Catégorie | Poids (kg) Niveau d'impact extréme

Texte de I'étiquette

1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 I1SO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 I1SO 10328-P7-100 kg
7 116 I1SO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 I1SO 10328-P8-147 kg

*Les charges d'essai réelles reflétent la masse corporelle maximale

1SO 10328 - “P" - “m7kg %) /N

¥*) Limite de masse corporelle a ne pas dépasser !

En cas d'utilisation spécifiques ou pour connaitre
A les limitations d'utilisation, consulter les
consignes d'utilisation écrites du fabricant.




ESPANOL
Producto sanitario

DESCRIPCION
El dispositivo es un pie protésico para actividades deportivas.

USO PREVISTO

El dispositivo ha sido disefiado como parte de un sistema protésico que
reemplaza la funcién del pie y tobillo de una extremidad ausente.

La compatibilidad del dispositivo con la prétesis y el paciente debe ser
evaluada por un profesional sanitario.

El dispositivo debe colocarlo y ajustarlo un profesional sanitario.

Indicaciones de uso y poblacion de pacientes objetivo
- Pérdida, amputacién o deficiencia de extremidades inferiores
« Sin contraindicaciones conocidas
El dispositivo es para uso de impacto alto a extremo, por ejemplo,
caminar rdpido, correr y practicar deportes.
— Cheetah Xpanse también estd concebido para salto de longitud.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El profesional sanitario debe informar al paciente sobre todo lo que se
requiere en este documento para el uso seguro de este dispositivo.
Advertencia: Si se produce un cambio o una pérdida en la funcionalidad
del dispositivo o si el dispositivo muestra signos de dafio o desgaste que
dificultan sus funciones normales, el paciente debe dejar de usar el
dispositivo y ponerse en contacto con un profesional sanitario.

El dispositivo ha sido disefiado para el uso de un solo paciente.

COMPONENTES NECESARIOS

El pie se puede fijar al encaje con laminacién directa o utilizando una de
las siguientes opciones:

Kit de conector de laminacién: consulte las instrucciones de montaje

a continuacion.

Adaptadores de alineacién: consulte las instrucciones para el adaptador
de alineaci6n correspondiente.

SELECCION DEL DISPOSITIVO

Compruebe que la variante seleccionada del dispositivo es adecuada para
el nivel de impacto y el limite de peso de acuerdo con la siguiente tabla.
Advertencia: No exceda el limite de peso. Riesgo de fallo del dispositivo.
La eleccién de una categorfa incorrecta también puede causar un mal
funcionamiento del dispositivo.

Cheetah Junior

Peso kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Peso libras 33-53 54-75 76-99 | 100-121
Categoria 1 2 3 4




Los demds dispositivos:

Weight kg | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 6€9-77 | 78-88 | 89-100 [101-116(117-130(131-147

Weight Ibs | 99-115 {116-130|131-150|151-170(171-194|195-220|221-256|257-287(288-325
(Category 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Precaucién: El epoxi puede causar reacciones alérgicas si entra en contacto
directo con el cuerpo.

Precaucién: Los bordes afilados o las astillas pueden provocar un corte.

Suelas Nike

El dispositivo puede equiparse con una suela de clavos Nike o una suela
Nike. Consulte las instrucciones de montaje de la suela o la suela de
clavos correspondientes.

Conector de laminacién

El conector de laminacién se debe laminar directamente en la pared

posterior del encaje.

Advertencia: Antes de comenzar asegurese de orientar el conector de
laminacién de la manera correcta. Los resaltes de los insertos (marcados
con una flecha) deben estar orientados hacia el encaje (Fig. 1& 2).

1. Coloque el conector de laminacién en el tercio medio del encaje para
facilitar el ajuste de la altura.

2. Asegurese de que la superficie del encaje estd completamente plana.
Una superficie plana debajo del conector de laminacién distribuye la
carga en el pie conectado.

3. Utilice una almohadilla de friccién entre el conector de laminacién y el
pie.

4. Apriete los pernos con el bloqueador de roscas como se muestra en la
Tabla 3.

Limite Tamafio | Valores de par

Kit Dispositivo
P de peso | del perno | de torsién

Flex-Foot Cheetah
Kits de conector de Cheetah Xtend
laminacién Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Kit de conector de
laminacién pedidtrico | Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
(CHX50001)

INSTRUCCIONES DE ALINEACION
Alineacidn de banco (Fig. 3-5)
Plano sagital
1. Use una plantilla de alineacién para determinar la posicién vertical del
encaje.
2. Asegurese de que la linea de carga divida en dos el encaje.
3. Asegurarse de que:
— lalinea de carga cae a través del punto de contacto con el suelo
— lalinea de carga es posterior al extremo de la punta del pie segtn
la dimensién X siguiente (Fig. 3).
4. Sujete el pie en la posicién de flexion correcta Y (Fig. 3).
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Plano coronal

1. Establezca la abduccién/aduccién de encaje aplicable.

2. Desplace el médulo de pie a 12mm de la linea central (Fig. 4).
Cheetah Junior: sin desplazamiento.

3. Establézcala para 5° de rotacién externa (Fig. 5).

4. Establezca la altura correcta; consulte la comprensién en la tabla
a continuacién para compensar la compresién vertical.

Dispositivo Dimensién X [mm] |Angulo de flexién Y [°] Compresién [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
ICheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Alineacion dindmica

La capacidad fisica y la longitud del mufién afectan la alineacién. La
alineacién éptima reduce el gasto de energia y reduce la tensién de los
miusculos y ligamentos.

Ajuste la alineacién para mejorar la simetria de la marcha.

La alineacién A-Py la desviacién vertical del encaje al pie pueden afectar
la longitud del paso.

Corte del pie

Aseglrese de que el usuario tiene suficiente distancia al suelo durante la
flexion de la rodilla.

Utilice una sierra para metales o una sierra de cinta para recortar el pie.
Nota: El pie debe estar al ras con el conector de laminacién o extenderse
por encima de este.

Guia de resolucién de problemas
Asegurese de que el ajuste del encaje y la suspensién son éptimos.
Examine la simetria de carrera a la velocidad preferida del paciente.
Si la duracién de la carga de la prétesis es mayor en comparacién con el
lado contralateral:

« El médulo de pie es demasiado blando

« La prétesis es demasiado corta

« El pie tiene una alineacién demasiado anterior

Si la duracién de la carga de la prétesis es menor en comparacién con el
lado contralateral:

« El médulo de pie es demasiado rigido

« La prétesis es demasiado larga

« El pie tiene una alineacién demasiado posterior

Nota: Si mueve la posicién A-P del pie, esto afectard la flexién de cadera,
la longitud del paso y el movimiento del tronco.
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uso

Limpieza y cuidado

Limpiar con un pafio hiimedo y un jabén neutro. Secar con un pafio
después de limpiarlo.

Condiciones medioambientales

El dispositivo es resistente al agua.

Un dispositivo resistente al agua puede usarse en un ambiente mojado
o hiimedo y sumergirse en agua de hasta 3 metros de profundidad
durante un maximo de 1 hora.

Puede tolerar el contacto con: agua salada, agua clorada, transpiracién,
orina y jabones suaves.

También puede tolerar la exposicién ocasional a arena, polvo y suciedad.

No se permite la exposicién continua.

Seque con un pafio después del contacto con agua dulce o humedad.
Limpie con agua dulce después de la exposicién a otros liquidos,
productos quimicos, arena, polvo o suciedad y seque con un pafio.

MANTENIMIENTO

El dispositivo debe ser examinado regularmente por un profesional
sanitario en busca de astillas y/o delaminacién. El intervalo debe
determinarse en funcién de la actividad del paciente.

Nota: si se usa para salto de longitud, Cheetah Xpanse debe examinarse
cada tres meses por un profesional sanitario en busca de astillas y/o
delaminacién.

INFORME DE INCIDENTE GRAVE
Cualquier incidente grave en relacién con el dispositivo debe notificarse
al fabricante y a las autoridades pertinentes.

ELIMINACION

El dispositivo y el envase deben eliminarse de acuerdo con las normas
medioambientales locales o nacionales correspondientes.

RESPONSABILIDAD
Ossur no asumiré responsabilidad alguna ante las siguientes
circunstancias:
« El dispositivo no se mantiene segtin lo indicado en las instrucciones
de uso.
- Al dispositivo se le aplican componentes de otros fabricantes.
- El dispositivo se utiliza de forma distinta a las condiciones de uso,
aplicacién o entorno recomendados.

Cumplimiento normativo

Este dispositivo ha sido probado de acuerdo con la norma ISO 10328
para dos millones de ciclos de carga.

En funcién de la actividad del paciente, esto puede corresponder a 1 afio
de uso.
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Cheetah Junior

1SO 10328 - Etiqueta

Categoria | Peso (Kg) Impacto extremo Texto de etiqueta
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 ISO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

*Las cargas de prueba reales reflejan la masa corporal méxima

Los demds dispositivos:

1SO 10328 - Etiqueta

Categoria | Peso (Kg) Impacto extremo Texto de etiqueta
1 52 ISO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 ISO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 ISO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 I1SO 10328-P8-116 kg
8 130 ISO 10328-P8-130kg
9 147 I1SO 10328-P8-147 kg

*Las cargas de prueba reales reflejan la masa corporal maxima

IS0 10328 - “P” - “m”kg *) /N

*) no debe excederse el limite de masa corporal.

Para condiciones especificas y limitaciones de so,
A consulte las instrucciones escritas del fabricante
sobre el uso previsto.
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ITALIANO
Dispositivo medico

DESCRIZIONE
Il dispositivo & un piede protesico per attivita sportive.

DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo & inteso come parte di un sistema protesico che sostituisce
la funzione di piede e caviglia di un arto inferiore mancante.

L'idoneita del dispositivo per la protesi e per I'utente deve essere valutata
da un professionista sanitario.

Il dispositivo deve essere montato e regolato da un professionista sanitario.

Indicazioni per I'uso e popolazione di pazienti target
- Perdita, amputazione o deficienza degli arti inferiori
+ Nessuna controindicazione nota
Il dispositivo & destinato ad essere utilizzato per un'attivita da molto alta
ad Extreme/Sport come ad esempio camminata veloce, corsa e sport
— Cheetah Xpanse & anche per il salto in lungo.

ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA

Il professionista sanitario deve informare |'utente su tutto cid che

& riportato nel presente documento e che & richiesto al fine di un utilizzo
sicuro del dispositivo.

Avvertenza: in caso di alterazione o perdita funzionale del dispositivo o di
danni o guasti al dispositivo che ne impediscano il normale
funzionamento, I'utente deve sospendere |'uso del dispositivo

e contattare il professionista sanitario.

Il dispositivo & destinato all'uso esclusivo di un singolo utente.

COMPONENTI NECESSARI

Il piede pud essere fissato all'invasatura con laminazione diretta

o utilizzando una delle seguenti opzioni:

Kit connettore di laminazione: vedere le istruzioni di montaggio di
seguito.

Adattatori di allineamento: fare riferimento alle istruzioni per il relativo
adattatore di allineamento.

SELEZIONE DEL DISPOSITIVO

Verificare che la variante selezionata del dispositivo sia adatta per il livello
di attivita e il limite di peso secondo la tabella seguente.

Avvertenza: non superare il limite di peso. Rischio danno al dispositivo.
La selezione errata della categoria pud anche causare un
malfunzionamento del dispositivo.

Cheetah Junior

Peso (kg) 1524 | 2534 | 3545 | 4655
Peso (libbre) 33-53 54-75 76-99 100-121
Categoria 1 2 3 4
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Tutti gli altri dispositivi:

Peso (kg) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 75-88 |89-100 [101-116[117-130[131.147
Peso

(bbre) | %115 |116:130/131-150/151-170171.104/195.220/221-256/ 257-287288.325
Categoria | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Attenzione: |a resina epossidica pud causare reazioni allergiche quando
entra a diretto contatto con il corpo.

Attenzione: gli spigoli vivi o le schegge possono causare un pericolo di
taglio.

Suole Nike
Il dispositivo pud essere dotato di suola Nike con tacchetti o senza. Fare
riferimento alle istruzioni di montaggio per suola/cuscinetto.

Connettore di laminazione

Il connettore di laminazione deve essere laminato direttamente sulla

parete posteriore dell'invasatura.

Avvertenza: prima di iniziare, assicurarsi di orientare correttamente il
connettore di laminazione. Le spalle degli inserti (contrassegnate con la
freccia) devono essere orientate verso |'invasatura (Fig. 1& 2).

1. Posizionare il connettore di laminazione nel terzo centrale
dell'invasatura per facilitare la regolazione dell'altezza.

2. Assicurarsi che la superficie dell'invasatura sia piatta. Una superficie
piatta sotto il connettore di laminazione distribuisce il carico sul piede
collegato.

3. Utilizzare un pad di stabilizzazione tra il connettore di laminazione
e il piede.

4. Applicare il frenafiletti ed i bulloni di coppia di serraggio come
mostrato nella Tabella 3.

.. Misura Valori della

3 n o Limite L

Kit Dispositivo eso del coppia di
P bullone serraggio
Flex-Foot Cheetah

Kit connettore di Cheetah Xtend
laminazione Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
(FSX50009) Cheetah Xcel

Cheetah Xpanse

Kit connettore di
laminazione, per uso | Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
pediatrico (CHX50001)

ISTRUZIONI DI ALLINEAMENTO
Allineamento a banco (Fig. 3-5)
Piano sagittale
1. Utilizzare il giunto di allineamento provvisorio per determinare la
giusta posizione verticale dell' invasatura.
2. Assicurarsi che la linea di carico tagli in due l'invasatura.
3. Assicurarsi:
— che la linea di carico cada attraverso il punto di contatto con il suolo
— o che la linea di carico sia posteriore all'avampiede per la
dimensione X di seguito (Fig. 3).
4. Fissare il piede nella posizione di flessione corretta Y (Fig. 3).
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Piano coronale

1. Impostare I'abduzione/I'adduzione dell'invasatura appropriata.

2. Spostare il modulo piede a 12mm dalla linea centrale (Fig. 4). Cheetah
Junior: nessun offset.

3. Impostare per una rotazione esterna fino a 5° (Fig. 5)

4. Impostare |'altezza corretta-fare riferimento alla colonna
"Compressione" nella tabella in basso per compensare lo
schiacciamento verticale.

Dispositivo Dimensione X [mm] Angolo si[fllessione Compressione [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Allineamento dinamico

L'abilita fisica e la lunghezza del moncone avranno un effetto
sull'allineamento. L'allineamento ottimale riduce la spesa energetica e la
tensione eccessiva di muscoli e legamenti.

Regolare I'allineamento per migliorare la simmetria dell'andatura.
L'allineamento A-P anteroposteriore e la deviazione verticale
dall'invasatura al piede possono influire sulla lunghezza del passo.

Taglio della lamina del piede

Assicurarsi che I'utente abbia spazio sufficiente durante la flessione del
ginocchio.

Utilizzare una sega circolare o una sega a nastro per tagliare la lamina del
piede.

Nota: la lamina del piede deve essere a filo o estendersi al di sopra del
connettore di laminazione.

Guida alla risoluzione dei problemi
Assicurarsi che |'invasatura e la sospensione siano ottimali. Esaminare la
simmetria di corsa alla velocita preferita dal paziente.
Se la durata del carico della protesi & piti lunga rispetto al lato controlaterale:
« Il modulo del piede & troppo morbido
« La protesi e troppo corta
« |l piede ¢ allineato troppo anteriormente

Se la durata del carico della protesi & piti corta rispetto al lato controlaterale:
« Il modulo del piede & troppo rigido
- La protesi & troppo lunga
« |l piede & allineato troppo posteriormente

Nota: se si sposta la posizione A-P anteroposteriore del piede, si avra un

effetto sulla flessione dell'anca, sulla lunghezza del passo e sul
movimento del tronco.
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UTILIZZO

Pulizia e cura

Pulire con un panno umido e sapone delicato. Asciugare con un panno
dopo la pulizia.

Condizioni ambientali

Il dispositivo & Waterproof (impermeabile).

Un dispositivo Waterproof pud essere utilizzato in un ambiente bagnato
o umido e immerso in acqua fino a 3 metri di profondita per un massimo
di1ora.

Pubd tollerare il contatto con acqua salata, acqua clorata, sudorazione,
urina e saponi delicati.

Pud anche tollerare l'esposizione occasionale a sabbia, polvere e sporco.
Non & consentita 'esposizione continua.

Asciugare con un panno dopo il contatto con acqua dolce o umidita.
Pulire con acqua dolce dopo l'esposizione accidentale ad altri liquidi,
prodotti chimici, sabbia, polvere o sporco e asciugare con un panno.

MANUTENZIONE

Il dispositivo deve essere esaminato regolarmente da un professionista
sanitario per verificare |'eventuale presenza di schegge e/o delaminazioni.
L'intervallo deve essere determinato in base all'attivita dell'utente.

Nota: Cheetah Xpanse deve essere esaminata per individuare schegge
e/o delaminazioni ogni tre mesi da un tecnico ortopedico se viene
utilizzata per il salto in lungo.

SEGNALAZIONE DI INCIDENTE GRAVE
Qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo deve essere segnalato
al produttore e alle autorita competenti.

SMALTIMENTO
Il dispositivo e la confezione devono essere smaltiti in conformita alle
rispettive normative ambientali locali o nazionali.

RESPONSABILITA
Ossur non si assume alcuna responsabilita per quanto segue:
- Dispositivo non mantenuto come indicato nelle istruzioni d'uso.
- Dispositivo montato con componenti di altri produttori.
- Dispositivo utilizzato in modo non conforme alle condizioni d'uso,
dell'applicazione o dell'ambiente raccomandati.

Conformita

Questo dispositivo & stato testato secondo lo standard ISO 10328 a due
milioni di cicli di carico.

A seconda dell'attivita del paziente, pud corrispondere a1 anno di utilizzo.
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Cheetah Junior

1SO 10328: etichetta

Categoria | Peso (Kg) Impatto Extreme Testo etichetta
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 ISO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

*| carichi di prova effettivi riflettono la massa corporea massima

Tutti gli altri dispositivi:

1SO 10328: etichetta

Categoria | Peso (Kg) Impatto Extreme Testo etichetta
1 52 ISO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 ISO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 ISO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 I1SO 10328-P8-116 kg
8 130 ISO 10328-P8-130kg
9 147 I1SO 10328-P8-147 kg

*| carichi di prova effettivi riflettono la massa corporea massima

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

*) Il limite di massa corporea non deve essere
superato!

c Per le condizioni e le limitazioni di uso specifiche
consultare le istruzioni scritte fornite dal produttore
per l'uso previsto.
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NORSK

Medisinsk utstyr

BESKRIVELSE
Enheten er en protesefot for sportsaktiviteter.

TILTENKT BRUK

Enheten er ment som en del av et protesesystem som erstatter fot- og
ankelfunksjonen til en manglende underekstremitet.

Enhetens egnethet for protesen og pasienten ma vurderes av
helsepersonell.

Enheten ma tilpasses og justeres av helsepersonell.

Indikasjoner for bruk og mdlpasientpopulasjon
- Tap eller amputasjon av underekstremitet eller nedsatt funksjonsevne
+ Ingen kjente kontraindikasjoner
Enheten er for bruk med heoy til ekstrem belastning, f.eks. rask gaing,
loping og sport.
— Cheetah Xpanse er ogsa for lengdehopp.

GENERELLE SIKKERHETSINSTRUKS)JONER

Helsepersonell skal informere pasienten om alt i dette dokumentet som
er ngdvendig for sikker bruk av denne enheten.

Advarsel: Hvis enhetens funksjonalitet endres eller gar tapt, eller hvis
enheten viser tegn til skade eller slitasje som hindrer normal funksjon,
ma pasienten slutte & bruke enheten og kontakte helsepersonell.
Enheten skal bare brukes av én pasient.

NODVENDIGE KOMPONENTER

Foten kan festes til hylsen med direkte laminering eller ved & bruke ett av
folgende alternativer:

Lamineringskontaktsett — se monteringsanvisningen nedenfor.
Justeringsadaptere — se instruksjonene for den relevante
justeringsadapteren.

VALG AV ENHET

Kontroller at valgt variant av enheten er egnet for belastningsnivaet og
vektgrensen i henhold til falgende tabell.

Advarsel: Ikke overskrid vektgrensen. Fare for utstyrssvikt.

Feil valg av kategori kan ogsa fore til at enheten ikke fungerer som den skal.

Cheetah Junior

Vekt i kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Vekt i pund 33-53 54-75 76-99 100-121
Kategori 1 2 3 4

Alle andre enheter:

ekt i kg 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 |89-100|101-116(117-130{131-147

Vekt i pund | 99-115 |116-130{131-150{151-170|171-194|195-220|221-256|257-287(288-325
Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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MONTERINGSINSTRUKSJONER

Forsiktig: Epoksy kan forarsake allergiske reaksjoner ved direkte kontakt med
kroppen.

Forsiktig: Skarpe kanter eller splinter kan forarsake kuttfare.

Nike-sdler
Enheten kan utstyres med en Nike-piggsile eller Nike-sale.
Monteringsanvisning finner du i instruksjonene for den aktuelle salen.

Lamineringskontakt
Lamineringskoblingen ma lamineres direkte inn i hylsens bakre vegg.
Advarsel: Sgrg for at lamineringskoblingen er orientert riktig for du
begynner. Skuldrene pa innleggene (markert med pil) skal vendes mot
hylsen (Fig. 1& 2).
1. Plasser lamineringskoblingen i den midterste tredjedelen av hylsen for
a gjore hoydejusteringen enklere.
2. Serg for at hylseoverflaten er flat. En flat overflate under
lamineringskoblingen fordeler belastningen til den tilkoblede foten.
3. Bruk en friksjonspute mellom lamineringskoblingen og foten.
4. Bruk gjengelas og momentbolter som vist i tabell 3.

Sett Enhet Vektgrense | Boltstarrelse | Momentverdier
Flex-Foot Cheetah

Laminerings- Cheetah Xtend

kontaktsett Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm

(FSX50009) Cheetah Xcel

Cheetah Xpanse

Laminerings-
kontaktsett, barn | Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
(CHX50001)

JUSTERINGSINSTRUKSJONER
Benkjustering (Fig. 3-5)
Sagittalplanet
1. Bruk en justeringsjigg for 4 fastsla den vertikale hylsestillingen.
2. Forsikre deg om at belastningslinjen gar midt gjennom hylsen.
3. Forsikre deg om:
— at belastningslinjen gar gjennom bakkekontaktpunktet
— eller at belastningslinjen ligger bak tdenden i henhold til
dimensjon X nedenfor (Fig. 3).
4. Las foten i riktig fleksjonsstilling Y (Fig. 3).

Koronalplanet

1. Still inn riktig abduksjon/adduksjon for hylsen.

2. Forskyv fotmodulen 12 mm fra midtlinjen (Fig. 4). Cheetah Junior:
ingen forskyvning.

3. Still inn for 5° ekstern rotasjon (Fig. 5).

4. Still inn riktig heyde — se komprimering i tabellen nedenfor for
a kompensere for vertikal komprimering.
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Enhet Dimensjon X [mm] | Fleksjonsvinkel Y [°][Komprimering [mm]

Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15
Dynamisk justering

Funksjonsevne og stumplengde pavirker justeringen. Optimal justering
reduserer energiforbruket og belastningen pa muskler og ligament.
Tilpass justeringen for & forbedre gangsymmetrien.

AP-justeringen og den vertikale bayningen fra hylsen til foten kan pavirke
skrittlengden.

Beskjeering av foten

Serg for at brukeren har tilstrekkelig klaring under knefleksjon.
Bruk en baufil eller bandsag for & trimme foten.

Merk: Foten ma vaere i flukt med eller strekke seg over
lamineringskontakten.

Feilsokingsveiledning
Forsikre deg om at hylsens passform og suspensjon er optimal. Undersgk
lopesymmetrien ved pasientens foretrukne lgpehastighet.
Hvis varigheten av belastningen pé protesen er lengre sammenlignet med
den kontralaterale siden:

« Fotmodulen er for myk

« Protesen er for kort

« Foten er justert for langt fram

Hvis varigheten av belastningen pa protesen er kortere sammenlignet
med den kontralaterale siden:

« Fotmodulen er for stiv

« Protesen er for lang

« Foten er justert for langt bak
Merk: Hvis du flytter fotens AP-posisjon, vil det pavirke hoftefleksjon,
skrittlengde og kroppsbevegelse.

BRUK

Rengjoring og vedlikehold

Rengjor med en fuktig klut og en mild sape. Tark med en klut etter
rengjering.

Miljobetingelser

Enheten er vanntett.

Et vanntett apparat kan brukes i vate eller fuktige miljoer, og nedsenkes
i opptil 3meter dypt vann i hgyst 1 time.

Det taler kontakt med: saltvann, klorvann, svette, urin og milde saper.
Det taler ogsa sporadisk eksponering for sand, stev og smuss.
Kontinuerlig eksponering er ikke tillatt.
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Tork med en klut etter kontakt med ferskvann eller fuktighet.
Rengjor med ferskvann etter eksponering for andre vaesker, kjemikalier,
sand, stov eller smuss og terk med en klut.

VEDLIKEHOLD

Helsepersonell ma regelmessig undersgke enheten for splinter og/eller
delaminering. Intervallet skal bestemmes basert pa pasientens aktivitet.
Merk: Helsepersonell ma undersgke Cheetah Xpanse for splinter og/eller
delaminering hver tredje méned hvis den brukes til lengdehopp.

RAPPORTERING AV ALVORLIG HENDELSE
Enhver alvorlig hendelse i forbindelse med enheten ma rapporteres til
produsenten og relevante myndigheter.

KASSERING

Enheten og emballasjen ma kastes i henhold til de gjeldende lokale eller
nasjonale miljgforskriftene.

ERSTATNINGSANSVAR
Ossur patar seg ikke noe ansvar for falgende:
« Enheter som ikke vedlikeholdes slik det star i bruksanvisningen.
« Enheter som er satt sammen med komponenter fra andre
produsenter.
« Enheter som brukes utenfor anbefalte bruksforhold, bruksomrader
eller milje.

Samsvar

Denne enheten er testet i henhold til ISO 10328-standarden til to millioner
belastningssykluser.

Avhengig av pasientens aktivitet kan dette tilsvare 1 ars bruk.

Cheetah Junior

ISO 10328 - etikett
Kategori | Vekt (kg) Ekstrem belastning | Tekst pa etiketten
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 ISO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg
*Faktiske testbelastninger gjenspeiler maksimal kroppsmasse
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Alle andre enheter:

1SO 10328 - etikett

Kategori | Vekt (kg) Ekstrem belastning | Tekst pa etiketten
1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

*Faktiske testbelastninger gjenspeiler maksimal kroppsmasse

1SO 10328 - “P" - “m”kg ) /N

*) Kropsmassegrensen ma ikke overstiges!

For spesifikke vilkar og begrensninger for bruk, se
A produsentens skriftlige instruksjoner om tiltenkt

bruk!
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DANSK
Medicinsk udstyr

BESKRIVELSE
Enheden er en protesefod til sportsaktiviteter.

TILSIGTET ANVENDELSE

Enheden er beregnet som del af et protesesystem, der erstatter fod- og
ankelfunktionen for en manglende underekstremitet.

Denne enheds egnethed til protesen og patienten skal vurderes af en
bandagist.

Enheden skal monteres og justeres af en bandagist.

Indikationer for Brug og Patientmdlgruppe
« Tab, amputation eller mangel af underekstremitet
+ Ingen kendte kontraindikationer
Enheden er beregnet til brug ved hgj til ekstrem belastning, f.eks. hurtig
gang, lgb og sport.
— Cheetah Xpanse er ogsa til leengdespring.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Bandagisten skal informere patienten om alt i dette dokument, der er
ngdvendigt for at opna sikker brug af denne enhed.

Advarsel: Hvis der er sket en eendring eller et funktionstab i enheden, eller
hvis enheden viser tegn pa skader eller slitage, der hindrer normal
funktionalitet, skal patienten stoppe med at bruge enheden og kontakte
sundhedspersonalet.

Enheden er beregnet til en enkelt patient.

NODVENDIGE KOMPONENTER

Foden kan fastggres til hylstret med direkte laminering eller ved hjeelp af
en af folgende muligheder:

Lamineringsstiksaet — se monteringsvejledningen nedenfor.
Justeringsadaptere — se vejledningen for den relevante justeringsadapter.

VALG AF ENHED

Kontrollér, at den valgte variant af enheden er egnet til
pavirkningsniveauet og vaegtgransen ifolge tabellen nedenfor.
Advarsel: Undga at overskride veegtgreensen. Risiko for fejl i enheden.
Valg af forkert kategori kan ogsa medfere, at enheden fungerer darligt.

Cheetah Junior

Vagt i kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Vaegt i pund 33-53 54-75 76-99 100-121
Kategori 1 2 3 4

Alle andre enheder:

Vgt i kg 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 |101-116(117-130(131-147

Vaegt i pund |99-115|116-130|131-150{151-170(171-194|195-220|221-256|257-287|288-325

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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MONTERINGSVEJLEDNING

Forsigtig: Epoxy kan forarsage allergiske reaktioner, nar det kommer i direkte
kontakt med kroppen.

Forsigtig: Der kan veere fare for at skeere sig pa skarpe kanter eller splinter.

Nike-sdler
Enheden kan udstyres med en piggesal eller sal fra Nike. Se
instruktionerne angdende montering af den relevante sal/pude.

Lamineringsstik
Lamineringsstikket skal lamineres direkte pa hylsterets bagvaeg.
Advarsel: Sgrg for at vende lamineringsstikket korrekt, inden du starter.
Skuldrene pa indleeggene (markeret med pil) skal vaere vendt mod
hylsteret (Fig. 1 & 2).
1. Placer lamineringsstikket i den midterste tredjedel af hylsteret for at
gore hgjdejusteringen lettere.
2. Serg for, at hylsterets overflade er plan. En plan overflade under
lamineringsstikket fordeler belastningen til den tilsluttede fod.
3. Brug en friktionspude mellem lamineringsstikket og foden.
4. Brug spaendeskiver og tilspandingsbolte som vist i tabel 3.

Sat Enhed Vagtgrense | Boltstarrelse | Momentvardier

Flex-Foot Cheetah
Laminerings- | Cheetah Xtend
stikseet Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Laminerings-
stiksaet,
peediatrisk
(CHX50007)

Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm

JUSTERINGSANVISNINGER
Basisjustering (Fig. 3-5)
Sagittalplan
1. Brug en justeringsjig til at fastlegge den lodrette hylsterposition.
2. Serg for, at belastningslinjen tvedeler hylsteret.
3. Kontrollér:
— at belastningslinjen gar gennem kontaktpunktet pa jorden
— eller at belastningslinjen ligger bag tdenden i henhold til mal
X nedenfor (Fig. 3).
4. Spaend foden fast i den korrekte bgjningsposition Y (Fig. 3).

Koronalplan

1. Indstil den relevante abduktion/adduktion for hylsteret.

2. Forskyd fodmodulet 12mm veek fra midterlinjen (Fig. 4). Cheetah
Junior: Ingen forskydning.

3. Indstil til 5° ekstern rotation (Fig. 5).

4. Indstil den korrekte hgjde - se Kompression i tabellen nedenfor for at
kompensere for lodret kompression.
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Enhed Mal X [mm] Fleksionsvinkel Y [°] [Kompression [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15
Dynamisk justering

Fysisk evne og leengden af stumpen har betydning for justeringen.
Optimal justering reducerer energiforbruget og mindsker muskel- og
ledbandsbelastning.

Foretag justering for at forbedre gangsymmetrien.

AP-justeringen og den lodrette afbgjning fra hylster til fod kan pavirke
skridtleengden.

Tilskeering af foden

Serg for, at brugeren har tilstraekkelig plads under kneefleksion.

Brug en nedstryger eller bandsav til at tilskeere foden.

Bemaerk: Foden skal flugte med eller straekke sig over lamineringsstikket.

Fejlfindingsvejledning
Serg for, at hylsteret passer, og at suspensionen er optimal. Undersgg
lgbesymmetrien ved patientens foretrukne labehastighed.
Hvis varigheden af belastningen af protesen er lengere end for den
kontralaterale side:

« Fodmodulet er for bladt

« Protesen er for kort

« Foden er rettet for langt ind fortil

Hvis varigheden af belastningen af protesen er kortere end for den
kontralaterale side:

« Fodmodulet er for stift

« Protesen er for lang

« Foden er rettet for langt ind bagtil

Bemaerk: Hvis du flytter fodens AP-position, pavirkes hoftefleksionen,
skridtleengden og kroppens bevaegelighed.

BRUG

Rengoring og vedligeholdelse

Rengares med en fugtig klud og en mild sebe. Tarres med en klud efter
rengering.

Omgivende forhold

Enheden er vandteet.

En Waterproof-enhed kan bruges i et vadt eller fugtigt miljg og nedsaenkes
i op til 3 meter dybt vand i maksimalt 1 time.

Den taler kontakt med: saltvand, klorvand, sved, urin og milde saber.

Det taler ogsa lejlighedsvis eksponering for sand, stev og snavs.
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Kontinuerlig eksponering er ikke tilladt.

Tor med en klud efter kontakt med ferskvand eller fugtighed.

Renger med ferskvand efter eksponering for andre vasker, kemikalier,
sand, stov eller snavs, og ter med en klud.

VEDLIGEHOLDELSE

Enheden skal undersgges regelmeessigt af en bandagist med hensyn til
forekomsten af splinter og/eller delaminering. Hyppigheden fastleegges
ud fra patientens aktivitetsniveau.

Bemark: Hvis Cheetah Xpanse bruges til lengdespring, skal den
undersgges hver 3. méaned for splinter og/eller delaminering af en
bandagist.

RAPPORTERING AF ALVORLIGE HANDELSER
Enhver alvorlig haendelse i forbindelse med enheden skal rapporteres til
producenten og de relevante myndigheder.

BORTSKAFFELSE
Enheden og emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med de
respektive lokale eller nationale miljgbestemmelser.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Ossur patager sig intet ansvar for falgende:
« Enheder, der ikke er vedligeholdt som beskrevet i brugsanvisningen.
« Enheder, der er samlet med komponenter fra andre producenter.
« Enheder, der ikke anvendes ifglge de anbefalede brugsbetingelser,
formal eller miljger.

Overensstemmelse

Denne enhed er testet i henhold til ISO 10328-standarden til at kunne
holde til to millioner belastningscyklusser.

Afhangigt af patientens aktivitetsniveau kan dette svare til 1 ars brug.

Cheetah Junior

1SO 10328 - Markat
Kategori | Vaegt (kg) Ekstrem effekt Maerkattekst

1 24 ISO 10328-P3*-24 kg

2 34 ISO 10328-P3*-34 kg

3 45 ISO 10328-P3-45kg

4 55 ISO 10328-P3-55kg

5 67 I1SO 10328-P5-67 kg

6 84 ISO 10328-P6-84 kg
*Faktiske testbelastninger afspejler den maksimale kropsmasse
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Alle andre enheder:

1SO 10328 - Mzerkat

Kategori | Vaegt (kg) Ekstrem effekt Markattekst
1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

*Faktiske testbelastninger afspejler den maksimale kropsmasse

ISO 10328 - “P” - “m"kg*) /N

*) Kropsvaegtgraense ma ikke overstiges!

Se fabrikantens skriftlige instruktioner om
A pataenkt anvendelse for specifikke betingelser
og begraen sninger for brug!
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SVENSKA
Medicinteknisk produkt

BESKRIVNING
Enheten &r en protesfot fér sportaktiviteter.

AVSEDD ANVANDNING

Enheten ingdr i ett protessystem som ersitter fot- och fotledsfunktionen
hos en férlorad nedre extremitet.

Lampligheten att anvinda den hir enheten med protesen och patienten
maste utvirderas av ortopedingenjér.

Enheten maste monteras och justeras av ortopedingenjér.

Indikationer och mdlpatientgrupp
« Férlust av nedre extremiteter, amputation eller brist
« Inga kidnda kontraindikationer
Enheten ir avsedd for hog till extremt hog aktivitetsniva, t.ex. snabb gang,
|6pning och sport.
— Cheetah Xpanse &r dven till for langdhopp.

ALLMANNA SAKERHETSINSTRUKTIONER

Ortopedingenjéren bér informera patienten om allt i detta dokument
som krivs fér siker anvindning av denna enhet.

Varning: Om det férekommer en fériandring eller forlust av enhetens
funktionalitet, eller om enheten visar tecken pa skada eller slitage som
hindrar dess normala funktioner, ska patienten sluta anvinda enheten
och kontakta en ortopedingenjor.

Enheten &r endast avsedd fér enpatientsbruk.

NODVANDIGA KOMPONENTER

Foten kan fistas i hylsan med direktlaminering eller med hjilp av nagot
av féljande alternativ:

Anslutningsplatta fér laminering — se monteringsanvisningarna nedan.
Inriktningsadaptrar — se anvisningarna for relevant inriktningsadapter.

ENHETSVAL

Kontrollera att den valda varianten av enheten idr limplig for
belastningsnivén och viktgrinsen enligt f6ljande tabell.

Varning! Overskrid inte viktgransen. Risk fér enhetsfel.

Ett felaktigt kategorival kan ocksa leda till att enheten inte fungerar som
den ska.

Cheetah Junior

Vikt (kg) 15-24 25-34 35-45 46-55
Vikt (Ibs) 33-53 54-75 76-99 100-121
Kategori 1 2 3 4

Alla andra enheter:

Vikt (kg) 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 |89-100|101-116(117-130{131-147

Vikt (Ibs) | 99-115 |116-130|131-150|151-170|171-194|195-220(221-256(257-287|288-325

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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MONTERINGSANVISNINGAR

Varning! Epoxi kan orsaka allergiska reaktioner vid direktkontakt med
kroppen.

Varning: Skarpa kanter eller flisor kan utgéra en skirrisk.

Nike-sulor
Enheten kan utrustas med en Nike-Spike Pad eller Nike Sole. Se
instruktionerna for relevant sole/Pad fér monteringsanvisningar.

Lamineringsanslutning

Lamineringsadaptern maste lamineras direkt i hylsans posteriora vigg.

Varning: Se till att orientera lamineringsadaptern pa ritt sitt innan du

borjar. Insatsernas axlar (markerade med pil) ska vara riktade mot hylsan

(Fig. 1& 2).

1. Placera lamineringsadaptern i hylsans mellersta tredjedel for att
underlitta hojdjusteringen.

2. Se till att hylsans yta 4r plan. En plan yta under
lamineringsanslutningen férdelar belastningen till den anslutna foten.

3. Anvind en friktionsplatta mellan lamineringsadaptern och foten.

4. Applicera lasvitska och vridmomentbultar enligt tabell 3.

Kit Enhet Viktbegransning | Bultstorlek | Momentvirden

Flex-Foot Cheetah
Lamination | Cheetah Xtend
connector kit | Cheetah Xtreme | 147kg 3/8 tum 45Nm
(FSX50009) | Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Lamination
t

connector. Cheetah Junior 55kg 5/16tum | 28Nm

kit, pediatric

(CHX50001)

INRIKTNINGSANVISNINGAR

Biinkinriktning (Fig. 3-5)

Sagittalplan

1. Anvind en inriktningsjigg for att stilla in hylsan i vertikalplanet.

2. Se till att belastningslinjen 4r i mitten av hylsan.

3. Settill att
— belastningslinjen gar genom markreferenspunkten
— eller att belastningslinjen dr bakom tans dnde enligt matt X nedan

(Bild 3).
4. Spinn fast foten i ritt flexionslige Y (Bild 3).

Frontalplan

1. Stall in korrekt hylsabduktion/-adduktion.

2. Forskjut fotmodulen 12mm fran mittlinjen (Bild 4). Cheetah Junior:
Ingen férskjutning.

3. Still in fér 5° extern rotation (Bild 5).

4. Still in korrekt hojd — se kompression i tabellen nedan fér att
kompensera fér vertikal kompression.
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Enhet Matt X (mm) Flexionsvinkel Y (°)Kompression (mm)
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
ICheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Dynamisk intiktning

Den fysiska férmagan och amputationsstumpens langd kommer att
paverka inriktningen. Optimal inriktning minskar energiférbrukningen
och minskar belastningen pa muskler och ledband.

Justera inriktningen for att férbattra gdngsymmetrin.

A/P-inriktningen och vertikal deflektion fran hylsa till fot kan paverka
steglangden.

Kapa foten

Se till att anvandaren har tillrickligt med utrymme vid kniflexion.
Anvind en bagfil eller bandsag fér att trimma foten.

Obs! Foten maste vara jaimns med eller sticka ut ur
lamineringsanslutningen.

Felsékningsguide
Se till att hylsans inpassning och suspension &r optimala. Undersok
|[6psymmetrin vid patientens féredragna Iéphastighet.
Om varaktigheten fér belastning av protesen ir lingre jamfért med den
kontralaterala sidan:

« Fotmodulen &r fér mjuk

« Protesen #r fér kort

« Foten dr inriktad fér langt anteriort

Om varaktigheten fér belastning av protesen dr kortare jaimfért med den
kontralaterala sidan:

« Fotmodulen &r fér hard

« Protesen ir for lang

« Foten dr inriktad fér langt posteriort

Obs! Om du flyttar fotens A/P-lige kommer det att paverka hoftflektion,
steglangd och balens rorelse.

ANVANDNING

Skotsel och rengéring

Rengdr med en fuktig trasa och en mild tval. Torka med en trasa efter
rengdring.

Miljéférhallanden

Enheten &r vattentit.

En vattentit enhet kan anvindas i en vat eller fuktig miljé och sinkas ner
i upp till 3meter djupt vatten i hégst 1 timme.

Den tal kontakt med: saltvatten, klorerat vatten, svett, urin och milda
tvalar.
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Den tal ocksé enstaka exponering fér sand, damm och smuts.
Kontinuerlig exponering ir inte tillaten.

Torka med en trasa efter kontakt med sétvatten eller fukt.

Rengdér med sotvatten efter oavsiktlig exponering fér andra vitskor,
kemikalier, sand, damm eller smuts och torka med en trasa.

UNDERHALL

Enheten maste undersokas regelbundet med avseende pa flisor och/eller
delaminering av ortopedingenjér. Intervallet bor faststillas baserat pa
patientens aktivitet.

Obs! Cheetah Xpanse maste undersckas for flisor och/eller delaminering
var tredje manad av ortopedingenjér om den anvinds foér lingdhopp.

RAPPORTERA ALLVARLIGA INCIDENTER
Alla allvarliga hindelser i samband med enheten maste rapporteras till
tillverkaren och relevanta myndigheter.

KASSERING
Enheten och férpackningsmaterialet ska kasseras i enlighet med lokala
eller nationella miljsbestammelser.

ANSVAR
Ossur fransager sig allt ansvar for féljande:
« Enhet som inte underhallits enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
« Enhet som monterats tillsammans med komponenter fran andra
tillverkare.
« Enhet som anvinds under andra dn rekommenderade férhallanden,
anvindningsomraden eller miljcer.

Overensstimmelse
Denna enhet har testats enligt standarden 1SO 10328 med tva miljoner
belastningscykler.

Beroende pa patientens aktivitetsniva kan det motsvara 1 ars anvindning.

Cheetah Junior

I1SO 10328 - Etikett
Kategori | Vikt (kg) Extrem belastning Mirkning
1 24 I1SO 10328-P3+*-24 kg
2 34 I1SO 10328-P3*-34 kg
3 45 I1SO 10328-P3-45kg
4 55 I1SO 10328-P3-55kg
5 67 I1SO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg
*Faktiska testbelastningar 4terspeglar maximal kroppsmassa
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Alla andra enheter:

I1SO 10328 - Etikett

Kategori | Vikt (kg) Extrem belastning Mirkning
1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

*Faktiska testbelastningar 4terspeglar maximal kroppsmassa

1SO 10328 - “P" - “m”kg ) /N

*) Maximal kroppsmassa fér inte 6verskridas!

For sérskilda villkor och begrénsningar for
A anvandningen, se tillverkarens skriftliga
instruktioner!
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EAAHNIKA
latpoTexvoAOYIKO TTPOIOV

MNEPITPAOH
To mpoidv gival éva mpooBeTIKS MEAUA yia aBANTIKEG SpaAoTNPIOTNTES.

NMPOBAEMOMENH XPHXZH

To mpoidv mpoopileTal W TURHA EVOG TTPOCBETIKOU CUOTHUATOG TTOU
avTikaB1oTd Tn AelToupyia Tou EAPATOG KAl TOU aoTPpaydAou evog eNNeimovTog
KATW dKpou.

H KataAANAGTNTA AUTOU TOU TIPOIBVTOG Yia TNV TPOBEDN Kal ToV acBevr
nipémel va a§lohoynBolv amé évav emayyehpatia vyeiag.

To mpoidv mpémel va TomoBeteital pubpifeTal amOKAEIOTIKA amo emayyehpatia
uyeiag.

Evéeieig yia xprion kat mAnOuouo¢ acOsvwv-oTéxog
« ANAELD, aKPWTNPLACUAG I} AVEMAPKELA KATW AKPOU
« Aev undipyouv YVwoTEG avTevdeielg
To mpoidv mpoopiletal yia xprion o€ uPnAd éwg akpaia mimeda katamoévnong,
LY. YPriyOpO MEPTATNHA, TPEIHO Kal abArjpata.
— Cheetah Xpanse: givat kat yta d\pa €1¢ MRKoG.

TENIKEZ OAHTIEX AZOANEIAXZ

O enayyeAuatiag vyeiag Oa mpémel va evnUePWOEL TOV aoBevn yia ONEG TIG
odnyieg mou mepAapBAvel To TAPOV €yyPAPO KAl Ol OTIOIEC TTPETTEL VA
TNPEOUVTAL VIO TNV ACPAAR XPoN QUTHG TOU TIPOIOVTOG.

Mposgidomnoinon: Eav mapatnpnBei alayn rj amwAela Tng AetrtoupyikdTNTag
TNG CUOKEUNG 1 €Gv N cuoKewr mapouatdlel onuadia PAAPNG ri Bopag mou
eumodifouV TIG KAVOVIKEG AEITOUPYIEG TN, 0 a0Bevg Ba MPEMEL va OTAPATHOEL
TN XProN TNG CUCKEUNG KAl VA ETTIKOIVWVHOEL JE £Vav MAyyEAPATIO UYEIQG.

To mpoidv mpoopileTat yia xprion and évav pévo acHevn.

AMAITOYMENA EEAPTHMATA

To mé\pa pmopei va ouvSeBei otn Orkn pe dueon otpwuatonoinon f
XPNOHOTIOWVTAG Hia armd TIG akOAoUOEG emMAOYEC:

Kit ouvdetripa otpwuatomnoinong - Seite i 08nyie ocuvappoAdynong mapakdatw.
Mpooappoyeic EUBLYPANHIONG - AVATPEETE OTIG 0ONYIEC YIA TOV OXETIKO
TIPOCapHOYED EVBUYPAUUIONG.

EMIAOTH MPOIONTOX

BeBaiwBeite 6T1 n emAeypévn €kSoaon Tou MPOIOVTOC gival KATAANNAN yia TO
emnimedo kpoLONG Kal To 6plo BAPOUG CUUPWVA LIE TOV TTOPAKATW TTIVAKA.
Mposgidomoinon: Mnv unepfaivete o 6plo Bapouc. Kivduvog BA&RN¢ Ttou
TIPOIOGVTOC.

H go@alpévn emAoyn Katnyopiag evoéxetal, emiong, va odnyfioel o€ Kakn
A€ITOUpYia TOU TTPOIGVTOG.

Cheetah Junior

Bapog os kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Bapog oz Ibs 33-53 54-75 76-99 | 100-121
Katnyopia 1 2 3 4




‘ONa ta GAN\a mipoidvta:

‘Bépocaakg 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 |89-100(101-116/117-130{131-147

‘deo< ot lbs| 99-115 |116-130/131-150(151-170(171-194195-220|221-256|257-287|288-325

Katnyopia | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OAHrFIEXZ £ZYNAPMOAOIHZIHX

Mpoacoxn: H emofikn pntivn pmopei va mpokaAéoel aMepYIKEG avTIOPATELG OTaV
£PXETAL OE APECN EMOAPH IE TO CWHA.

Mpoagoxn: AixunpEG AKPEG 1y Bpavopata umopei va TpoKaAéoouv Kivuvo KOG,

X6Aec Nike

H ocuokeur pmopei va e§omioTei pe évav mato pe kap@td Nike i pia coha Nike.
Avatpé€Te 0TIG 08NYIES Yla TN OXETIKK) OONA/TTATO Yia TIG 08nYieg
ouvapuoldynong.

Juvéetripag emioTpwong

O ouvdeTiipag emicTpwong MPEMel va emoTpwOei ameubeiag péoa oto omicbio

Toixwua ™G BRKNG.

Mpogidomoinon: Mpiv EEKIVAOETE, PPOVTIOTE Va TOMOBETHOETE TOV OUVSETHPA

eMOTPWONG UE TOV 0woTd Tpomo. Ot TPoe€oxEC Twv eVOETWV (TTOU PEPouV TO

BéNog) mpémet va tomoBetolvTal pog tn Orkn (Eik. 1&2).

. TomoBeTr0TE TOV CUVSETHPA EMOTPWONG OTO HECAIO TPITO TUAHA TNG
OnKNG, MPOKEeIUEVOU va SIEUKONUVETE TN pUBUION TOU UYPOUG.

2. BeBaiwbeite 611 n empavela g Brikng gival emimedn. Mia emimedn
EM@PAVELD KATW OTTO TOV GUVOETIPA EMOTPWONG KATAVEUEL TO POPTIO
oto ouvdedepévo méNpa.

. Xpnoipomotnote éva umoBepa TpIRRG HETAa& Tou CUVOETHPA
EMOTPWONG KAl TOU TIEAUATOG,.

4. EpappooTe TNV KOMNA OTIEIPWHATOG KAl TOUG KOXAIEG POTTAG OTTWG

PaiveTal GTOV TOPAKATW Mivaka 3.

-

w

" ‘Oplo MéyeBog . )
K MNpoio Twég por
r potov Bapoug | KoxAia =G pormC
FlexFoot Cheetah | 147kg | 3/8" 45Nm
Kit ouvéetripa Cheetah Xtend
oTpwpatonoinong Cheetah Xtreme
(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse
Kit ouvdetripa Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
oTpwHaTOomoiNoNG,
madlatpiké (CHX50001)

OAHTIEX EYOYTPAMMIZHZ

Apxikn) evuypdppuon (Eik. 3-5)

OBeMaio eminedo

. Xpnopomotnote éva epyaleio euBuypAupiong, MPoKelpévou va
kaBopioete TNV KABeTN B€on TN ONKNG.

2. BeBalwbeite 6Tt n ypapur @optwong SixoTopei Tn Orkn.

. BeBaiwbeite ot
— N YPOMUUN POPTWONG BPICKETAL 0TO ONUEIO EMAPAG HE TO £50¢pOG
— 1 OTLN YPOU @OPTWONG ivat omioBia mpog Tnv dkpn Twv SaKTUAWY

(Ew. 3).
4. T@ite 1o méa oTn owotr Béon Kauwnc Y (Eik. 3).

.

w
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Metwmaio eminedo
1. PuBpioTe TNV KAtdAANAN amaywyr/mpocaywyn 8nkne.
2. Metatomiote tn povada méAuatog 12 mm pakptd and tov aova (Eik. 4).
Cheetah Junior: Kapia petatomon.
3. PUBWoN yia 5° e§wteptkng meplotpo@nc (Eik. 5).
4. OpioTe To OWOTO VYOG - AVATPEETE OTO BEUA «OUUTTIETN» OTOV TIAPAKATW
TvaKa yla va avTIoTAOWICETE TNV KATAKOPU@N CUUTTEDN.

Mpoiov lAtaotaon X [mm] wvia kappngY [°] Zvpmieon [mm]
FlexFoot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
Cheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Avvauikn evuypduuion

H OwUaTIKr IKAVOTNTA KAt TO KOG TOU UTTOAEIUHATIKOU OKENOUG Ba
emnpedoouv TNV euBuypdppon. H BEATIOTN EUBUYPAUION HEIWVEL TIG
EVEPYELOKEG SATTAVEG KA PEWWVEL TNV KATATOVNON TWV MUWV KAl TWV CUVOECUWV.
MNpoocappdote TNV uBUyPApUION Yia va BEATIWOETE TN cuppeTpia Badiong.

H guBuypdupion M-0 kat n k&dOeTn amdkAion and tn OrKn TPOg To TEAUA
UITOpE( va eMNPEACOLV TO HrKOG TOU BAUATOG.

Mpocapuoyn tov méAuarog

BeBaiwBeite Tl 0 XprOTNG €XEL EMAPKN XWPO KATA TNV KAUYPN TOU YOVATOU.
XPNOILOTIOINOTE €va TIPLOVL I TIPIOVOKOPSENA YIa VA TIEPIKOWETE TO TIEAUAL.
Inpeiwon: To méhpa npémet va givat oto idio emimedo | va ekteivetal mvw
amnd Tov cUVSETHPaA OTPWHATOTOINONG.

038nyo¢ emidvong npofAnudrwv
BeBaiwBeite &T1 n gpappoyn TnG ONKNg Kal n avdptnon givat ot BEATIOTEG.
E§etdote Tn ouppeTpia Tpeipatog otnv mpoTIHWHEVN TaxUTNTA TPESipaTOg
TOoU aoBevouc.
Edv n Sidpkela @dptwong tng mpobeang ivat PeyaNUTepn o€ CUYKPLON UE TNV
avtifetn meupa:

+ H povada méhuatog givat umepBoAIKA palakn

« HmpoBeon ival umepPoAika kovtn

« To méApa gival euBUYPAUMIOPUEVO UTIEPBONIKA TTPOG TA EUTTPOG

Eav n Siapkela @dptwong Tng mpobeong ival HIKPOTEPN O CUYKPLON HE TNV
avtifetn meupa:

« H povdda méhpatog givat umepBOAIKAE AKAUTTTN

« HmpoBeon gival umepPolikd pakpld

« To méApa gival eubuypaupiopévo uePBONIKA TTPOG TA THOW

Inpeiwon: edv petakivijoete tn B€on MN-0 Tou méApatog, Ba emnpeactouv n
KAUYN Tou 1oYiov, TO HAKOG TOU BMATOG Kal N Kivion Tou Kopuou.
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XPHZIH

Ka@apioudéc kat ppovtida

KaBapioTe pe éva uypo mavi kat éva Ao oamouvL. ITEYVWOTE PE £va TTavi PETA
Tov kaBaplopo.

MepiBardovtikéc ouvOrkeg

To mpoidv gival adtafpoxo.

‘Eva adiaBpoyo mpoidv pmopei va xpnotpomnolnBei og uypd ) und vypacia
miepIBANov Kat va BubioTei og YAUKO vepd BABoUG £wg 3 HETPa Yia LEYIOTO
Saotnua 1 wpag.

Mmopei va givat avOeKTIKr oTnv ema@r Pe: aAatdvePO, XAwpPIwHEVO VEPD,
£@idpwon, oupa Kat fmag Spdong camouvia.

Mmopei emiong va avexBei Tnv meptotaciakn €kBeon oTnv APPO, TN OKOVN Kal
™ Bpwuid. H ouvexrig ékBeon Sev emtpémetal.

ZTEYVWOTE PE éva TTavi HETA amo emagn pe YAUKS vepd 1y uypaoia.

KaBapioTe pe YAUKS vepo PeTA amd €kBeon o AAa Lypad, XNUIKA, Ao, OKOVN
N BPWIA KAl OTEYVWOTE PIE €va TTIAVI.

ZYNTHPHZH

To mpoidv mpémnel va e€eTaleTal TAKTIKA Yia Opavouata i/kat
anmooTpwuatonoinon ané enayyeApatia vyeiag. To Staotnua Ba mpénet va
kaBopiletal pe Baon tn SpactnpidTnTa ToU AcBeVOUG.

Inpeiwon: EmmpooBétwe, o Cheetah Xpanse mpémel va e€etaletal K& Tpelg
UAVEG yla Opavopata fi/Kat amooTPwHAToToiNon and 1aTpo, £av
XPNOIHOTIOLEITAL Y10t AAMA E1G KOG,

ANA®OPA ZOBAPOY MEPIZTATIKOY
Omotodnmote coPapd cuPPBAV OE OXEON LIE TO TIPOTOV TIPETTEL VA AVAPEPETAL
OTOV KATOOKEUAOTH| KAl OTIG APHOSIES APXEC.

AMNOPPIYH
To mpoidv kal N cuokevacia Ba MPETEL va amoppimTovTal CUUPWVA LE TOUG
avTioToIXouG TOTTIKOUG 1 €BVIKOUG TEPIBAANOVTIKOUG KAVOVIOUOUG.

EYOYNH
H Ossur 8ev avahapBdvel kapia euBovn yia Ta akéhouba:
« Mn ouvtrpnon Tou mPoIdVTOG CUMPWVA HE TIG 08nyieg Xpriong.
+ YuvappoAdynaon Tou MPOoIOVTOG HE EEAPTAATA AAAWVY KATAOKEUAOTWV.
+ Xprion Tou MPoidvTOG EKTOG CUVIOTWHEVWY CUVONKWV XProng,
£QAPHOYNG 1 TEPIBANOVTOG.

IYMMOPOQIH

AuTO 10 TIPOIdV éxel eENeyxOei ocuMPWVa pe To pdTumo ISO 10328 yia Svo
EKATOMHUPLA KUKAOUG (POPTWONG.

Avdaloya pe tn §pacTtneotnTa Tou acevolc, autd umopei va avtioTolxei o€ 1
£10¢ Xpnonc.
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Cheetah Junior

1SO 10328 - Zjpavon

Katnyopia Bapog (Kg) Akpaia kpouon | Keipevo ojpavong

1 24 1SO 10328-P3*-24 kg

2 34 1SO 10328-P3*-34 kg

3 45 1SO 10328-P3-45kg

4 55 1SO 10328-P3-55kg

5 67 1SO 10328-P5-67 kg

6 84 1SO 10328-P6-84 kg
*Ta mpaypatika @optia Sokiung aneikovi{ouv Tn péylotn pala cwpaTog

‘ONa ta dMN\a mpoidvta:

1SO 10328 - Zpavon

Katnyopia Bapog (Kg) Akpaia kpouon | Keipevo ojpavong
1 52 1SO 10328-P3-52kg
2 59 1SO 10328-P3-59kg
3 68 1SO 10328-P4-68 kg
4 77 1SO 10328-P5-77 kg
5 88 1SO 10328-P6-88kg
6 100 1SO 10328-P7-100 kg
7 116 1SO 10328-P8-116 kg
8 130 1SO 10328-P8-130kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg

*Ta mpaypaTIKA @opTia SOKIUAG ameikovi(ouv Tn PéyloTn Hada owuaTog

ISO 10328 - “P” - “m”kg *)

A

*) To 6pto palag owpatog dev mpénet va

unepPBaivetal!

A

Ta GUYKEKPIUEVEG TIPOUTIOBETEIG KAl TIEPIOPIGHOUG
otn xpnon, BA. Ti¢ ypantég odnyieg mpoPAenodpevng
XPNONG TOU KATaoKeLaoTh!
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SUOMI
Ladkinnallinen laite

KUVAUS
Laite on urheiluun tarkoitettu proteesijalkatera.

KAYTTOTARKOITUS

Laite on tarkoitettu osaksi proteesijirjestelmis, joka korvaa puuttuvan
raajan jalkateri- ja nilkkatoiminnan.

Terveydenhuollon ammattilaisen on arvioitava tamin laitteen soveltuvuus
proteesiin ja potilaalle.

Laitteen saa asentaa ja sd4tdd vain terveydenhuollon ammattilainen.

Kdyttoaiheet ja kohdepotilasryhmd
« Alaraajan menetys, amputaatio tai synnynniinen puuttuminen
« Ei tiedettyja vasta-aiheita
Laite on tarkoitettu korkeasta erittdin korkeaan aktiivisuustason kayttéon,
esim. nopeaan kivelyyn, juoksuun ja muuhun urheiluun.
— Cheetah Xpanse -laitetta voi kiyttda myos pituushyppyyn.

YLEISIA TURVALLISUUSOHJEITA

Terveydenhuollon ammattilaisen on ilmoitettava potilaalle kaikista tassa
asiakirjassa mainituista tiedoista, jotka potilaan tulee tietds pystydkseen
kayttimaian tata laitetta turvallisesti.

Varoitus: jos laitteen toiminta muuttuu tai heikkenee tai jos laitteessa on
merkkeji vaurioista tai kulumista, jotka haittaavan sen normaalia
toimintaa, potilaan tulee lopettaa laitteen kiytts ja ottaa yhteyttad
terveydenhuollon ammattilaiseen.

Laite on tarkoitettu yhden potilaan kayttosn.

TARVITTAVAT OSAT

Jalkaterin voi kiinnittda holkkiin suoraan laminoimalla tai jollakin
seuraavista vaihtoehtoisista tavoista:

Laminointiliitintisarja — katso jaljempina olevat asennusohjeet.
Kohdistussovittimet — katso kyseisen kohdistussovittimen ohjeet.

LAITEVALIKOIMA

Varmista, ettd laitteen valittu versio sopii iskukuormitustasolle ja
painorajalle seuraavan taulukon mukaisesti.

Varoitus: Al4 ylit4 painorajaa. Laitteen vikaantumisvaara.

Virheellinen luokkavalinta voi myés johtaa laitteen huonoon toimintaan.

Cheetah Junior.

Paino kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Paino Ibs 33-53 54-75 76-99 100-121
Luokka 1 2 3 4

Kaikki muut laitteet:

Paino kg 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 |89-100|101-116(117-130{131-147

Paino Ibs | 99-115 (116-130|131-150|151-170(171-194|195-220|221-256|257-287(288-325

Luokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ASENNUSOHJEET

Huomaa: Epoksi voi aiheuttaa allergisia reaktioita vilittémissa
kosketuksessa kehon kanssa.

Varoitus: Terdvit reunat tai sirpaleet voivat aiheuttaa leikkautumisvaaran.

Nike-pohjat
Laite voidaan varustaa Nike Spike Pad -piikkipohjalla tai Nike-pohjalla.
Katso asennusohjeet kyseenomaisen pohjan/piikkipohjan ohjeista.

Laminointiliitin

Laminointiliitin on laminoitava suoraan holkin takaseinamain.

Varoitus: Varmista ennen aloittamista, varmista, ettd suuntaat

laminointiliittimen oikealla tavalla. Inserttien (nuolella merkityt) olakkeet

pitdd suunnata holkkiin pdin (Kuva 1& 2).

1. Aseta laminointiliitin holkin keskimmdiseen kolmannekseen, jotta
korkeuden si#ité olisi helpompaa.

2. Varmista, ettd holkin pinta on tasainen. Tasainen pinta
laminointiliittimen alapuolella siirtdd kuorman kytketylle jalkaterille.

3. Kayti kitkalevyd laminointiliittimen ja jalkaterén vilissa.

4. Kayta kierrelukitetta ja kiristéd pultit alla olevan taulukon 3tietojen

mukaisesti.

Sarja Laite Painoraja | Pultin koko | Kiristysmomentit
Flex-Foot Cheetah

Laminointi- Cheetah Xtend

adapterisarja Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm

(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Laminointi-

dapterisarja,

acapterisarja Cheetah Junior | 55kg | 5/16" 28Nm

pediatrinen

(CHX50001)

SUUNTAUSOHJEET

Alustava suuntaus (Kuva 3-5)
Sagittaalitaso
1. M#éritd holkin vertikaalinen paikka suuntausjigin avulla.
2. Varmista, ettd kuormituslinja kulkee keskelld holkkia.
3. Varmista,
— ettd kuormituslinja osuu maakosketuspisteeseen
— tai ettd kuormituslinja on alla olevan mitan X mukaisesti
varpaanpiin takapuolella (Kuva 3).
4. Kiinnita jalkaterd oikeaan koukistuskulmaan Y (Kuva 3).

Koronaalitaso

1. Loitonna/lahennd holkkia asianmukaisesti.

2. Siirré jalkateramoduuli 12 millimetrin p&aahin keskiviivasta (Kuva 4).
Cheetah Junior: Ei siirtoa.

3. Aseta kierroksi ulospiin 5° (Kuva 5).

4. Aseta oikea korkeus - katso kompressio-sarake alla olevasta taulukosta
vertikaalisen kompression kompensoimiseksi.
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Laite Mitta X [mm] Koukistuskulma Y [JKompressio [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Dynaaminen suuntaus

Fyysinen kyky ja tyngin pituus vaikuttavat suuntaukseen. lhanteellinen
suuntaus vihentii energiankulutusta ja vahentai lihasten ja nivelsiteiden
rasitusta.

Saddid suuntaus kivelyn symmetrian parantamiseksi.

A-P-suuntaus ja pystysuuntainen poikkeama holkista jalkaterdan voi
vaikuttaa askelpituuteen.

Jalkaterdn lyhentdminen

Varmista, ettd kayttdjilla on riittavisti tilaa polven koukistuksen aikana.
Lyhenni jalkaterd rautasahalla tai vannesahalla.

Huomautus: Jalkaterén on oltava laminointiliittimen kanssa samassa
tasossa tai sen ylapuolella.

Vianetsintdopas
Varmista, ettd holkin istuvuus ja kiinnitys ovat optimaaliset. Tutki juoksun
symmetriaa potilaan haluamalla juoksunopeudella.
Jos proteesin kuormituksen kesto on pitempi kuin kontralateraalisella
puolella:

« jalkateraimoduuli on liian pehmei

- proteesi on liian lyhyt

- jalkaterd on kohdistettu liian pitkille eteenpdin.

Jos proteesin kuormituksen kesto on lyhyempi kuin kontralateraalisella
puolella:

« jalkateramoduuli on liian jaykka

« proteesi on liian pitka

« jalkaterd on kohdistettu liian kauas taaksepiin.

Huomautus: Jos jalkaterin A-P-asentoa siirretdan, silld on vaikutusta
lonkan koukistukseen, askelpituuteen ja vartalon liikkeeseen.

KAYTTO

Puhdistus ja hoito

Puhdista kostealla ritill4 ja miedolla saippualla. Kuivaa liinalla
puhdistuksen jalkeen.

Kdiyttéolosuhteet

Laite on vedenpitava.

Waterproof-laitetta voi kéyttdd mirdssa tai kosteassa ympéristossi ja
upottaa enintdidn kolmen metrin syvyiseen veteen enintiin yhden tunnin
ajaksi.
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Se kestdd suolavettd, kloorivettd, hiked, virtsaa ja mietoja saippuoita.

Se kestdd myds satunnaista altistumista hiekalle, pslylle ja lialle. Jatkuva
altistuminen ei ole sallittua.

Kuivaa se liinalla, kun se on ollut kosketuksissa makean veden tai
kosteuden kanssa.

Puhdista se makealla vedell, jos se on altistunut muille nesteille,
kemikaaleille, hiekalle, pélylle tai lialle, ja kuivaa liinalla.

HUOLTO

Terveydenhuollon ammattihenkilén on sidannéllisesti tutkittava laite
rikkoutumien ja/tai delaminoitumisen varalta. Tutkimusvili on
maidritettdvi potilaan aktiivisuuden perusteella.

Huomautus: Terveydenhuollon ammattihenkilén on tutkittava Cheetah

Xpanse rikkoutumien ja/tai delaminoitumisen varalta kolmen kuukauden

vilein, jos sitd kaytetdan pituushyppyyn.

ILMOITTAMINEN VAKAVISTA VAARATILANTEISTA
Kaikista laitteeseen liittyvistd vakavista tapahtumista on ilmoitettava
valmistajalle ja asianomaisille viranomaisille.

HAVITTAMINEN
Laite ja pakkaus on hivitettiva paikallisten tai kansallisten
ympiristomaardysten mukaisesti.

VASTUU
Ossur ei ole vastuussa seuraavista:
« Laitetta ei ole huollettu kayttoohjeissa neuvotulla tavalla.
« Laitteen kokoonpanossa kiytetdin muiden valmistajien osia.
« Laitteen kiytdssé ei noudateta suositeltua kiyttdolosuhdetta,
kayttokohdetta tai kiyttdymparistod.

Vaatimustenmukaisuus

Tami laite on testattu standardin 1SO 10328 mukaan

kestimiin kaksi miljoonaa kuormitusjaksoa.

Potilaan aktiivisuuden mukaan tdmi voi vastata yhden vuoden kiyttos.

Cheetah Junior.

ISO 10328 -merkinti
Luokka | Paino () Brittéin korkea | gy epiresti

1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 I1SO 10328-P3-45kg
4 55 I1SO 10328-P3-55kg
5 67 I1SO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

*Todelliset testikuormat vastaavat kehon enimmaiispainoa
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Kaikki muut laitteet:

1SO 10328 -merkinti

Luokka | :::u(("‘fr:‘ft’:::;:;‘°"‘ea Etikettiteksti
1 52 IS0 10328-P3-52kg
2 59 1SO 10328-P3-59 kg
3 68 1SO 10328-P4-68 kg
4 77 1ISO 10328-P5-77 kg
5 88 ISO 10328-P6-88 kg
6 100 SO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116kg
8 130 1ISO 10328-P8-130 kg
9 147 1ISO 10328-P8-147 kg

*Todelliset testikuormat vastaavat kehon enimmiispainoa

1SO 10328 - “P” - “m”kg #) A\

*) Kehonmassan rajaa ei saa ylittaa!

Erityisehtoja ja kéyttorajoituksia katso valmistajan
aiotun kayton kirjallisesta ohjeesta!
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NEDERLANDS
Medisch hulpmiddel

BESCHRI)VING
Het apparaat is een prothesevoet voor sportactiviteiten.

BEOOGD GEBRUIK

Het hulpmiddel is bedoeld als onderdeel van een prothesesysteem dat de
voet- en enkelfunctie van een ontbrekend onderste ledemaat vervangt.

De geschiktheid van het hulpmiddel voor de prothese en de patiént moet
worden beoordeeld door een medische-zorgverlener.

Het hulpmiddel moet worden aangemeten en afgesteld door een
medische-zorgverlener.

Indicaties voor gebruik en beoogde patiéntenpopulatie
« Verlies, amputatie of deficiéntie van de onderste ledematen
« Geen bekende contra-indicaties
Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik met een hoge tot extreme
impact, bijv. snelwandelen, rennen en sporten.
— Cheetah Xpanse is ook voor verspringen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De medische-zorgverlener dient de patiént te informeren over de inhoud
van dit document ten behoeve van het veilige gebruik van dit hulpmiddel.
Waarschuwing: als de werking van het hulpmiddel verandert of afneemt,
of als het hulpmiddel tekenen van schade of slijtage vertoont die de
normale functies van het hulpmiddel belemmeren, moet de patiént
stoppen met het gebruik van het hulpmiddel en contact opnemen met
een medische-zorgverlener.

Het hulpmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door één patiént.

VEREISTE COMPONENTEN

De voet kan aan de koker worden bevestigd met directe laminering of met
behulp van een van de volgende opties:

Lamination Connector Kit - zie onderstaande montage-instructies.
Uitlijningsadapters - zie instructies voor relevante uitlijningsadapter.

KEUZE VAN HULPMIDDEL

Controleer of de geselecteerde versie van het hulpmiddel geschikt is voor
het impactniveau en de gewichtslimiet volgens de volgende tabel.
Waarschuwing: overschrijd de gewichtslimiet niet, anders kan het
hulpmiddel kapot gaan.

Keuze van de onjuiste categorie kan er tevens toe leiden dat het
hulpmiddel niet naar behoren functioneert.

Cheetah Junior

Gewicht (kg) 15-24 25-34 35-45 46-55
Gewicht (Ibs) 33-53 54-75 76-99 100-121
Categorie 1 2 3 4

54



Alle andere hulpmiddelen:

Gewicht (kg) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-83 | 89-100 [101-116|117-130|131-147
Gewicht (Ibs) | 99-115 |116-130/131-150(151-170|171-194|195-220|221-256(257-287|288-325
(Categorie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MONTAGE-INSTRUCTIES
Let op: epoxy kan allergische reacties veroorzaken bij direct contact met het

lichaam.

Voorzichtig: scherpe randen of splinters kunnen snijgevaar opleveren.

Nike-zolen

Het apparaat kan worden uitgerust met een Nike-spikepad of Nike-zool.
Zie de instructies voor de relevante zool/pad voor de montage-instructies.

Lamineerconnector
De lamineerconnector moet rechtstreeks in de achterwand van de koker
worden gelamineerd.
Waarschuwing: alvorens te starten, moet u ervoor zorgen dat u de

lamineerconnector in de juiste richting plaatst. De schouders van de
inzetstukken (gemarkeerd met pijl) moeten naar de koker gericht zijn

(Afb.1&2).

1. Plaats de lamineerconnector in het middelste derde gedeelte van de
koker om de hoogte-instelling te vergemakkelijken.

2. Zorg ervoor dat het kokeroppervlak vlak is. Een vlak oppervlak onder
de lamineerconnector verdeelt de belasting over de aangesloten voet.

3. Gebruik een frictiepad tussen de lamineerconnector en de voet.

4. Breng draadborgmiddel aan en haal de bouten aan zoals aangegeven

in tabel 3.
Aanhaal t-
Kit Hulpmiddel Gewichtslimiet | Boutgrootte annaaimomen
waarden
Flex-Foot Cheetah
Lamineer- Cheetah Xtend
connectorset | Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
(FSX50009) | Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse
Lamineer-
t t, .
E_onnd”ec 0T34 | Cheetah Junior | 55kg 5/16" 28Nm
|
(CHX50001)

UITLIJNINSTRUCTIES
Bankuitlijning (Afb. 3-5)

Sagittaal vlak

1. Gebruik een uitlijnmal om de verticale positie van de koker te bepalen.
2. Zorg dat de belastingslijn de koker doorsnijdt.
3. Zorg ervoor:

— dat de belastingslijn door het grondcontactpunt valt

— of dat de belastingslijn posterieur is aan het teenuiteinde volgens
onderstaande maat X (Afb. 3).
4. Klem de voet in de juiste flexiepositie Y (Afb. 3).

Coronaal vlak

1. Stel de juiste abductie/adductie van de koker in.
2. Plaats de voetmodule op 12mm van de middellijn(Afb. 4). Cheetah
Junior: geen offset.
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3. Stel in op een externe rotatie van 5° (Afb. 5).
4. Stel de juiste hoogte in - zie compressie in onderstaande tabel om
verticale compressie te compenseren.

Hulpmiddel Afmeting X [mm]  [Flexiehoek Y []  (Compressie [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
ICheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Dynamische uitlijning

Het fysieke vermogen en de lengte van het restledemaat hebben een
effect op de uitlijning. Een optimale uitlijning verlaagt het energieverbruik
en vermindert de belasting van spieren en banden.

Pas de uitlijning aan om de loopsymmetrie te verbeteren.

De A-P-uitlijning en de verticale afbuiging van de koker naar de voet
kunnen van invloed zijn op de paslengte.

De voet snijden

Zorg ervoor dat de gebruiker voldoende ruimte heeft tijdens flexie van de
knie.

Gebruik een ijzerzaag of lintzaag om de voet bij te snijden.

Opmerking: De voet moet gelijk liggen met of uitsteken boven de
lamineerconnector.

Problemen oplossen
Zorg ervoor dat de kokerpasvorm en de suspensie optimaal zijn.
Onderzoek de loopsymmetrie bij de gewenste loopsnelheid van de patiént.
Als de duur van het belasten van de prothese langer is dan aan de
contralaterale zijde:

« De voetmodule is te zacht

+ De prothese is te kort

« De voet is te ver anterieur gericht

Als de duur van het belasten van de prothese korter is dan aan de
contralaterale zijde:

+ De voetmodule is te stijf

« De prothese is te lang

« De voet is te ver posterieur uitgelijnd

Opmerking: Als u de A-P-positie van de voet verplaatst, is er een effect op
heupflexie, paslengte en rompbeweging.

GEBRUIK

Reinigen en onderhoud
Reinig met een vochtige doek en milde zeep. Droog na het reinigen af
met een doek.
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Omgevingsomstandigheden

Het hulpmiddel is waterdicht.

Een apparaat met de kwalificatie 'Waterproof' mag in een natte of
vochtige omgeving worden gebruikt en maximaal 1 uur zijn
ondergedompeld in water tot 3 meter diep.

Het kan contact verdragen met: zout water, chloorwater, zweet, urine en
milde zeep.

Het verdraagt ook incidentele blootstelling aan zand, stof en vuil.
Voortdurende blootstelling is niet toegestaan.

Droog af met een doek na contact met schoon water of vocht.
Reinig met schoon water na blootstelling aan andere vloeistoffen,
chemicalién, zand, stof of vuil, en droog af met een doek.

ONDERHOUD

Het apparaat moet door een professionele zorgverlener regelmatig
worden gecontroleerd op splinters en/of delaminatie. Met welke
frequentie dit moet gebeuren, moet worden bepaald op basis van de
activiteit van de patiént.

Opmerking: De Cheetah Xpanse moet bovendien elke drie maanden door
een professionele zorgverlener worden gecontroleerd op splinters en/of
delaminatie als dit hulpmiddel voor verspringen wordt gebruikt.

ERNSTIG INCIDENT MELDEN

Elk ernstig incident met betrekking tot het hulpmiddel moet worden
gemeld aan de fabrikant en de relevante autoriteiten.

AFVOEREN

Het hulpmiddel en de verpakking moeten worden afgevoerd volgens de
betreffende plaatselijke of nationale milieuvoorschriften.

AANSPRAKELIJKHEID
Ossur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het volgende:
« Hulpmiddel is niet onderhouden zoals aangegeven in de
gebruiksaanwijzing.
« Hulpmiddel is samengesteld uit componenten van andere fabrikanten.
« Hulpmiddel is niet gebruikt volgens de aanbevolen gebruiks-,
toepassings- of omgevingsomstandigheden.

Conformiteit

Dit hulpmiddel is volgens 1ISO-norm 10328 getest gedurende twee miljoen
belastingscycli.

Afhankelijk van de activiteit van de patiént kan dit overeenkomen met

1 jaar gebruik.
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Cheetah Junior

1SO 10328 - label

Categorie | Gewicht (kg) Extreme impact | Labeltekst
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 ISO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

*Werkelijke testbelastingen weerspiegelen het maximale
lichaamsgewicht

Alle andere hulpmiddelen:

1SO 10328 - label

Categorie | Gewicht (kg) Extreme impact | Labeltekst
1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 I1SO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 I1SO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-38 kg
6 100 I1SO 10328-P7-100 kg
7 116 I1SO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 I1SO 10328-P8-147 kg

*Werkelijke testbelastingen weerspiegelen het maximale
lichaamsgewicht

ISO 10328 - “P” - “m”kg *) /N

*) Lichaamsmassalimiet niet overschrijden!

Voor specifieke voorwaarden en beperkingen,
A lees de schriftelijke instructies van de fabrikant
aangaande het aanbevolen gebruik!
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PORTUGUES
Dispositivo médico

DESCRICAO
O dispositivo é um pé protésico para atividades desportivas.

UTILIZAGAO PREVISTA

O dispositivo destina-se a fazer parte de um sistema protésico que
substitui a fungdo do pé e tornozelo de um membro inferior em falta.

A adequabilidade do dispositivo a prétese e ao paciente tem de ser
avaliada por um profissional de satde.

O dispositivo tem de ser colocado e ajustado por um profissional de satde.

Indicages de utilizagdo e piiblico-alvo
« Perda, amputacdo ou deficiéncia dos membros inferiores
« Sem contraindica¢des conhecidas
O dispositivo destina-se a utilizagdes de impacto alto a extremo, por
exemplo, caminhadas rdpidas, corridas e desporto.
— O Cheetah Xpanse também pode ser utilizado para salto em
comprimento.

INSTRUCOES GERAIS DE SEGURANCA

O profissional de satide deve informar o paciente sobre todas as
indicagdes do presente documento necessdrias para uma utilizagdo
segura deste dispositivo.

Aviso: Se ocorrer uma alterag3o ou perda de funcionalidade do
dispositivo, ou se o dispositivo apresentar sinais de danos ou de
desgaste que afetem as suas fungdes normais, o paciente deve parar
a utiliza¢do do dispositivo e contactar um profissional de saude.

O dispositivo destina-se a utilizagdo num Unico paciente.

COMPONENTES NECESSARIOS

O pé pode ser fixado ao encaixe através de laminacdo direta ou de uma
das opg¢des que se seguem:

Kit de conectores de laminagdo: consultar as instrugdes de montagem
abaixo.

Adaptadores de alinhamento: consultar as instru¢des do adaptador de
alinhamento relevante.

SELECAO DO DISPOSITIVO

Verificar se a variante selecionada do dispositivo é adequada para o nivel
de impacto e o limite de peso, de acordo com a tabela seguinte.

Aviso: n3o exceder o limite de peso. Risco de falha do dispositivo.

Uma selegdo incorreta da categoria poderd também resultar no
funcionamento inadequado do dispositivo.

Cheetah Junior

Peso (kg) 15-24 25-34 35-45 46-55
Peso (Ibs) 33-53 54-75 76-99 | 100-121
Categoria 1 2 3 4
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Todos os restantes dispositivos:

Peso (kg) 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-83 |89-100|101-116|117-130(131-147

Peso (Ibs) | 99-115{116-130|131-150|151-170(171-194|195-220|221-256|257-287(288-325

(Categoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSTRUGCOES DE MONTAGEM

Atencio: a resina ep6xi pode causar reagGes alérgicas se entrar em contacto
direto com o corpo.

Atencdo: poderd existir um risco de corte devido a extremidades afiadas
ou farpas.

Solas Nike
O dispositivo pode ser equipado com espigdes ou solas Nike. Consultar
as instru¢des de montagem relativas a sola/espigdo relevante.

Conector de laminagéo

O conector de laminagdo tem de ser laminado diretamente na parede
posterior do encaixe.

Aviso: antes de comecar, assegurar que o conector de laminagdo esta
corretamente orientado. Os contactos das inser¢des (marcados com uma
seta) devem ser orientados para o encaixe (Fig. 1& 2).

1. Colocar o conector de laminagdo no terco médio do encaixe para
facilitar o ajuste da altura.

2. Verificar se a superficie do encaixe estd plana. Uma superficie plana
abaixo do conector de laminagdo assegura que a carga é distribuida
para o médulo de pé ligado.

3. Utilizar uma almofada de fricgdo entre o conector de laminag3o e o pé.

4. Aplicar o fixador de roscas e apertar os parafusos de acordo com as
indica¢des da Tabela 3.

Limite Tamanho do | Valores de

Kit Dispositi
i ispositivo de peso | parafuso bindrio

Flex-Foot Cheetah
Cheetah Xtend
Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Kit de conectores de
laminagdo (FSX50009)

Kit de conectores de
laminag3o, pedidtrico | Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
(CHX50001)

INSTRUCOES DE ALINHAMENTO
Alinhamento de bancada (Fig. 3-5)
Plano sagital
1. Utilizar um gabarito de alinhamento para determinar a posigao
vertical do encaixe.
2. Assegurar que a linha de carga secciona o encaixe.
3. Assegurar que:
— alinha de carga passa pelo ponto de contacto com o solo;
— ou que a linha de carga se encontra atrds da extremidade dos
dedos do pé de consoante a dimensdo X apresentada abaixo
(Fig. 3).
4. Fixar o pé na posi¢do de flexdo Y correta (Fig. 3).
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Plano coronal

1. Definir a abdug¢do/adugdo do encaixe aplicdvel.

2. Colocar o médulo de pé a 12mm da linha central (Fig. 4). Cheetah
Junior: sem compensag3o.

3. Configurar para 5° de rotagdo externa (Fig. 5).

4. Definir a altura correta — ver Compressao na tabela abaixo para
compensar a compress3o vertical.

Dispositivo Dimens3o X [mm] [Angulo de flexdo Y [*]Compressdo [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
ICheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Alinhamento dindmico

A capacidade fisica e o comprimento do membro residual terdo efeito no
alinhamento. O alinhamento ideal reduz o gasto de energia e a tensdo
muscular e dos ligamentos.

Ajustar o alinhamento para melhorar a simetria da marcha.

O alinhamento A-P e a deflexdo vertical entre o encaixe e o pé podem
afetar o comprimento da passada.

Cortar o médulo de pé

Assegurar que o utilizador tem espaco suficiente durante a flex3o do joelho.
Utilizar uma serra de corte ou de fita para aparar o pé.

Nota: o pé tem de estar nivelado com ou estender-se acima do conector
de laminag3o.

Guia de resolugdo de problemas

Verificar se o ajuste e a suspens3o do encaixe s3o ideais. Examinar

a simetria da corrida a velocidade de corrida preferida do paciente.

Se a duragdo do carregamento da prétese for superior ao lado contralateral:
« O médulo de pé é demasiado macio;
« A prétese é demasiado curta;
« O pé estd alinhado num ponto excessivamente anterior.

Se a duragdo do carregamento da prétese for inferior ao lado contralateral:
« O médulo de pé é demasiado rigido;
« A prétese é demasiado longa;
« O pé estd alinhado num ponto excessivamente posterior.

Nota: se deslocar a posi¢cdo A/P do pé, terd um efeito sobre a flexdo da
anca, o comprimento da passada e o movimento do tronco.

UTILIZAGAO

Cuidados e limpeza

Limpe com um pano himido e sabdo neutro. Secar com um pano apés
a limpeza.
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Condigdes ambientais

Este dispositivo é a prova de dgua.

Um dispositivo a prova de dgua pode ser utilizado num ambiente
himido ou chuvoso e submerso em dgua até 3 metros de profundidade
durante um maximo de 1 hora.

Pode tolerar o contacto com: dgua salgada, dgua clorada, transpiragdo,
urina e sabonetes neutros.

Pode também tolerar exposi¢do ocasional a areia, pé e sujidade.

A exposicdo continua n3o é permitida.

Secar com um pano apds contacto com dgua doce ou humidade.
Limpar com dgua limpa apés qualquer exposicdo a outros liquidos,
quimicos, areia, p6 ou sujidade e secar com um pano.

MANUTENGAO

O dispositivo tem de ser examinado por um profissional de satde a fim
de detetar farpas e/ou delaminagdo. O intervalo deve ser determinado
com base na atividade do paciente.

Nota: se utilizado para salto em comprimento, o Cheetah Xpanse tem de
ser examinado a cada trés meses por um profissional de satde a fim de
detetar farpas e/ou delaminacio.

COMUNICAR UM INCIDENTE GRAVE
Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e as autoridades competentes.

ELIMINAGAO
O dispositivo e a sua embalagem devem ser eliminados de acordo com
os respetivos regulamentos ambientais locais ou nacionais.

RESPONSABILIDADE
A Ossur n3o se responsabiliza pelo seguinte:
« Dispositivo ndo conservado conforme as instruc¢des de utilizag3o.
- Dispositivo montado com componentes de outros fabricantes.
- Dispositivo utilizado fora da condigao de utilizagdo, aplicagdo ou
ambiente recomendado.

Conformidade

Este dispositivo foi testado de acordo com a norma 1SO 10328 e sujeito
a dois milhges de ciclos de carga.

Consoante a atividade do paciente, o intervalo poderd corresponder a

1 ano de utilizag3o.

Cheetah Junior

1SO 10328 - Etiqueta
Categoria | Peso (kg) Impacto extremo Texto da etiqueta
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 1SO 10328-P3-55kg
5 67 ISO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg
*As cargas de teste reais refletem a massa corporal médxima
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Todos os restantes dispositivos:

1SO 10328 - Etiqueta
Categoria | Peso (kg) Impacto extremo Texto da etiqueta
1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg
*As cargas de teste reais refletem a massa corporal méaxima

IS0 10328 - “P” - “m”kg #) /N

*) O indice de massa corporal ndo pode ser
ultrapassado.

Para condigdes e limitagdes de uso especificas
consulte o manual do fabricante sobre o uso
pretendido.




POLSKI
Wyréb medyczny

OPIS
Wyréb jest stopg protetyczng przeznaczong do aktywnosci fizycznej.

PRZEZNACZENIE

Wyréb przeznaczony jest jako cze$¢ systemu protetycznego zastepujgcego
funkcje stopy i kostki w przypadku brakujacej koriczyny dolnej.

Lekarz musi oceni¢, czy ten wyréb nadaje sie do zastosowania

w przypadku danej protezy i pacjenta.

Wyréb musi by¢ montowany wytacznie przez personel medyczny.

Wskazania do stosowania i docelowa populacja pacjentow
- Utrata, amputacja lub wada koriczyny dolnej
« Brak znanych przeciwwskazarn
Wyréb jest przeznaczony do uzytku z ekstremalnym poziomem
uzytkowania, np. szybkie chodzenie, bieganie i uprawianie sportu.
— Cheetah Xpanse stuzy réwniez do skoku w dal.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

Pracownik stuzby zdrowia powinien poinformowac pacjenta o wszystkim
w tym dokumencie, co jest wymagane do bezpiecznego uzytkowania tego
wyrobu.

Ostrzezenie: jesli nastapita zmiana w dziataniu wyrobu lub utrata jego
funkcji, lub wyréb wykazuje oznaki uszkodzenia lub zuzycia utrudniajace
jego prawidtowe funkcjonowanie, pacjent powinien przerwac korzystanie
z wyrobu i skontaktowac sie z lekarzem.

Wyréb jest przeznaczony do uzycia przez jednego pacjenta.

WYMAGANE ELEMENTY

Stope mozna przymocowac do leja protezowego za pomoca laminatu
bezposredniego lub jednej z nastepujacych opgiji:

Zestaw ztgcza do laminowania — patrz instrukcja montazu ponizej;
whtadki — patrz instrukcje dotyczace odpowiedniej wktadki;

WYBOR WYROBU

Sprawdzi¢, czy wybrany wariant wyrobu jest odpowiedni dla poziomu
aktywnosci i limitu wagowego zgodnie z ponizsza tabela.

Ostrzezenie: nie przekraczac limitu wagowego. Ryzyko awarii wyrobu.
Wybér nieprawidtowej kategorii moze réwniez skutkowaé niepoprawnym
dziataniem wyrobu.

Cheetah Junior

Waga w kg 15-24 25-34 35-45 46-55

Waga w funtach 33-53 54-75 76-99 | 100-121

Kategoria 1 2 3 4

Wszystkie inne wyroby:

Waga w kg 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 |101-116[117-130(131-147

Waga w funtach | 99-115 |116-130|131-150|151-170|171-194|195-220|221-256|257-287|288-325

Kategoria 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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INSTRUKCJE MONTAZU

Przestroga: Zywica epoksydowa moze powodowac reakcje alergiczne przy
bezposrednim kontakcie z ciatem.

Przestroga: ostre krawedzie lub odtamki moga spowodowac skaleczenie.

Podeszwy Nike
Wyréb mozna wyposazy¢ w podktadke Nike Spike lub podeszwe Nike.
Informacje na temat montazu mozna znalez¢ w instrukcjach dotyczacych

danej podeszwy/podktadki.

Zlgcze do laminowania

Ztacze do laminowania nalezy laminowac bezposrednio na tylnej sciance

leja protezowego.

Ostrzezenie: Przed rozpoczeciem upewnic sie, ze zfacze do laminowania

jest odpowiednio ustawione. Ramiona wktadek (oznaczone strzatka)

powinny by¢ skierowane w strone leja protezowego (Rys. 1& 2).

1. Umiescic ztacze do laminowania w $rodkowej czesci na jednej trzeciej
wysokosci leja, aby utatwic regulacje wysokosci.

2. Upewnic sie, ze powierzchnia leja protezowego jest ptaska. Ptaska
powierzchnia ponizej ztgcza do laminowania rozktada obcigzenie na
podtaczonej stopie.

3. Umiejscowi¢ podktadke cierng miedzy ztaczem do laminowania a stopa.

4. Natozy¢ uszczelniacz do gwintéw i Sruby naprezone okreslonym
momentem obrotowym, jak pokazano w ponizszej tabeli 3.

. X Wartosci
L Limit Rozmiar
Zestaw Wyréb . momentu
wagowy | Sruby
obrotowego
Flex-Foot Cheetah
Zestaw ztacza Cheetah Xtend
do laminowania Cheetah Xtreme | 147kg | 3/8" 45Nm
(FSX50009) Cheetah Xcel

Cheetah Xpanse

Zestaw ztacza do
laminowania, pediatryczny | Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
(CHX50001)

INSTRUKCJE DOTYCZACE WYROWNANIA
Ustawienie warsztatowe (Rys. 3-5)
Ptaszczyzna strzatkowa
1. Uzy¢ szablonu do ustalania potozenia w celu okreslenia pionowego
potozenia leja protezowego.
2. Nalezy upewnic sie, ze linia obcigzenia przecina lej protezowy.
3. Upewnic sie, ze:
— inia obciazenia przechodzi przez punkt styku z podtozem
— lub linia obcigzenia znajduje sie w kierunku tylnym wzgledem
korica palca u stopy zgodnie z wymiarami X ponizej (Rys. 3).
4. Zacisna¢ stope w prawidtowej pozycji zgiecia Y (Rys. 3).

Ptaszczyzna czotowa

1. Ustawi¢ odpowiedni wyprost/zgiecie leja protezowego.

2. Odsungé modut stopy 0 12mm od linii Srodkowej (Rys. 4). Cheetah
Junior: brak przesuniecia.

3. Ustawi¢ obrét zewnetrzny na 5° (Rys. 5).

4. Ustawi¢ prawidtowa wysoko$¢ — informacje o kompensacji kompresji
pionowej zawiera kolumna o nazwie kompresja w tabeli ponize;.

65



Wyréb Wymiar X [mm]  [Kat zgieciaY[]  [Kompresja [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
ICheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

Ustawienie dynamiczne

Mozliwosci fizyczne i dtugos¢ kikuta majg wptyw na ustawienie.
Optymalne ustawienie zmniejsza wydatek energetyczny, a takze redukuje
napiecie miesni i wiezadet.

Ustawienie nalezy odpowiednio dostosowac, aby poprawic symetrie chodu.
Przednio-tylne ustawienie i odchylenie pionowe leja protezowego od
stopy moze mie¢ wptyw na dtugos¢ kroku.

Przycinanie stopy

Upewni¢ sie, ze uzytkownik ma wystarczajacg ilos¢ miejsca podczas
zginania kolana.

Uzy¢ pity do metalu lub pity tasmowej, aby przyciaé stope.

Uwaga: stopa musi by¢ wyréwnana ze ztgczem do laminowania lub
wystawac ponad ztacze.

Podrecznik rozwigzywania probleméw
Upewni¢ sie, ze dopasowanie i zawieszenie leja protezowego sa
optymalne. Sprawdzi¢ symetrig podczas biegania przy preferowanej przez
pacjenta predkosci biegu.
Jesli czas obcigzenia protezy jest dtuzszy niz korczyny po przeciwnej
stronie ciafa:

« modut stopy jest zbyt miekki,

- proteza jest zbyt krétka,

. stopa jest za bardzo przesunieta do przodu.

Jesli czas obciazenia protezy jest krétszy niz koriczyny po przeciwnej
stronie ciata:

« modut stopy jest zbyt sztywny,

« proteza jest zbyt diuga,

- stopa jest za bardzo przesunieta do tytu.

Uwaga: zmiana przednio-tylnego ustawienia stopy bedzie miata wptyw na
zgiecie w stawie biodrowym, dtugosc¢ kroku i ruch tutowia.

UZYTKOWANIE

Pielegnacja i czyszczenie

Czyscic wilgotng szmatka i tagodnym mydtem. Po wyczyszczeniu osuszyé
szmatka.

Warunki otoczenia

Wyréb jest wodoodporny.

Wodoodporny wyréb moze by¢ uzywany w mokrym lub wilgotnym
$rodowisku i zanurzony w wodzie o gtebokosci do 3 metréw na
maksymalnie 1godzine.
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Toleruje on kontakt ze: stong wodg, woda chlorowana, potem, moczem
i fagodnymi mydfami.

Toleruje réwniez sporadyczne narazenie na piasek, kurz i brud. Ciagta
ekspozycja jest niedozwolona.

Po kontakcie z wodg stodka lub wilgocig osuszy¢ szmatka.

Po kontakcie z innymi ptynami, chemikaliami, piaskiem, kurzem lub
brudem wyczysci¢ wodg stodka i osuszy¢ szmatka.

KONSERWACJA

Personel medyczny musi regularnie sprawdzac wyréb pod katem
odfamkéw i/lub rozwarstwien. Czestos¢ kontroli nalezy okresli¢
odpowiednio do aktywnosci pacjenta.

Uwaga: personel medyczny musi co trzy miesigce sprawdzac stope
Cheetah Xpanse, ktéra jest uzywana do skoku w dal, pod katem
odtamkéw iflub rozwarstwienia.

ZGLASZANIE POWAZNYCH INCYDENTOW
Kazdy powazny incydent zwiazany z wyrobem nalezy zgtosic¢
producentowi i odpowiednim wtadzom.

UTYLIZACJA
Urzadzenie i opakowania nalezy utylizowac zgodnie z obowiazujacymi
lokalnymi lub krajowymi przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska.

ODPOWIEDZIALNOSC
Firma Ossur nie ponosi odpowiedzialnosci w przypadku, gdy:

+ konserwacja wyrobu nie jest przeprowadzana zgodnie z instrukcja
uzytkowania;
do montazu wyrobu uzywa sie czesci innych producentéw;
wyréb uzywany jest niezgodnie z zalecanymi warunkami uzytkowania,
niezgodnie z przeznaczeniem lub w $rodowisku innym niz zalecane.

Dostosowanie

Wyréb przetestowano zgodnie z norma 1SO 10328 w zakresie dwéch
milionéw cykli obciazenia.

W zaleznosci od aktywnosci pacjenta moze istnie¢ koniecznos¢
przeprowadzania kontroli co rok.

Cheetah Junior

I1SO 10328 — Etykieta

Kategoria | Waga (kg) Ekstremalny wptyw | Tres¢ etykiety

1 24 ISO 10328-P3*-24 kg

2 34 ISO 10328-P3*-34 kg

3 45 ISO 10328-P3-45kg

4 55 ISO 10328-P3-55kg

5 67 ISO 10328-P5-67 kg

6 84 ISO 10328-P6-84 kg
*Rzeczywiste obcigzenie testowe odzwierciedla maksymalng mase ciata.




Wszystkie inne wyroby:

ISO 10328 — Etykieta

Kategoria | Waga (kg) Ekstremalny wptyw | Tres¢ etykiety
1 52 I1SO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

*Rzeczywiste obcigzenie testowe odzwierciedla maksymalng mase ciata.

ISO 10328 - “P” - “m”kg *)

A

*) Limit wagi ciata, ktérego nie mozna przekroczyc!

W przypadku okre$lonych warunkéw i ograniczen
A dotyczacych uzytkowania, zapoznaj sie z instrukcja

producenta!
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TURKCE
Tibbi Uriin

TANIM
Alet, spor aktiviteleri icin kullanilabilen prostetik bir ayaktir.

KULLANIM AMACI

Uruin, eksik bir alt ekstremitenin ayak ve ayak bilegi islevinin yerini alan bir
protez sistemin pargasi olarak tasarlanmistir.

Urtintin protez ve hasta icin uygunlugu bir saglk uzman tarafindan
degerlendirilmelidir.

Uriin yalnizca bir saglik uzmani tarafindan uygulanmali ve ayarlanmalidir.

Kullanim ve Hedef Hasta Popiilasyonu igin Endikasyonlar
« Alt ekstremite kaybi, amputasyon veya eksiklik
« Bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadir
Urtin, hizl yirtiyiis, kosu ve spor aktiviteleri gibi yiiksek — asir darbe
diizeyinde kullanim igindir.
— Cheetah Xpanse ayrica uzun atlama igindir.

GENEL GUVENLIK TALIMATLARI

Saglik uzmani, hastayi bu belgede belirtilen ve aletin giivenli kullanimi
icin gereken her konuda bilgilendirmelidir.

Uyari: Uriinde islev degisikligi veya kaybi ya da normal islevlerini
engelleyen hasar veya yipranma belirtileri varsa hasta tirtinii kullanmayi
birakmali ve bir saglik uzmani ile gérismelidir.

Uruin tek bir hastada kullanim icindir.

GEREKLi KOMPONENTLER

Ayak, dogrudan laminasyon ile veya asagidaki seceneklerden biriyle sokete
takilabilir:

Laminasyon Konnektér Kiti - Asagidaki montaj talimatlarina bakin.

Ayar Adaptérleri - ilgili ayar adaptérii icin Talimatlara bakin.

URON SEGiMi

Uriiniin segilen gesidinin, asagidaki tabloya gére darbe seviyesi ve agirlik
limiti agisindan uygun oldugunu dogrulayin.

Uyari: Agirlik limitini asmayin. Uriin anizasi riski.

Yanlis kategori secimi, liriiniin islevini yeterince yerine getirememesine de
yol agabilir.

Cheetah Junior

Agirhik kg 15-24 25-34 35-45 46-55
Agirhk Ib 33-53 54-75 76-99 100-121
Kategori 1 2 3 4

Diger tum aletler:

Agirhk kg | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 | 89-100 [101-116(117-130(131-147

Agirlik Ib | 99-115 |116-130|131-150|151-170|171-194|195-220(221-256(257-287|288-325

Kategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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MONTA| TALIMATLARI

Dikkat: Epoksi, viicut ile dogrudan temas ettiginde alerjik reaksiyonlara
neden olabilir.

Dikkat: Keskin kenarlar veya kiymiklar kesik tehlikesine yol agabilir.

Nike Ayakkabi Tabanlari
Alet, Nike civili ped taban veya Nike ayakkabi tabani ile kullanilabilir.
Montaj talimatlari icin ilgili taban/ped talimatlarina bakin.

Laminasyon Konektérii

Laminasyon Konektérii, dogrudan soketin posterior duvarina lamine

edilmelidir.

Uyari: Baslamadan énce Laminasyon Konektériinii dogru sekilde

yonlendirdiginizden emin olun. Ek pargalarin omuzlan (okla isaretlenmis)

sokete dogru yénlendirilmelidir (Sek. 1& 2).

1. Yukseklik ayarini kolaylastirmak icin Laminasyon Konektériinii soketin
ortadan igte birlik kismina yerlestirin.

2. Soket yuizeyinin diiz olmasina dikkat edin. Laminasyon Konektéri
altindaki diiz bir yiizey, yuki bagl ayaga dagitir.

3. Laminasyon Konektérii ile ayak arasinda bir friksiyon peti kullanin.

4. Asagidaki Tablo 3 ile gosterildigi sekilde vida yapistiricisi ve tork
civatalarini uygulayin.

Kit Cihaz Agirlik Limiti | Civata Boyutu | Tork Degerleri

Flex-Foot Cheetah
Laminasyon | Cheetah Xtend
konnektor kiti | Cheetah Xtreme | 147kg 3/8" 45Nm
(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse

Laminasyon
konnektor kiti,
pediatrik
(CHX50001)

Cheetah Junior 55kg 5/16" 28 Nm

AYAR TALIMATLARI

Tezgah Uzerindeki Ayar (Sek. 3-5)

Sagital diizlem

1. Dikey soket konumunu belirlemek igin bir ayarlama mengenesi
kullanin.

2. Yuk hattinin soketi ikiye boldiigiinden emin olun.

3. Suna dikkat edin:
— Yiik hatti zemin temas noktasindan ge¢melidir
— veya yuik hatti agsagidaki X boyutuna uygun olarak ayak ucuna gére

posterior konumda olmalidir (Sek. 3).
4. Ayag Y fleksiyon pozisyonuna dogru kelepceleyin (Sek. 3).

Koronal Diizlem

1. Gegerli soket abdiiksiyonunu/addiiksiyonunu ayarlayin.

2. Ayak modiiliinii merkez hattindan 12mm uzaga alin (Sek. 4). Cheetah
Junior: Ofset yok.

3. 5° eksternal rotasyon igin ayarlayin (Sek. 5)

4. Dogru yuksekligi ayarlayin; dikey kompresyonu telafi etmek igin
asagidaki tabloda kompresyon bélimiine bakin.
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Cihaz Boyut X [mm] Y Fleksiyon Acisi [°] |Kompresyon [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
ICheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15
Dinamik Ayar

Fiziksel yetenek ve kalan ekstremite uzunlugu ayar etkiler. Optimum ayar
enerji sarfiyatini azaltir, kas ve ligament gerilimini dusuriir.

Yuriiyts simetrisini gelistirmek igin ayar yapin.

A-P ayari ve soketten ayaga vertikal sapma, adim uzunlugunu etkileyebilir.

Ayagi kesme

Kullanicinin diz fleksiyonu esnasinda yeterli bosluga sahip olmasina
dikkat edin.

Ayagi kesmek icin demir testere ya da bantli testere kullanin.

Not: Ayak, laminasyon konnektériine hizalanmig veya konnektériin
tizerine gegiyor olmalidir.

Sorun Giderme Kilavuzu
Soket uygulamasinin ve suspansiyonun optimum olmasina dikkat edin.
Hastanin tercih edilen kosma hizinda kosma simetrisini inceleyin.
Protezli tarafa yiiklenme siiresi kontralateral tarafa gére daha uzunsa:

« Ayak modiilii cok yumusaktir

« Protez cok kisadir

« Ayak ¢ok fazla 8nde olacak sekilde ayarlanmigtir

Protez yiikleme siiresi kontralateral tarafa gére daha kisaysa:
« Ayak modiilii cok serttir
« Protez ¢ok uzundur
« Ayak cok fazla arkada olacak sekilde ayarlanmistir

Not: Ayagin A-P konumunu hareket ettirirseniz kalga fleksiyonu, adim
uzunlugu ve gévde hareketi tizerinde bir etkisi olacaktir.

KULLANIM

Temizlik ve bakim

Nemli bir bez ve hafif sabunla temizleyin. Temizledikten sonra bir bezle
kurulayin.

Cevresel Kosullar

Uriin Su Gegirmezdir.

Su Gegirmez cihazlar islak veya nemli bir ortamda kullanilabilir ve
maksimum 1 saat boyunca 3 metre derinlige kadar suya daldinlabilir.
Sunlarla temasa dayaniklidir: Tuzlu su, klorlu su, ter, idrar ve hafif
sabunlar.

Ayrica, zaman zaman kum, toz ve kire maruz kalmaya karsi dayaniklidir.
Sirekli maruz kalmaya izin verilmez.
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Tath su veya nem ile temas ettikten sonra bir bezle kurulayin.
Diger sivilara, kimyasallara, kuma, toza veya kire kazara maruz kalindiktan
sonra tatli suyla temizleyin ve bir bezle kurulayin.

BAKIM

Alet bir saglik uzmani tarafindan diizenli olarak kiymik ve/veya
delaminasyon agisindan incelenmelidir. inceleme araligi, hasta
aktivitesine gore belirlenmelidir.

Not: Cheetah Xpanse uzun atlama igin kullanilirsa bir saglik profesyoneli
tarafindan ti¢ ayda bir kiymik ve/veya delaminasyon agisindan
incelenmelidir.

CiDDIi OLAYI BILDIRME
Uriinle iligkili olarak meydana gelen tiim ciddi olumsuz olaylar, ureticiye
ve ilgili yetkili makama bildirilmelidir.

iIMHA
Uriin ve ambalaj, ilgili yerel veya ulusal cevre diizenlemelerine uygun
olarak imha edilmelidir.

SORUMLULUK
Ossur asagidakiler icin sorumluluk kabul etmez:
+ Kullanim talimatlarina uygun sekilde bakimi yapilmayan triin.
« Diger ureticilere ait komponentlerle monte edilen triin.
« Onerilen kullanim kosulunun, uygulamanin veya ortamin disinda
kullanilan tiriin.

Uyumluluk

Bu triin, iki milyon yuik déngtistine kadar 1ISO 10328 standardi uyarinca
test edilmistir.

Bu, hastanin aktivite diizeyine bagli olarak 1 yillik kullanim siiresine
karsilik gelebilir.

Cheetah Junior

1SO 10328 - Etiket
Kategori | Agirlik (Kg) Ekstrem Darbe Etiket Metni

1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 I1SO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

*Gergek test yiikleri, maksimum viicut agirligini yansitir.

72



Diger tum aletler:

1SO 10328 - Etiket

Kategori | Agirlik (Kg) Ekstrem Darbe Etiket Metni
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 I1SO 10328-P4-68 kg
4 77 ISO 10328-P5-77 kg
5 88 I1SO 10328-P6-88 kg
6 100 ISO 10328-P7-100 kg
7 116 ISO 10328-P8-116 kg
8 130 I1SO 10328-P8-130 kg
9 147 ISO 10328-P8-147 kg

*Gergek test yiikleri, maksimum viicut agirligini yansitir.

ISO 10328 - “P” - “m7kg ¥) /N

*) Viicut kitle sinir asiimamamlidir!

Belirli kosullar ve kullanim sinirlamalari igin,
A tasarlanan kullanim hakkinda tireticinin yazili
talimatlarina bakin!
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PYCCKUI

- MegauumHcKoe ycTponcTBo

OMUCAHUE
YcTpoicTBO NpefcTaBiseT coboi NpoTes CTOMbI 415 3aHATWIA CIOPTOM.

NMPEAYCMOTPEHHOE NMPUMEHEHUE

YcTpoICTBO NpeAHa3HayveHo 41A UCMONb30BaHWA B COCTaBe NpoTe3HON
cucTeMbl, KOTopas 3ameHAET GYHKLIMIO CTOMbI U FOSIEHOCTOMNa OTCYTCTBYIOLLEN
HWKHE KOHEYHOCTMW.

MpUrogHOCTL YCTPONCTBa ANA NPOTE3a 1 NauyeHTa AoMKHa ObITb OLEeHeHa
MeANLIMHCKUM PaboTHVKOM.

YcTaHaBNUBaTb 1 PerynnpoBaTh YCTPOMCTBO MOXKET TONIbKO MEAULIMHCKAI
PabOTHUK.

lMokazaHus K npuMeHeHUIo U yesieeas 2pynna nayueHmoe
« MoTeps, amnyTaums unm 4epeKT HUKHEN KOHEYHOCTN
« MMpOTMBOMOKAa3aHVA HEN3BECTHDI
YCTpONCTBO NpefHa3HaueHo AN NCNOb30BaHKA NPU yAAPHOW Harpyske ot
BbICOKOIO 0 SKCTPEMaNbHOrO YPOBHS, Hanpumep npu 6oicTpoit xoabbe, bere
1 3aHATUAX CNOPTOM.
— Cheetah Xpanse nogxogut n AnsA NpbKKOB B ANMHY.

WHCTPYKLUWU NO TEXHUKE BE3OMACHOCTU

MeanumnHCKM paboTHUK 06A3aH NPefOCTaBUTb NALMEHTY BCIO
CopepXalLyoca B JaHHOM JOKyMeHTe nHdopmaLmio, Heobxogumyto ans
6e30MacHOro NCNonb30BaHUA 3TOrO YCTPONCTBA.

Mpepynpexpaenne. Npy UISMEHEHNAX NN NOTePe GYHKLMOHANBHOCTY 1
NpU3HaKax NOBPEXAEHNSA UM N3HOCA U3LENNS, MELLAIOLLMX er0 HOPMAIbHOMY
bYHKLMOHMPOBAHWIO, NAaLMEHT JOMKEH NPEKPATUTb NCMONb30BaHNE 1
06paTUTbCA K CneumanmcTy.

YCTpoiicTBO NpeaHa3HaueHo Ans MHOrOPa3oBOro NCMONb30BaHWA OGHUM
naymeHToMm.

HEOBXOAUMbIE KOMMNOHEHTbI

Crona MOXeT KPenuTbes K Mfib3e ¢ MOMOLLbIO TAMMHALMN HEMOCPeACTBEHHO
Ha KynibTe U1 OGHUM 13 ClIeAyIoLmX CrnocoboB:

KOMMeKT KOHHEKTOPa Mog, TaMVHALIMI0 — CM. MHCTPYKLMK MO COOPKE HUXKE.
IOcTpoBOUHbIE afanTepbl — CM. UHCTPYKLMV [ifIA COOTBETCTBYIOLLETO
I0CTMPOBOYHOTO afanTepa.

BbIBOP U3AENNA

Y6eputech, 4To BbIOPaHHbIV BapyaHT YCTPONCTBa COOTBETCTBYET YPOBHIO
YAAPHOW HarpysKku 1 npeaenbHOMY BeCy COrnacHo cnepyollei Tabnuue.
MpepynpexpaeHne. He npesbilwanTe npeAesnbHbIN BeC. PUCK noBpexaeHns
YCTPOWCTBA.

HenpaBunbHbiii BbIGOP KaTeropum MOXET TakKe NPUBECTN K HEHAANEXaLemy
GYHKLMOHMPOBaHWMIO YCTPOCTBA.

Cheetah Junior

Bec (kr) 15-24 | 25-34 35-45 46-55
Bec (¢pyHTb1) 33-53 54-75 76-99 | 100-121
Karteropusa 1 2 3 4
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Bce ocTtanbHble ycTpoiicTBa:

‘Bec(Kr) 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 |89-100(101-116/117-130{131-147

‘Bec (dyHTBI) | 99-115 |116-130/131-150(151-170(171-194195-220|221-256|257-287|288-325

Kateropua | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

WHCTPYKLIUN NO CBOPKE

BHumannme! Mpy HenocpecTBEHHOM KOHTaKTe C Te/IOM 3MOKCUAHasA cMona
MOXET Bbl3BaTb afepruyeckme peakuunm.

BHumaHwme! Ectb onacHOCTb NOpe30B 13-3a OCTPbIX KPaeB Ha usgenvu.

Modowesi Nike

YCTPOCTBO MOXET ObITb OCHaLLEHO WwunoBaHHo Haknagkon Nike nnm
nopowsoi Nike. O6paTutech K MHCTPYKLUMAM Mo cbopke Ans
COOTBETCTBYIOLLMX MOAOLLB 1 HAKNALOK.

KonHekmop nod namuHayuio
KoHHeKTOop nof nammnHaumio NnaM1MHUPYETCA HENOCPeCTBEHHO B 3aAHIO0
CTEHKY IMAb3bl.
MpepynpexaeHue. MNepen Hauanom NpPaBUIbHO PACNONOXKNTE KOHHEKTOP
noa nammHauuio. Nneun BCTaBoK (OTMeUYEHHbIe CTPeNKoW) AOMKHbI ObITb
OpMEHTUPOBaHbI Ha rMb3y (Puc.1&2).

1. lnA ynpoLyeHns perynnpoBKy BbICOTbI pa3MeLlaiiTe KOHHEKTOp Noa

NaMUHALMIO B LLEHTPE CpefHei TPeTW rb3bl.

2. Y6eamnTeCh, 4To MOBEPXHOCTb FMSIb3bl NIocKas. [nockas NoBepxXHOCTb
HVKe KOHHEKTOopa Mo NaMUHaLmIo pacnpeaenser Harpy3Ky Ha
NPUCOEANHEHHYIO CTOMY.

. Vicnonb3yiite GpUKLMOHHYIO HaKNagKy Mexay KOHHEKTOPOM nog
NaMUHaLMIO 1 CTOMOW.
4. MpumeHwnTe 3aKpenuTenb pe3bbbl 1 3aTAHUTE BONTbI, Kak NOKa3aHo B

w

Tabnuue 3.
3HauyeHmA
Ha6op YcrpoiictBo Mpepen | Pasmep KpyTAaLwero
maccbl | 6onTa
MOMeHTa
Komnnekt Flex-Foot Cheetah | 147 kg 3/8" 45Nm
coeauHuTenbHoro 3BeHa | Cheetah Xtend
ANA NaMUHUPOBaHNA Cheetah Xtreme
(FSX50009) Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse
[leTcknin KomnnekT Cheetah Junior 55kg 5/16" 28Nm
coepmHuTenei ans
NaMVHNPOBaHWA
(CHX50001)

WHCTPYKLUU MO HACTPOVKE
CmeHooeas pezynupoeka (Puc. 3-5)
CarntranbHasA N0CKOCTb
1. C nomoLLblo BbIPaBHUBAIOLLETO YCTPOWCTBA YCTAaHOBUTE BEPTUKaNbHOE
nonoXeHune rmnb3bl.
2. Y6epunTeCh, 4To NIMHUA HArpy3Km NPOXOANT Yepes CepefuHy rb3bl.
3. Y6beauTtechb:
— YTO JINHWA Harpy3K1 MPOXOAUT Yepes TOUKY KOHTaKTa C 3emnen
— W YTO NIMHUA HArPy3KM HaXoAMTCA MNo3an HOCKa Ha pasmep X,
yKasaHHbIN Huke (Puc. 3).
4. 3aduKcupyiTe cTony B NpaBUIbHOM MNONOXeHNN crnbanna Y (Puc. 3).
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KopoHanbHas nnockoctb
. YcTaHOBUTe NoaxoAasALLee NOOXKEeHNE Mb3bl C y4ETOM KOHTPaKTYpbl.
2. CmecTrTe MOAYb CTOMbI Ha 12 MM OT LieHTpanbHo nHun (Puc. 4).
Cheetah Junior: 6e3 cmewleHus.
. Hactpoiite BHewHwmiA nosopoT 5° (Puc. 5).
4. YcTaHOBWTE NPaBWbHYIO BbICOTY ANA KOMMEHCaLMM BePTUKaNbHOro
okatna — cM. CkaTue B Tabnuue Huxe.

—_

w

VcTpoincTeo Pasmep X [Mm] Yron cru6anua Y [°] (CkaTtue [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
Cheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

JAunamuyeckas Hacmpolika

Ha BbipaBHVBaHMe BAVAIOT Ppr3nYecKre CNOCOBHOCTY 1 IMHA KYNbTH.
OnTrManbHoe BbiPaBHUBAHVE CHUXKAET 3aTPaTbl SHEPTUM U HaMPAXEHNE
MbILUL} U CBA3OK.

OTperynupyiiTte BbipaBHVBaHME AN1A YNYULLEHUA CUMMETPUN NOXOAKM.
BbipaBHuBaHWe A-P 1 BepTUKanbHOE OTKIIOHEHWE OT FUAb3bl K CTOME MOTYT
BJIMATb Ha AJINHY LWara.

O6pe3aHue cmonel

Y6eaunTech, UTO y NMonb30BaTesNa 4OCTaTOYHO CBOBOLHOMO NPOCTPAHCTBA BO
Bpems crubaHus KoneHa.

Mcnonb3yitTe HOXOBKY MM IEHTOUHYIO NIy, YTOGbI NOAPEe3aTh CTOMy.
Mpumeuanne. Crona JomkHa GbITb HA OBHOM YPOBHE C KOHHEKTOPOM Mo
NaMUHALMIO MW BbICTYNATb HaZ HUM.

Pykoeodcmeo no ycmpaHeHuto HeucnpasHocmeli
Y6eanTech B NPaBWAbHOCTV MOAFOHKU MAb3bl U KpenneHus. Msyunte

CUMMETPUYHOCTb 6era npun I'Ipe,ql'IOHTI/ITEJ'IbHOIZ ANA nayneHTa CKopocTn 6era.

Ecnv npoponmxnTenbHOCTb Harpysku npotesa 6onblue No cpaBHEHUIO C
KOHTpanaTepanbHOWN CTOPOHOW:

« HOXHOIM MOAYy b CANLLIKOM MAFKWIA.

« [poTe3 CANWKOM KOPOTKMI

- CTona BbIpOBHEHa CNMLLKOM [janeko Bnepes

Ecnv NnpoponmXnTenbHOCTb Harpy3km NpoTe3a KOpoye Mo CPaBHEHWIO C
KOHTpanatepasbHON CTOPOHOIA:

« HoXXHoI Mofy b CIMLIKOM XeCTKMNI

« MpoTes cAnWKOM ANVHHbIN

+ CTona BbIpOBHEHa CIMLIKOM AlaneKo Ha3ap

Mpumeuanne. Ecnv Bbl nepemecTute NnepeaHIo0 TOUKY CTONMbI, 3TO NOBAMAET
Ha crnbaHue 6efipa, AVHY LWara 1 ABUXKEeHUE TyN0BHLLA.
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NCNOJIb30BAHUE

Oyucmka u yxod

OunCTUTE BIAXXHOM TKaHbIO C MAMKMM MblIoM. [OC/Ie OUNCTKM BLITPUTE HACYXO
TKaHbl0.

Okpyxarouue ycnosus

YCTpoiCcTBO BOAOHENPOHMLIaEMO.

BopoycToinuneoe ycTponcTBO MOXKHO UCMOMb30BaTb BO BMIaXHOWN cpefe 1
norpy»atb B BOAY Ha rlyOuHy 10 3 METPOB MaKCMMyM Ha 14ac.
[lonyckaeTcA KOHTaKT yCTPONCTBa C CONEHOW 1 XNOPUPOBaHHOM BOAOMN,
MOTOM, MOYOWi 1 CNabbiMN MbINIbHBIMU PacTBOPaMM.

OHO TaK»e BblepXMBaeT 3NM301MYHOe BO3eCTBUE Necka, Nbiin 1 rpasu.
HenpepbiBHOe BO3AeNCTBUE HE AOMYCKaAETCA.

Mocne KoHTaKTa C NPecHo BOAON NN NCMONb30BaHWA BO BIaXKHOW cpefe
BbITPUTE HACYXO TKaHbIO.

Mocne KoHTaKTa C APYrMU XNAKOCTAMMU, XMMMKaTaMu, MECKOM, Mbibio Unn
rpA3bIi0 MPOMONTE NPECHON BOAON 1 BbITPUTE HAaCyXO TKaHbIO.

TEXHUYECKOE OBCNTY>KUBAHUE

YCTPOMCTBO AOMKHO PETYNAPHO OCMATPVBATLCA MEANLIMHCKAM PaBOTHUKOM
Ha HannMumMe OCTPbIX KPAEB 1 AelamMmnHaumio. IHTepBan NpoBEPOK 3aBUCHT OT
aKTUBHOCTY NauueHTa.

Mpumeuanue. Cheetah Xpanse JOMKHO Kaxapble TPU MecsALa 0CMaTpuBaTbCs
MeAULMHCKIM PaBOTHUKOM Ha Halmume OCTPbIX KPaes n/uiv AenammHaumio,
€C/IN NCNONb3yeTcs ANs NPbIKKOB B AJINHY.

COOBLWEHUE O CEPbESHOM MHUWUAEHTE
O niobblIx cepbe3HbIX UHLMAEHTaX, CBA3aHHbIX C yCTPONCTBOM, HEO6XOAMMO
coobLjaTb NPON3BOANTENIO 1 COOTBETCTBYIOLLIVIM KOMMETEHTHLIM OpraHam.

YTUNM3ALNA
YCTPOWCTBO U ynaKoBKa [JOJIKHbI ObiTb YTUAM3MPOBaHbI COFlacHO
COOTBETCTBYIOLUMM MECTHbIM U HAUVIOHASTbHBIM 3KOJIOrMYECKMM HOPMaM.

OTBETCTBEHHOCTb
KomnaHus Ossur He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a CreayioLLee:
« YcTponcTBa, KOTopble He 06CYKMBaIUCh B COOTBETCTBUN C
NHCTPYKLUMUAMU MO NPUMEHEHNIO.
«+ /13penus, B KOTOPbIX MCMONb3YIOTCA KOMMOHEHTbI fPYTnX
npoussoguTenei.
+ Vi3penus, KoTopble 3KCNNyaTMpoBanucb 6e3 cobnogeHmns
peKoMeHAyeMbIX YCTOBUI U OKpY»KatoLein cpeapbl 6o He no
Ha3HaueHuto.

Coomeemcmeue

[laHHOe yCTPOWCTBO NPOLWO NCNbITaHWA Mo cTaHgapTy ISO 10328 Ha aBa
MUJITINOHA LIMKNOB Harpy3Ku.

B 3aBMCMMOCTY OT aKTMBHOCTW MaLMie€HTa 3TO MOXeT COOTBeTCTBOBaTh 1rofy
NCMosb30BaHNA.
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Cheetah Junior

1SO 10328 — mapKupoBKa

Kateropus Bec (kr) BKCTpema,"bem TeKcT 3TUKeTKMN
YPOBeHb yAapHOI Harpyskun
1 24 ISO 10328-P3*-24kg
2 34 1SO 10328-P3*-34kg
3 45 1SO 10328-P3-45kg
4 55 1SO 10328-P3-55kg
5 67 1SO 10328-P5-67kg
6 84 1SO 10328-P6-84 kg

* DaKTMYecKne TeCcToBble Harpyskun oTpa<atoT MakCMMalibHyto

maccy Tena

Bce ocTtanbHble yCTpOIZCTBa:

ISO 10328 — mapKupoBKa

Kateropus Bec (kr) BKCTpemavnb"bm TeKcT 3TUKeTKMN
YPOBEHb yAapHOI1 Harpysku
1 52 1SO 10328-P3-52kg
2 59 1SO 10328-P3-59kg
3 68 1SO 10328-P4-68kg
4 77 1SO 10328-P5-77 kg
5 88 1SO 10328-P6-88kg
6 100 1SO 10328-P7-100kg
7 116 1SO 10328-P8-116 kg
8 130 1SO 10328-P8-130kg
9 147 1SO 10328-P8-147 kg

* MaKTnYecKre TeCTOBbIE HAarpy3Kiu OTPaXKaloT MaKCMarbHY

Maccy Tena

ISO 10328 - “P” - “m”kg ¥) /N

A

*) Macca Tena He [jo/XXHa NPeBbILLaTh yKa3aHHbIX

npepenos!

YT06bI y3HATb O CNeLmManbHbIX YCIOBUAX 1
OrpaHUYeHNAX B IKCMyaTaLum, obpatntech K
MUCbMEHHbIM UHCTPYKLVAM npoun3soguTens!
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B#AE
ERies

SHEA
T INA RF ARV EEEDRERIHTT

EREH

TOFNA R, KN TFROBHE EEHOREEBEERT 58S
27 LOWRE LTHRAENTOET,

TDFNA ZADERD SCRE DB EE, ERSFIRNHET ZLEH
BUET,

TOFNA R, ERSFIRDEES LURET 2ABHS U ET.

BRESLURRBEER
- TROXE. U, £rldxb
- BEHOEZIEH Y FHA
CDOTNARIE BHE SVZVY, RAR=VYEE BLEEHISEDHT
BUWEETOFERZRIRE LTWET,
* Cheetah Xpanse &. EWIEBHUATT,

R2IcHT 5 XEFE

EREFIRIE. TOTNA RZERLIERT 5HITBEREXEADT AN
TOEREBEICHNSETIEEL,

BE TI\M ADHEEICER(ELPETHROSNZHE. FlET /N1 XU
EPERDKBENR SN, BEDEENHIFSNTNEIBE. BEET /NS
ADFERZEHRIELT. EFESFIRICGERT 2EEHNHVET,
ZDTNARET ADBEICLBEAZRHIRELTVET,

WETERGR

RBEIE. VY MTAA LY FZIx—23 VTR0 UTDFED 1 D%fE
BB ETERTHILENTEEY :

SEIx—Y3avaARTZFY b -UTOEKIITHEE SHERIEEL,
TIAAYNTETE— -RET DTS4 AV VT LT 2—DOEURGAEEE T
SREIED,

TINA ZADER

BIRENTNA ZADOBENEFEELEEFRICEL VBT EEZUTOR
THEEEL TS IRELY,

EE IESNREBAGVTIREL. THRAABEDY XY,
BROofcATIV—DBRICKY. 7\ ABBEDETHELCSHEEDSHY
£

Cheetah Junior

& (kg) 15~24 | 25~34 | 35~45 | 46~55

&2 (Ibs) 35~53 | 54~75 | 76~99 | 100~121

AHFdV— 1 2 3 4

DETDT/INA X :

& E (kg) 101 117 131

45~52 | 53~59 | 60~68 | 69~77 | 78~88 |89~100 ~116 | ~130 | ~147

& (Ibs) 99~115 116 131 151 171 195 221 257 288
~130 | ~150 | ~170 | ~194 | ~220 | ~256 | ~287 | ~324
hFaAU—| 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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HHITFIE

EE I IRFVIE BBRICERMND &7 LIVF—RISES | SR T EREED
HIEY,

EBE HAGRIMOBAIE. THIOBRESD Y T,

Nike ¥V —IU

AT INA R, Nike Z/NA 7 /\%y REfzld Nike Sole ZERW 435 Z EHT
TEY, AU TFIBICOWTIE. BBETZY —IV/ /Ny FOFERFBEEZS
BLTLLIEEWY

SEx—Yavaxv%
SIX—avaARVRE VY FOBBEICEES S X — FLTLETL,
=g %%?émh SEIX—YavaAXIEADOBEENELVC EERERL
TLEEW, 41V —FDE (REIDMTVTWDB) &V 7 v boAEICHEF
TLfEE (Ewno
L%é%%&@%wiétmw\v7vh%3%ﬁbt¢%%wisi—
vavaART AN BESEELET,
2. V7Y NREDNESTHAT AR LTLEET L, I2%—3>v0
XU ZDTOESTEICKY .. BRINERICHENDBEINET,
3. JXIX—a VARV REBEHOMICER/NY FEFERLET,
4 RIITRETNTWAB &SI, htovsBERBL. MULIRIVMERE
BLEY,

£ FINMR EE=HIR | RIVMICX | MVIME
Flex-Foot
S3x—yayaz |Cheetn
YZEDS Cheetah Xtend 11719 | 378" 45Nm
(FSX50000) Cheetah Xtreme
Cheetah Xcel
Cheetah Xpanse
JIx—arvax
2%y /NEAE | Cheetah Junior | 55kg 5/16" 28Nm
(CHX50001)
TS A FDOFIE
RNIFTSL*7 b (B3-5)
9&1*@

VY FDEBEBUBERDBEOHIT. 7oA AV METTAREEFERALE
ER
2. FEGHYV Y b EZHET AT L ERRLET,
3. BEER:
* FEENMES T @O TWATE
* Ffeld, WERHN. FRETEXDESY., DEEDIIHELY BEAIC
HBHTE(E3),
4. ELWEHUEBY CREBE V> 7LEY (E3),

IEED]
1.8V Ty FONER / REEAEZ LY FLET,
2. FEASS 2mm B L TREBEY 2 —ILEA 7Y FLET (R4,
Cheetah Junior: 7 74w F LEHA.
3.AES Iy R FLEY, (R5).
4 ELVBEETELY FLET (TORODEHBEBR LT, EEAEDEMHE
ERFELTLEEN),
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TINMMR EXImm] BHEAEY[] AY7LvYay [mm]
Flex-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
Cheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
Cheetah Xpanse Large 110 48 38
Cheetah Xpanse Small 110 54 38
Cheetah Junior 35 7 15

BAFIVITIA4 AV
BHENEHROREE T SA AV MIHELET, BENGT 54X F
BIXINF—HBEZMZ. HPFFOOITHEERLET,
HEONMEZRLER DD, T AV M ERELET,

BIRDT7 A AV eV Ty bOSREE TCOEERMUIF. X 54 FRIC
HEE5ZEY,

TRERDUIMR

BREEHC - =t VTSV AN G0 ERBLET,
SDRTPHEDIZRL, BWMEFIZIVILET,

FEREIE SIx—YavARVRLE-DRED. TOLETERLEIT
Nz EtA.

FSIWY2—FTaVTHAF
VY rEREBBENRECH B LEHRLET., BEOHFHOETRE
T, ETONEZRELE T,
RABIEHEB LT, BEAICHEL TV ARENRVMEGS
« BEBEY1—ILHRSMNBES
- BROEBES
c BREDT7 ZA XY MOEITHBES

RSB LT, BEAICHELTOARENEVNES
- BEBEY 1 —ILHIBBE D
- BRORIBES
c BEDT7 ZA AV FHERABES

X BEORNBRMELZBH T LS L. REHOEM. X 51 PR, 8O
RICHBEEZ BT EDBYET,

i3z

FREBFAN

B EFERRI THOWTSREY, BRREATHVTEILTRE
[

RIERNG

DT INA RFFHKEERBATVET,

BEKIED 7 /31 RIE, FNREPEEDSVRE CHRATE, &A3m DR
EDKITBEPRET BT ENTELT,

/K. 18K, TR PEHARE OBERICTTENS Y T,

B 13T, BNUCEHRESENS LI LTEDH Y £9. ERHIC
BRELEVTEL,
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BKPERICHNTRIE. BTEMLTIEEL,
MR, LFHR B ET Y. BT SENBIBEKTHWNEL.
THEHLTLLIREL,

AVTFVR

FINA Al EENICEBRREEZICK > THAPRBEE D EVLDERE LIS
NEGEY £, REBEIZEEDZINCE DIV TRET 2HLELNHYET,
# : Cheetah Xpanse (&, EYIBBKCICER LIS, 3BT EICERKES
ICE > THA PR N EOHDERE LETNEEY £ A,

EXGEHORE
TINA RICBET 2EAGFHRIE, BEESLUBRYBICRET 2HLED
HYET,

BEE
CDTNAZAPTEMERET HHIENT. ThZNOREPEORERE
IR TLIEELY,

RE
Ossur 1&. UTICH L TEEEEVE A,
o FINA ADKEURFHIBZEDISTRICR > TRSFER TN TLERVLES,
« TINAZADMBA—H—DAVKR—2 Y FEEHTHHITESN TS
Pa
o

o TINA ADERENSEARM. BRLREREMN TERETNTLS

1=PAN
Bo

BEEH

TDTINA R, 200 BEIEREY A2 /LD 1SO 10328 IRAGICHE > THEIN T
WE9Y,

BEOFHRRICEYETH., ThiE. N1 EBOFRICHEYLET.

Cheetah Junior

I1SO 10328 - SN
H7AV— | FE (kg) EHTEVLEE | FHTFI
1 24 ISO 10328-P3*-24kg
2 34 ISO 10328-P3*-34kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 ISO 10328-P5-67 kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg
*REDOHBREFIIRAFEERRLTOET
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HDOLETDTINAR:

I1SO 10328 - SNJb
A7IV— | B#E (kg BHTEWEHEE | FHTFRL
1 52 ISO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 ISO 10328-P4-68kg
4 77 ISO 10328-P5-77kg
5 88 ISO 10328-P6-88kg
6 100 ISO 10328-P7-100kg
7 116 ISO 10328-P8-116kg
8 130 ISO 10328-P8-130kg
9 147 ISO 10328-P8-147kg
*REDHBREFIIRAGEZ RRLTVET

( ISO 10328 - “P” - “m"kg *) Al

FEDERRMARUFEARRICOWVTIE,

= FEFIREBBLEVTEN,
ERBENICET BiaTRE TBREEL,

)
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AFMeMRELAFERREIFE.
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o TEIERK. BRI

- REMBEZE
ABFWMERA TS REHERRPE N RNOEZAE, FINREITE. B
SHEREIEE.

— Cheetah Xpanse tifF BT,

—fRR Z15EA
BWAREAREMEEREPR2ERRARIHAFHABER.
EBE . MRBEATHEERZET TR, SURARE L IIRIFNE
MEEEMEMEEEGE, BELERAAIWMIFSELEPARK
AR BEER.
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RIAR AT LUR I M RE M E = IR R Z A, SEEA TRz — 31T
HEHE

PRERELERAEN - FSRTEMEEIRA.

kIR - ESRERITEIERRRA.

BRI 1

RI\ET R, WIEFMERMESETES P& HKEMKERS .
&8 FNBIRERG . XSSHEH[MERE .
EARFFIER B AT RESBRMIRERT -

JLE R Cheetah

KE (A 15-24 | 25-34 | 35-45 | 46-55
= (8 33-53 | 54-75 | 76-99 | 100-121

&5 1 2 3 4

FRE H s -

1AE (Af) | 45-52 | 53-59 | 60-68 | 69-77 | 78-88 |89-100 [101-116117-130/131-147
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4R 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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AR SREEEEME, REMERSREEURR.
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AR, R~F X [om] | E#E Y [° ] E45 [mm]
Flex—-Foot Cheetah 50 7 25
Cheetah Xtend 63 7 38
Cheetah Xtreme 63 7 38
Cheetah Xcel Large 110 9 38
Cheetah Xcel Small 100 7 38
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5l RE (A RimmEHN (T3S
1 24 IS0 10328-P3%-24kg
2 34 IS0 10328-P3%-34kg
3 45 IS0 10328-P3-45kg
4 55 IS0 10328-P3-55kg
5 67 IS0 10328-P5-67kg
6 84 IS0 10328-P6-84kg
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1 52 1S0 10328-P3-52kg
2 59 1S0 10328-P3-59kg
3 68 1S0 10328-P4-68kg
4 77 1S0 10328-P5-77kg
5 88 1SO 10328-P6-88kg
6 100 1S0 10328-P7-100kg
7 116 1S0 10328-P8-116kg
8 130 1SO 10328-P8-130kg
9 147 1S0 10328-P8-147kg
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Cheetah Junior
ISO 10328 - =h4

7 g | Al Ke) - 22 54 gl giE
1 24 ISO 10328-P3*-24 kg
2 34 ISO 10328-P3*-34 kg
3 45 ISO 10328-P3-45kg
4 55 ISO 10328-P3-55kg
5 67 [SO 10328-P5-67kg
6 84 ISO 10328-P6-84 kg

Ao WA AFE BT 5

7eh 2E 4
ISO 10328 - =&

HAdae [AFKe) N3 £ 54 [eagnE
1 52 ISO 10328-P3-52kg
2 59 ISO 10328-P3-59kg
3 68 ISO 10328-P4-68kg
4 77 ISO 10328-P5-77kg
5 88 ISO 10328-P6-88kg
6 100 ISO 10328-P7-100kg
7 116 ISO 10328-P8-116kg
8 130 ISO 10328-P8-130kg
9 147 ISO 10328-P8-147kg
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Ossur Americas

27051 Towne Centre Drive
Foothill Ranch, CA 92610, USA
Tel: +1 (949) 382 3883

Tel: +1 800 233 6263
ossurusa@ossur.com

Ossur Canada

2150 — 6900 Graybar Road
Richmond, BC

V6W OAS |, Canada

Tel: +1 604 241 8152

Ossur Europe BV

De Schakel 70

5651 GH Eindhoven
The Netherlands

Tel: +800 3539 3668
Tel: +31 499 462840
info-europe@ossur.com

Ossur Deutschland GmbH
Melli-Beese-Str. 11

50829 Ksln, Deutschland

Tel: +49 (0) 800 180 8379
info-deutschland@ossur.com

Ossur UK Ltd

Unit No 1

S:Park

Hamilton Road
Stockport SK1 2AE, UK
Tel: +44 (0) 8450 065 065
ossuruk@ossur.com

Ossur Nordic

Box 7080

164 07 Kista, Sweden
Tel: +46 1818 2200
info@ossur.com

Ossur Iberia S.L.U

Calle Caléndula, 93 -
Miniparc Il

Edificio E, Despacho M18
28109 El Soto de la Moraleja,
Alcobendas

Madrid - Espafa

Tel: 00 800 3539 3668
orders.spain@ossur.com
orders.portugal@ossur.com

Ossur Europe BV - Italy
Via Dante Mezzetti 14
40054 Budrio, Italy

Tel: +39 051 692 0852
orders.italy@ossur.com

Ossur APAC

2F, W16 B

No. 1801 Hongmei Road
200233, Shanghai, China
Tel: +86 21 6127 1707
asia@ossur.com

Ossur Australia

26 Ross Street,

North Parramatta
NSW 2151 Australia
Tel: +61 2 88382800
infosydney@ossur.com

Ossur South Africa

Unit4 &5

3 on London

Brackengate Business Park
Brackenfell

7560 Cape Town

South Africa

Tel: +27 0860 888 123
infosa@ossur.com
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